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PRÉFACE 


Le  succès  que  vient  d'obtenir  notre  petit  manuel  sur 
le  microscope -est  pour  nous  un  grand  encouragement. 
Nous  ne  saurions  donc  trop  remercier  nos  lecteurs  pour 
l'indulgence  dont  ils  ont  usé  à  notre  égard. 

La  deuxième  édition  que  nous  présentons  aujourd'hui 
a  été  augmentée  de  notes  sur  la  théorie  du  microscope, 
sur  sa  construction,  et  aussi  d'une  foule  de  documents 
relatifs  aux  préparations.  Un  certain  nombre  de  Ggures 
ont  été  intercalées,  pour  faciliter  la  lecture  de  certaines 
descriptions. 

Les  chapitres  relatifs  aux  applications  du  microscope 
sont  entièrement  nouveaux.  Grâce  à  l'obligeance  de 
M.  Georges  Pouchet,  on  trouvera  un  mémoire  fort  inté- 
ressant sur  l'histologie  normale  et  pathologique.  Ce  sujet, 
indispensable  aux  étudiants  en  médecine,  présente  aussi 
un  grand  intérêt  pour  les  gens  du  monde.  —  La  bota- 
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biconvexe,  qui  permit  à  Lyonnet  de  faire  Tanatomic  com- 
plète de  la  chenille  du  saule,  travail  à  jamais  immortel, 
double  fruit  du  génie  et  de  la  patience. 

Zacharias  Jansen,  en  1500,  combina  diverses  lentilles 
dans  un  tube,  et  créa  le  microscope  composé,  qui  de  nos 
jours  fait  tant  de  merveilles. 

Drebbel  et  Fontana  s'en  disputèrent  aussi  l'invention  ; 
mais  comment  débrouiller  ce  chaos,  car  Bacon  voulut  aussi 
en  être  l'inventeur?  Laissons  donc  l'honneur  à  Jansen,  car 
on  ne  peut  lui  trouver  de  devanciers. 

Puis  viennent  les  microscopes  de  Bonani,  d'Eustachio 
Divini,  d'Adams,  puis  encore  de  Lieberkûhn,  qui,  en  1738, 
inventa  le  microscope  solaire.  Alors  un  arrêt  se  fait  sentir; 
puis  tout  à  coup  l'immortel  Euler  se  réveille  et  propose 
l'achromatisme  pour  le  microscope.  C'était  en  1774.  — 
En  1747,  il  avait  découvert  cet  immortel  principe  et  l'avait 
appliqué  aux  télescopes. 

Mais  ici  encore  à  qui  faut-il  décerner  la  palme,  car  un 
savant  obscur,  Chester  More  Hall,  découvrit  l'achroma- 
tisme en  1729.  Ce  fait  est  vrai,  car  il  a  été  établi  par  un 
jugement  authentique  d'une  cour  de  justice.  Mais,  il  faut 
le  dire,  Hall  ne  construisit  jamais  que  des  télescopes. 

Du  reste,  Euler  avait  proposé  le  microscope  achroma- 
tique; mais  ses  indications  n'auraient  produit  qu'un  mi- 
croscope à  faibles  grossissements.  Plus  tard,  Krauenhofer, 
Charles,  firent  des  essais  ;  mais  rien  ne  fut  définitivement 
adopté,  car  l'illustre  Biot  niait  en  1821,  la  possibilité  de 
construire  un  bon  microscope  achromatique. 

Enfin,  en  1823,  Charles  Chevalier  et  Vincent  Chevalier 
construisirent  les  premières  lentilles  achromatiques  par- 
faites pour  les  microscopes.  Dès  lors  on  fit  des  lentilles  à 
court  foyer,  on  obtint  de  forts  grossissements,  tout  chan- 
gea ;  ce  fut  une  révolution  dans  la  science  de  l'optique,  et 
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c'est  une  gloire  pour  notre  pays,  car  ce  furent  des  opti- 
ciens français  qui  opérèrent  ce  changement  tant  pro- 
fitable. 

Dès  lors,  bien  des  savants  s'occupèrent  de  perfectionner 
l'instrument.  Le  savant  Amici  imagina  le  microscope  hori- 
zontal, des  chambres  claires  précises  ;  le  baron  Séguier 
s'occupa  de  la  micrométrie,  du  perfectionnement  de  l'appa- 
reil. Enfin,  aujourd'hui  le  microscope  est  arrivé  à  un  haut 
degré  de  perfection,  grâce  aux  savants,  aux  constructeurs 
distingués,  parmi  lesquels  il  faut  citer  MM.  Powel  et  Lea- 
land,  Hartnack,  Smith  et  Beck,  Scheeck,  Pislor,  Zeiss,  et 
surtout  A.  Ross,  l'éminent  opticien  anglais. 

Parmi  les  hommes  savants  qui  ont  aplani  le  chemin  et 
levé  bon  nombre  de  difficultés,  citons  le  Baillif,  nom 
mille  fois  honorable,  qui  rappelle  a  la  fois  la  vertu  et  la 
science;  puis  encore  le  savant  Biot,  pour  ses  expériences 
sur  la  polarisation  ;  M.  Dumas,  à  qui  l'on  doit  l'application 
du  microscope  à  la  chimie,  et  qui  a  fait  tant  de  belles  dé- 
couvertes avec  ce  précieux  instrument.  Puis  MM.  Audouin, 
Breschet,  Brongniart,  de  Candolle,  Claude  Bernard,  Des- 
rnazières,  Natalis  Guillot,  Laine,  Magendie,  Decaisne, 
Chatin,  Montagne,  d'Orbigny,  Duméril,  Tulasne,  Payer, 
Gui  Ile  min,  de  Mirbel,  Turpin,  Robert  Brown,  Strauss, 
Donné,  Mandl,  Pouillet,  Ricord,  Pouchet,  O'Rorke,  Pasteur, 
Sappey,  Follin,  Robin,  Bâillon,  Ordoûez,  H.  Van  Heurck, 
Jules  Luys,  Kôlliker,  Georges  Pouchet,  C.  Morel,  Broca, 
Martin  Saint-Ange,  Vulpian,  Coulier,  F.  Dujardin,  Quekett, 
Carpenter,  Villemin,  Harting,  Schacht,  Lebert,  Pritchard, 
Ehrenberg,  de  Brébisson,  P.  Gratiolet,  Coulier.  Un  nom 
illustre,  celui  de  M.  Milne  Edwards,  vient  nous  rappeler 
d'innombrables  découvertes  faites  avec  le  microscope,  dont 
chaque  jour  bon  nombre  profitent. 

Qui  ne  connaît  les  importants  travaux  de  M.  Rayer,  de 
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M.  Serres?  Qui  ne  sait  aussi  les  belles  recherches  de 
M.  Duchartre  sur  la  botanique:,  celles  du  docteur  Montagne 
sur  la  cryptogamie?  Puis  encore  les  recherches  de  M.  de 
Sénarraont,  de  M.  Elie  de  Beaumont  et  de  tant  de  savants 
dont  le  nom  nous  échappe  au  moment  où  nous  écrivons 
ces  lignes. 

L'étude  du  microscope  est  indispensable  à  tous  les  mé- 
decins, car  dans  l'état  actuel  de  la  science  il  n'est  pas  pos- 
sible de  méconnaître  l'utilité  d'un  tel  instrument.  Certes, 
il  faut  rendre  justice  au  docteur  Ch.  Robin,  qui  en  répan- 
dant l'étude  de  l'histologie,  a  rendu  un  immense  service 
aux  sciences.  Du  reste,  ses  importants  travaux  sur  le  mi- 
croscope sont  connus  de  tout  le  monde  ;  ils  ont  servi  à  po- 
pulariser une  étude  qui  chaque  jour  tend  à  se  répandre 
davantage. 

Parmi  les  bons  traités  publiés  sur  les  microscopes,  nous 
citerons  ceux  de  MM.  Mandl,  Donné,  Dujardin,  Hannover, 
Charles  Chevalier,  Broca,  Coulier,  Robin,  Quekett,  Hogg, 
Carpenter,  Harting,  Schacht,  Pritchard,  Griffith,  etc. 

L'usage  du  microscope  s'est  depuis  quelque  temps  fort 
répandu  pour  les  études  anatomiques  ;  les  services  rendus 
ne  peuvent  être  niés.  Comme  il  se  trouve  toujours  des  in- 
crédules, nous  pensons  que  rien  ne  peut  mieux  les  con- 
fondre que  l'opinion  si  juste  de  M.  Paul  Broca,  contenue 
dans  son  Traité  de  l'inflammation . 

M.  Paul  Broca  s'exprime  ainsi  :  f  Pour  ceux  qui  disent 
qu'avec  le  microscope  on  voit  tout  ce  quon  veut,  ces  mots 
seuls  montrent  que  c'est  là  tout  leur  savoir  en  cette  ma- 
tière.  En  effet,  tous  les  anatomistes  qui  ont  fait  des  recher- 
ches d'anatomie  générale  ont  remarqué  depuis  longtemps 
que  les  figures  et  les  descriptions  des  mêmes  objets  faites 
à  l'aide  du  microscope,  dans  les  mêmes  conditions,  depuis 
Leeuwenhoeck  jusqu'à  nos  jours,  sont  toutes  semblables,  à 
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part  les  différences  de  grossissement  employé,  11  n'y  a  de 
différentes  que  les  théories  fondées  sur  ces  observations 
ou  les  hypothèses  auxquelles  elles  ont  donné  lieu,  hypo- 
thèses qui  varient  nécessairement  suivant  la  généralité  ou 
la  spécialité  des  connaissances  de  l'auteur,  suivant  qu'il 
tiendra  compte  des  modifications  d'un  élément  dans  un 
seul  ou  dans  un  grand  nombre  d'êtres.  » 

Kaltenbrunner,  dans  ses  Recherches  sur  l'inflammation 
(1828),  termine  son  appréciation  de  l'utilité  du  microscope 
par  cette  phrase  vraie  en  tous  points  :  Alors  on  ne  trou- 
vera plus  que  des  gens  sans  instruction  et  sans  foi  qui 
blâmeront  r usage  du  microscope. 

Au  reste,.aujourd'hui,  l'avenir  des  recherches  microsco- 
piques est  assuré,  et  grâce  à  elles  la  science  reculera  sans 
cesse  ses  limites. 


i 


ERRATA. 

Page      5,  ligne    9,  lisez  les  angles  ADE,  AIVE',  AD"E" 

Page    14,  ligne  19,  lisez  agit  sur  le  rayon  RO 

Page    94,  ligne  32,  lisez  qui  lubréfie 

Page  100,  ligne  29,  lisez  M.  Carpenter. 

Page  165,  ligne  19,  lisez  ralcographe. 

Page  280,  ligne  33,  lisez  huiles  fixes. 

Page  281,  ligne    8,  lisez  sirop  de  glncosr. 


L'ÉTUDIANT  MICROGRAPHE 


LIVRE  PREMIER 


DU    MICROSCOPE, 


CHAPITRE  PREMIER. 

MOTIONS    ÉLÉMENTAIRES    D'OPTIQUE    THÉORIQUE 

ET    PRATIQUE. 

Avant  de  décrire  les  différents  systèmes  de  microscopes, 
il  nous  a  semblé  utile  de  donner  quelques  notions  d'op- 
tique théorique  et  pratique  appropriées  au  sujet.  Nos  lec- 
teurs, en  les  possédant,  comprendront  mieux  les  descrip- 
tions contenues  dans  cet  ouvrage. 

La  lumière  est  un  fluide  qu'on  ne  peut  saisir,  qui,  sous 
forme  de  rayons,  éclaire  les  corps  et  nous  permet  de  les 
contempler  par  l'intermédiaire  de  nos  yeux. 

La  lumière  nous  vient  du  soleil  en  8  minutes  13  se- 
condes. Elle  parcourt  ainsi  77  000  lieues  par  seconde. 

On  distingue  les  corps  lumineux  par  eux-mêmes,  tels 
que  le  soleil,  les  étoiles,  les  flammes,  etc.  On  exprime  par 
corps  non  lumineux  ceux  qui  réfléchissent  la  lumière 
venant  d'une  source  lumineuse. 

La  lumière  se  meut  en  ligne  droite,  si  elle  n'est  pas  dé- 
viée de  sa  route  en  rencontrant  divers  corps.  Ainsi  elle 
peut  être  réfléchie  en  tombant  sur  un  miroir  ;  elle  peut 
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être  réfractée  en  passant  dans  un  milieu  tel  que  le  verre, 
i'eau ,  etc. 

Tout  le  monde  sait  que  la  lumière  est  dècomposable  ;  en 
effet,  l'immortel  Newton  la  sépara  en  sept  rayons  des  cou- 
leurs suivantes  : 

Rouge,  orangé,  jaune,  vert,  bleu,  indigo,  violet. 

Les  corps  doivent  leur  couleur  au  phénomène  de  l'ab- 
sorption, qui  fait  qu'ils  absorbent  certaines  couleurs  et 
réfléchissent  les  autres.  Ainsi  un  corps  est  dît  rouge  parce 
qu'il  absorbe  les  autres  couleurs  et  réfléchit  le  rouge.  Un 
corps  est  noir  parce  qu'il  absorbe  tous  les  rayons  ;  il  est 
blanc  parce  qu'il  les  réfléchit  tous. 

La  plus  petite  quantité  de  lumière  que  l'on  puisse  ima- 
giner passant  à  travers  un  trou,  s'appelle  rayon.  L'assem- 
blage de  plusieurs  rayons  constitue  un  pinceau.  Un  fais- 
ceau lumineux  est  la  réunion  de  plusieurs  pinceaux. 

Tout  corps  lumineux  lance  une  multitude  de  rayons  qui 
divergent  en  forme  de  cônes  dont  les  bases  s'appuient  sur 
l'œil  et  les  sommets  sur  les  points  lumineux  :  c'est  ainsi 
que  la  lumière  se  propage  d'une  bougie  (fig.  1). 


ihi  ronsidére  trois  sortes  de  rayons  : 


i         (b'oPTJOUE  THÊOMyi'E  ET  MttTIQUE.  !S 

Lt.s  rayon*  paraililes,  qui  marchent  toujours  dans  le 
même  sens  sans  se  joindre  (fig.  2). 


Les  rayons  divergents,  <\m  sYcarlenl  rlu  point  A  d'où 
ils  sont  partis  [fig.  S). 


Enfin,  les  rayons  convergents,  À,  C,  qui  se  dirigent  Ions 
sur  un  poinl  Ii  (flg.  h). 


La  tntSlére  peut  être  réfléchie.  Les  lois  ilr  ta  ta  top- 
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trique  nous  apprendront  la  réflexion  des  rayons  lumincu: 
La  dioplrique  nous  montrera  comment  la  lumière  se  corn 
porte  en  passant  dans  les  milieux  transparents.  Ces  d 
études  sont  les  plus  importantes,  et  nous  nous  en  occupe- 
rons exclusivement,  sans  nous  arrêter  à  la  polarisation,  à 
laquelle  nous  avons  consacré  un  chapitre,  et  que  l'on 
trouvera  décrite  avec  détail  dans  les  ouvrages  spéciaux. 


Loin  de  la  *«i»|ilrii|in-  dm  Ii-h  miroir-,  plan*  cl  ronvrirn. 

Si  la  lumière  rencontre  un  miroir  B  (fig.  6)  ou  une  sur- 
face réfléchissante  quelconque,  le  rayon  incident  lumi- 
neux D  qui  s'y  présente  sera  renvoyé  ou  réfléchi  en  C,  et 
l'angle  DB,«wy/e  d'incidence, 
sera  égal  â  l'angle  C  ou  de 
réflexion.  Comme  loi  positive 
et  s'appliquant  aux  surfaces 
réfléchissantes  quelconques, 
on  trouve  donc  que  l'angle 
de  réflexion  est  êijal  à  l'angle 
9a,  5.  d'incidence. 

Lorsque  les  rayons  sont  parallèles  entre  eux,  leur  pa- 
rallélisme se  continue  après  la  réflexion,  ainsi  qu'on  le  voit 
dans  la  figure  «, planche  I  (i),  où  AD,  A'D'sont  deux  rayons 
incidents  tombant  sur  le  miroir  MN.  Les  rayons  réfléchis 
BD,  B'D',  font,  avec  les  perpendiculaires  ED,  E'D',  des  angles 
égaux  â  ceux  que  font,  avec  les  mêmes  perpendiculaires, 
les  rayons  incidents  AD,  A'D.  Si  l'espace  entre  AD  et  A'D' 
est  rempli  d'autres  rayons  parallèles  de  manière  â  former 
un  faisceau  de  lumière,  tous  ces  rayons  seront  réfléchis 
parallèlement.  Cependant  le  faisceau  réfléchi  sera  renversé, 
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car  le  côté  AD,  qui  est  en  dessus  avant  la  réflexion,  se 
trouve  en  dessous  en  DB,  après  la  réflexion. 

Supposons  que  les  rayons  incidents  divergents  AD,  AD', 
AD",  partent  du  point  A  (flg.  7),  et  se  séparent  de  plus  en 
plus  à  mesure  qu'ils  avancent,  ainsi  qu'on  le  voit  en  AD, 
AD',  AD".  Lorsque  ces  rayons  tombent  sur  un  miroir  plan 
MN,  ils  sont  réfléchis  dans  les  directions  DB,  D'B',  D"B", 
faisant  avec  les  perpendiculaires  au  miroir  EE'E",  les  angles 
ADE,  A'DT,  A"D"E",  respectivement  égaux  aux  angles  BDE, 
BW,  BTTE".  Si  l'on  suppose  les  rayons  réfléchis  conti- 
nués en  ligne  droite  derrière  le  miroir,  ils  s'y  réuniront 
en  un  point  A'  aussi  éloigné  au-dessous  de  ce  miroir  que  le 
point  A  l'est  au-dessus.  C'est  là  en  effet  que  l'œil,  placé 
dans  la  direction  des  rayons  réfléchis,  verrait  l'image  du 
point  A.  11  résulte  donc  de  cet  exposé,  que  les  rayons  diver- 
gents ont,  après  la  réflexion,  la  même  divergence  qu'au- 
paravant. On  remarquera  en  outre  qu'il  y  a  renversement 
du  pinceau  de  rayons  comme  dans  le  cas  des  rayons  paraL 
lèles,  et  que,  par  conséquent,  l'image  qu'ils  produisent  doit 
paraître  renversée.  Les  mêmes  principes  s'appliquent  à  la 
réflexion  des  rayons  convergents.  Supposons,  en  effet,  que 
dans  la  figure  7,  les  rayons  convergents  B,  B',  B",  soient 
les  rayons  incidents;  ils  seront  réfléchis  vers  le  point  A, 
faisant,  après  la  réflexion,  les  mêmes  angles  avec  les  per- 
pendiculaires EE'E",  qu'ils  faisaient  auparavant  avec  les 
mêmes  perpendiculaires,  et  le  point  A  ou  ils  se  réuniront, 
sera  aussi  éloigné  de  la  surface  supérieure  du  miroir  que 
le  serait  en  dessous  le  point  A',  où  les  rayons  incidents  se 
réuniraient  s'ils  étaient  prolongés  au  delà  du  miroir,  ou 
plutôt  si  le  miroir  était  supprimé.  Ces  rayons  ont  donc, 
après  la  réflexion,  le  même  degré  de  convergence  qu'au- 
paravant. 


tt  NOTIONS  ÉLÉMENTAIRES 

Réflexion  pur  le*  turfaee»  concave*. 

Rayons  parallèles.  —  Soit  MN  (fig.  8)  un  miroir  con~ 
cave  dont  le  centre  de  concavité  soit  en  C,  c'est-à-dire 
dont  la  courbure  soit  décrite  par  un  rayon  CM  ou  CN  ; 
soient  AM,  AD,  AN,  des  rayons  parallèles  ou  un  faisceau 
de  rayons  parallèles  tombant  sur  ce  miroir.  Les  lignes  CM 
et  CN  sont  aux  points  M  et  N  perpendiculaires  à  la  surface 
du  miroir;  et  en  ces  points,  les  angles  d'incidepce  des 
rayons  AM  et  AN  sont  AMC  et  ANC,  faisant  les  angles  de 
réflexion  FMC,  FNC  égaux  aux  angles  d'incidence,  les  deux 
rayons  réfléchis  viendront  se  couper  en  F  sur  la  ligne  AD. 
Le  rayon  AD,  tombant  sur  le  centre  du  miroir,  est  réfléchi 
sur  lui-même,  de  sorte  que  les  trois  rayons  se  coupent 
en  F.  La  même  construction  s'applique  à  tous  les  rayons 
intermédiaires  qui  seraient  également  réfléchis  au  point  F. 
6a  point  F  s'appelle  le  foyer  principal  du  miroir,  ou  le 
foyer  des  rayons  parallèles.  Si  Ton  considère  que  le  fais* 
ceau  de  rayons  qui,  avant  de  frapper  le  miroir,  occupait  un 
grand  espace,  se  trouve  resserré  sur  un  seul  point  en  F, 
on  concevra  facilement  pourquoi  les  miroirs  concaves 
s'appellent  aussi  des  miroirs  arde?its,  et  pourquoi  ils  ont  la 
propriété  de  brûler  les  corps  placés  à  leur  foyer,  car  c'est  là 
qu'est  concentrée  toute  la  chaleur  répandue  dans  le  fais- 
ceau, de  rayons.  Le  foyer  principal  de  tous  les  miroirs 
concaves  est  toujours  placé  à  la  moitié  de  leur  rayon  de 
courbure. 

Rayons  divergents.  —  Soit  MN  (fi g.  9)  un  miroir  con^ 
cave  dont  le  centre  de  courbure  est  en  C;  soient  les  rayons 
divergents  AM,  AD,  AN,  parlant  du  point  A  et  tombant  sur 
le  miroir  aux  points  M,  D,  N  :  les  lignes  CM,  CD  et  CN  étant 
perpendiculaires  en  ces  points  à  la  surface  du  miroir,  on 
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aura  la  direction  des  rayons  réfléchis  MF  et  NF  en  faisant 
les  angles  FMC  et  FNC  égaux  aux  angles  AMC  et  ANC,  et  le 
point  F  où  ces  rayons  réfléchis  se  coupent,  sera  le  foyer 
des  rayons  divergents  partis  du  point  A. 

En  comparant  les  figures  8  et  9,  on  voit  que  le  rayon  AM 
de  la  figure  0  est  plus  près  de  la  perpendiculaire  CM  que 
le  même  rayon  dans  la  figure  8.  Le  rayon  réfléchi  MF  doit 
donc  aussi  être  plus  près  de  cette  même  perpendiculaire 
dans  la  figure  9  que  dans  la  figure  8;  il  s'ensuit  donc  que 
le  foyer  F  est  plus  près  de  C  dans  celle-là  que  dans  celle-ci, 
et  que  pour  les  rayons  divergents,  le  foyer  d'un  miroir 
concave  est  plus  éloigné  de  ce  miroir  que  pour  les  rayons 
parallèles. 

Si  nous  supposons  que  le  point  A  (fi g.  9)  se  rapproche 
successivement  du  point  C,  les  rayons  divergents  qu'il 
émettra  se  rapprocheront  successivement  des  perpendi- 
culaires CM  et  CN;  par  conséquent,  les  rayons  réfléchis 
s'en  rapprocheront  aussi  ;  de  sorte  que  lorsque  A  se  trou- 
vera au  point  C,  le  point  F  s'y  trouvera  aussi:  d'où  nous 
pouvons  conclure  que  lorsque  les  rayons  divergents  partent 
du  centre  de  courbure  d'un  miroir  concave,  ils  sont  réflé- 
chis au  même  point.  Si  le  point  A  continue  de  s'avancer 
dans  le  même  sens  vers  F,  le  foyer  des  rayons  divergents 
passera  de  l'autre  côté  de  C,  et  lorsque  le  point  A  sera 
en  F,  le  foyer  se  trouvera  en  A  :  ainsi  il  y  aura  un  chan- 
gement complet  de  position  entre  le  foyer  et  le  point 
rayonnant  F.  Ces  deux  points  A  et  F  s'appellent  le» 
foyers  conjugués  du  miroir,  parce  que,  lorsque  le  point 
rayonnant  se  trouve  sur  l'un  d'eux,  le  foyer  se  trouve  sur 
l'autre. 

Si  dans  la  figure  8  nous  supposons  que  F  soit  le  point 
rayonnant,  le  foyer  des  rayons  réfléchis  se  trouvera  à  une 
distance  infinie,  ou, xe  qu'on  entendra  peut-être  mieux,. 
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ces  rayons  n'auront  point  de  foyer,  puisqu'ils  seront  réflé- 
chis parallèlement  les  uns  aui  autres. 

Rayons  convergents.  —  Soit  MN  (ûg.  10)  un  miroir 
concave  dont  le  centre  de  courbure  soit  en  C  ;  soient  les 
rayons  AM,  AD,  AN,  convergeant  vers  un  point  A'  placé 
derrière  le  miroir.  En  répétant  les  constructions  déjà  plu- 
sieurs fois  décrites,  on  trouvera  que  le  point  F,  ou  le  foyer 
des  rayons  convergents,  se  trouve  plus  loin  du  centre  de 
courbure  C,  et  par  conséquent  plus  près  du  miroir,  que 
dans  le  cas  des  rayons  divergents;  ou,  si  l'on  veut,  que  la 
distance  focale  conjuguée  DF  du  miroir  est  moindre  pour 
les  rayons  convergents  que  pour  les  rayons  divergents  ou 
les  rayons  parallèles. 

Si  nous  supposons  que  la  convergence  des  rayons  aug- 
mente, c'est-à-dire  que  le  point  A',  où  ils  se  réuniraient 
derrière  le  miroir,  se  rapproche  de  plus  en  plus  de  celui-ci, 
les  rayons  incidents  s'écarteront  de  plus  en  plus  des  per- 
pendiculaires CM  et  CN,  les  rayons  réfléchis  s'en  écarte- 
ront dans  le  même  rapport,  et  le  foyer  se  rapprochera  du 
miroir. 

Ce  serait  le  cas  contraire  si  les  rayons  devenaient  moins 
convergents,  ou,  ce  qui  est  la  même  chose,  si  leur  point 
de  convergence  A'  s'éloignait  du  miroir.  Lorsque  ce  point 
A'  serait  à  une  distance  infinie,  ou  plutôt  lorsque  les 
rayons  incidents  seraient  devenus  parallèles,  leur  foyer, 
comme  dans  la  figure  8,  serait  à  moitié  de  la  distance  entre 
le  miroir  et  le  point  C. 

De  la  dloptrtque,  on  du  »a— âge  de  la  lumière  à  traver* 

e*  eerpe  traiMparent». 

• 

Jusqu'ici  nous  avons  supposé  que  la  lumière  marchait 
sur  une  même  ligne  droite  depuis  le  corps  qui  la  produit 
jusqu'au  corps  qui  la  reçoit.  C'est  effectivement  ce  qui  a 
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lieu  lorsque,  depuis  son  point  de  départ  jusqu'à  son  arrivée, 
la  lumière  se  trouve  dans  le  même  milieu  (on  nomme 
milieux  les  corps  à  travers  lesquels  d'autres  corps  peuvent 
se  mouvoir  :  tels  sont,  pour  la  lumière,  tous  les  corps 
transparents).  Mais  si  elle  est  obligée  de  traverser  des 
milieux  différents,  elle  peut  éprouver  des  déviations  aux- 
quelles on  a  donné  le  nom  de  réfraction. 

Si  en  quittant  un  milieu  quelconque,  l'air,  par  exemple, 
pour  entrer  dans  un  autre  (l'eau,  le  verre,  etc.),  le  rayon 
incident  tombe  perpendiculairement  à  la  surface  de  ce 
dernier,  il  n'éprouvera  aucune  déviation  dans  sa  marche 
et  continuera  à  se  mouvoir  en  ligne  droite. 

Si,  au  contraire,  le  rayon  incident  tombe  obliquement 
sur  la  surface  du  nouveau  milieu  qu'il  va  traverser,  il  y 
éprouve  une  déviation,  une  réfraction,  dont  nous  allons 
exposer  les  lois  principales. 

Soit  (fig.  11)  le  rayon  incident  CB  tombant  obliquement 
sur  la  surface  GH  d'un  corps  transparent  et  plus  dense  que 
l'air  qu'il  a  traversé  d'abord;  au  lieu  de  continuer  sa 
marche  suivant  la  ligne  droite  CBF,  il  se  brisera  en  B  pour 
se  rapprocher  de  la  perpendiculaire  AE,  et  fera  par  consé- 
quent, avec  cette  perpendiculaire,  un  angle  DBE  moindre 
que  l'angle  CBA.  qu'il  faisait  dans  l'air  avec  cette  même 
perpendiculaire. 

Cette  propriété  des  corps  transparents  se  nomme  leur 
pouvoir  réfringent.  Ce  pouvoir  varie  dans  tous  les  corps 
transparents,  et  celui  qui  appartient  à  l'un  de  ces  corps 
s'appelle  son  indice  de  réfraction. 

L'expérience  a  démontré  que  parmi  les  corps  employés 
le  plus  généralement  en  optique,  Y  indice  de  réfraction 
pour  l'air  est  1,000294,  pour  le  verre  ordinaire  1,525 
à  1,534 ,  pour  le  flint-glass  anglais  1,830,  pour  le  saphir 
1 ,794 ,  et  pour  le  diamant  2,4  39. 
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Voyons  maintenant  comment  se  comportera  le  rayon  en 
sortant  du  verre,  c'est-à-dire  en  passant  dans  un  milieu 
moins  dense?  Soit  ABCD  (fig.  12)  un  morceau  de  verre  dont 
les  surfaces  opposées  AB  et  CD  sont  parallèles,  et  HG  un 
rayon  incident  tombant  obliquement  sur  la  surface  AB  du 
verre.  Là  il  éprouvera  une  réfraction  qui  le  rapprochera 
de  la  perpendiculaire  FR  dans  la  direction  6E  ;  arrivé  en  E, 
il  sortira  du  verre  pour  rentrer  dans  l'air,  où  il  éprouvera 
une  nouvelle  réfraction  en  sens  contraire,  dans  la  direc- 
tion El,  et  s'écartera  alors  autant  de  la  perpendiculaire  NO 
qu'il  s'était  rapproché  de  la  perpendiculaire  FR  en  traver- 
sant le  verre.  Si  enfin  nous  prolongeons  vers  L  le  rayon 
incident  HG,  et  vers  M  le  rayon  émergent  (sortant)  IE, 
nous  reconnaîtrons  que  ces  deux  rayons  sont  parallèles 
entre  eux,  et  que  le  brisement  d'un  rayon  dans  un  milieu 
réfringent  à  surfaces  parallèles  n'a  d'autre  résultat  que  de 
donner  à  ce  rayon  une  direction  parallèle  à  celle  qu'il  avait 
avant  de  traverser  ce  milieu.  Mais  si  les  surfaces  du  corps 
transparent  traversé  par  le  rayon  de  lumière  ne  sont  pas 
parallèles,  le  rayon  émergent  ne  sera  plus  parallèle  au 
rayon  incident. 

Soit  ABC  (fig.  13)  une  section  du  prisme  «BC;  le  côté 
AB  sera  perpendiculaire  au  rayon  incident  RO,  et  par 
conséquent  ce  rayon  RO  traversera  la  face  AB  sans  se  briser 
et  parviendra  jusqu'au  point  0  ;  mais  en  passant  du  verre 
dans  l'air,  il  suivra  la  direction  OS,  et  s'éloignera  de  la 
perpendiculaire  ?p  à  la  surface  BC,  parce  qu'il  ne  tombera 
pas  perpendiculairement  sur  la  surface  de  l'air  déterminée 
en  ce  point  par  la  surface  BC  du  prisme. 

Si  nous  prenons  le  rayon  SO  comme  rayon  incident,  il 
sera  brisé  suivant  la  direction  OR  en  se  rapprochant  de  la 
perpendiculaire  pV  à  la  surface  d'incidence  BC.  Réunissons 
maintenant  les  deux  moitiés  de  prisme  ABC,  aBA,  nous 
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obtiendrons  le  prisme  gBC  qui  brisera  également  le  rayon 
incident,  des  deux  côtés,  à  l'entrée  et  à  la  sortie. 

L'angle  B  du  prisme  se  nomme  angle  réfringent  ;  de  sa 
grandeur  dépend  celle  de  l'angle  de  réfraction. 

De  ce  qui  précède,  nous  pouvons  déjà  déduire  un  prin- 
cipe qui  nous  servira  par  la  suite.  Supposons  qu'un  objet 
se  trouve  en  S'  ;  l'œil  placé  en  S  le  verra  dans  le  prolon- 
gement du  rayon  Su,  et  il  y  aura  nécessairement  un  chan- 
gement dans  la  position  ou  l'aspect  général  de  l'objet. 


ne*  lentilles. 


Les  lentilles  sont  des  pièces  de  verre  ou  d'autres  corps 
transparents  dont  deux  surfaces  opposées  ont  une  forme 
telle,  qu'en  traversant  ces  corps,  les  rayons  de  lumière 
changent  d&  direction,  de  manière  à  devenir  divergents  ou 
convergents,  de  parallèles  qu'ils  étaient  d'abord,  et  à  deve- 
nir parallèles,  de  divergents  ou  convergents  qu'ils  étaient 
auparavant.  Les  lentilles  prennent  diverses  dénominations 
d'après  la  forme  particulière  à  chacune  d'elles. 

On  les  distingue  généralement  en  lentilles  convexes  et 
en  lentilles  concaves.  Chacune  de  ces  deux  espèces  se  sub- 
divise ainsi  qu'il  suit  : 

1°  Lentille  biconvexe  (fi g.  là).  Les  deux  courbures  peu- 
vent être  inégales,  c'est-à-dire  décrites  par  deux  rayons 
différents  (fig.  16). 

2°  Lentille  piano-convexe  ($%.  16),  c'est-à-dire  ayant  un 
côté  plan  et  un  côté  courbe. 

3°  Lentille  ménisque  (fig.  17),  c'est-à-dire  ayant  un  côté 
concave  et  un  côté  convexe.  Lorsque,  comme  dans  cette 
figure,  les  deux  courbures  se  coupent,  la  lentille  est  classée 
parmi  les  lentilles  convexes;  on  lui  donne  aussi  le  nom  de 
lentille  périscopique.  
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4°  Lentille  biconcave  (fig.  18),  c'est-à-dire  ayant  les 
deux  côtés  concaves.  Les  courbures  peuvent  être  inégales, 
c'est-à-dire  décrites  par  deux  rayons  différents  (fig.  20). 

5°  Lentille  piano-concave  (fig.  19),  c'est-à-dire  ayant  .un 
côté  plan  et  un  côté  concave. 

8°  Enfin,  lentille  concavo-convexe  (fig.  21),  ayant  comme 
le  ménisque  une  surface  concave  et  une  surface  convexe  ; 
mais  ces  deux  courbures  ne  peuvent  se  couper,  la  surface 
convexe  étant  décrite  par  un  rayon  plus  grand  que  celui 
de  la  surface  concave.  Cette  lentille  est  classée  parmi  les 
lentilles  concaves. 

On  donne  aussi  quelquefois,  mais  improprement,  le  nom 
de  lentilles  à  des  sphères  de  verre  d'un  diamètre  plus  ou 
moins  grand. 

Si  nous  considérons  l'inconcevable  ténuité  des  molécules 
de  la  lumière,  et  qu'un  rayon,  théoriquement  parlant, 
n'est  qu'une  série  de  molécules  placées  à  la  suite  les  unes 
des  autres,  il  est  évident  que  la  très-petite  partie  d'une 
surface  courbe  sur  laquelle  il  tombe,  et  qui  détermine  sa 
réfraction,  peutà  son  tour  être  considérée  comme  un  plan. 
On  démontre  en  mathématiques,  qu'une  ligne  droite  qui 
touche  une  courbe  en  un  point  quelconque,  et  qu'on  ap- 
pelle une  tangente,  peut  être  considérée  comme  coïncidant 
avec  une  partie  infiniment  petite  de  la  courbe  ;  de  sorte 
que. lorsqu'un  rayon  de  lumière  AB  (fig.  22)  tombe  en  B 
sur  une  surface  courbe  réfringente,  son  angle  d'incidence 
doit  élre  ABD,  angle  que  le  rayon  AB  fait  avec  la  ligne  DC 
perpendiculaire  au  point  B  à  la  tangente  MN.  Dans  toutes 
les  surfaces  sphériques,  comme  celles  des  lentilles,  la  tan- 
gente MN  est  toujours  perpendiculaire  au  rayon  GB  de  la 
surface  courbe;  de  sorte  qu'on  peut  éviter  la  considération 
de  cette  tangente,  le  rayon  mené  du  centre  au  point  d'in- 
cidence B  étant  toujours  la  perpendiculaire  qui  détermine 
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l'angle  d'incidence.  On  trouvera  bientôt  l'application  de 
ces  principes. 

Nous  allons  successivement  passer  en  revue  l'action 
qu'exercent  les  diverses  espèces  de  lentilles  sur  les  rayons 
qui  les  traversent. 

Quant  aux  sphères,  nous  aurons  occasion  d'y  revenir 
dans  le  cours  de  l'ouvrage;  il  nous  suffira  ici  de  dire  que 
dans  cette  espèce  de  verre,  la  réfraction  se  fait  absolument 
comme  dans  une  lentile  biconvexe  dont  les  courbures 
appartiennent  à  une  même  sphère;  seulement,  dans  cette 
dernière,  les  deux  surfaces  sont  plus  rapprochées  que  dans 
la  sphère,  et  conséquemment  les  rayons  réfractés  parla 
première  surface  éprouvent  plus  rapidement  la  deuxième 
réfraction  :  on  conçoit  que  cette  circonstance  déterminera 
nécessairement  un  changement  dans  la  situation  du  foyer. 

Le  pouvoir  réfringent  d'une  sphère  peut  être  tel,  que 
le  foyer  se  forme  à  l'intérieur  même  du  corps  :  c'est  ce  qui 
arriverait  dans  une  sphère  de  diamant;  dans  ce  cas,  l'in- 
strument deviendrait  absolument  inutile. 

Nous  examinerons  en  premier  lieu  cette  action  sur  les 
rayons  parallèles,  et  nous  prendrons  pour  point  de  départ 
la  lentille  piano-convexe  comme  étant  la  plus  simple. 

Soit  abc  (fig.  23)  une  lentille  piano-convexe  dont  le 
centre  de  courbure  est  en  C.  Soient  A,  E,  B,  trois  rayons  pa- 
rallèles tombant  perpendiculairement  sur  la  surface  plane 
ab  de  la  lentille.  Il  est  évident  qu'ils  traverseront  le  verre 
sans  y  éprouver  de  réfraction  jusqu'à  la  seconde  surface 
acb.  Arrivé  au  point  e,  le  rayon  A,  rencontrant  un  milieu 
moins  dense  que  le  verre,  se  réfractera  en  s'éloignant  de 
la  perpendiculaire,  qui,  comme  nous  l'avons  déjà  vu,  n'est 
autre  chose  ici  que  le  rayon  de  courbure  de  la  lentille 
mené  en  e  et  prolongé  vers  P.  Le  rayon  réfracté  prendra 
donc  la  direction  e¥.  Quant  au  rayon  E,  il  ne  se  réfrac- 
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tera  pas  dans  le  verre ,  puisqu'il  y  entre  sons  les  mêmes 
conditions  que  le  rayon  À  ;  mais  il  ne  se  réfractera  pas 
non  plus  en  rentrant  dans  l'air,  attendu  qu'il  traverse 
l'axe  de  la  lentille  et  qu'il  coïncide  dans  toute  sa  lon- 
gueur avec  son  rayon  de  courbure  :  il  continuera  donc 
sa   route  en  ligne   droite,  et  ira  couper  le  rayon  A 
en  F.  Quant  au  rayon  B,  que  nous  supposons  A  la  même 
distance  de  Taxe  de  la  lentille  que  le  rayon  À,  il  se  com- 
portera comme  ce  dernier,  s'écartera,  en  sortant  du  verre, 
de  la  perpendiculaire  CP',  et  ira  couper  les  deux  premiers 
rayons  au  même  point  F,  qu'on  désigne  sous  le  nom  de 
foyer  principal  on  foyer  des  rayons  parallèles.  Il  est  évi- 
dent, d'après  ce  qui  précède  et  ce  que  nous  avofl*  dit  du 
passage  de  la  lumière  à  travers  les  prismes  (flg.  19),  que, 
dans  la  figure  23,  la  lentille  abc  peut  être  considérée,  par 
rapport  aux  rayons  A  et  B,  comme  formée  de  deu*  prismes 
mdk  et  mdl  opposés  base  à  base,  et  qui  agiraient  sur  ces 
deux  rayons  de  la  même  manière  que  nous  avons  vu  le 
prisme  ABC  (fi g.  13)  agir  sur  le  rayon  RDE. 

Les  rayons  parallèles  qui  traversent  une  lentille  bicon- 
vexe éprouvent  deux  réfractions,  ainsi  qu'on  le  voit  dans 
*  la  figure  24.  Le  rayon  AB  coïncide  avec  l'axe  de  la  lentille, 
et,  par  conséquent,  continue  sa  roule  en  ligne  droite.  Le 
rayon  Ctf  a  pour  angle  d'incidence  l'angle  Cdg  qu'il  fait 
avec  la  perpendiculaire  dy,  prolongement  du  rayon  de 
courbure  E'd  de  la  face  do  de  la  lentille  ;  en  pénétrant 
dans  le  verre,  il  se  rapproche  de  la  perpendiculaire  qui  est 
encore  ici  le  rayon  de  courbure  E'd.  Arrivé  ert  c,  il  repasse 
dans  l'air,  et  s'écarte  alors  de  la  perpendiculaire  eG,  pro- 
longement du  rayon  de  courbure  Ee  de  la  seconde  face  du 
!'.  .  prisme,  et  vient  couper  en  F  le  rayon  A.  On  démontrerait 

ï  de  la  même  manière  que  le  rayon  D,  que  nous  supposons 

j  également  éloigné  de  Taxe  de  la  lentille,  vient  couper  cet 
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axe  au  même  point  F  ;  on  voit  que  ces  deux  rayons  C  et  D 
subissent  la  même  réfraction  que  s'ils  avaient  traversé 
deux  prismes  semblables  à  celui  représenté  par  les  tan- 
gentes d!l,  d'i. 

Le  point  F,  où  se  réunissent  les  rayons  parallèles,  s'ap- 
pelle aussi  foyer  principal,  ou  foyer  des  rayons  parallèles. 

Dans  l'examen  du  phénomène  qui  nous  occupe,  nous 
avons  considéré  les  rayons  incidents  non-seulement  comme 
parallèles  entre  eux,  mais  encore  comme  parallèles  à  Taxe 
de  la  lentille  ;  et  nous  avons  vu  que,  dans  ce  cas,  les  rayons 
qui  coïncident  avec  Taxe  n'éprouvent  pas  de  réfraction. 
Tel  est  (fig.  25)  le  rayon  RC,  que  les  rayons  RL,  RL,  paral- 
lèles à  Taxe,  vont  couper  en  F  après  la  réfraction.  Mais 
lorsque  les  rayons  parallèles  tombent  sur  la  lentille  obli- 
quement à  Taxe,  comme  on  le  voit  en  SL,  SC  et  SL,  ou  en 
TL,  TG  et  TL,  les  rayons  SC  et  TC  qui  passent  par  le  centre 
C  de  la  lentille  éprouvent  deux  réfractions,  l'une  en  la 
traversant,  l'autre  en  la  quittant  ;  mais  comme  ces  deux 
réfractions  sont  égales  et  dans  des  directions  opposées,  les 
rayons  réfractés  C/  et  C/1  sont  toujours  parallèles  à  SC  ou 
à  TC.  En  faisant  les  constructions  nécessaires,  on  verra 
que  les  rayons  SL,  SL,  devront  aller  se  couper  en  un  point  / 
dans  la  direction  du  rayon  central  S/ et  les  rayons  TL,  TL, 
en  un  point  /*,  dans  la  direction  du  rayon  central  If9. 

D'après  ce  que  nous  venons  d'exposer,  on  n'éprouvera 
aucune  difficulté  à  suivre  la  marche  des  rayons  parallèles 
dans  une  lentille  concave  quelconque. 

En  effet,  en  faisant  les  constructions  convenables,  on 
verra  que  les  rayons  parallèles  RL,  RL  (fig.  26),  tombant 
sur  la  lentille  biconcave  LL,  divergeront  après  la  réfrac* 
lion  dans  les  directions  Lr,  Lr,  comme  s'ils  partaient  d'un 
point  F,  auquel  on  a  donné  le  nom  de  foyer  virtuel  ou 
imaginaire  de  la  lentille. 
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Nous  allons  maintenant  examiner  Faction  de  ces  mêmes 
lentilles  sur  les  rayons  divergents,  c'est-à-dire  venant 
d'objets  plus  rapprochés  de  la  lentille  que  le  soleil  et  les 
planètes. 

Soient  (fig.  27)  les  rayons  divergents  RL,  RL,  parlant 
du  point  R  et  tombant  sur  la  lentille  biconvexe  LL,  dont 
le  foyer  principal  serait  en  0  ou  en  0';  le  foyer  de  ces 
rayons  se  trouvera  en  un  point  quelconque  F,  plus  éloi- 
gné de  la  lentille  que  son  foyer  principal  0. 

En  faisant  les  constructions  nécessaires,  on  verra  que  si 
le  point  R  se  rapproche  de  la  lentille,  le  foyer  F  s'en  éloi- 
gnera. Lorsque  ce  point  R  sera  en  P,  ou  à  une  distance 
PC  égale  à  deux  fois  la  distance  focale  CO'  ou  CO,  le  foyer 
F  se  trouvera  en  F,  c'est-à-dire  aussi  éloigné  de  la  lentille 
d'un  côté  que  le  point  P  de  l'autre.  Lorsque  R  arrive  en  0', 
le  foyer  F  se  trouve  à  une  distance  infinie,  c'est-à-dire  que 
les  rayons  émergents  sont  rendus  parallèles,  et  ils  devien- 
nent divergents  lorsque  le  point  R  est  placé  entre  le  foyer 
principal  0'  et  la  lentille. 

Lorsque  des  rayons  divergents  RL,  RL  (fig.  128) ,  par- 
tant d'un  point  R,  tombent  sur  une  lentille  concave  LL,  la 
réfraction  les  fait  diverger  davantage  dans  les  directions 
Lr,  Lr,  comme  s'ils  partaient  d'un  foyer  virtuel  F,  plus 
éloigné  de  la  lentille  que  son  foyer  principal  0. 

Passons  maintenant  à  l'action  des  lentilles  sur  les  rayons 
convergents. 

Lorsque  des  rayons  RL,  RL,  convergeant  vers  un  point/, 
(fig.  29),  tombent  sur  une  lentille  convexe  LL,  ils  sont  ré- 
fractés de  manière  à  se  couper  en  un  point  F  plus  rappro- 
ché de  la  lentille  que  son  foyer  principal  0.  A  mesure  que 
le  point  de  convergence  /  s'éloigne  de  la  lentille,  le  point 
F  s'en  éloigne  aussi  en  se  rapprochant  de  0.  Lorsque  le 
foyer  F  est  arrivé  en  0,  le  point  f  est  à  une  distance  in- 
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finie,  c'est-à-dire  que  les  rayons  incidents  sont  alors  pa- 
rallèles. On  conçoit,  en  outre,  que  plus  le  point  de  con- 
vergence /  se  rapproche  de  la  lentille,  plus  le  foyer  F  s'en 
rapproche  aussi. 

Lorsque  des  rayons  RL,  RL  (Gg.  30),  convergeant  vers 
un  point  /,  tombent  sur  une  lentille  concave  LL,  ils  sont 
réfractés  de  manière  à  avoir  leur  foyer  virtuel  en  F. 

Réfraction  de  la  lumière  dan*  le*  ménisque*. 

L'effet  général  d'une  lentille  ménisque  pour  la  réfrac- 
tion des  rayons  parallèles,  divergents  et  convergents,  est 
le  même  que  celui  d'une  lentille  convexe  et  d'une  même 
distance  focale  ;  celui  d'une  lentille  concavo-convexe  est 
à  son  tour  le  même  que  celui  d'une  lentille  concave  de 
même  distance  focale. 


De  la  formation  des  Images  par  les  lentille*,  et  de  leur  pouvoir 

amplifiant 

Nous  avons  dit  que  chaque  point  d'un  objet  éclairé  en- 
voie des  rayons  dans  toutes  les  directions.  Ces  rayons  sont 
par  conséquent  divergents,  et  restent  tels  par  rapport  aux 
lentilles  sur  lesquelles  ils  tombent,  lorsque  les  objets  d'où 
ils  partent  ne  sont  pas,  comme  le  soleil,  à  des  distances  im- 
menses de  la  lentille.  Les  règles  données  pour  les  rayons 
divergents  sont  donc  celles  que  nous  aurons  principale- 
ment à  appliquer  aux  phénomènes  dont  nous  nous  occu- 
pons. Chaque  point  d'un  objet  éclairé  envoyant  des  rayons 
dans  toutes  les  directions,  si  l'on  place  une  lentille  devant 
cet  objet,  chaque  point  enverra  sur  la  surface  de  la  len- 
tille un  cône  de  rayons  qui  couvrira  cetle  surface  tout  en- 
tière, ces  divers  cônes  se  croisant,  se  penchant  les  uns  sur 
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les  autres  sans  qu'aucun  des  rayons  appartenant  à  chaque 
côté  soit  dévié  de  sa  route.  Chaque  rayon»  en  traversant  la 
lentille,  y  subit  une  réfraction,  puis  une  autre  en  la  quit- 
tant, de  sorte  que  tous  les  rayons  partis  d'un  même  point 
vont  se  réunir  derrière  la  lentille  et  y  former  une  image 
du  point  de  l'objet  éclairé  d'où  ils  partent.  Il  se  formera 
donc  derrière  la  lentille  autant  de  foyers  qu'il  y  aura  dans 
l'objet  de  points  éclairés  qui  peuvent  envoyer  des  rayons  à 
la  lentille,  et,  par  conséquent,  tous  ces  foyers  réunis  for- 
meront une  image  complète  de  l'objet  ;  mais  dans  les  len- 
tilles convexes,  cette  image  sera  renversée,  c'est-à-dire 
dans  une  position  inverse  de  celle  de  l'objet,  et  sa  gran- 
deur sera  à  celle  de  l'objet  comme  sa  distance  à  la  lentille 
sera  à  la  distance  de  l'objet  à  cette  même  lentille. 

Soit,  par  exemple,  un  objet  MN  (fig.  31)  placé  devant  une 
lentille  convexe  LL.  Chaque  point  de  cet  objet  envoie  des 
rayons  dans  toutes  les  directions.  (Nous  n'avons  indiqué 
dans  la  figure  que  trois  de  ces  points,  et  seulement  trois 
rayons  pour  chaque  point,  les  deux  rayons  extrêmes  de 
chaque  cône  tombant  sur  les  deux  extrémités  du  diamètre 
de  la  lentille.  Le  lecteur  pourra  facilement  suppléer  à  la 
marche  des  rayons  omis  pour  ne  pas  rendre  la  figure  con- 
fuse.) Ceux  de  ces  rayons  qui  tombent  sur  la  lentille  sont 
réfractés  par  elle,  et  forment  autant  de  foyers  qu'il  y  a 
dans  l'objet  de  points  éclairés  envoyant  des  rayons  à  la 
lentille. 

Nous  avons  vu  que  le  foyer  où  viennent  se  réunir  tous 
les  rayons  émanés  d'un  même  point,  est  sur  une  même 
ligne  droite  que  le  centre  de  la  lentille  et  le  point  d'où  les 
rayons  émanent;  il  en  résulte  que  le  point  supérieur  M  de 
l'objet  aura  son  image  quelque  part  sur  la  ligne  droite 
MCm,  et  que  celle  du  point  inférieur  N  sera  quelque  part 
sur  la  ligne  droite  NCw ,  c'est-à-dire  en  m  et  en  ;*,  où  les 
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rayons  LM,  LM,  et  Ln,  Ln,  coupent  les  lignes  MCm  et  NCn; 
par  conséquent,  m  donnera  l'image  de  la  partie  supérieure 
M  de  l'objet,  et  n  celle  de  la  partie  inférieure  N.  Il  est 
évident  aussi  que,  dans  les  deux  triangles  MCN  et  tnCn,  la 
longueur  mn  de  l'image  est  à  la  longueur  MN  de  l'objet 
comme  Ca,  distance  de  l'image,  est  à  Cô,  distance  de  l'objet. 

Nous  pouvons  donc,  au  moyen  d'une  lentille,  former 
derrière  elle  l'image  d'un  objet  placé  devant,  et  rendre 
cette  image  aussi  grande  que  nous  le  voudrons  par  rap- 
port à  l'objet.  Pour  avoir  de  grandes  images,  il  nous  suf- 
fira de  rapprocher  l'objet  de  la  lentille,  et  de  l'en  éloigner 
pour  avoir  de  petites  images.  Ces  effets  peuvent  encore 
être  variés  davantage,  en  employant  des  lentilles  dont  les 
foyers  principaux  seraient  différents. 

Lorsque  les  lentilles  ont  le  même  foyer,  on  peut  aug- 
menter l'éclat  de  l'image  en  augmentant  le  diamètre,  et  par 
conséquent  la  surface  de  la  lentille.  Il  est  évident  qu'une 
lentille  de  1 2  pouces  carrés  de  surface  reçoit  deux  fois  au- 
tant de  rayons  partant  d'un  même  point  de  l'objet,  qu'une 
lentille  dont  la  surface  n'aurait  que  6  pouces  carrés;  de 
sorte  que,  lorsqu'il  nous  est  impossible  d'augmenter  l'éclat 
de  l'objet  en  l'éclairant  davantage,  nous  pouvons  augmen- 
ter celui  de  l'image  en  augmentant  le  diamètre  de  la  len- 
tille. Jusqu'ici  nous  avons  supposé  que  l'image  mn  était 
reçue  sur  une  surface  blanche,  où  elle  se  peignait  d'une 
manière  distincte  ;  mais  si  on  la  reçoit  sur  un  verre  dépoli 
et  si  Ton  place  l'œil  à  6, 8  pouces  ou  plus,  derrière  ce  plan 
demi-transparent  interposé  en  mn ,  on  verra  l'image  ren- 
versée mn  aussi  distinctement  qu'auparavant.  Si,  conser- 
vant cette  position  de  l'œil,  on  enlève  l'écran  semi-trans- 
parent, on  verra  distinctement  l'image  dans  l'air,  mais 
elle  sera  plus  brillante.  On  se  rendra  facilement  compte 
de  ce  phénomène,  si  Ton  remarque  que  tous  les  rayons 
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qui,  par  leur  convergence,  forment  tous  les  points  de 
l'image  mn,  ne  s'arrêtent  pas  là,  mais  se  croisent  en  di- 
vergeant exactement  de  la  même  manière  que  s'ils  partaient 
d'un  objet  réel  de  la  même  grandeur  et  aussi  éclatant  placé 
en  mn.  L'image  mn  peut  donc  être  considérée  comme  un 
nouvel  objet  ;  et  si  les  rayons  qui  en  émanent  sont  reçus 
par  une  autre  lentille,  elle  formera  une  autre  image  de  mn9 
ayant  exactement  les  mêmes  dimensions  et  occupant  la 
même  place  que  si  mn  était  un  objet  réel.  Mais  cette  nou- 
velle image  sera  dans  une  position  renversée  relativement 
à  mn,  elle  sera  donc  une  image  droite  de  l'objet  MN  obte- 
nue au  moyen  de  deux  lentilles  ;  de  sorte  qu'en  employant 
une  ou  plusieurs  lentilles,  nous  pouvons  avoir  à  volonté 
des  images  droites  ou  renversées  des  objets.  Mais  si  l'ob- 
jet MN  est  mobile  et  à  notre  portée,  il  est  inutile  d'em- 
ployer deux  lentilles  pour  en  avoir  une  image  droite  ;  il 
suffira  de  le  renverser  lui-même,  et  nous  aurons  avec  une 
seule  lentille  une  image  droite  en  réalité,  quoique  renver- 
sée par  rapport  à  la  position  de  l'objet. 

Mais  il  existe  encore  un  autre  moyen  d'augmenter  la 
grandeur  apparente  des  objets,  surtout  de  ceux  qui  sont  à 
notre  portée. 

Pour  obtenir  une  vision  distincte  des  objets,  il  suffit  de 
faire  en  sorte  que  les  rayons  "divergents  qui  en  émanent 
deviennent  parallèles  en  pénétrant  dans  l'œil ,  comme  si 
l'objet  était  très-éloigné.  Si  nous  mettons  un  objet  ou  son 
image  très-près  de  l'œil,  de  manière  à  lui  donner  une 
grandeur  apparente  considérable,  l'objet  ou  son  image 
sera  peu  distinct;  mais  si,  par  un  moyen  quelconque,  nous 
rendons  parallèles  les  rayons  qui  en  émanent,  nous  le 
verrons  très-distinctement,  quelque  rapproché  qu'il  soit  ; 
et  nous  avons  déjà  vu  que  les  rayons  divergents  partant  du 
foyer  principal  d'une  lentille  sont  rendus  parallèles  après 
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l'avoir  traversée.  Si,  par  conséquent,  nous  plaçons  un  objet 
ou  son  image  au  foyer  même  d'une  lentille  dont  la  dis- 
tance focale  serait  très-petite;  si  nous  appliquons  l'œil  tout 
contre  la  lentille,  les  rayons  émanés  de  l'objet  entreront 
parallèles  dans  l'œil,  nous  le  verrons  très-distinctement,  et 
grossi  en  outre  dans  le  rapport  de  sa  distance  actuelle  à 
la  lentille,  à  la  distance  de  la  vision  distincte. 

Une  lentille  employée  pour  augmenter  ainsi  les  dimen- 
sions d'un  objet,  est  un  microscope  simple;  et  lorsque  cette 
lentille  sert  à  augmenter  l'image  déjà  produite  par  une 
autre,  les  deux  lentilles  constituent  ensemble  un  microscope 
composé. 

De  l'afeerratton  de  nakérlelté. 

Jusqu'ici  nous  avons  supposé  que  les  rayons  réfractés 
par  des  surfaces  sphériques  se  rencontraient  tous  en  un 
même  foyer.  Mais  si  le  lecteur  a  essayé  de  faire  les  expé- 
riences plusieurs  fois  décrites,  il  a  dû  remarquer  que  les 
rayons  les  plus  voisins  de  Taxe  de  la  lentille  se  réunissaient 
en  un  foyer  beaucoup  plus  éloigné  que  celui  des  rayons 
qui  tombaient  vers  les  bords  de  la  même  lentille. 

Soit,  par  exemple  (fig.  32),  la  lentille  piano-convexe  LL, 
dont  la  surface  plane  reçoit  les  rayons  parallèles;  soit  F  le 
foyer  des  rayons  R'L',  R'L'  très-voisins  de  l'axe  ÀF;  soient 
enfin  RL  et  RL  deux  rayons  également  parallèles,  tombant 
tout  à  fait  au  bord  de  la  lentille.  Si  l'on  exécute  le  dessin 
sur  une  plus  grande  échelle,  et  si  l'on  détermine  la  marche 
des  rayons  RL  et  RL,  on  trouvera  que  ces  deux  rayons  se 
rencontrent  en  un  foyer  /,  plus  rapproché  de  la  lentille 
que  le  foyer  F.  On  trouverait  de  même  que  tous  les  rayons 
intermédiaires  entre  RL  et  R'L'  ont  leur  foyer  entre  F  et  /. 
Continuez  les  rayons  L/,  Lf  jusqu'à  ce  qu'ils  rencontrent 
en  G  et  en  H  un  plan  placé  en  F  ;  la  distance  Vf  sera  ce 
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qu'on  appelle  Y  aberration  longitudinale  de  sphéricité,  et 
GH  l'aberration  latérale  de  sphéricité  de  la  lentille.  Dans 
une  lentille  piano-convexe,  comme  celle  de  la  figure, 
l'aberration  longitudinale  n'est  pas  moindre  de  quatre  fois 
et  demie  l'épaisseur  mn  de  la  lentille.  Il  est  évident  qu'une 
pareille  lentille  ne  peut  former  une  image  nette  d'un  objet 
à  son  foyer  F.  Si  elle  est  exposée  aux  rayons  du  soleil,  la 
partie  centrale  UmU,  dont  le  foyer  est  en  F,  y  formera 
une  image  très-brillante  du  soleil  ;  mais  comme  les  autres 
rayons  qui  passent  entre  V  et  L  ont  leur  foyer  entre  F  et  fy 
ces  rayons,  après  s'être  croisés  entre  ces  deux  points,  tom- 
beront sur  GH,  et  y  formeront  un  cercle  dont  le  diamètre 
sera  GH.  Par  conséquent,  l'image  du  soleil,  au  foyer  F, 
sera  un  disque  brillant  environné  d'un  halo  de  lumière 
(fig.  33),  qui  ira  en  s'affaiblissant  de  F  en  G  et  de  F  en  H. 
De  même  tout  objet  vu  à  travers  la  lentille,  ou  toute  image 
formée  par  elle,  manquera  de  netteté  et  de  précision  à  cause 
de  l'aberration  de  sphéricité. 

En  couvrant  de  papier  les  bords  de  la  lentille,  on  dimi- 
nuera la  grandeur  du  halo  GH,  et  l'on  aura  une  image  plus 
nette.  Si  l'on  couvre  toute  la  lentille,  à  l'exception  d'une 
très-petite  partie  au  centre,  l'image  sera  parfaitement  dis- 
tincte, quoique  moins  brillante,  et  son  foyer  sera  en  F.  Si, 
au  contraire,  on  couvre  la  partie  centrale,  ne  laissant  qu'un 
anneau  étroit  à  découvert  vers  les  bords  de  la  lentille,  on 
aura  une  image  très-distincte  au  foyer  /. 

Mais  bien  qu'on  ne  puisse  diminuer  l'aberration  de  sphé- 
ricité d'une  lentille  au  delà  de  1 ,07  de  son  épaisseur,  en 
combinant  deux  ou  plusieurs  lentilles,  de  manière  que 
leurs  aberrations  soient  opposées  et  se  détruisent  l'une  par 
l'autre,  on  peut  remédier  dans  beaucoup  de  cas  à  ce  dé- 
faut, soit  en  le  diminuant  considérablement,  soit  même 
en  le  détruisant  tout  A  fait. 
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é*  réfranftlblllté. 

En  traitant  du  passage  des  rayons  à  travers  les  lentilles, 
nous  avons  supposé  que  la  lumière  était  homogène,  et  que 
tous  les  rayons  qui  avaient  le  marne  angle  d'incidence 
avaient  aussi  le  même  angle  de  réfraction,  ou,  ce  qui  re- 
vient au  même,  que  chaque  rayon  avait  le  même  indice 
de  réfraction.  Les  observations  ont  prouvé  qu'il  n'en  était 
pas  ainsi ,  et  que  dans  le  cas  où  la  lumière  tombe  sur  le 
crown-glass,  il  y  a  des  rayons  qui  ont  tous  les  indices  de 
réfraction  possibles,  depuis  1,5268,  indice  de  réfraction 
pour  le  rouge,  jusqu'à  i  ,5166,  indice  de  réfraction  pour 
le  violet.  Comme  la  lumière  du  soleil  qui  rend  tous  les 
objets  visibles  est  blanche,  la  différence  de  réfrangibilité 
de  ses  parties  modifie  beaucoup  la  formation  des  images 
par  les  lentilles  de  toute  espèce. 

Pour  mieux  nous  faire  comprendre,  supposons  les  rayons 
de  lumière  blanche  RL  et  RL  (fig.  34)  tombant  sur  la  len- 
tille biconvexe  de  crown-gjass  LL  parallèlement  à  son 
axe  Rr.  Comme  chacun  de  ces  rayons  est  composé  de  sept 
rayons  différemment  colorés  et  ayant  différents  degrés  de 
réfrangibilité  ou  différents  indices  de  réfraction,  il  est 
évident  que  tous  les  rayons  qui  composent  RL  ne  peuvent 
être  réfractés  dans  la  même  direction  et  tomber  sur  un 
même  point.  Le  rayon  extrême  rouge,  par  exemple,  dont 
l'indice  de  réfraction  est  1,5258,  aura  son  foyer  en  r,  et 
O  sera  la  distance  focale  de  la  lentille  pour  les  rayons 
rouges.  De  même  le  rayon  violet  extrême,  qui  a  un  indice 
de  réfraction  plus  fort(i ,5466),  sera  réfracté  en  un  foyers, 
beaucoup  plus  rapproché  de  la  lentille,  et  Cv  sera  la  dis* 
tance  focale  de  celle-ci  pour  les  rayons  violets.  La  distance 
vr  s'appelle  aberration  chromatique,  et  le  cercle  dont  le 
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diamètre  est  ab,  passant  par  le  foyer  des  rayons  de  réfran- 
gibilité  moyenne  en  0,  s'appelle  cercle  de  moindre  aber- 
ration. On  peut  expérimenter  ces  effets  en  exposant  la  len- 
tille aux  rayons  du  soleil.  Si  l'on  reçoit  son  image  sur  un 
morceau  de  papier  placé  entre  o  et  G,  le  cercle  lumineux 
aura  un  bord  rouge,  parce  qu'il  sera  une  section  du  cône 
L06L,  dont  les  rayons  extérieurs  La,  Lô,  sont  rouges.  Mais  si 
le  papier  est  placé  à  une  plus  grande  distance  que  0,  le 
cercle  lumineux  aura  un  bord  violet,  parce  qu'il  sera  une 
section  du  cône  tabt9  dont  les  rayons  at,  bl'%  sont  violets, 
n'étant  que  la  continuation  des  rayons  violets  Lu,  Lt\ 
Gomme  l'aberration  de  sphéricité  de  la  lentille  se  combine 
ici  avec  son  aberration  chromatique,  on  verra  mieux 
l'effet  propre  de  cette  dernière,  en  prenant  une  grande 
lentille  biconvexe,  et  en  couvrant  sa  partie  centrale  de 
manière  à  ne  conserver  qu'un  anneau  étroit  sur  la  circon- 
férence pour  laisser  passer  les  rayons  de  lumière.  On  verra 
alors  parfaitement  la  réfraction  des  rayons  différemment 
colorés,  en  examinant  l'image  du  soleil  sur  les  différents 
côtés  de  ab. 

Il  résulte  de  ces  observations  que  la  lentille  formera  une 
image  violette  du  soleil  en  v,  une  image  rouge  en  r,  et  des 
images  portant  les  autres  couleurs  du  spectre  aux  points 
intermédiaires  à  v  et  r;  de  sorte  que  si  nous  plaçons  l'œil 
derrière  ces  images,  nous  ne  verrons  qu'une  image  con- 
fuse, dépourvue  de  la  netteté  qu'elle  présenterait  si  elle 
était  formée  par  une  seule  espèce  de  rayons.  Les  mêmes 
observations  s'appliquent  h  la  réfraction  de  la  lumière 
blanche  par  une  lentille  concave.  Seulement  les  rayons 
parallèles  divergeront  entre  eux  comme  s'ils  émanaient  de 
foyers  différents  r  et  v  au  devant  de  la  lentille. 

Si  maintenant  nous  plaçons  derrière  la  lentille  LL  une 
lentille  biconcave   également  de  crown-glass  GG,  ayant 
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ses  deux  surfaces  de  la  même  courbure  que  la  lentille  LL, 
il  est  évident  que,  puisque  v  est  le  foyer  virtuel  pour  le 
violet  et  r  le  foyer  virtuel  pour  le  rouge,  si  Ton  place  le 
papier  en  ab,  foyer  des  rayons  de  réfrangibilité  moyenne 
et  où  les  rayons  rouge  et  violet  se  croisent  en  a  et  en  ô, 
l'image  sera  plus  distincte  que  dans  toutes  les  autres  posi- 
tions du  papier.  D'un  autre  côté,  quand  des  rayons  con- 
vergent au  foyer  d'une  lentille  concave,  ils  sont  réfractés 
parallèlement  entre  eux,  c'est-à-dire  que  la  lentille  concave 
réfractera  ces  rayons  convergents  suivant  les  lignes  paral- 
lèles G/,  G/,  et  il  se  reformera  de  la  lumière  blanche.  En 
faisant  la  construction  nécessaire,  on  acquerrait  la  preuve 
de  cette  réunion.  Mais  il  est  évident,  d'un  autre  côté,  que 
les  deux  lentilles  LL,  GG,  ne  forment  qu'une  seule  masse 
de  verre  à  surfaces  parallèles  GG,  LL. 

Bien  que  par  la  combinaison  de  ces  deux  lentilles  nous 
ayons  corrigé  les  couleurs  produites  par  LL,  nous  n'avons 
obtenu  aucun  résultat  utile,  car  les  deux  lentilles  n'agissent 
alors  que  comme  un  morceau  de  verre  plan  et  ne  peuvent 
former  d'images.  Si  nous  faisons  la  lentille  concave  GG 
d'un  foyer  plus  long  que  la  lentille  LL,  les  deux  lentilles 
agiront  ensemble  comme  une  lentille  convexe,  et  les  rayons 
G/,  G/,  convergeront  vers  un  foyer  placé  derrière  LL  et 
formeront  des  images.  Mais  comme  l'aberration  chroma- 
tique de  GG  serait  alors  moindre  que  celle  de  LL,  l'une  ne 
pourrait  corriger  ou  compenser  l'autre,  de  sorte  que  la  dif- 
férence entre  les  deux  aberrations  continuerait  d'exister. 
Donc  il  est  impossible  de  former  une  image  exempte  de 
coloration  au  moyen  de  deux  lentilles  de  même  verre. 

Nous  avons  vu  que  les  corps  transparents  ont  des  pou- 
voirs dispersifs  différents,  ou  produisent  différents  degrés 
de  coloration  avec  la  même  réfraction  moyenne.  Il  s'en- 
suit donc  que  différentes  lentilles  peuvent  produire  les 
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mêmes  degrés  de  couleurs  lorsqu'elles  ont  des  longueurs 
focales  tliffi'Tentos,  de  manière  que  si  l'on  Tait  la  lentille  LL 
en  aroum-fjlass,  dont  l'indice  de  réfraction  est  1 ,519  et  le 
pouvoir  dispersif  0,036,  et  la  lentille  GG  en  (linl-glass, 
dont  l'indice  de  réfraction  est  1,580  et  le  pouvoir  disper- 
sif  0,0;S03;  enfin,  si  l'on  donne  à  la  lentille  convexe  de 
crown-glass  h  1;3  [>*  de  longueur  focale  et  7  2/3  p*  à  celle 
de  flint-glass,  leur  combinaison  formera  une  lentille  com- 
posée, ayant  10  p°  de  foyer  et  réfractant  la  lumière  blanche 
en  un  foyer  unique.  Cette  lentille  composée  se  nomme 
trntUle  achromatique. 

Tout  verre  achromati- 
que est  donc  formé  de  deux 
verres  qui  peuvent  être  ou 
I^^^HpjiiiiiiB|Hp^H|   non  ou 

|^ ^^^     5^^9I    semble  (fig,  35).  L'explica- 
Fio.  35.  tion  de  l'achromatisme  est 

facile  à  concevoir.  Nous  prendrons  ici  deux  prismes  pour 
expliquer  ce  fait  curieux. 
Soit  un  prisme  C  de  crown  etun  prisme  F  de  flïnt  (fig.  3(1), 

loi 


tous  deux  d'un  pouvoir  dispersif  égal,  mais  d'un  angle 
inégal,  puisque  le  flint  est  plus  dispersif  que  le  crown.  Soîl 


D'OPTIQUE  THÉORIQUE   IT  PRATIQUE.  27 

un  rayon  de  lumière  L  tombant  sur  le  prisme  C,  il  en  sor- 
tira décomposé  en  sept  couleurs  ;  prenons  seulement  le 
rayon  rouge  B  et  le  rayon  violet  V,  qui,  rencontrant  le 
prisme  de  flïnt  F,  seront  réfractés  et  iront  en  un  point 
former  une  tache  blanche. 

Les  prismes  étant  placés  en  sens  inverse,  on  comprend 
que  la  dispersion  sera  compensée.  Toutefois  l'achroma- 
tisme des  rayons  a  lieu  suivant  le  rapport  des  angles  des 
prismes.  Ainsi  on  ne  peut  achromatiser  que  deux  rayons  ; 
il  faudrait  sept  verres  pour  obtenir  un  achromatisme  par- 
fait, mais  on  se  contente,  dans  les  lentilles,  d'en  achroma- 
tiser deux. 

Indiquons  ici  sommairement  comment  on  travaille  les 
verres,  car  ce  sujet  est  on  ne  peut  plus  intéressant. 

Parlons  d'abord  du  choix  du  verre.  Avant  d'être  tra- 
vaillé, le  verre  est  choisi,  chaque  morceau  est  regardé  à  la 
loupe  ;  si  l'on  y  découvre  des  bulles  (flg,  $7)  et  stries 
(fig.  38),  chez  les  fabricants  consciencieux,  il  est  rejeté. 


Les  bulles  d'air,  que  l'on  ne  peut  éviter  dans  la  fabrication 
des  grands  verres,  doivent  ne  pas  exister  dans  les  petits,  et 
en  particulier  dans  les  lentilles  de  microscope.  Cependant 
une  petite  bulle  serait  encore  moins  nuisible  que  les  strie* 
ou  fils  qni  proviennent  d'un  mauvais  mélange  des  matières 
vitrifiables  entre  elles.  Ces  défauts  donnent  aux  verres  dif- 
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férents  pouvoirs  réfringents,  et  il  est  facile  de  comprendre 
qu'il  est  impossible  d'obtenir  une  image  nette  avec  de  tels 
instruments. 

Si  la  substance  première  est  mal  faite,  on  peut  aussi  y 
découvrir  des  défauts  ayant  l'apparence  de  flocons  de 
neige,  et  appelés  pour  cette  raison,  des  neiges.  On  peut 
aussi  y  voir  des  particules  terreuses,  métalliques,  des 
taches  de  diverses  formes,  etc. 

Une  autre  qualité  que  doit  présenter  le  verre,  c'est  qu'il 
doit  être  dur  et  non  décomposable  à  l'air.  Lorsqu'il  rem- 
plit les  conditions  que  je  viens  d'énoncer,  l'opticien  le  juge 
bon  à  être  soumis  au  travail. 

Les  verres  destinés  aux  télescopes,  aux  grands  instru- 
ments ainsi  qu'aux  microscopes,  viennent  de  verreries 
spéciales,  sous  forme  de  disques  de  différents  diamètres  et 
d'épaisseurs  variées  ;  sur  les  côtés  des  disques  on  fait  des 
facettes  polies,  ce  qui  permet  d'examiner  la  qualité  des 
verres. 

Pour  les  petits  verres,  on  emploie  aussi  de  petits  dis- 
ques, mais  souvent  on  fait  scier  les  disques  en  tranches 
que  l'on  découpe  alors  en  morceaux  appropriés.  Ayant  un 
morceau  de  verre  d'une  épaisseur  trop  grande  pour  l'objet 
auquel  il  est  destiné,  il  arrive  souvent  qu'on  enlève  à  la 
pince,  sur  une  des  surfaces  et  par  écailles,  une  bonne 
quantité  de  verre,  afin  d'abréger  le  travail  :  cela  se  nomme 
fioner,  en  termes  de  métier. 

Le  verre  employé  en  optique  est  tantôt  du  crown-glass 
ou  du  flint-glass. 

Le  flint-glass  se  fabrique  à  diverses  densités,  suivant 
l'usage  auquel  on  le  destine.  Ainsi  il  y  a  des  flint  plus  ou 
moins  riches  en  plomb,  et  que  l'on  désigne  sous  le  nom  de 
flint  lourd  ou  léger.  Comme  on  le  sait,  le  flint  est  un  sili- 
cate de  potasse  et  de  plomb. 
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Voici  du  reste  une  analyse  du  Oint  le  plus  employé  : 

Silice 42,5 

Oxyde  de  plomb 43,5 

Potasse 11>7 

Alumine 1>8 

Chaux 0,5 

Acide  arsénique traces 

100,0 

Le  flint  pour  les  lentilles  a  une  densité  considérable  (flint 
de  Faraday),  il  est  malheureusement  très-altérable  ;  mais 
dans  l'état  actuel  de  la  science,  on  est  forcé  d'employer 
cette  substance  surtout  pour  les  forts  grossissements. 

Le  crown-glass  est  du  verre  ne  contenant  pas  de  plomb  ; 
c'est  du  silicate  de  potasse.  On  l'emploie  aussi  à  diverses 
densités.  Voici  une  des  compositions  le  plus  en  usage  : 

Sable  blanc 1 20  parties. 

Carbonate  de  potasse 35     — 

Carbonate  de  soude 20    — 

Craie 20    — 

Acide  arsénieux 1     — 

Que  l'on  se  serve  d'un  disque  épais,  d'une  plaque  de 
verre,  etc.,  il  faut  donner  une  courbure  au  verre  pour  le 
transformer  en  lentille  op  tique . 

La  courbure  s'obtient  en  usant  le  verre  avec  de  Pémeri 
mouillé  sur  des  calottes  ou  dans  des  bassins  de  cuivre. 
L'outil  représenté  (fig.  39)  se  nomme  le  bassin;  celui 
(fig.  40),  la  balle.  On  comprendra  tout  de  suite  que  le  bassin 
sert  à  faire  les  verres  bombés  ou  convexes,  et  la  balle  les 
verres  creux  ou  concaves. 

Chaque  outil  représente  un  rayon  de  courbure.  Pour 
faire  l'outil,  on  fait  d'abord  un  calibre  en  traçant  sur  une 
planche  de  cuivre  une  courbure  d'un  rayon  donné.  On  dé- 
coupe ensuite  et  l'on  obtient  deux  calibres,  l'un  concave, 
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l'autre  convexe,  qui  servent  à  fabriquer  le  bassin  ou  la 
balle.  Dans  les  ateliers  d'optique,  on  a  trois  ou  quatre  cents 


paires  d'outils,  ayant  des  courbures  depuis  vingt  pieds 
jusqu'à  1/5'  de  ligne.  Les  outils  sont  généralement  numé- 


rotés en  pouces  et  lignes;  dans  quelques   ateliers,   on 
les  marque  en  centimètres  cl  millimètres  C'est  à  l'aide  des 
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mathématiques  que  l'on  détermine  les  courbures  qui  con- 
viennent aux  verres,  suivant  l'usage  auquel  on  les  destine. 
L'outil,  muni  d'une  tige  à  vis,  se  fixe  sur  le  tour  dn 
/'op/icien,  soit  dans  un  écrou  fixe,  soit  sur  un  arbre  mo- 
bile qui  peut  se  mouvoir  cîrculairemcnt. 


Le  travail  à  l'outil  fixe  0]g.  Al)  se  pratique  pour  les 
verres  d'un  certain  diamètre.  Pour  les  petits  verres,  on  les 
travaille  sur  le  tour  (fig.  42).  Comme  le  représente  la 
figure  h'2,  le  tour  d'opticien  se  compose  d'une  table  so- 
lide que  l'on  construit  ordinairement  en  noyer.  Sur  la 
gauche  de  la  table  se  trouve  un  arbre  vertical,  maintenu 
dans  des  collets  et  terminé  par  une  pointe  qui  pivote  dans 
une  pièce  placée  ad  hoc.  A  cet  arbre  so  trouve  fixé  un 


32  NOTIONS  ÉLÉMENTAIRES 

volant,  et  à  son  extrémité  supérieure  une  pièce  de  fer 
placée  horizontalement  reçoit  une  poignée  de  bois. 

Sur  la  droite  du  tour  se  trouve  un  arbre  semblable  au 
précédent  et  muni  d'une  poulie.  Le  volant  et  la  poulie  sont 
réunis  par  une  corde  de  cuir.  L'arbre  à  poulie  reçoit  l'ou- 
til. En  faisant  mouvoir  l'arbre  de  gauche  sur  son  pivot,  on 
obtient  nécessairement  un  mouvement  circulaire  qui  en- 
traine l'outil.  Si  la  main,  maintenue  par  un  support,  pré- 
sente le  verre  à  la  surface  de  l'outil,  qui  lui-même  a  reçu 
un  corps  usant  (émeri),  on  se  rend  compte  des  effets  qui 
se  produisent. 

Nous  avons  dit  que  Témeri  était  le  corps  usant  employé 
pour  travailler  les  verres.  On  sait  que  l'émeri  est  du  corin- 
don granulaire  ferrifére,  ou,  en  d'autres  termes,  de  l'alu- 
mine à  l'état  de  corindon,  mêlée  d'oxyde  de  fer.  C'est  un 
corps  d'une  ténacité  excessive  ;  après  le  diamant,  c'est  un 
des  corps  les  plus  durs. 

Les  propriétés  de  l'émeri  ont  été  connues  depuis  bien 
longtemps;  on  l'exploitait  à  Naxos,  et  il  était  porté  comme 
lest  par  les  vaisseaux  qui  le  transportaient  à  Venise  et  à 
Jersey. 

On  trouve  de  l'émeri  en  France,  en  Chine,  au  Thibet, 
en  Suède,  en  Suisse,  à  Schwartzenberg,  en  Saxe,  etc. 

L'opticien  se  sert  de  l'émeri  à  différents  degrés  de 
finesse;  on  obtient  ces  divers  états  en  le  lavant.  On  met  de 
l'émeri  dans  de  grands  baquets  munis  de  robinets;  on 
ajoute  de  l'eau,  on  remue  le  mélange,  on  cesse  d'agiter, 
puis  on  reçoit  le  liquide  à  l'aide  d'un  robinet  ;  on  laisse 
déposer,  et  l'on  obtient  un  émeri  d'un  degré  de  finesse  en 
rapport  avec  le  temps  qui  s'est  passé  avant  de  laisser  écou- 
ler le  liquide.  Nécessairement,  plus  il  se  sera  écoulé  de 
temps,  plus  Témeri  sera  fin,  et  vice  versd. 

On  se  sert  généralement,  en  optique,  de  l'émeri  l/2e  mi- 
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nute  ou  gros,  de  l'émeri  1,  2,  5,  10,  30  et  60  minutes. 
Ces  derniers  sont  excessivement  fins,  et  servent  à  doucir 
les  verres,  comme  nous  l'expliquerons  plus  loin. 

Abordons  la  question  du  travail,  mais  disons  aupara- 
vant que  la  première  opération  que  l'on  fait  subir  aux 
verres  consiste  à  leur  donner  une  courbure  grossière,  se 
rapprochant  de  celle  qu'ils  doivent  avoir,  et  cela  en  le6 
us^nt  sur  une  balle  ou  dans  un  bassin  de  fonte  de  fer,  avec 
du  grés  tamisé  et  mouillé.  Le  verre  ainsi  ébauché  est  dit 
dégrossi.  L'opération  du  dégrossissage  se  fait  en  dehors 
de  l'atelier,  car  son  voisinage  peut  être  pernicieux  pour  le 
travail  des  verres. 

Le  verre  dégrossi,  et  qui  n'a  pas  la  courbure  désirée, 
est  passé  dans  un  outil  de  fer  d'une  courbure  se  rappro- 
chant de  celle  qu'il  doit  avoir.  Cette  opération  se  fait  sur 
le  tour,  et  l'on  emploie  pour  cela  les  émeris  1  et  2.  Le  verre 
est  alors  apprêté. 

On  se  sert  maintenant  de  l'outil  précis  de  cuivre,  et  Ton  y 
passe  le  verre  avec  l'émeri  5. 

Pour  employer  Témeri,  il  suffit  d'en  mettre  une  petite 
quantité  sur  l'outil,  de  jeter  quelques  gouttes  d'eau,  puis 
d'étaler  à  l'aide  du  verre  ;  on  frotte  ensuite  circulairement 
et  régulièrement.  L'effet  obtenu,  on  lave  le  verre  et  l'outil 
à  l'aide  d'une  éponge  imbibée  d'eau,  et  on  passe  à  d'autres 
opérations» 

Le  verre  apprêté  est  fixé  sur  un  petit  manche  de  liège 
nommé  molette.  La  molette  est  fixée  au  verre  à  l'aide  de 
mastic  de  poix  et  de  cendre  ramolli  par  la  chaleur.  De  cette 
façon^  on  le  tient  aisément  pour  lui  faire  subir  les  der- 
nières opérations,  qui  sont  les  plus  délicates. 

Dans  le  courant  des  opérations  ci-dessus  désignées,  on 
a  eu  soin  de  centrer  le  verre,  c'est-à-dire  qu'à  l'aide  dé 
certains  moyens,  on  a  fait  en  sorte  que  le  centre  de  chaque 
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courbure  corresponde  à  Taxe  principal.  Al'aide  du  compas, 
on. a  aussi  conservé  l'égalité  d'épaisseur.  Pour  les  verres 
très-précis,  on  emploie  à  cet  effet  des  machines  à  niveau 
d'une  construction  tout  à  fait  mathématique. 

Le  verre,  tenu  à  l'aide  de  sa  molette,  est  passé  circulai- 
rement  sur  l'outil,  avec  l'émeri  n°  10.  Cela  fini,  on  procède 
au  douci,  c'est-à-dire  à  l'application  du  dernier  émeri,  soit 
celui  30  ou  60.  L'outil  étant  réuni,  c'est-à-dire  la  balle  et 
le  bassin  étant  rodés  l'un  sur  l'autre  pour  éviter  les  défor- 
mations, on  prend  l'outil  utile  et  l'on  y  met  une  très-petite 
quantité  d'émeri  ;  on  ajoute  quelques  gouttes  d'eau,  puis 
on  étale  à  l'aide  d'un  morceau  de  glace  ordinaire  mis  à  la 
courbure  de  l'outil.  Ce  morceau  de  verre  reçoit  le  nom  de 
verre  d'épreuve,  car  il  permet  d'apprécier  si  le  moindre 
corps  étranger  existe  dans  le  mélange,  ce  qui  s'aperçoit 
îusément  par  le  contact.  L'émeri  étant  étalé,  on  dépose  le 
verre  sur  l'outil,  on  frotte  circulairement.  Au  bout  de 
quelque  temps,  le  mélange  devient  pâteux,  sec,  et  l'on  a 
de  la  peine  à  mouvoir  le  verre;  on  s'arrête,  on  lave  le 
[  verre,  on  passe  une  éponge  humide  à  la  circonférence  de 

l'outil,  on  mouille  légèrement  l'émeri,  on  repasse  le  verre 
comme  ci-dessus  :  le  verre  est  alors  douci  et  raffiné.  Afin 
d'enlever  l'émeri  et  le  métal  de  l'outil  qui  se  sont  attachés 
au  verre,  on  y  passe  une  petite  quantité  d'eau  acidulée  par 
l'acide  sulfurique  :  on  sait  alors  le  résultat  de  son  labeur. 
On  observe  la  surface  à  la  loupe,  et,  si  l'on  y  découvre  la 
1  jî  moindre  raie,  la  moindre  filandre,  il  faut  tout  recom- 

mencer. L'opération  du  douci  est  très-délicale  ;  le  moindre 
grain  de  poussière  qui  tombe  sur  l'outil  forme  des  raies, 
et  il  faut  alors  passer  le  verre  avec  des  cmeris  plus  gros, 
puis  doucir  de  nouveau.  Le  verre  douci  présente  une  dou- 
ceur de  grain  excessivement  grande  ;  il  est  alors  prêt  à 
subir  l'opération  du  polissage. 


i  i 
i 
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Les  grands  verres  se  polissent  sur  du  papier  enduit  de 
tripoli.  A  cet  effet,  on  colle  avec  de  l'empois,  sur  l'outil, 
un  disque  ou  une  bande  de  papier  fin,  on  fait  sécher;  on 
ponce  le  papier,  on  le  brosse,  on  y  étale  du  tripoli  fin; 
puis,  soit  en  frottant  le  verre  circulairement  (au  tour  ou 
à  la  main),  ou  à  l'aide  d'un  mouvement  de  va-et-vient 
(polissage  à  la  bande),  on  obtient  ce  poli  si  vif  que  tout  le 
monde  connaît. 

Pour  unir  les  verres  sur  les  bords,  on  se  sert  de  bar- 
rettes de  fer  fixées  sur  le  tour.  Dans  les  verres  achroma- 
tiques, on  unit  le  flint  au  crown  à  l'aide  d'une  résine  trans- 
parente. C'est  le  baume  du  Canada  dont  on  se  sert 
spécialement  pour  cet  usage. 

A  l'égard  du  polissage,  nous  ne  nous  arrêterons  pas  à 
l'emploi  du  drap  enduit  de  rouge,  car  ce  polissage  est  dé- 
fectueux, mais  nous  donnerons  quelques  détails  sur  la  fa- 
brication des  lentilles  de  microscope  et  sur  le  polissage. 

Nous  avons  vu  que  pour  travailler  les  verres,  on  les  te- 
nait à  l'aide  de  molettes  de  liège  :  ce  procédé  s'applique 
aux  verres  d'une  certaine  dimension;  mais,  pour  les  petites 
lentilles,  on  les  fixe  au  bout  de  tubes  de  verre  plein,  qui 
permettent  alors  de  faire  mouvoir  la  lentille  comme  on  le 
désire. 

S'il  s'agit  d'amener  un  morceau  de  verre  à  la  courbe, 
on  commence  par  l'user  sur  une  meule  de  grès  en  le  te- 
nant au  bout  d'un  tube  de  verre;  on  vérifie  à  l'aide  d'un 
calibre,  puis  on  passe  ensuite  le  verre  dans  l'outil. 

Si  un  flint  doit  être  plan  sur  l'une  des  surfaces  ou  lé- 
gèrement convexe  ou  concave,  on  prend  un  disque  pou- 
vant contenir  10  à  12  lentilles  ;  on  travaille  ce  disque,  puis 
on  découpe  ensuite:  il  ne  reste  plus  qu'à  faire  le  côté  con- 
cave destiné  à  recevoir  le  crown.  Dans  ce  dernier  cas,  il 
faut  travailler  séparément  chaque  petite  lentille. 


S6  MOTIONS  ÉLÉMENTAIRES  D' OPTIQUE. 

On  conçoit  qu'il  est  très-difficile  de  faire  des  lentilles 
qui  ont  1/5'  de  ligne  de  rayon  de  courbure  et  un  demi-mil- 
lième de  diamètre,  et  qu'il  faut  des  soins  infinis  pour  cette 
fabrication.  Les  procédés  pour  travailler  ces  petits  verres 
ont  été  perfectionnés  par  Charles  Chevalier  ;  ils  sont  au* 
jourd'hui  suivis  par  les  constructeurs  français  et  étran- 
gers. 

On  comprend  aisément  qu'il  ne  serait  pas  possible  de 
polir  de  si  petits  verres  sur  du  papier,  car  on  ne  pourrait 
fixer  ce  dernier  dans  l'outil  ;  du  reste,  le  polissage  au  papier 
ne  serait  pas  assez  vif. 

Pour  polir  les  lentilles,  on  met  dans  l'outil  ou  sur  Pou* 
til,  suivant  sa  nature,  une  petite  quantité  de  poix;  on 
chauffe,  puis  on  applique  l'outil  correspondant  de  façon  à 
former  la  courbe  ;  on  laisse  refroidir,  puis,  après  avoir 
placé  sur  le  polissoir  un  peu  de  potée  d'étain  (oxyde  d'é» 
tain)  porphy risée  et  humectée  d'eau,  on  passe  le  verre 
douci  de  la  même  façon  que  pour  l'émeri.  Au  bout  d'un 
certain  temps,  la  lentille  est  polie  ;  on  la  détache  en  chauf- 
fant légèrement  la  molette.  Il  ne  reste  plus  qu'à  nettoyer 
à  l'aide  d'essence  de  térébenthine  et  d'alcool. 

Suivant  l'idée  de  Charles  Chevalier,  les  lentilles  achro- 
matiques doivent  être  collées  avec  le  baume  du  Canada  ; 
une  fois  sèches  et  nettoyées,  il  faut  sertir  les  lentilles  dans 
leurs  montures  respectives.  C'est  là  une  opération  fort  dif- 
ficile, car  il  s'y  joint  des  procédés  de  centrage  dont  la  des* 
cription  n'intéresserait  pas  les  lecteurs. 

Les  constructeurs  savent  seuls  les  difficultés  de  faire  des 
séries  de  lentilles  (c'est  ainsi  qu'on  nomme  la  réunion 
de  trois  lentilles),  car  l'opticien  doit  en  réunir  souvent  des 
centaines  avant  d'arriver  à  obtenir  des  séries  parfaites. 
Les  personnes  qui  se  servent  du  microscope  ne  savent  pas 
quelle  fatigue  cause  cet  assemblage,  et  Combien  il  faut  de 
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patience.  Ceux  qui  s'occupent  de  cette  partie  délicate  de 
l'optique  savent  seuls  la  peine  que  cela  cause. 

En  traitant  du  microscope  composé,  nous  décrirons  les 
différents  systèmes  de  séries  de  lentilles  ;  en  un  mot,  les 
différentes  combinaisons  employées  pour  former  Y  objectif 
du  microscope. 

CHAPITRE  II. 

DU  MICROSCOPE. 

On  désigne  sous  le  nom  de  microscope  (1)  un  instru» 
ment  d'optique  destiné  à  grossir  ou  à  amplifier  les  objets. 

Il  y  a  deux  espèces  de  microscopes  :  le  simple  et  le 
composé. 

Comme  ces  deux  instruments  s'emploient  dans  des  cas 
différents,  nous  allons  en  donner  la  description  en  signa- 
lant les  avantages  particuliers  à  chacun  d'eux,  et  en  indi- 
quant les  différentes  formes  qu'on  leur  donne,  suivant 
l'usage  auquel  on  les  destine. 

Du  microscope  «impie. 

Le  microscope  simple  se  compose  ordinairement  d'une 
seule  lentille,  ou  d'une  combinaison  de  lentilles,  agissant 
immédiatement  sur  les  rayons  lumineux,  ou,  en  d'autres 
termes,  grossissant  les  objets,  et  transmettant  directement 
à  l'œil  l'image  amplifiée. 

Expliquons  par  la  théorie  comment  cet  effet  se  produit, 
et  nous  verrons  qu'à  l'aide  du  microscope  simple,  nous  ne 
jugeons  du  grossissement  d'un  objet  que  parce  que  ce  der- 

(l)  Lô  mot  microscope  eftt  formé  de  deux  mots  gtecs  :  (iixpo;,  petit,  et 
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nier  est  vu  par  l'instrument  sous  un  angle  beaucoup  plus 
grand  qu'à  la  vue  simple,  quoique  avec  la  même  netteté 
et  à  la  même  distance  où  nous  le  placerions  pour  l'aperce- 
voir distinctement. 

Ainsi,  soit  un  petit  objet  ab  (fig.  ai).  Pour  être  vu  d'une 
manière  distincte,  cet  objet  aurait  besoin  d'être  placé  près 
de  l'œil,  afin  que  la  lumière  qu'il  envoie  puisse  produire 
une  impression  sensible  sur  la  rétine  ;  mais  alors  les 
rayons  qu'il  émane  étant  très-divisés,  leur  réunion  ne 
peut  s'opérer,  et  la  vision  n'est  pas  distincte.  En  plaçant 
alors  une  lentille  convexe  oo  entre  l'objet  et  l'œil,  les 
rayons  émanés  sont  ramenés  à  un  degré  de  divergence  tel, 
que  l'objet  est  perçu  avec  netteté,  et,  de  plus,  l'observa- 
teur, recevant  la  lumière  sous  la  même  inclinaison  sous  la- 
quelle elle  lui  arriverait  d'un  objet  placé  en  db\  distance 
ordinaire  de  la  vision,  croira  voir  l'objet  en  db\ 


h 


Fie.  43. 

D'après  ce  qui  vient  d'être  énoncé,  il  est  facile  de  con- 
cevoir que  plus  la  lentille  aura  la  propriété  de  faire  con- 
verger les  rayons,  ce  qui  arrivera  lorsque  nous  aug- 
menterons sa  courbure,  plus  alors  nous  aurons  l'objet 
agrandi. 

Quoique  toujours  construit  sur  le  même  principe,  1p 
microscope  simple  peut  subir  de  nombreuses  modifications 
dans  sa  forme  ot  sa  disposition,  suivant  qu'il  est  destiné  à 
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faire  un  examen  général  et  passager  des  objets,  ou  qu'il 
doit  servir  a  observer  d'une  manière  complète  et  suivie. 

Dans  le  premier  cas,  on  lui  applique  généralement  le 
nom  de  loupe.  L'instrument  se  tient  ordinairement  à  la 
main,  et  se  compose  d'une  ou  de  plusieurs  lentilles  con- 
vergentes disposées  et  maintenues  dans  une  monture 
appropriée. 

Dans  le  second  cas,  l'instrument,  ayant  une  destination 
beaucoup  plus  étendue,  se  compose  d'un  support  muni 
d'un  spéculum  ou  miroir  et  de  divers  accessoires.  Les 
loupes  ou  lentilles  que  Ton  emploie  sont  construites  d'une 
façon  particulière,  et  se  nomment  doublets.  L'instrument 
ainsi  disposé  porte  le  nom  de  loupe  montée  ou  de  micros- 
cope simple. 

Comme  nous  venons  de  le  voir,  on  applique  plus  parti- 
culièrement le  nom  de  microscope  simple  à  l'instrument 
agencé  pour  les  observations  complètes,  bien  que  toute 
loupe  soit  un  microscope  simple,  depuis  le  globe  de  verre 
rempli  d'eau  jusqu'aux  doublets  les  plus  parfaits  employés 
aujourd'hui  ;  tous  ces  différents  systèmes  de  verres  s'accor- 
dant  avec  la  théorie  énoncée  ail  commencement  de  ce 
chapitre. 

11  nous  reste  maintenant  à  développer  ce  que  nous  n'a- 
vons que  jusqu'alors  indiqué. 

Occupons-nous  d'abord  des  différentes  espèces  de  loupes 
et  de  la  manière  d'en  faire  usage. 

La  loupe  de  la  plus  simple  construction,  employée  poui 
l'observation. générale,  se  compose  d'une  lentille  bicon- 
vexe enchâssée  dans  une  monture  à  recouvrement  ;  elle  est 
d'un  usage  assez  fréquent,  mais  on  emploie  plus  généra- 
lement, en  histoire  naturelle,  deux  ou  trois  loupes  réunies 
dans  la  même  monture,  afin  d'avoir  des  grossissements  de 
différents  pouvoirs. 
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Lorsqu'on  emploie  ensemble  deux  loupes  biconvexes, 
on  peut  les  fixer  aux  deux  extrémités  d'une  monture  appro- 
priée (fig.  hh).  De  cette  façon,  l'instrument 
porte  le  nom  de  Inupuà  deux  bouts.  On  peut 
aussi  les  placer  dans  une  monture  qui  per- 
met de  les  superposer;  on  a  alors  l'avantage 
d'augmenter  la  s^rie  des  grossissements  q 
l'on  obtenait  en  employant  séparément  cha- 
que lentille,  auxquelles,  dans  ce  cas,  > 
donne  généralement  la  forme  piano-convexe, 
comme  étant  préférable  à  celle  biconvexe. 
C'est  ainsi  que  sont  construites  les  b 
et  les  irilojtpes  (fig.  tib  et  Afl). 

Afin  d'obtenir  plus  de  netteté,  on  intercale 
souvent  entre  les  loupes  dos  diaphragmes 
d'une  ouverture  appropriée. 

Il  est  excessivement  important   que  les 
loupes  que  je  viens  de  citer  soient  bien 
construites,  pour  obtenir  un  effet  désirable.  Le  verre  em- 


ployé doit  être  parfaitement  limpide  et  exempt  de  bulles  et 
de  stries;  la  monture,  qui  se  fait  ordinairement  de  corne, 
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doit  être  légère  et  organisée  de  façon  à  protéger  les  verres 
du  contact  des  objets  extérieurs. 

Pour  en  faire  usage,  il  suffit  de  les  tenir  près  de  l'œil 
avec  la  main  droite,  tandis  que  la  gauche  tient  l'objet 
qu'elle  approche  ou  qu'elle  éloigne,  afin  de  mettre  au 
foyer,  et  qu'elle  fait  mouvoir  dans  toutes  les  positions, 
afin  d'en  étudier  exactement  la  structure. 

Ces  loupes  sont  excessivement  utiles,  pour  avoir  une 
idée  générale  des  objets,  en  entomologie,  en  botani- 
que, en  minéralogie,  pour  déterminer  les  caractères  spé- 
cifiques des  insectes,  des  plantes,  les  formes  des  petits 
cristaux.  Elles  sont  indispensables  pour  les  personnes  qui 
s'occupent  d'histoire  naturelle,  et  qui  doivent  toujours  por- 
ter sur  elles  un  de  ces  petits  instruments. 

La  loupe  rodée  de  Brewster,  dite  de  Coddington,  repré- 
sentée figure  47,  est  aussi  une  des  loupes  les  plus  par- 
faites et  les  plus  précieuses  pour  les  personnes  qui  s'occu- 


Fig.  47. 

pent  d'histoire  naturelle.  Elle  6e  compose  d'un  cylindre  de 
verre  pris  dans  une  sphérô  ;  le  milieu  du  cylindre  est  rodé 
de  manière  à  former  diaphragme  (fig.  47).  La  monture 
qui  tient  la  loupe  se  fait  d'argent  ou  de  raaillechort  et  avec 
ou  sans  recouvrement. 
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Les  avantages  que  présente  cette  construction  sont 
nombreux  et  incontestables  :  le  petit  volume  de  l'instru- 
ment, son  grossissement  considérable  (30  fois),  la  net- 
teté avec  laquelle  il  permet  de  voir  les  objets,  la  facilité 
de  s'en  servir,  le  rendent  applicable  à  une  foule  d'obser- 
vations sur  les  corps  transparents  ou  opaques  de  petit 
volume. 

Cette  loupe  sert  aux  mêmes  usages  et  s'emploie  de  la 
même  manière  que  celles  précédemment  citées  ;  on  peut 
la  tenir  dans  toutes  les  positions,  l'objet  sera  toujours  vu 
avec  netteté,  l'axe  visuel  ne  pouvant  passer  que  par  le 
centre  de  la  sphère. 

On  construit  des  loupes  de.  Brewster  de  différents  dia- 
mètres et  pouvoirs.  Quelques  anatomistes  l'emploient  pour 
leurs  dissections,  mais  la  loupe  biachromatique  et  les 
doublets  sont  bien  préférables. 

Une  autre  loupe  employée  pour  l'examen  des  corps 
transparents  est  celle  de  lord  Stanhope.  Elle  se  compose 
d'un  cylindre  de  verre,  dont  l'une  des  surfaces,  la  plus 
plate,  est  au  foyer  de  l'autre.  Le  petit  cylindre  est  maintenu 
dans  une  monture  d'argent  munie  d'un  anneau  qui  permet 
de  tenir  commodément  l'instrument. 

La  manière  de  s'en  servir  est  excessivement  simple  :  il 
suffit  d'appliquer  sur  la  surface  la  plus  plate  un  corps  trans- 
parent, tel  que  des  écailles  de  papillon,  des  pollens,  et  de 
placer  l'œil  près  de  l'autre  surface.  En  dirigeant  alors  l'in- 
strument sur  le  ciel  ou  sur  un  corps  éclairé,  on  aperçoit 
l'objet  amplifié. 

L'instrument  est  d'un  Irès-petil  volume  et  donne  de 
fortes  amplifications,  environ  40  fois  en  diamètre,  mais  il 
existe  dans  cette  construction  des  défauts  qui  l'empêchent 
de.  devenir  d'un  usage  général.  En  effet,  les  deux  surfaces 
du  cylindre,  la  plus  bombée  faisant  l'office  de  loupe  et  la 
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plus  plate  celui  de  porte-objet,  sont  fixes,  de  sorte  que 
l'instrument  ne  peut  s'approprier  à  tous  les  genres  de 
vues.  Outre  ce  grave  inconvénient,  il  existe  celui  de  ne 
pouvoir  observer  que  des  corps  transparents.  Malgré  cela, 
lorsque  la  lentille  Stanhope  est  appropriée  à  la  vue  de  la  • 
personne  qui  l'emploie,  on  peut  encore,  avec  ce  petit 
instrument,  observer  quelques-unes  des  merveilles  que  la 
nature  prodigue  à  chaque  pas. 

On  construit  aussi  des  lentilles  Stanhope  donnant  de 
plus  fortes  amplifications  que  la  précédente,  et  qui  sont 
munies  d'un  écran  et  d'un  tube  pour  diriger  la  lumière. 
On  emploie  ordinairement  la  première  construction. 

Ces  deux  loupes  ont  été  importées  d'Angleterre  par 
Charles  Chevalier,  en  1838. 

La  loupe  dite  compte-fils,  généralement  employée  dans 
le  commerce,  se  compose  d'une  simple  loupe  biconvexe 
enchâssée  dans  une  monture  de  cuivre,  laquelle  monture 
porte  à  son  extrémité  une  petite  plaque  percée  d'une  ou- 
verture d'une  grandeur  déterminée  (1). 

Ce  petit  instrument,  d'un  usage  si  répandu,  se  construit 
de  deux  manières  :  soit  cylindrique,  dans  ce  cas  il  se  ren- 
ferme dans  un  petit  étui  ;  soit  à  charnières,  pour  mettre 
dans  la  poche.  Dans  la  première  construction,  la  lentille 
est  maintenue  dans  une  pièce  capable  de  se  visser  ou  de  se 
dévisser;  et  dans  la  seconde,  la  charnière  adaptée  à  la 
pièce  qui  tient  la  loupe  permet  de  mettre  parfaitement  au 
point  de  vue. 

Pour  s'en  servir,  il  suffit  de  placer  la  petite  plaque  sur 
une  étoffe  et  d'appliquer  l'œil  près  de  la  lentille.  Ayant 

(1)  On  construit  aussi  des  compte-fils  dont  la  plaque  inférieure  est  per- 
cée de  deux  ouvertures  de  grandeurs  différentes.  On  peut  aussi  faire  d'ex- 
cellents compte  fils,  soit  à  un  seul  verre,  ou  à  deux  verres  achromatiques. 
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ajusté  le  point  de  vue,  on  aperçoit ,  amplifiés,  les  fils 
compris  dans  le  petit  espace,  et  il  devient  facile  d'en  con- 
naître le  nombre.  On  donne  ordinairement  à  la  petite  ou- 
verture 5  à  6  millimètres. 

.  Une  autre  loupe,  employée  particulièrement  pour  l'exa- 
men des  soieries,  se  compose  de  deux  loupes  biconvexes, 
placées  à  distance  dans  une  monture  qui  se  visse  dans  une 
bague  de  cuivre  portant  trois  petits  supports.  L'instrument 
étant  placé  sur  une  étoffe  et  l'œil  étant  appliqué  près  de 
la  loupe,  il  suffit,  pour  mettre  au  point  de  vue,  de  visser 
ou  de  dévisser  la  pièce  portant  les  lentilles.  Cette  loupe  se 
nomme  généralement  loupe  à  réchaud. 

Le  microscope  dit  à  graines  est  fort  attrayant  pour  les 
enfants,  car  il  permet  d'observer,  amplifiés,  des  insectes 
vivants.  Sa  construction  est  fort  simple.  Un  cylindre  de 
verre  est  maintenu  dans  une  petite  cage  de  cuivre  ;  à  la 
partie  supérieure  de  cette  dernière  ,  se  trouve  une  loupe 
biconvexe ,  maintenue  dans  une  pièce  capable  de  se  visser 
ou  de  se  dévisser  pour  mettre  au  foyer  ;  à  la  partie  infé- 
rieure ,  deux  petites  plaques  de  glace  forment  le  fond  de 
l'instrument.  Le  tout  se  visse  sur  un  petit  cylindre  de 
cuivre  qui  sert  de  pied,  et  dans  lequel  on  renferme  l'ap- 
pareil, afin  de  le  protéger.  La  manière  d'en  faire  usage 
est  très-simple  :  ayant  dévissé  la  pièce  tenant  la  loupe, 
on  introduit  l'objet  dans  la  petite  cage;  ayant  remis 
tout  en  place,  il  ne  reste  plus  qu'à  mettre  au  point  et  à 
observer. 

On  peut  encore  examiner  des  corps  par  transparence, 
en  les  plaçant  entre  les  deux  lames  de  glace  dont  j'ai  parlé; 
on  retire  l'instrument  du  tube  qui  lui  sert  de  pied,  et  on 
le  dirige  vers  un  objet  éclairé  :  on  a  donc  de  la  sorte  un 
instrument  pour  les  corps  opaques  et  les  corps  transpa- 
rents. 
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Le  microscope  à  main,  pour  les  corps  transparente,  se 
compose  d'un  petit  cylindre  de  cuivre  fixé  sur  une  tige  de 
cuivre  munie  d'un  manche.  A  l'une  des  extrémités  du 
cylindre,  tenant  à  la  tige,  se  trouve  une  loupe  biconvexe, 
maintenue  par  une  petite  pièce  de  cuivre  percée  d'une 
ouverture  formant  diaphragme;  à  l'autre  extrémité,  se 
visse  une  petite  pièce  tenant  deux  petits  disques  de  glace, 
entre  lesquels  on  met  l'objet  que  l'on  veut  observer.  Pour 
en  faire  usage ,  il  suffit  de  diriger  l'instrument  vers  un 
endroit  éclairé  ,  ayant  appliqué  l'œil  prés  de  la  lentille  ; 
il  ne  reste  plus  qu'à  mettre  au  point,  ce  qui  s'obtient  en 
vissant  ou  en  dévissant  la  pièce  tenant  les  deux  petits  disques 
de  glace  entre  lesquels  se  place  l'objet. 

Ce  petit  instrument  est  fort  agréable;  on  peut  y 
observer  avec  facilité  des  écailles  de  papillon ,  de  pe- 
tite» plantes  aquatiques,  des  infusoires ,  les  vibrions  du 
vinaigre,  etc.,  etc. 

C'est  dans  ce  genre  qu'étaient  construits  les  microscopes 
de  quelques-uns  des  anciens  observateurs,  ainsi  que  nous 
le  verrons  plus  loin. 

On  peut  Taire  d'excellents  instruments  de  ce  genre  en 
employant  les  doublets  perfectionnés  et  en  modifiant  la 
monture.  Ces  petits  instruments  peuvent  rendre  de  grands 
services  aux  naturalistes,  pour  l'examen  général  de  cer» 
tains  objets» 

Les  microscopes  que  Wilson  construisit  en  1702,  étaient 
des  microscopes  à  main  ;  ils  avaient  plusieurs  lentilles  de 
rechange,  et  la  monture  était  construite  d'une  façon  fort 
ingénieuse.  Le  microscope  de  Wilson ,  muni  de  doublets, 
deviendrait  un  instrument  parfait. 

Etl  construisant  tin  instrument  semblable  avec  miroir 
concave*  on  obtient  le  microscope  à  main  pour  les  objets 
opaques. 
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La  loupe  employée  par  les  graveurs  et  les  horlogers, 
pour  leurs  travaux  délicats,  est  représentée  figure  48.  Elle 

se  compose  ordinairement  d'une  simple 

loupe   biconvexe    maintenue   dans   une 

monture  de  corne. 

Cette  loupe,  dont  l'usage  est  journa- 

Fig.  as.  lier ,  est  souvent  employée  en  histoire 

naturelle,  pour  faire  des  dissections  sur  les  corps  un  peu 

volumineux. 

L'usage  auquel  on  la  destine  ne  permet  pas  de  rem- 
ployer en  la  tenant  à  la  main  ;  il  faut  la  monter  sur  un 
support,  dont  je  donnerai  plus  loin  la  description,  et  qui 
a  reçu  à  juste  titre  le  nom  de  porte-loupe. 

Les  horlogers  et  les  graveurs  ont  une  telle  habitude  de 
se  servir  de  la  loupe,  qu'ils  la  tiennent  près  de  l'œil,  et,  par 
ce  moyen,  se  passent  de  supports,  tout  en  gardant  leurs 
mains  libres;  mais  cet  expédient,  très-fatigant,  devient 
impraticable  lorsqu'il  s'agit  de  faire  des  dissections,  et 
dans  l'un  et  l'autre  cas  le  porte-loupe  est  préférable. 

La  loupe  biconvexe,  employée  pour  les  divers  usages 
ci-dessus  mentionnés,  grossit  ordinairement  de  3  à  5  fois. 
Ce  grossissement  ne  doit  pas  être  dépassé,  car  si  l'on 
employait  des  pouvoirs  plus  considérables,  la  lentille  se 
rapprochant  de  l'objet,  et  son  diamètre  diminuant  en 
raison  de  son  foyer,  non-seulement  le  champ  devien- 
drait trop  limité,  mais  l'espace  compris  entre  la  lentille  et 
l'objet  deviendrait  infiniment  trop  petit  pour  permettre 
aux  mains  de  diriger  les  instruments  que  Ton  emploie. 

Du  reste,  on  ne  se  sert  de  la  loupe  à  faibles  pouvoirs 
que  pour  les  objets  d'un  certain  volume,  et  pour  lesquels 
de  fortes  amplifications  ne  seraient  pas  en  rapport  avec  le 
but  qu'on  se  propose. 

La  loupe  biconvexe  dont  je  viens  de  parler  a  de  graves 
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défauts,  qui  résultent  de  sa  forme,  et  qu'il  est  important 
de  connaître.  Toutes  les  personnes  qui  en  font  usage 
savent  fort  bien  que  l'objet  qu'on  examine  avec  elle 
n'est  perçu  avec  netteté  que  par  la  partie  centrale  de  la 
lentille,  et  qu'à  mesure  que  la  vue  se  rapproche  des  bords, 
les  objets  deviennent  troubles ,  plus  ou  moins  en  rapport 
avec  les  courbures  données  à  la  loupe  ;  de  plus,  on  re- 
marque autour  des  objets  les  couleurs  de  l'iris.  Ces  graves 
défauts  tiennent,  d'une  part,  à  l'aberration  de  sphéricité, 
et  de  l'autre  au  manque  d'achromatisme. 

D'après  ce  que  je  viens  de  dire  ,  il  est  facile  de  conce- 
voir que  les  observations  que  l'on  peut  faire  avec  la 
loupe  biconvexe  fatiguent  considérablement  l'organe  de 
la  vue  ;  le  tiraillement  des  objets  résultant  de. l'aberration, 
les  couleurs  provenant  du  manque  d'achromatisme,  sont 
autant  de  causes  qui  viennent  entraver  l'observateur  dans 
ses  recherches  :  delà,  la  nécessité  d'avoir  un  instrument  qui 
permette  de  distinguer  les  objets  avec  égale  netteté,  sans 
couleurs,  sans  fatigue,  et  pendant  un  temps  assez  long. 

Une  loupe  dont  on  fait  souvent  usage,  en  remplacement 
de  celle  biconvexe,  se  compose  de  deux  lentilles  piano- 
convexes,  dont  les  convexités  se  regardent. 

Cette  construction,  improprement  appelée  achroma- 
tique, est  de  beaucoup  préférable  à  la  précédente;  cepen- 
dant elle  ne  concilie  pas  encore  tous  les  avantages  qu'on 
doit  exiger. 

On  peut  faire  aussi  des  loupes  for- 
mées d'un  seul  verre  achromatique 
piano-convexe.  Cette  construction  est 
déjà  préférable  à  celles  indiquées. 

La  figure  49  représente  une  loupe  Fie.  A9. 

achromatique  double  :  c'est  à  cette  construction  que  je 
donne  la  préférence,  comme  étant  la  plus  parfaite  de  toutes. 
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Quelques  mots  suffiront  pour  la  décrire  et  pour  faire 
comprendre  toute  l'importance  qu'on  doit  y  attacher. 

La  loupe  que  je  viens  de  citer  est  formée  de  deux  verres 
achromatiques  piano-convexes  de  diamètres  inégaux,  le 
plus  grand  des  deux  verres  faisant  face  à  l'objet. 

Les  deux  verres  sont  maintenus  dans  une  monture 
de  cuivre  ou  de  corne,  et  placés  de  manière  que  leurs 
convexités  se  regardent;  ladite  monture  est  susceptible 
de  se  diviser,  afin  d'isoler  les  lentilles  lorsqu'on  veut  les 
nettoyer. 

Cette  disposition  est,  sans  contredit,  la  plus  parfaite  de 
toutes,  car  elle  permet  d'obtenir  un  achromatisme  parfait 
et  de  faire  disparaître  l'aberration  de  sphéricité. 

En  effet,  cette  loupe  est  achromatique,  parce  qu'elle  est 
formée  de  deux  verres  séparément  achromatiques;  de 
plus,  elle  est  exempte  d'aberration  de  sphéricité,  car  les 
deux  verres  que  Ton  emploie  étant  eux-mêmes  formés 
chacun  de  deux  lentilles,  conséquence  de  l'achromatisme, 
il  en  résulte  qu'en  donnant  à  ces  divers  verres  des  cour- 
bures fort  peu  prononcées,  on  arrive,  par  leur  réunion,  à 
produire  le  même  effet  qu'avec  des  loupes  dont  les  cour- 
bures seraient  plus  fortes,  sans  avoir  les  graves  défauts 
particuliers  à  ces  dernières. 

D'après  ce  que  nous  venons  de  voir,  il  est  facile  de  se 
rendre  compte  de  l'utilité  de  cet  instrument.  Aussi  je  ne 
saurais  trop  insister  sur  son  emploi  ;  car,  avec  cette  loupe 
ainsi  disposée,  on  peut  continuer  des  observations  pendant 
des  heures  entières,  sans  éprouver  la  moindre  fatigue  de 
l'organe  visuel,  ce  qui  n'arrive  pas  avec  les  autres.  Je  crois 
donc  rendre  service  à  toutes  les  personnes  qui  ont  besoin 
d'amplifier  les  objets,  en  leur  conseillant  de  se  servir  de  la 
loupe  achromatique  double,  telle  que  je  viens  de  la  décrire  : 
elles  y  trouveront  des  avantages  réels  sur  celles  ordinaire- 
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ment  employées.  Pour  l'histoire  naturelle,  la  gravure, 
l'horlogerie,  celle  loupe  est  indispensable. 

Ainsi  que  je  l'ai  dit,  les  loupes  que  je  viens  de  citer  ont 
besoin,  pour  l'usage  auquel  on  les  destine,  d'être  mainte- 
nues sur  un  support  approprie,  auquel  on  a  donné  le  nom 
de  porte- loupe.  Occupons-nous  donc  de  la  construction  do 
ce  support. 

Le  porte-loupe  le  plus  généralement  employé  est  celui 
dont  se  servent  les  horlogers  et  les  graveurs  (lig.  50).  H 
se  compose  d'un  pied  sur  lequel  se  visse  une  tige  d'acier; 


Fie.  50. 


sur  celle  dernière  glisse  à  frottement  une  pièce  de  cuivre 
munie  d'un  ressort  qui  empêche  la  pièce  de  retomber 
quand  on  l'a  amenée  au  point  désirable;  à  celte  pièce  est 
fixée  une  tige  qui  en  reçoit  une  autre  qui  se  meut  à  frotte- 
ment. À  l'extrémité  de  cette  dernière  se  trouve  une  double 

AHTIllR  CHEVALIER.  4 
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coquille  dans  laquelle  se  meut  une  boule  portant  une  pince 
où  peuvent  se  placer  les  différentes  loupes. 

On  voit  que  ce  porte-loupe  a  la  stabilité  convenable.  La 
loupe,  étant  fixée  par  la  pince  qui  se  trouve  h  l'extrémité 
de  la  branche,  peut  aisément  être  levée  ou  baissée  au 
moyen  de  la  pièce  à  ressort,  sans  aucune  déviation  possi- 
ble, de  sorte  qu'il  est  très-facile  de  mettre  au  point  de  vue; 
la  boule,  convenablement  disposée,  permet  encore  de  faire 
mouvoir  la  loupe  et  de  la  diriger  sur  les  différents  points 
de  l'objet. 

Si  Ton  tient  à  avoir  un  appareil  plus  simple,  on  pourra 
se  servir  d'une  loupe  sur  pied,  telle  que  celle  qui  convient 
pour  éclairer  les  objets  opaques  (flg.  51). 


Fig.  51. 


On  peut  à  la  rigueur  se  servir  de  cet  instrument  pour 
les  dissections. 

La  même  loupe  munie  d'un  engrenage  (fig.  52)  est  en- 
core plus  commode.  Cependant  le  porte-loupe  des  horlo- 
gers vaut  mieux  que  les  deux  instruments  précédents.  Si 
Ton  adapte  un  engrenage  au  support  représenté  figure  50, 
on  lui  donne  une  précision  fort  utile  dans  certains  cas. 

Le  porte-loupe  de  Charles  Chevalier  est  représenté 
figure  53.  Il  se  compose  d'un  pied  solide  muni  d'une  lige 
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d'acier  sur  laquelle  glisse  une  presse  à  ressort;  les  articu- 
lations verticales  donnent  une  grande  stabilité.  Les  loupes 


I'V  52 


se  placent  à  volonté  dans  un  tube  fendu  qui  se  trouve  à 


"%^'^^mS^f^-  ^~  F,G- 53- 

l'extrémité  des  articulations.  Une  boule  à  pince  donne  tous 
les  mouvements  à  la  loupe. 
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Le  porte-ioujje  de  Strauss,  représenté  ligure  54,  est  un 
des  plus  précis.  Sur  un  pied  solide  A  se  fixent  les  deux  mon- 


I-ifi.  54. 

tantsB.C,  à  l'aide  des  boutons  L,  M.  LemontanlBesl  muni 
d'une  charnière  à  boule  D.  lt  existe  de  semblables  char- 
nières en  N,  G,  tl,  I.  La  lige  E  porte  un  engrenage  rjtii  se 
meut  à  l'aide  du  boulon  F,  de  sorte  que,  par  cet  ensemble 
de  charnières  et  du  boulon  F,  la  loupe  K  monte  et  descend 
parallèlement  pour  la  mise  nu  point.  La  loupe  est  mobile 
cl  se  remplace  ù  volonté.  Ce  porle-loupo  a  l'avantage  de 
50  démonter  du  pied  ;  mais  son  principal  mérite  consiste 
dans  la  facililéavec  laquelle  on  peut  disséquer  sur  de  larges 
surfaces  sans  cire  gêné,  la  loupe  se  Irouvant  très-loin  du 
pied.  En  résumé,  le  porlc-loupc  de  Slrauss  est  un  instru- 
ment d'une  milité  incontestable.  M.  Deshayes,  savant  na- 
turaliste, l'a  modifié  en  ce  sens  que  la  lige  E  glisse  à 
frottement  sur  le  montant  B,  et  que  l'engrenage  se  trouve 
supprimé.  On  comprend,  du  reste,  que  le  porlc-loupc 
peut  se  modifier  de  beaucoup  de  manières,  et  qu'il  est 
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facile  de  créer  de  nouveaux  modèles.  Ceux  que  nous 
avons  décrits  renferment  tous  les  éléments  de  précision  et 
d'utilité. 

Maintenant  que  nous  avons  passé  en  revue  les  différen- 
tes espèces  de  loupes  et  leurs  supports,  occupons-nous  du 
microscope  simple,  tel  qu'il  est  employé  aujourd'hui  pour 
l'histoire  naturelle. 

Mais,  avant  d'en  donner  la  description,  disons  quelques 
mots  sur  la  partie  historique  de  l'instrument. 

L'origine  du  microscope  simple  remonte  aux  premiers 
siècles.  Une  sphère  creuse  et  remplie  d'eau  fut  le  premier 
instrument  de  ce  genre.  Pline,  Sénèque,  Plutarque,  en 
parlent  dans  leurs  ouvrages.  On  parvint  ensuite  à  travailler 
les  lentilles;  la  forme  première  qu'on  leur  donna  fut  celle 
biconvexe.  L'époque  de  celte  construction  est  difficile  h 
déterminer.  Cependant,  d'après  le  savant  François  Redi, 
on  peut  la  reporter  au  xiue  ou  au  xivc  siècle,  entre  1280 
et  1311  ;  car  c'est  dans  cet  intervalle  que  surgit  l'invention 
des  lunettes  à  lire.  Ce  furent  deux  Italiens,  Eustachio  Divini 
a  Rome,  et  Campani  à  Bologne,  qui  excellèrent  les  premiers 
dans  l'art  de  travailler  les  verres.  Hartsoeker  nous  apprend 
qu'en  l'année  1666,  il  se  forma  un  excellent  microscope 
dont  la  partie  optique  consistait  en  un  petit  globule  do 
verre  fondu. 

C'est  en  badinant  à  la  flamme  d'une  chandelle  avec  un 
fil  de  verre,  qu'il  remarqua  que  l'extrémité  de  ce  fil  s'arron- 
dissait ;  et  comme  il  savait  que  les  sphères  amplifiaient  les 
objets,  en  maintenant  entre  deux  petites  plaques  de  plomb 
le  petit  globule  formé,  il  eut  tout  de  suite  un  microscope. 

Le  savant  le  Baillif  excellait  dans  la  fabrication  de  ces 
petits  globules.  Charles  Chevalier  a  publié,  dans  son 
Manuel  du  micrographe,  le  mémoire  que  ce  savant  a  écrit 
sur  ce  sujet. 


bà  du  microscope. 

Le  microscope  à  lentille  biconvexe  fut  alors  employé 
avec  succès;  car  les  belles  observations  qui  ont  immorta- 
lisé les  Leuwenhoeck.  les  Swammerdam,  les  Lyonnet,  ont 
été  faites  à  l'aide  de  cet  instrument. 

Les  instruments  de  ce  genre  datant  de  cette  époque  se 
tenaient  à  la  main.  Ce  n'est  que  plus  tard  qu'on  imagina 
de  fixer  l'instrument  sur  un  support  stable. 

La  lentille  biconvexe  parait  être  la  première  lentille 
travaillée  par  l'opticien.  Les  microscopes  simples  de  Wil- 
son,  vers  1702,  de  Joblot,  en  1710  (fig-.  55),  et  ceux  de 


CulT,  munis  de  cette  lentille,  furent  les  instruments  les 
plus  employés.  Le  microscope  de  Cuff  se  trouve  décrit 
dans  X Histoire  des  Coral/incs,  publiée  par  Ellisen  175(5. 
Cet  instrument,  muni  d'un  support,  est  employé  encore 
aujourd'hui;  seulement,  au  lieu  de  dire  microscope  de 
Cuir,  on  dit  microscope  de  Raspail.  Vraiment,  on  ne  com- 
prend pas  pourquoi  cette  substitution  de  nom.  On  doit 


DU   MICROSCOPE.  55 

donc  appeler  microscope  de  Guff,  le  microscope  simple 
ordinaire,  muni  de  lentilles  uniques  biconvexes. 

La  figure  60  représente  cet  instrument.  A  est  la  lentille 
biconvexe,  et  C,  le  doublet  que  nous  décrirons  plus  loin. 


\T 


On  est  étonné  de  voir  la  quantité  de  belles  observa- 
tions faites  à  l'aide  du  microscope  à  lentille  biconvexe, 
malgré  toute  son  imperfection,  car  le  verre  biconvexe 
avait  de  graves  défauts  inhérents  à  sa  forme.  Plus  la  cour- 
bure était  prononcée,  plus  les  aberrations  étaient  mani- 
festes. 

Pour  remédier  à  ces  défauts,  on  employa  des  dia- 
phragmes qui  diminuaient  considérablement  l'ouverture  et 
forçaient  l'observateur  à  ne  se  servir  absolument  que  du 
centre  de  la  lentille.  On  s'aperçut  bientôt  que  l'on  n'avait 
faitque  remplacer  un  défaut  par  un  autre  non  moins  im- 
portant ;  car,  d'une  part,  l'étroilesse  de  l'ouverture  ne  per- 
mettait de  voir  qu'une  très-petite  partie  de  l'objet,  et,  de 
l'autre,  la  faible  quantité  de  rayons  lumineux  qui  traver- 
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saient  l'ouverture  était  insuffisante  pour  que  la  vision  fût 
distincte. 

M.  le  baron  Séguier,  dans  un  rapport  qu'il  fit  à  la  So- 
ciété d'encouragement ,  s'exprime  à  ce  sujet  d'une  ma- 
nière aussi  ingénieuse  que  parfaile.  «  On  ne  songeait  pas, 
dit-il,  qu'en  circonscrivant  la  vision,  ce  moyen  ne  faisait 
que  soustraire  à  l'œil  des  défauts  auxquels  il  ne  remé- 
diait pas.  * 

L'instrument  en  était  là,  lorsque  les  savants  Wollaston 
et  Herschel  entreprirent  de  le  perfectionner. 

En  Angleterre,  les  docteurs  Brewster  et  Goring  firent 
des  essais  avec  des  lentilles  en  pierres  précieuses ,  et  ce 
dernier  en  fit  construire  plusieurs  en  diamant,  en  saphir» 
par  M.  Prilchard.  M.  le  docteur  Brewster  pensait  que  c'é- 
tait le  seul  moyen  d'obtenir  de  bons  résultats;  car  les  sub- 
stances que  je  viens  de  citer,  ayant  un  très-fort  pouvoir  de 
réfracter  la  lumière  et  un  léger  pouvoir  dispersif,  il  suf- 
firait de  donner  de  très-faibles  courbures  aux  lentilles  pour 
obtenir  un  grossissement  considérable.  Mais  le  prix  énorme, 
joint  à  la  difficulté  du  travail,  ainsi  qu'à  des  défauts  inhé- 
rents aux  substances  elles-mêmes,  fit  rejeter  les  lentilles 
en  pierres  précieuses. 

Charles  Chevalier,  d'après  les  idées  des  savants  que  je 
viens  de  nommer,  construisit  des  lentilles  en  grenat,  en 
topaze,  lesquelles  produisirent  un  assez  bon  effet;  mais  les 
lentilles  de  verre  vinrent  bienlôl  détruire,  par  leur  clarté 
et  leur  prix  modique,  toutes  les  autres  constructions. 

Ce  fut  l'immortel  Wollaston  qui  résolut  le  problème. 
Cet  illustre  savant,  près  de  descendre  au  tombeau,  légua 
à  la  science  son  mémoire  sur  le  doublet  du  microscope. 
Nous  étions  alors  au  27  novembre  de  Tan  1820. 

Le  doublet  de  Wollaston  se  composait  de  deux  lentilles 
piano-convexes,  dont  les  deux  parties  planes  étaient  tour- 
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nées  vers  l'objet.  L'idée  de  sa  construction  lui  fut  suggérée 
par  l'examen  des  oculaires  astronomiques  d'Huygens,  et 
il  résolut  d'appliquer  au  microscope  la  même  combinai- 
son en  sens  inverse,  afin  d'éviter  les  aberrations  de  sphéri- 
cité et  de  réfrangibilité. 

La  monture  de  son  doublet  était  construite  de  manière 
à  faire  varier  l'écartement  des  lentilles,  afin  de  leur  faire 
produire  le  meilleur  effet  possible. 

Mais  leur  écartement  plus  ou  moins  considérable  deve- 
nait un  obstacle  très-grand  lorsqu'il  s'agissait  de  faire 
des  dissections.  Le  foyer  devenant  très-rapproché  des  len- 
tilles, il  était  impossible  de  faire  agir  les  instruments  et 
d'employer  de  forts  grossissements. 

C'est  alors  que  Charles  Chevalier,  profilant  de  l'idée  de 
Wollaston,  construisit  son  doublet,  qui,  en  conservant  les 
avantages  de  celui  désigné,  remédie  aux  défauts  que  j'ai 
signalés.  Ce  doublet,  représenté  figure  57,  se  compose  de 
deux  verres  piano-convexes,  l'un  très-large,  B,  placé  du 
côté  de  l'objet,  l'autre  plus  petit,  A,  et  supérieur. 


Les  deux  faces  planes  sont  tournées  vers  l'objet  ;  entre 
les  deux  lentilles  fixées  dans  leurs  montures,  se  trouve  un 
diaphragme  d  dont  l'ouverture  varie  suivant  le  foyer  du 
doublet.  La  disposition  de  ce  doublet  permet  de  laisser 
entre  lui  et  l'objet  une  distance  assez  grande  pour  faire 
agir  les  instruments  de  dissection  ;  les  verres  peuvent  se 
démonter,  afin  de  les  nettoyer,  et  l'on  peut  ainsi  dédou- 
bler le  grossissement  dudit  en  n'employant  que  la  lentille 
supérieure.  Dés  son  apparition  (1 830) ,  ce  doublet  fut  adopté 
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par  les  savante  français  cl  étrangers  et  tous  les  constructeurs 
le  copièrent. 

La  figure  58  représente  un  microscope  simple  d'une 
construction  économique,  et  qui  remplit  parfaitement  le 


but  désiré.  Le  pied  est  stable  et  de  fonte  de  fer  ;  la  platine, 
très-solide.  La  mise  au  point  ^'obtient  au  moyen  d'un 
engrenage.  Le  doublet  peut  se  mouvoir  en  tous  sens,  a 
l'aide  d'une  vis  de  rappel  et  d'un  pivot.  Enfin,  le  miroir, 
large  et  mobile,  permet  d'éclairer  l'objet  suivant  toutes 
les  incidences. 

Le  microscope  simple  de  Charles  Chevalier  est  repré- 
senté figure  59. 

L'instrument  est  fixé  sur  un  pied  de  cuivre  A;  il  se 
compose  des  pièces  suivantes: 

II,  tige  ronde  creusée,  servant  à  recevoir  la  lige  B, 
dont  la  face  postérieure  porte  une  crémaillère  qui  se  meul 
au  moyen  du  boulon  à  pignon  L. 
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Au  sommet  de  la  tige  fi  est  placée  à  angle  droit  la  tige 
N,  mobile  sur  son  axe  dans  la  boite  G. 


Celte  excellente  disposition  permet  de  faire  parcourir  la 
lentille  sur  l'objet  et  d'en  examiner  toutes  les  parties. 

La  tige  N  porte  une  crémaillère  qui  se  meut  au  moyen 
du  bouton  à  pignon  S.  A  l'aide  de  ce  mouvement,  on  fait 
avancer  ou  reculer  la  lentille  X. 

Tout  microscope  simple  qui  n'est  pas  muni  d'un  méca- 
nisme pour  faire  mouvoir  la  lentille  en  tous  sens,  doit  être 
rejeté. 

A  l'extrémité  de  la  tige  N,  un  anneau  est  disposé 
de  manière  à  recevoir  le  doublet  X,  qui  s'y  place  à  frotte- 
ment. Ce  dernier  moyen  est  préférable  à  l'ancien,  qui 
consistait  a  visser  la  lentille. 

0,  platine  percée  à  son  centre  d'une  large  ouverture. 
Cette  dernière  est  destinée  a  recevoir  une  pièce  de  cuivre 
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portant  un  diaphragme,  ou   bien  un   disque  de  glace, 
lorsqu'il  s'agit  de  faire  des  dissections. 

M,  pièce  de  cuivre  portant  deux  miroirs,  l'un  plan  et 
l'autre  concave.  Ladite  pièce  est  mobile  en  D,  afin  d'obte- 
nir, dans  certains  cas,  la  lumière  oblique. 

Les  différents  mouvements  du  miroir  permettent  de 
lui  donner  toutes  les  inclinaisons,  afin  d'éclairer  conve- 
nablement l'objet.  Nous  parlerons  de  ce  point  important 
dans  un  chapitre  spécial. 

Voyons  maintenant  comment  on  se  sert  de  l'instrument. 

L'objet,  convenablement  disposé  (voyez  les  chapitres 
relatifs  à  la  dissection  et  à  la  préparation  des  objets),  est 
placé  sur  la  platine.  La  lentille  étant  maintenue  dans  l'an- 
neau, on  approche  l'œil  du  doublet,  puis  on  incline  le  mi- 
roir de  manière  à  faire  tomber  la  lumière  sur  l'objet;  ce- 
lui-ci étant  éclairé,  on  fait  mouvoir  le  boulon  à  pignon, 
qui  entraîne  la  crémaillère  placée  sur  l'arbre  qui  porte  la 
lentille,  et  l'on  arrête  lorsque  l'objet  est  devenu  net  ou  au 
point. 

On  règle  ensuite  la  lumière  au  moyen  du  miroir  et 
du  diaphragme  placé  sur  la  platine. 

Pour  les  objets  opaques,  on  se  sert  d'une  loupe  qui  se 
fixe  sur  la  platine. 

La  figur  e  60  représente  un  microscope  simple  d'une 
construction  plus  précise,  quoique  servant  exactement  aux 
mêmes  usages  que  ceux  ci-dessus  décrits.  Les  tiges  rondes 
à  crémaillère  sont  remplacées  par  des  liges  carrées,  ce 
qui  donne  aux  mouvements  une  très-grande  précision;  la 
platine  est  très-large  et  munie  d'un  diaphragme  variable, 
qui  peut  s'enlever  à  volonté.  L'instrument  peut  recevoir 
deux  doublets  qui  peuvent  se  présenter  simultanément  au- 
dessus  de  l'objet  au  moyen  du  pivot  placé  à  la  tige  qui  les 
supporte. 
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La  table  anatoniiquo  Je  le  Baillifest  tout  simplement  le 

microscope  simple  ordinaire,  fixé  sur  un  support  plus 


solide  et  muni  d'une  table  servant  a  poser  commodément 
les  mains  pour  les  dissections.  Celle  ingénieuse  construction 
est  parfaite;  elle  a  seulement  le  défaut  d'être  un  peu  volu- 
mineuse. 

Pour  arriver  à  connaître  d'une  manière  complète  la 
structure  d'un  corps,  il  faut  d'abord  employer  une  lentille 
capable  de  donner  l'idée  de  son  ensemble,  puis  arriver 
graduellement,  par  l'emploi  de  lentilles  plus  fortes,  à  la 
perception  de  ses  moindres  détails. 

Lorsqu'on  veut  disséquer  un  objet,  on  enlève  le  dia- 
phragme placé  sur  la  platine  et  on  le  remplace  par  un  dis- 
que de  glace.  Les  bras  étant  posés  sur  la  tahle  où  se  trouve 
l'instrument,  les  doigts  lennnt  les  outils  de  dissection  vien- 
nent se  placer  sur  les  bords  de  la  platine.  Les  autres  doigts 
leur  servent  alternativement  de  point  d'appui,  suivant  les 
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exigences  relatives  à  la  disposition  du  corps  que  Ton  dis- 
sèque. 

Si  le  corps  est  un  peu  volumineux,  on  emploiera  un  faible 
grossissement,  ou  mieux  la  loupe  achromatique  double, 
que  Ton  peut  fixer  sur  le  microscope  simple  ;  mais  pour 
les  corps  d'une  certaine  étendue,  on  sera  forcé  de  recourir 
à  l'emploi  du  porte-loupe,  car  il  devient  très-gênant  d'opé- 
rer, dans  cette  occasion,  sur  la  platine  du  microscope.  Ce- 
pendant, pour  les  gros  objets,  dans  la  plupart  des  cas, 
outre  les  loupes  que  je  viens  de  citer,  les  doublets  à  fai- 
bles pouvoirs  produisent,  un  très-bon  effet. 

Si  les  corps  sont  petits,  on  emploiera  nécessairement  des 
doublets  plus  forts,  mais  On  dépassera  rarement  un  gros- 
sissement de  60  fois  pour  les  dissections;  car  l'ampli- 
fication augmentant,  la  lentille  se  rapprochera  de  plus 
en  plus  de  l'objet,  et  il  deviendra  très-difficile  de  faire 
manœuvrer  les  instruments  qui  servent  à  disséquer.  Néan- 
moins certains  observateurs  emploient  pour  leurs  dissec- 
tions  des  pouvoirs  beaucoup  plus  considérables;  mais  alors 
l'habitude  et  l'habileté  viennent  suppléer  aux  inconvénients 
que  je  viens  de  signaler. 

S'il  s'agit  simplement  d'observer,  on  fera  usage  du  dia- 
phragme, afin  de  régler  la  lumière. 

D'après  ce  que  je  viens  de  dire,  on  voit  que  le  micros- 
cope simple  est  particulièrement  employé  pour  préparer 
et  disséquer  les  objets.  Cependant  il  peut  servir  à  foire  des 
observations  sérieuses,  sans  avoir  besoin  de  recourir  à  l'em- 
ploi du  microscope  composé,  car  les  grossissements  qu'il 
donne  peuvent  varier  depuis  10  jusqu'à  /i00  et  même 
5A0  fois. 

Cette  échelle  de  grossissements  est  suffisante  pour  un 
grand  nombre  d'études.  Cependant  il  faut  dire  qu'il  est 
rare  qu'on  ail  besoin  de  tous  les  doublets.  Pour  les  dis- 
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sections,  deux  ou  trois  doublets  suffisent.  Aussi  on  prend 
de  préférence  les  grossissements  de  12,  24  et  40  fois. 

La  liste  suivante  donne  les  foyers  pt  grossissements  des 
doublets  employés  : 


l/5«  de 

ligne 

amplifie 

500  Tois. 

1/4 

— 

480 

1/2       - 

— 

240 

3/4       - 

— 

150 

1  ligne 

— 

120 

2     — 

— 

60 

3     — 

— 

40 

4     — 

— 

30 

5     — 

—   . 

24 

6     — 

— 

20 

7     — 

— 

14 

8     — 

— 

15 

9     — 

— 

13 

10     — 

__ 

12 

Il  est  une  chose  regrettable  pour  la  science,  c'est  que 
le  microscope  simple  ne  soit  pas  plus  répandu  en  France, 
car  pour  les  dissections  fines,  il  peut  rendre  d'immenses 
services. 

C'est  surtout  pour  la  dissection  des  tissus  animaux  que 
le  microscope  simple  est  tombé  dans  l'oubli,  car  les  bota- 
nistes lui  font  grand  honneur.  Dans  ces  derniers  temps,  il 
a  servi  aux  belles  recherches  de  MM.  Payer,  Duchartre, 
Schacht,  Montagne,  Brongniart,  de  Jussieu,  Bâillon.  C'est 
assez  dire  pour  la  qualité  d'un  instrument. 

Les  anatomistes  qui  s'occupent  des  tissus  animaux  pré- 
fèrent le  microscope  composé  redresseur,  monté  d'une 
manière  particulière;  nous  décrirons  cet  instrument  en 
traitant  du  microscope  composé.  C'est  seulement,  à  vrai 
dire,  lorsqu'on  veut  disséquer  à  l'aide  de  grossissements 
assez  forts,  tels  que  ceux  de  150  à  300  fois,  que  l'on  peut 
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employer  le  microscope  redresseur;  mais  pour  le  plus 
grand  nombre  des  études,  le  microscope  simple  suffit, 
car  il  est  facile  à  employer,  très-clair,  et  les  images  sont 
redressées. 

En  voyant  nos  savants  botanistes  disséquer  sur  la  pla- 
tine du  microscope  simple,  à  l'aide  de  deux  aiguilles  em- 
manchées, on  se  rend  compte  tout  de  suite  des  avantages 
que  présente  un  tel  instrument,  lorsqu'il  est  employé  par  un 
homme  habile  et  exercé,  et  les  plus  belles  démonstrations 
sont  souvent  faites  avec  le  microscope  simple,  tout  chétif 
qu'il  paraît  être. 

L'inconvénient  dans  l'emploi  de  certains  grossissements 
avec  l'instrument  simple,  c'est  que  la  lentille  se  trouve 
trop  près  de  l'objet.  Le  moyen  d'y  remédier  a  clé 
indiqué  par  Charles  Chevalier.  Dans  son  Manuel  du 
micrographe ,  il  s'exprime  ainsi  à  ce  sujet  :  c  J'ai  donc 
imaginé,  en  1835,  de  placer  au-dessus  du  doublet  une 
lentille  achromatique  concave  que  j'avais  faite  en  1827,  et 
qui  peut  s'en  éloigner  ou  s'en  rapprocher  à  volonté  ;  l'effet 
de  cette  combinaison  est  d'augmenter  le  grossissement  et 
de  reculer  le  foyer.  Ainsi  disposé,  cet  instrument  sera  le 
plus  puissant  de  tous  les  microscopes  simples,  et  cependant 
l'espace  destiné  au  passage  des  scalpels,  pointes,  etc  ,  sera 
plus  considérable  que  si  l'on  faisait  usage  du  doublet  seul. 
Plus  le  verre  concave  sera  éloigné  de  ce  dernier,  plus  le 
grossissement  sera  fort;  cette  puissance  sera  également  en 
raison  directe  de  la  concavité.  » 

Celle  combinaison,  appliquée  aux  loupes  qui  servent  à 
l'examen  des  yeux,  de  la  peau,  procure  une  loupe  capable 
d'examiner  en  conservant  une  certaine  distance  indispen- 
sable dans  ce  cas.  C'est  celte  idée  qui  a  prcsiJc  à  la  con- 
struction de  la  loupe  de  Brùcke.  Nous  citerons  ici  un  pas- 
sage du  Manuel  du  micrographe  (1839),  qui  se  rattache  a 
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ce  sujet  :  «  Plusieurs  ophthalmologistes  distingués  nous 
avaient  souvent  demandé  une  loupe  ou  microscope  simple 
assez  puissant  pour  examiner  les  yeux  malades  des  per- 
sonnes qui  se  confiaient  à  leurs  soins.  La  difficulté  n'était 
point  de  construire  un  microscope  assez  puissant,  mais  de 
le  disposer  de  telle  sorte  que,  le  grossissement  demeurant 
le  même,  le  foyer  ne  fût  pas  trop  près  de  la  lentille.  En 
effet,  quand  on  place  un  corps  trop  près  d'un  œil,  surtout 
lorsqu'il  est  malade,  les  paupières  se  ferment  à  l'instant, 
et  l'on  est  obligé  de  les  maintenir  ouvertes,  soit  avec  les 
doigts,  soil  au  moyen  d'instruments  appropriés;  mais  cette 
violence,  quelquefois  très-douloureuse,  a  encore  pour  effet 
d'irriter  l'œil,  et  d'augmenter  sa  disposition  à  la  mobilité 
et  à  la  difficulté  de  suivre  ses  mouvements.  > 

Nous  avons  disposé  cette  loupe  en  employant  un  ob- 
jectif bi-achromatique  D,  comme  le  représente  la  figure  61  • 
En  C  se  trouve  l'oculaire  concave  ;  A  est 
un  tube  qui  entre  à  frottement  dans  celui 
B,  de  façon  à  obtenir  des  amplifications 
de  3  à  7  ou  8  fois.  On  peut  aussi  adapter 
cet  instrument  au  microscope  simple  ou 
au  porte-loupe,  et  avoir  environ  de  3  à 
8  centimètres  de  distance  entre  l'objet  et 
l'objectif.  Nous  avons  aussi  disposé  de 
semblables  loupes  pour  l'uréthroscope  ou 
endoscope  du  docteur  Desormeaux. 

Pour  l'examen  des  yeux  et  de  la  peau, 
en  raison  du  grossissement  et  de  la  lon- 
gueur du  foyer,  on  peut  certes  recom- 
mander cette  loupe  ;  mais  pour  les  dissections,  nous  ne 
craindrons  pas  de  dire  que  les  dispositions  déjà  décrites 
sont  infiniment  préférables. 

AftTBUm  CHÉVlUIÉr  6 


Fig.  61. 
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CHAPITRE  III. 

DU  microscope:  COMPOSÉ. 

Nous  avons  vu,  dans  le  chapitre  qui  précède,  que  le 
microscope  simple  consistait  en  une  ou  plusieurs  lentilles, 
agissant  immédiatement  sur  les  rayons  lumineux,  et  trans- 
mettant directement  à  l'œil  l'image  amplifiée. 

Dans  le  microscope  composé,  au  contraire,  une  image 
est  formée  par  une  combinaison  de  lentilles,  et  grossie  ou 
amplifiée  par  une  seconde  placée  à  une  certaine  dislance 
de  la  première. 

On  voit  que,  dans  cette  disposition,  l'image  n'est  perçue 
qu'après  avoir  subi  une  seconde  amplification. 

Les  verres  destinés  à  former  l'image  se  nomment  objec- 
tifs, et  sont  tournés  vers  l'objet,  et  ceux  qui  la  grossissent 
portent  le  nom  d'oculaires,  et  sont  dirigés  vers  l'œil. 

D'après  ce  que  je  viens  de  dire,  il  est  facile  de  se  rendre 
compte  de  la  différence  qui  existe  entre  le  microscope 
simple  et  le  microscope  composé. 

Mais  pour  mieux  faire  comprendre  l'effet  de  ce  dernier, 
reportons-nous  un  instant  à  la  théorie. 

Nous  prendrons  à  cet  effet  l'appareil  le  plus  simple, 
composé  seulement  d'une  lentille  et  d'un  oculaire.  SoitMN 
(fig.  02)  un  petit  objet  placé  au  foyer  ou  un  peu  plus  loin 
que  le  foyer  principal  de  l'objectif  AB;  les  rayons  réfractés 
par  cette  lentille  iront  former  en  mn  une  image  de  l'objet 
MN.  La  grandeur  de  l'objet  mn  sera  à  MN  comme  la  dis- 
tance nk  est  à  la  distance  AM. 

Si  nous  examinons  celte  image  nm,  déjà  amplifiée,  à 
travers  un  oculaire  EF,  placé  de  manière  que  musa  trouve 
à  son  foyer  principal,  nous  ferons  subir  à  cette  image 
une  nouvelle  amplification;  car  l'œil,  placé  en  0,  verra 
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l'objet  sous  l'angle  EOF,  bien  plus  grand  que  nOm,  et  par 
conséquent  bien  pins  grand  encore  que  MON. 


Fie.  fil.  Fru.  03. 

On  peut,  avec  les  mêmes  verres,  obtenir  une  plus  forte 
amplification,  en  augmentant  la  distance  entre  EF  et  AB, 
mais  cette  disposition  rétrécit  le  champ  de  vue  et  empêche 
de  voir  l'ensemble  des  objets  soumis  au  microscope.  On  a 
donc  placé,  entre  l'image  et  l'objectif,  un  troisième  verre, 
nommé  verre  de  champ,  lequel  sert  aussi  à  détruire  l'aber- 
ration chromatique.  Dans  la  figure  63 ,  MN  est  l'objet,  et 
mn  l'image  que  formeraient  les  rayons  réfractés  par  GH 
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toirant  M  direction  G»,  Am,  et  c'est  cette  image  qui  est 
amplifiée  par  l'oculaire  MF»  On  a  encore  augmenté  le 
champ  de  vue  en  donnant  la  forme  piano-convexe  aux 
verres  EF,  GH. 

La  construction  de  l'oculaire  précédemment  décrit  a 
d'abord  été  appliquée  au  télescope.  Aussi  dans  la  figure  40 
de  la  planche  I  (page  26),  soient  o  l'objectif  achromatique 
d'un  télescot>e  et  E  l'oculaire  simple  ;  F  sera  le  foyer  de 
l'objectif  0,  et  c'est  en  ce  point  que  se  formera  une  image 
renversée  de  l'objet. 

Le  rayon  de  lumière  blanc  kab,  réfracté  par  l'oculaire 
E,  sera  décomposé  de  telle  sorte  que  bR  sera  la  direction 
des  rayons  rouges»  et  6V  celle  des  rayons  violets  ;  l'angle 
VAR  sera,  pour  le  crown-glass,  1/27°  de  abR.  Les 
rayons  B,  a,  df  .traversant  la  lentille  en  un  point  où  ses 
surfaces  sont  moins  inclinées  l'une  sur  l'autre,  éprouveront 
une  réfraction  moins  forte  et  une  dispersion  qui  suivra 
à  peu  prés  la  même  proportion.  Il  en  résulte  que  rfl  sera 
la  direction  des  rayons  rouges,  et  dv  celle  des  violets; 
de  cette  manière  les  deux  rayons  violets  seront  à  peu  près 
parallèles,  lorsque  les  rayons  rouges  seront  dans  une  sem- 
blable position  respective.  Il  arrivera  donc  que  les  rayons 
colorés  ne  se  réuniront  pas  au  fond  de  l'œil;  l'objet  paraî- 
tra bordé  de  franges  colorées,  et  le  bord  d'une  ligne  noire 
vue  sur  un  fond  blanc  aura  une  frange  orahgée  en  dehors 
et  une  coloration  bleue  en  dedans.  Cette  aberration  aug- 
mentera à  peu  près  dans  la  même  proportion  que  l'angle 
visuel  Blc;  donc,  plus  cet  angle  sera  grand,  ou,  en  d'autres 
termes,  plus  l'amplification  sera  forte ,  plus  la  coloration 
aéra  manifeste.  C'est  en  faisant  l'oculaire  composé  de  deux 
vertes  piano-convexes  que  l'on  détruit  l'aberration  chro- 
matique. La  figure  Al  de  la  planche  I  (page  26)  représente 
l'oculaire  négatif  ou  achromatique.  AB  est  un  pinceau  de 
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lumière  blanche  déjà  réfracté  par  l'objectif;  BF  est  un  verre 
de  champ  piano-convexe  dont  le  côté  plan  est  tourné  vers 
l'oculaire  E.  Les  rayons  rouges  du  pinceau  AB,  après  avoir 
été  réfractés  par  BF,  iraient  s'entrecroiser  en  R,  et  les  vio- 
lets en  V;  mais  en  traversant  l'oculaire  E,  les  rouges  seront 
réfractés  en  cr,  les  violets  en  cd9  et  ils  s'entrecroiseront 
en  se  réunissant  sur  l'axe  au  point  c,  car  le  rayon  violet, 
étant  plus  près  de  l'axe  de  la  lentille  E,  éprouvera  une 
réfraction  moins  forte  que  le  rayon  rouge,  et,  lorsque  l'œil 
sera  placé  dans  l'axe  en  r,  il  verra  les  objets  exempts  de 
coloration. 

Cette  dernière  construction  d'oculaire,  jointe  à  l'objectif 
que  l'on  a  rendu  achromatique,  forme  le  microscope  com- 
posé tel  qu'il  est  employé  aujourd'hui. 

11  est  à  remarquer  que  les  rayons,  en  se  croisant,  ren- 
versent les  images. 

La  théorie  que  nous  venons  d'énoncer  se  rapporte  au 
microscope  vertical.  Le  savant  Amici,  de  Modène,  parvint 


i 


Fig.  64. 


à  produire  un  microscope  horizontal,  en  ajoutant  un  prisme 
à  l'instrument. 

La  théorie  du  microscope  horizontal  est  la  même  que 
celle  du  microscope  vertical. 
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La  figure  64  présente  la  disposition  d'Amici  :  MN,  l'objet; 
AB,  la  lentille  achromatique,  et  P  le  prisme,  dont  la  face  P 
réfléchira  les  rayons  dans  la  direction  PO. 

11  nous  reste  maintenant  à  connaître  la  construction  du 
microscope  composé  et  les  différentes  formes  qu'on  lui 
donne;  mais,  avant  de  donner  cette  description,  quelques 
remarques  historiques  lui  serviront  de  préface. 

L'origine  du  microscope  composé  remonte  à  l'année 
1690.  C'est  au  Hollandais  Zacharias  Jansen  ou  Zanz  que 
l'on  attribue  l'honneur  d'avoir  construit  le  premier  instru- 
ment de  ce  genre.  Jansen  en  offrit  un  à  l'archiduc  Charles- 
Albert  d'Autriche,  lequel  en  fit  présent  à  Cornélius  Drebbel, 
alchimiste  hollandais,  astronome  de  Jacques  Ier,  mort  en 
166 A.  Drebbel  passe  aussi  pour  l'inventeur  du  microscope 
composé;  mais,  sans  nul  doute,  c'est  à  Jansen  qu'on  doit 
décerner  la  palme  d'inventeur. 

.  Drebbel  emporta  l'instrument  en  Angleterre,  le  montra 
à  Borelli  et  à  plusieurs  savants,  construisit  des  microscopes 
à  Londres  en  l'année  1621,  en  se  faisant  passer  pour  leur 
inventeur. 

Le  Napolitain  Fontana,  en  1646,  fut  le  premier  qui  dé- 
crivit l'instrument  dans  ses  Nouvelles  observations  terres- 
tres et  célestes.  Il  prétendit  aussi  l'avoir  découvert  en 
1618,  un  an  avant  que  Cornélius  Drebbel  l'eût  importé 
en  Angleterre.  Cependant  Sirturus,  qui  écrivit  en  1618 
un  livre  sur  l'origine  et  la  construction  des  télescopes,  ne 
dit  pas  un  mot  de  cette  invention,  et  il  est  difficile  de  pen- 
ser qu'il  eût  passé  sous  silence  la  prétendue  découverte  de 
Fontana. 

Puis  voici  venir  encore  Roger  Bacon,  Record,  Viviani, 
qui  se  disputent  l'honneur  de  la  découverte. 

Mais,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  Jansen  est,  pour  nous,  l'in- 
venteur. 
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Il  est  important  de  remarquer  que  l'origine  des  mois 

microscope  el  télescope  appartient  a  Demisiano  (télescope, 

de  ■rîP.i,  loin;  mainu,  regarder;  microscope,  de  yn&s,  petit; 

suiriu,  regarder). 

Nous  arrivons  insensiblement  à  une  époque  plus  avan- 
cée, où  nos  renseignements  deviennent  plus  positifs. 

Parmi  les  premiers  microscopes  composés,  on  remarque 
ceux  du  docteur  Hooke  (1056),  d'Gustachio  Divini  (1608), 


de  François  Griendelius  (1f»87)  (fig.  65),  et  de  Philippe 
Bonani  (1688). 

Le  microscope  du  docteur  Hooke  (fig.  66)  avait  trois 
pouces  de  diamètre,  sept  de  longueur,  et  pouvait  s'allon- 
ger au  moyen  de  quatre  lunes  engainés  ;  un  petit  objectif, 
un  verre  de  champ  et  un  puissant  oculaire  formaient  ta 
partie  optique. 

Le  microscope  d'Eustachio  Divini  était  composé  d'un 
objectif,  d'un  verre  de  champ,  et  d'un  oculaire  formé  de 
deux  lentilles  qui  se  touchaient  par  le  centre  de  leur  cour 
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hure.  1*8  tube  était  aussi  volumineux  que  la  cuisse  pVua 
homme,  et  l'oculaire  ainsi  large  que  la  paume  do  la  main. 


Fermé,  ce  microscope  avait  seize  pouce»  de  long,  et  se* 
grossissements  variaient,  au  moyen  des  tirages,  depuis 
il  jusqu'à  145  fois. 

L'instrument  de  Bonani  (fig.  07)  était  composé  de  trois 
verres,  un  oculaire,  un  verre  de  champ  et  un  objectif. 
L'instrument  était  placé  horizontalement,  et  la  platine 
portait  un  petit  tube  garni  d'une  lentille  convexe  à  chaque 
extrémité,  destiné  à  condenser  la  lumière  sur  l'objet.  Une 
lampe  accompagnait  l'appareil,  mis  en  mouvement  au 
moyen  d'une  crémaillère.  Cet  instrument  était  vraiment 
remarquable. 

Jusqu'en  l'année  1736,  la  science  microscopique  ne  fit 
aucun  progrès  ;  elle  se  réveilla  au  bout  de  soixante  ans 
environ.  A  celte  époque,  on  fit  subir  de  nombreuses  mo- 
difications aux  télescopes  de  réflexion.  Le  savant  et  immor- 
tel Newton  conçut  le  premier  l'idée  d'appliquer  ce  système 
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aux  microscopes.  Après  lui,  vinrent  les  docteurs  Baker  et 
Smith.  Deux  ans  plus  lard,  en  1738,  Lieberkiïhn  inventa 


le  microscope  solaire ,  dont  le  succès  fut  immense  et  qui 
redoubla  le  zèle  des  savants.  En  1746,  le  microscope  de 
George  Adams  (ùg.  68)  était  le 
plus  employé,  et  l'on  peut  voir 
qu'il  était  fort  incomplet. 

A  partir  de  celle  époque  jus- 
qu'en 1770,  rien  ne  fut  produit. 
Puis  vinrent  les  recherches  des 
docteurs  Hall,  Hooke  et  Cus  tance, 
relatives  au  perfectionnement  des 
oculaires  et  de  l'éclairage.  Ces 
recherches  furent  couronnées  de 
succès. 

En  1771,  Adams  le  père  appli- 
qua de  nombreux  procédés    au  Fie.  68. 
microscope  solaire;  il  les  publia  dans  sa  Micrographie. 
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Lieberkùhn,  de  son  côté,  rendit  le  microscope  solaire 
propre  à  l'examen  des  corps  opaques. 

Le  même  sujet  occupa  alors  yEpinus,  Zichr,  B.  Martin  ; 
c'est  ce  dernier  qui  l'emporta  sur  ses  contemporains.  C'était, 
du  reste,  un  opticien  constructeur  très-savant. 

En  1774,  George  Adams  inventa  le  microscope  lucer- 
nal.  La  même  année,  l'immortel  Euler  proposa  la  com- 
binaison achromatique  pour  les  objectifs  de  micros- 
copes. C'est  Euler  qui  résolut  le  problème  du  microscope 
composé,  comme  Wollaston  résolut  celui  du  microscope 
simple.  En  1747,  Euler  avait  déjà  provoqué  la  construc- 
tion des  lunettes  achromatiques. 

Eu  1757,  Dollond,  qui  construisit  des  télescopes  achro- 
matiques, n'appliqua  pas  ce  dernier  système  à  ses  micros- 
copes, qui  jouirent  d'une  grande  réputation. 

Suivant  quelques  auteurs,  la  découverte  de  l'achroma- 
tisme appartiendrait  à  un  savant  d'Essex,  M.  Chester  More 
Hall.  Cette  découverte,  faite  en  1729,  aurait  été  appliquée 
par  lui  aux  télescopes  en  1733.  Comme  ce  fait  est  vrai, 
car  il  a  été  établi  par  une  cour  de  justice,  il  aurait  donc 
la  priorité  sur  Euler  et  Dollond. 

Après  Dollond,  vinrent  ensuite  les  microscopes  du  duc 
de  Chaulnes,  de  Dellebarre,  lesquels  n'étaient  pas  achro- 
matiques et  très-imparfaits. 

En  1784,  Jïïpinus  essaya,  mais  vainement,  d'appliquer 
le  principe  achromatique  au  microscope. 

Malgré  les  tentatives  faites  pour  appliquer  l'achroma- 
tisme au  microscope,  il  est  incontestable  que  la  première 
idée  relative  à  cet  immense  perfectionnement  appartient 
à  l'immortel  Euler. 

Plus  tard,  de  1800  à  1810,  Charles,  de  l'Institut,  fit  des 
essais  pour  achromaliscr  de  petites  lentilles,  mais  la  disposi- 
tion de  ses  verres  ne  permettait  pas  d'obtenir  un  bon  effet. 
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En  1815,  Brewster  proposa  de  former  des  lentilles 
achromatiques  composées  de  verres  et  de  segments  de 
différents  pouvoirs  réfringents.  Cette  idée  ingénieuse 
offrait  tant  d'inconvénients  pratiques,  qu'elle  ne  fut  pas 
adoptée. 

Vers  1816,  Fraùnhofer  fabriquait  des  microscopes  à 
une  seule  lentille  achromatique,  dont  les  verres  n  étaient 
pas  collés  ensemble.  Ces  microscopes  grossissaient  fort  peu. 

De  1821  à  1823,  M.  Domet  de  Mont,  amateur  distin- 
gué, qui  s'occupait  avec  succès  du  perfectionnement  des 
lentilles  achromatiques,  réclama  la  priorité  pour  la  con- 
struction en  France  des  petites  lentilles  achromatiques. 
Mais  ses  lentilles  ne  furent  jamais  appliquées  aux  micros- 
copes, mais  aux  oculaires  de  lunettes,  et  ses  objectifs, 
ainsi  que  ceux  de  Fraùnhofer,  n'étaient  pas  assez  puis- 
sants pour  le  microscope,  et  ne  pouvaient  augmenter 
l'effet  qu'il  produisait.  Et  malgré  ce  qu'avait  dit  Euler, 
l'instrument  restait  toujours  stationnaire;  car,  en  1S21 ,  le 
savant  Biot  écrivait  :  t  Dans  les  microscopes  composés,  il 
ri  est  pas  possible  de  faire  la  lentille  objective  achroma- 
tique, parce  que  les  verres  dont  il  la  faudrait  composer 
seraient  si  petits,  qu'on  ne  pourrait  pas  les  travailler  avec 
exactitude.  >  Et  les  savants  employaient  encore  à  celte 
époque  les  microscopes  d'Àdams,  de  Charles,  etc.,  ces 
instruments  étant  non  achromatiques. 

En  l'année  1823,  Charles  Chevalier  travaillait  avec  Vin- 
cent Chevalier,  son  père,  lorsque  M.  Selligue,  mécanicien, 
leur  proposa  d'exécuter  des  objectifs  achromatiques  pour 
les  microscopes.  La  proposition  de  M.  Selligue  était  accom- 
pagnée d'un  dessin  que  nous  possédons,  et  qui  n'est  à  vrai 
dire  qu'un  croquis  à  l'aide  duquel  la  construction  ne  peut 
se  faire.  Enfin,  après  six  mois  d'essais,  Vincent  et  Charles 
Chevalier  parvinrent  à  livrer  à  M.  Selligue  un  microscope 
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«étante  d'après  ses  instructions,  et  qui  ne  te  s 
Néanmoins  M.  Selliguele  présentaàrAcadâmiadaPM 
la  $  avril  182A,  et,  le  80  août  de  la  même  apnée,  le  tw| 
freanel  examina  l'instrument,  signala  des  défauts,  I 
aisant  un  rapport  favorable.  Fresnel  ne  fil  pas  moi 
fdes  constructeurs  dans  son  mémoire,  car  il  ignorait  kl 
collaboration  avec  M.  Selliguo, 

L'instrument  présenté  par  M,  Selligue  avait  l'a 
composé  de  quatre  lentilles,  formées  chacune  d'un  / 
glats  piano-concave,  dans  lequel  s'enclavait  ont  J 
biconvexe  de  crawn.  Certes,  il  y  avait  déjà  un  i 
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achromatisme;  mai$  tes  lentiltet  ayant  leur  côté  a 

.tourné  vers  l'objet,  il  en  résultait  une  grande  abemtî 
sphérique,  qu'on  avait  cherché  à  diminuer  par  des  d 
phragmes  très- petits,  qui  ôlaient  beaucoup  de  lumière. 
voit  donc  que  l'instrument  était  défectueux.  La  figure 
le  représente  :  A  et  B  sont  les  lentilles;  G,  le  microscf 
D,  la  disposition  des  verres.  On  voit  que  le  côté  convex 
le  lentille  était  tourné  vers  l'objet. 
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Charles  Chevalier  reprit  alors  les  travaux  d'Exiler,  et, 
en  faisant  de  nombreuses  recherches,  il  parvint  à  faire 
des  lentilles  très-achromatiques  et  exemptes  d'aberration 
sensible.  Il  eut  l'idée  de  tourner  le  côté  plan  de  la  lentille 
vers  l'objet  ;  il  put  alors  construire  des  lentilles  d'un  foyer 
court  et  d'un  petit  diamètre.  Il  imagina  aussi  de  réunir 
les  deux  lentilles  au  moyen  d'une  substance  diaphane,  la 
térébenthine  ou  le  baume  du  Canada.  Par  ce  moyen,  il 
empêcha  l'humidité  de  s'introduire  entre  les  deux  verres, 
et  il  évita  la  déperdition  de  lumière  occasionnée  par  les 
réflexions  des  surfaces  juxtaposées. 

11  est  inutile  d'insister  sur  l'importance  de  ces  perfec- 
tionnements; ils  ont  donné  l'essor  à  la  construction  des 
microscopes.  Les  fabricants  français  et  étrangers  s'appli- 
quèrent à  reproduire  ces  idées,  et  c'est  seulement  depuis 
1823  que  datent  l'industrie  et  la  production  des  premiers 
bons  microscopes,  ainsi  que  cela  a  été  constaté  par  les 
savants  les  plus  célèbres. 

En  septembre  1824,  Charles  Chevalier  construisit  la 
première  lentille  achromatique  de  quatre  lignes  de  foyer, 
deux  lignes  de  diamètre  et  une  ligne  d'épaisseur  au  centre. 

Il  faut  bien  remarquer  que  si  ton  n'eût  pas  construit 
de  petites  lentilles  à  court  foyer,  on  n'aurait  pu,  comme 
oh  le  fait  aujourd'hui,  en  superposer  plusieurs,  et  détruire 
l'aberration  de  sphéricité. 

Enfin,  le  30  mars  1825,  Vincent  et  Charles  Chevalier 
présentèrent  à  la  Société  d'encouragement  un  microscope 
achromatique  perfectionné.  M.  Hachette  fit  observer,  dans 
son  rapport,  que  l'instrument  n'avait  pas  d'aberration  sen- 
sible et  présentait  autant  de  netteté  que  les  télescopes 
achromatiques. 

Dans  les  années  qui  suivirent,  M.  Tulley,  Gorlrig,  eti  An* 
gleterre,  et  M.  Amici,  à  Florence,  construisirent  des  len* 
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tilles  achromatiques  ;  mais  il  est  bon  de  faire  observer  que 
ce  n  est  que  la  première  construction,  en  1823,  qui  donna 
l'idée  de  faire  des  lentilles. 

En  Tannée  1827,  M.  Amici  construisit  le  microscope  ho- 
rizontal ;  il  fut  reproduit  par  Vincent  et  Charles  Chevalier, 
et  le  célèbre  Arago  déclara  l'instrument  parfaitement 
exécuté. 

De  1828  à  1830,  Charles  Chevalier  achromatisa  des 
lentilles  d'une  ligne  et  d'une  demi-ligne  de  foyer;  dès  lors 
f  usage  des  forts  grossissements  devint  général  :  jusque-là 
c'était  impossible. 

Depuis  1823,  l'usage  du  microscope  s'est  répandu  dans 
le  monde  entier.  Que  de  belles  découvertes  ont  été  faites 
avec  cet  instrument!  Que  d'heures  agréables  ont  été 
passées  ! 

En  effet,  un  grand  nombre  de  sciences  naturelles,  plon- 
gées jusque-là  dans  le  sommeil,  se  sont  réveillées,  et  se 
sont  enrichies,  en  dotant  lindustrie  et  l'humanité  de  pré- 
cieuses découvertes. 

Pendant  trente-deux  ans,  les  lentilles  de  microscope 
furent  construites  d'après  les  idées  de  Charles  Chevalier  ; 
de  1823  à  1855  aucun  changement  ne  fut  opéré.  A  cette 
dernière  date,  à  l'Exposition  universelle,  le  savant  Amici 
montra  des  jeux  de  lentilles  dont  la  combinaison  était 
différente  de  celles  employées  généralement.  En  effet,  il 
n'employait  plus  trois  lentilles  séparément  achromatiques, 
pour  former  l'objectif  du  microscope,  mais  bien  trois  len- 
tilles séparément  non  achromatiques,  et  qui,  réunies,  don- 
naient des  images  très-nettes  et  exemptes  de  coloration. 
Pour  les  grossissements  forts,  cette  construction  a  été 
copiée  par  tous  les  constructeurs  ;  mais  pour  les  faibles 
et  moyennes  amplifications,  on  a  conservé  les  lentilles 
de  Charles  Chevalier. 
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Dans  les  jeux  d'Amici,  la  première  lentille,  celle  du  côté 
de  l'objet,  est  de  crown-glass  et  piano-convexe,  les  deux 
autres  sont  formées  chacune  d'un  flint  très-dense  (flint  de 
Faraday)  et  d'un  crown.  On  comprend  donc  que,  dans  ces 
séries,  il  faut  avec  deux  flint  achromatiser  trois  crown, 
et  c'est  là  que  réside  le  savoir  du  constructeur. 

Les  lentilles  construites  sur  le  plan  d'Amici  donnent 
une  très-grande  netteté,  beaucoup  de  pénétration  ;  elles 
ont  en  outre  un  grand  angle  d'ouverture,  ce  qui  permet 
de  voir  de  fins  détails  sur  des  coquillages  microscopiques, 
tels  que  le  Navicula  angulata  et  le  Grammatophora  sub~ 
tilissima.  Dans  ces  sortes  de  combinaisons,  ainsi  que  nous 
l'avons  dit,  les  lentilles  ne  peuvent  s'employer  séparément,' 
ce  qui  oblige  à  en  avoir  un  plus  grand  nombre  que  jadis, 
car  on  pouvait  se  servir  séparément  des  lentilles  ou  les 
réunir. 

Aujourd'hui  on  emploie  donc  généralement  neuf  séries 
différentes  que  nous  allons  énumérer  avec  leurs  amplifi- 
cations approximatives. 

N°  1 25  ù     50  fois.  N°  6 250  k     500  fois. 

No  2 50  à     90  N°  7 300  à     600 

N°  3 120  à  190  N°  8 500  à  900 

N°  A 125  ù  280  N°  9 600  à  1300 

N°  5 200  à  400 

Ces  chiffres  représentent  le  grossissement  en  diamètre. 
Toutes  les  séries  que  nous  venons  d'indiquer  sont  formées 
de  trois  lentilles.  On  désigne  aussi  sous  le  nom  de  jeux  les 
combinaisons  formant  l'objectif  du  microscope,  mais  ce 
mot,  n'ayant  rien  de  significatif,  doit  être  remplacé  par  le 
mot  série,  qui  est  bien  mieux  appliqué. 

En  traitant  du  choix  du  microscope,  nous  indiquerons 
les  qualités  que  l'on  doit  exiger  des  lentilles  et  les  moyens 


80  DU  MICÎIOSCOPE  COMPOSÉ. 

de  les  vérifier  ;  ce  sujel  ne  pouvait  trouver  place  ici,  seu- 
lement nous  spécifierons  qu'il  faut  toujours,  si  on  les 
dévisse  pour  les  nettoyer,  avoir  soin  de  les  replacer  dans 
Tordre  adopté  par  le  constructeur. 

Amici  a  aussi  trouvé  pour  l'objectif  du  microscope  le 
principe  de  F  immersion.  Dans  ce  cas,  la  série  est  construite 
de  façon  qu'une  goutte  de  liquide  doit  être  interposée 
entre  la  lentille  et  l'objet.  De  cette  façon,  la  lentille  est  en 
contact  avec  la  lamelle  qui  recouvre  la  préparation  par 
l'interposition  d'une  goutte  de  liquide.  On  emploie  généra- 
lement l'eau  distillée,  bien  que  d'autres  fluides  puissent 
être  utilisés. 

Le  système  à  immersion,  difficile  à  construire,  a  l'avan- 
tage de  reculer  le  foyer  de  la  lentille,  et  de  donner  des 
images  d'une  grande  pureté  et  d'une  grande  lumière  ;  car 
le  liquide  ajouté  permet  rentrée  de  tous  les  rayons  lumi- 
neux, les  plus  fins  détails  des  objets  apparaissent  avec  une 
grande  netteté  :  on  peut  considérer  cette  innovation  comme 
un  progrès  réel. 

Cependant,  pour  l'usage  général,  lorsqu'on  est  obligé  de 
faire  et  d'examiner  un  grand  nombre  de  préparations,  on 
ne  peut  se  servir  de  ce  système,  car  son  emploi  demande 
des  précautions  très-grandes  et  qui  absorbent  trop  de 
temps.  Malgré  cela,  il  est  indispensable  d'employer  les 
jeux  à  immersion,  si  Ton  lient  à  posséder  les  objectifs  les 
plus  parfaits.  Jusqu'ici  ce  sont  les  jeux  à  immersion  qui 
ont  fait  voir  le  plus  de  détails,  et  c'est  en  les  employant 
que  Ton  a  pu  voir  les  stries  sur  le  Surirella  gemma  et  le 
Dfavicula  affinis,  cl  sur  d'autres  objets  difficiles  et  de  même 
nature.  On  avait  déjà  tenté  plusieurs  fois  d'appliquer  ce 
système;  Hooke,  en  1667,  l'employa  pour  des  lentilles 
simples;  Brewster  l'a  aussi  indiqué,  mais  c'est  Amici  qui 
a  résolu  le  problème  d'une  manière  définitive.  Le  système 
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à  immersion  ne  peut  se  construire  qu'à  partir  de  la  série 
n°  7,  mais  on  peut  alors  faire  des  n°*  8, 9-et  10.  Suivant  les 
constructeurs,  les  amplifications  sont  variables  par  rapport 
aux  séries  de  tel  ou  tel  numéro. 

Depuis  les  idées  d'Ain  ici,  on  a  fait  bien  des  tentatives; 
on  a  construit  des  séries  formées  de  lentilles  de  verre, 
unies  à  des  lentilles  de  rubis  spinelle,  en  diamant.  Mais  ces 
détails  de  construction  nous  entraîneraient  trop  loin  pour 
que  nous  puissions  nous  y  arrêter.  Relativement  au  prin- 
cipe de  l'immersion,  il  se  résume  à  faire  des  lentilles 
telles  que  Ton  tienne  compte  du  liquide  interposé  en  con- 
struisant les  courbes  des  lentilles,  c'est-à-dire  que  la  sphé- 
ricité des  verres  doit  être  en  raison  de  la  réfraction  du 
fluide  ajouté. 

Une  des  choses  les  plus  utiles  imaginées  pour  l'objectif 
du  microscope  est  sans  contredit  l'emploi  de  la  correction, 
système  indiqué  par  Andrew  Ross,  savant  opticien  anglais. 
Son  système  consiste  à  avoir  un  objectif  dont  le  mécanisme 
permet  d'éloigner  ou  de  rapprocher  la  lentille  frontale 
(celle  du  côté  de  l'objet)  des  deux  autres.  On  obtient  aussi 
de  bons  effets  en  faisant  la  correction  par  la  lentille  posté- 
rieure. On  sait  que  si  un  objet  est  découvert  ou  couvert  d'un 
verre,  la  réfraction  et  la  dispersion  seront  différentes  par 
rapport  à  la  combinaison  de  lentilles,  et  l'effet  sera  incom- 
plet. Donc,  en  suivant  le  système  de  Ross,  on  obvie  à  cet 
inconvénient,  car  sur  le  tube  où  se  trouvent  les  lentilles 
un  index  est  marqué  et  correspond  à  deux  lignes  D  et  C, 
indiquant  à  quel  point  on  doit  amener  l'écartement,  sui- 
vant que  l'objet  est  découvert  ou  couvert.  C'est  à  l'aide  du 
collier  placé  à  la  partie  supérieure  que  l'on  peut,  en  tour- 
nant, faire  varier  l'écartement.  Cet  écartement  se  tâtonne 
en  regardant  dans  le  microscope.  En  effet,  ayant  mis  l'index 
au  point  converti  suivant  le  degré  d'épaisseur  du  couvre-» 
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Fig.  70. 
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objet,  on  fera  mouvoir  le  collier  de  façon  h  trouver  juste 
l'écartement  qui  procure  le  maximum  de  pureté  de 
l'image.  La  figure  70  représente  l'objectif  à 
correction. 

En  alliant  le  système  à  correction  avec 
celui  A  immersion,  on  produit  des  objectifs 
qui  présentent  le  maximum  d'effet  et  qui, 
peuvent  être  considérés,  lorsqu'ils  sont  par- 
faitement réussis,  comme  point  maximum 
dans  la  construction  des  objectifs  du  mi- 
croscope. C'est  A  partir  de  la  série  n°  5  que 
l'on  adapte  le  système  A  correction. 

Ici  nous  avons  du  parler  seulement  de  la  construction, 
dans  le  cours  de  cet  ouvrage  nous  parlerons  de  l'applica- 
tion de  ces  différents  systèmes  A  l'examen  des  objets.  On 
pourra  donc  apprécier. 

Si  l'on  a  bien  suivi  l'énumcration  des  progrès  relatifs  h 
la  construction  du  microscope,  on  verra  que  dans  les 
temps  modernes  on  doit  à  trois  hommes  le  degré  de  per- 
fection auquel  cet  instrument  est  arrivé.  Comme  nous 
tenons  beaucoup  A  rendre  à  chacun  ce  qui  lui  appartient 
et  à  faire  connaître  ceux  qui,  par  leurs  travaux,  ont  aidé 
les  observateurs,  nous  citerons  ici  à  qui  l'on  doit  ces 
progrès. 

En  1823,  Charles  Chevalier,  opticien  français,  con- 
struit les  premiers  microscopes  achrqmaliques. 

En  1837,  Andrew  Ross,  opticien  anglais,  imagine  le 
système  A  correction. 

En  1855,  Amici,  savant  italien,  découvre  le  principe 
des  lentilles  à  flint  dense  et  le  principe  de  l'immersion. 

Un  opticien  français,  un  opticien  anglais,  un  savant  ita- 
lien, sont  donc  les  fondateurs  de  l'école  moderne,  dont  les 
données  président  aujourd'hui  A  la  construction  des  mi- 
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croscopes.  Des  fabricants  de  mérite  ont  aussi  contribué 
aux  progrés  en  construisant  d'excellentes  lentilles,  et  en 
suivant  les  principes  que  j'ai  indiqués,  mais  il  faut  bien 
rendre  justice  aux  créateurs,  à  ceux  qui  produisent,  et 
qui,  bien  souvent,  en  échange  de  leurs  peines,  ne  reçoi- 
vent pas  la  moindre  reconnaissance. 

C'est  avec  justice  que  nous  citerons  ici,  comme  ayant 
contribué  aux  progrés  du  microscope  par  la  perfection  de 
leurs  lentilles,  MM.  Hartnack  en  France,  A.  Iloss  fils,  Po- 
wel  et  Lealand  en  Angleterre,  Schieck  et  Pistor  en  Alle- 
magne, Zeiss  à  Iéna. 

Je  vais  maintenant  donner  la  description  des  différents 
modèles  des  microscopes  employés  en  France,  en  signalant 
les  avantages  particuliers  à  chacun  d'eux,  en  faisant  remar- 
quer que  ces  modèles  comprennent  toutes  les  formes  de 
microscopes  actuellement  en  usage.  Comme  il  est  très- 
facile  de  faire  varier  la  forme  du  microscope;  on  pourrait 
donc  construire  encore  d'autres  modèles  ,  suivant  les  idées 
des  observateurs.  Le  modèle  le  plus  simple  est  représenté 
figure  71. 

Ce  microscope  usuel  se  compose  d'un  pied  solide  A,  de 
fonte  de  fer;  sur  la  partie  inférieure,  le  miroir  M  est  ar- 
ticulé de  manière  à  envoyer  sur  l'objet  de  la  lumière  di- 
recte ou  oblique.  La  platine,  munie  d'un  diaphragme  va- 
riable, est  très-solide  et  ne  peut  fléchir  en  aucun  cas.  Le 
tube  T  se  meut  à  frottement  doux,  dans  le  coulant  X,  et 
donne  le  mouvement  prompt  pour  la  mise  au  point;  le 
mouvement  lent  est  obtenu  à  l'aide  de  la  vis  de  rappel  Z. 
—  On  le  voit,  cet  instrument,  fort  simple  en  apparence, 
est  cependant  construit  pour  être  d'un  emploi  facile.  Les 
mouvements  sont  très-précis,  et  permettent  des  observa- 
tions exactes.  On  y  adaple  la  série  n°  5  et  l'oculaire  2,  et 
l'on  obtient  ainsi  des  amplifications  de  50  à  300  fois. 
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—  Ce  pouvoir  est  suffisant  pour  un  grand  nombre 
d'études  :  pour  l'histologie,  on  peut  l'appliquer  à  l'étude 
des   tissus,   des  liquides;  pour  la  botanique,  l'entomo- 
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Fig.   71. 


logie,  il  peut  rendre  de  grands  services.  Aujourd'hui 
que  l'étude  du  microscope  est  indispensable,  les  étudiants 
pourront  faire  toutes  leurs  observations  avec  un  instru- 
ment dont  le  prix  est  minime.  C'est  ici  qu'il  faut  rappeler 
ce  qu'a  dit  le  savant  Schacht  dont  le  nom  fait  autorité  en 
pareille  matière  :  s'il  faut  les  instruments  les  plus  complets 
et  les  plus  parfaits,  à  celui  qui  est  familiarisé  avec  les 
recherches  microscopiques  et  qui  veut  élucider  les  questions 
délicates  d'anatomie  ou  de  physiologie  végétales,  il  n'est 
pas  moins  vrai  que  des  instruments  grossissant  de  50  à 
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300  fois  suffisent  à  toutes  les  recherches  systématiques  et 
morphologiques,  de  même  que  pour  l'enseignement  dans 
les  écoles.  Jamais,  conlinuc-t-il,  je  ne  conseillerais  l'achat 
des  grands  microscopes,  qui  sont  très-chers,  à  un  commen- 
çant, qui  n'en  retirerait  pas  plus  d'utilité  que  d'un  instru- 
ment plus  simple  et  à  meilleur  prix. 

La  figure  72  représente  le  microscope  d'étudiant,  dont 
la  description  se  rapporte  au  précédent. 


Le  microscope  à  base  cylindrique  est  représenté  fi- 
gure 73.  Ce  modèle  constitue  un  instrument  très-solide. 

Le  microscope  représenté  figure  ih  a  l'immense  avan- 
tage d'être  &  la  fois  simple  et  composé.  La  transformation 
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du  composé  en  simple  s'obtient  très-facilement;  en  effet 
il  suffit  d'enlever  de  la  platine  la  pièce  portant  te  tube, 


et  d'y  substituer  une  pièce  spéciale  telle  que  le  repré- 
sente la  figure  75.  Celte  pièce  n'est  autre  que  la  partie 
supérieure  du  microscope  simple  avec  ses  mouvements 
pour  diriger  le  doublet  dans  tous  les  sens.  Ce  qui  m'a 
engagé  à  imaginer  ce  modèle,  c'est  l'avantage  d'avoir  un 
instrument  à  la  fois  simple  et  composé.  J'ai  donné  toute 
la  stabilité  possible  à  l'instrument,  la  platine  est  très-large 
et  percée  d'une  ouverture  comme  dans  le  microscope 
simple  ;  celte  ouverture  reçoit  une  plaque  à  diaphragme, 
sous  la  platine  s'ajuste  A  coulisse  un  diaphragme  variable. 
Ce  diaphragme  peut  s'enlever,  ainsi  que  la  plaque  a  dia- 
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pbragme,  soil  pour  placer  les  condenseurs  qui  s'ajustent  A 
coulisse  à  la  place  ilu  diaphragme,  soit  pour  les  dissec- 
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lions;  dans  ce  dernier  cas,  on  place  sur  la  platine  un 
tambour  en  cuivre,  muni  d'un  disque  en  glace.  Le  mi- 
roir est  doublement  articulé,  el  à  pivot,  de  façon  i'i  en- 
voyer sur  l'objet  la  lumière  oblique  ou  directe,  enfin  ce 
modèle  est  précieux  pour  tous  les  genres  d'observations. 
Le  montage  à  coulisse,  qui  permet  le  changement  du  com- 
posé en  simple,  est  très-précis,  facile  a  manœuvrer,  el 
B'est sujet  à  aucun  dérangement.  Ce  modèle  se  construit 
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aussi  à  platine  tournante,  mais  dans  ce  cas  on  n'ajoute  pas 
le  microscope  simple. 

On  trouvera  dans  les  cha- 
pitres qui  vont  suivre,  les 
moyens  d'éclairer  convenable- 
ment l'objet,  de  le  mesurer, 
de  le  dessiner,  de  le  disposer 
et  de  le  préparer  pour  l'obser- 
vation. 
Malgré  cela,  il  est  utile  d'in- 
Fig.  75.  diquer  ici,  du  moins  sommai- 

rement, la  manière  de  disposer  l'instrument  pour  l'ob- 
servation. 

Pour  les  quatre  premiers  modèles  que  je  viens  de  dé- 
crire, l'instrument  étant  sorti  de  la  boîte  est  prêt  à  servir 
aux  observations.  On  commence  par  placer  l'objet  sur  la 
platine  du  microscope,  puis  on  applique  l'œil  près  de 
l'oculaire  ;  ensuite  on  tourne  le  miroir  dans  tous  les  sens, 
de  manière  à  faire  tomber  les  rayons  lumineux  sur  l'objet, 
ce  qui  arrive  lorsque  le  champ  du  microscope  apparaît  bien 
uniformément  éclairé.  11  ne  reste  plus  qu'à  mettre  au  point 
de  vue,  ce  qui  s'obtient,  soit  au  moyen  du  tube  à  frotte- 
ment ou  au  moyen  de  la  vis  ou  de  l'engrenage.  On  règle 
ensuite  la  lumière,  suivant,  la  nature  de  l'objet,  ainsi  que 
je  l'indiquerai  au  chapitre  spécial  relatif  à  l'éclairage. 

Le  microscope  figure  76  a  l'avantage  de  pouvoir  s7>?- 
cliner  ;  cette  disposition  plaît  à  certaines  personnes,  car 
elle  ne  fatigue  pas;  c'est  dans  ce  genre  que  sont  disposés  la 
plupart  des  microscopes  anglais.  C'est  au  moyen  d'une 
charnière  que  l'on  obtient  toutes  les  inclinaisons.  On  peut 
aussi  observer  verticalement  et  horizontalement. 

La  figure  77  représente  un  microscope  à  platine  tour- 
nante d'après  le  célèbre  anatomiste  Strauss,  qui  en  a  le 
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premier  démonN  l'utilité  incontestable,  car  le  Baillif,  en 
182d,  avait  fait  construire  par  Charles  Chevalier  une  pla- 
tine à  engrenage  circulaire  pouvant  faire  pivoter  l'objet 


sur  lui-même.  Celte  disposition  est  utile  dans  beau- 
coup de  cas,  pour  faire  tourner  l'objet  de  façon  à  pré- 
senter toutes  ses  parties  à  la  lumière;  on  procédant  do  la 
sorte,  on  voit  souvent  des  détails  qui  resteraient  inaperçus 
sans  l'emploi  de  ce  moyen.  Le  miroir  est  articulé  pour 
observer  avec  la  lumière  oblique,  le  diaphragme  est  disposé 
de  façon  à  recevoir  les  condensateurs,  le  prisme  pour  la 
polarisation  et  d'autres  appareils. 

Le  microscope  fie  Strauss  à  colonnes,  moyen  modèle, 
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est  représenté  figure  78;  c'est  un  des  systèmes  les  plus 
commodes  et  les  plus  complets.  Citons  ses  avantages 
l'aide  d'une  large  charnière,  cet  instrument  peut  se  placer 


I 


suivant  loules  les  inclinaisons,  le  tube  est  à  tirages.  Lu 
plaline  est  tournante  et  recouverte  en  glace  noire;  le 
miroir  est  articulé  en  tous  sens,  les  diaphragmes,  les 
prismes,  se  placent  dans  une  pièce  spéciale,  capable  de 
se  mouvoir  verticalement  à  l'aide  d'un  levier.  On  peut 
donc  dire  que  cet  instrument  se  plie  à  toutes  les  exigences 
des  observations. 
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Le  microscope  chimique  de  Cftarles  Chevalier  est 
représenté  figure  76.  Comme  on  le  voit  parla  disposition, 
les  vapeurs  dues  aux  réactions  chimiques,  ne  se  dirigent 


jias  sur  les  lentilles,  mais  vers  le  miroir.  Ce  microscope  a 
été  d'abord  employé  par  notre  célèbre  chimiste  M.  Dumas. 
La  figure  80  représente  un  microscope  compose,  dont  la 
disposition  est  due  au  savant  professeur  Ch.  Robin.  Il  se 
compose  d'un  pied  octogone  de  cuivre  tenant  une  colonne 
sur  laquelle  se  trouve  fixé  un  tube  de  microscope.  La  mise 
au  point  s'obtient  à  l'aide  d'un  engrenage.  Cet  instrument, 
muni  de  séries  faibles  et  d'un  prisme  redresseur,  sert  pour 
tes  dissections  sur  les  corps  transparents  ou  opaques.  Dans 
ce  dernier  cas  on  enlève  du  pied  le  support  a  miroir 


92  DU    MICROSCOPE    COMPOSÉ. 

indiqué  sur  la  figure.  H.  le  professeur  Lacaze-Dulhiers, 
savant  analomiste,  a  fait  construire  ce  modèle  monté  sur 


un  trépied,  de  façon  à  pouvoir  s'en  servir  pour  regarder 
dans  des  vases  d'une  certaine  dimension. 

Le  microscope  de  Strauss,  grand  modèle,  à  colonnes,  est 
représenté  figure  8 1 .  Cet  instrument,  que  l'on  peut  consi- 
dérer comme  le  plus  complcl,  renferme  les  oculaires  les 
plus  forts  et  toutes  les  séries,  la  chambre  claire,  les  con- 
densateurs oblique  et  ccntriijue,  les  micromètres  objectif 
et  oculaire,  lentille  convexe  pour  les  corps  opaques,  miroir 
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de  Lieberkùlm  pour  le  même  usage.  La  partie  mécanique 
esl  très-précise  ;  la  mise  au  point  s'obtient  pour  le  mouve- 


ment prompt,  à  l'aide  d'un  engrenage  a  double  boulon, 
la  vis  de  rappel  à  pas  très-fin  sert  pour  le  mouvement 
lent.  La  platine  esl  recouverte  en  glace,  l'éclairage  est  à 
levier  parallèle;  cet  instrument  possède  aussi  deux  miroirs 
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plan  cl  concave,  ainsi  qu'une  platine  molile  très-précise 
qui  peut  s'enlever  à  volonté.  D'après  ce  bref  exposé,  on 
voit  que  cet  instrument  ne  laisse  rien  à  désirer. 

Nous  allons  maintenant  décrire  le  microscope  universel 
de  Charles  Chevalier ,.  inventé  en  1830,  et  qui  renferme 
tous  les  avantages  qui  se  trouvent  dans  les  microscopes 
déjà  cités.  C'est  donc  en  analysant  ce  modèle  que  l'on  a 
construit  les  autres  microscopes. 

Cet  instrument  a  été  décrit  dans  son  ouvrage  intitulé: 
Des  microscopes  et  de  leur  usage,  publié  en  1839. 

Le  premier  de  ces  microscopes  figurait  à  l'Exposition 
des  produits  de  l'industrie,  en  4831  ;  il  était  destiné  au 
Collège  de  France,  et  fut  construit  sur  la  demande  de 
M.  Serres. 

Ce  microscope  est  à  juste  titre  nommé  universel,  car 
il  est  à  la  fois  horizontal,  vertical,  simple,  composé,  incliné, 
redresseur  pour  les  dissections,  renversé  pour  la  chi- 
mie, etc.,  etc.;  enfin,  ce  microscope  peut  se  prêter  à 
toutes  les  exigences  que  nécessitent  les  observations. 

Les  avantages  que  présente  cette  construction  sont  in- 
contestables, nous  examinerons  séparément  chaque  pièce 
et  chaque  accessoire  dans  ce  chapitre.  Signalons  d'abord 
que  la  position  horizontale  d'Amici  est  dans  certains  cas 
préférable  à  celle  verticale.  A  ce  sujet,  Charles  Chevalier 
s'exprime  ainsi  :  «  Lorsque  Ton  a  besoin  de  faire  des 
observations  prolongées  avec  le  microscope  vertical,  on 
ne  tarde  pas  à  senlir  un  engourdissement  douloureux  dans 
les  muscles  postérieurs  du  cou  ;  on  est  obligé  de  suspendre 
fréquemment  l'expérience  et  chaque  fois  la  douleur  revient 
avec  plus  de  rapidité.  La  position  de  l'œil  est  la  plus  dés- 
avantageuse pour  les  observations  microscopiques;  en  effet, 
le  fluide  qui  lubrifie  la  surface  antérieure  de  l'organe  suit 
les  lois  de  la  pesanteur  et  s'accumule  dans  le  point  le  plus 


DU   MICROSCOPE  COMPOSÉ.  05 

déclive,  lorsque  l'œil  est  incliné  en  bas  de  manière  à  voir 
dans  le  microscope,  ce  fluide  doit  nécessairement  se  porter 
sur  la  cornée  en  face  de  l'ouverture  pupillaire.  Pour  peu 
que  l'œil  soit  prompt  à  se  fatiguer,  la. sécrétion  de  l'humeur 
sera  augmentée  et  dès  lors  il  ne  reste  plus  qu'à  suspendre 
les  recherches.  Avec  le  microscope  horizontal,  au  con- 
traire, le  corps  reste  parfaitement  droit.  Le  fluide  lubri- 
fiant du  globe  oculaire  s'amasse  dans  la  gouttière  que  lui 
fait  la  paupière  inférieure  d'où  il  est  repris  par  les  conduits 
lacrymaux.  Du  reste,  l'application  des  meilleures  chambres 
claires  et  de  certains  procédés  micrométriques  exige  la 
position  horizontale  du  savant  A  m  ici,  et  de  plus  les  expé- 
riences chimiques  sont  d'une  extrême  facilité  lorsque  le 
microscope  est  dans  cette  position.  » 

On  voit  donc  par  ce  bref  énoncé  que  le  microscope  ho- 
rizontal a  de  grands  avantages.  Quelques  observateurs 
préfèrent  la  position  inclinée;  du  reste,  ce  microscope 
peut  facilement  se  placer  à  toutes  les  inclinaisons  pos- 
sibles. Cet  avantage  est  obtenu  à  l'aide  d'une  simple  char- 
nière; quelques  observateurs  arrivent  à  cet  effet  avec  un 
prisme,  mais  ce  moyen  ne  vaut  pas  le  précédent,  car  il  fait 
perdre  de  la  lumière.  La  nouvelle  disposition  de  la  vis  de 
rappel  ;  celle  de  la  platine,  du  miroir;  enfin  l'ensemble  de 
toutes  les  combinaisons  qui  assurent  la  justesse  et  la  préci- 
sion, font  facilement  voir  que  ce  microscope  est  vraiment 
universel.  Comme  nous  allons  le  voir,  ces  divers  change- 
ments s'obtiennent  très-facilement,  les  pièces  se  remplacent 
et  les  mouvements  s'exécutent,  sans  que  l'instrument 
éprouve  le  moindre  dérangement  dans  sa  stabilité,  à  cause 
de  la  précision  apportée  dans  la  disposition  mécanique. 

La  figure  82  représente  l'instrument  qui  se  vissé  sur 
un  pied  de  cuivre.  Dans  ce  microscope,  le  tube  T  se  meut 
à  frottement  doux  dans  le  tube  Z,  la  tige  D  pivote  dans 
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la  pièce  S.  Le  tube  portant  les  lentilles  pivote  aussi  en  P, 
afin  de  changer  ces  dernières. 


Le  porte-prisme  V  entre  à  frottement  sur  les  tubes  A  cl 
Z  pour  composer  le  microscope  horizontal.  Pour  obtenir 
le  microscope  vertical ,  on  enlève  d'abord  la  pièce  V  avec 
le  corps  de  l'instrument/;  on  sépare  ensuite  le  porte- 
prisme  V  du  corps  Z,  puis  on  ajoute  a  frottement  ce 
dernier  sur  le  tube  A  :  de  la  sorte,  on  a  l'instrument 
vertical. 

La  pièce  AP  s'ajuste  sur  la  lige  D  au  moyen  d'une 
goupille  mobile  à  bouton  g.  La  pièce  V,  entrant  a  frotte- 
ment doux  sur  le  tube  A,  donnerait  le  moyen  de  faire 
pivoter  le  corps  Z  et  le  porte-prisme  V  aulour  d'un  axe  qui 
passerait  par  l'objectif  Y. 

La  tige  C  est  fixée  inférieur emenl  sur  la  pièce  E  au 
moyen  du  bouton  goupille  G. 
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Le  miroir  H  est  mobile  autour  d'un  anneau  pour  obtenir 
la  lumière  oblique.  La  platine  est  mise  en  mouvement  par 
le  pignon  0.  La  vis  de  rappel  Q  donne  le  mouvement  lent. 
Le  diaphragme  variable  R  est  fixé  sur  une  pièce  à  char- 
nière et  à  pivot  qui  permet  de  le  supprimer.  Nous  avons 
déjà  vu  comment  on  transforme  le  microscope  horizontal 
en  vertical  :  pour  avoir  un  microscope  simple,  il  suffit 
d'enlever  le  corps  du  microscope  fixé  au  support  sur  la 
pièce  PA  au  moyen  du  boulon  g;  on  le  remplace  par  un 
anneau  qui  se  fixe  de  même  avec  le  bouton  g  et  qui  est 
destiné  à  tenir  les  doublets.  Pour  avoir  le  microscope 
chimique,  rien  n'est  plus  simple  :  Faites  décrire  un  quart 
de  cercle  de  droite  à  gauche  au  tube  Z  et  au  porte- 
prisme  qui  se  meut  à  frottement  sur  le  tube  A.  Cela  fait, 
relirez  le  bouton  G,  et  relevez  la  colonne  C  sur  la  char- 
mère,  E,  faites  alors  décrire  un  demi-cercle  à  l'appareil 
sur  le  pivot  S,  abandonnez  le  tout  sur  la  charnière,  afin 
que  l'appareil  se  trouve  horizontal,  et  vous  aurez  un  ex- 
cellent instrument  disposé  pour  les  expériences  chimiques. 
11  ne  vous  restera  plus  qu'à  retourner  la  platine  et  à  poser 
dessus  une  plaque  portant  des  lampes  à  alcool,  si  on  dé- 
sire faire  intervenir  la  chaleur. 

Ce  microscope  peut  aussi  s'employer  à  toutes  les  incli- 
naisons que  l'on  désire  au  moyen  de  la  charnière  E.  Si 
l'on  veut  employer  la  lumière  directe,  on  peut  relever 
l'appareil  horizontalement  sur  la  charnière  E,  ou,  cela 
fait,  en  lui  faisant  décrire  un  quart  de  cercle  sur  le  pivot  S, 
on  le  place  encore  dans  la  position  horizontale  sans  dif- 
ficulté. 

Du  reste,  au  moyen  de  la  charnière  E  et  du  pivot  S,  il 
est  facile  de  concevoir  que  Ton  peut  diriger  le  microscope 
dans  toutes  les  positions  que  l'on  peut  désirer.  Si  l'on  a  lu 
attentivement  celte  description,  on  pourra  voir  que  le  mi- 
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croscope  universel  réunit  tous  les  avantages  que  l'on  peut 
désirer. 

La  figure  88  représente  le  microscope  universel  grand 
modèle tf\u\  renferme  un  plus  grand  nombre  d'accessoires 


que  le  précédent.  Ce  microscope  est  horizontal,  vertical, 
incliné,  chimique,  niais  il  ne  peut  se  transformer  en  mi- 
croscope simple.  Il  est  muni  de  deu\  platines,  l'une  simple 
et  l'autre  mobile,  recouverte  en  glace  noire. 

La  figure  8a  représente  également  le  grand  microscope 
universel  dans  les  diverses  positions  qu'il  peut  prendre. 
Dans  la  figure  1,  l'instrument  Ht  bcfhonUl  ;  la  description 
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des  différentes  pièces  se  rapportant  au  petit  modèle  que 
nous  venons  d'analyser,  nous  renverrons  donc  le  lecteur  à 
ce  que  nous  avons  dit  précédemment.  La  figure  H  repré- 
sente l'instrument  vertical.  La  figure  III  montre  le  micros- 


cope renversé  pour  les  études  de  chimie.  La  figurc]IV 
représente  le  prisme  redresseur  et  la  figure  V  la  position 
des  prismes  de  Nicol  pour  la  polarisation,  enfin  la  figure  VI 
indique  la  disposition  du  miroir  de  Lieberkûhn  pour 
l'éclairage  des  objets  opaques. 

Le  microscope  diamant  ou  de  poche,  inventé  par  Charles 
Chevalier,  en  18Sft,  est  représenté  figure  85. 

La  figure  donne  une'  idée  de  cet  instrument  qui  a  l'avan- 
tage de  pouvoir  se  mettre  dans  la  poche,  et  qui  est  d'une 
utilité  incontestable  pour  les  médecins  qui  ont  souvent  des 
observations  microscopiques  à  faire  chez  leurs  malades. 
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A  propos  de  cet  instrument,  nous  rappellerons  tout  û 
fait  son  origine  en  transcrivant  les  lignes  suivantes  conte- 
nues, page  225,  dans  le  Manuel  d« 
micrographe  de  Charles  Chevalier 
(1839).  «Je  saisirai  l'occasion 
pour  dire  un  mot  d'un  petit  mi- 
croscope que  je  nommerai  volon- 
tiers diamant.  Cet  instrument, 
dont  tous  les  verres  sont  achro- 
matiques, n'a  pas  plus  de  quatre 
centimètres  de  longueur;  il  m'a 
l'ait  voir  nettement  plusieurs  lest- 


s  •Tat    reconnu    nu  en    Cassa- 
Fie.  85,  , .      * , 

étant  comme  objectif  au  micros- 
cope composé  ordinaire,  on  pouvait  obtenir  un  microscope 
bicomposé  produisant  fimage  dans  la  position  de  l'objet.  » 
Cetle  dernière  phrase  se  rapporte  à  l'origine  du  micros- 
cope pancratique. 

Dans  ces  derniers  temps,  nous  avons  modifié  cet  instru- 
ment en  augmentant  un  peu  ses  dimensions,  de  manière 
a  lui  faire  produire  plus  d'effet.  Afin  de  lui  donner  toute 
la  stabilité  désirable,  on  le  place  sur  la  boîte  qui  sert  à  le 
renfermer,  le  couvercle  est  entaille  de  façon  à  recevoir  le 
pied  de  l'instrument.  Toutes  les  séries  peuvent  s'adapter 
à  ce  petit  microscope  qui  donne  des  effets  remarquables. 

Nous  dirons  ici  quelques  mots  du  microscope  binocu- 
laire ou  stéréoscope.  Cet  ingénieux  appareil,  ainsi  que  l'a 
spécifie  M.  Carpcnticr  dans  son  savant  Traité  du  mnros- 
cope,  aurait  été  imaginé  par  le  professeur  Itiddcll  (de  la 
Nouvelle -Orléans),  puis  perfectionné  par  M.  Wenliani. 
Nous  avons  représenté,  figure  8(i,  le  microscope  bino- 
culaire adopté  par  M.  Wcnbam.  Cet  instrument,   muni 
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d'un  prisme  que  l'on  voit  en  p,  donne  très-bien  la 
sensation  du  relier.  C'est  surtout  pour  les  objets  opa- 
ques qu'il  donne  les  plus  beaux  effets. 
Dans  le  modèle  construit  par  Smith  et 
Beck,  on  pourrait  avantageusement  em- 
placer  la  loupe  d'éclairage  par  un  mi- 
roir de  Lieberkuhn.  Relativement  a  la 
partie  mécanique,  la  disposition  adoptée 
pour  l'écartement  des  yeux  et  pour  la 
mise  au  point  est  fort  ingénieuse.  Il  faut 
aussi  citer  le  mécanisme  qui  permet  de 
changer  rapidement  les  lentilles.  L'effet 
pseudoscopique  ou  inverse  du  relief  peut 
aussi  s'obtenir  avec  le  microscope.  Telles 
sont  les  différentes  sortes  de  microscopes  pb 
actuellement  en  usage. 

En  terminant  ce  chapitre,  nous  cite- 
rons comme  choses  curieuses,  les  micros-         I 
ropes   binocles   imaginés  par  Chérubin  ''"■■ H0- 

(d'Orléans)  en  1681  et  par  Jean  Zabn  en  1702.  Nous  avions 
omis  de  les  indiquer  dans  notre  revue  historique. 


Les  imperfections  du  microscope  dioptrique  composé 
durent  nécessairement  frapper  les  premiers  observateurs, 
qui,  tout  en  poursuivant  leurs  recherches,  avaient  fini  par 
se  servir  presque  exclusivement  du  microscope  simple. 
Cependant,  nous  le  répétons,  la  puissance  de  l'appareil 
composé,  son  vaste  champ,  avaient  séduit  ces  ardents  in- 
vestigateurs, ils  en  avaient  assez  vu  pour  diriger  tous  leurs 
efforts  vers  le  perfectionnement  d'un  pareil  moyen  d'ana- 
lyse. Durant  une  de  ces  périodes  stationnaires  que  nous 


102  DU  MICROSCOPE  COMPOSÉ. 

avons  signalées  dans  nos  recherches  historiques,  on  vit 
tout  à  coup  surgir  l'idée  d'une  combinaison  nouvelle  ;  ne 
pouvant  vaincre  la  difficulté,  on  avait  changé  le  système. 
On  prétend  que  c'est  à  Newton  qu'appartient  l'invention 
du  microscope  catadioptrique.  D'après  le  docteur  Brewster, 
le  célèbre  philosophe  communiqua  son  plan  à  Oldenbourg 
en  1679.  Tout  en  admettant  la  vérité  du  fait,  nous  pen- 
sons que  ces  microscopes  ne  furent  construits  et  employés 
qu'après  les  télescopes  réflecteurs  et  l'on  sait  que  le  premier 
de  ces  appareils  fut  l'œuvre  de  J.  Hadley,  qui  présenta,  en 
1723,  à  la  Société  royale  de  Londres,  un  télescope  réflec- 
teur établi  d'après  les  principes  de  Newton  négligés  depuis 
cinquante  ans. 

Le  docteur  Robert  Baker  paraît  être  le  premier  con- 
structeur du  microscope  de  réflexion;  après  lui  vint, 
en  1788  le  docteur  Smith,  qui  modifia  son  appareil. 
Il  paraît  aussi  que  William  Herschel  fit  à  Bath,  vers 
1774,  plusieurs  microscopes  réflecteurs  à  la  manière  de 
Smith. 

Depuis  plusieurs  années,  le  microscope  réflecteur  est 
tout  à  fait  abandonné,  aussi  n'abuserons-nous  pas  de  la 
patience  du  lecteur  en  lui  présentant  une  histoire  détail- 
lée des  différentes  combinaisons  de  l'appareil.  Nous  di- 
rons seulement  que  MM.  Potter,  Amici,  Tulley,  Goring, 
Cuthbert,  Brewster,  etc.,  firent  à  différentes  époques  des 
expériences  dont  il  résulta  plusieurs  instruments;  mais 
c'est  surtout  entre  les  mains  du  professeur  Amici  et  du 
docteur  Goring  que  le  microscope  catadioptrique  parvint 
à  son  apogée. 

La  figure  87  représente  la  marche  des  rayons  dans 
l'appareil  catadioptrique  d'Amici. 

m,  m9  miroir  réflecteur  elliptique  en  métal  fixé  à  l'extré- 
mité du  tlll)f\ 
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b,  b,  second  réflecteur  métallique  plan  (1),  dont  la  sur- 
face plane,  inclinée  à  45  degrés,  est  tournée  vers  le  miroir 
précédent. 

cd  oculaire. 
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Les  rayons  partis  de  l'objet  placé  en  r  sont  réfléchis  par 
le  miroir  A,  A,  vers  le  réflecteur  concave  m  m,  qui  les 
réfléchit  à  son  tour,  en  les  faisant  converger  et  s'entre- 
croiser derrière  le  petit  miroir  b  b,  enfin  ils  parviennent  à 
l'oculaire.  —  Il  est  inutile  de  donner  la  suite  de  la  théorie 
qui  est  entièrement  semblable  à  celle  du  microscope 
dioptrique. 

Voilà  pour  la  partie  optique  ;  nous  ne  donnerons  pas  la 
description  de  la  partie  mécanique  de  l'instrument  ;  quoi- 
que fort  ingénieuse,  nous  pensons  qu'elle  serait  remplacée 
avec  avantage  par  celle  de  notre  appareil  universel.  La 
figure  88  représente  notre  microscope  converti  en  micros- 
cope  catadioptrique  d'Amici,  perfectionné  par  Goring. 
Il  suffit  de  placer  à  l'extrémité  du  corps  R  la  pièce  1,  1', 
qui  contient  les  deux  miroirs. 

(1)  M.  Hadley  employa,  d'après  les  préceptes  de  Newton,  des  réflecteurs 
de  verre  pour  ses  premiers  télescopes,  mais  il  s'aperçut  bientôt  que  la 
double  réflexion,  déterminée  par  les  deux  surfaces  du  Terre,  troublait  la 
netteté  des  images,  et  se  décida  à  faire  des  réflecteurs  métalliques. 
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2,  réflecteur  pour  l'éclairage  des  objets  opaques. 

3,  tube  destiué  à  rapprocher  le  porte-objet  de  l'ouver- 
ture objective  du  microscope. 


Ce  microscope  devrait  être  parfait,  car,  suivant  la  théo- 
rie, les  aberrations  sphériques  et  de  réfrangtbilité  doivent 
disparaître  complètement.  Néanmoins,  l'expérience  a 
prouvé  qu'il  est  excessivement  difficile  de  bien  travailler 
les  réflecteurs  ;  tantôt  c'est  la  surface  plane,  tant  la  courbe 
qui  présentent  des  irrégularités,  cl  enfin,  lorsqu'on  es! 
parvenu,  comme  M,  Amici,  à  construire  un  bon  instru- 
ment, il  survient  un  nouvel  obstacle  qui  pose  une  limite  à 
sa  puissance  amplifiante.  Avec  son  appareil,  on  ne  peut 
augmenter  le  grossissement  qu'au  moyen  des  oculaires,  et 
ce  procédé  entraîne  une  grande  déperdition  de  lumière, 
surtout  dans  les  cas  où  l'on  veut  agir  avec  les  plus  forts 
amplificateurs. 
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M.  Amici  avait  sans  doute  été  frappé  de  ces  défauts,  car 
il  abandonna  complètement  le  microscope  réflecteur,  aus- 
sitôt que  Ton  fut  parvenu  à  perfectionner  les  lentilles  du 
microscope  dioptrique. 

Le  docteur  Goring  fit,  avec  l'instrument  d'Amici,  de  nom- 
breuses expériences  et  reconnut  de  graves  imperfections. 
Le  foyer  du  miroir  concave  était  trop  long,  le  réflecteur 
plan,  trop  large,  absorbait  une  grande  partie  de  la  lumière 
avantde  la  réfléchir  sur  le  miroir  concave,  ses  grandes  di- 
mensions avaient  en  outre  l'inconvénient  d'intercepter  une 
trop  grande  quantité  des  rayons  réfléchis  vers  la  rétine,  et 
il  formait  ainsi  un  point  nébuleux  au  centre  des  images, 
enfin  la  disposition  de  la  monture  était  un  nouvel  obstacle 
qui  entravait  souvent  l'observation. 

M.  Goring  se  mit  donc  à  l'œuvre  avec  M.  Culhberl  et 
parvint  à  construire  l'appareil  qu'il  nomme  :  c  Horizontal 
achroinatic  ami  Amician  reflecting  engiscope.  » 

Le  nouvel  instrument  avait  six  séries  de  réflecteurs  ob- 
jectifs, la  monture  et  les  accessoires  étaient  modifiés,  en 
un  mot  les  effets  de  ce  microscope  étaient  vraiment  re- 
marquables, et  cependant  il  n'est  plus  employé,  même  par 
ses  inventeurs. 

La  raison  en  est  toute  simple. 

A  l'époque  où  l'on  désespérait  de  pouvoir  jamais  achro- 
matiser  les  petites  lentilles  objectives,  on  s'attacha  avec 
avidité  au  microscope  catadioptrique,  et,  nous  le  dirons 
en  passant,  ce  fut  principalement  cet  enthousiasme  qui  re- 
tarda les  progrès  de  l'instrument  dioptrique.  Mais,  aus- 
sitôt que  ce  dernier  eut  repris  son  empire,  on  put  s'aper- 
cevoir qu'il  le  conserverait  longtemps,  et  le  zèle  que  l'on 
avait  montré  pour  le  microscope  catadioptrique,  on  le 
montra  de  même  pour  son  antagoniste,  seulement  cette 
fois  on  ne  changea  plus. 
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L'instrument  catadioptrique  naquit  de  l'impuissance  et 
du  découragement,  le  microscope  dioptrique,  tel  qu'il  est 
aujourd'hui,  prouve  évidemment  que  le  courage  est  re- 
venu et  que  l'art  semble  avoir  puisé  de  nouvelles  forces 
dans  cet  instant  de  repos. 

En  résumé,  nous  ajouterons  à  ce  que  nous  avons  déjà 
dit,  que  le  microscope  catadioptrique  est  très-difficile  à 
construire;  la  meilleure  preuve  que  l'on  puisse  en  donner, 
c'est  que  M.  Cuthbert,  qui  passe  pour  l'artiste  le  plus  ha- 
bile en  ce  genre,  a  construit  fort  peu  de  ces  instruments  et 
que,  sur  six  séries  de  réflecteurs,  il  ne  peut  plus  construire 
que  les  trois  ou  quatre  premières,  car  sa  vue  s'est  affaiblie 
et  il  n'ose  espérer  en  ses  élèves.  Cet  appareil  est  difficile  à 
gouverner,  les  objets  sont  trop  rapprochés  du  tube,  et 
avec  les  forts  grossissements  on  est  obligé  de  les  placer 
dans  l'ouverture  même.  Le  microscope  dioptrique  est  de 
beaucoup  supérieur  pour  l'étude  des  corps  opaques,  enfin 
les  réflecteurs  sont  très-sujets  à  s'oxyder  ;  lorsqu'on  a  lu 
ce  qu'en  écrit  M.  Goring  lui-même^  on  osera  à  peine  pas- 
ser un  pinceau  sur  la  poussière  qui  les  recouvre  ;  s'il  de- 
vient indispensable  de  les  démonter,  j'avoue  qu'il  faut  un 
grand  courage  et  surtout  que  l'instrument  soit  en  bien 
mauvais  état.  On  a  complètement  abandonné  les  téles- 
copes réflecteurs,  le  microscope  catadioptrique  ne  pouvait 
espérer  un  meilleur  sort. 

Ces  lignes  sont  extraites  du  Manuel  du  micrographe  de 
Charles  Chevalier;  depuis  ce  temps,  les  importants  travaux 
scientifiques  de  M.  Foucault  ont  prouvé  que  le  télescope 
réflecteur  pouvait  donner  de  magnifiques  effets;  mais,  pour 
le  microscope  catadioptrique,  il  n'en  est  pas  de  même,  il 
est  encore  là,  couché  dans  son  linceul,  et  nous  ne  pen- 
sons pas  qu'il  en  sortira. 

En  terminant  ce  chapitre,  après  avoir  décrit  les  micros- 
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copes  français,  nous  ajouterons  quelques  lignes  sur  les 
microscopes  étrangers. 

Les  instruments  anglais  sont  aujourd'hui  arrivés  à  un 
très-grand  degré  de  perfection.  Les  lentilles  donnent  de 
très-beaux  effets  et  rivalisent  avec  celles  des  constructeurs 
français.  Longtemps  stationna  ire  à  cet  égard,  l'Angleterre 
a  fait  de  grands  progrès  dans  ces  derniers  temps.  Relati- 
vement à  la  monture,  il  n'en  est  pas  de  même  ;  et,  pour 
nous,  nous  trouvons  qu'elles  sont  trop  compliquées  :  car 
on  doit  faire  tous  ses  efforts  pour  produire  de  bons  instru- 
ments solides  mais  débarrassés  d'une  foule  de  pièces  recon- 
nues aujourd'hui  inutiles.  Nous  avons  déjà  cité  MM.  Powel 
et  Lealand,  Smith  et  Beck,  A.  Ross,  comme  étant  les  plus 
habiles  constructeurs  anglais,  nous  y  ajouterons  les  noms 
de  MM.  Dancer  et  Pillischer. 
Presque  tous  les  microscopes 
anglais  sont  fixés  entre  deux 
colonnes  ou  supports,  qui  per- 
mettent d'incliner  l'instrument; 
ils  sont  munis  de  vis  de  rappel, 
de  platine  mobile  et  d'une  foule 
d'accessoires  que  nous  employons 
peu  en  France.  Le  pied  n'est  pas 
dans  la  forme  des  nôtres,  le  tré- 
pied est  généralement  la  forme 
de  support  des  microscopes  an- 
glais. La  figure  8fi  représente  le 
microscope  de  Ross. 

Les  microscopes  allemands  de  Schieck  sont  montés  sur 
un  trépied;  ils  sont  verticaux,  peuvent  s'incliner  sur  une 
colonne  à  charnière,  et  sont  munis  d'un  engrenage  et  d'une 
vis  de  rappel,  analogue  a  celle  du  microscope  universel  de 
Charles  Chevalier.  Le  microscope  de  Pislor  (fig.  90)  est  du 
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même  genre  relativement  à  l'aspect  général,  mais  H  est 
seulement  vertical,  et  la  vis  de  rappel  est  disposée  au  som- 
met d'une  colonne  triangulaire.  Je  n'ai 
pas  eu  l'occasion  d'examiner  les  lentilles 
de  Pistor  et  Schieck,   mais  il    parait 
qu'elles  donnent  de  très-beaux  effets. 
Les  microscopes  simples  de    Zeiss   à 
léna,  sont  aussi  irês-eslimés;  mais,  à 
cet  égard  et  sans  amour-propre  fran- 
çais, nous  pouvons  dire  avec  justice  que 
les  lentilles  et  les  doublets  construits  par 
les  fabricants  français  peuvent  rivaliser 
avec  ceux  fabriqués  à  l'étranger.  Rela- 
tivement aux  montures,  nous  croyons 
qu'il  n'est  pas  possible  d'avoir  rien  de 
plus  précis  que  celles  françaises. 
Mais,  il  est  un  point  où  les  Anglais  et  les  Allemands 
dépassent  les  Français;  je  veux  parler  de  l'enthousiasme 
qui  existe  chez  eux  pour  l'élude  des  sciences  naturelles. 
Aussi,  dans  la  plupart  des. classes  de  la  société,  chacun 
s'instruit    des  découvertes  modernes  ;   on   suit  les  tra- 
vaux qui  se'  font  en  botanique,  en  histoire  naturelle  en 
général. 

Les  conversations  des  familles  deviennent  alors  fort 
attrayantes,  des  cercles  se  forment,  on  discute,  on  s'instruit, 
et  souvent  de  simples  amateurs  présentent  des  recherches 
d'un  haut  intérêt  qui  enrichissent  la  science.  En  France, 
disons-le  franchement,  rien  de  tout  cela, et  nous  le  regret- 
tons. Aussi  espérons  que  bientôt  l'étude  des  sciences  se 
popularisera  dans  le  monde,  et  que  la  plupart  des  sujets 
de  la  conversation  française  finiront  par  avoir  une 
portée  plus  élevée  que  celte  qui  existe  à  l'heure  où  nous 
écrivons. 
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CHAPITRE  IV. 

MICROSCOPE  SOLAIRE,  MICROSCOPE  A  GAZ,  MICROSCOPE 
ÉLECTRIQUE,  APPLICATION  A  LA  PHOTOGRAPHIE. 

Le  microscope  solaire  n'est  autre  chose  qu'un  micros- 
cope simple  disposé  d'une  façon  particulière,  afin  de  re- 
présenter sur  un  écran  et  de  rendre  visibles  dans  le  moment 
même,  à  un  certain  nombre  de  spectateurs,  les  merveilles 
de  la  nature  microscopique,  qui  ne  peuvent  s'observer  que 
séparément  à  l'aide  des  autres  sortes  de  microscopes. 

L'invention  de  cet  instrument  remonte  à  l'année  1738  ; 
elle  est  due  à  J.Nathanacl  Lieberkùhn,  célèbre  anatomiste 
de  Berlin.  L'instrument  dont  il  donna  la  description  était 
composé  d'une  lentille  puissante  pour  condenser  les  rayons 
solaires  et  d'un  microscope  simple.  Cet  instrument  n'était 
pas  accompagné  de  réflecteur,  et  l'on  peut  se  figurer  com- 
bien l'effet  de  cet  appareil  était  peu  satisfaisant. 

Cependant  on  pressentait  de  merveilleux  effets,  et  l'on 
ne  fut  pas  long  avant  de  trouver  des  perfectionnements  : 
il  fallait  un  réflecteur;  Cuff,  l'opticien  anglais,  construisit 
un  microscope  muni  de  ce  précieux  accessoire  et  du  mi- 
croscope de  Wilson.  C'était  déjà  un  pas  immense  vers  la 
perfection.  Kpinus,  Ziehr,  Martin,  Baker,  Adams,  l'inven- 
teur du  microscope  luccrnal ,  apportèrent  leur  pierre  à 
l'édifice,  et  bientôt  B.  Martin  compléta  l'œuvre  en  propo- 
sant d'appliquer  des  lentilles  achromatiques  au  microscope 
solaire;  mais  les  moyens  de  fabrication  manquaient,  et  ce 
n'est  que  plus  tard  que  l'instrument  put  être  considéré 
comme  parfait.  Euler  remplaça  le  miroir  en  verre  par  un 
rélleclcur  métallique;  enfin,  en  nous  rapprochant  de  nos 
jours,  Brcwslcr,  le  docteur  Goring,  modifièrent  aussi  avan- 
tageusement l'instrument. 
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Charles  Chevalier  fit  divers  perfectionnements  au  mi- 
croscope solaire  :  il  modifia  la  partie  mécanique,  plaça  une 
roue  à  engrenage,  appliqua  un  verre  concave  achroma- 
tique à  l'instrument,  rendit  le  focus  variable,  le  construisit 
achromatique,  ainsi  que  le  condenseur,  et  le  rendît  tout  à 
fait  complet.  Ces  divers  perfectionnements  ont  été  univer- 
sellement adoptés  :  c'est  le  meilleur  éloge  que  l'on  puisse 
faire  de  leur  excellence. 


On  construit  généralement  deux  modèles  de  m  icroscopi; 
solaire.  Le  grand  modèle,  le  plus  complet,  est  représenté 
figure  91,  Donnons-en  la  description. 

AABlt,  plaque  de  bois,  ou  panneau  du  voici,  percée  d'une 
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ouverture  circulaire  qui  doit  être  située  exactement  en  face 
du  tube  T  de  l'instrument. 

aabb,  plaque  de  cuivre  fixée  sur  la  précédente  au  moyen 
de  boutons  à  vis. 

M,  miroir  plan  réflecteur  qui  peut  se  mouvoir  circulai- 
rement  à  l'aide  du  bouton  C,  qui  fait  tourner  le  disque  D 
au  moyen  d'un  engrenage. 

C,  second  bouton  qui  imprime  au  réflecteur  un  mouve- 
ment vertical. 

Afin  de  donner  toute  l'exactitude  et  la  solidité  possibles 
au  mouvement  vertical  de  l'appareil,  Charles  Chevalier  a 
placé  sur  le  côté  de  l'instrument  une  roue  d'engrenage 
dont  l'utilité  est  incontestable. 

T  est  un  tube  conique  qui  porte  à  son  extrémité  évasée 
le  grand  verre  condensateur;  le  sommet  du  cône  est  ter- 
miné par  un  tube  E  qui  reçoit  un  autre  tube  f,  dont 
l'extrémité  est  garnie,  près  du  porte-objet,  d'un  second 
verre  condensateur  que  nous  nommerons  verre  de 
foc us. 

Charles  Chevalier  a  rendu  cette  lentille  mobile  au  moyen 
d'une  crémaillère.  On  peut  donc  changer  le  foyer  de 
cette  lentille,  ou,  en  d'autres  termes,  placer  l'objet  plus 
ou  moins  près  de  son  foyer,  et  cette  circonstance  est  im- 
portante, car  certains  objets  exigent  peu  de  lumière,  et 
d'ailleurs  il  en  est  qui  seraient  consumés  ou  altérés  à  l'in- 
stant même  s'ils  étaient  placés  exactement  au  foyer  des 
condensateurs.  Au  niveau  de  E  le  tube  est  mobile,  ce  qui 
permet  aussi  de  régler  l'éclairage. 

N  représente  la  platine,  formée  de  deux  plaques  qui  s'é- 
cartent et  se  rapprochent  à  volonté  au  moyen  de  petits 
ressorts  hélicoïdes.  Autrefois  on  ne  pouvait  placer  qu'un 
certain  nombre  d'objets  dans  le  microscope  ;  cette  dernière 
disposition  permet  de  soumettre  à  l'action  de  l'instrument 
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tous  les  corps  imaginables,  et  notamment  les  boites  à  pa- 
rois parallèles  transparentes. 

Voyons  maintenant  comment  est  construit  le  système 
amplificatif. 

H  est  une  tige  carrée  que  le  bouton  d'engrenage  F  fait 
glisser  dans  la  boîte  G.  A  son  extrémité  se  trouve  fixée  à 
angle  droit  la  pièce  I,  qui  reçoit  les  trois  lentilles  achro- 
matiques K,  et  dans  certaines  circonstances  la  lentille 
concave  L,  dont  nous  reparlerons.  Tout  près  de  L  se 
trouve  une  vis  de  rappel  pour  meltre  exactement  au 
foyer. 

Charles  Chevalier  a  aussi  appliqué  au  microscope  solaire 
l'emploi  de  la  vis  de  rappel  pour  les  mouvements  lents. 
Aussitôt  qu'il  parvint,  en  1823,  à  faire  des  lentilles  achro- 
matiques, il  les  adapta  au  microscope  solaire.  Le  petit 
modèle  de  microscope  solaire  ne  diffère  du  précédent  que 
par  son  moindre  volume  et  par  la  suppression  de  divers 
accessoires  mécaniques. 

Quoique  son  effet  soit  moins  puissant  que  celui  du  grand 
modèle,  cet  instrument  est  aussi  parfait  et  procure  les 
mêmes  effets,  mais  le  champ  de  l'image  est  plus  rétréci. 

Avant  d'indiquer  la  marche  à  suivre  pour  faire  usage 
de  l'instrument  solaire,  expliquons  en  quelques  mots  la 
théorie  de  l'instrument. 

M  (fig.  92)  représente  le  miroir,  C  le  grand  condensa- 
teur, c  le  focus,  L  les  trois  lentilles  achromatiques,  A  la 
lentille  concave  achromatique,  P  est  un  prisme  rectan- 
gulaire. 

RR'  représentent  les  rayons  solaires  réfléchis  en  rr'  par 
le  miroir  M,  réfractés  par  le  condensateur  C,  et  enfin  par  la 
lentille  c,  qui  les  concentre  sur  l'objet  o.  Les  rayons  qui 
partent  de. l'objet  sont  repris  et  réfractés  de  nouveau  par 
les  lentilles  L,  et  vont,  après  s'être  entrecroisés,  former, 
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sur  un  écran  placé  au  devant  de  l'instrument,  une  image 
renversée  de  l'objet,  d'autant  plus  grande  que  l'écran  est 
éloigné  de  l'objectif. 


ic 
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Fie.  92. 

Nous  avons  signalé  l'emploi  de  la  lentille  piano-concave 
achromatique  À.  Du  reste,  voici  les  avantages  que  l'on  en 
retire. 

Il  arrive  souvent  que  la  chambre  où  l'on  fait  les  expé- 
riences n'est  pas  assez  profonde,  et  que  l'on  ne  peut  obte- 
nir l'amplification  désirable.  En  plaçant  devant  les  lentilles 
le  verre  achromatique  concave  dont  nous  avons  parlé,  on 
remédie  à  cet  inconvénient,  car  l'image  produite  est  bien 
plus  grande  que  si  la  lentille  n'était  pas  employée.  Du  reste, 
la  figure  92  fera  parfaitement  comprendre  cet  effet. 

Car  la  plus  grande  divergence  des  rayons  BB'  produira 
conséquemment  une  image  plus  grande  que  si  elle  était 
formée  par  la  prolongation  des  rayons  bb\  arrêtés  à  la 
même  distance.  Le  verre  concave  peut  être  supprimé 
suivant  les  effets  que  l'on  désire  obtenir. 

La  figure  fait  également  comprendre  l'effet  du  prisme  P, 
qui  permet  de  reporter  l'image,  soit  latéralement  sur  le 
parquet  ou  au  plafond. 

Voyons  maintenant  comment  on  dispose  le  microscope 
solaire  pour  les  observations. 

La  chambre  servant  aux  observations  devra,  autant  que 

ARTHTO    CHIVALÎEK.  8 
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possible,  n'avoir  qu'une  fenêtre  exposée  au  midi.  Cette 
fenêtre  sera  parfaitement  calfeutrée  à  l'aidé  de  volets,  puis 
on  enlèvera  un  des  carreaux,  que  l'on  remplacera  par  un 
panneau  de  bois  que  l'on  percera  d'une  ouverture  circu- 
laire assez  grande  pour  faire  passer  le  miroir  de  l'instru- 
ment. C'est  sur  ce  panneau  que  l'on  fixera  la  plaque  aa,  bb, 
que  l'on  maintiendra  à  l'aide  des  boutons  à  vis  qui  seront 
maintenus  dans  des  écrous  placés  dans  le  panneau. 

Le  miroir  M  se  trouvera  donc  en  dehors  de  la  fenêtre, 
ainsi  que  le  grand  verre  condensateur. 

On  enlèvera  alors  le  porte-objectif  L,  et  on  fera  mou- 
voir le  miroir  M  en  tournant  peu  à  peu  les  boutons  CC, 
jusqu'à  ce  que  le  soleil  vienne  se  réfléchir  dans  le  miroir  M, 
qui  renverra  les  rayons  solaires  sur  le  condensateur;  Puis, 
saisissant  l'engrenage  du  focus,  on  le  fera  mouvoir  jusqu'à 
te  qu'on  obtienne  sur  l'écran  un  disque  parfaitement  éclairé . 
Il  ne  restera  plus  qu'à  remettre  en  place  le  porte-objectif 
et  à  glisser  l'objet  entre  les  deux  plaques  à  ressort  de  la 
platine. 

On  cherchera  ensuite  le  foyer  en  faisant  mouvoir  les  len- 
tilles à  l'aide  du  bouton  F; 

On  sait  que  le  focus  est  destiné  à  régler  la  lumière,  et 
que  l'on  peut  avec  lui  éclairer  peu  ou  fortement  l'objet, 
suivant  que  l'on  fait  arriver  sur  ce  dernier  le  foyer  des 
rayons  lumineux,  ou  qu'on  place  l'objet  en  dedans  de  ee 
foyer.  Les  objets  délicats,  vivants,  etc.,  ne  doivent  donc 
pas  être  placés  au  foyer  des  rayons  lumineux,  mais  bien 
en  dedans.  Du  reste,  un  peu  d'habitude  apprendra  de  suite 
ces  petites  précautions.  On  devra  aussi  surveiller  l'état  de 
la  lumière,  car  le  mouvement  de  la  terre  oblige  nécessai- 
rement à  déplacer  de  temps  à  autre  le  réflecteur. 

La  connaissance  intime  des  objets  à  observer  donnera 
le  secret  de  l'éclairage,  et  l'on  comprendra  tout  de  suite  que 
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•si,  sur  un  animal  vivant,  tel  que  ceux  que  l'on  emploie 
quand  on  veut  observer  la  circulation  du  sang,  on  projette 
le  foyer  des  rayons  solaires,  il  y  aura  cessation  de  la  vie, 
et  par  conséquent  du  phénomène  ;  d'autres  fois,  cette  con- 
centration de  la  chaleur  est  nécessaire,  par  exemple,  lors- 
qu'il s'agit  de  faire  cristalliser  des  solutions  salines.  Il  est 
donc  important  de  savoir  régler  la  lumière  avec  le  focus. 
On  peut  également,  pour  cet  usage,  se  servir  du  tube  E,que 
Ton  fait  glisser  dans  le  tube  T.  L'image  produite  par  le 
microscope  est  reçue  sur  un  écran,  qui  doit  être  parfaite- 
ment tendu  et  parallèle  au  microscope.  Plus  l'écran  sera 
près,  plus  l'image  sera  petite,  et  vice  versa.  Cependant 
l'écran  ne  peut  être  reculé  que  dans  certaines  limites,  car 
la  lumière  devient  insuffisante.  Du  papier  blanc  bien  tendu 
sur  un  châssis  formera  un  des  meilleurs  écrans.  On  peut 
aussi  employer  du  papier  végétal  ou  projeter  l'image  sur 
une  muraille  bien  blanche  et  unie. 

En  se  plaçant  derrière  l'écran  lorsqu'il  est  en  papier 
mince,  on  voit  distinctement  les  objets  et  l'on  peut  les  des- 
siner. Lorsque  l'on  montre  à  un  plus  ou  moins  grand 
nombre  de  spectateurs  les  merveilleux  effets  du  microscope 
solaire,  on  les  fait  placer  derrière  l'écran,  afin  qu'ils  ne 
puissent  voir  que  l'objet,  et  que  rien  autre  chose  ne 
puisse  distraire  leur  esprit  qui  s'étend  de  suite  à  l'ad- 
miration. Si  l'on  veut  dessiner,  on  reçoit  l'objet  sur 
une  glace  dépolie;  mais  la  photographie  est  le  meilleur 
crayon. 

Tout  le  monde  connaît  les  effets  du  microscope  solaire, 
et  l'on  sait  qu'ils  tiennent  du  merveilleux. 

Parmi  les  plus  belles  expériences,  nous  citerons  l'exa- 
men des  cristallisations,  car  une  goutte  de  solution  saline 
étalée  sur  une  lame  de  glace  et  placée  dans  l'instrument 
solaire  montre  au  bout  de  peu  de  temps  l'effet  le  plus  bai- 
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sissant  .Les  cristaux  se  forment  comme  par  enchantement 
et  envahissent  le  champ  du  microscope,  bien  qu'un  moment 
auparavant  on  n'aperçoive  aucune  trace  d'image.  La  cir- 
culation du  sang,  de  la  sève,  les  vibrions  de  la  colle  de 
pâte,  du  vinaigre,  les  acarus  du  fromage,  offrent  aussi  le 
plus  beau  spectacle. 

Si  cet  instrument  procure  un  agréable  passe-temps,  il 
peut  aussi  servir  à  faire  des  démonstrations  à  un  grand 
nombre  de  personnes,  mais  cela  ne  peut  se  faire  que  pen- 
dant une  partie  de  l'année. 

Afin  d'obvier  aux  inconvénients  de  la  lumière  solaire, 
surtout  lorsqu'il  s'agit  de  démonstrations  scientifiques,  on 
a  recours  à  l'emploi  delà  lumière  du  gaz  oxy-hydrogène 
ou  à  lumière  électrique.  On  emploie  donc  le  microscope  à 
gaz  ou  le  microscope  photo-électrique,  qui  ne  sont  autres 
que  l'instrument  solaire  modifiés  relativement  à  la  source 
lumineuse. 

Le  microscope  à  gaz  employé  premièrement  par  M.  Coo- 
perde  Londres,  fut  importé  en  France  par  M.  Warwick, 
mais  l'appareil  était  dangereux  à  employer,  et  Charles  Che- 
valier et  Galy-Cazalat  le  modifièrent  de  façon  à  le  rendre 
tout  à  fait  maniable.  On  comprend  que  malgré  l'utilité  de 
cet  instrument,  son  usage  soit  restreint. 

Le  microscope  photo-électrique  fut  dTabord  construit 
par  Charles  Chevalier,  d'après  les  idées  de  MM.  Donné  et 
Foucault.  Cet  instrument  a  été  perfectionné  relativement 
à  la  forme  et  à  l'éclairage  par  M.  Duboscq,  opticien,  qui 
en  fait  un  appareil  commode  à  employer.  Comme  le  mi- 
croscope à  gaz,  le  microscope  photo-électrique  est  d'un 
usage  restreint,  mais  pour  la  régularité  des  effets,  la  viva- 
cité et  l'éclat  de  la  lumière  on  doit  certes  préférer  la 
lumière  du  gaz  oxy-hydrogène, 

Comme  nous  l'avons  déjà  dit,  on  peut,  à  l'aide  de  la  pho- 
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tographie,  reproduire  parfaitement  les  images  amplifiées 
au  microscope  solaire. 

Relativement  à  la  partie  historique  de  ces  applications, 
nous  dirons  que  le  9  mars  1840  Vincent  Chevalier  présenta 
à  l'Académie  des  sciences  une  série  d'épreuves  da- 
guerriennes,  d'objets  amplifiés  à  l'aide  du  microscope 
solaire,  et  représentant  la  cornée  de  la  mouche,  des  globu- 
les du  sang,  une  tranche  de  jonc,  l'écaillé  de  la  perche.  Le 
6  avril  de  la  même  année,  il  présenta  au  même  corps  savant, 
des  épreuves  représentant  l'acarus  de  la  gale  de  l'homme 
avec  une  amplification  de  145  fois  en  diamètre. 

Dès  l'invention  de  la  photographie  sur  papier,  faite  en 
Angleterre  par  Talbot,  on  s'occupa  dans  ce  pays  d'images 
microscopiques  sur  papier.  Puis  en  France,  bon  nombre 
d'amateurs  s'en  occupèrent,  et  surtout  MM.  Donné  et  Fou- 
cault qui  ont  produit  un  fort  bel  album  d'objets  micros- 
copiques. 

Dès  l'origine  de  la  photographie,  Charles  Chevalier 
adapta  à  ses  microscopes  une  pyramide  de  bois  rem- 
plaçant le  tube  de  l'instrument;  à  l'une  des  extrémités 
pouvaient  se  visser  les  lentilles,  l'autre  recevait  à  volonté 
une  glace  dépolie  pour  mettre  au  point,  ou  une  glace  sen- 
sible pour  fixer  l'image. 

Cet  appareil  il  est  vrai  donnait  des  résultats,  mais  comme 
on  se  servait  de  la  lumière  ordinaire,  il  fallait  un  temps 
très-long  pour  obtenir  des  images.  La  lumière  solaire  peut 
seule  donner  le  moyen  d'obtenir  promptement  et  facile- 
ment d'utiles  photographies  d'objets  microscopiques. 

Comme  il  ne  suffit  pas  d'indiquer  les  choses,  et  comme 
nous  avons  été  à  même  de  faire  ces  sortes  d'expériences, 
nous  allons  ici  indiquer  les  procédés  photographiques  né- 
cessaires pour  l'emploi  du  microscope  solaire. 

Le  microscope  solaire  étant  disposé,  l'image  sera  reçue 
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sur  un  écran  formé  de  papier  blanc  tendu.  —  Le  mieux 
est  de  placer  sur  un  support  convenable,  un  coffre 
de  chambre  noire  photographique.  L'extrémité  infé- 
rieure porte  une  glace,  sur  laquelle  on  a  collé  une 
feuille  de  papier;  cette  glace,  posée  dans  un  cadre  de  bois, 
peut  s'enlever  et  être  remplacée  par  le  châssis  tenant 
la  glace  collodionnée.  La  mise  au  point  est  très-délicate. 
Gomme'  pour  la  plupart  des  images  d'objets  microsco- 
piques, la  distance  du  microscope  à  l'écran  varie  de  60 
à  00  centimètres,  il  est  très-facile  de  mettre  au  point,  en 
faisant  mouvoir  la  vis  de  rappel  de  l'instrument  et  en 
regardant  sur  l'écran. 

Relativement  au  procédé,  nous  dirons  qu'avec  le  collo- 
dion  humide  la  pose  est  instantanée;  avec  le  collodion  sec, 
il  faut  une  minute,  et  un  peu  plus  avec  l'albumine.  Nous 
donnerons  ici  ces  trois  procédés,  qui  sont  les  mêmes,  du 
reste,  que  ceux  suivis  pour  les  portraits  et  les  paysages. 

Procédé  sur  collodtea  humide. 

La  qualité  du  collodion  photographique  est  une  des 
choses  les  plus  importantes  en  photographie.  Nous  allons 
donc  indiquer  comment  il  se  prépare. 

Chacun  sait  que  le  collodion  est  formé  d'une  dissolution 
de  coton-poudre  dans  de  Féther  alcoolisé.  On  prépare  le 
coton-poudre,  soit  avec  les  acides  sulfurique  et  nitrique, 
ou  bien  avec  l'acide  sulfurique  et  le  salpêtre. 

Le  premier  procédé  se  pratique  ainsi  :  on  mélange  dans 
un  vase  de  verre  ou  de  porcelaine  : 

Acide  nitrique  à  45° 170  grammes. 

Acide   sulfurique * 518     — 

Eau 130     — 

On  attend  que  le  mélange  marque  60  degrés  centigra- 
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des,  puis  on  y  place  12  grammes  5  décigrammes  de  coton; 
on  le  laisse  dix  minutes,  en  ayant  soin  de  l'immerger  par- 
faitement à  l'aide  d'une  baguette  de  verre,  puis  on  retire 
le  coton  et  on  le  lave  abondamment  avec  de  l'eau  ordinaire 
jusqu'à  ce  que  l'eau  n'accuse  plus  de  trace  d'acide,  ce  dont 
on  s'assure  à  l'aide  du  papier  de  tournesol  ;  on  le  sépare 
ensuite  en  petites  portions  que  l'on  étend  sur  du  papier, 
afin  d'opérer  la  dessiccation,  on  l'enferme  ensuite  dans  un 
flacon  de  verre.  Avant  d'incorporer  d'autre  coton,  on 
chauffe  les  acides  jusqu'à  60  degrés,  et  on  ajoute  10  gram- 
mes d'acide  sulfurique.  Cette  méthode,  due  à  M.  Hardwich 
donne  de  très-bon  coton. 

Le  deuxième  procédé  consiste  à  immerger  h  grammes 
de  coton  cardé  dans  : 

Acide  sulfurique  blanc 60  centigr. 

Salpêtre  pulvérisé 70  grammes. 

On  fait  le  mélange  à  l'air  dans  un  verre  à  expériences, 
puis  lorsqu'il  est  complet,  on  y  immerge  le  coton.  Au  bout 
de  cinq  minutes,  on  verse  le  tout  dans  un  grand  vase  plein 
d'eau,  on  agite  le  coton,  on  le  retire  et  on  le  lave  comme 
précédemment.  Cette  dernière  méthode  est  très-bonne, 
facile,  et  donne  un  très-bon  coton.  Malgré  cela,  les  ama- 
teurs préfèrent  acheter  le  fulmi-coton  que  l'on  trouve  très- 
bien  préparé  et  à  un  prix  minime. 

Voici  maintenant  comment  nous  préparons  notre  collo- 
dion  photographique. 

Dans 

Alcool  blanc  à  40* 300  cent.  cub. 

on  fait  dissoudre  : 

Iodure  de  cadmium ...  ' S  grammes. 

Iodure  d'ammoniaque A    — 

Bronrai*  4#  cadmhun 4   — 
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que  Ton  ajoute  à  : 

Etlicr  sulfuriquc  à  62° 700  mit.  cub. 

Coton-poudre 9  à  10  grammes. 

On  agite,  puis  on  laisse  reposer  ;  au  bout  de  quatre  jours 
on  décante  le  liquide,  ce  qui  vaut  mieux  que  de  le  filtrer, 
puis  on  met  le  collodion  dans  des  bouteilles  de  125  gram- 
mes, que  Ton  place  dans  un  endroit  frais,  à  l'abri  de  la 
lumière.  Ce  collodion  se  conserve  très-longtemps,  est  très- 
rapide  et  donne  de  fort  jolies  épreuves. 

Voyons  maintenant  comment  on  opère  : 

On  prend  une  glace  ou  un  verre  que  Ton  place  sur  la 
planchette  à  polir,  on  y  verse  quelques  gouttes  d'un  mé- 
lange de  tripoli  et  d'alcool  pur,  on  frotte  constamment  en 
étalant  le  mélange  à  l'aide  d'un  tampon  de  coton  ;  on  en- 
lève ensuite  le  tripoli,  et  on  retourne  la  glace  pour  lui 
faire  subir  la  même  opération  ;  on  choisit  alors  le  plus 
beau  côté  de  la  glace,  et  on  finit  de  la  nettoyer  avec  du 
coton  propre  et  un  mélange  d'éther  et  d'alcool.  Pour  cette 
dernière  opération,  on  place  la  glace  sur  une  feuille  de 
papier  blanc.  On  termine  à  l'aide  d'un  linge  de  fil  très- 
fin,  dont  on  a  formé  un  tampon.  L'haleine  projetée  sur 
une  glace  bien  nettoyée  doit  s'y  étendre  uniformément, 
sans  laisser  apparaître  la  moindre  trace.  —  Les  glaces  qui 
ont  déjà  servi  peuvent  être  préalablement  passées  dans  de 
l'eau,  à  laquelle  on  ajoute  un  peu  de  soude  caustique,  puis 
ensuite  lavées  à  grande  eau. 

La  glace  étant  très-propre,  on  verse  à  la  surface  du  col- 
lodion ioduré.  On  saisit  la  glace  par  un  angle,  on  la  tient 
horizontalement,  puis  on  y  verse  à  la  partie  supérieure 
dans  la  largeur  de  la  glace,  une  quantité  de  collodion  ca- 
pable de  la  couvrir  ;  on  incline  légèrement  de  façon  à  ré- 
pandre le  liquide  sur  toute  la  surface,  puis  on  fait  écouler 
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par  un  angle  l'excès  de  collodion  que  Ton  reçoit  dans  un 
flacon  ;  on  incline  la  glace  à  droite  et  à  gauche,  puis  on  la 
sensibilise  dans  l'obscurité  de  la  manière  suivante. 
Le  bain  sensibilisateur  se  compose  ainsi  : 

Eau  distillée  ou  de  pluie 100  grammes. 

Azotate  d'argent  fondu 8     —  ' 

Ce  bain  doit  rougir  très-légèrement  le  papier  de  tour- 
nesol ;  lorsqu'il  est  neuf,  on  peut  y  ajouter  un  quart  de 
goutte  d'acide  nitrique.  —  Le  bain  d'argent,  que  l'on  doit 
filtrer  chaque  fois  que  l'on  s'en  sert,  se  verse  dans  une 
cuvette  à  recouvrement  en  bois  et  verre. 

La  glace   collodionnée  y  est  plongée  de  la  manière 
suivante  :  On  incline  la  cuvette  de  façon  que  le  liquide 
tombe  dans  le  recouvrement,  puis  on  place  la  glace,  le  col- 
lodion en  dessus,  au  fond  de  la  cuvette,  en  l'appuyant  sur 
un  des  bords  de  la  cuvette,  et  en  l'abaissant  doucement  à 
l'aide  d'un  crochet  en  argent.  —  Cela  fait,  on  abaisse  sans 
temps  d'arrêt  la  cuvette,  et  le  liquide  immerge  d'un  seul 
coup  la  glace  collodionnée.  Au  bout  d'un  instant,  et  à 
l'aide  du  crochet,  on  soulève  la  glace  de  façon  à  l'exami- 
ner, et  lorsque  le  liquide  la  mouille  uniformément,  on 
l'enlève  et  on  la  place  dans  le  châssis.  La  glace  est  retirée 
verticalement,  le  châssis  est  tenu  de  même%  et  nemdoitpas 
être  changé  de  position  pendant  le  cours  des  opérations. 
—  La  glace  plongée  dans  le  bain  d'argent,  et  examinée 
peu  d'instants  après,  a  l'aspect  d'une  surface  huileuse, 
recouverte  par  de  l'eau  ,  le  liquide  se  sépare  sans  mouil- 
ler, cela  tient  à  l'éther  qui  n*fest  pas  encore  dissous  dans 
Veau,  il  faut  donc  attendre  que  la  couche  de  collodion  soit 
bien  mouillée  et  sans  bulles.  Le  bain  d'argent  sert  jusqu'à 
épuisement. 
La  glace  placée  dans  son  châssis  est  exposée  dans  la 
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chamhto  noir*  pendant  un  temps  qui  varie  suivant  la  lu- 
mière et  mirant  l'objet  que  Ton  emploie. 

La  pose  étant  terminée,  on  enlève  le  châssis  en  le  tenant 
toujours  dans  la  même  position,  et  dans  Pobsenrité  à  la 
lueur  d'une  bougie  ou  d'un  vitrage  jaune,  on  retire  la 
glace  dn  châssis  et  on  la  place  horijont^emeitf  sur  le  sup- 
port Berthier,  ou  on  la  tient  à  la  main  par  un  des  angles. 
Afin  de  Aura  apparaître  l'image,  on  verse  d'un  seul  coup 
A  h  ttrflfce  de  la  glace  une  nappe  de  solution  de  sulfate 
A}  fer  capable  de  la  couvrir,  on  laisse  agir  quelques  in- 
stants, puis  en  renverse  le  liquide  ;  l'image  est  alors  appa- 
rue, mais  pâle  et  sans  vigueur.  —  On  se  sert  pour  verger 
li  sulfate  de  fer  et  les  autres  bains  révélateurs,  de  verres  à 
tj^érietoees  qui  sent  fort  commodes  pour  cet  usage.  Après 
li  sulfate  de  fer,  la  glace  est  bien  lavée  A  l'eau  distillée, 
puis  replacée  sur  le  support,  on  y  verse  alors  une  solution 
#aaUe  pyrogaliique,  on  incline  la  glace  de  façon  à  la 
mttfHer  uniformément,  puis  on  renverse  le  liquide  ;  on 
qjoute  de  nouveau  de  l'acide  pyrogallique  additionné  d'un 
peu  de  solution  de  nitrate  d'argent,  jusqu'à  ce  que  ré- 
preuve semble  asses  vigoureuse.  Chaque  fois  que  Ton  ren- 
verse le  liquide,  on  examine  l'épreuve  par  transparence  ; 
une  bonne  négative  doit  avoir  des  noirs  puissants,  des 
blancs  purs  et  fouillés  de  détails.  —  Un  peu  d'expérience 
suffit  pour  savoir  si  on  a  posé  trop  ou  pas  assez.  La  solution 
d'argent  que  l'on  ajoute  à  l'acide  pyrogallique  se  nomme 
le  bain  renforçateur. 

Nous  allons  maintenant  donner  la  composition  des  solu- 
tions dont  nous  venons  de  parier.  C'est  à  M.  A.  Martin, 
professeur  de  physique,  que  nous  devons  cette  excellente 
formule. 
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BAIN  PB  FER. 

On  fait  dissoudre  dans  : 

Eau 400  grammes . 

SulC&ta  de  fer i00    — 

D'autre  part,  on  fait  dissoudre  dans  : 

Eau 100  grammes. 

Acétate  d'alumine  liquide ....         5     — 
Acide  acétique 30  à  50     — 

On  mélange  les  deux  solutions,  puis  on  y  ajoute  )e  mé- 
lappç  suivait  : 

Eau #00  grammes. 

m 

Ether  njtreux  alcoolisé  ......        5    — 

Ether  acétique. ...........  t        5    — 

BAIN  D'ACIDE  PYlOCAUJQUa, 

Eau  distillée 500  grammes. 

Acide  pyrogallique S    — 

Acide  acétique 15     — 

BAIN   RENFORÇATEUR. 

Eau  distillée • .     100  grammes. 

Azotate  d'argent 2     — 

Acide  citrique A     — 

Ces  solutions  se  conservent  très-bien  ;  la  plus  suscepti- 
ble de  se  gâter  est  celle  d'acide  pyrogallique.  L'épreuve 
étant  apparue,  on  lave  parfaitement  la  glace  avec  de  l'eau 
ordinaire,  on  a  soin  aussi  de  laver  l'envers  de  la  glace.  — 
H  faut  alors  fixer  l'épreuve  ;  on  procède  de  la  manière  sui- 
vante :  on  tient  la  glace  horizontalement  par  un  angle, 
puis  on  verse  à  sa  surface  une  couche  de  la  solution  sui- 
vante : 

Eau . 200  grammes 

Hyposulfite  de  soude B0    — 
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On  incline  légèrement;  au  bout  d'un  instant,  on  se  place 
dans  un  demi-jour  et  Ton  voit  l'épreuve  s'éclaircir,  et  la 
couche  jaunâtre  d'iodure  d'argent  non  impressionnée  se 
dissoudre.  Lorsque  l'épreuve  semble  nette  et  pure,  on  ren- 
verse le  liquide,  puis  on  la  lave  à  grande  eau,  on  lave  aussi 
l'envers  de  la  glace  ;  on  pose  alors  la  glace  contre  un  mur 
en  l'inclinant  légèrement,  ou  sur  un  séchoir  ad  hoc,  et  on 
la  laisse  sécher  ;  l'épreuve  est  alors  terminée.  Une  fois  sè- 
che, afin  de  la  préserver,  on  verse  à  sa  surface  une  cou- 
che de  vernis  à  l'ambre.  Ce  vernis  s'applique  de  la  même 
manière  que  le  collodion. 

Il  s'agit  maintenant  d'obtenir  l'épreuve  positive  sur  pa- 
pier. On  se  procure  du  papier  salé  d'un  côté,  ou  encore 
nié  albuminé.  Ce  dernier  papier  est  plus  brillant  et  donne 
des  épreuves  très-vigoureuses.  Aujourd'hui  on  vend  de 
très-bon  papier  salé,  aussi  personne  n'en  prépare.  Il  est 
très-facile,  du  reste,  de  le  faire  :  il  suffit  de  placer,  d'un 
seul  côté,  une  feuille  de  papier  à  la  surface  d'un  bain 
composé  de  : 

Chlorhydrate  d'ammoniaque. .       10  grammes. 
Eaudiftillée 200     — 

On  fait  ensuite  sécher,  en  fixant  le  papier  par  un  angle, 
sur  une  ficelle  tendue  horizontalement.  Le  papier  salé 
étant  bien  sec,  on  le  sensibilise  dans  l'obscurité.  Pour  cela, 
il  suffit  de  placer  la  feuille  du  côté  salé,  sur  le  bain  sui- 
vant: 

Eau  distillée 100  grammes. 

Àxotate  d'argent 25    — 

On  soulève  de  temps  à  autre  les  angles  pour  éviter  les 
bulles  d'air,  et  on  laisse  en  contact  trois  ou  quatre  minu- 
tes. On  enlève  ensuite  par  un  angle,  on  fait  égoutter,  puis 
on  fait  sécher  sur  une  ficelle  comme  pour  le  papier  salé. 
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Le  papier  étant  bien  sec  est  déroulé  et  conservé  entre 
des  feuilles  de  papier  buvard,  que  Ton  place  dans  un  étui, 
de  façon  que  la  lumière  ne  puisse  pénétrer.  Ce  papier 
s'altère  vite,  on  doit  le  préparer  environ  douze  heures 
avant  de  s'en  servir.  — Pour  faire  l'épreuve  positive,  rien 
de  plus  simple.  On  place  sur  la  glace  du  châssis  de  Bré- 
bisson  le  côté  non  impressionné  de  la  glace  qui  porte  l'é- 
preuve, on  applique  sur  répreuve  une  feuille  de  papier  po- 
sitif du  côté  sensible,  on  ferme  le  châssis,  puis  on  expose 
à  la  lumière.  On  sait  que  cet  ingénieux  châssis  de  Brebis- 
son  permet  de  suivre  les  progrès  de  l'épreuve  ;  on  l'arrête 
donc  au  point  désirable,  puis  on  rentre  dans  l'obscurité.  On 
retire  l'épreuve  sur  papier,  on  la  lave  dans  de  l'eau  distil- 
lée, puis  on  la  place,  pour  lui  donner  un  ton  sépia  colorée, 
dans  le  bain  suivant  : 

Chlorure  d'or. y. ...» 1  gramme. 

Eau  distillée 500     — 

Que  Ton  fait  dissoudre  et  que  Ton  ajoute  à  : 

Eau  distillée 500  grammes. 

Acétate  de  soude 20     — 

L'épreuve  prend  différents  tons,  on  l'examine  à  un  demi- 
jour,  puis,  lorsqu'on  la  juge  convenable,  on  la  lave  par- 
faitement ;  enfin  on  la  fixe  en  la  plongeant  dans  le  bain 
suivant  : 

Eau  ordinaire 100  grammes. 

Hyposulfite  de  soude 15  ù  20      — 

Au  bout  d'un  quart  d'heure,  l'épreuve  est  fixée;  on  la 
lave  ensuite  à  cinq  ou  six  eaux  pendant  deux  ou  trois  heu- 
res, on  la  sèche  ensuite  entre  des  feuilles  de  papier  buvard, 
il  ne  reste  plus  alors  qu'à  l'encadrer.  Toutes  ces  opérations 


• 
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qui  peuvent  sembler  longues»  se  font  avec  la  plus  grande 

fooilift* 


« 


. .  Si  Ton  désire  employer  le  coUodion  à  sec ,  on  prépare  à 
.  î'ufance  de*  glaces,  on  les  enferme  dans  des  châssis  spé- 
ciaux de  carton,  et  on  peut  les  conserver  ainsi  pendant 
ÇRiose  joncs  on  un  mois.  Rien  n'est  plus  simple  que  de 
jtftoarw  dei  glaces  séchas. 

.  Qp  eollodioqne  comme  4  l'ordinaire,  on  sensibilise  de 
même*  puis  on  lave  la  glaise  dans  cinq  4  six  eau.  On  em- 
ploie nécessairement  l'eau  distillée. 

ta  glace  retirée  de  la  cuvette  est  égouttée  et  posée  sur 
qg  support  4  vis  calantes»  on  verse  4  sa  surface  une  solution 
de  tannin,  que  Ton  renverse  dans  un  flacon.  Au  bout  de 
peu  d'instants,  on  couvre  alors  la  glace  d'une  solution 
neuve  de  tannin,  et  Ton  agit  de  même.  On  le  Voit,  il  faut 
avoir  deux  soliitiotiB  de  tannin  au  mêfflë  degré.  On  fait 
égoutter,  puis  on  met  sécher  debout,  le  tannin  se  prépare 
ainsi: 

Eau  tflttOléé 100  gHifttnëi. 

Tannin  de  Peloaie S    — 

Alcool  à  40° â  cent,  cab. 

Pour  foire  apparaître,  après  avoir  lavé  la  glace  dans  une 
ariette  remplie  d'eau  distillée,  on  verse  4  sa  surface  de 
l'acide  pyrogallique  à  S  grammes  1/2  pour  1000  non  aci- 
dulée, puis  on  renforce  comme  pour  le  coUodion  humide. 
Ce  procédé  donne  des  épreuves  remarquables  par  leur 
puissance,  leur  finesse,  leur  modelé.  Nous  ne  saurions  trop 
le  recotartladder.  La  pose  est  de  trois  à  cinq  minutes  au 
soleil. 
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ÀlfcamlMe.  —  Pr««édé  de  if.  fltaeet» 

c  Le  nettoyage  des  glaces  est  très-important  II  fatit 
qu'elles  soient  parfaitement  lavées  et  terminées  par  un  la- 
vage avec  de  l'alcool  à  40  degrés,  et  un  vieux  linge  de  toile 
qui  laisse  le  moins  de  duvet  possible.  Au  moyett  d'un  gros 
blaireau  très-propre,  j'enlève  le  peu  de  dtivet  et  ta  pousëiêfe 
qui  peuvent  se  trouver  à  la  surface  La  chambre  dû  l'0h 
veut  préparer  une  certaine  quantité  dé  glactes,  doit  Ôtrte 
parfaitement  nettoyée  à  l'avance  et  exemple  de  lotit  8cHi- 
rant  d'air,  car  ehaque  poussière  forme  dei  taches; 

»  Je  prends  6  blancs  d'œufs*  dent  j'ai  eu  seitt  d'ête?  le 
germe. 

»  Je  les  mets  dans  un  grand  saladier. 

>  Dans  une  petite  casserole  de  porcelaine  je  mets  i 

Eau  distillée 45  grammes. 

Dextrine 9     — 

Iodure  de  potassium 3     — 

Bromure  de  potassium 0*r,5 

>  Je  fais  dissoudre  (en  chauffant  sur  une  lampe  à  alcool) 
la  dextrine.  Lorsque  la  dissolution  est  complète,  j'éteins 
la  lampe  et  j'ajoute  l'iodure  et  le  bromure.  Je  laisse  un 
peu  refroidir  et  je  filtre  cette  préparation  dans  les  6  blancs 
d'oeufs,  que  je  bats  ensuite  en  mousse.  Douze  heures  après, 
l'albumine,  qui  est  redevenue  liquide,  est  bonne  à  étendre 
sur  les  glaces.  J'ai,  à  cet  effet,  une  planche  en  bois,  plus 
petite  que  les  glaces,  que  je  mets  parfaitement  de  niveau. 

>  Ensuite,  après  avoir  épousseté  la  glace  avec  le  blai- 
reau, je  la  pose  sur  cette  planche  et,  avec  un  vase  à  bec, 
je  verse  l'albumine  sur  la  glace.  11  fattt  fcti  vërëëfr  assez  pour 
la  couvrir;  il  ne  faut  pas  en  verser  trop,  autrement  l'albu- 
mine se  répand  et  on  en  perd  beaucoup. 
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i  Un  peu  de  pratique  tous  met  vite  au  courant  de  cette 
opération  qui  est  la  plus  difficile  de  toutes.  S'il  reste  sur 
la  glace  quelque  partie  où  l'albumine  ne  se  soit  pas  éten- 
due, en  lui  donnant  un  mouvement  de  va-et-vient,  on  finit 
de  la  couvrir  en  l'étendant  avec  un  morceau  de  papier. 

»  Ensuite  on  fait  égoutter  l'excédant  d'albumine  en  ra- 
menant successivement  la  goutte  par  les  quatre  angles  et 
«n  la  faisant  revenir  définitivement  au  milieu,  je  pose  en- 
suite cette  glace  sur  une  planche,  parfaitement  de  niveau, 
pour  la  faire  sécher,  à  l'abri  de  la  poussière.  Mes  glaces, 
parfaitement  séchées,  sont  ensuite  renfermées  dans  des 
.  bottes  à  plaques,  pour  s'en  servir  au  besoin.  Au  moment 
de  faire  des  épreuves,  je  soumets  la  glace  albuminée  A  la 
surface  d'une  botte  à  iode,  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  pris  une 
belle  teinte  jaune  d'or.  Ensuite,  je  la  plonge  (ici  il  faut 
être  dans  une  chambre  éclairée  seulement  par  un  verre 
jaune)  dans  l'acéto-nitrate  ainsi  composé  : 

Eau  distillée 580  gramme*. 

Nitrate 32    — 

Acide  acétique  cristallisé 80     — 

»  Après  deux  minutes  d'immersion,  la  glace  est  retirée 
et  parfaitement  lavée  à  l'eau  distillée.  Si  on  doit  l'employer 
sèche  il  faut  changer  l'eau  deux  ou  trois  fois. 

>  L'exposition  à  la  chambre  noire  ayant  eu  lieu,  je  fais 
chauffer  légèrement,  à  50  ou  60  degrés,  la  préparation 
suivante,  en  quantité  suffisante  pour  que,  étant  versée  dans 
une  bassine,  cette  préparation  couvre  entièrement  la  glace  : 

Eau  distillée 400  grammes. 

Acide  gallique. 7    — 

Acétate  de  chaux 3    — 

»  Lorsque  ce  liquide  est  versé  à  chaud  dans  la  bassine, 
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j'y  plonge  la  glace,  et  lorsqu'il  est  refroidi,  j'y  ajoute  quel- 
ques gouttes  d'acéto-nitrate,  ainsi  composé  : 

Eau  distillée 100  grammes. 

Nitrate 6    — 

Acide  acétique 20     — 

>  Lorsque  l'épreuve  a  paru  entièrement,  je  la  lave 
et  je  la  fixe  à  l'hyposulfite  à  10  pour  100,  je  la  lave  et  la 
laisse  sécher  en  la  posant  sur  un  angle.  » 

Le  microscope  solaire,  comme  nous  l'avons  dit,  est  muni 
d'un  réflecteur  de  glace  étamée  ou  mieux  argentée. 
M.  Hartnack,  opticien,  a  remplacé  ce  réflecteur  par  un 
prisme  (1);  on  ne  craint  pas  alors  la  double  image  formée 
par  la  glace,  mais,  dans  ces  expériences,  nous  n'avons  ja- 
mais remarqué  que  la  glace  produise  de  mauvais  résultats, 
et  elle  est  plus  facile  à  employer  que  le  prisme. 

Comme  chacun  le  sait,  le  microscope  solaire  ne  sert 
pas  que  pour  les  reproductions  microscopiques,  car  les 
immenses  images  qu'il  produit  font  l'admiration  d'un 
.  grand  nombre  de  spectateurs.  Pour  les  reproductions 
microscopiques  par  la  photographie  il  est  meilleur  d'em- 
ployer un  microscope  spécial;  nous  nous  occupons  en  ce 
moment  d'un  instrument  de  ce  genre,  et  incessamment 
nous  ferons  connaître  le  résultat  de  nos  recherches  dans 
l'Étudiant  photographe,  traité  pratique  à  l'usage  des  ama- 
teurs (2).  Le  seul  reproche  à  faire  est  que  la  photographie 
ne  reproduit  qu'un  plan  de  l'objet,  tandis  que  l'examen 
par  l'organe  visuel  permet  de  saisir  successivement  les 

(1)  Dujardin,  dès  1839,  avait  remplacé  le  miroir  du  microscope  par 
un  prisme. 

(2)  V Étudiant  photographe,  traité  pratique  de  photographie,  dédié  aux 
amateurs,  formerai  vol.  in -18  de  400  pages  avec  figures.  Il  paraîtra  en 
mai  1805  chez  Adrien  Delahayc. 
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différents  plans,  à  l'aide  du  mouvement  imprimé  à  la  vis 
du  microscope. 

CHAPITRE  V. 

DES  ACCESSOIRES  DU  MICROSCOPE. 

Dans  ce  chapitre,  nous  examinerons  les  divers  accessoi- 
res qui  peuvent  s'appliquer  au  microscope,  et  qui  servent  à 
faciliter  les  observations.  Toutefois  nous  ferons  remar- 
quer que  Ton  n'y  trouvera  pas  la  description  des  acces- 
soires servant  à  l'éclairage,  à  la  polarisation,  à  la  mesure 
et  au  dessin  des  objets,  etc.,  lesquels  seront  décrits  avec 
détails  dans  des  chapitres  spéciaux,  qui  donneront  aussi  la 
manière  succincte  de  les  employer. 

Nous  ne  parlerons  donc  ici  que  des  accessoires  dont 
l'emploi  facilite  les  recherches  microscopiques,  soit  en 
les  rendant  plus  précises  ou  en  permettant  de  les  abré- 
ger. 

Parlons  d'abord  de  l'endroit  que  l'on  doit  choisir  pour 
les  observations  microscopiques  et  de  l'arrangement  du 
laboratoire  qui  sert  aux  expériences. 

C'est  ordinairement  dans  le  cabinet  de  travail  que  les 
observations  se  font,  car  il  est  inutile  d'avoir  un  laboratoire 
spécial  pour  cet  usage.  L'instrument  sera  posé  sur  une 
table  solide,  placée  devant  une  fenêtre  assez  large.  La  ta- 
ble servant  aux  expériences  devra  être  assez  spacieuse 
pour  que  les  accessoires  puissent  y  être  placés  sans  en- 
combre. 

Quant  à  la  hauteur  de  la  table  et  du  siège,  ils  doivent 
être  réglés  de  manière  que  l'oculaire  du  microscope 
vienne  se  présenter  naturellement  à  l'œil  de  l'observateur. 
Le  siège  devra  être  dur,  et  le  tabouret  devra  être  préféré 


DES  ACCESSOIRES  DU  MICROSCOPE.  181 

aux  fauteuils  ou  chaises,  qui  gênent  ordinairement  les  mou- 
vements. 

Çps  considérations  peuvent  paraître  puériles  ;  mais  leur 
importance  sera  appréciée  lorsqu'on  les  aura  mises  en  pra- 
tique. 

Quant  aux  meubles  qui  doivent  faire  partie  du  labora- 
toire, ils  sont  en  petit  nombre  :  en  première  ligne,  nous 
citerons  un  globe  de  verre,  ou  mieux,  une  vitrine  à  cadres 
de  bois»  qui  servira  à  protéger  l'instrument  delà  poussière 
et  de  l'humidité  lorsqu'on  suspendra  les  expériences  :  ce 
meuble  est  indispensable  ;  il  nous  suffisait  de  le  citer  pour 
faire  comprendre  son  utilité. 

Les  accessoires  du  microscope,  les  cuves  servant  aux 
dissections,  les  instruments  tranchants,  seront  renfermés 
dans  une  armoire  parfaitement  close  ;  certains  outils  qui 
sont  casés  dans  la  botte  qui  sert  à  transporter  le  microscope 
pourront  nécessairement  y  être  laissés. 

Le  nécessaire  aux  réactifs  et  aux  produits  conservateurs 
devra  être  éloigné  de  l'armoire  aux  accessoires,  car  les 
acides,  la  teinture  d'iode,  peuvent  nuire  aux  instruments. 

Les  lames  de  glace,  les  instruments  servant  à  la  circu- 
lation du  sang,  de  la  sève,  etc.,  trouveront  leur  place  dans 
la  boîte  du  microscope  ou  dans  un  nécessaire  dont  je  par- 
lerai plus  loin.  Citons  aussi  de  petits  casiers  à  tiroirs  qui 
seront  excessivement  utiles,  ainsi  que  des  cuvettes  plates 
et  carrées,  de  bois  mince  ou  de  carton,  qui  serviront  à 
placer  les  préparations  faites,  que  l'on  pourra  ensuite 
ranger  dans  des  cartons-volumes  qui  se  mettront  à  plat 
dans  la  bibliothèque. 

On  peut  aussi  placer  les  préparations  dans  des  bottes 
munies  de  rainures. 

On  voit  que  l'ameublement  du  micrographe  est  peu  con- 
sidérable ;  mais,  organisé  ainsi  que  je  viens  de  l'indiquer, 
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il  donnera  tontes  facilités  à  l'homme  minutieux  de  trouver 
à  l'instant  même  les  accessoires  dont  il  aura  besoin. 

Si  vous  voulesétre  bon  observateur  au  microscope,  qpyez 
minutieux,  précis»  soigneux  ;  de  cette  façon,  vos  expé- 
riences vous  seront  profitables  ;  autrement,  vous  n'attein- 
drez qu'imparfaitement  votre  but,  et  vos  recherches  ne 
présenteront  pas  d'intérêt. 

Occupons-nous  maintenant  de  garnir  nos  vitrines,  ca- 
siers, etc.;  bu  un  mot,  parlons  des  accessoires  proprement 
dits. 

Les  loupes  piano-convexes  montées  sur  pied  en  cuivre 
sont  fréquemment  employées  pour  projeter  de  la  lumière 
sur  certains  objets,  soit  pour  les  examiner  ou  pour  en  opé- 
rer la  dissection.  On  fera  donc  bien  d'avoir  &  sa  disposition 
un  de  ces  condensateurs.  J'ai  représenté  (fig.  08)  le  modèle 


Fie.  93. 


le  plus  en  usage  ;  on  peut  se  servir  aussi  d'un  condensateur 
semblable  muni  d'un  engrenage  (fig.  94)  qui  permet  de 
régler  la  quantité  de  lumière  nécessaire  à  l'objet  qu'on 
examine.  Ces  deux  loupes  peuvent  à  la  rigueur,  ainsi  que 
je  l'ai  dit  au  chapitre  Microscope  simple,  servir  pour  opé- 
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rer  des  dissections.  Presque  tous  les  microscopes  sont 
munis  d'une  loupe  piano -convexe,  qui  se  fixe  sur  la  pla- 
tine. Cette  loupe  est  montée  à  articulations  de  façon  à  pou- 
voir la  diriger  dans  tous  les  sens.  Lorsqu'on  fait  usage  des 


Fie.  94. 

condensateurs  de  celte  sorte,  il  faut  toujours  avoir  soin  de 
tourner  le  côté  convexe  du  côté  du  foyer  lumineux,  de  fa- 
çon à  avoir  la  plus  grande  somme  de  lumière. 

Priante  redreaftcur  de  Charte»  Chevalier. 

Le  prisme  redresseur  date  de  1834,  c'est  un  accessoire 
d'une  utilité  depuis  longtemps  appréciée. 

a  Avec  cet  instrument  on  peut  à  volonté  rendre  à  l'otyj* 
sa  véritable  position,  et  même  le  faire  tourner  dans  Umk 
les  sens.  Pour  le  microscope  horizontal,  en  quittant  l'ocu- 
laire, les  rayons  sont  forcés  de  traverser  le  prisme,  mais 
son  action,  réunie  à  celle  de  l'appareil,  imprime  aux 
rayons  une  réflexion  croisée  qui  détruit  complètement 
V inversion  produite  par  le  premier  entrecroisement.  Il 
est  quelquefois  difficile  de  suivre  les  mouvements  des  ani- 
malcules, qui  changent  de  place  à  tout  moment.  Avec  le 
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prisme  redresseur  on  n'est  pas  exposé  à  pousser  le  porte- 
objet  dans  un  sens  lorsqu'il  est  nécessaire  de  lui  faire  sui- 
vre une  autre  direction  pour  retrouver  l'infusoire.  On  ob- 
tient par  ce  moyen  un  excellent  microscope  pour  les  re- 
cherches et  dissections  anatomiques . 

a  Le  prisme  redresseur  est  une  pièce  absolument 
indispensable  à  l'anatomiste.  Toutes  les  personnes  qui 
ont  l'habitude  du  microscope  savent  combien  il  est 
difficile  de  conduire  avec  exactitude  les  pointes,  scal- 
pels, etc.,  sur  la  pfotine.  Les  rayons,  en  se  croisant, 
donnent  une  image  renversée  de  l'objet  que  l'on  exa- 
mine, et  conséquemment ,  lorsqu'on  fait  mouvoir  un 
scalpel  sur  le  côté  gauche,  il  parait  agir  sur  la  partie 
droite  de  l'objet  ;  si  on  le  pousse  vers  la  droite,  il  semble 
se  diriger  du  côté  gauche,  et  ainsi  de  suite.  La  difficulté 
augmente  encore  si  l'on  dissèque  un  très-petit  objet  sous 
un  fort  grossissement  (1).  > 

Notre  appareil  est  tout  simplement  un 
prisme  rectangle  fixé  dans  un  tube  de  cuivre 
qui  se  place  sur  l'oculaire  du  microscope. 
La  figure  95  le  représente. 

ABCD,  tube  de  cuivre; 

P,  prisme  redresseur; 

0,  ouverture  à  laquelle  on  applique  l'œil  ; 

E,  le  tube  vu  de  face. 

Nous  venons  de  décrire  le  microscope 
redresseur  horizontal.  En  prenant  les  mêmes 
idées,  il  est  facile  de  comprendre  le  mi- 
croscope vertical  à  prisme  redresseur.  Pinçons  au-dessus 
des  lentilles  un  prisme  analogue  à  relui  du  microscope 
horizontal,  puis  au-dessus  de  l'oculaire  un  second  prisme 

(1)  Manuel  (tu  micrographe  «le  Charles  Chevalier  (1839). 
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rectangle,  et  Ton  aura  le  microscope  vertical  redresseur. 
Dans  ces  derniers  temps,  M.  Amici  a  construit  un  seul 
prisme  qui,  placé  sur  l'oculaire,  produit  l'effet  de  deux 
prismes.  Nous  avons  adopté  cet  instrument;  mais  avec 
le  microscope  horizontal  l'image  est  plus  pure  et  mieux 
définie. 

•fcjaetlf  ▼•rlaUle  «•  Clmrlet  Cfcevftllep. 

Cet  instrument  a  été  imaginé  en  1834  ;  son  excellence 
et  les  services  qu'il  peut  rendre  lorsqu'on  s'occupe  de 
dissections  microscopiques  l'ont  fait  adopter  par  un  grand 
nombre  d'anatomistes.  J'en  donne  ici  la  description, 
extraite  du  Manuel  du  micrographe. 

«  Lorsqu'on  s'occupe  de  dissections  microscopiques, 
l'instrument  composé  est  parfois  trop  puissant  ou  plutôt, 
le  champ  de  vue  n'est  pas  assez  étendu  et  il  n'y  a  pas  assez 
d'espace  entre  les  lentilles  objectives  et  la  platine;  les 
mêmes  inconvénients  se  présentent  si  l'on  fait  usage  du 
microscope  simple.  L'objectif  variable  devient  alors 
indispensable.  Il  se  compose  de  deux  tubes  de  cuivre,  glis- 
sant l'un  dans  l'autre  ;  à  l'extrémité  de  chaque  tube  se 
trouve  une  lentille  achromatique  à  long  foyer.  L'appareil 
s'adapte  au  microscope  à  l'aide  d'un  pas  de  vis  à  la 
place  de  l'objectif.  Au  moyen  du  tube  à  glissement,  on 
peut  éloigner  ou  rapprocher  les  deux  verres  et  obtenir  un 
grossissement  plus  ou  moins  fort,  sans  avoir  besoin  de 
changer  de  lentilles,  le  champ  du  microscope  est  vaste  et 
l'espace  suffisant  pour  faire  mouvoir  des  instruments  assez 
volumineux.  Depuis  plusieurs  années  nous  avons  appliqué 
cette  combinaison  aux  lunettes  achromatiques,  et  les 
résultats  obtenus  nous  ont  engagé  à  adopter  ce  nouveau 
système*  > 
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La  figure  96  représente  l'objectif  : 
T,  tube  extérieur  ; 

flfr       I,  tube  intérieur  glissant  dans  le  premier  ; 
*i  V,  verre  supérieur;  . 

l~        V,  verre  inférieur. 

^L ,        D'après  la  description  que  je  viens  de  faire  de 

^  l'objectif  variable,  on  peut  se  faire  une  idée  du 
Flfl* Hm  plus  excellent  microscope  composé  pour  les  dis- 
sections, car,  employé  avec  le  prisme  redresseur,  on  peut, 
à  Tride  de  grossissements  très-faibles  (2  &  6  fois),  prati- 
quer des  dissections  sans  fatigue,  ayant  un  instrument 
donnant  une  netteté  parfaite  avec  un  vaste  champ  et  des 
images  redressées.  On  ne  peut  craindre  d'avancer  qu'il 
n'est  pas  possible  de  construire  un  meilleur  microscope 
composé  pour  les  dissections,  1/ objectif  variable  s'adapte 
aussi  bien  au  microscope  vertical  qu'à  celui  horizontal, 
et  nous  en  reparlerons  au  chapitre  Dissection  des  objets 
microscopiques. 

Les  diaphragmes  placés  sous  la  platine  pour  régler  la 
lumière,  seront  décrits  au  chapitre  Éclairage,  ainsi  que 
les  différents  miroirs  et  prismes  qui  servent  à  cet  usage. 


Valet*. 


Les  valets  sont  de  petites  pinces  fort  utiles,  qui  servent  & 
maintenir  sur  la  platine  les  lames  de  glace  portant  les  objets 
que  l'on  désire  examiner.  Presque  tous  les  microscopes 
sont  munis  de  ces  précieux  accessoires  ;  on  en  construit  de 
simples  et  d'autres  avec  ressorts. 


mm  m  rewwrt. 


Lorsque  l'on  veut  examiner  avec  de  faibles  grossissements 
de  petits  insectes  ou  des  parties  d'un  corps  quelconque 
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tenues  dans  les  collections  à  l'aide  d'épingles,  on  ne  peut 
les  détacher  sans  nécessairement  les  altérer,  il  faut  donc 
les  examiner  avec  l'épingle  qui  sert  à  les  fixer.  A  cet  effet, 
on  se  sert  d'un  anneau  de  cuivre,  sur  lequel  est  fixé  un 
ressort.  Entre  le  ressort  et  la  rondelle  on  a  pratiqué  une 
rainure  qui  sert  à  loger  l'épingle  qui  tient  le  corps  que  l'on 
veut  observer;  l'épingle  peut  être 
avancée  ou  reculée,  et  l'on  peut  voir 
de  suite  tout  l'avantage  que  l'on  peut 
retirer  de  ce  petit  accessoire  repré- 
senté figure  97.  Fin.  97. 

M.  R.  Beck  vient  d'imaginer,  pour  l'examen  des  corps 
opaques,  un  pelit  appareil  fort  ingénieux,  qui  permet  de 
placer  le  corps  à  observer  dans  toutes  les  positions. 

IHnee  «rtleulée. 

Un  pelil  accessoire  aussi  très-utile  est  la  petite  pince 
représentée  figure  98.  Elle  est  utile  toutes  les  fois  que  l'on 


Fie.  98. 

veut  tenir  de  petits  insectes  vivants  ou  autres  corps  que 
l'on  peut  examiner  sous  toutes  les  faces  en  faisant  tourner 
la  petite  pince;  cetle  dernière  est  aussi  munie  d'un  mou- 
vement d'avant  en  arriére,  et  vice  versa,  ce  qui  facilite 
beaucoup  l'examen  des  objets.  A  l'extrémité  se  trouve  une 
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pointe  destinée  k  piquer  les  corps  que  Ton  voudra  exami- 
ner de  oette  façon,  Cette  petite  pince  se  place  sur  la  pla* 
Une  du  microscope  h  la  place  d'un  des  valets. 


Lorsque  Ton  veut  mettre  exactement  au  foyer  les  objets 
qu'on  examine»  il  faut  obtenir  un  mouvement  très-lent 
et  précis.  A  cet  effet,  il  faut  adapter  au  microscope  une  vis 
de  mppel,  dont  remploi  est  indispensable  avec  les  forts 
grossissements.  En  traitant  du  choix  du  microscope  je  re- 
viendrai sur  ce  sujet. 


Un  des  accessoires  les  plus  utiles  est,  sans  contredit,  le 
compresseur.  Son  emploi  facilitera  singulièrement  un  grand 
nombre  de  recherches,  et  l'on  peut  dire  sans  crainte  qu'il 
est  universellement  adopté. 

On  a  construit  différents  compresseurs,  mais  le  plus 
parfait  de  tous  est,  sans  contredit,  celui  de  Schieck,  de 
Berlin.  Avant  d'en  donner  la  description,  Indiquons  d'abord 
un  compresseur  excessivement  simple,  d'un  prix  excessi- 
vement modique,  et  qui  peut  de  même,  sans  être  aussi 
parfait  que  celui  de  Schieck,  rendre  quelques  services. 

Ce  petit  instrument  se  compose  d'une  plaque  de  bois 
percée  d'une  ouverture  circulaire,  au  fond  de  laquelle  re- 
pose sur  une  rondelle  de  cuivre  un  disque  de  glace;  les 
parois  de  la  cavité  sont  garnies  d'un  tube  portant  un  pas" 
de  vis  dans  lequel  vient  s'adapter  une  petite  pièce  de  cui- 
vre portant  à  sa  partie  inférieure  une  plaque  de  glace  tail- 
lée en  biseau.  On  comprend  maintenant  ce  compresseur, 
l'objet  à  comprimer  étant  placé  sur  la  plaque  de  glace  oc- 
cupant le  fond  de  la  cavité,  on  visse  alors  la  pièce  portant 
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l'autre  glace,  qui  arrive  près  de  l'objet  que  l'on  peut  com- 
primer comme  on  le  désire.  Inutile  d'insister  davantage 
sur  ce  petit  instrument,  simple  en  apparence,  mais  dont 
les  résultats  sont  justement  appréciés  des  observateurs. 

Examinons  maintenant  le  compresseur  de  Schieck.  Cet 
appareil  se  compose  des  pièces  suivantes  : 

<  A  B  (fig.  09)  règle  de  cuivre  percée  à  son  centre  d'une 
ouverture  circulaire  C. 


»  D,  pièce  mobile  dans  le  sens  horizontal  sur  le  pivot  E, 
et  terminée  à  son  extrémité  par  les  montants  F. 

*  G,  levier  mobile  sur  le  pivot  qui  traverse  les  mon- 
tants P. 

>  H,  demi-cercle  pivotant  en  P  sur  l'extrémité  du 
levier,  ce  demi-cercle  reçoit  le  cercle  I  mobile  sur  les 
pivots  LL. 

»  À  l'autre  bout  du  levier,  est  ajustée  une  vis  à  tête 
molletée  K,  dont  l'extrémité  porte  dans  une  rainure  pra- 
tiquée sur  la  pièce  D.  Si  l'on  desserre  la  vis  K,  un  petit 
ressort  placé  entre  D  et  G  force  le  bras  G  du  levier  à 
s'abaisser  et  soulève  le  bras  opposé  qui  supporte  l'anneau. 

»  L'ouverture  C  et  l'anneau  I  sont  garnis  de  verres  plans 
à  biseau,  celui  de  l'anneau  doit  être  très -mince.  » 

Quand  on  veut  faire  usage  de  l'instrument,  on  fait  tour- 
ner la  pièce  D  sur  le  pivot  E,  après  avoir  eu  soin  de  des- 
serrer la  vis  K.  On  place  alors  un  objet  sur  le  verre  de 
l'ouverture  C,  et,  ramenant  l'anneau  I  sur  ce  verre,  on 
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tourne  doucement  la  vis  ;  lorsque  les  deux  plaques  sont 
presque  en  contact,  on  pose  l'appareil  sur  la  platine  du 
microscope  et  l'on  aperçoit  parfaitement  les  objets  qu'on 
peut  alors  comprimer  au  moyen  de  la  vis  K.  Il  faut  avoir 
soin  de  régler  de  temps  en  temps  le  microscope,  car  la 
compression  exercée  sur  les  objets,  les  déprime,  les  place 
nécessairement  sur  on  plan  de  plus  en  plus  bas  et  les  fait 
sortir  du  foyer. 

Ce  compressorium  l'emporte  sur  tous  les  autres  ;  le  mou- 
vement de  compression  est  régulier,  la  vis  est  placée  sur 
le  côté  de  l'appareil,  et  Ton  n'est  plus  obligé  comme  au- 
trefois de  porter  la  main  au  centre  de  la  platine  pour  tour- 
ner le  chapeau  ou  la  virole;  le  contact  des  deux  verres  est 
parfait  au  moyen  des  pivots  L  et  P,  qui  permettent  à 
l'anneau  I  de  s'abaisser  en  conservant  toujours  une  direc- 
tion parallèle  à  la  règle  AB;  enfla  le  pivot  E,  facilite  la 
préparation  des  objets,  puisqu'on  peut  mettre  de  côté  la 
partie  supérieure  de  l'appareil  pendant  qu'on  dispose  ses 
préparations  sur  le  verre  de  l'ouverture  C. 

Comme  on  le  voit,  ce  compresseur  est  parfait,  et  se 
complète  par  la  vis  de  rappel  Z  qui  permet  de  rouler  l'ob- 
jet comprimé  et  de  tirailler  latéralement.  M.  Quatrefages  a 
apporté  un  perfectionnement  fort  utile  au  compresseur, 
en  plaçant  sur  les  deux  faces  de  petits  supports  qui  per- 
mettent d'examiner  l'objet  des  deux  côtés,  tout  en  faisant 
agir  la  compression. 


Place  *e  01  ■*•«•». 


J'ai  déjà  donné  la  description  d'une  petite  pince  fort 
utile  pour  l'examen  de  certains  objets  :  celle  due  à 
M.  Strauss  donne  des  résultats  beaucoup  plus  précis  que 
celle  décrite  précédemment,  en  raison  du  petit  chariot  à 
vis  de  rappel  qui  y  est  adapté.  La  pince  de  M.  Strauss  est 
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un  petit  instrument  de  précision  fort  apprécie  des  obser- 
vateurs minutieux. 

Appareil  galvamiqwe. 

Lorsque  l'on  voudra  soumettre  à  Faction  de  l'électricité 
des  corps  que  Ton  observe  au  microscope,  il  faudra  se 
servir  du  conducteur  électrique  de  M.  Ploessel.  Ce  petit 
instrument  fort  simple  peut,  dans  un  grand  nombre  de  cas, 
rendre  de  grands  services. 

Donnons  sa  description  : 


Fie.  100. 

A  B  (fig.  100)  règle  de  cuivre;  G,  virole  fixée  au  centre 
de  cette  régie  et  garnie  du  verre  D  ;  EE,  petits  tubes  qui 
recouvrent  les  tiges  des  pièces  FF.  Ces  deux  canons  ou  tu- 
bes sont  fendus,  pour  que  la  pression  exercée  sur  les  tiges 
soit  plus  exacte.  GG,  tubes  qui  basculent  sur  les  charnières 
FF  et  reçoivent  les  tubes  capillaires  de  verre,  aa>  bb,  fils  de 
platine  introduits  dans  les  petits  tubes  ;  une  de  leurs  ex* 
trémités  est  contournée  en  anneau,  Pau  lie  vient  se  placer 
sur  la  plaque  D. 

Pour  se  servir  de  ce  petit  instrument,  on  fixe  les  fils 
conducteurs  d'une  pile  (celle  de  Daniell,  par  exemple),  aux 
anneaux  bb  des  fils  de  platine,  et  on  place  en  face  l'un  de 
l'autre  l'extrémité  desdits  fils. 
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Le  courant  passe  et  Ton  peut  observer  Faction  galva- 
nique sur  les  corps  que  l'on  soumet  à  l'examen. 

Rien  de  plus  curieux  que  cette  action  sur  les  infusoires, 
la  circulation  du  sang,  la  cristallisation  de  certains  sels.  Ces 
expériences  procurent  à  la  fois  science  et  plaisir. 

Mattae  m«Mle. 

M 

Lorsque  l'on  examine  certains  objets  avec  de  forts  gros- 
sissements, il  arrive  que  la  main  qui  promène  le  porte- 
objet,  imprime  des  mouvements  trop  brusques,  et  Ton  est 
souvent  un  temps  infini  avant  de  trouver  l'objet  que  Ton 
veut  observer. 

En  employant  le  cbariot  ou  platine  mobile,  on  remédie 
entièrement  à  cet  inconvénient. 

Plusieurs  observateurs  ont  imaginé  de  ces  instruments. 
Turrel,  par  exemple,  a  imaginé  une  platine  mobile  que  je 
vais  mentionner  ici. 

Ce  petit  appareil  se  compose  de  trois  platines  superpo- 
sées. La  platine  inférieure  fixée  au  microscope  est  immo- 
bile, les  deux  autres  glissant  dans  des  coulisseaux  suivent 
deux  directions  contraires,  d'avant  en  arrière  et  l'autre 
latéralement.  En  faisant  mouvoir  ensemble  ces  deux  pla- 
ques, on  obtiendra  un  mouvement  diagonal  qui  peut  être 
utile  dans  certaines  circonstances.  Les  plaques  percées  d'une 
même  ouverture  centrale  sont  mues  par  une  vis  et  un 
pignon  à  têtes  molletées  placées  sur  chaque  côté  de  la 
platine. 

Ce  chariot  est  d'un  usage  très-commode;  mais  sa  con- 
struction amène  souvent  dans  les  mouvements  une  certaine 
irrégularité,  qui  n'existe  pas  dans  le  chariot  de  Charles 
Chevalier,  où  les  pignons  sont  remplacés  par  des  vis  de 
rappel  à  boule. 
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La  platine  mobile  de  Strauss  composée  de  plaques 
avec  ressorts  et  vis  butantes,  donne  aussi  de  très-bons 
effets. 

On  peut  adapter,  à  sa  partie  supérieure,  un  disque  à 
centre  qui  permet  de  faire  pivoter  l'objet  sur  lui-même, 
mouvement  qui  peut  être  employé  pour  faciliter  l'examen 
précis  des  objets. 

Ce  mouvement  peut  du  reste  être  adapté  aux  platines 
déjà  citées,  ainsi  qu'à  celles  des  autres  systèmes,  lesquelles 
se  rapportent  en  général  aux  mêmes  moyens,  et  l'inspec- 
tion d'une  platine  mobile  fera  de  suite  comprendre  la 
construction  de  toutes  celles  construites,  la  base  étant  la 
même,  sauf  quelques  modifications  dans  les  détails. 

D'après  ce  que  je  viens  de  dire,  on  comprendra  que  la 
platine  mobile  est  un  accessoire  qui  doit  accompagner  tout 
microscope  complet  et  à  forts  grossissements. 

Nous  reviendrons  sur  la  platine  tournante  en  traitant 
du  choix  du  microscope. 

Porte-objet  pneumatique. 

Lorsque  l'on  voudra  étudier  l'action  des  pressions  diffé- 
rentes sur  des  corps  organisés  vivants,  il  faudra  se  servir 
du  porte-objet  pneumatique  du  docteur  Poiseuille.  Cet 
ingénieux  appareil  se  compose  d'une  caisse  de  cuivre, 
fermée  à  la  partie  supérieure  et  inférieure,  par  des  glaces 
planes  épaisses  de  3ram,5.  Un  ajutage  permet  d'adapter 
une  pompe,  et  de  mesurer  l'augmentation  ou  la  dimi- 
nution de  la  pression,  sur  les  objets  introduits  dans  cet 
appareil. 

Cuve  ou  aquarium  «e  Charte»  Chevalier. 

Les  cuves  plates  sont  des  accessoires  fort  utiles,  et  je 
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dirai  même  indispensables.  J'ai  représente  (fig.  101)  ecl 
accessoire.  J'extrairai  du  Manuel  du  micrographe  la  des- 
cription qui  en  a  été  donnée, 
c  Nous  appellerons  spécialement  l'attention  des  obser- 
vateurs sur  nos  boites  translucides 
à  surfaces  planes.  Longtemps  on 
fit  usage  de  tubes  ou  fioles  pour 
observer  certains  corps  immerges 
dans  un  liquide.  Il  n'y  a  pas  encore 
bien  longtemps  que  plusieurs  ob- 
servateurs et  opticiens  distingués 
employaient  ce  procédé  en  Angle- 
terre, et  Ton  peut  voir  la  représen- 
tation de  leurs  appareils  dans  les 
FlG- 401-  derniers  traités  du  microscope. 

>  Cette  méthode  est  mauvaise,  car  les  surfaces  courbes 
du  verre  plein  d'eau  ne  peuvent  se  présenter  en  même 
temps  au  foyer  des  lentilles,  et  les  rayons  partis  de  l'objet 
éprouveront  différentes  réfractions  qui  nuiront  à  la  netteté 
de  l'instrument.  S'il  devient  nécessaire  d'exercer  une 
compression  sur  l'objet,  elle  ne  pourra  être  égale  sur  tous 
les  points,  à  moins  toutefois  que  le  compresseur  ne  pré- 
sente une  courbure  semblable  à  celle  des  parois  du  vase, 
et  alors  si  l'objet  est  un  être  animé,  il  pourra  se  glisser 
sur  les  parties  latérales  et  s'échapper  par  les  intervalles. 
Nous  pourrions  ajouter  qu'il  fallait  un  appareil  spécial  pour 
maintenir  les  fioles. 

»  Depuis  plusieurs  années,  nous  construisons  des  boîtes 
de  glace  composées  de  quatre  lames  réunies  au  moyen 
d'un  mastic  particulier.  Toutes  les  surfaces  sont  planes,  et 
l'on  fixe  ces  boîtes  sur  la  platine,  en  les  serrant  entre  les 
valets  (bien  entendu  quand  on  a  fait  pivoter  le  microscope 
universel  ou  autre,  de  façon  à  placer  verticalement  la  pla- 
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tine).  Elles  sont  indispensables  pour  le  microscope  solaire. 
Une  lame  de  glace,  également  plane  et  dont  les  bords  sont 
en  contact  avec  les  parois  extrêmes  de  la  boite,  glisse  d'avant 
en  arrière  et  sert  à  examiner  de  jeunes  Chara  qu'on  a 
fait  croître  dans  le  même  vase  où  on  les  examine;  on  amène 
très- facilement  la  petite  plante  contre  la  paroi  de  la  boite, 
on  agira  de  même  si  l'on  veut  maintenir  ou  comprimer  des 
êtres  animés.  » 

Un  observateur  savant,  M.  Nicolet,  a  retiré  de  très-grands 
avantages  de  ces  cuves  pour  l'étude  des  infusoires.  En  un 
mot,  leur  emploi  a  été  généralement  adopté,  et  les  services 
rendus  sont  incontestables. 

On  se  sert  aussi  pour  l'examen  de  la  circulation  du  sang 
dans  les  nageoires  des  très-petits  poissons  et  dans  la  queue 
des  têtards  de  grenouille,  de  petites  cuves  à  fond  déglace, 
et  à  parois  de  cuivre.  Ces  cuves  se  posent  sur  la  platine 
du  microscope.  Charles  Chevalier  a  imaginé  une  petite 
pièce  qui  se  place  dans  les  cuves  et  qui  sert  à  maintenir 
le  têtard  dans  l'immobilité  complète.  Une  autre  pièce  a  été 
disposée  par  lui  pour  tenir  les  branches  de  Chara,  lors  de 
l'examen  de  la  circulation  de  la  sève.  Ces  dernières  cuves 
se  font  aussi  verticales  pour  répéter  les  mêmes  expériences 
avec  le  microscope  solaire. 

La  circulation  du  sang  se  voit  bien  dans  la  patte  de  la 
grenouille,  en  examinant  les  vaisseaux  qui  rampent  dans 
la  membrane  interdigitale.  Pour  cet  examen,  on  peut  se 
servir  du  frog plate  de  Goadby.  C'est  une  plaque  de  cuivre 
aa  (fig.  102)  ayant  sur  les  côtés  une  rangée  de  trous  gg.  La 
grenouille  est  maintenue  dans  un  sac  bb,  attaché  à  la  pla- 
que de  cuivre  par  un  lien  ce,  la  patte  de  la  grenouille  est 
étendue  sur  un  verre  ff,  à  l'aide  de  fils  que  l'on  enroule 
dans  des  chevilles  /«,  qui  se  placent  dans  les  trous  g.  Ce 
moyen  est  fort  commode,  et  facile  à  employer.  Dans  le 
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cours  de  cet  ouvrage  nous  reviendrons  sur  ces  expé- 


riences. 


Fie.  102. 


Tube*  à  infaMire*. 

La  cuiller  à  filet  devient  nécessaire  lorsqu'on  veut  choi- 
sir un  individu  dans  un  vase  qui  en  conlient  plusieurs.  On 
peut  construire  soi-même  ce  petit  instrument  avec  un  mor- 
ceau de  (il  métallique  dont  on  contourne  une  des  extré- 
mités en  anneau  sur  lequel  on  tend  un  petit  morceau  de 
gaze.  Lorsqu'on  veut  faire  un  choix,  on  glisse  doucement 
la  cuiller  sous  un  ou  plusieurs  individus,  et  on  la  relire  en 
ayant  bien  soin  de  ne  pas  trop  agiter  le  liquide. 

Pour  saisir  certains  corps  flottant  dans  l'eau,  on  se  sert 
aussi  de  petites  cuillers  de  verre.  On  peut  aussi,  si  la  nature 
de  l'objet  ne  s'y  oppose  pas,  se  servir  de  presselles  cour- 
bes. Mais  si  Ton  veut  saisir  des  corps  qui  se  trouvent  au 
fond  d'un  vase  un  peu  profond  ou  autre  récipient,  il  fau- 
dra faire  usage  de  longues  presselles  ou  de  petites  baguettes 
de  verre  plein,  arrondies  aux  extrémités,  fort  utiles  pour 
prendre  les  gouttes  de  liquide  que  Ton  veut  observer.  On 
peut  en  avoir  de  diverses  grosseurs  et  longueurs. 


DES   ACCESSOIRES   DU   MICROSCOPE.  HT 

l'ne  des  pinces  les  mieux  comprises  pour  saisir  les  ob- 
jets placés  au  fond  des  vases  est  le  forceps  de  M.  Edwin 
Quekett.  LafigurelOSfera  comprendre  aisémenl comment 
on  se  sert  de  cet  ingénieui  accessoire. 


U\ 


En  parlant  des  infusoircs,  nous  indiquerons  les  moyens 
et  les  outils  nécessaires  pour  leur  recolle,  mais  nous  si- 
gnalerons ici  nn  moyen  très-employé  pour  les  pêcher  dans 
les  vases  ou  on  les  tient  renfermes.  11  faut  avoir  des  tubes 
en  verre  de  différenles  formes  (fig.  10Û).  Ayant  choisi  un 
tube  convenable,  on  ferme  l'orifice  supérieur  avec  le  bout 
du  doigt,  puis  on  le  plonge  dans  le  liquide,  en  le  dirigeant 
vers  l'endroit  où  se  trouvent  les  animalcules  ;  cela  fait,  on 
retire  le  doigt,  et  à  l'instant  le  liquide  s'engage  dans  le 
tube,  entraînant  avec  lui  les  infusoircs.  On  replace  alors 
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le  doigt  sur  le  tube,  et  l'on  porte  sur  une  lame  de  glace 
le  liquide  contenant  les  individus,  que  l'on  peut  alors 
observer  à  son  aise  (fig.  105).  Non-seulement  on,  peut 
pêcher  dans  les  vases,  mais  de  même  sur 
les  gouttes  de  liquide  déposées  sur  les 
lames  de  glace  ou  dans  de  petits  récipients. 

I.aniex  de  alacn. 

Les  lames  de  glace  qui  servent  à  dépo- 
ser les  objets  pour  les  examiner  sont  les 
accessoires  les  plus  employés;  on  aura 
soin  de  se  les  procurer  belles,  sans  bulles, 
raies  ni  fils.  Leur  surface  devra  être  par- 
Fig.  105.  faitemenl  lisse  et  sans  trous;  quant  à 

leur  épaisseur,  elle  doit  être  en  général  moyenne,  cepen- 
dant quelquefois  on  peut  avoir  besoin  de  lames  de  glace 
assez  épaisses.  Le  champ  de  ces  lames  doit  être  usé 
à  l'émeri,  et  les  bords  biselés.  Nous  employons  ordinaire- 
ment des  lames  de  deux  grandeurs,  soit  de  60  millimètres 
sur  15  et  de  75  millimètres  sur  25. 

Ces  deux  dimensions  suffisent  en  général.  On  peut,  à 
l'aide  d'une  règle  et  d'un  diamant,  couper  soi-même  les 
lames  de  glace  et  les  user  ensuite  sur  les  côtés  en  les  frot- 
tant avec  de  l'émeri  sur  plan  de  fer  ou  de  cuivre,  ou  même 
sur  un  morceau  de  verre  dépoli  et  épais  ;  mais  ces  manipu- 
lations sont  ennuyeuses,  et  l'on  fait  toujours  mieux  de  les 
acheter  préparées.  Malgré  cela,  quelques  amateurs  se  ser- 
vent des  moyens  indiqués  ci-dessus.  En  Angleterre,  on 
polit  le  champ  des  lames  de  glace,  et  celle  méthode  est 
très-bonne. 

M.  Quekelt  a  décrit  dans  son  ouvrage  un  petit  appareil 
servant  à  couper  les  laines  de  glace  aux  dimensions  que 
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'on  désire  ;  mais  le  micrographe  peut  supprimer  cet  ap- 
pareil. 

Les  lamelles  qui  servent  à  recouvrir  les  préparations 
doivent  être  de  différentes  épaisseurs,  suivant  la  nature  et 
les  exigences  relatives  à  l'examen  des  objets  ;  ces  lamelles 
peuvent  être  faites  excessivement  minces.  Ch.  Chevalier 
qui  les  indiqua  et  les  construisit  le  premier  pour  remplacer 
le  mica  (substance  imparfaite),  était  arrivé  à  en  faire  de  si 
minces,  qu'il  fallait  les  plus  grandes  précautions  pour  ne  pas 
les  briser.  En  général,  on  les  emploie  d'une  épaisseur  telle 
qu'on  peut  les  manier  commodément,  surtout  pour  les  pré- 
parations au  baume  du  Canada,  dans  les  fluides,  etc.,  etc. 
Ces  lames  ne  peuvent  être  faites  par  les  amateurs,  elles  ré- 
clament les  soins  de  l'opticien.  On  les  coupe  avec  le  dia- 
mant, mais  il  faut  une  grande  habitude.  Nous  en  employons 
ordinairement  de  deux  grandeurs,  en  rapport  avec  les  lames 
indiquées. 

Carpenter  a  décrit  dans  son  savant  Traité  du  microscope 
un  compas  fort  ingénieux  pour  mesurer  l'épaisseur  des  la- 
melles. Cet  accessoire  n'est  réellement  utile  que  dans  un 
petit  nombre  de  cas. 

Il  existe  d  autres  sortes  de  lames  de  glace  que  l'on  em- 
ploie pour  les  préparations,  ainsi  que  d'autres  accessoires 
en  verre  ;  nous  en  parlerons  en  traitant  des  divers  modes 
de  préparation. 

Certains  objets  se  préparent  souvent  entre  des  disques 
en  glace  de  moyenne  épaisseur;  on  doit  donc  en  avoir  de 
différents  diamètres.  Très-souvent,  on  emploie  au  lieu  de 
lamelles  minces  en  glace,  de  petits  disques  de  la  même 
nature,  que  Ton  peut  trouver  dans  le  commerce.  Mais 
comme  il  peut  se  faire  qu'on  ait  besoin  de  diamètres 
particuliers,  ce  qui  arrive  fréquemment  en  raison  de  la 
diversité  des  objets  microscopiques,  on  fera  bien  d'avoir  à  sa 
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disposition  uno  petite  machine  qui  permette  de  découper 
soi-même  de  petits  disques  de  glace  mince  ;  en  un  mot, 
une  petite  touroette. 
S'élant  procuré  de  petites  feuilles  de  glace  très-mince» 

on  fera  usage  de  la  petite  machine  due  à 
M,  Scbadbot  (flg.  106). 

L'observateur  au  microscope  devra  se 
munir  d'un  bon  diamant  à  écrire,  pour 
marquer  les  préparations,  Cet  accessoire 
est  indispensable. 

Lorsque  l'on  veut  observer  de  petits 
animaux  aquatiques,  on  se  sert  quelquefois 
de  petites  lames  de  glace  portant  une  ou 
plusieurs  concavités,  que  Ton  peut  recou- 
vrir d'une  lamelle  également  de  glace.  Mais 
les  récipients  concaves  ont  une  fâcheuse 
influence  pour  la  parfaite  perception,  aussi 
devra-t-on  leur  préférer  une  lame  de  glace, 
sur  laquelle  on  aura  collé  un  petit  anneau 
de  verre.  Ce  petit  récipient,  à  fond  parallèle,  sera  tout  à 
fait  parfait.  Le  liquide  étant  mis  dans  la  cavité,  il  ne  reste 
plus  qu'à  placer  un  petit  disque  de  glace  sur  l'ouverture, 
puis  à  observer. 

On  peut  avoir  plusieurs  de  ces  lames  portant  des  anneaux 
de  diverses  épaisseurs. 


Fie.  106. 


Men*<irftte«r  de  le  Balllir. 


Nous  avons  déjà  cité  un  compas  indiqué  par  Carpenter 
et  servant  à  mesurer  l'épaisseur  des  lamelles  minces.  A  ce 
propos  nous  décrirons  ici  le  mensurateur  de  le  Baillif  in- 
venté en  1825.  Ce  petit  instrument  trop  peu  connu  peut 
servir  pour  mesurer  l'épaisseur  des  lamelles,  et  d'une  foule 


DES   ACCESSOIRES   DU   MICROSCOPE.  151 

d'objets,  nous  ne  saurions  trop  le  recommander.  Dans  la 
figure  107  AB,  AB  est  une  petite  plaque  en  cuivre,  ce, 
sont  deux  petits  supports  percés  dans  lesquels  glisse  la 


Fie.  107. 

pièce  ee,  qui  est  repoussée  vers  la  gauche  par  le  ressort 
de  montre  /.  La  plaque  AB,  AB  est  percé  à  son  centre  et 
garnie  d'un  verre  sur  lequel  on  a  gravé  au  diamant  un 
trait  excessivement  fin.  La  pièce  ee  est  également  percée, 
et  dans  son  ouverture  est  fixé  un  disque  de  verre  divisé 
en  fractions  de  millimètre,  /  une  vis  qui  avance  ou  recule 
au  moyen  du  support  taraudé  cl  et  dont  l'extrémité  vient 
appuyer  contre  un  butoir  placé  à  son  extrémité. 

Pour  employer  l'instrument,  on  le  fixe  solidement  sur 
la  platine  du  microscope.  On  met  au  point  et  l'on  aperçoit 
parfaitement  les  divisions  et  le  trait  indicateur  qu'il  faut 
amener  sur  le  premier  trait  de  la  plaque  supérieure,  au 
moyen  de  la  vis.  Si  l'on  place  alors  un  petit  corps,  un 
morceau  de  papier  par  exemple,  entre  l'extrémité  de  la 
vis  et  celle  du  butoir,  ce  dernier  sera  repoussé  vers  la 
droite  et  la  marche  des  divisions  sur  le  trait  du  disque 
inférieur  indiquera  l'épaisseur  du  corps. 

Éeraa. 

Quand  on  observe  avec  le  microscope  horizontal  ou 
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vertical,  on  fait  bien  de  se  munir  d'an  écran  qui  empêche 
la  lumière  d'arriver  sur  les  yeux  de  l'observateur,  ce  qui 
empêche  souvent  de  faire  de  parfaites  observations,  sur- 
tout le  soir,  avec  les  lumières  artificielles.  Pour  le  micros- 
cope  horizontal,  nous  plaçons  simplement  à  l'oculaire  un 
disque  en  carton  noirci,  asses  grand  pour  empêcher  la  lu- 
mière directe  de  gêner  l'observateur. 

On  peut  aussi  employer  pour  le  microscope  vertical,  le 
bonnet  indiqué  par  M.  Lister,  et  que  H.  Quekett  a  men- 
tionné dans  son  Traité  du  microscope. 


L'oculaire  à  indicateur  de  M.  Quekett  est  un  ingénieux 
accessoire  qui  peut,  dans  certains  cas,  être  très-utile  pour 
indiquer  à  une  personne  l'objet  qu'on  désire  lui  faire  aper- 
cevoir, surtout  quand  un  objet  qui  vous  intéresse  se  trouve 
parmi  d'autres  que  l'on  ne  peut  isoler  qu'avec  un  moyen 
tel  que  celui  que  M.  Quekett  a  proposé.  Il  consiste  en  une 
petite  tige  de  cuivre  placée  au  foyer  du  premier  verre  de 
l'oculaire. 


Comme  tout  le  monde  le  sait,  les  observations  microsco- 
piques peuvent  se  faire  à  la  lumière  naturelle  et  artificielle. 
Dans  ce  dernier  cas,  le  choix  d'une  bonne  lampe  est  in- 
dispensable, car  une  belle  lumière  vive  et  blanche  peut 
seule  donner  de  bons  résultats. 

Une  lampe  dite  Carcel  modérateur  sera  préférée,  et  la 
construction  dite  a  tringle,  permettant  d'abaisser  ou  de 
hausser  le  foyer  de  lumière,  devra  être  particulièrement 
requise.  Il  ne  faut  pas  entendre  par  là  que  l'emploi  de 
cette  forme  est  indispensable,  car  d'autres  lampes  peuvent 
aussi  donner  de  très-bons  effets  ;  mais  comme  facilité 
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d'usage,  le  modèle  que  j'ai  indiqué  est,  à  mon  avis,  le 
plus  parfait.  On  peut  ajouter  à  la  lampe  que  Ton  emploie 
un  réflecteur  parabolique,  comme  Ta  indiqué  Ch.  Cheva- 
lier, afin  de  diriger  sur  le  miroir  toute  la  lumière  émise 
par  le  foyer  lumineux.  Cette  addition  n'est  pas  indispen- 
sable, mais  les  effets  sont  plus  réguliers. 

Flebe»  à  préparation*. 

Comme  nous  le  verrons  plus  loin  en  traitant  des  pré- 
parations microscopiques,  les  objets  préparés  que  Ton  dé- 
sire observer  au  microscope  solaire  doivent  être  maintenus 
dans  des  fiches  en  bois.  Avec  cet  instrument,  si  l'on  veut 
examiner  des  objets  déposés  sur  des  lames  de  glace,  tels 
que  les  globules  de  sang,  des  cristallisations  salines,  etc., 
on  maintiendra  les  lames  dans  des  fiches  à  tourniquet. 

Pour  les  objets  vivants  on  se  sert  de  la  construction 
suivante  :  une  lame  de  cuivre  mince,  percée  d'une  ou 
de  plusieurs  ouvertures,  est  collée  sur  une  lame  de  glace, 
et  forme  nécessairement  une  ou  plusieurs  cavités  ;  le  tout 
est  ensuite  placé  sur  une  rainure  pratiquée  â  la  partie 
inféreiure  d'une  fiche  de  bois. 

L'objet  étant  introduit  dans  les  petites  cellules,  on  re- 
couvre le  tout  d'une  lame  de  glace,  que  l'on  maintient  à 
l'aide  de  deux  tourniquets  placés  sur  la  fiche.  Cet  accessoire 
est  fort  utile. 

Vivem . 

Les  accessoires  qui  servent  à  faciliter  les  expériences 
rendent  d'immenses  services,  et  l'on  devra  soi-même  en 
construire  suivant  les  expériences  et  les  recherches  que 
l'on  entreprend. 

Un  observateur  patient  et  minutieux  n'est  pas  embar- 
rassé, quand  il  lui  manque  un  de  ces  riens  qui  assurent 
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souvent  la  réussite  des  expériences,  et  à  l'aide  de  quelques 
outils  usuels  il  a  bien  vile  construit  le  petit  appareil  qui 
lui  est  utile. 

Bien  que  cela  soit  un  peu  étranger  au  sujet,  j'ajouterai 
ici  la  description  de  quelques  accessoires  qui  servent  à  ré- 
colter certains  objets  qui  peuvent  faire  le  sujet  d'un  grand 
nombre  d'études  au  microscope. 

Les  expériences  que  l'on  peut  faire  sur  les  plantes  sont 
innombrables.  Pour  les  récolter,  on  se  servira  de  la  boite 
à  herboriser.  Cette  boîte,  construite  en  fer-blanc,  se 
fixe  au  corps  à  l'aide  d'une  bretelle  que  l'on  passe  sur 
les  épaules.  La  boite  est  fermée  à  l'aide  d'un  couvercle; 
toutes  les  plantes  que  Ton  récolte  sont  placées  soigneu- 
sement Tune  sur  l'autre,  de  façon  qu'elles  g'abtment  le 
moins  possible.  Il  est  toujours  bon  d'avoir  avec  soi  un 
bon  couteau,  muni  d'une  serpette,  pour  couper  les 
branches  dont  on  aurait  besoin,  et  aussi  une  pelle  de 
fer,  pour  déraciner  certaines  plantes,  que  l'on  abîmerait 
autrement. 

A  l'une  des  extrémités  des  boîtes  à  herboriser,  on  laisse 
quelquefois  un  compartiment,  qui  s'ouvre  à  charnières 
sur  le  côté  de  la  boite,  et  qui  est  muni  sur  son  épaisseur 
d'une  ouverture  qui  se  ferme  également  à  l'aide  d'un  petit 
couvercle  à  charnières  ;  quelques  trous  sont  aussi  percés 
près  de  ce  couvercle. 

Cette  petite  case  sert  à  enfermer  les  insectes  que  Ton 
veut  récolter.  On  les  introduit  par  la  petite  ouverture  pra- 
tiquée sur  l'épaisseur  de  la  boîte,  et  de  retour  chez  soi,  on 
les  obtient  en  ouvrant  entièrement  le  compartiment  ;  mais 
ce  moyen  est  mauvais,  et  une  boîte  à  herboriser,  sans 
case  pour  les  insectes,  est  préférable.  Quant  à  la  manière 
de  faire  les  herbiers,  etc.,  etc.,  on  en  trouvera  la  descrip- 
tion dans  les  ouvrages  spéciaux. 
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Quand  on  veut  récolter  des  insectes,  si  Ton  désire  en 
faire  des  collections,  il  faudra  procéder  de  la  manière 
suivante  :  on  se  procure  une  boîte  de  bois  léger,  de 
moyenne  épaisseur,  au  fond  de  laquelle  on  fixe  une  lame 
de  liège,  ou  bien,  sur  le  fond  même  de  la  boite,  on  colle 
de  petits  cylindres  de  moelle  de  sureau.  Les  insectes  ré- 
collés, coléoptères,  diptères,  lépidoptères,  etc.,  y  sont 
fixés  au  moyen  d'épingles,  suivant  les  règles  indiquées 
dans  les  ouvrages  d'entomologie. 

La  boîte  à  insectes  se  tient  au  corps  à  l'aide  d'une  bre- 
telle, comme  la  boîte  à  herboriser. 

Si  l'on  n'a  que  de  petits  insectes  à  récolter  (excepté  des 
lépidoptères),  on  peut  les  placer  dans  une  bouteille  à  large 
col,  fermée  à  l'aide  d'un  bouchon  de  liège.  De  retour  chez 
soi,  on  peut  les  disposer  comme  on  le  désire.  Quand  on 
récolte  des  coléoptères,  on  fait  bien  d'avoir  à  sa  disposition 
de  longues  presselles  de  cuivre,  qui  servent  à  saisir  ces 
insectes,  et  surtout  certains  carabes,  etc. 

Lorsque  l'on  récolte  des  coléoptères,  diptères,  hémi- 
ptères, qui  sont  destinés  à  être  disséqués,  on  les  place  dans 
des  flacons  où  l'on  a  mis  des  rognures  de  papier,  sur  les* 
quelles  on  verse  une  petite  quantité  d'huile  de  pétrole  ; 
cette  huile  permet  de  les  conserver  encore  assez  long- 
temps vivants,  tout  en  les  plongeant  dans  une  espèce 
d'anéantissement, 

Les  très-petits  insectes  sa  récoltent  de  même  dans  de 
petits  flacons.  Nécessairement  on  se  munira  de  petites 
presselles  de  cuivre,  pour  servir  dans  l'occasion.  Quant 
aux  moyens  à  employer  pour  étaler  les  insectes,  les  pré- 
parer, disposer  les  collections,  on  en  trouvera  la  descrip- 
tion dans  les  ouvrages  spéciaux,  le  cadre  de  cet  ouvrage 
ne  nous  permettant  pas  de  les  indiquer.  Je  me  bornerai 
seulement  à  donner  un  moyen  qui  me  réussit  très-bien 
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pour  conserver  tous  les  insectes  en  général.  Ce  moyen 
consiste  à  employer  le  liquide  suivant,  composé  de  : 

Gréotote 10  parties. 

Huile  de  pétrole  on  de  naphte. .  •     10    — 

La  manière  d'employer  ce  liquide  est  fort  simple  :  tous 
les  insectes,  disposés  préalablement,  excepté  les  lépidop- 
tères, y  sont  plongés  et  retirés  à  l'instant  ;  on  les  laisse 
ensuite  égoutter  «n  les  posant  sur  des  feuilles  de  papier 
buvard,  et  le  lendemain  de  leur  préparation  ils  sont  bons 
à  être  mis  dans  les  collections. 

An  moment  où  les  insectes  sont  plongés  dans  la  liqueur 
ils  perdent  leurs  couleurs  ;  mais  aussitôt  évaporée,  les 
teintes  reparaissent  avec  le  même  éclat.  J'ai  préparé  ainsi 
des  insectes  très-délicats,  tek  que  le  hanneton  bleu,  le  ca- 
rabe bleu,  purpurin,  le  calosome  sycopbante,  etc.;  tous  les 
insectes  ont  conservé  leur  brillante  parure  et  sont  parfai- 
tement inaltérables. 

J'insiste  donc  sur  l'emploi  de  ma  liqueur  conservatrice, 
car  elle  peut  rendre  de  grands  services. 

Pour  les  lépidoptères,  il  suffit  de  passer  sous  l'abdo- 
men et  le  corselet,  un  pinceau  légèrement  chargé  de  la 
liqueur. 

J'ajouterai  aussi  que  je  laisse  toujours  dans  les  boites  un 
petit  tampon  de  coton  imbibé  de  cette  substance;  le  tam- 
pon est  maintenu  sur  un  verre  de  montre  placé  dans  une 
petite  boite  de  carton. 

Le  papier  qui  est  collé  sur  le  liège  et  qui  le  maintient 
au  fond  des  boites,  est  collé  à  l'aide  de  colle  faite  avec  de 
la  farine  et  de  la  gomme  arabique.  Il  faut  ajouter  pour 
50  grammes  de  colle,  5  grammes  de  sublimé  corrosif. 

M'aide  de  ces  moyens,  les  collections  se  conservent  par* 
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faitement,  et  jamais  les  acares  et  autres  parasites  ne  vien- 
nent détruire  les  insectes. 

Les  insectes  doivent  être  fixés  dans  les  collections  & 
l'aide  d'épingles  dorées  ou  vernies,  ainsi  qu'on  les  fabri- 
que en  Angleterre. 

Pour  récolter  les  petites  algues  terrestres,  les  champi- 
gnons, les  lichens,  on  se  sert  de  boîtes  de  fer-blanc,  dans 
le  genre  de  celles  qui  servent  à  contenir  les  vers  que  Ton 
emploie  pour  la  pêche.  Les  mousses,  les  hépatiques,  etc., 
peuvent  être  rapportés  dans  la  boîte  à  herborisation. 

Le  filet  à  papillons  dont  je  fais  usage  se  compose  d'une 
canne  dont  le  bout  peut  se  dévisser.  Lorsqu'on  veut  en 
faire  usage,  on  adapte  soit  le  filet  de  gaze,  pour  chasser 
les  lépidoptères  ou  autres  insectes  ailés,  ou  encore  le  filet 
de  toile  qui  sert  à  pêcher  dans  les  mares  et  fossés,  les  al- 
gues, petits  poissons,  têtards  de  grenouilles,  salaman- 
dres, hydrophiles,  gyrins,  dytiques,  etc. 

On  voit  que  ce  filet,  ainsi  disposé,  est  fort  commode, 
car  il  sert  de  canne;  il  suffit  donc  d'emporter  sur  soi  les 
filets  dont  j'ai  parlé,  et  qui  sont  portatifs  car  le  cercle  est 
à  charnières. 

CHAPITRE  VI. 

DU  GROSSISSEMENT  DU  MICROSCOPE. 
Do  dc0«la  et  de  la  mesure  de«  objets. 

Nous  extrayons  du  Manuel  du  micrographe  de  Ch.  Che- 
valier (1839),  de  son  Traité  de  la  chambre  claire,  tout 
ce  qui  regarde  l'importante  question  de  la  mesure  et  du 
dessin  des  objets.  Nous  ne  saurions  mieux  faire.  Du  reste, 
ces  procédés  sont  suivis  maintenant,  avec  cette  différence 
que  l'image  était  reportée  à  25  centimètres,  tandis  qu'au- 
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jourd'hui  on  adopte  une  distance  plus  rapprochée,  celle  où 
se  trouve  reportée  l'image,  distance  variable  pour  chaque 
personne.  A  part  la  distance,  les  moyens  de  détermination 
sont  les  mêmes. 

Dans  ce  ebapitre,  nous  n'aurons  à  nous  occuper  que  du 
dessin,  de  la  reproduction  des  objets  soumis  au  microscope. 
Peut-être  aurait-on  préféré  nous  voir  consacrer  an  seul 
article  à  tontes  les  applications  de  la  cbambre  claire  ; 
dessin,  mesure  des  objets  et  grossissement.  Mais  la  micro* 
métrie  exigeait  à  elle  seule  de  trop  nombreux  détails  pour 
qufil  nous  fût  possible  de  la  réunir  aux  autres  parties,  et 
d'ailleurs  nous  devons  décrire  plusieurs  procédés  de  men- 
suration qui  rentrent  dans  le  domaine  de  la  cornera  lucida  ; 
c'est  ce  qui  nous  a  décidé  à  donner  en  premier  lieu  la 
description  de  ceux  d'entre  ces  appareils  que  Ton  associe 
le  plus  avantageusement  au  microscope.  Cette  manière  de 
procéder  nous  permettra  d'éviter  les  répétitions,  et  le 
lecteur  aura  acquis  une  connaissance  assez  intime  des 
appareils,  qu'il  suffira  de  lui  nommer,  pour  qu'il  sache  à 
l'instant  ce  dont  il  s'agit. 

Toutes  les  chambres  claires  ne  sont  pas  applicables  aux 
différents  microscopes.  Les  diverses  positions  de  ces  instru* 
ments  exigent  encore  des  changements  dans  la  manière  de 
disposer  les  caméra.  Occupons-nous  d'abord  de  celles 
qu'on  peut  appliquer  au  microscope  horizontal. 

Dans  cette  catégorie,  nous  placerons  les  chambres  claires 
de  Wollaston,  de  Sœmmering  et  d'Amici. 

Le  premier  de  ces  instruments  est  assez  connu  pour 
qu'il  soit  inutile  d'en  donner  la  description  que  l'on  trou- 
vera d'ailleurs   dans  nos    Conseils  aux  artistes  et  aut 
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amateurs  sur  l'application  de  la  chambre  claire  à  l'art  du 
dessin,  etc.  (1). 

Le  même  ouvrage  contient  les  premières  idées  de  Wol- 
laston,  Bâte  et  Amici,  ainsi  que  nos  propres  recherches  sur 
l'application  de  ces  instruments  au  microscope. 

Débarrassés  de  ces  détails  préliminaires,  abordons  de 
suite  le  procédé  opératoire. 

La  caméra  de  Wollaston,  montée  sur  son  support  ou 
fixée  à  un  anneau  qui  entre  à  frottement  sur  le  tube  de 
l'oculaire,  se  place  de  la  manière  ordinaire,  en  observant 
toutefois  qu'il  faut  mettre  sa  face  antérieure  presque  en 
contact  avec  le  premier  verre  du  microscope,  surtout 
lorsqu'on  emploie  de  forts  grossissements. 

Le  reste  du  procédé  ne  diffère  en  aucune  manière  de 
celui  que  nous  avons  recommandé  pour  la  caméra  em- 
ployée isolément. 

Avec  cette  chambre  claire,  on  obtient  facilement  les  plus 
beaux  résultats;  mais  les  inconvénients  que  nous  avons 
signalés,  en  parlant  de  la  position  verticale  du  microscope, 
se  présentent  de  nouveau,  et  c'est  là  une  autre  preuve  des 
avantages  attachés  à  la  position  horizontale,  car  l'exacti- 
tude de  l'instrument  et  le  peu  de  difficulté  que  présente 
son  usage  n'ont  pu  le  sauver  d'une  espèce  d'oubli,  surtout 
depuis  que  M.  Amici  a  fait  connaître  Incarnera  que  nous 
nommons  horizonto-verticale.  Avant  de  parler  de  cette 
combinaison,  disons  quelques  mots  de  celle  de  Sœmme- 


nng. 


Elle  est  composée  d'un  petit  disque  d'acier  fin  et  par- 
faitement poli,  dont  le  diamètre  est  un  peu  moins  grand 
que  celui  de  la  pupille.  Ce  miroir  est  incliné  à  A5  degrés 
et  supporté  par  une  tige  métallique  fort  déliée,  lixée  à  un 

i ,  Brorhurc  in-8,  atei  planches,  1338. 
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anneau  semblable  à  celui  dont  nous  avons  déjà  parlé. 
Lorsqu'on  veut  employer  cet  instrument,  on  glisse  l'anneau 
sur  le  tube  oculaire,  et  en  regardant  de  baut  en  bas  comme 
dans  la  caméra  de  Wollaston,  on  voit  en  même  temps 
l'image  de  l'objet  réfléchie  par  le  petit  miroir,  le  papier  et 
le  crayon,  car  les  petites  dimensions  du  miroir  permettent 
aux  rayons  qui  partent  du  papier  de  se  rendre  à  la  pupille, 
en  passant  sur  les  bords  du  petit  disque. 

Cette  caméra  lucida  est  d'un  emploi  simple  et  facile  ; 
mais  aux  inconvénients  de  la  position  verticale,  elle  joint 
celui  de  renverser  les  objets.  Voyons  comment  H.  Amici  a 
su  vaincre  ces  difficultés. 

Sa  caméra  est  reproduite  dans  la  figure  108,  V  oculaire 
du  microscope  ;  M,  miroir  plan  métallique  percé  d'une 
petite  ouverture  centrale  qui  correspond  exactement  à  celle 
de  l'oculaire  ;  P,  prisme  rectangulaire  destiné  à  réfléchir 
en  cm,  les  rayons  venus  du  papier  ;  0,  position  de  l'œil. 


Fie.  108. 

Si  l'on  regarde  par  l'ouverture  du  miroir  M,  on  distin- 
guera parfaitement  l'objet  amplifié  par  le  microscope. 
D'un  autre  côté,  le  prisme  P  agira  sur  les  rayons  partis  du 
point  C  et  les  renverra  en  m  sur  le  miroir  plan  qui  les 
réfléchira  suivant  la  direction  mO,  et  conséquemment,  on 
verra  tout  à  la  fois  l'objet  et  l'image  de  la  main  ou  du 
crayon  qui  paraîtra  venir  se  porter  sur  l'objet  amplifie 
pour  le  reproduire. 
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La  supériorité  de  cet  appareil  est  incontestable  ;  parmi 
tons  ses  avantages,  nous  signalerons  les  principaux. 

Ie  Ce  n'est  plus  l'image  de  l'objet  amplifié  qui  frappe 
l'œil,  c'est  l'objet  amplifié  lui-même.  Il  en  résulte  une 
plus  grande  netteté,  et  l'on  n'a  pas  à  craindre  de  voir  cette 
image  subir  la  moindre  altération  en  passant  par  un  nou- 
veau milieu  ou  en  se  réfléchissant  sur  une  nouvelle  surface. 
2°  C'est  la  main  qui  parait  se  porter  sur  l'objet  pour  en 
suivre  les  contours,  et  cette  combinaison  est  préférable,  car 
si  l'un  des  deux  a  besoin  d'être  vu  bien  distinctement, 
l'objet  doit  sans  contredit  avoir  la  préférence. 

Quelques  personnes  éprouvent,  en  commençant,  une 
certaine  difficulté  à  se  bien  servir  de  cet  appareil,  mais 
il  en  sera  de  même  pour  le  plus  grand  nombre  d'in- 
struments; il  faut  en  tout  faire  son  apprentissage.  Aus- 
sitôt que  les  premières  difficultés  sont  vaincues,  on  est 
amplement  dédommagé  par  les  beaux  résultats  que  Ton 
obtient. 

Nous  plaçons  la  chambre  claire  horizonto-verticale 
d'Amici  au-dessus  de  toutes  les  autres  combinaisons 
applicables  au  microscope  horizontal. 

Pour  le  microscope  vertical^  nous  avons  été  obligés  de 
modifier  l'appareil,  et,  de  toutes  les  dispositions,  voici 
celle  qui  nous  a  paru  la  plus  avantageuse  : 

On  pose  sur  l'oculaire  le  miroir  percé  d'Amici,  fixé  sur 
un  disque  de  cuivre.  A  quelque  distance  du  microscope 
et  à  la  même  hauteur  que  le  miroir,  on  ajuste  un  prisme 
rectangulaire  parallèlement  au  papier  sur  lequel  on  veut 
dessiner.  Alors,  si  l'on  regarde  dans  le  microscope  par  la 
petite  ouverture  du  miroir,  on  verra  simultanément  l'objet 
et  le  crayon  (voy.  fi  g.  109)  (1). 

(1)  J'ai  dernièrement  modifia  cet  arrangement  qui  était  peu  commode; 

ARTHl'B  CHEVALIER.  ti 
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On  comprend  sans  peine  que  l'effet  produit  est  sem- 
blable à  celui  que  l'on  obtient  avec  la  caméra  du  profes- 
seur Àmici.  On  a  encore  proposé  plusieurs  combinaisons 
optiques  pour  dessiner  les  objets  microscopiques,  nous 
avons  dû  choisir  les  meilleures. 


!V 


11  est  certainement  possible  de  modifier  les  appareils, 
et  nous  en  avons  déjà  construit  plusieurs  d'après  les  indi- 


je  ton«er\e  toujours  le  miroir  percé.  d'.Amici,  mnis  j'ai  modifié  les  angle* 
du  prisme  de  façon  n  pouioir  le  placer  près  ilu  miroir.  De  rette  façon,  le 
petit  instrument  est  facile  à  employer  cl  peu  embarrassant.  Celte  caméra 


srn|v 


liérement  le  cliamp,  liunl  |le  boni  lient  se  peindre  à 
■agv  impiété  sur  la  plalin. 
■incommode.  La  tiyure  )  10  fera  e  oui  prendre  nm  disposition 
(A.  C.) 
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cations  des  personnes  avec  lesquelles  nous  sommes  en 
relation,  ou  suivant  nos  propres  idées,  lorsqu'on  s'en 
rapportait  à  nous.  Dans  le  nombre,  nous  citerons  une 
caméra  microscope  à  faibles  grossissements,  destinée  au 
dessin  des  préparations  anatomiques. 

Ainsi  que  nous  l'avons  dit  dans  la  notice  déjà  citée,  ce 
n'est  que  dans  le  cas  où  la  lumière  est  également  répartie 
qu'on  peut  employer  l'appareil  avec  le  plus  d'avantage  et 
de  facilité.  Nous  allons  donc  donner  quelques  renseigne- 
ments sur  ce  point,  auquel  nous  attachons  une  grande 
importance. 

Si  l'objet  est  très-éclatant,  ou  plutôt  si  l'on  ne  peut  le 
rendre  visible  qu'à  l'aide  d'une  très-vive  lumière,  il  est 
possible  qu'on  ne  voie  pas  la  main  et  le  crayon.  11  faut 
placer  l'appareil  ou  la  table  dans  une  position  telle,  que  le 
jour  puisse  tomber  sur  le  papier,  et,  lorsqu'on  sera  par- 
venu à  établir  en  quelque  sorte  l'équilibre  enlre  l'éclai- 
rage de  l'objet  et  celui  du  crayon,  on  apercevra  distincte- 
ment les  deux  objets,  et  l'opératiort  n'offrira  plus  la 
hioindre  difficulté. 

Est-il  nécessafre  d'indiqtier  le  procédé  k  Suivre  quand 
il  y  a  excès  de  lumière  sut  le  papier? 

L'objet  qu'on  veut  dessiner  présente  frécjùemtnent  dés 
parties  obscures  et  d'autres  très-brillantes.  Après  avoir 
disposé  l'appareil  comme  pour  dessiner  les  points  les  plus 
lumineux,  et  lorsqu'on  a  obtenu  les  premiers  traits,  on 
place  devant  le  papier  la  main  gauche,  qui  projette  des 
ombres  plus  ou  moins  fortes,  suivant  le  plus  ou  moins 
d'éclat  des  différentes  parties  du  corps  soumis  au  micros^ 
cope. 

Si  l'objet  est  faiblement  éclairé,  qu'il  offre  beaucoup  de 
points  obscurs,  on  trouvera  de  grands  avantages  à  des* 
siner  sur  du  papier  noir  avec  du  crayon  blanc.  Nous 
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avons  aussi  obtenu  de  bons  résultais  en  dessinant  avec 
le  crayon  ordinaire  sur  un  morceau  de  papier  végétal, 
dont  la  transparence  permet  de  voir  le  fond  d'une  autre 
feuille  noire  placée  sous  la  première.  On  pourrait,  au 
besoin,  avoir  des  papiers  de  couleurs  variées,  et  dessiner 
tantôt  sur  une  feuille  bleue,  tantôt  sur  une  verte  ;  en  un 
mot,  sur  les  couleurs  qui  laissent  voir  simultanément  et 
avec  netteté  l'objet  et  la  main  du  dessinateur. 

Pour  le  microscope  horizontal,  nous  employons  toujours 
la  caméra  d'Amici  ;  mais  le  lecteur  appliquera  sans  peine 
nos  raisonnements  aux  autres  appareils  de  ce  genre  (1). 

BflerMBétrte. 

Mesure  de  l'amplification  des  microscopes  et  de  la  grandeur  réelle 

des  objets. 

La  micrométrie  fit  longtemps  le  désespoir  des  observa- 
teurs :  elle  semblait  exclusivement  réservée  aux  hommes 
versés  dans  la  connaissance  des  sciences  exactes;  c'était 
une  partie  du  mystère  cachée  derrière  le  voile  que  ne 
pouvaient  soulever  les  néophytes.  La  détermination  du 
pouvoir  amplifiant  des  microscopes  présentait  surtout  de 
nombreuses  difficultés  ;  car,  pour  établir  un  calcul  exact,  il 

(1)  Nous  ne  parlerons  pas  du  mégaçraphe  de  MM.  Percheron  et 
Lefebre,  car  cet  appareil  n'est  plus  employé,  mais  nous  indiquerons  ici  une 
disposition  due  à  Charles  Chevalier,  et  dont  les  anatoniistes  pourront  tirer 
profit  pour  les  dessins  de  leurs  objet*;. 

Nous  extrairons  le  passage  qui  va  suivre  du  Trait*}  dr  la  chambre  claire 
par  Charles  Chevalier  (1838)  :  «Souvent  on  veut  reproduire,  soit  a\er  la 
caméra  seule,  soit  avec  cette  dernière  et  une  loupe,  des  objets  contenus 
dans  un  vase,  ou  des  pièces  anatomiques  placées  sur  une  table,  et  plus  ou 
moins  éloignées  de  l'observateur,  vu  la  nécessité  où  il  se  trouve  «l'avoir 
devant  lui  l-  papier  sur  lequel  il  dessine. 

»  Av. c  la  rimera  ordinaire  seule  il  était  imrooihle  d'y  parvenir.  J'avais 
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fallait  connaître  parfaitement  la  théorie  des  foyers,  et  se 
livrer  ensuite  à  une  série  d'opéralions  qui  exigeaient 
l'élude  préalable  des  mathématiques. 

Le  physicien,  habitué  à  résoudre  les  problèmes  les  plus 
difficiles,  pouvait  se  faire  un  jeu  de  ces  recherches  dont  la 
complication  et  l'aridité  paraissaient  insurmontables  à 
l'amateur  avide  de  résultats  prompts  et  faciles. 

Aujourd'hui  encore  on  considère  la  micrométrie  comme 


déjà  construit  plusieurs  appareils  qui  remplissaient  plus  ou  moins  bien  le 
but  que  l'on  se  proposait,  lorsque  je  conçus  l'idée  de  ce  dernier  instrument  : 
»  PB,  PC  (fi g.  111),  sont  deux  prismes  triangulaires,  de  grandeurs  diffé- 
rentes, disposés  de  la  manière  indiquée  dans  la  figure,  au  moyen  d'une 
monture  mobile  fort  simple  ;  ABCD  indiquent  la  marche  des  rayons  qui 
viennent  se  rendre  à  l'œil  en  D. 


j> 


■  ■ 


'"P^'j 


Fie.  111. 

»  On  peut,  à  volonté,  placer  des  lentilles  de  divers  foyers,  soit  au-dessus 
du  prisme  PC,  soit  au-dessous  du  prisme  BP,  ou  bien  même  dans  les  deux 
points,  et  l'on  obtiendra  des  amplifications  de  deux  à  dix  fois  et  plus,  avec 
un  vaste  champ  visuel.  » 

Cet  instrument,  qui  est  le  chakographe  de  Charles  Chevalier,  est,  comme 
on  le  voit,  un  instrument  qui  peut  rendre  de  grands  services  aux  anato- 
nustes.  (A.  C) 
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qm  partie  difficile  de  la  science  microscopique,  delta 
opinion  est  basée  principalement  sur  une  idée  fausse. 
On  s'imagine  que  pour  mesurer  la  grandeur  réelle  d'un 
objet,  il  fout  connaître  le  pouvoir  amplifiant  du  micros- 
cope. 

Bisons  tout  de  suite  que  cette  connaissance  est  abso- 
lument inutile.  D'ailleurs,  quand  bien  même  elle  serait 
nécessaire,  nos  procédés  pour  mesurer  l'amplification  sont 
tellement  simples,  que  la  difficulté  n'existerait  plus  pour  les 
personnes  qui  les  mettraient  en  usage. 

ÏSiQffljrçqprç  rçpifjepiept  les  méthodes  de  nos  prédéces- 
seur». 

Le  premier  moyen  qui  dut  se  présenter  à  l'esprit  pour 

mesurer  les  corps  fut  la  comparaison  d'objets  inconnus 
avec  d'autres  objets  dont  la  grandeur  avait  été  déterminée 
à  l'avance.  Ainsi  Leuwenboeck  employait  le  sable  de  mer, 
dont  il  mesurait  les  grains  en  en  plaçant  un  certain 
nombre  dans  une  étendue  d'un  pouce  ;  il  posait  ensuite 
quelques-uns  de  ces  grains  auprès  des  objets  soumis  au 
microscope,  et  les  comparait  ensemble.  Le  docteur  Jurin 
remplaça  les  grains  de  sable  par  de  petits  fragments  d'un 
fil  métallique.  Pour  déterminer  leur  grosseur,  il  enroulait 
ce  fil  sur  une  épingle,  et  comptait  le  nombre  d'anneaux 
compris  dans  un  pouce;  puis  il  coupait  le  fil  en  très-petits 
morceaux,  qu'il  mettait  sur  la  platine  avec  l'objet.  Ces 
deux  procédés,  et  surtout  le  premier,  ne  pouvaient  fournir 
que  des  résultats  inexacts. 

On  doit  accorder  plus  de  confiance  au  procédé  dont  le 
docteur  Hooke  faisait  usage  pour  mesurer  le  grossisse- 
ment. Ce  physicien  célèbre  plaçait  à  la  hauteur  du  porte- 
objet  une  règle  divisée  en  fractions  du  pouce,  et,  tenant 
les  deux  yeux  ouverts,  il  regardait  en  même  temps  cette 
échelle  et  l'objet  amplifié  par  le  microscope;  il  transportait, 
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pour  ainsi  dire,  ce  dernier  sur  la  règle,  et  comptait  le 
nombre  de  divisions  qu'il  occupait. 

Mais,  quoique  bien  simple  en  apparence,  ce  moyen  exi- 
geait une  grande  habitude,  et  n'était  pas  sans  difficultés 
pour  quelques  observateurs.  Il  faut,  en  effet,  une  certaine 
pratique  pour  voir  avec  les  deux  yeux,  simultanément  et 
d'une  manière  distincte,  deux  objets  différents  ;  on  ne  peut 
compter  sur  une  grande  exactitude,  car  la  moindre  cuv 
constance  peut  faire  naître  une  illusion  au  moment  où  l'on 
s'efforce  de  transporter  l'image  de  l'objet  sur  la  règle. 
Cette  méthode  a  été  remise  en  lumière,  il  n'y  a  pas  long- 
temps, par  M.  Raspail. 

Les  astronomes  s'occupaient  activement  de  la  recherche 
d'un  bon  micromètre  applicable  a  leurs  lunettes.  En  An- 
gleterre, Gascoigne  construisit  le  premier  instrument  de 
ce  genre  antérieurement  à  1640,  et  cette  tentative  donna 
naissance  à  un  grand  nombre  d'inventions  nouvelles.  Les 
réseaux  métalliques,  les  cheveux,  les  fils  d'araignée,  etc., 
furent  successivement  mis  en  œuvre  pour  la  confection  des 
nouveaux  instrijments  ;  ensuite  on  traça  des  divisions  sur 
des  plaques  minces  de  nacre  de  perles,  de  corne  et  de 
verre.  Tantôt  l'indicateur  du  micromètre  était  mobile  et 
mû  par  une  vis  dont  les  révolutions  étaient  indiquées  sur 
un  cadran;  tantôt  l'appareil  était  immobile. 

Plusieurs  de  ces  mensurateurs  astronomiques  étaient 
applicables  au  microscope,  et  dans  le  nombre  nous  cite- 
rons principalement  les  micromètres  à  vis.  Mais  aussitôt 
que  l'on  fut  parvenu  à  tracer  sur  une  lame  de  verre 
des  divisions  bien  nettes  et  égales,  on  put  reconnaître 
que  ces  derniers  instruments  l'emporteraient  sur  tous  les 
autres. 

Le  moyen  le  plus  simple,  et  que  l'on  employa  en  pre- 
mier lieu,  n'était  gpère  applicable  qu'aux  objets  excessive- 
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ment  minces,  bien  transparents  et  non  suspendus  dans  un 
liquide.  On  plaçait  d'abord  la  lame  divisée  sur  la  platine, 
et  sur  cette  lame  l'objet  à  mesurer  ;  le  nombre  de  divisions 
couvertes  par  ce  dernier  indiquait  exactement  ses  dimen- 
sions. Mais,  ainsi  que  nous  l'avons  dit,  la  moindre  épais- 
seur, une  goutte  de  liquide,  etc.,  entravaient  l'opération 
à  l'instant,  car  l'objet  et  le  micromètre  n'étaient  plus  si- 
tués sur  le  même  plan  et  ne  pouvaient  se  trouver  placés 
tous  deux  au  foyer  de  la  lentille.  Malgré  son  imperfection, 
ce  procédé  était  encore  employé  par  Le  Bailli f  en  1824. 
Cependant  B.  Martin,  dans  son  Système  d'optique,  im- 
primé en  1740,  décrivit  son  micromètre  oculaire  associé 
au  micromètre  objectif.  Ce  moyen  est  celui  que  l'on  em- 
ploie encore  aujourd'hui,  et  la  description  que  nous  en 
donnons  plus  loin  nous  dispense  de  nous  y  arrêter  davan- 
tage. Ce  fut  encore  Martin  qui  inventa  le  micromètre  à 
aiguille  et  à  cadran.  Cet  instrument  était  composé  d'une 
vis   dont  on  connaissait    exactement  l'écartement   du 
pas,  terminée  à  Tune  de  ses  extrémités  par  une  aiguille 
déliée  ,  à    l'autre  par  un  indicateur  qui   parcourait  les 
divisions  tracées  sur  un  cadran  fixe  et  donnait  la  me- 
sure exacte  de  la  progression  de  la  vis.  On  fixait  l'appareil 
sur  l'oculaire  en  faisant  pénétrer  l'aiguille  déliée  qui  ter- 
minait l'une  des  extrémités  de  la  vis  dans  le  tube,  exacte- 
ment au  point  où  venait  se  former  l'image  de  l'objet.  En 
tournant  alors  la  vis,  la  pointe  de  l'aiguille  traversait  l'image, 
tandis  que  l'indicateur  marquait  sur  le  cadran  le  point  de 
départ  et  celui  d'arrêt  ;  un  calcul  fort  simple  donnait  enfin 
un  résultat  assez  exact.  Cette  méthode  a  été  proposée  il  y 
a  quelque  temps  pour  mesurer  les  laines.  Frauenhofer 
construisit  d'après  ce  principe  un  micromètre  qui  a  joui 
d'une  grande  réputation.  11  plaçait  cet  instrument  sur  la 
platine  du  microscope,  et  la  vis  faisait  marcher  l'objet;  un 
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fil  placé  dans  l'oculaire  servait  de  point  de  repère.  Au 
reste,  le  duc  de  Cbaulnes  appliquait  à  son  microscope  la 
plupart  de  ces  micromètres,  dont  on  trouvera  la  descrip- 
tion dans  son  ouvrage. 

Il  nous  paraît  inutile  de  nous  occuper  plus  longtemps 
de  ces  différents  moyens,  presque  tous  abandonnés  aujour- 
d'hui, surtout  par  les  personnes  auxquelles  nous  avons 
communiqué  nos  procédés.  Nous  ne  parlerons  pas  davan- 
tage des  graines  de  lycopode,  du  Lycoperdon  bovista,  du 
cristallin  des  poissons,  des  pelures  d'oignon  de  Délie- 
bare,  etc.,  qui,  loin  de  nous  faire  faire  le  moindre  progrès, 
nous  ramèneraient  infailliblement  aux  premiers  temps  de 
la  micrométrie  et  aux  grains  de  sable  de  Leuwenhoeck. 

Depuis  longtemps  on  faisait  des  recherches  dans  le  but 
de  simplifier  les  procédés  micrométriques  ;  mais  il  fallait 
en  même  temps  conserver  ou  plutôt  augmenter  leur  exac- 
titude. M.  Amici  publia  un  mémoire  {De  microscopî  cata- 
diottrici,  memoria  presentata  ed  inscrit  ta  nel  tomo  XVIII 
délia  Società  italiana  délie  scienze  résidente  in  Modena), 
traduit  en  français  et  publié  dans  les  Annales  de  chimie 
et  de  physique  (tome  XVII,  aoûf  1821). 

Notre  curiosité  fut  vivement  excitée  par  cette  publication, 
qui  contenait  de  bons  renseignements  sur  l'application  de 
la  caméra  à  la  micrométrie.  Nous  devons  dire  toutefois 
que  pour  nous  ces  instructions  manquaient  peut-être  de 
clarté. 

Ceux  de  nos  lecteurs  qui  seront  curieux  de  connaître  la 
méthode  du  savant  professeur  de  Modène  pourront  consul- 
ter les  mémoires  indiqués  plus  haut  :  il  nous  eût  été  im- 
possible de  les  reproduire  ici. 

Des  expériences  répétées  nous  mirent  bientôt  en  pos- 
session des  procédés  que  nous  allons  décrire.  Pour  plus 
de  certitude,  nous  les  avons  communiqués  à  un  grand 
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nombre  de  peraoanes  qui  oui  bien  voulu  les  vérifier,  et  les 
emploient  exclusivement  aujourd'hui. 

Il  faut  remarquer  que  M.  Àmioi  n'avait  pas  détermiiy& 
d'une  manière  précise  la  distance  de  l'oculaire  au  papier 
fur  lequel  on  dessine.  Cette  détermination  était  cependant 
importante,  et  nous  devons  en  dire  quelques  mots  avant  de 
commencer  notre  description. 

Les  physiciens  varient  dans  leurs  estimations  de  la  dis- 
tance de  la  vue  moyenne.  Cette  variation  amène  nécessai- 
rement des  différences  dans  les  calculs,  et,  si  l'on  n'en  tient 
pas  exactement  compte,  on  s'expose  i  commettre  de  gros- 
sières erreurs.  Nous  croyons  qu'on  pourrait  faciliter  les 
opérations  en  admettant  un  terme  moyen  représenté  par 
Une  mesure  décimale.  Ainsi  donc,  nous  avons  depuis  long- 
temps  adopté  um  distance  de  26  centimètres,  sons  pré- 
tendre  en  aucune  manière  que  ce  soit  la  véritable  distance , 
mais  parce  que  cette  mesure  décimale  simplifie  encore  les 
calculs,  déjà  fort  simples,  de  nos  procédés,  et  que  d'ail- 
leurs elle  ne  s'éloigne  pas  trop  des  différentes  évaluations 
indiquées  par  les  physicietis. 

Nous  avons  déjà  parlé  plusieurs  fois  de  micromètres 
divisés  sur  verre  ;  il  devient  indispensable  d'en  donner  une 
courte  description. 

On  est  parvenu,  à  l'aide  du  diamant  et  d'une  machine, 
i  tracer  sur  une  lame  de  verre  un  grand  nombre  de  divi- 
sions égales  dans  un  très-petit  espace  :  ainsi  nous  obtenons 
aujourd'hui  le  millimètre  divisé  en  cinq  cents  parties. 
Plusieurs  artistes  et  quelques  amateurs  exécutent  ces  divi- 
sions avec  une  grande  perfection.  Parmi  ces  derniers,  nous 
citerons  Le  Baillif,  qui  avait  lui-même  construit  une  ma- 
chine à  tracer  que  nous  possédons  aujourd'hui.  M.  le  baron 
Séguier  grave  des  micromètres  pour  ses  expériences,  et  il 
serait  difficile  d'obtenir  des  instruments  exécutés  avec  plus 
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de  netteté  et  d'exactitude.  Le  Baillif  eut  le  premier  l'heu- 
reuse idée  de  donner  des  longueurs  différentes  aux  traits 
de  ses  divisions  ;  on  ne  saurait  s'imaginer  combien  cette 
disposition  est  avantageuse.  Ainsi,  par  exemple,  cet  habile 
observateur  indiquait  distinctement  cinq  ou  six  divisions 
par  des  traits  plus  ou  moins  longs,  semblables  à  ceux  que 
l'on  trace  sur  les  échelles  métriques  ordinaires. 

Quoiqu'on  soit  parvenu  à  diviser  le  millimètre  en  cinq- 
centièmes,  on  fait  rarement  usage  d'une  échelle  aussi  déli- 
cate, et,  si  l'on  comprend  bien  nos  procédés,  on  reconnaî- 
tra qu'elle  est  tout  à  fait  inutile,  puisqu'on  peut  à  volonté 
obtenir  des  fractions  aussi  petites  que  l'on  veut  en  reculant 
la  mire  à  une  distance  plus  ou  moins  considérable. 

Les  micromètres  objectifs  sont  ordinairement  fixés  dans 
l'ouverture  d'une  réglette  de  cuivre  (1). 

(1)  Les  micromètres  oculaires,  divisés  ordinairement  en  dixièmes  de  milli- 
mètre, quelquefois  en  millimètres,  sont  sertis  dans  une  petite  bague  de 
cuivre  ;  on  dévisse  la  lentille  supérieure  de  l'oculaire,  et  l'on  place  le  micro- 
mètre sur  le  diaphragme  qui  se  trouve  dans  le  tube.  On  remet  le  tout  en 
place,  et  Ton  voit  dans  le  champ  du  microscope  les  divisions  du  micromètre 
oculaire. 

Mais  cette  disposition  est  défectueuse,  et,  dès  l'origine,  Charles  Chevalier 
rendit  mobile  le  premier  verre  de  l'oculaire,  de  façon  à  permettre  de 
mettre  au  point  les  divisions  du  micromètre.  En  Angleterre,  on  imagina 
de  Cendre  l'oculaire  au  niveau  du  diaphragme,  et  d'introduire  par  cette 
ouverture  le  micromètre  place  dans  une  monture  ad  hoc.  Les  Anglais  em- 
ploient même  leur  micromètre  oculaire  monté  au  centre  d'une  petite 
plaque  munie  d'une  vis  de  rappel,  pour  mouvoir  le  micromètre  et  mettre  les 
divisions  en  contact  avec  celles  du  micromètre  objectif. 

Notre  monture  de  micromètre  oculaire  consiste  simplement  dans  le  tube 
à  frottement  pour  mettre  au  point  le  micromètre.  Ce  dernier  se  place  dans 
l'oculaire  à  l'aide  d'une  fente  spéciale.  Le  tube  du  microscope  est  fendu  sur 
le  côté  pour  laisser  passer  l'extrémité  de  la  plaque  portant  le  micromètre. 
Ce  dernier  retiré,  on  referme  l'ouverture  de  l'oculaire  à  l'aide  d'une  petite 
portion  de  tube  qu'un  mécanisme  fort  simple  fait  mouvoir.  Cette  construc- 
tion est  d'un  usage  facile  et  ne  nécessite  aucune  étude.  (A.  C.) 
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H  fout  distinguer  deux  choses  dans  la  micrométrie  : 
1°  l'évaluation  du  pouvoir  amplifiant  du  microscope  ;  2*  la 
mesure  de  la  grandeur  réelle  des  objets.  Commençons  par 
le  pouvoir  amplifiant,  et,  pour  aller  du  simple  au  composé, 
prenons  d'abord  le  microscope  solaire. 

Lorsque  l'écran  sera  placé  à  la  distance  convenue  (0"  ,25), 
on  introduira  dans  le  porte-objet,  ou  platine,  un  micromètre 
divisé,  par  exemple,  en  millimètres,  dont  l'image  ira  se 
peindre  sur  l'écran.  Avec  un  compas,  on  mesurera  exacte- 
ment la  grandeur  de  cette  image  ou  d'une  de  ses  parties  ; 
ensuite  on  portera  les  pointes  du  compas  sur  une  échelle 
métrique,  et  l'on  obtiendra  tout  de  suite  l'évaluation  du 
pouvoir  amplifiant  des  lentilles.  Supposons,  par  exemple, 
qu'un  millimètre  du  microscope  occupe  sur  l'écran  un 
espace  égal  à  1  décimètre,  nous  aurons  une  amplification 
de  100  fois,  et  l'opération  sera  toujours  aussi  fecile,  quelles 
que  soient  les  quantités. 

Nous  avons  dit  qu'on  pouvait  augmenter  la  puissance 
du  microscope  solaire,  soit  en  changeant  les  lentilles,  soit 
en  éloignant  l'écran.  11  arrivera  donc  que,  plus  on  éloi- 
gnera ce  dernier,  plus  l'image  du  millimètre  paraîtra  am- 
plifiée. 

On  peut  employer  le  même  moyen  pour  estimer  la  force 
du  microscope  simple  ordinaire,  en  fixant  la  lentille  ou  le 
doublet  à  la  place  des  lentilles  achromatiques;  cependant 
nous  allons  indiquer  un  procédé  tout  aussi  simple,  et  qui 
donne  des  résultats  très-exacts. 

Noire  petit  microscope  horizontal  peut  élre  converti  en 
microscope  simple,  et  par  conséquent  ce  dernier  peut 
prendre  la  position  horizontale.  On  aurait  donc  la  faculté 
d'y  adapter  la  chambre  claire  horizonto-verticale  de 
H.  Àmici  ou  le  miroir  de  Sœmmering. 

Plaçant  alors  le  papier  à  0",25  de  Taxe  de  la  lentille, 
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et  sur  la  platine  un  micromètre  divisé,  par  exemple,  en 
centièmes  de  millimètre,  on  marquera  sur  le  papier  deux 
points  correspondants  à  une  ou  plusieurs  divisions  ampli- 
fiées du  micromètre,  et  la  comparaison  de  cet  intervalle 
avec  les  divisions  d'une  échelle  métrique  donnera  pour 
résultat  la  mesure  exacte  du  pouvoir  amplifiant. 

Exemple.  —  Soit  un  micromètre  divisé  en  centièmes 
de  millimètre.  Si  l'image  amplifiée  de  cinq  centièmes,  ou 
un  vingtième  de  millimètre,  correspond  à  un  centimètre 
de  la  règle,  le  pouvoir  amplifiant  de  la  lentille  sera  égal 
à  200.  Si  Ton  pose  alors  la  règle  métrique  à  la  place  du 
papier,  et  que  Ton  fasse  concorder  ses  divisions  avec 
celles  du  micromètre  vu  au  moyen  de  la  lentille,  on  pourra 
faire  l'opération  avec  la  plus  grande  rapidité. 

Mais  tous  les  microscopes  simples  ne  sont  pas  disposés 
de  manière  à  pouvoir  prendre  la  position  horizontale  ;  il 
fallait  donc  modifier  le  procédé,  ou  plutôt  renverser  le 
système. 

Placez  à  0m,25  de  l'axe,  et  à  la  hauteur  de  la  lentille, 
une  mire  ou  tableau  sur  lequel  on  aura  collé  préalable- 
ment une  feuille  de  papier  blanc.  Posez  sur  la  lentille  le 
miroir  percé  d'Amici,  en  dirigeant  sa  surface  réfléchissante 
vers  la  mire.  Si  vous  mettez  alors  le  micromètre  sur  la 
platine  et  que  vous  regardiez  par  l'ouverture  centrale  du 
miroir,  vous  verrez  en  même  temps  la  mire  et  les  divisions 
amplifiées  du  micromètre  qui  sembleront  tracées  sur  le 
papier.  Si  vous  prenez  sur  l'écran  la  distance  d'une  ou  de 
plusieurs  divisions  du  micromètre  avec  un  compas,  vous 
n'aurez  plus  qu'à  comparer  cette  distance  aux  divisions  de 
l'échelle  micrométrique,  et  vous  obtiendrez  le  résultat  par 
la  même  opération  que  ci-dessus.  On  conçoit  aussi  qu'il 
est  également  possible  de  placer  la  règle  sur  la  mire,  ou 
de  tracer  sur  celte  dernière  des  divisions  correspondantes. 
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Ntius  pensons  qu'il  est  impossible  d'employer  des  pro- 
cédés plus  simples  et  plus  à  la  portée  de  tontes  les  intelli- 
gences. Ainsi  donc,  salis  nous  arrêter  davantage  sur  ee 
poifit9  flous  passerons  fout  de  suite  aux  méthodes  dont 
ilotfs  faisons  usage  podr  déterminer  la  grandeur  réelle  des 
objets  soumis  fi  l'Action  du  microscope  simple. 

Et  d'abord,  lions  eifjjagetitis  de  nouveau  le  lecteur  à 
bien  se  pénétrer  de  la  Vérité  de  ce  frfit,  qu'tï  est  ùbsôittmétit 
inutile  de  cwmcàtre  le  pouvoir  amplifiant  du  microscope 
pour  déterminer  la  ghmdeur  réelle  deê  objets. 

Débarrassées  de  cette  complication,  les  opération*  sui- 
vantes seront  tout  aussi  simples  et  aussi  facilement  coin- 
•  prises  que  celles  dont  nous  venons  de  nous  occuper. 

Pour  le  microscope  Solaire,  il  faut  agir  comme  pofar 
mesurer  son  pouvoir  amplifiant;  il  est  évident  que  Si  un 
millimètre  du  miciromètre  vient  Se  peindre  sur  Je  tableau 
Sotis  les  dimensions  d'un  décimètre,  (ont  objet  mis  à  la 
place  du  micromètre  devra  se  peindre  avec  des  proportions 
relatives  ;  donc  un  corps  qui  occupera  Sur  l'écran  litl  espace 
correspondant  à  0*,1  aura  nécessairement  pour  grandeur 
réelle  0",001,  et  ainsi  de  suite.  Lorsqu'on  a  tracé  Sur 
l'écran  les  points  correspondants  à  0",001  du  micromètre, 
il  faut  donc  retirer  ce  dernier,  et  glisser  à  sa  pince  l'objet 
dont  on  veut  trouver  la  grandeur  réelle.  Mais  il  peut  arriver 
que  l'objet  ne  remplisse  pas  exactement  l'intervalle  indiqué 
Sur  le  tableau  ;  celte  difficulté  n'arrêtera  nullement  l'opé- 
ration, car  il  suffit  d'employer  un  micromètre  divisé  en 
centièmes  de  millimètre  et  de  tracer  sur  le  tableau  toutes 
ces  divisions.  Nous  verrons  tout  à  l'heure  qu'il  est  un  autre 
moyen  d'arriver  à  connaître  la  grandeur  réelle  des  plus 
petits  corps. 

Emploie-t-on  le  microscope  simple  dans  la  position 
horizontale,  voici  la  manière  de  procéder. 
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On  dispose  l'appareil  comme  pour  mesurer  l'amplifica- 
tion ;  après  avoir  dessiné  sur  le  papier  l'image  amplifiée 
du  micromètre,  que  l'on  enlève,  on  met  sur  la  platine 
l'objet  à  mesurer,  et  l'on  compare  son  amplification  avec 
l'échelle  obtenue  préalablement. 

Nous  devons  parler  ici  d'une  importante  modification 
que  nous  avons  fait  subir  à  ce  procédé. 

Lorsque  les  objets  sont  infiniment  petits,  dans  le  cas  où 
l'on  veut  mesurer  des  détails  d'une  grande  finesse,  alors 
même  qu'ils  sont  amplifiés,  on  éprouve  le  besoin  d'avoir 
une  échelle  divisée  en  parties  presque  insensibles.  Mais 
l'exiguïté  de  ces  divisions  les  rendrait  imperceptibles  à 
l'œil  nu,  et  l'on  ne  pourrait  obtenir  une  évaluation  exacte. 
Notre  procédé  fait  disparaître  tous  ces  obstacles,  et  donne 
à  la  micrométrie  une  puissance  en  quelque  sorte  illimitée. 
On  nous  pardonnera  donc  des  détails  et  des  répétitions 
indispensables. 

L'appareil  est  disposé  de  la  même  manière  que  dans 
l'opération  précédente;  mais,  comme  il  ne  s'agit  pas  de 
chercher  le  pouvoir  amplifiant  de  la  lentille,  on  ne  sera 
point  tenu  de  placer  le  papier  à  une  distance  de  0m,26. 
On  pourra  donc  l'éloigner  autant  qu'on  voudra,  et  cette 
faculté  constitue  toute  l'importance  du  procédé  micromé- 
trique. 

Supposons  que  le  papier  soit  placé  à  0m,50  de  la  len- 
tille; admettons  encore  que  le  micromètre  objectif  soit 
divisé  en  centièmes  de  millimètre,  et  que  la  lentille  am- 
plifie cent  fois  (1).  11  est  évident  que  si  le  papier  était 
placé  à  0,n,25,  un  centième  de  millimètre  amplifié  corres- 
pondrait sur  le  papier  à  un  millimètre;  donc,  si  le  papier 

(1)  Nous  sommes  forcés  ici  de  mentionner  l'amplification,  par  la  nature 
même  du  problème,  qui  sans  cela  eût  été  tout  à  fait  inintelligible. 
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est  placé  à  0B,60,  ce  centième  de  millimètre  correspondra 
à  S  millimétrés.  Mais  on  sait  que  ces  2  millimètres  en 
représentent  toujours  qu'un  centième  de  millimètre.  Quand 
on  aura  établi  cette  proportion,  on  retirera  le  micro- 
mètre pour  glisser  à  sa  place  l'objet  qu'on  veut  mesurer, 
et  dès  lors  il  sera  facile  de  connaître  la  grandeur  réelle 
d'une  de  ces  parties,  quand  bien  même  elle  ne  serait  que 
d'un  cinq-centième  de  millimètre  ;  car,  aussitôt  que  Ton 
a  obtenu  sur  le  papier  une  image  du  centième  de  milli- 
mètre du  micromètre,  on  pourra  la  diviser  en  cinq  ou  dix 
parties,  et  cela  avec  d'autant  plus  de  facilité  que  cette 
mesure  sera  plus  étendue.  Ainsi  donc,  2  millimètres 
seront  plus  faciles  à  diviser  en  cinq  parties  que  ne  le 
serait  un  seul,  et  de  plus  ces  divisions  seront  visibles  à 
l'œil  nu. 

La  partie  de  l'objet  mise  à  la  place  du  micromètre  parait* 
elle  remplir  sur  le  papier  une,  deux  ou  trois  de  ces  divi- 
sions, la  grandeur  réelle  sera  de  un,  deux  ou  trois  cinq- 
centièmes  de  millimètre. 

Est-il  besoin  d'ajouter  que,  plus  récran  sera  éloigné, 
plus  on  obtiendra  de  subdivisions,  et  plus  il  sera  facile  de 
mesurer  exactement  des  objets  infiniment  petits,  ou  même 
leurs  moindres  détails. 

Si  l'on  éprouve  quelque  embarras  h  tracer  les  mesures 
sur  un  papier  placé  trop  bas,  on  peut  y  dessiner  à 
l'avance  une  échelle  divisée  en  millimètres,  centimè- 
tres, etc.  On  établira  sa  concordance  avec  le  micromètre, 
et  après  avoir  remplacé  ce  dernier  par  un  objet,  on  agira 
comme  nous  l'avons  dit. 

Quand  on  se  sert  du  microscope  simple  vertical,  on  le 
dispose  comme  pour  la  recherche  de  l'amplification,  et, 
lorsque  le  miroir  d'Amici  est  placé  sur  la  lentille  et  le 
micromètre  sur  la  platine,  on  porte  la  mire  à  une  certaine 
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distance,   &  deux  mètres  par  exemple;  puis  on  opère 
comme  ci-dessus. 

Dans  le  cas  où  l'on  porte  la  mire  trop  loin  pour  pou- 
voir mesurer  l'amplification  avec  un  compas,  il  est  avan- 
tageux d'y  tracer  préalablement  une  échelle  divisée  en 
centimètres  ou  en  parties  égales  qu'on  pourra  toujours 
faire  concorder  avec  les  traits  du  micromètre,  en  appro- 
chant ou  reculant  la  mire. 

Cette  dernière  manœuvre  est  nécessaire  toutes  les  fois 
que  les  traits  du  micromètre  ne  coïncident  pas  exacte- 
ment avec  ceux  de  l'échelle.  On  nous  permettra  de  citer 
un  exemple  de  cette  opération.  Soit  un  micromètre  divisé 
en  dixièmes  de  millimètre.  Soit  une  échelle  tracée  sur  la 
mire  et  représentant  des  centimètres;  si  Ton  recule  cette 
mire  à  une  distance  de  deux  mètres,  les  dixièmes  de 
millimètre,  vus  au  moyen  du  microscope  avec  un  certain 
grossissement,  correspondront  exactement  aux  centi- 
mètres, et,  par  suite,  un  millimètre  à  O^IO.  Si  l'objet 
qui  remplace  le  micromètre  remplit  une  division  de 
l'échelle,  sa  grandeur  réelle  sera  égale  à  un  dixième  de 
millimètre.  Mais  quand  on  veut  mesurer  quelque  détail  de 
cet  objet,  comme  ou  peut  facilement  diviser  les  centimètres 
de  l'échelle  en  millimètres,  si  cet  objet  correspond  à  un 
millimètre,  sa  grandeur  réelle  sera  égale  à  un  centième  de 
millimètre. 

Nous  allons  maintenant  passer  au  microscope  com- 
posé ;  toutefois  nous  observerons  que  ces  premières  expli- 
cations aideront  beaucoup  à  l'intelligence  de  la  seconde 
partie  de  notre  travail. 

Mais  avant  d'aller  plus  loin,  il  est  important  de  répéter 
qu'il  n'est  nécessaire  de  placer  le  papier  ou  la  mire  à 
0m,25,  distance  que  nous  avons  adoptée  pour  la  vision 

ARTHIR  CHEVALIER.  12 


176  BU  GROSSISSEMENT  DU  MICROSCOPE. 

moyenne,  que  lorsqu'il  s'agit  d'obtenir  l'évaluation  du 
pouvoir  amplifiant  du  microscope. 

Cet  instrument  est  horizontal  ou  vertical  ;  il  but  donc 
examiner  séparément  les  procédés  applicables  aux  diffé- 
rentes positions. 


«e  rmplifleatM. 

1°  Microscope  horizontal. 

On  fixe  sur  l'oculaire  la  chambre  claire  horizonto-ver- 
ticale  d'Amici.  Sur  la  platine,  on  place  un  micromètre  ob- 
jectif, et  sur  la  table,  à  0",25  de  Taxe  de  l'instrument,  une 
feuille  de  papier.  En  traçant  avec  un  crayon  deux  traits 
correspondant  à  une  ou  plusieurs  divisions  du  micromètre, 
il  sent  facile  ensuite  de  mesurer  l'intervalle  avec  un 
compas  et  de  le  comparer  aux  divisions  d'une  échelle  mé- 
trique. On  peut  encore  tracer  d'avance  cette  échelle  sur  le 
papier;  le  rapport  de  ses  divisions  avec  celles  du  micro- 
mètre indiquera  positivement  le  grossissement  du  micros- 
cope.- 

Exemple.  —  Soit  un  micromètre  objectif  divisé  en  cen- 
tièmes de  millimètre;  si  une  de  ses  divisions  correspond  à 
un  millimètre  de  la  règle,  le  millimètre,  le  microscope 
grossira  cent  fois,  et  ainsi  de  suite. 

Voici  maintenant  une  autre  méthode  beaucoup  moins 
simple,  car  il  fout  faire  trois  opérations  pour  arriver  au 
résultat  que  nous  obtenons  avec  une  si  grande  facilite. 

11  fiiut  :  1°  trouver  la  puissance  de  l'oculaire  ; 

2°  Celle  de  l'objectif; 

8f  Multiplier  l'une  par  l'autre. 

En  premier  lieu,  on  met  sur  le  diaphragme,  à  l'intérieur 
du  tube  de  l'oculaire,  un  micromètre  divisé,  par  exemple, 
en  millimètres,  et  qui  doit  se  trouver  exactement  au  foyer 
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du  verre  oculaire  ;  ensuite  on  replace  dans  le  microscope 
le  tube  oculaire  armé  de  la  chambre  claire  d'Àmici  (1). 
Au-dessous  de  la  caméra,  et  à  la  dislance  convenue,  se 
trouve  le  papier  ou  l'échelle.  Si  un  millimétré  du  micro- 
mètre égale  un  centième  de  l'échelle,  l'oculaire  grossira 
dix  ibis. 

Il  s'agit  maintenant  de  connaître  la  puissance  de  la  se- 
conde partie  de  l'appareil,  c'esUiVdirc  de  l'objectif  et  du 
verre  de  champ  réunis. 

Enlevez  la  caméra,  placez  sur  la  platine  un  micromètre 
que  nous  supposerons  divisé  en  centièmes  de  millimètre, 
mettez  au  point  et  cherchez,  en  faisant  tourner  la  pièce  de 
l'oculaire,  ou  bien  au  moyen  du  support  à  chariot,  à  faire 
concorder  les  divisions  supérieures  avec  les  inférieures, 
enfin  faites  votre  calcul  proportionnel. 

Ex.  Si  une  division  ou  un  centième  de  millimètre  du 
micromètre  objectif  correspond  à  uu  millimètre  du  micro- 
mètre oculaire,  vous  aurez  pour  résultat  un  grossissement 
de  cent  fois. 

Il  vous  reste  enfin  à  faire  la  troisième,  ou,  en  d'autres 
termes,  à  multiplier  la  deuxième  quantité. 

Grossissement  de  l'oculaire  =  10  fois. 

Grossissement  de  l'objectif  =  100  fois. 

Donc  100  x  10  ou  1000  =  la  puissance  amplifiante  du 
microscope. 

Il  arrive  quelquefois  qu'il  n'y  a  pas  concordance  parfaite 
entre  les  divisions  des  deux  micromètres,  et  que,  pour 
l'obtenir,  on  est  obligé  d'allonger  plus  ou  moins  le  micros- 
cope, au  moyen  du  tube  oculaire.  Nous  pensons,  en  con- 

(l)  On  doit  faire  abstraction  de  l'objectif  et  du  verre  de  champ  qui 
pourraient  être  enlevés,  mais  qu'on  laisse  en  place  parce  qu'ils  dirigent  les 
rayons  lumineux  sur  le  micromètre  oculaire. 
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séquence,  que  lorsqu'on  emploiera  le  procédé  que  nous 
venons  de  décrire,  on  devra  commencer  par  établir  la  con- 
cordance des  deux  micromètres,  puis  retirer  l'inférieur, 
sans  toucher  au  tube  oculaire,  et  procéder  comme  nous 
Tavons  indiqué  plus  haut. 

2°  Microscope  vertical. 

Les  deux  moyens  applicables  au  microscope  horizontal 
le  sont  également  à  l'appareil  vertical. 
.  Pour  le  premier,  on  remplace  la  chambre  claire  d'Amici 
par  son  miroir  percé  ;  plaçant  ensuite  un  micromètre  ob- 
jectif sur  la  platine,  et  une  mire*  ou  écran  à  0",26,  on 
opère  comme  avec  le  microscope  horizontal  ;  il  en  est  de 
même  pour  le  second  procédé. 


Nemre  tfe  la  gr««e«r  réelle  «e#  •fcjet*. 

1*  Microscope  horizontal. 

L'excellence  des  opérations  que  nous  avons  indiquées 
pour  le  microscope  simple  devient  surtout  évidente  lors- 
qu'on emploie  l'instrument  composé. 

Disposez  l'appareil  horizontal  comme  pour  mesurer  le 
grossissement,  mais  éloignez  votre  papier  autant  qu'il  vous 
sera  possible,  et  vous  aurez  une  échelle  qui  représentera 
l'amplification  considérable  suivie  par  le  micromètre 
objectif,  La  facilité  avec  laquelle  vous  pouvez  diviser 
cette  échelle  en  parties  plus  ou  moins  petites,  vous  per- 
mettra de  mesurer  la  grandeur  réelle  des  objets  les  plus 
déliés. 

Si  vous  n'employez  pas  la  chambre  claire,  il  suffit  de 
remplacer  le  micromètre  objectif  par  l'objet  à  mesurer,  et 
son  rapport  avec  le  micromètre  oculaire  donnera  la  mesure 
de  sa  grandeur  réelle. 
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Ex.  Soit  un  micromètre  oculaire  divisé  en  millimètres. 
Si  le  micromètre  objectif  est  divisé  en  centièmes  et  qu'une 
de  ces  divisions  corresponde  à  un  millimètre  de  l'oculaire, 
un  objet  mis  à  la  place  du  micromètre  objectif,  et 
qui  remplira  une  des  divisions  du  micromètre  oculaire, 
aura  une  grandeur  réelle  d'un  centième  de  millimètre. 

2°  Microscope  vertical. 

Avec  un  microscope  vertical,  on  remplace  encore  la  ca- 
méra d'Amici  par  son  miroir  ;  mais  ici,  comme  pour  le  mi- 
croscope simple  vertical,  on  peut  reculer  la  mire  aussi  loin 
qu'on  le  jugera  convenable. 

Ex.  Soit  un  micromètre  objectif  divisé  en  centièmes  de 
millimètre,  soit  une  mire  divisée  en  centimètres  et  placée 
à  trois  mètres  de  distance.  Supposons  que  le  pouvoir  am- 
plifiant soit  tel  que  deux  divisions  du  micromètre  inférieur 
correspondent  à  cinq  divisions  de  l'échelle  tracée  sur 
l'écran,  il  est  évident  que  ces  cinq  divisions  représenteront 
deux  centièmes  ou  un  cinquantième  de  millimètre.  Si  je 
subdivise  les  cinq  parties  de  la  mire  en  deux  parties  cha- 
cune, j'aurai  dix  divisions  représentant  des  cinq  centièmes 
de  millimètre.  On  conçoit  qu'en  augmentant  la  distance  de 
l'écran  au  microscope,  on  obtiendra  une  échelle  repré- 
sentant des  millièmes,  etc.,  de  millimètre. 

Si  Ton  a  bien  conçu  toute  l'importance  de  ce  procédé, 
on  pardonnera  volontiers  la  répétition  de  cet  exemple,  que 
nous  avons  déjà  donné  en  parlant  du  microscope  simple, 
et  nos  lecteurs  conviendront  sans  doute  avec  nous  que  ce 
moyen  donne  à  la  microscopie  une  puissance  presque  illi- 
mitée. 

Nous  doutons  fort  que  les  personnes  qui  auront  une  fois 
employé  notre  procédé  aient  jamais  recours  à  l'emploi  du 
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double  micromètre  ;  néanmoins,  nous  devons  en  dire  deux 
mots. 

L'appareil  est  le  même  que  pour  la  mesure  de  l'amplifi- 
cation du  microscope  vertical*,  moins  la  mire  et  le  miroir 
d'Amici.  On  substitue  l'objet  au  micromètre  objectif,  dont 
on  a  préalablement  déterminé  le  rapport  avec  le  micro» 
mètre  oculaire. 

Avec  la  chambre  claire  appliquée  au  microscope  on 
mesure  très-facilement  les  angles  des  cristaux;  il  suffit 
de  dessiner  l'angle  et  de  mesurer  avec  un  rapporteur.  Ce 
moyen  dispense  nécessairement  de  goniomètre.  On  pour- 
rait encore  employer  le  microscope  solaire  qui  amplifie 
considérablement  ces  angles. 

Malgré  cela,  nous  donnerons  la  description  du  goniomè- 
tre. Cet  instrument  représenté  figure  112  est  fixé  dans  un 
oculaire  AD,  au  foyer  du  verre  supérieur.  Lia  pièce  GC,  est 
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composée  d'un  cercle  de  cuivre  CC,  dans  lequel  tourne  le 
disque  DD,  percé  à  son  centre  d'une  ouverture  circulaire 
qui  reçoit  un  disque  de  verre,  sur  lequel  on  a  tracé  au 
diamant  le  petit  trait  ae.  La  circonférence  extérieure  de 
la  pièce  DD  est  dentée  et  le  bouton  F  terminé  par  un 
pignon  qui  permet  d'imprimer  un  mouvement  circulaire 
à  DD.  Un  second  disque  de  verre  sur  lequel  on  a  tracé 
nu  diamant  le  trait  bd,  est  maintenu  immobile  sur  la 
pièce  Cf*.  Après  avoir  fait  concorder  les  traits  des  deux 
disquos,  si  Ton  tourno  le  boulon  F,  le  mouvement  sera 
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communiqué  à  la  pièce  DD,  et  les  traits  se  croiseront  en 
formant  des  angles  plus  ou  moins  ouverts  qu'on  mesurera 
sans  peine  au  moyen  des  degrés  tracés  sur  le  cercle  CC. 
L'idée  première  de  cet  appareil  appartient  à  M.  Raspail  ; 
la  partie  mécanique  a  été  modifiée  par  Charles  Chevalier. 

CHAPITRE  VII. 

DE    LA    POLARISATION    (1). 
.  Dn  mlcroneope  polarisant. 

En  découvrant  la  double  réfraction  dans  la  chaux  car- 
bonatee  (spath  d'Islande),  Bartholin  ouvrit,  en  1669,  une 
voie  nouvelle  à  la  science.  Mais  pour  que  cette  découverte 
prît  une  place  définitive  dans  le  monde  savant,  il  fallait  la 
soumettre  à  des  règles  constantes;  la  pratique  avait  pré- 
cédé la  théorie.  Huygens  peut  être  considéré  comme  le 
législateur  de  la  double  réfraction,  car  il  avait  deviné  ses 
lois  lorsque  Wollaston  vint  leur  donner  la  certitude  qui 
résulte  de  l'expérience. 

Les  physiciens  s'emparèrent  avec  avidité  de  ces  faits 
nouveaux,  et,  en  1810,  Malus  fit  jaillir  une  science  nou- 
velle des  travaux  sur  la  double  réfraction;  il  découvrit  la 
polarisation  de  la  lumière. 

La  théorie  de  ce  phénomène  ne  saurait  trouver  place 
dans  le  cadre  de  cet  ouvrage;  c'est  aux  traités  de  physique 
et  aux  divers  travaux  des  physiciens  distingués  de  notre 
époque,  qu'il  faut  demander  les  lois  qui  régissent  cette 
branche  importante  de  la  science. 

Sommairement,  la  polarisation  est  une  modification 
particulière  des  rayons  lumineux  en  vertu  de  laquelle,  une 

(1)  Ce  chapitre  est  pour  la  plut  grande  partie  eitrait  du  Manuel  du  mi- 

cragraphe  de  Charles  Chevalier  (1839). 


fl8â  DS  LA  POLARISATION. 

fois  réfléchis  ou  réfractés,  ils  ne  peuvent  plus  se  réfléchir 
ou  se  réfracter  suivant  certaines  directions. 

M.  Henry  Fox  Talbot  eut  le  premier  l'idée  d'associer  la 
polarisation  au  microscope  pour  étudier  la  structure  des 

corps* 

Le  docteur  Brewster  fit  également  usage  du  microscope 
polarisant  dans  ses  recherches  sur  la  structure  des  pierres 
précieuses  et  de  plusieurs  substances  animales  el  végétales. 
Il  employait  alternativement  les  microscopes  simple  et 
composé. 

M.  Biot  me  chargea,  il  y  a  quelques  années,  de  lui 
construire  un  appareil  polarisant  qui  pût  être  adapté  au 
microscope.  Les  effets  admirables  obtenus  par  ce  moyen 
m'ont  engagé  à  décrire  les  différentes  dispositions  de 
l'instrument. 

Lorsqu'on  emploie  le  microscope  simple,  il  faut  d'abord 
placer  une  lame  de  tourmaline  sur  la  lentille.  Si  Ton  peut 
consacrer  une  lentille  spécialement  à  ce  genre  d'expé- 
rience, il  vaut  mieux  coller  la  plaque  de  tourmaline  avec 
la  lentille  au  moyen  du  baume  du  Canada;  on  évitera  la 
perte  de  lumière  qui  peut  résulter  de  la  réflexion  opérée 
par  la  première  surface  de  la  tourmaline.  Il  arrive  aussi 
parfois  que  cette  pierre  n'est  pas  bien  polie,  el,  dans  ce 
cas,  le  baume  devient  un  correctif  excellent. 

On  pourrait  placer  la  plaque  de  la  tourmaline  entre 
deux  verres  piano-convexes  et  la  fixer  au  moyen  du 
baume.  Ce  procédé,  indiqué  par  le  docteur  Brcvvsler,  lui 
parait  préférable  au  précédent  el  met  a  l'abri  des  incon- 
vénients déjà  signalés.  Ces  indications  sont  applicables 
aux  doublets. 

On  fixe  ensuite  sur  le  porte-objet  une  seconde  lame  de 
tourmaline,  et  Ton  ajuste  le  miroir  comme  pour  les  autres 
expériences. 
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Quand  l'appareil  est  ainsi  disposé,  si -Ton  tourne  douce- 
ment la  lame  supérieure  ou  plutôt  le  doublet,  on  arrivera 
facilement  à  croiser  les  deux  pierres  de  telle  sorte,  que 
toute  clarté  disparaîtra  et  que  le  champ  sera  complète- 
ment noir.  C'est  alors  qu'il  faut  mettre  l'objet  à  examiner 
sur  la  plaque  polarisante  de  la  platine.  La  structure  parti- 
culière du  corps  dépolisera  la  lumière  qui  pourra  dès  lors 
traverser  la  lame  supérieure,  et  l'on  apercevra  sur  un  fond 
noir  les  objets  diaprés  des  plus  brillantes  couleurs. 

M.  Brewster  nous  apprend  que  lorsque  l'éclairage  est 
puissant  et  la  lentille  très-petite,  on  peut  construire  cette 
dernière  en  tourmaline  et  réunir  ainsi  l'amplificateur  et 
ce  qu'il  appelle  Yanalyseur  ou  plaque  supérieure. 

Avec  le  microscope  composé,  la  disposition  est  la 
même.  Cependant  la  coloration  des  tourmalines  présente 
certains  inconvénients.  Pour  les  éviter,  M.  Talbot  leur 
substitue  deux  prismes  de  Nicol,  ainsi  nommés  de  leur 
inventeur,  Richard  Nicol,  d'Edimbourg. 

Nous  avons  fait  subir  une  modification  à  l'appareil  de 
M.  Talbot.  Ayant  remarqué,  comme  le  docteur  Brewster, 
que  le  prisme  oculaire  ou  analyseur  rétrécissait  le  champ 
de  vue,  nous  l'avons  placé  immédiatement  au-dessus  des 
lentilles  objectivesy  dans  le  tube  qui  porte  ces  dernières. 
On  peut  aussi,  si  Ton  veut  moins  dépenser,  placer  une 
tourmaline  sur  la  platine  et  un  prisme  dans  le  corps  du 
microscope. 

Tous  nos  appareils  de  polarisation  sont  aujourd'hui  dis- 
posés de  cette  manière.  Le  prisme  de  Nicol  est  également 
applicable  au  microscope  simple,  mais  seulement  comme 
polarisateur,  car  si  on  en  plaçait  un  second  au-dessus  de 
la  lentille,  l'œil  de  l'observateur  serait  trop  éloigné  de 
cette  dernière  et  le  champ  de  vue  trop  rétréci. 

On  ne  tarda  pas  à  construire  des  appareils  propres  à 
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démontrer  les  brillants  phénomènes  de  la  polarisation  dus 
un  cours  public,  devant  de  nombreux  spectateurs.  Cepen- 
dant on  ne  pouvait  encore  étudier  des  corps  d'une  certain* 
dimension,  et  les  tourmalines  que  l'on  employait  avaient 
le  défaut  d'assombrir  les  images. 

M.  Alexandre  Brongnîart  désirait  un  appareil  et  voulut 
bien  s'adresser  à  moi  en  me  laissant  liberté  entière  pour 
la  disposition  optique  et  mécanique.  J'eus  la  vire  satisfac- 
tion de  pouvoir  répondre  à  ee  témoignage  de  confiance  en 
construisant  un  polariscope  (fig.  113)  qui  fut  présenté  â 
l'Académie  des  scie  nces. 


J'ai  remplacé  les  tourmalines  par  un  prisme  de  Nicol  et 
une  glace  noire,  et  j'ai  fait  l'application  de  deux  prismes 
semblables  au  microscope  solaire  cl  au  polariscope,  Ttien 
ne  peut  égaler  la  richesse  des  images  produites  par  l'action 
de  la  lumière  polarisée  sur  les  cristaux  microscopiques. 

Avec  mon  nouveau  polariscope  (1)  on  pcul  étudier  et 
ormer  des  images  énormément  agrandies  de  corps  ayant 
jusqu'à  dix  centimètres  de  diamètre,  tels  que  verres 
trempés,  ornements  en  sélénile  (sulfate  de  chaux),  lames 
de  mica,  etc.,  etc.;  tandis  que  le  microscope  solaire  pola- 
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risant  dévoile  les  phénomènes  développés  au  sein  des  plus 
pelits  atomes. 

M.  Amici  avait  également  construit  un  microscope  com- 
posé polarisant,  mais  il  employait  des  paquets  de  lames  de 
verre  et  un  rhomboïde  à  double  image.  Sa  combinaison 
est  peu  connue;  néanmoins  il  était  de  notre  devoir  de  la 
mentionner  dans  cet  ouvrage. 

Nous  désirons  que  nos  efforts  soient  de  quelque  utilité 
pour  la  propagation  d'une  science  qui  s'enrichit  chaque 
jour  des  belles  expériences  de  nos  physiciens,  et  compte 
au  nombre  de  ses  adeptes  des  savapts  tels  que  Malus, 
Arago,  Biot,  Fresnel,  Pouillet,  Savarl,  Brewster,  Herschel, 
Talbot,  etc. 

Une  foule  d'objets  présentent  les  plus  brillantes  cou- 
leurs vues  dans  la  lumière  polarisée.  Nous  citerons  ici 
quelques  substances  : 

Asparagine,  Iwlure  de  potiwînm, 

Acétate  de  sine,  Mannitc, 

Acétate  de  soude.  Naphtaline, 

Acide  borique,  Nitrate  d'argent, 

Acide  gallique,  Nitrate  de  potasse, 

Acide  succinique,  Nitrate  de  soude, 

Acide  tartrique.  Nitrate  d'urée, 

Alun,  Oxalate  d'urée, 

Alizarine,  Phosphate  de  soude, 

Arténiate  de  soude,  Salicine, 

Bicarbonate  de  potasse,  Sulfate  de  cuivre, 

Bromure  de  potassium,  Sulfate  de  fer, 

Bromure  de  cadmium,  Sulfate  de  potasse, 

Borax,  Sulfate  de  soude, 

Chlorate  de  potasse,  Sulfate  de  zinc. 

Chlorure  de  mercure,  Gypse, 

Ernétique,  Agates  en  général, 

Formlate  de  plomb,  Mésotype,  etc. 
Chlorhydrate  d'ammoniaque, 

Nous  ajouterons  ici  quelques  observations  publiées  par 
M.  Talbot  dans  le  Philosophical  Magazine. 

Cheveu.  —  Pour  le  rendre  bien  transparent  et  empê- 
cher la  diffraction  de  la  lumière,  on  le  place  dans  l'huile 
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ou  le  vernis.  Quand  on  a  rendu  le  champ  bien  sombre, 
on  pose  l'objet  sur  la  platine,  et  il  paraît  alors  orné  des 
plus  brillantes  couleurs.  L'œil  ne  recevant  pas  d'autre 
lumière  que  celle  qui  traverse  le  cheveu,  il  est  facile  de 
distinguer  les  moindres  détails  de  structure. 

Parmi  les  substances  végétales  et  animales,  il  en  est 
plusieurs  qui  présentent  ce  phénomène  au  même  degré 
et  d'autres  qui  n'ont  aucune  action  sur  la  lumière  polarisée. 
Ainsi  le  sel  commun  paraît  constamment  noir  quand  il  est 
pur. 

Ces  beaux  phénomènes  sont  surtout  produits  lorsque 
les  substances  ont  été  bien  cristallisées. 

Le  sulfate  de  cuivre,  dissous  dans  un  peu  d'éther 
nitrique,  précipite  bientôt  sous  forme  de  petits  cristaux 
très-fins,  rhomboïdaux  et  parfaitement  translucides.  Mais 
comme  l'épaisseur  de  ces  cristaux  varie,  chacun  d'eux 
présente  une  coloration  différente,  et  l'on  aperçoit  un  fond 
sombre  qui  paraît  semé  de  rubis,  de  topazes,  d'éraeraudes 
et  d'autres  pierres  précieuses.  En  faisant  évaporer  à  une 
douce  chaleur,  sur  une  lame  de  verre,  une  goutte  de  sul- 
fate de  cuivre,  on  obtient  des  cristaux  magnifiquement 
éclairés  dont  la  coloration  varie  avec  l'épaisseur.  Quelques 
échantillons  sont  taillés  obliquement  et  présentent  trois  ou 
quatre  bandes,  diversement  colorées,  qui  indiquent  par- 
faitement les  différents  degrés  d'épaisseur. 

Quelquefois  les  sels  forment  des  cristaux  si  fins,  qu'ils 
n'ont  pas  le  pouvoir  de  dépolariser  la  lumière  et  ne 
deviennent  pas  visibles  sur  le  champ  noir;  dans  ce  cas,  il 
faut  avoir  recours  au  procédé  suivant.  On  sait  que  les 
plaques  de  mica  {ou  de  gypse) ,  soumises  au  microscope 
polarisant,  sont  plus  ou  moins  colorées  suivant  leur 
épaisseur,  et  quel/es  produisent  un  champ  d'une  couleur 
uniforme.  Si  l'on  pose  les  cristaux  infiniment  petits  sur 
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une  de  ces  lames,  ils  pourront  quelquefois  altérer  la  cou- 
leur produite  par  le  mica;  par  exemple,  la  couleur  bleue 
se  changera  en  pourpre,  et  Ton  verra  des  cristaux 
pourpres  sur  un  fond  bleu,  etc. 

Lorsque  Ton  examine  les  cristallisations  pendant  l'éva- 
poration  des  liquides,  les  changements  de  coloration  se 
succèdent  avec  une  telle  rapidité  qu'il  est  presque  impos- 
sible de  les  suivre.  M.  Talbot  versa  un  peu  d'alcool  dans 
une  solution  d'un  sel  qu'il  n'indique  pas;  aussitôt  que  le 
liquide  commença  à  s'évaporer,  il  se  manifesta  des  cou- 
rants qui  traversaient  le  champ  du  microscope,  entraînant 
les  cristaux  et  les  faisant  pirouetter  sur  leurs  axes. 

Ils  avaient  l'apparence  d'étincelles  diversement  colorées, 
car  tantôt  ils  se  trouvaient  placés  de  manière  à  dépolariser 
la  lumière,  et  tantôt  ils  devenaient  tout  à  fait  invisibles. 

Jusqu'ici  nous  avons  placé  le  prisme  polarisant  dans  la 
position  nécessaire  pour  assombrir  le  champ;  si  mainte- 
nant nous  lui  faisons  parcourir  sur  son  axe  un  arc  de 
cercle  de  90  degrés,  nous  donnerons  naissance  à  un  spec- 
tacle nouveau.  Dans  celte  position,  l'appareil  peut  quel- 
quefois imprimer  aux  cristaux  une  teinte  bien  marquée  ou 
les  rendre  complètement  opaques,  ce  qui  arrive  le  plus 
souvent  aux  sels  de  cuivre,  de  nickel,  et  quelques  autres. 
Si  Ton  tourne  le  prisme  analyseur,  le  cristal  paraîtra  lumi- 
neux lorsque  le  champ  deviendra  obscur,  et  quand  ce 
dernier  deviendra  lumineux  à  son  tour,  le  cristal  sera  noir 
et  opaque.  Souvent  les  cristaux  qui  se  forment  dans  le 
liquide  croissent  suivant  toutes  leurs  dimensions,  en  con- 
servant toutefois  leurs  formes  géométriques;  leur  colora- 
tion change  en  même  temps  que  «leurs  dimensions,  de 
sorte  qu'au  bout  d'une  minute,  le  cristal  qui  était  bleu, 
par  exemple,  deviendra  rouge  ou  vert. 

Lorsque  le  champ  du  microscope  reste  obscur,  malgré 
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les  divers  mouvements  imprimés  ai»  prismes  ou  aux  corps 
soumis  i  l'examen,  c'est  une  preuve  que  ce  corps  n'agit 
pas  sur  la  lumière  polarisée  ;  son  action  se  manifeste,  au 
contraire,  quand  il  devient  visible  en  tout  ou  en  partie  et 
qu'il  se  nuance  de  couleurs  variées.  11  est  certains  corps 
qui  présentent  simultanément  les  deux  phénomènes.  Les 
grains  de  fécale  ont  chacun  deux  méridiens  qui  se  coupent 
à  angle  droit  et  n'agissent  pas  sur  la  lumière  polarisée, 
car  ils  restent  constamment  noirs;  mais  les  segmente 
compris  par  ces  méridiens  présentent  des  couleurs  variées 
qui  Indiquent  leur  action,  ainsi  que  Ta  constaté  M.  Biot. 

CHAPITRE  VU1. 
de  l'éclairage  des  objets  transparents  et  opaques. 

Tous  les  microscopes  sont  munis  d'un  miroir  oonoave, 
destiné  i  réfléchir  la  lumière  sur  l'objet  i  observer.  Dans 
les  instruments  complets,  il  se  trouve  deux  miroirs,  l'un 
plan  et  Foutre  concave.  Eiaminons  donc  l'emploi  de  ces 
miroirs.  L'objet  étant  placé  sur  la  p'atine,  on  portera  l'oeil 
i  l'oculaire;  on  inclinera  alors  le  miroir  jusqu'à  ce  qu'on 
aperçoive  le  champ  du  microscope  entièrement  éclairé;  on 
ajustera  ensuite  l'objet  au  foyer  de  l'instrument,  soit  en  se 
servant  du  tube  du  microscope,  que  l'on  fera  tourner 
doucement,  ou  au  moyen  du  bouton  à  crémaillère  ou  de 
la  vis  de  rappel,  suivant  le  genre  de  construction  du 
microscope. 

L'objet  étant  perçu  et  éclairé,  il  ne  reste  plus  qu'à 
régler  convenablement  l'éclairage.  On  sait  que  sous  la 
platine  est  fixé  un  disque  de  cuivre  percé  de  trous  de  dif- 
férentes grandeurs.  Cet  accessoire,  imagine  parle  Baillif, 
a  reçu  le  nom  de  diaphragme  variable;  il  est  disposé  de 
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manière  qu'en  le  faisant  tourner,  chaque  trou  se  présente 
au  centre  de  la  platine,  de  sorte  que,  suivant  le  plus  ou 
moins  grand  degré  de  transparence  de  l'objet,  on  ne  fait 
arriver  sur  lui  que  la  quantité  de  lumière  nécessaire  à 
son  examen.  Si  l'objet  est  très-transparent,  on  peut  poser 
sur  le  miroir  un  disque  de  carton  blanc  ou  en  plâtre  de 
mouleur;  ce  qui  permettra  d'obtenir  une  lumière  beau- 
coup plus  douce.  Ce  n'est  que  par  de  petits  tâtonnements, 
et  en  inclinant  le  miroir,  que  l'on  peut  arriver  à  obtenir 
un  éclairage  convenable,  lequel  varie  pour  chaque  objet  et 
même  pour  chaque  partie  du  même  objet.  En  général, 
lorsque  la  lumière  arrive  directement,  le  réflecteur  doit 
former  un  angle  de  45  degrés. 

On  ne  peut  se  figurer  combien  il  est  important  de  savoir 
régler  la  lumière,  de  savoir  faire  jouer  son  diaphragme  et 
son  miroir;  là  est  un  des  grands  secrets  de  la  parfaite 
perception.  Quiconque  ne  possède  pas  le  coup  de  main 
qui  préside  à  l'éclairage  ne  peut  observer  fructueuse- 
ment; ceci  est  bien  connu  des  micrographes.  On  retire 
de  grands  avantages  pour  l'éclairage,  d'un  mouvement  qui 
permet  de  baisser  ou  d'élever  le  diaphragme;  c'est  un  bon 
moyen  de  graduer  la  lumière.  Dans  les  premiers  micros- 
copes de  Charles  Chevalier,  on  obtenait  cet  avantage  à 
l'aide  d'une  boite  glissant  sur  la  colonne,  soit  à  l'aide  d'un 
simple  frottement  ou  à  l'aide  d'un  bouton  à  pignon  et 
d'un  engrenage.  L'opticien  Oberhà'user  adapta  ce  système 
au  microscope  de  Strauss  et  le  désigna  sous  le  nom 
à* éclairage  parallèle;  plus  tard,  il  remplaça  l'engrenage 
par  un  levier.  Mais  ce  sont  là  de  simples  modifications 
mécaniques,  car  le  principe  était  comme  on  le  voit, 
connu  depuis  longtemps ,  et  même  le  Baillif,  qui  avait 
imaginé  le  diaphragme  variable,  le  plaçait  dans  une  mon- 
ture capable  de  s'élever  ou  de  s'abaisser. 
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Pour  remplacer  le  disque  tournant  de  le  Baillif,  on 
emploie  aussi  des  diaphragmes  formés  d'un  petit  tube 
percé  que  Ton  place  dans  une  pièce  spéciale  sous  la  pla- 
tine. On  doit  donc  avoir  une  série  de  ces  diaphragmes. 
Mais  nous  n'aimons  pas  ce  moyen,  car  il  faut  perdre  beau- 
coup de  temps  pour  changer  ces  petits  tubes,  et  l'emploi 
du  diaphragme  le  Baillif,  nous  semble  préférable. 

Pour  distinguer  certaines  stries,  on  a  souvent  besoin 
d'enlever  la  lumière  centrale  ;  à  cet  effet,  on  se  sert  do 
diaphragmes  ayant  une  petite  xondelle  métallique,  main- 
tenue au  milieu.  On  a  même  retiré  de  grands  avantages 
de  diaphragmes  formés  d'une  plaque  mince  percée  d'un 
grand  nombre  de  petites  ouvertures. 

La  chambre  où  l'on  observe  doit  être  un  peu  obscure  et 
éclairée  par  une  seule  fenêtre  ;  de  cette  manière,  on  ne 
reçoit  pas  de  lumière  latérale  qui  empêche  souvent  de 
voir  nettement  l'objet.  Le  mieux  est  d'avoir  des  écrans 
mobiles  et  opaques  qui  servent  à  masquer  les  carreaux  des 
fenêtres,  de  façon  à  ne  réserver  qu'un  seul  carreau. 

Lorsque  l'on  emploie  la  lumière  naturelle,  celle  fournie 
par  les  nuages  ou  par  un  mur  blanc  devra  être  préférée. 
La  lumière  produite  par  la  couleur  bleue  du  ciel  n'est  pas, 
à  mon  avis,  favorable  aux  observations.  On  regarde  ordi- 
nairement dans  le  microscope  avec  l'œil  gauche,  et  l'on 
tient  l'œil  droit  fermé.  Le  mieux  est  de  s'habituer  à 
regarder  simultanément  avec  chaque  œil,  car,  en  procé- 
dant ainsi,  on  se  fatigue  beaucoup  moins.  Si  l'on  n'a  pas 
cette  habitude,  on  peut  se  servir  de  lunettes  dont  une  des 
ouvertures  est  close  par  un  verre  noir.  On  peut  aussi  se 
servir  du  bonnet  que  j'ai  indiqué  au  chapitre  Accessoires. 

Dans  le  microscope  horizontal,  on  se  sert  d'un  disque  de 
carton  qui  se  iixe  à  l'oculaire.  De  toutes  façons,  lorsqu'on 
observe,  il  faut  que  l'objet  seul  soit  éclairé,  et  que  les 
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yeux  cl  le  dessus  de  la  platine  soient  dans  l'obscurité.  A 
cet  effet  on  se  sert  d'une  lame  de  carton  noirci,  de 
35  centimètres  carrés,  sur  le  côté  de  celte  lame  on  adapte 
un  tube  à  vis  de  pression.  Ce  tube  glisse  sur  une  tige 
métallique  supportée  par  un  pied  lourd.  Cet  écran  ainsi 
disposé  est  fort  commode,  car  on  peut  l'élever,  l'abaisser 
ou  l'éloigner  suivant  les  circonstances.  11  est  de  toute 
nécessité  d'employer  cet  appareil  pour  observer  d'une 
manière  parfaite. 

Lorsque  l'on  voudra  observer  de  très-petits  objets  qui 
présentent  des  stries,  des  granulations,  comme  on  en 
trouve  sur  les  navicules,  les  écailles  de  papillon,  on  incli- 
nera le  miroir  à  droite  et  à  gauche,  de  manière  à  envoyer 
sur  l'objet  une  lumière  oblique,  qui  en  projetant  des 
ombres,  facilitera  la  perception  des  moindres  détails. 

Bien  que  les  avantages  de  la  lumière  oblique  soient 
connus  dès  l'origine  de  l'emploi  du  microscope,  c'est 
seulement  depuis  une  dizaine  d'années  que  l'on  a  rendu 
facile  l'emploi  de  ce  genre  de  lumière.  Charles  Chevalier 
adapta  à  son  microscope  un  anneau  qui  permet  de  faire 
pivoter  le  miroir;  qui  se  trouve  fixe  à  l'extrémité  de  deux 
branches  articulées  de  façon  à  obtenir  les  divers  degrés 
d'obliquité.  Aujourd'hui  on  remplace  l'anneau  par  un 
centre  fixé  au  pied  ou  au  porte-diaphragme  du  micros- 
cope; le  miroir  y  est  fixé  à  l'aide  de  deux  branches 
articulées,  analogues  à  celles  décrites.  L'obliquité  des 
rayons  peut  aussi  s'obtenir  à  l'aide  de  diverses  dispositions 
optiques;  la  plus  ancienne  est  le  prisme  biconvexe  indi- 
qué par  Euler,  et  que  Vincent  et  Charles  Chevalier 
adaptèrent  au  microscope  qu'ils  construisirent  pour  Sel- 
lugue,  ainsi  que  le  montre  en  p  la  figure  69.  Amici  a 
employé  ce  prisme  avec  ses  combinaisons.  On  peut  le 
placer  sur  un  pied  qui  permet  d'avancer  ce  prisme  sous 
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la  platine,  ou  bien  on  le  fixe  sous  cette  dernière  à  Paide 
d'un  petit  tube  à  canon.  Ainsi  que  nous  l'avons  dit,  ce 
prisme  a  deux  surfaces  convexes  et  une  plane;  Tune  des 
surfaces  convexes  étant  illuminée,  les  rayons  sortent 
obliques  et  convergent  par  l'autre  surface.  La  figure  114 


Fie.  114. 

représente  cette  disposition.  Les  rayons  /,  rf,  c  venant 
d'un  point  lumineux  sont  reportés  suivant  g,  A,  i  et  con- 
vergent en  K.  En  inclinant  le  prisme  on  obtient  divers 

H   degrés  d'obliquité. 

On  a  proposé  divers  moyens  analo- 
gues. Nous  employons  pour  cet  usage 
un  simple  prisme,  dont  Tune  des  sur- 
faces porte  une  lentille  piano-convexe 
fixée  avec  le  baume  du  Canada.  La  fi- 
gure 115  le  représente.  Les  rayons 
venant  du  miroir  A,  convergent  en  B, 
avec  une  obliquité  trèssuflîsante  pour 
\  v  l'examen  des  objets.  Du  reste,  les 
ri,,.  nr>  prismes  obliques  sont  à  peu  près  inu- 

tiles,si  ce  n'est  avec  les  microscopes  dont  le  miroir  ne  peut 
s'écarter  de  l'axe,  et  ces  derniers  sont  aujourd'bui  en  petit 
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nombre.  Les  stries  les  plus  difficiles  sont  résolues  par 
l'emploi  du  miroir  monté  avec  articulations,  et  nous  ne 
conseillons  pas  l'emploi  d'un  accessoire  dont  l'usage  est 
restreint,  et  qui  fournit  au  plus  haut  degré  une  lumière 
beaucoup  plus  chromatique  que  celle  du  miroir.  L'indis- 
pensable de  la  lumière  oblique  du  miroir,  c'est  la  platine 
tournante  ;  à  l'aide  de  ces  deux  leviers,  on  peut  oblenir  le 
genre  de  lumière  nécessaire  pour  résoudre  tous  les  test 
connus. 

Lorsque  l'on  veut  faire  des  observations  le  soir,  on  se 
servira  de  la  lumière  d'une  bonne  lampe,  telle  que  celle 
que  j'ai  indiquée  au  chapitre  Accessoires,  et  non  de  la 
lumière  produite  par  le  gaz  ou  une  bougie,  car  le  vacille- 
ment  de  la  flamme  est  pernicieux  pour  l'organe  visuel. 
Du  resle,  en  général,  les  observations  que  l'on  fait  le  jour 
sont  bien  préférables  à  celles  du  soir. 

Charles  Chevalier  a  signalé  qu'en  se  servant  de  la  lumière 
artificielle  il  était  important  d'observer  que  la  distance  de 
la  lampe  au  miroir  devait  être  égale  h  celle  de  ce  dernier  à 
l'objet,  afin  d'obtenir  un  éclairage  plus  parfaft.  Nécessaire- 
ment on  ne  peut  observer  ce  précepte  quand  on  fait  usage 
de  la  lumière  naturelle. 

J'ai  dit  en  commençant  que  dans  les  microscopes  com- 
plets il  se  trouvait  deux  miroirs,  l'un  plan  et  l'autre 
concave.  Le  premier  est  utile  toutes  les  fois  que  la  lumière 
est  trop  vive.  On  emploie  le  miroir  concave  pour  con- 
centrer les  rayons  lumineux  sur  l'objet. 

Le  miroir  plan,  qui  dirige  des  rayons  parallèles  ou 
divergents,  envoie  une  lumière  douce  très-utile  surtout 
pour  les  faibles  grossissements. 

La  lumière  solaire  pourra,  dans  certains  cas,  être  em- 
ployée surtout  avec  les  forts  grossissements. 

c  Lorsqu'on  veut  étudier  des  corps  infiniment  petits, 
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ou  les  détails  d'un  objet  dont  on  connaît'  l'ensemble,  on 
est  forcé  d'employer  des  grossissements  plus  énergiques. 
Mais  l'intensité  de  la  lumière  est  toujours  en  raison  inverse 
de  la  puissance  amplifiante  ;  la  quantité  de  lumière  indis- 
pensable pour  éclairer  les  objets  sous  un  grossissement 
de  200  fois  ne  sera  pas  suffisante  pour  les  mêmes  objets 
soumis  à  un  grossissement  de  1000  fois  ou  plus. 

>  Il  est  évident  que,  dans  une  telle  occurrence,  on  aura 
souvent  besoin  de  la  lumière  la  plus  vive,  c'est-à-dire  des 
rayons  solaires.  Si  les  auteurs  ont  repoussé  ce  genre  de 
lumière,  c'est  qu'ils  n'avaient  pas  réfléchi  qu'il  est  tou- 
jours possible  de  modérer  la  lumière  la  plus  intense,  de 
manière  à  lui  conserver  cependant  une  énergie  suffisante 
pour  rendre  distincts  les  plus  petits  corps. 

»  La  lumière  solaire  pourra  remplacer  tous  les  pro- 
cédés d'éclairage  destinés  à  augmenter  la  clarté,  lorsqu'on 
fait  usage  des  plus  fortes  lentilles;  mais  ses  rayons  écla- 
tants fatiguent  bientôt  l'organe  de  la  vue,  et  de  pareilles 
observations  ne  tarderaient  pas  à  en  arrêter  la  puissance. 
Au  moyen  d'une  pièce  garnie  de  verres  colorés,  qui  se 
visse  à  volonté  au-dessus  des  lentilles,  nous  avons  obtenu 
les  plus  beaux  effets  des  rayons  solaires.  L'expérience 
apprendra  combien  il  était  peu  rationnel  de  se  priver  d'un 
moyen  d'investigation  aussi  important. 

>  On  peut  visser  plusieurs  de  ces  verres  colorés  au- 
dessus  des  lentilles,  et  tempérer  ou  augmenter  l'éclairage 
en  variant  leur  nombre  où  leur  coloration.  »  (Ch.  Cheva- 
lier, Manuel  du  micrographe.) 

Dans  certaines  formes  de  microscopes,  et  particulière- 
ment avec  le  microscope  universel,  on  peut  employer  la 
lumière  directe.  Ce  moyen,  peu  employé,  peut  cependant 
être  utile. 

Pour  la  lumière  directe,  on  dirige  vers  la  croiser»  Pex 


DES  OBJETS  TUANSPARENTS   ET   OPAQUES.  197 

Irémité  objective  de  l'instrument  et  la  platine;  les  rayons 
lumineux  tombent  alors  directement  sur  l'objet.  Si  Ton  se 
sert  de  la  lampe,  il  faut  l'approcher  de  la  platine  autant 
qu'il  sera  possible.  On  peut  l'employer  pour  examiner  des 
objets  renfermés  dans  les  boîtes  en  verre  et  toutes  les 
fois  qu'il  n'est  pas  besoin  d'une  très-vive  lumière. 

Si  on  voulait  augmenter  son  intensité,  il  faudrait  re- 
courir à  l'éclairage  par  réfraction,  et  remplacer  le  miroir 
concave  par  une  loupe  ou  un  système  de  lentilles  qui 
réfracterait  les  rayons  et  les  réunirait  sur  l'objet.  Les 
verres  colorés  dont  nous  avons  déjà  parlé  peuvent  encore 
trouver  ici  des  applications. 

Mais  l'éclairage  par  réflexion  est  le  plus  habituellement 
employé;  c'est  surtout  à  cette  méthode  que  s'appliquent 
toutes  les  modifications,  toutes  les  inventions  plus  ou  moins 
avantageuses  qu'on  a  proposées  à  différentes  époques. 

Maintenant  que  nous  connaissons  les  moyens  à  employer 
pour  éclairer  convenablement  les  objets  microscopiques 
transparents,  citons  quelques  appareils  spéciaux  proposés 
pour  l'éclairage  des  objets  transparents.  Parmi  ces  instru- 
ments, nous  indiquerons  :  les  condensateurs  de  Wol- 
laston,  d'Amici,  d'Euler,  de  Dujardin,  de  Gillets,  de 
Kingsley,  etc.  Nous  parlerons  seulement  du  condensateur 
de  Dujardin,  qui  est  le  plus  employé. 

Dans  les  plus  anciens  microscopes,  on  se  servait  d'une 
loupe  placée  sous  la  platiné  pour  concentrer  les  rayons; 
mais  on  songea  bientôt  à  perfectionner  l'appa- 
reil. Le  savant  Dujardin  proposa  d'employer  une 
combinaison   de    trois  lentilles  achromatiques 


///,'/://..//; 

'^m^ 


(voy.  fig.  116).  Cette  série,  placée  sous  la  platine  m 
dans  un  tube  à  frottement,  permet  de  concentrer  FlG- 116# 
sur  l'objet  une  quantité  de  lumière  propre  à  son  examen. 
On  emploie  la  lumière  réfléchie  par  le  miroir;  Dujardin 
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employait  un  prisme,  mais  on  peut  ne  pas  employer  ce 
moven.  car  le  miroir  est  très-suffisant. 

De  l'éclairage  des  objet»  opaque*  (1). 

Les  détails  précédents  nous  permettront  d'abréger  ce 
second  paragraphe.  Les  corps  opaques  interceptent  les 
rayons  lumineux  réfléchis  par  le  miroir  et  les  empêchent 
d'arriver  à  l'œil.  Cependant  ces  corps  ne  sont  pas  moins 
intéressants  pour  l'observateur  que  les  objels  transparents. 
On  a  donc  cherché  les  moyens  de  les  rendre  visibles  au 
microscope,  en  leur  appliquant  un  -éclairage  convenable. 
Nous  avons  dit  que  pour  y  parvenir,  on  employait  la 
lumière  directe,  réfléchie  ou  réfractée. 

La  lumière  directe  fut  nécessairement  le  premier  moyen 
qui  dut  se  présenter  ;\  l'esprit  ;  mais  de  même  que  la  lumière 
réfractée,  elle  n'agit  que  sur  un  côté  de  l'objet,  et  comme, 
dans  le  microscope  composé,  les  objets  sont  vus  dans  une 
po  ilion  renversée,  la  transposition  des  ombres  et  des  clairs 
peut  donner  naissance  à  des  illusions  fâcheuses;  d'une 
autre  pari,  celle  lui  ière  latérale  esl  q'ielquefoisnécessaire, 
par  exemple  lorsqu'on  examine  des  objels  striés  ou  cou- 
verts d'éininences,  de  poils,  elc. 

Pour  éclairer  direelemenl  un  objet  opaque,  il  suffit  de 
placer  l'instrument  de  telle  façon  que  l'objet  soit  exposé 
au  jour  d'une  croisée  ou  bien  à  des  rayons  lumineux 
admis  à  travers  une  ouverture  étroite,  mais  surtout  à  la 
lumière  d'une  lampe  placée  tout  près  de  l'objet  et  disposée 
de  manière  que  les  rayons  lumineux  ne  frappent  pas 
l'œil  de  l'observateur.  Ce  premier  procédé  peut  être  utile 
pour  reconnaître  avec  de  faibles  grossissements  la  couleur 
et  la  forme  extérieure  de  certains  corps. 

(1     Charles  (jhp\ali<>r,  Slii/nnl  thi  ,,iv nnjmphr. 


i 
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Pour  réfracter  la  lumière  et  la  concentrer  en  un  foyer 
placé  au  même  point  que  l'objet,  on  se  sert  d'une  loupe 
piano-convexe,  en  la  dirigeant  de  manière  à  reproduire 
sur  l'objet  une  image  nette  du  point  lumineux  d'où  partent 
les  rayons. 

En  1740,  Lieberkûhn  parvint  à  éclairer  complètement 
les  objets  opaques,  au  moyen  d'un  réflecteur  concave  en 
argent  parfaitement  poli  (1).  La  lentille  était  placée  au 
centre  de  ce  miroir,  et  le  foyer  de  l'un  correspondait  au 
foyer  de  l'autre. 

Aujourd'hui,  on  suit  la  même  méthode;  seulement  les 
réflecteurs  sont  en  verre,  et  Ton  n'a  plus  à  craindre 
l'oxydation.  Quelquefois  on  isole  la  lentille  du  miroir  qui 
est  monté  sur  une  tige  et  peut  se  mouvoir  à  volonté,  de 
manière  à  donner  une  lumière  plus  ou  moins  intense 
et  à  servir  avec  toutes  les  lentilles,  excepté  avec  les  plus 
fortes;  toutefois  la  première  disposition  est  préférable. 

Voici,  du  reste,  la  manière  de  procéder  : 

On  enlève  la  pièce  qui  porte  les  diaphragmes  pour 
laisser  une  large  ouverture  à  la 
platine  ;  le  réflecteur,  garni  de  sa 
lentille,    est  adapté   à  l'extrémité 
objective  du  microscope,  et  le  mi- 
roir inférieur  incliné  de  manière  à 
réfléchir  les  rayons  lumineux  à  tra- 
vers celte  ouverture.   Arrivés  au  //T  n  s  .j 
réflecteur  concave,  les  rayons  sont        /']•••  -^j\j/>:-f  " j 
de   nouveau  réfléchis   et  vont  se 
réunir  à  son  foyer,  dans  le  même 
plan  que  l'objet  (fig.  1 17).  F,G-  117- 

Si  l'objet  présente  des  parties  très-brillantes,  il  faudra 

(1)  Il  faut  noter  qu'en  1668  Leuwenhoeck  employait  un  réflecteur 
semblable  de  cuivre  poli,  pour  le  même  usage. 
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ménager  l'éclairage,  soit  en  couvrant  le  miroir  inférieur 
d'un  papier  huilé  ou  d'un  carton  blanc,  soit  en  employant 
le  réflecteur  mobile,  qui  permettra  de  varier  le  loyer  et 
de  faire  tomber  sur  l'objet  une  partie  plus  ou  moins  large 
du  cône  lumineux  formé  par  les  rayons  convergents.  On 
peut  encore  élever  ou  abaisser  le  miroir  concave  infé- 
rieur qui  se  meut  à  coulisse,  ou  enfin  se  servir  du  miroir 
plan. 

La  lumière  artificielle  est  toujours  préférable  pour  les 
corps  opaques.  Ce  genre  d'éclairage  n'admet  pas  l'emploi 
des  plus  fortes  lentilles,  parce  qu'avec  les  forts  grossisse- 
ments la  lumière  est  affaiblie,  et  qu'il  faut  toujours 
ménager  un  certain  espace  entre  l'objet  et  l'objectif.  Cet 
intervalle  est  surtout  nécessaire  lorsqu'on  fait  usage  de  la 
lumière  directe  ou  réfractée  au  moyen  de  la  loupe.  La 
lumière  artificielle  offre  encore  l'avantage  de  pouvoir 
être  éloignée  ou  rapprochée  à  volonté  du  miroir  in- 
férieur, lorsqu'on  veut  obtenir  plus  ou  moins  de  clarté. 
Dans  certaines  circonstances,  on  peut  la  modifier  au 
moyen  de  diaphragmes  variables  placés  au-dessus  des 
lentilles. 

Enfin  l'observateur  intelligent  et  zélé  puisera,  dans 
l'usage  même  du  microscope,  une  habileté  que  l'expérience 
seule  peut  donner. 

Dans  ces  derniers  temps,  Charles  Chevalier  a  construit 
des  miroirs  de  Lieberkuhn  en  glace,  d'un  foyer  très- 
courl,  de  façon  à  pouvoir  les  employer  avec  de  forts  gros- 
sissements. On  peut  aujourd'hui  employer  le  réflecteur 
concave  avec  un  grossissement  de  trois  cent  cinquante  fois 
en  diamètre.  Ces  miroirs  de  Lieberkuhn  peuvent  aussi 
s'adapter  au  microscope  simple. 

Pour  i;cla,  on  enlève  un  des  valets,  on  fixe  à  sa  place 
une  lige  coudée  portant  le  miroir,  et  le  doublet  tenu  dans 
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Panneau  du  microscope  s'applique  à  la  partie  supérieure 
du  réflecteur. 

Pour  l'observation,  on  peut  employer  un  petit  disque 
en  glace  qui  peut  se  fixer  dans  l'ouverture  de  la  platine. 
Ce  disque  porte,  à  son  centre,  une  petite  tige  en  cuivre 
sur  laquelle  se  fixe  le  corps  opaque  à  observer.  On  place 
l'objet  sur  des  disques  colorés,  dont  la  nuance  varie  suivant 
la  teinte  des  objets.  Pour  les  miroirs  à  foyer  court,  ce 
petit  accessoire  est  très-avantageux. 

Le  miroir  de  Lieberkùhn  peut  s'adapter  a  tous  les  mi- 
croscopes. Lorsque  l'on  veut  peu  dépenser,  la  loupe 
plano-conveve  à  tige  articulée  doit  être  employée,  ou  une 
loupe  sur  pied,  telle  que  celle  dont  j'ai  parlé  au  chapitre 
Accessoires. 

Mais  rien  n'égale  le  miroir  de  Lieberkùhn  pour  les 
objets  opaques;  on  ne  peut  donc  comprendre  pourquoi 
l'usage  n'en  est  pas  plus  répandu. 

CHAPITRE  IX- 

* 

DE    L'ART    D'OBSERVER. 
Vu  choix  do  microscope. 

Prêt  à  commencer  des  observations,  il  sera  bon  de 
s'assurer  de  l'état  de  son  microscope,  et  la  première  chose 
à  faire  sera  de  regarder  si  les  verres  sont  propres;  dans  le 
cas  contraire,  on  les  dévissera  et  on  les  essuiera  soigneuse- 
ment à  l'aide  d'un  linge  de  toile  très-fine  (batiste),  et  non 
avec  une  peau  ou  de  la  soie  qui  ne  servent  qu'à  graisser 
ou  à  rayer  les  verres.  On  peut  aussi,  en  projetant  l'haleine 
dans  le  moment  où  l'on  essuie  les  verres,  leur  rendre  leur 
limpidité.  Mais  si  les  verres  étaient  ternis  par  les  doigts 
ou  par  la  présence  d'autres  corps,  on  se  servira  d'un  linge 
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humecté  d'un  peu  d'alcool  rectifié,  et  cela  fait,  on  aura 
soin  de  revisser  exactement  les  pièces,  afin  que  le  centrage 
des  verres  soit  complet.  Lorsque  Ton  se  servira  d'alcool, 
il  faudra  prendre  les  plus  grandes  précautions  si  l'on 
essuie  des  petites  lentilles  achromatiques,  car,  étant  for- 
mées de  deux  verres  réunis  par  une  substance  résineuse, 
l'alcool  pourrait  agir  sur  cette  substance  et  décoller  les 
lentilles. 

Lorsqu'il  n'y  a  qu'un  peu  de  poussière  sur  les  verres, 
on  peut  se  servir  d'un  pinceau  doux  ;  mais  il  faut  le  pré- 
parer pour  cet  usage  en  le  faisant  séjourner  quelques 
heures  dans  de  l'élher,  afin  de  le  dégraisser  complète- 
ment; on  le  conservera  ensuite  dans  un  étui. 

On  prendra  les  mêmes  précautions  pour  le  miroir. 

On  devra  aussi  éviter  de  respirer  sur  l'oculaire  ;  dans 
le  cas  où  cela  arriverait,  le  nuagfe  se  dissiperait  bientôt,  à 
moins  que  la  vapeur  trop  abondante  ne  se  condensât  en 
une  couche  liquide  qu'on  essuierait  avec  soin. 

Quelques  personnes  saisissent  le  corps  de  l'instrument 
avec  la  main  pour  lui  imprimer  certains  mouvements.  En 
hiver  ou  dans  une  pièce  froide,  la  chaleur  de  la  main  agit 
sur  l'air  contenu  dans  le  tube,  et  bientôt  un  léger  nuage 
vient  ternir  les  verres  ;  on  a  recommandé  de  tenir  l'instru- 
ment dans  une  pièce  chaude. 

Si  les  parties  métalliques  de  l'instrument  étaient  ternies 
par  le  contact  des  doigts,  on  les  essuiera  dans  le  sens  du 
poli  à  laide  d'un  linge  de  toile  fine,  soit  à  sec,  soit  en  y 
projetant  l'haleine.  Les  parties  métalliques  de  l'instrument 
étant  presque  toutes  recouvertes  d'une  couche  de  vernis 
«lyant  pour  base  l'alcool,  cette  dernière  substance  ne 
pourra  être  employée  pour  le  nettoyage  des  pièces. 

Dans  le  cas  où  le  métal  serait  taché,  le  vernis  attaqué, 
il  faudrait  repolir  la  pièce  endommagée,  et  pour  cela 
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recourir  au  constructeur.  Si  le  vernis  n'est  pas  attaqué, 
un  linge  légèrement  huilé  rendra  dans  beaucoup  de  cas 
le  brillant  aux  pièces  de  métal.  Un  pinceau  doux  servira 
aussi  à  enlever  la  poussière  sur  les  parties  métalliques. 

C'est  réellement  un  art  que  de  savoir  observer.  Parlons 
d'abord  de  l'emploi  des  divers  grossissements. 

Il  est  un  fait  acquis  :  c'est  qu'il  faut  commencer  la 
plupart  des  études  avec  des  grossissements  faibles,  puis 
ensuite  passer  à  l'emploi  des  forts  pouvoirs  amplifiants. 
De  cette  façon,  on  se  rend  parfaitement  compte  de  la 
structure  des  objets. 

Les  n"  1  et  2  sont  indispensables  pour  l'étude  des  injec- 
tions, pour  les  glandes  sudoripares,  les  plumes,  les  tranches 
de  bois,  etc. 

Le  n"  3  convient  aussi  dans  le  même  cas,  ainsi  que  les 
n°'  h,  5  et  6,  avec  lesquels  l'étude  de  presque  tous  les 
tissus  devient  très-facile. 

En  ajoutant  le  jeu  7,  on  a  un  moyen  précieux  d'étudier 
les  globules  du  sang,  du  pus,  du  mucus,  etc. 

Pour  l'histologie,  on  peut  dire  qu'avec  les  trois  nu- 
méros 3,  6,  7,  on  peut  faire  le  plus  grand  nombre  des 
éludes;  et  en  jetant  un  coup  d'oeil  sur  les  savants  dessins 
dus  à  nos  maîtres,  à  MM.  Cl).  Robin,  Sappey,  Follin, 
Kolliker,  Luys,  on  verra  que  le  plus  grand  nombre  est 
obtenu  à  l'aide  de  pouvoirs  de  60  à  500  fois- 

Pour  les  gens  du  monde,  les  n"  2  et  3  sont  suffisants, 
car  toute  l'élude  des  infusoires,  des  fleurs,  de  la  circulation 
du  sang,  de  la  sève,  peut  être  faite  à  l'aide  de  ces  amplifi- 
cations. 

Ceux  qui  veulent  observer  les  très-fines  structures, 
chercher   à  dévoiler  les  plus  profonds  mystères  de  la 
nature,  pourront  alors  Taire  usage  des  séries  8  et  9. 
C'est  pour  la  rétine,  les  spermatozoïdes,  les  cellules,  etc., 
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que  cela  pourra  èlre  utile  ;  niais  chacun  ne  se  livre  pas 
à  ces  travaux,  et  pour  la  masse  du  monde,  il  est  inutile 
d'employer  les  dernières  limites  de  l'investigation. 

Comme  nous  l'avons  dit,  le  svstème  à  corrections  donne 
des  effets  très-remarquables,  et  les  jeux  montés  de  cotte 
manière  devront  être  préférés,  bien  que  les  études  les 
plus  complètes  puissent  être  faites  sans  ce  moyen. 

Relativement  aux  séries  très-fortes  à  immersion  avec 
monture  à  corrections,  on  peut  dire  qu'elles  ne  sont  réel- 
lement utiles  que  pour  constater  l'état  de  progrès  de  la 
fabrication  optique  ;  car,  bien  qu'elles  fassent  voir  des  stries 
que  Ton  n'aperçoit  pas  avec  d'autres  lentilles,  elles  n'ont 
pas  encore  servi  à  faire  voir  de  plus  grands  détails  dans 
des  objets,  tels  que  les  globules  du  sang,  les  spermato- 
zoïdes, etc. 

Cependant,  par  la  suite,  on  doit  espérer  pouvoir  faire 
des  séries  de  lentilles  qui  reculeront  les  limites  de  la  science, 
en  faisant  voir  des  choses  qui  donneront  naissance  à  des 
théories  nouvelles. 

A  moins  que  le  microscope  ne  soit  employé  comme 
passe-temps,  et  dans  ce  cas  les  conséquences  que  l'on  tire 
de  l'examen  n'ont  pas  d'importance,  il  ne  faut  pas  s'ima- 
giner que  l'on  devient  micrographe  en  possédant  un  mi- 
croscope, et  qu'il  soit  très-facile  de  faire  des  études 
sérieuses.  Le  microscope  demande  une  étude  approfondie 
des  diverses  pièces  qui  le  composent;  il  faut  avant  tout 
bien  connaître  son  instrument  avant  de  le  faire  agir  pour 
les  recherches  que  l'on  veut  faire. 

Si  l'on  veut  faire  des  études  fructueuses,  il  faut  d'abord 
étudier  les  éléments  avant  dépassera  l'examen  des  tissus. 
Ainsi  celui  qui  voudrait  étudier  des  produits  morbides 
avant  d'étudier  les  corps  à  l'état  sain,  n'arriverait  à  rien; 
en  botanique,  c'est  de  même,  et  c'est  pour  cela  que  beau- 
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coup  de  gens  se  rebutent  et  nient  l'utilité  du  microscope. 
Ils  disent  ne  rien  y  voir,  et  effectivement  ils  n'y  votent 
rien,  car,  n'ayant  fait  aucune  étude  préliminaire,  ils 
n'aperçoivent  pas  des  éléments,  des  structures,  que 
d'autres,  qui  sont  exercés,  reconnaissent  de  suite. 

II  est  aussi  très-important  de  se  tenir  sur  ses  gardes  à 
l'égard  des  corps  étrangers  qui  se  trouvent  sur  les  objets, 
et  qui  peuvent  donner  lieu  à  des  erreurs. 

Ainsi  les  bulles  d'air  contenues  dans  les  liquides,  celles 
contenues  dans  l'épaisseur  ou  à  la  surface  des  lames  sur 
lesquelles  on  pose  les  objets,  ces  dernières  bulles  qui  sont 
souvent  crevées,  apparaissent  rouges,  car  elles  sont  rem- 
plies de  peroxyde  de  fer,  employé  pour  le  polissage  du 
verre. 

Les  raies,  les  tacites  des  doigts,  les  filaments  et  corpus- 
cules qui  volent  dans  l'atmosphère,  tout  cela  peut  donner 
lieu  à  des  erreurs  d'observation,  et  certes  il  faut  y  prendre 
garde. 

Souvent,  parmi  les  objets  que  l'on  examine,  il  se  trouve 
des  filaments  de  lin  et  de  chanvre  ;  ces  derniers  sont  cylin- 
driques, avec  des  cloisons  espacées.  Si  l'on  voit  des  brins 
aplatis  et  rubanées,  c'est  que  l'on  a  affaire  à  des  parcelles 
de  coton. 

Quant  à  la  soie,  à  la  laine,  ils  se  présentent  sous  forme 
de  tubes  cylindriques  sans  cloisons. 

Comme  l'a  si  savamment  indiqué  M.  Ch.  Robin,  on  doit, 
avant  l'étude  des  tissus  animaux,  procéder  à  celle  des  élé- 
ments végétaux,  car  ces  derniers  éléments  existent  Irès- 
souvent  dans  les  mucus,  les  productions  morbides.  De 
plus,  l'analogie  entre  les  végétaux  et  les  animaux  interdit 
d'aborder  l'élude  de  l'organisation  de  ces  derniers  avant 
de  connaître  la  structure  végétale. 
Nous  allons  maintenant  examiner  ce  qui  regarde    le 
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choix  du  microscope,  par  rapport  aux  éléments  de  sa  con- 
struction, et  aux  moyens  de  vérifier  la  qualité  de  ses 
effets. 

Du  choix  du  microscope  et  des  (««(«objets. 

Les  progrès  remarquables,  la  propagation  de  la  science 
du  microscope,  sont  les  meilleures  preuves  que  l'on  puisse 
fournir  en  faveur  du  degré  de  perfection  auquel  l'instru- 
ment est  parvenu  dans  l'espace  de  quelques  années.  Dans 
les  premiers  temps,  les  recherches  étaient  sans  cesse 
entravées  par  la  mauvaise  disposition  de  la  partie  méca- 
nique; et  ce  n'était  pas  vraiment  un  problème  très-facile 
à  résoudre  que  d'associer  la  mobilité  à  la  solidité,  sans 
surcharger  l'appareil  et  embarrasser  l'observateur  d'une 
foule  de  supports,  de  vis  de  pression,  etc.  Et  quand  bien 
même  on  serait  parvenu  à  vaincre  cette  première  diffi- 
culté, l'appareil  optique,  proprement  dit,  demeurerait  avec 
toutes  ses  imperfections. 

Enfin,  le  microscope  fut  régénéré,  les  savants  l'adop- 
tèrent, et  la  science  s'enrichit  de  cette  nouvelle  conquête. 
L'appareil  mécanique,  le  système  optique,  voilà  les 
deux  grandes  bases  ;  aussi  donnons-nous  des  renseigne- 
ments exacts  sur  les  qualités  qu'il  faut  exiger  d'un  bon 
microscope  sous  les  rapports  optique  et  mécanique. 

Examinons  d'abord  le  mécanisme,  la  charpente  de 
l'instrument,  dont  il  est  facile  de  vérifier  les  différentes 
combinaisons. 

On  n'ignore  pas  les  nombreux  changements  qu'on  a  fait 
subir  aux  moutures  des  microscopes;  les  uns  voulaient  une 
disposition  particulière  pour  chaque  genre  d'observation, 
et  il  n'y  a  pas  encore  bien  longtemps  qu'on  a  construit 
des  microscopes  pour  les  objets  aquatiques,  d'autres  poul- 
ies corps  opaques,  etc. 
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Dans  un  bon  microscope  : 

1°  Toules  tes  parties  qui  composent  la  monture  doivent 
cire  parfaitement  ajustées. 

11  est  facile  de  s'en  assurer,  car  le  moindre  défaut  d'ajus- 
tage occasionnera  des  mouvements  irréguliers,  des  sac- 
cades, des  déplacements  de  l'objet  qui  se  manifesteront  à 
l'œil  le  moins  exercé  et  ne  permettront  pas  de  faire  l'ob- 
servation la  plus  simple. 

2°  Four  éviter  les  frottements  trop  rudes,  on  construira 
les  différentes  coulisses,  boites  carrées,  vis,  etc.,  en  mé- 
taux différents. 

Nous  ne  pensons  pas  qu'il  soit  nécessaire  d'expliquer 
celle  deuxième  proposition.  Au  surplus,  en  faisant  glisser 
les  différentes  pièces,  on  appréciera  sans  peine  la  précision 
ou  la  roideur  des  mouvements. 

3°  Le  centrage  parfait  des  différentes  parties  est  de  la 
plus  haute  importance, 

En  effet,  si  toules  les  parties  superposées  ne  sont  pas 
situées  positivement  dans  le  même  axe,  les  différents  verres 
ne  se  correspondront  pas  exactement,  ou  bien  les  autres 
parties  de  l'appareil  ne  viendront  pas  se  présenter  à  ces 
verres  d'une  manière  convenable,  il  sera  impossible  de 
distinguer  les  objets  et  de  les  placer  dans  une  situation 
commode  pour  l'observateur. 

Ces  préceptes,  extraits  du  Manuel  du  mtcrotjraphe,  de 
Charles  Chevalier,  doivent  être  rigoureusement  observés 
dans  la  construction  du  microscope. 

En  182%,  on  ne  connaissait  que  le  microscope  vertical; 
la  monture  était  celle  d'Kuler,  le  tube  optique  était  fixe,  et 
la  mise  au  point  s'obtenait  à  l'aide  d'un  bouton  à  pignon 
et  d'un  engrenage  entraînant  ta  platine.  La  vis  de  rappel 
n'était  pas  encore  employée,  car  ce  ne  fut  que  vers  1826 
que  la  première  construction  des  forts  grossissements  par 
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Charles  Chevalier,  lui  suggéra  l'idée  d'adapter  au  micros- 
cope une  vis  de  rappel  à  boule. 

En  1830,  Amici  imagina  le  microscope  horizontal;  et, 
à  ce  moment,  les  micrographes  étaient  partagés  en  deux 
camps,  les  uns  préférant  l'instrument  horizontal,  les 
autres,  celui  vertical.  Charles  Chevalier  imagina  de  réunir 
les  deux  instruments  dans  un  même  appareil  et  créa  ainsi 
le  microscope  universel. 

Nous  avons  vu,  au  chapitre  Microscope  composé,  que 
cet  instrument  justifiait  son  titre,  et  nous  n'avons  pas 
besoin  d'y  revenir. 

Cependant,  à  l'égard  de  la  construction,  nous  ferons 
remarquer  que  l'ajustage  des  lentilles  et  des  différentes 
pièces  de  ce  microscope  se  fait  à  bayonnette,  et  que  ce 
moyen  est  réellement  préférable  aux  pas  de  vis,  car  on  va 
plus  vite,  et  le  centrage  est  plus  parfait. 

Charles  Chevalier  employait  dans  ses  microscopes,  soit 
un  mouvement  qui  faisait  mouvoir  le  tube,  soit  la  platine. 
Il  préférait  la  partie  optique  immobile,  mais  spécifiait  que 
pour  les  recherches  anatomiques  la  platine  devait  être 
fixe. 

Lorsque  le  microscope  est  seulement  fait  pour  l'obser- 
vation, la  platine  peut  être  mobile,  et  dans  le  microscope 
universel,  cette  pièce  a  toute  la  stabilité  désirable. 

Malgré  ces  considérations,  la  monture  la  plus  en  usage 
aujourd'hui  est  celle  due  à  Strauss  et  construite  en  premier 
par  l'opticien  Obcrhâueser.  Nous  avons  déjà  décrit  ce  sys- 
tème, qui  consiste  dans  l'emploi  de  la  platine  tournante, 
et  pour  la  mise  au  point,  de  l'usage  du  tube  à  frottement 
et  d'une  vis  de  rappel,  faisant  mouvoir  graduellement  un 
tube  auquel  se  trouve  attaché  le  corps  du  microscope.  La 
régularité  est  assurée  à  l'aide  d'un  ressort  à  boudin  et 
d'une  pièce  à  coulisseaux. 
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Celle  construction  est  parfaite ,  on  obtient  ainsi  une  vis 
île  rappel  très-précise. 

Le  pied  du  microscope  de  Strauss  était  Tonné  d'un 
tambour  en  cuivre  fixé  à  une  base  circulaire  très-lourde. 
Cette  dernière  partie  est  remplacée  aujourd'hui  par  deux 
colonnes  montées  sur  un  pied  très-lourd;  entre  les  co- 
lonnes, le  microscope  de  Strauss  se  trouve  fixé  ou  monté 
à  charnières  pour  obtenir  diverses  inclinaisons. 

Relativement  à  cette  forme  de  support,  on  peut  en  voir 
un  exemple  dans  la  figure  89  qui  représente  le  microscope 
de  Ross.  C'est  seulement  pour  les  grands  microscopes  que 
l'on  emploie  ce  système.  Pour  les  modèles  ordinaires, 
sur  un  pied  lourd,  on  fixe  une  colonne  ou  un  support 
quelconque  auquel  on  adapte  la  platine.  La  vis  de  rappel 
de  Strauss,  le  tube  à  frottement,  complètent  l'instrument. 

Les  pieds  se  font  ordinairement  creux  el  en  cuivre.  La 
cavité  se  remplit  avec  du  plomb  pour  donner  de  la  sta- 
bilité. 

Nous  avons  depuis  longtemps  employé  la  fonte  de  fer 
pour  le  pied  du  microscope,  et  tout  en  conservant  la 
stabilité,  on  peut  ainsi  diminuer  le  prix  de  fabrication. 

Un  bon  microscope  de  recherches  doit  être  très-stable  ; 
la  platine  doit  être  large  et  trés-solide.  L'instrument  doit 
être  peu  élevé,  et  les  mouvements  doivent  s'exécuter  avec 
facilité.  Du  reste,  malgré  que  le  nombre  des  bons  con- 
structeurs de  microscopes  soit  très-reslreinl,  on  peut  pour 
un  prix  minime  posséder  un  bon  instrument. 

Passons  maintenant  au  point  capital,  sans  lequel  les 
meilleures  montures,  le  mécanisme  le  plus  ingénieux,  ne 
seraient  que  des  objets  inutiles,  un  corps  inanimé,  la 
matière  sans  vie. 

1'  Les  différents  verres  qui  entrent  dans  la  composai  .n 
d'un  microscope  seront  (aillés  dans  une  matière  hirn 
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transparente  et  d'une  grande  pureté.   Ils   doivent   être 
travaillés  avec  le  plus  grand  soin. 

2°  Les  deux  verres  de  l'oculaire,  ou,  pour  parler  plus 
correctement,  l'oculaire  et  le  verre  de  champ,  auront  leur 
convexité  tournée  vers  l'objectif.  Les  vis  de  leurs  mon- 
tures doivent  être  bien  filetées,  pour  qu'on  n'éprouve 
aucune  difficulté  lorsqu'il  s'agit  de  les  remettre  en  place 
après  les  avoir  nettoyés. 

3°  Il  est  important  que  les  lentilles  soient  parfaitement 
centrées  et  les  différents  verres  qui  les  composent  collés 
ensemble  et  sertis  dans  la  monture.  11  serait  facile  de  multi- 
plier ces  propositions;  mais  ne  vaut-il  pas  mieux  indiquer 
de  suite  le  moyen  de  vérifier  l'efficacité  de  l'instrument? 
Les  qualités  que  nous  venons  d'énumérer  sont  faciles  à 
reconnaître,  mais  elles  ne  suffisent  pas;  il  faut  surtout 
que  leur  réunion,  que  leur  ensemble  soient  soumis  à  un 
dernier  examen.  Combien  d'instruments,  parfaits  en  appa- 
rence, ne  peuvent  résister  à  cette  redoutable  épreuve  ! 

Pour  éprouver  la  qualité  du  microscope,  on  se  sert 
d'objets  d'épreuve  que  Ton  désigne  sous  le  nom  de  test- 
objets.  Nous  allons  décrire  ceux  indiqués  par  le  dotleur 
Goring,  car  son  mémoire  est  fort  intéressant.  Depuis  ce 
travail,  la  science  s'étant  enrichie,  on  a  ajouté  des  objets 
plus  difficiles,  et  dont  nous  parlerons  ensuite;  mais  les 
tests  décrits  par  Goring  servent  toujours  à  l'examen  des 
microscopes,  et  les  bons  instruments  peuvent  seuls  mon- 
trer les  détails  qu'il  indique.  Charles  Chevalier,  qui  a  le 
premier  publié  ce  travail  en  France,  s'exprime  ainsi  dans 
le  Manuel  du  microfjraphe  : 

Le  docteur  Goring  passe  généralement  pour  avoir  le 
premier  introduit  les  test-objets  dans  la  science;  nous 
devons  «lire,  tout  en  repoussant  l'accusation  de  partialité, 
que  longtemps  avant  la  publication  du  mémoire  du  doc- 
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leur  anglais,  M.  le  Baillif  (en  1823)  éprouvait  les  micros- 
copes en  examinant  les  stries  des  plu  mules  tle  divers 
papillons,  les  appendices  Hagelliformes  des  animalcules 
spermatiques ,  les  divisions  micrométriques,  etc.  Nous 
possédons  même  des  dessins  coloriés  représentant  plusieurs 
de  ces  objets  dessinés  par  le  Baillif. 

Comme  il  ne  serait  pas  impossible  qu'on  nous  accusât  de 
chercher  à  diminuer  le  mérite  des  travaux  du  docteur 
Goriug,  nous  répondrons  à  t'avance,  en  rappelant  nos 
relations  amicales  avec  le  savant  docteur,  une  correspon 
dance  suivie  pendant  plusieurs  années  et  les  emprunta 
fréquents  que  nous  avons  faits  à  ses  oeuvres.  Nous  pour- 
rions ajouter  que,  loin  de  nuire  en  rien  aux  recherches 
de  H.  Goring,  les  expériences  de  M.  le  Baillif  prouveraient 
plutôt  l'excellence  du  procédé,  puisque  la  même  pensée 
surgît  presque  simultanément  dans  l'esprit  de  deux 
hommes  aussi  remarquables  par  leur  talent  d'observateur 
et  la  justesse  de  leurs  conceptions. 

Il  parait  que  H.  Goring  fut  conduit  à  la  découverte  des 
test-objets  par  un  passage  de  Leuwenhoeck  relatif  au 
papillon  du  ver  à  soie.  En  étudiant  les  lests,  le  docteur 
anglais  reconnut  deux  propriétés  distinctes  dans  le  micros- 
cope  :  l'une,  qu'il  nomme  pouvoir  pénétrant,  dépend  de 
t ouverture  des  lentilles;  l'autre,  ou  pouvoir  définissant, 
est  en  raison  inverse  des  aberrations  chromatiques  et  de 
sphéricité.  Il  nous  semble  qu'on  pourrait  donner  une  idée 
assez  exacte  de  ces  deux  propriétés  en  disant  qne  le  pou- 
voir pénétrant  dévoile  la  structure  intime  des  corps, 
tandis  que  la  connaissance  de  leur  forme,  de  leur  appa- 
rence superficielle,  dépend  du  pouvoir  définissant.  Le 
premier  sera  donc  principalement  applicable  aux  objets 
transparents  et  le  second  aux  corps  opaques.  Un  micros- 
cope peut  posséder  au  plus  haut  degré  l'une  des  puissances, 
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la  pénétration,  par  exemple,  tandis  que  son  pouvoir  défi- 
nissant sera  faiblement  prononcé,  et  vice  versd;  l'instru- 
ment parfait  réunit  les  deux  propriétés. 

Le  docteur  Goring  établit  deux  grandes  divisions  parmi 
les  tests. 

1°  Test-objets  transparents  pour  éprouver  le  pouvoir 
pénétrant. 

2°  Test'objets  opaques  pour  le  pouvoir  définissant. 

Nous  allons  extraire  du  Microscopic  Cabinet  un  passago 
qu'il  nous  parait  important  de  citer  avant  de  poursuivre 
notre  travail. 

c  On  trouve  fréquemment  des  écailles  et  des  plu  mules 
très-faciles  parmi  les  objets  les  plus  difficiles; j'obser- 
verai qu'on  distingue  bien  plus  facilement  les  échantillons 
dont  la  couleur  est  foncée  et  que  les  noirs  ne  prouvent 
rien,  tandis  que,  plus  le  tissu  est  transparent,  plus  il  est 
difficile  de  distinguer  sa  structure.  J'insisterai  aussi  sur 
les  dimensions,  la  longueur  et  la  largeur  de  l'objet,  car, 
dans  certains  cas,  les  échantillons  longs  et  étroits  sont 
très-difficiles,  et  les  gros  et  courts  très-faciles > 

Ainsi  donc,  on  ne  doit  pas  employer  indistinctement 
tontes  les  plumules,  et  il  importe  de  connaître  les  carac- 
tères de  celles  qu'il  faut  préférer.  Nous  allons  donner  la 
liste  des  test-objets  proposés  parle  docteur  Goring  ;  pois 
nous  décrirons  leurs  caractères  distinclifs  en  nous  confor- 
mant au  travail  du  docteur,  et  enfin  nous  exposerons  nos 
propres  idées  sur  ce  sujet  délicat. 

LISTE  DES  TBST-OBJBTS  (d'GOHING)- 


V*  «non.  —  Faeilti. 

«de Pelrobiu»  n 

Lepinna  ucchariaa. 
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î*  SFCTIOH.  —  Étalons. 

Pluraulcs  de Morpho  Menclatu. 

—  Alocita  pentadactyla. 

—  Alucita  bcxadactjla. 

—  LjceniP  Argus 

—         Tinea  iMtianella. 

3*  hiciiou.  —  Diffeilt*. 

Plu  m  aies  de Pieris  brawiew. 

Écaille)  de Podara  plumbea. 


Poil*  de Souri;. 

—      Chauve  -souris. 

Feuille  d'une  espèce  inconnue  de  mousse  appar- 
tenant au  genre  Hypnum. 

Ecaille  mouchetée Lycciiie  Argus, 


1*  Lepisma  saccharina.  —  On  emploiera  les  écailles 
fraîches;  lorsque  l'insecte  est  mort  depuis  longtemps,  on 
risque  de  les  altérer  en  les  détachant. 

Les  stries  longitudinales  divergent  légèrement  en  quit- 
tant leur  point  d'origine  ;  elles  paraissent  plates  ou  carrées 
comme  les  dentelures  de  quelques  coquilles  bivalves.  It 
existe  d'autres  stries  qui  suivent  plusieurs  directions.  On 
doit  surtout  s'en  rapporter  à  la  netteté  des  espaces  qui  les 
séparent 

2e  Petrohius  maritimtts.  —  Se  trouve  sous  les  pierres 
au  bord  de  la  mer.  La  forme  des  écailles  est  à  peu  prés 
semblable  à  celle  des  précédentes,  mais  elles  sont  plus 
longues  et  les  stries  transversales  très-prononcées. 

3°  Morpho  Menelaut  (Amérique).  —  Les  plumules 
imbriquées  placées  au  centre  de  la  face  supérieure  de 
l'aile  sont  d'un  bleu  pâle  et  quelques-unes  presque  noires. 
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(  plus  pâles  que  les  autres,  et  qui  ne  sont  jamais 
l  11  est  difficile  de  bien  les  voir;  il  faut  encore  que 
i  arrive  obliquement  et  que  l'éclairage  ne  soit 
>vif- 

aplumbea.  —  On  les  trouve  dans  le  bois  humide, 
I  de  bois  et  les  caves,  il  n'est  pas  facile  de  prendre 
:s;  nous  allons  indiquer  le  procédé  à  suivre. 
:  de  farine  un  morceau  de  papier  noir,  que 
z  près  de  l'endroit  où  se  trouvent  les  podures; 
i  heures  après,  mettez  le  papier  dans  un  grand 
i  que  vous  transporterez  dans  un  lieu  éclairé; 
l  podures  sauteront  de  la  farine  dans  le  vase  où 
i  les  conserver.  Le  corps  et  les  pâlies  de  ces 
mt  recouverts  d'écaillés  très-délicates,  qu'il  faut 
ivec  précaution.  L'insecte  est  très-mou  et  s'écrase 
H;  le  liquide  qui  s'écoule  adhère  aux  écailles  et 

s  stries. 

î  jamais  pu  distinguer  ces  lignes  avec  un  grossis- 
îssous  de  350  fois.  On  peut  aussi  les  voir  avec 
let  et  l'éclairage  de  Wollaston.  Leur  transpa- 
■  en  raison  inverse  de  leurs  dimensions.  Leurs 
variées,  mais  elles  ne  présentent  jamais 
1  aigus.  Avec  un  bon  microscope  et  un  éclairage 
le,  ou  aperçoit  une  série  de  lignes  ou  saillies  dis- 
:  différentes  manières.  Tantôt  elles  sont  droites 
<  par  deux  ordres  de  lignes  obliques;  les 
;  ondulées.  11  en  est  même  dont  on  n'a  pu 
I  ce  jour  reconnaître  la  disposition. 

:  plus  les  écailles  sont  petites,  plus  le  test 


fat  aux  tests  opaques  ou  destinés  à  prouver  le  pou- 
finissant  du  microscope,  on  ne  trouve  dans  le 
Cabinet  aucun  détail  sur  leurs  caractères 
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l'auteur  renvoie  aux  planches  de  cet  ouvrage  ;  nous  cite- 
rons seulement  les  plumules  du  Lycenœ  Argus,  dont  nous 
ayons  déjà  parlé: 

Ces  plumules,  prises  sur  la  face  inférieure  de  l'aile, 
ressemblent  par  leur  forme  à  une  raquette  couverte  de 
taches.  Elles  paraissent  composées  de  deux  couches  déli- 
cates, dont  la  supérieure  présente  des  rangées  régulières 
d'épines  coniques  qui  doivent  se  montrer  très-distincte- 
ment. Lorsque  la  lumière  arrive  obliquement,  elles  se 
mêlent  et  ressemblent  à  une  ligne  tremblée. 

On  peut  encore  augmenter  le  nombre  déjà  considérable 
des  test-objets;  ainsi  les  globules  de  sang  des  différents 
animaux,  les  prolongements  flagelliformes  des  animalcules 
spermatiques  et  des  infusoires,  les  cils  vibratoires  de  ces 
derniers,  etc.,  sont  également  de  fort  bons  objets 
d'épreuve.  Mais  pourquoi  multiplier  les  exemples?  Ne 
vaut-il  pas  mieux  faire  un  choix  rigoureux  parmi  les  plus 
difficiles  et  s'en  tenir  aux  résultats  qu'ils  fournissent.  Un 
bon  microscope  sortira  vainqueur  de  toutes  les  épreuves; 
lorsqu'une  fois  il  aura  fait  voir  bien  nettement  un  ou 
deux  objets  très-difficiles,  il  ne  sera  pas  nécessaire  de 
répéter  l'expérience  sur  un  autre  test,  à  moins  toutefois 
qu'on  n'ait  du  temps  à  perdre,  et  le  contraire  arrive  ordi- 
nairement à  qui  sait  bien  l'employer.  Nous  avons  cepen- 
dant choisi  plusieurs  test-objets,  parce  que  tous  les 
microscopes  n'ont  pas  une  puissance  suffisante  pour  faire 
voir  les  plus  difficiles,  et  que  d'ailleurs  il  en  est  qu'on  se 
procure  plus  facilement  que  d'autres. 

Voici  notre  division  et  les  caractères  des  différents  corps. 

lr*  division.  —  Faciles. 

Stries  longitudinales  et  apparence  de  lignes  obliques  sur  les  écailles  de 

la  forbicine. 
Stries  des  plumules  du  petit  papillon  du  chou. 


DE  L  ART   D  OBSERVER.  217 

¥  division—  Difficile*. 
La  gmnulitinn  des  stries  des  mêmes  pluranlc». 

3*  division-  —  Plus  difficiles. 
Stries  longitudinales  des  plumulet  du  grand  papillon  du  chou. 

f  Division.  —  Très-difficiles. 
Lignes  interrompues  des  petites  et  moyennes  écailles  de  podurc. 
Granulation  des  stries  des  plumulcs  du  grand  papillon  du  chou. 

i°  Forbicine  (Leptsma  saccharine).  —  Vulgairement 
connu  sous  le  nom  de  poisson  argenté,  demoiselle  d'argent, 
cet  insecte  doit  sa  couleur  argentée  à  un  grand  nombre 
d'écaillés  luisantes  qui  le  couvrent  entièrement.  Lorsqu'on 
veut  employer  les  écailles,  il  faut  prendre  l'insecte  avec 
une  plume  et  le  poser  délicatement  sur  une  lame  de  verre, 
que  l'on  recouvre  aussitôt  d'une  seconde  ;  soumis  à  une 
pression  modérée,  l'animal  s'agite  et  laisse  une  partie  de 
ses  écailles  attachées  aux  bandes  de  verre. 

Ces  écailles  présentent  des  stries  longitudinales  qui  se 
courbent  vers  le  point  d'insertion  et  forment  à  l'extrémité 
opposée  des  dentelures  prononcées.  Ces  stries  se  distinguent 
facilement, .même  avec  un  microscope  de  moyenne  force; 
elles  doivent  paraître  nettes  et  bien  tranchées. 

Avec  une  amplification  de  100  a  150  fois,  on  reconnaît 
deux  sortes  de  lignes  obliques  qui  sont  probablement  for- 
mées par  la  coïncidence  des  stries  longitudinales. 

2°  Petit  papillon  du  choc  (Pieris  rapœ,  piéride  de  la 
rave).  —  Les  ailes  de  ce  papillon  fort  commun  sont  revêtues 
de  trois  ou  quatre  espèces  d'écaillés  différentes.  C'est  h 
M.  le  Baillif  que  nous  devons  la  découverte  des  petites 
écailles  qu'il  nomma  plumules  et  qu'il  faut  employer  de 
préférence  &  toutes  les  autres.  On  les  recueille  sur  les  ailes 
du  papillon  mâle.  Une  de  leurs  extrémités  est  cordiforme 
et  les  deux  lobes  sont  arrondis  ou  carrés  ;  l'autre  est  ter- 
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minée  par  des  filaments  chevelus.  Entre  les  deux  lobes  du 
cœur  et  à  l'extrémité  d'un  pédicule  délié,  on  observe  une 
petite  boule  qui,  d'après  les  observations  intéressantes  de 
M.  Bernard  Deschamps,  est  la  partie  qui  s'implante  sur  la 
membrane  de  l'aile. 

Avec  un  bon  microscope  et  une  puissance  ordinaire,  on 
aperçoit  des  stries  qui  s'épanouissent  en  quittant  la  partie 
étroite  de  la  plumule.  Rapprochées  vers  le  centre,  elles 
rf écwtOAt  en  avançant  vers  les  bords  et  s'infléchissent  en 
suivant  4  peu  près  les  contours  de  la  plumule.  Avec  une 
amplification  de  100  fois,  on  distingue  la  disposition  gra- 
unléq  qui  leur  donne  l'apparence  d'un  chapelet  dont  les 
gvaiu  laisseraient  entre  eux  un  certain  intervalle.  On 
rtcwmaU  la  bonté  de  F  instrument  à  la  netteté  des  grunu- 
Igtwu,  gui  parfois  permet  d'en  compter  un  certain 
nembn. 

8°  Grand  papillon  du  chou  (pieris  brassicœ,  piéride  du 
chou).  —  &  faut  employer  exclusivement  les  plumules  du 
mile,  dont  les  deux  extrémités  ont  quelque  ressemblance 
avec  celles  dont  nous  venons  de  parler;  mais  les  contours 
<)es  |obes  sont  parfaitement  arrondis,  les  plumules  sont 
très-allongées  et  leur  coloration  est  d'un  jaune  pâle.  Les 
stries  sont  Ipngitudinales,  très-rapprochées  dans  la  partie 
aiguë  de  la  plumule,  et  s'avancent  en  divergeant  vers 
l'extrémité  cordiforme,  dont  elles  suivent  faiblement  les 
contours. 

L'excellence  de  l'instrument  pourra  se  mesurer  sur  la 
netteté  plus  ou  moins  grande  de  ces  stries;  mais  les  gra- 
nulations qui  les  composent  doivent  être  considérées 
comme  un  test-objet  très-difficile.  Un  excellent  micros- 
cope a  seul  le  pouvoir  de  faire  distinguer  ces  granulations 
fines  et  rapprochées. 

M.  Goring  décrit  deux  espèces  de  lignes,  les  unes  longi- 
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tudinales  et  les  autres  obliques;  à  son  avis,  ces  dernières 
l'emportent  en  difficulté  sur  les  autres  tests. 

Nous  différons  d'opinion  avec  le  docteur  anglais.  Pour 
nous,  il  n'existe  qu'une  seule  espèce  de  stries  longitudi- 
nales dont  l'apparence  est  granulée.  M.  Goring  lui-même 
revient  sur  ses  premières  idées  et  dit,  en  parlant  des 
stries  :  c  Elles  cachent  un  mystère  inexplicable,  car  si 
elles  sont  produites  d'après  le  même  principe  que  les 
lignes  des  micromètres,  pourquoi  ne  les  voit-on  pas  aussi 
facilement?  »  %Le  docteur  Brewster  étudia  ces  stries  avec 
le  plus  grand  soin,  et  reconnut  enfin  que  les  lignes  mysté- 
rieuses des  test-objets  n'existent  qu'en  apparence  et 
qu'elles  sont  formées  par  une  série  de  dentelures  qui, 
avec  les  fibres  auxquelles  elles  s'attachent,  constituent  la 
trame  délicate  des  plumules.  Relativement  aux  lignes 
obliques,  le  docteur  Brewster  les  considère  comme  résul- 
tant d'une  illusion  d'optique  produite  par  l'alignement 
accidentel  des  différentes  séries  de  dentelures  également 
éclairées  par  une  lumière  oblique,  etc. 

4°  Podure  (Podura  plumbea,  podure  plombée.  Nous 
avons  indiqué  plus  haut  la  manière  de  se  procurer  cet 
insecte).  —  Les  écailles  de  la  podure  ont  généralement 
une  forme  oblongue,  mais  leur  grandeur  varie.  Avec  un 
microscope  médiocre,  leur  surface  parait  unie;  mais  avec 
un  instrument  parfait,  on  découvre  une  multitude  infinie 
de  points  oblongsqui  simulent  des  lignes  droites,  croisées, 
obliques  ou  onduleuses,  suivant  les  variations  que  l'on 
fait  subir  à  l'éclairage. 

Il  n'est  pas  très-difficile  de  découvrir  ces  points  sur  les 
plus  grandes  écailles  ;  aussi  faut-il  choisir  les  plus  petites, 
et  nous  les  considérons  comme  l'un  des  meilleurs  objets 
d'épreuve  pour  démontrer  le  pouvoir  pénétrant  du  micros* 
cope. 
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Nous  n'abuserons  pas  plus  longtemps  de  la  patience  du 
lecteur,  déjà  fatigué  sans  doute  de  la  longueur  et  de 
l'aridité  de  ces  détails.  Cet  aperçu  suffira  pour  lui  donner 
une  idée  exacte  des  test-objets;  néanmoins,  nous  ajou- 
terons quelques  mots  sur  les  difficultés  qu'on  éprouve 
à  distinguer  les  caractères  que  nous  venons  de  décrire, 
même  avec  le  meilleur  microscope. 

Dans  aucune  circonstance,  la  disposition  convenable  de 
l'éclairage  n'est  plus  importante.  Citons  un  seul  exemple. 

Les  stries  des  plumules  sont  tellement  délicates  qu'elles 
seraient  complètement  noyées  dans  une  lumière  trop  vive  ; 
la  délicatesse  des  saillies  qu'elles  forment  a  la  surface  de 
la  plumule  exige  une  lumière  oblique,  et  ces  lignes  ne 
deviennent  apparentes  qu'au  moyen  des  omhres  que  l'on 
parvient  à  leur  faire  projeter.  Il  est  évident  qu'il  faudra 
suivre  une  marche  analogue  pour  les  autres  tests,  en  les 
plaçant  toujours  dans  les  conditions  les  plus  favorables. 

Au  surplus,  il  serait  trop  long  et  fastidieux  de  décrire 
minutieusement  toutes  les  précautions  nécessaires;  aussi- 
tôt que  Ton  aura  acquis  une  certaine  habitude  du  micros- 
cope, on  deyinera  sans  peine  la  meilleure  méthode  à 
suivre.  Avec  l'expérience  et  les  renseignements  que  nous 
avons  donnés  dans  le  cours  de  cet  ouvrage,  les  observa- 
teurs auront  bientôt  découvert  tous  les  secrets  de  la  science 
microscopique.  Nous  nous  empresserons  toujours  de  guider 
leurs  premiers  pas  et  de  leur  signaler  les  qualités  de  leurs 
instruments.  Espérons  que,  devenus  maîtres  à  leur  tour, 
ils  voudront  bien  nous  indiquer  les  défauts  qu'ils  auront 
pu  rencontrer  dans  les  nôtres;  ce  sera  notre  meilleure 
récompense. 

Nos  différents  tests  (voyez  la  planche  à  la  fin  du  volume) 
ont  été  dessinés  avec  le  plus  grand  soin  à  la  chambre 
claire  adaptée  au  microscope  par  un  excellent  artiste, 
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M.  Vaillant,  dont  le  talent  est  bien  connu  de  nos  profes- 
seurs. Malheureusement,  nous  craignons  que  la  gravure 
n'ait  pu  reproduire  toute  ta  délicatesse  du  dessin.  Le  lec- 
teur pourra  toutefois  se  régler  sur  les  figures  pour  appré- 
cier la  netteté  avec  laquelle  il  distinguera  les  objets 
d'épreuve;  c'est  ainsi  que  nous  les  avons  vus  avec  nos 
meilleurs  microscopes,  c'est  ainsi  qu'il  faudra  les  voir  avec 
un  bon  instrument. 

Nous  ne  saurions  mieux  terminer  cet  article  qu'en  tra- 
duisant le  code  promulgué  par  le  docteur  Goring  dans  sa 
Microoraphia. 

CMte. 

Article  premier.  —  Le  meilleur  instrument  est  celui 
qui  fait  voir  avec  le  plus  de  pureté  et  bien  nettement  les 
différents  détails  des  objets;  peu  importe  qu'il  soit  con- 
struit de  telle  ou  telle  manière,  chromatique  ou  achroma- 
tique, planalic  ou  aplanatîc,  bien  ou  mal  ajusté,  que  les 
lentilles  soient  bien  ou  mal  travaillées,  polies  ou  centrées. 
Si  je  pouvais  voir  dans  un  microscope  fait  avec  le  cris- 
tallin d'un  merlan  pourri  quelque  objet  qui  ne  fût  pas 
visible  dans  un  autre  instrument,  je  dirais  que  le  premier 
est  le  meilleur  et  reste  mailre  du  champ  de  bataille  (1). 

Art.  2.  —  Lorsqu'on  veut  comparer  un  microscope  à  un 
engiscope,  il  faut  employer  le  même  objet  ;  s'agit-il 
d'écaillés  d'insectes,  on  doit  les  dessiner  pour  être  tou- 
jours sûr  de  choisir  le  même  spécimen. 

Art.  8. —  Cœteris  paribus,  je  dois  dire  que  le  meilleur 
instrument  est  celui  qui  fait  parfaitement  voir  un  objet 
avec  le  pouvoir  le  moins  fort.  Soit  un  instrument  A,  qui 

(1)  Nous  traduisons  littéralement;  i  part  Ici  embellissement!  tant  mit 
(k'u  britanniques  dont  l'auteur  a  orné  h  pennée,  noua  nomme»  roniainrn 
qu'elle  ne  rrnenntrem  pn*  d'opposition. 
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permet  de  bien  voir  un  objet  avec  un  pouvoir  de  SOO, 
tandis  qu'un  autre,  B,  dévoile  également  bien  tous  ses 
détails  sur  une  petite  échelle,  avec  un  pouvoir  de  100,  je 
«ttnri  que  B  est  le  meilleur;  dans  ce  cas,  je  suppose  que 
lorsque  la  puissance  des  deux  appareils  est  fixée  à  400, 
leur  effet  n'est  pas  égal,  et  que  B  a  tout  l'avantage.  Mais 
ù  lent  puissance  était  portée  i  200  et  qu'alors  A  eût 
l'avantage,  je  dirais  encore  que  B  est  le  meilleur.  Dans 
mes  écrits,  j'ai  souvent  insisté  sur  ce  point  et  signalé  ce 
que  Je  considère  comme  des  raisons  suffisantes  de  mes 
assertions. 

Art.  A.  —  Si  deux  instruments,  C  et  D,  font  voir  égale- 
ment bien  les  stries  et  les  taches  d'un  objet,  mais  qu'avec 
fc  bit  ajrerçtiive  le  bord  de  l'écaillé  ou  de  là  plumule  (l'ap- 
l&feit  demeurant  fixé  au  pbinl  nécessaire  pour  voir  lès 
stKes),  de  telle  sorte  que  les  stries  et  le  périmètre  soient 
visibles  en  même  temps;  si  D  ne  donné  pas  le  même  résul- 
tat, G  sera  le  meilleur. 

Art.  5.  —  Si  avec  un  instrument  les  lignes  d'un  test 
paraissent  formées  par  une  agrégation  de  points  ou  glo- 
bules, ou  brisées,  interrompues,  déchirées,  tandis  qu'un 
j  autre  microscope  les  montre  distinctement,  comme  de 
véritables  lignes  tracées  A  la  plume,  ce  dernier  rempor- 
tera, etc.  (1). 

Art.  6.  —  Si  avec  deux  instruments  on  voit  également 
bien  certains  corps  striés  étudiés  comme  objets  transpa- 
rents, mais  que  l'un  des  deux  les  montre  plus  ou  moins 
nettement  comme  objets  opaques,  ce  dernier  aura  l'avan- 
tage. 

(1)  Nous  n'admettons  pas  cette  proposition.  I/es  stries  doivent,  au  con- 
traire, paraître  granulées  ;  comment  admettre  que  les  dentelures  découvertes 
par  le  docteur  Brewster  puissent  avoir  l'apparence  d'une  lijtne  non  inter- 
rompue et  parfaitement  droite  ? 
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Art.  7.  —  Si  deux  instruments  sont  également  bons 
sous  tous  les  rapports,  mais  que  l'un  d'eux  soit  achroma- 
tique, il  devra  être  préféré,  car  les  images  seront  exemptes 
de  coloration,  etc. 

Ainsi  que  nous  l'avons  dit  au  commencement  de  ce 
chapitre,  on  a  ajouté  aux  tests  que  je  viens  de  décrire 
différents  objets  difficiles  pris  parmi  les  infusoires  fossiles, 
bien  que  le  grand  papillon  du  chou  constitue  un  test  fort 
difficile. 

Les  navicules  sont  aujourd'hui  les  tests  en  usage  ;  aussi 
l'on  se  sert  généralement  du  Navicula  angulata;  puis 
viennent  le  Grammatophora  subtilissima,  etc.  Ces  navi- 
cules présentent  différents  ordres  de  stries;  il  importe  de 
les  voir  parfaitement  avec  un  bon  instrument. 

J'insiste  sur  ces  mots  voir  parfaitement y  car  un  micros- 
cope médiocre  peut  montrer  les  stries,  et  c'est  cela  dont 
il  faut  se  défier.  Avec  la  lumière  oblique,  on  peut  voir 
tant  de  choses  qu'il  est  important  de  spécifier  qu'il  y  a 
voir  et  voir,  et  c'est  voir  parfaitement  que  nous  enten- 
dons exprimer. 

Il  va  sans  dire  que  l'on  ne  peut  exiger  que  le  possible, 
et  que  les  stries  seront  d'autant  mieux  perçues  si  la  série 
est  à  correction  et  à  immersion.  Cependant  les  jeux  ordi- 
naires, à  partir  du  n°  5,  montrent  Xangulata;  le  n°  9 
ordinaire  peut  aussi  faire  percevoir  la  subtilissima. 

Nous  avons  déjà  parlé  de  X angle  d'ouverture  ou  angle 
formé  par  les  rayons  qui  se  croisent  derrière  la  lentille. 
Plus  cet  angle  est  grand,  plus  les  fins  détails  apparaissent. 
Plus  il  entre  de  lumière  dans  la  lentille,  plus  l'angle  sera 
considérable,  tout  en  tenant  compte  du  grossissement  qu'il 
ne  faut  pas  négliger.  Il  faut  donc,  pour  un  grossissement 
donné,  qu'il  pénètre  le  plus  de  lumière  possible  dans  l'ob- 
jectif, et  l'on  aura  un  angle  d'ouverture  capable  d'analyser 


ISA  me  l'art  d'observer. 

les  plus  fias  test-objets.  Pour  mesurer  cet  angle,  on  se 
sert  d'un  demi-cercle  en  métal  ou  en  bois,  divisé  vers  sa 
circonférence.  Le  tube  du  microscope  avec  un  oculaire  et 
la  série  à  analyser  sont  fixés  sur  une  alidade  qui  parcourt 
les  divisions.  On  dirige  le  tube  vers  la  flamme  d'une  lampe 
placée  à  2  ou  S  métrés,  on  fait  parcourir  de  façon  i 
atteindre  les  deux  extrémités  de  la  flamme  et  on  lit  l'angle 
formé  qui  est  Y  angle  d'ouverture.  L'étude  de  l'angle  d'ou- 
verture a  été  faite  par  MM.  Pritcbard  et  Lister,  et  c'est  i 
Andrew  Ross  que  Ton  doit  l'appareil  que  nous  venons  de 
décrire.  Les  séries  faibles  ont  des  angles  d'ouverture,  de 
169  20,  25  degrés;  les  séries  moyennes,  de  60  i  90,  et 
les  fortes,  de  120  à  160.  Dans  les  très-forts  jeux  à  immer- 
sion, on  est  arrivé  à  obtenir  175  degrés  d'ouverture. 

Nous  présentons  ici  un  petit  travail  sur  les  te$i-objels. 
H  est  dû  au  désintéressement  de  M.  Henri  Van  Heurck, 
micrographe  des  plus  distingués  et  savant  professeur  de 
botanique  en  Belgique.  Les  micrographes  doivent  donc 
lui  savoir  gré  de  son  obligeance.  Du  reste,  dans  le  cours 
de  cet  ouvrage,  j'ai  publié  un  travail  complet  de  M.  Van 
Heurck  sur  l'application  du  microscope  à  la  botanique. 
Ce  mémoire  on  ne  peut  plus  curieux  est  appelé  à  rendre 
des  services  réels.  L'auteur,  non-seulement  savant  physio- 
logiste, possède  à  un  haut  degré  la  science  de  l'optique  du 
microscope,  ce  qui  lui  permet  de  tirer  le  plus  grand  parti 
d'un  instrument  auquel  la  science  doit  tant. 

Sous  le  nom  de  tests,  on  désigne  certains  objets  qui 
servent  à  éprouver  la  puissance  optique  du  microscope. 

11  existe  un  assez  grand  nombre  de  tests;  nous  ferons  un 
choix  des  plus  importants.  Ce  seront:  Lepisma  saccharitia, 
Pieris  brassicœ,  Hipparchia  Janira,  Pleurosigma  angu- 
lata,  Grammatophora  sublilissima y  Surirella  gemma, 
Navicula  affinis. 
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Lepisma  saccharina,  —  Ces  écailles  sont  fournies  par  un 
insecte  de  l'ordre  des  Thysanourcs,  connu  sous  le  nom 
vulgaire  de  petit  poisson  d'argent,  et  qui  habite  dans 
les  fentes  des  planchers,  armoires,  etc.  Les  écailles  présen- 
tent deux  sortes  de  stries,  les  unes  longitudinales  et  les 
autres  obliques  par  rapport  aux  premières.  On  dislingue 
deux  formes  dans  les  écailles  du  Lepisma.  Dans  les  unes, 
qui  sont  plus  ou  moins  rondes,  les  stries  ne  se  distinguent 
qu'avec  un  bon  instrument  amplifiant  de  100  à  150  dia- 
mètres; dans  les  autres,  dont  la  forme  est  conique,  les 
stries  se  montrent  a  un  grossissement  de  80  à  40  fois. 

Pieris  àrassicœ.  —  Les  écailles  du  papillon  du  chou  ont 
donné  lieu  pendant  quelque  temps  à  beaucoup  de  discus- 
sions. Charles  Chevalier  les  décrivit  comme  présentant  des 
stries  longitudinales  granulées  et  simulant  des  rangées  de 
perles  \  V.  Mohl  contesta  ceci  et  prétendit  en  tirer  un  juge- 
ment défavorable  pour  les  microscopes  du  constructeur 
précité.  Divers  observateurs,  Goring,  Brewster,  etc., 
émirent  diverses  opinions  qui  n'élucidèrent  point  la  ques- 
tion, dont  la  solution  était  réservée  à  l'illustre  Harting,  qui 
trouva  le  premier  que  tout  dépendait  de  la  façon  d'éclairer 
l'objet.  11  y  a  deux  séries  de  lignes,  les  unes  transversales 
et  les  autres  longitudinales.  On  distingue  très-bien  ces 
deux  séries  de  lignes  en  employant  de  la  lumière  oblique 
ou  convergente  ;  mais  en  employant  de  la  lumière  diver- 
gente, on  ne  voit  que  des  lignes  granulées. 

Ce  test  est  très-difficile  et  exige  un  excellent  instrument 
et  un  grossissement  de  3  a  400  diamètres. 

Hipparckia  Janira.  —  Les  écailles  de  ce  papillon,  prises 
sur  un  individu  femelle,  ont  d'abord  été  recommandées 
et  ensuite  fort  vantées  par  V.  Mohl  et  par  Schacht. 

C'est  un  fort  bon  test  pour  essayer  dans  la  lumière 
oblique  des  objectifs  de  moyen  grossissement.  On  y  voit 
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des  lignes  longitudinales  et  transversales;  ces  dernières 
sont  éloignées  les  unes  des  autres  de  1/1200'  de  milli- 
mètre  (fig.  H  8).    Les  lignes  doivent  se  montrer  bien 
nettes  dans  la  lumière  cenlrique  lorsqu'on  emploie  des 
objectifs  forts.  Schacht  recommanda  comme 
étant  les  plus  difficiles  les  écailles  longues  et 
:|l|jÉ       transparentes.  Depuis  quelques    années,  le 
Fpjppq      microscope  s'étant  perfectionné  d'une  façon 
"ï~  extraordinaire,  il  a  fallu  chercher  sans  cesse 

Fig".  us  de  nouveaux  lests  de  plus  en  plus  difficiles. 
Les  Diatomées,  qui  présentent  sur  leur  carapace  des 
lignes  très-fines,  ont  fourni  ce  que  l'on  cherchait.  Nous 
allons  examiner  les  tests  de  ce  dernier  genre  le  plus  em- 
ployés. 

Pleurosigma  angulata.  —  Étudiés  avec  des  objectifs  mé- 
diocres ou  dans  la  lumière  directe,  avec  des  objectifs  non 
à  immersion,  le  l'ieurosigma,  tel  qu'il  est 
livré  ordinairement  par  Bourgogne,  c'esl-à- 
dire  à  sec,  se  présente,  comme  dans  la 
ligure  119,  sans  la  moindre  apparence  de 
stries.  Mais  que  l'on  emploie  la  lumière 
oblique  et  un  excellent  objectif,  et  l'on  verra 
/  \  \  successivement  trois  séries  de  lignes  se  croi- 
sant sous  un  angle  de  60  degrés,  comme 
on  le  voit  dans  la  figure  120  où  nous  avons 
dessiné,  du  côté  droit,  les  lignes  transversales 
et,  à  gauche,  les  deux  autres  lignes  croisées. 
Les  objectifs  a  immersion  montrent  fort 
bien  à  la  fois  les  trois  systèmes  de  lignes,  et 
toute  la  carapace  parait  couverte  de  petits 
hexagones.  Ces  petits  hexagones  forment-ils 
relief  ou  sont-ils  creusés  dans  la  substance  de  la  carapace  ? 
C'est  la  une  question  qui  est  loin  d'être  résolue,  et  les  deux 
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opinions  sont  soutenues  par  des  micrographes  également 
éminents. 

Grammatophwa  tubtilissima.  —  Les  carapaces  de  celte 
Dîatomée  présentent  au  bord  des  lignes  longitudinales 
et  transversales.  Ce  sont  ces  dernières  qui  sont  très-diffi- 
ciles avoir  car  elles  exigent  un  objectif  parfait. 

Surirella  gemma.  —  Le  Surirella  gemma  est  un  des 
tests  les  plus  difficiles  qu'il  y  ail.  H  faut,  pour  le  voir,  em- 
ployer les  meilleurs  objectifs  à  immersion  et  en  outre  la 
lumière  oblique.  L'emploi  d'un  microscope  à  platine  tour- 
nante est  d'un  grand  secours. 


CeSurirella  présente,  comme  on  le  voildans  la  figure  121 
qui  en  représente  à  peu  près  un  quart,  de  grosses  lignes 
bien  marquées  entre  lesquelles  se  montrent  des  lignes 
transversales  plus  fines,  comme  il  est  dessiné  dans  la  par- 
tie A.  Ce  ne  sont  point  ces  dernières  qui  donnent  au  Suri- 
rella gemma  sa  haute  valeur  comme  test,  mais  en  dirigeant 
convenablement  le  miroir  ou  en  faisant  tourner  la  platine, 
on  apercevra  des  lignes  longitudinales  délicates  plus  forte- 
ment marquées  sur  les  grosses  lignes  transversales.  Ce 
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sonl  ces  lignes  fines  marquées  en  It  dans  la  figure,  qui 
forment  un  des  lests  les  plus  difficiles  connus. 

Navicuh  a/finis.  —  Le  Navicula  nffinis  a  clé  employé  à 
l'exposition  de  Londres  de  1862,*pour  juger  les  micros- 
copes. Il  est  d'une  diflicullé  extrême  et  sur- 
passe même  le  Surirella  gemtrui.  Celle  Dia- 
tomée,  comme  on  le  voit  dans  la  figure  122 
qui  en  montre  l'extrémité,  présenle,  sur  lu 
ligne  médiane,  une  raie  large  et  profonde 
interrompue  au  centre  de  la  carapace.  Paral- 
lèlement à  la  raie  médiane  se  montrent  des 
lignes  longitudinales  fortement  marquées  et 
visibles  même  a  l'éclairage  centriquc.  Mais 
transversalement  aux  premières  se  montrent 
des  lignes  Irés-serrées  el  d'une  ténuité  extrême  :  ce  sonl 
ces  dernières  qui  donnent  au  Navicula  affinh  sa  valeur  de 
lest  de  premier  rang.  Elles  exigent  la  lumière  oblique  el 
un  éclairage  modéré  d'une  façon  convenable. 


LIVRE  DEUXIÈME. 


DE   LA   PRÉPARATION   DES   OBJETS. 


CHAPITRE  X, 

DISSECTION  DES  OBJETS  MICROSCOPIQUES. 

La  dissection  des  objets  microscopiques  peut  s'effectuer 
de  différentes  manières,  suivant  le  volume  du  corps  sur 
lequel  on  opère.  Les  cas  qui  peuvent  se  présenter  à  cet 
égard  peuvent  se  rapporter  à  deux  principaux  que  nous 
allons  examiner  séparément. 

Dans  le  premier,  nous  indiquerons  la  marche  à  suivre 
pour  disséquer  un  objet  d'un  volume  un  peu  considérable, 
et  dans  le  second,  celle  nécessaire  pour  un  objet  petit  ou 
plus  ou  moins  microscopique. 

Les  procédés  que  Ton  doit  employer  dans  le  premier 
cas,  se  rapportent  en  général  à  ceux  dont  on  fait  usage 
ordinairement  dans  la  dissection  des  corps  volumineux  ; 
cependant  il  y  a  quelques  restrictions  à  faire,  car,  dans  le 
langage  des  micrographistes,  on  entend  par  corps  volumi- 
neux ceux  dont  l'aspect  général  peut  être  connu  sans  l'em- 
ploi du  microscope,  et  dont  l'inspection  détaillée  réclame 
l'emploi  de  cet  instrument. 

11  me  sera  facile,  en  citant  un  fait,  de  rendre  palpable 
ce  que  je  viens  d'énoncer.  Je  suppose  que  l'on  veuille 
connaître  l'organisation  d'un  insecte  un  peu  gros,  telle, 
par  exemple,  celle  du  carabe  doré  (Carabus  auratus). 
L'aspect  général  en  est  facilement  saisi  à  la  première  vue; 
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mais  si  l'on  veut  arriver  :'i  Isoler  les  organes  intérieurs,  tels 
que  ceux  qui  servent  h  la  digestion,  à  la  respiration,  etc., 
ou  Blême  que  l'on  veuille  étudier  les  parties  de  la  bouche, 
isoler  les  tarses,  etc.,  on  sera  forcé  de  recourir  à  l'emploi 
du  microscope,  leqtttt,  dans  ce  cas,  doit  élre  disposé  de  la 
manière  la  plus  simple  possible.  On  emploiera  donc  pour 
cet  usage  une  simple  loupe  grossissant  quatre  ou  six  fois, 
que  l'on  fixera  sur  le  porte-loupe. 

Au  chapitre  Microscope  simple,  j'ai  déjà  traité  de  cet 
instrument,  et  j'ai  conseillé  l'emploi  de  la  loupe  achroma- 
tique, comme  devant  être  d'un  usage  exclusif.  Je  n'insiste- 
rai donc  pas  sur  sa  bonté,  les  détails  que  j'ai  donnés 
suffisent  pour  faire  pressentir  tout  l'avantage  que  l'on  peut 
en  retirer,  car  cette  disposition  fait  voir  les  objets  avec  une 
grande  netteté  et  absenee  complète  de  couleurs,  en  per- 
mettant de  continuer  les  dissections  pendant  des  heures 
entières,  sans  éprouver  de  fatigue. 

La  loupe  achromatique  à  faible  grossissement  sert  donc 
toutes  les  fois  que  l'on  veut  isoler  d'un  objet  un  peu  gros 
des  parties  plus  ou  moins  ténues  que  l'on  désire  soumettre 
1  de  nouvelles  dissections;  souvent  ces  parties  n'ont  plus 
besoin  d'une  nouvelle  dissection,  et  il  suffit  de  les  observer 
après  leur  avoir  fait  subir  une  préparation  préalable. 

Citons  encore  quelques  faits  qui  serviront  a  bien  faire 
comprendre  ce  que  je  me  propose  d'expliquer. 

Ayant,  a  l'aide  de  la  loupe  simple  et  par  les  procédés 
ordinaires  de  dissection,  mis  à  nu  et  isolé  chez  un  insecte 
l'appareil  digestif,  les  trachées  ou  autres  organes  du  même 
genre,  si  l'on  désire  connaître  l'organisation  intime  de  ces 
appareils,  il  faudra  nécessairement  pratiquer  les  dissec- 
tions à  l'aide  d'un  instrument  d'un  pouvoir  amplilîcatif 
plus  grand,  en  suivant  quelques  précautions  que  j'indi- 
querai plus  loin.  H  en  est  de  même  d'un  tissu  végétal,  si, 
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après  avoir  isolé  les  vaisseaux,  trachées  et  fibres,  on  veut 
les  examiner  séparément,  etc.,  etc.  Dans  ce  cas,  on  se 
servira  du  microscope  simple  proprement  dit  ou  loupe 
montée,  ainsi  que  nous  allons  l'indiquer  dans  un  instant. 

Si  je  désire  isoler  les  parties  de  la  bouche,  les  ailes,  les 
tarses  d'un  insecte,  les  organes  de  reproduction  d'une 
plante  de  moyenne  grosseur,  afin  de  les  soumettre  à  la 
préparation  conservatrice,  je  me  servirai  encore  de  la  loupe 
_  simple  à  faible  grossissement.  Mais  si  ces  mêmes  objets 
sont  trop  petits  pour  que  je  puisse  opérer  ces  manipu- 
lations, nécessairement  je  les  amplifierai  davantage  et  me 
servirai  donc  de  la  loupe  montée  ou  du  microscope  com- 
posé redresseur,  avec  des  amplifications  moyennes,  ou 
encore  avec  l'objectif  variable,  dont  la  netteté  est  plus 
parfaite  que  celle  de  toute  autre  combinaison. 

Voyons  maintenant  comment  on  opère  la  dissection  des 
corps  volumineux  avec  la  loupe  achromatique,  et  la  dis- 
section des  corps  microscopiques  avec  la  loupe  montée  ou 
avec  le  microscope  composé. 

La  dissection  s'opère  plus  facilement,  lorsque  les  objets 
sont  plongés  dans  l'eau,  suivant  la  méthode  de  l'immortel 
Cuvier.  A  cet  effet,  l'objet,  suivaht  sa  nature,  sera  main- 
tenu à  l'aide  d'épingles  sur  de  petites  plaques  de  liège, 
recouvertes  de  feuilles  d'étain,  ou  de  petites  plaques  de 
liège  fixées  sur  une  lame  de  plomb  ;  afin  d'empêcher  le 
liège  de  s'imbiber  d'eau,  rétain  pourra  être  collé  avec  de 
la  colle  de  poisson,  ou  même  encore  on  vernira  le  liège 
avec  du  vernis  copal  qui  le  rendra  complètement  imper- 
méable. De  petites  plaques  de  cire  ou  autres  substances 
molles  et  de  même  nature  pourront  aussi  servir  au  même 
usage.  On  peut  aussi,  si  l'objet  est  très-mou,  employer  le 
moyen  indiqué  par  M.  Strauss,  et  qui  consiste  à  engager 
les  corps  à  disséquer  dans  du  plâtre  de  mouleur  gâché  à 
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l'inslant,  lequel.cn  durcissant,  maintient  l'objet  dans  lit 
position  que  l'on  désire. 

L'objet  étant  fixé,  on  place  la  plaque  dans  une  petite 
cuve  en  porcelaine  on  en  verre,  ou  encore  en  bois  verni 
au  copal  et  avec  fond  de  verre  ;  on  maintient  la  petite  pla- 
que au  Tond  de  la  cuve  avec  la  cire  à  modeler,  et  on  ajoute 
île  l'eau  en  quantité  suffisante.  Ayant  ajusté  le  porte-loupe, 
muni  de  sa  loupe,  au-dessus  de  ['objet,  il  ne  reste  plus 
qu'à  disséquer. 

Si  l'objet  est  trés-opaque,  on  peut  l'éclairer  avec  une 
loupe  piano-convexe,  que  l'on  place  sur  un  petit  support, 
a  côté  de  l'objet.  Mais,  dans  la  majorité  des  cas,  il  est  bien 
plus  commode  de  disposer  la  petite  cuve  comme  l'a  indiqué 
M.  Queketl,  dans  son  excellent  Traite  du  mhroscope.  On 
dépose  la  petite  cuve  sur  un  support  de  bois,  et  on  s'appuie 
les  bras  sur  deux  plans  inclinés  que  l'on  approche  près  de 
la  petite  cuve,  ainsi  que  le  représente  la  figure  123.  Celte 
disposition  est  très-commode  et  peut  rendre  d'immenses 
services. 


Si  l'on  n'a  que  quelques  parties  résistantes  à  séparer, 
on  place  simplement  l'objet  sur  une  plaque  de  marbre 
dépoli,  et,  en  le  maintenant  à  l'aide  de  presselles,  on 
sépare,  a  l'aide  des  ciseaux  ou  du  scalpel,  les  parties  que 
l'on  veut  isoler. 

Mais  avant  d'indiquer  la  marche  à  suivre  dans  les  dissec- 
tions microscopiques,    arrèlons-nous  un   moment   pour 
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examiner  les  instruments  dont  on  Tait  usage;  je  veux  par* 
1er  îles  instruments  tranchants  et  accessoires. 

Commençons  d'abord  par  le  scalpel.  On  doit  en  avoir  de 
quatre  formes  différentes,  comme  ceux  représentés  dans 
la  ligure  124.  Le  rasoir  emmanche  (fig.  125,  tranchoir  de 
Strauss)  est  un  des  outils  les  plus  utiles  ;  pour  faire  des 
coupes,  rien  ne  saurait  l'égaler. 


u  ISl 


u 

Pic.  129. 


On  doit  aussi  avoir  à  sa  disposition  une  aiguille  droite 
emmanchée  et  une  aiguille  courbe,  une  érigne  a  manche 
(fig.  126),  et  surtout  des  porte-aiguilles,  tels  que  ceux  ima- 
ginés par  Charles  Chevalier  (fig.  127).  Ces  porte-aiguilles, 
en  forme  de  porte-crayons,  permettent  de  placer  des 
aiguilles  de  toutes  dimensions. 
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Des  ciseaux  droits  M  courbes  (fig.  128  et  129)  sont 
indispensables,  ainsi  que  de  petits  ciseaux  à  ressorts 
(fig.  180). 


Fie.  130.      Fis,  127.  Fio.  138.  Fie.  129 

Les  aiguilles  à  cataracte  (fig.  131)  sont  de  la  plus  haute 
utilité.  Joignons  à  cela  des  presselles  fines  et  bien  ajustées, 
droites  et  courbes  (fîg.  132  et  133),  des  presselles  plus 
fortes,  et  nous  aurons  la  série  des  instruments  nécessaires 
pour  les  dissections  microscopiques.  On  devra  aussi  joindre 
àson  arsenal,  de  petits  pinceaux  doux  pour  laver  les  objets, 
et  de  petites  seringues  de  verre  à  canule  effilée,  pour  diri- 
ger unjet  de  liquide,  afin  de  mettre  en  évidence  certaines 
structures  trés-déliées. 

Pour  couper  des  tranches  de  bois  ou  autres  matières 
analogues,  on  se  servira  du  rasoir,  ou  encore  de  la  machine 
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de  H.  Topping.  Cet  instrument,  représenté  figure  1 34,  est 
fort  commode  :  on  introduit  la  branche  dans  une  place 


FiG-  131.  Kic.  132.  Fit.  133. 

ad  hoc  ;  on  règle  la  hauteur  à  l'aide  d'une  vis,  puis  à  l'aide 


tf 


du  rasoir  on  obtient  des  tranches  égales  et  aussi  minces 
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■lu'un  le  désire.  Une  vis  de  pression  maintient  les  objets 

en  place. 

Charles  Chevalier  a  imaginé  pour  cet  usage  une  machine 
Irès-précise,  permettant  «le  faire  îles  sections  à  toutes  les 
inclinaisons  et  d'en  mesurer  l'épaisseur. 

M.  Follin,  savant  analomiste,  a,  de  son  côté,  fait  con- 
struire par  MM.  Robert  et  Coilin,  habiles  fabricanls  d'instru- 
ments de  chirurgie,  une  excellente  machine  pour  coupel- 


les tranches  de  bois  à  des  épaisseurs  déterminées.  La 
figure  135  représente  celte  ingénieuse  machine. 

Maintenant  que  nous  connaissons  les  instruments  que 
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l'on  emploie  pour  la  disseciion,  donnons  à  ce  sujet  quel- 
ques directions  générales,  car  il  est  impossible  de  préciser 
et  de  donner  des  règles  exactes. 

Si  Ton  a  affaire  à  des  objets  un  peu  volumineux,  desquels 
on  veut  mettre  en  évidence  certaines  parties,  soit  dans  la 
dissection  des  tissus  animaux  ou  végétaux,  c'est  par  l'usage 
alternatif  du  scalpel  et  des  ciseaux,  ou  du  tranchoir  de 
Strauss,  en  pratiquant  des  incisions  ou  des  sections,  que 
Ton  commencera  les  dissections.  On  emploiera  nécessai- 
rement des  scalpels  et  des  ciseaux  d'une  forme  appropriée 
suivant  l'objet  que  l'on  dissèque.  Il  ne  restera  plus  qu'à 
séparer  les  parties  incisées,  à  les  fixer  à  l'aide  d'épingles 
ou  autres  moyens. 

Si  Ton  veut  ensuite  extraire  de  petits  objets  pour  les 
soumettre  à  d'autres  dissections,  à  l'aide  des  aiguilles 
emmanchées  on  les  mettra  en  évidence,  puis  les  saisissant 
avec  des  presselles  fines,  on  les  séparera  à  l'aide  des  ciseaux 
à  ressort  ou  de  petits  scalpels.  Si  l'objet  est  mou,  s'il  s'agit 
d'une  larve  d'insecte,  ou  autre  corps  de  même  nature, 
c'est  par  déchirements  et  à  l'aide  des  aiguilles  droites  et 
courbes  que  l'on  opérera  les  dissections,  car  la  nature  du 
corps  permet,  par  sa  consistance,  d'isoler  tous  les  organes 
que  l'on  veut  étudier.  Certains  corps  compactes,  tels 
que  la  graisse,  le  cerveau;  d'autres  encore,  tels  que  les 
glandes,  seront  examinés  en  pratiquant  des  coupes,  à 
l'aide  d'un  bon  rasoir  imbibé  d'eau,  ainsi  que  l'objet  sur 
lequel  on  opère.  D'autres  fois,  les  coupes  se  font  à  sec, 
mais  les  corps  ont  besoin  d'être  plongés  préalablement 
dans  une  solution  d'acide  chromique,  puis  desséchés 
ensuite  à  l'air.  Les  tissus  et  corps  végétaux  sont  généra- 
lement plus  faciles  à  disséquer  que  les  autres.  Dans  ces 
opérations,  on  relire  de  grands  avantages  en  laissant  ma- 
cérer quelque  temps  les  objets  que  Ton  veut  disséquer. 
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C'est,  en  grande  partie,  par  déchirements,  quel'on  olilient 
les  meilleurs  effets,  el  que  l'on  met  en  évidence  dans  les 
lissus  végétaux  les  objets  qui  présentent  de  l'intérêt.  Les 
coupes  en  tranches  minces  des  différents  bois  devront  être 
aussi  nécessairement  consultées.  Comme  nous  l'avons 
déjà  dît,  on  obtient  ces  coupes  à  l'aide  des  machines  dont 
nous  avons  parlé.  Un  excellent  moyen  de  faire  des  coupes 
consiste  à  placer  l'objet  enlre  deux  lames  de  moelle  de 
sureau.  Le  tout  est  maintenu  dans  un  élau  à  main  (fig.  1S6). 
Il  ne  reste  plus  qu'à  se  servir  du  rasoir,  pour  obtenir  des 
tranches  parfaites.  Pour  les  coupes  d'os,  de  dents,  il  faut 
les  scier,  les  user  et  les  polir;  on  fait  mieux  pour  cela 
d'acheter  des  préparations  faites. 


Pour  examiner  les  poils  des  animaux,  il  faut  suivre  le 
procédé  indiqué  par  M.  Dujardin,  qui  consiste  à  fixer  sur 
une  baguette  de  bois  sur  laquelle  on  a  pratiqué  une  rai- 
nure longitudinale,  un  faisceau  de  poils  à  observer,  el  à 
couper  le  tout  en  tranches  minces,  à  l'aide  du  rasoir;  on 
délaye  ensuite  les  tranches  dans  l'eau,  et  l'on  obtient  des 
coupes  parmi  lesquelles  on  cherche  celles  qui  paraissent  les 
plus  parfaites. 

Si  l'on  veut  étudier  des  bois  fossiles,  des  coquilles,  des 
pétrifications,  il  faudra  en  extraire  des  lames  minces,  qui, 
une  fois  polies,  seront  fixées  sur  des  lames  de  glace  à 
l'aide  du  baume  du  Canada,  et  seront  alors  prêtes  à  être 
observées. 

Ces  lames  ne  peuvent  être  extraites  que  par  un  ouvrier 
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habile,  et  les  amateurs  feront  bien  de  ne  pas  se  livrer  à 
ces  manipulations,  qui  rentrent  dans  les  attributions  du 
lapidaire  et  de  l'opticien. 

Examinons  maintenant  les  précautions  à  prendre  pour 
la  dissection  des  petits  objets;  il  nous  suffira  de  peu  de 
mots  pour  les  indiquer,  car  elles  se  pratiquent  sur  la  pla- 
tine du  microscope  simple,  sur  un  disque  de  glace  que 
Ton  y  adapte  à  cet  effet.  On  se  sert  des  doublets  de  Charles 
Chevalier,  avec  des  grossissements  variables  depuis  dix 
fois  jusqu'à  soixante  et  plus;  mais,  dans  ce  cas,  il  faut  une 
certaine  habileté,  qu'on  n'acquiert  qu'après  de  nom- 
breuses manipulations.  On  peut  aussi,  sur  la  platine  du 
microscope  simple,  avec  de  faibles  pouvoirs,  disséquer 
d'assez  gros  objets  ;  mais  lorsqu'ils  sont  trop  volumineux, 
l'emploi  du  porte-loupe  et  de  la  loupe  achromatique  est 
bien  préférable. 

Les  instruments  qui  servent  à  disséquer  les  petits  objets 
sur  la  platine  du  microscope  se  résument  en  général  par 
l'emploi  des  aiguilles  droites  et  courbes,  soit  emmanchées 
dans  du  bois,  ou  mieux  dans  les  petits  manches  à  coulisse 
dont  j'ai  parlé.  Les  petits  scalpels  et  les  presselles  fines 
seront  aussi  employés.  C'est  par  leurs  belles  dissections 
et  observations  à  l'aide  du  microscope  simple,  que  les 
Swammerdam,  les  Lyonnet,les  Leuwenhoeck,  ont  immor- 
talisé leur  nom.  C'est  dans  leurs  ouvrages  que  l'on  trou- 
vera les  conseils  les  plus  précieux,  dictés  par  le  savoir  et 
la  persévérance.  Voici,  du  reste,  comment  Swammerdam 
procédait. 

Swammerdam  disséquait  les  petits  insectes  sur  une  table 
de  cuivre  construite  par  Musschenbroeck.  Sur  cette  table, 
deux  bras  mobiles  étaient  destinés  l'un  à  maintenir  l'objet, 
l'autre  à  porter  la  lentille  ou  le  microscope  construits 
avec  le  plus  grand  soin.  Leurs  foyers  ainsi  que  leurs  dimen- 
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sions  étaient  variables.  Swammerdant  coin men fait  ses 
observations  avec  les  plus  faibles  amplifications  ilonl  il 
augmentait  progressivement  la  puissance. 

Il  parait  avoir  excelle  surtout  a  construire  de  très-petits 
ciseaux  et  à  leur  donner  un  tranchant  parfait  ;  il  en  faisait 
usage  pour  les  objets  Ires-déliés,  préférant  leur. manière 
nelte  de  trancher  les  corps,  à  l'action  des  scalpels  et  des 
lancettes  qui,  bien  qu'excessivement  fins,  allèrent  souvent 
les  substances  délicates  et  tiraillent  les  organes.  Ces  scal- 
pels, lancettes,  aiguilles,  etc.,  étaient  si  déliés,  qu'il  ne 
pouvait  leur  donner  le  tranchant  nécessaire  qu'en  les  exa- 
minant à  travers  une  loupe,  mais  aussi  faisail-il  avec  ces 
instruments  l'anatomie  d'une  abeille  aussi  licitement 
qu'auraient  pu  le  faire  les  plus  fameux  anatomisles  sur  de 
grands  animaux.  Il  maniait  avec  une  adresse  infinie  des 
petits  tubes  de  verre  effilés,  aussi  minces,  que  des  soies  de 
porc.  Ils  lui  servaient  à  insuffler  les  plus  petits  vaisseaux 
pour  la  démonstration,  à  les  isoler  dans  leur  marche  ou  à 
les  injecter  avec  des  liquides  de  différentes  couleurs  ;  il 
faisait  périr  ses  insectes  en  les  plongeant  dans  de  l'alcool, 
de  l'eau  ou  de  l'essence  de  térébenthine  qui  empêchaient 
la  putréfaction,  augmentaient  la  solidité  des  parties  molles 
et  facilitaient  leur  dissection. 

Quand  il  avait  divisé  le  petit  individu  avec  les  ciseaux  cl 
noté  attentivement  tout  ce  qu'il  remarquait  d'abord,  il 
enlevait  avec  soin  et  patience  les  divers  organes  après  les 
avoir  préalablement  isolés  avec  des  pinceaux  lins,  de  la 
graisse  abondante  qu'on  rencontre  chez  les  insectes  et 
dont  la  dissection  entraine  souvent  l'altération  des  parties 
voisines.  Cette  manœuvre  est  plus  facile  lorsqu'on  la  pra- 
tique sur  les  insectes  a  l'état  de  nymphe. 

Parfois  il  plongeait  les  viscères  dans  l'eau  et  les  agitait 
doucement  pour  mettre  en  évidence  les  conduits  aérifères 
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qu'il  parvenait,  parce  moyen,  à  isoler  des  parties  environ- 
nantes sans  les  altérer.  H  nettoyait  souvent  les  viscères  en 
dirigeant  sur  eux  le  jet  d'une  seringue,  puis  il  insufflait 
les  trachées  et  les  faisait  sécher  pour  de  nouvelles  obser- 
vations. Plusieurs  fois  il  fit  les  recherches  et  les  décou- 
vertes les  plus  importantes,  sur  des  insectes  conservés 
dans  du  baume  pendant  des  années.  Il  lui  arrivait  aussi 
de  les  ponctionner  avec  une  aiguille  très-fine  et  après 
avoir  chassé  tous  les  fluides  par  une  légère  pression,  il 
insufflait  avec  des  tubes  très-fins,  faisait  sécher  les  indivi- 
dus à  l'ombre  elles  enduisait  d'une  couche  d'huile  d'aspic 
tenant  en  dissolution  une  petite  quantité  de  résine  ;  ces 
préparations  retenaient  longtemps  leurs  formes  naturelles. 
Swammerdam  connaissait  un  moyen  secret  de  conser- 
ver aux  nerfs,  leurs  formes  et  leur  souplesse. 

11  reconnut  que  l'essence  de  térébenthine  dissolvait 
entièrement  le  tissu  graisseux  des  insectes  et  dès  lors  il 
put  découvrir  nettement  les  organes  :  après  cette  dissolu- 
tion, il  soumettait  les  pièces  à  des  lavages  répétés  dans 
l'eau.  Souvent  il  passa  des  journées  entières  à  nettoyer 
ainsi  des  chenilles,  pour  découvrir  la  structure  du  cœur. 

Nous  devons  mentionner  son  procédé  ingénieux  pour 
enlever  l'enveloppe  extérieure  des  chenilles  au  moment  où 
elles  se  disposaient  à  filer.  Il  les  suspendait  par  leur  fil  et 
les  plongeait  subitement  dans  de  l'eau  bouillante  d'où  il 
les  retirait  aussitôt.  L'épiderme  se  détachait  alors  avec  la 
plus  grande  facilité  et  il  enlevait  sans  peine  les  débris  de 
l'enveloppe,  en  plaçant  la  chenille  dans  un  mélange  à 
parties  égales  d'esprit-de-vin  et  de  vinaigre  distillé,  qui 
augmentait  la  solidité  des  parties.  Au  moyen  de  ce  pro- 
cédé, il  démontrait  évidemment  l'emboîtement  du  papillon 
dans  la  nymphe  et  de  cette  dernière  dans  la  chenille. 

Lyonel  avait  toujours  coutume  de  noyer  les  insectes 
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qu'il  voulait  étudier;  il  leur  conservait  ainsi  la  transpa- 
rence et  la  souplesse.  Ce  naturaliste  disséquait  de  pré- 
férence avec  deux  aiguilles  fines  fixées  dans  de  petits 
manches. 

Le  docteur  Hooke  avait  reconnu  combien  il  est  difficile 
de  dessiner  certains  insectes  doués  d'une  grande  mobilité 
et  notamment  la  fourmi.  Il  imagina  de  les  plonger  dans  de 
l'esprit-de-vin  rectifié  où  ils  trouvent  une  mort  instanta- 
née. Lorsqu'on  les  en  retire,  l'alcool  s'évapore  et  le  petit 
individu  resté  parfaitement  sec  et  dans  une  position  natu- 
relle. 

m 

On  pourra  pour  les  dissections  se  servir  de  la  table 
anatomique  de  le  Baillif,  car  c'est  le  microscope  simple, 
supporté  d'une  manière  différente. 

Pour  le  môme  usage,  on  pourra  employer  le  microscope 
composé  redresseur,  fort  utile  pour  les  dissections  d'une 
extrême  finesse,  telles  que  celles  relatives  à  la  rétine,  et 
autres  objets  délicats,  mais  dans  le  plus  grand  nombre  de 
cas,  la  loupe  montée  suffit. 

Notre  intention  était  de  donner  une  liste  d'objets  micros- 
copiques les  plus  curieux,  mais  nous  y  avons  renoncé,  car 
M.  le  docteur  Robin  a  publié  une  notice  fort  intéressante 
sur  ce  sujet  (1).  Nous  ajouterons  aussi  que  pour  se  procu- 
rer de  beaux  spécimens  d'objets  préparcs,  il  faudra 
recourir  à  M.  Bourgogne  père,  dont  l'habileté  esl  connue 
de  tous  les  micrograpbes. 


(1)  Mémoire  sur  les  objets  qui  peuvent  être  >u/tserres  eu  préparations 
microscopiques  transparentes  et  opaques,  par  W  docteur  Ch.  Robin.  Paris, 
J.  B.  Bailliere,  rue  Uuutefcuille,  19  (1856;. 
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PRÉPARATION   ET   CONSERVATION.  —  DIRECTIONS   GÉNÉRALES. 

Emploi  de*  réactif*. 

Les  objets  que  Ton  désire  soumettre  à  l'examen  micros- 
copique ont  tous  besoin,  suivant  leur  nature,  d'une  pré- 
paration plus  ou  moins  compliquée,  de  laquelle  dépend  eji 
grande  partie  le  succès  des  observations  microscopiques. 
Les  micrographistes,  même  les  plus  célèbres,  n'ont  pas 
assez  insisté  sur  ce  point,  et  les  détails  sur  la  préparai  ion  des 
objets  leur  ont  paru  si  puérils,  qu'un  grand  nombre  se  pool 
bornés  à  écrire  à  ce  sujet  quelques  lignes,  qui  ne  foQ{ 
qu'embarrasser  la  personne  qui,  pour  la  première  fois,  veut 
se  livrer  aux  études  microscopiques. 

Dans  le  chapitre  précédent,  nous  avons  indiqué  la  ma- 
nière d'obtenir  et  de  disposer  les  objets,  voyons  maintenant 
comment  nous  devons  les  préparer  au  moment  de  jes 
observer. 

En  général,  les  objets  microscopiques,  soit  qu'ils  sç  pré- 
sentent tout  disposés  pour  l'observation,  ou  qu'ils  aient  été 
isolés  d'un  corps  par  la  dissection  ou  par  tout  autre 
moyen,  n'ont  besoin  pour  être  bien  vus  que  d'une  prépa- 
ration simple  qui  se  fait  au  moment  même  d'observer;  ej 
quelques  directions  générales  données  dans  le  cours  de  ce 
chapitre  mettront  l'amateur  à  même  d'opérer  ces  petites  ma- 
nipulations. Mais  il  arrive  aussi  qu'un  grand  nombre  de  cç§ 
objets  seront  beaucoup  mieux  vus  si  on  les  prépare  d'une 
manière  particulière  et  suivant  les  règles  que  j'indiquerai 
plus  loin.  Cette  dernière  manière  de  préparer  les  objets  a 
aussi  pour  but  d'assurer  leur  conservation,  car  il  serait 
souvent  malheureux  de  ne  pouvoir  garder  un  objet  rare  çt 
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souvent  unique,  el  qui,  faute  des  moyens  que  j'indiquerai, 

se  trouverait  perdu. 

Le  micrographiste  doit  donc  employer  isolément  ou 
alternai ivemenl  ces  deux  modes  de  préparation,  soit  qu'il 
prépare  Y  objet  pour  t  observation,  soit  qu'il  le  prépare  com- 
plètement, ou  soit  qu'il  ne  se  serve  de  ce  dernier  moyen 
qu'après  avoir  fait  intervenir  le  premier. 

Développons  ce  que  nous  venons  d'énoncer  en  indiquant 
les  cas  où  l'on  emploie  le  plus  généralement  ces  différents 
genres  de  préparations. 

Parmi  les  corps  que  l'on  veut  observer  au  microscope, 
il  s'en  trouve  un  certain  nombre  dont  la  nature  exclut  tout 
agent  conservateur,  et  qui  ne  réclamant  pour  leur  parfaite 
perception  qu'une  simple  préparation  immédiate  :  c'est  ce 
qui  arrive  le  plus  souvent  pour  les  tissus  végétaux  et  ani- 
maux, ainsi  que  pour  les  liquides  qui  les  accompagnant. 
Dans  ce  cas,  l'agent  conservateur  est  la  reproduction 
par  le  dessin  ou  par  la  photographie. 

Il  arrive  souvenl  que,  dans  les  recherches  que  l'on  en- 
treprend, on  est  obligé  de  faire  successivement  un  grand 
nombre  de  préparations,  et  qu'on  ne  prend  pas  le  temps 
de  préparer  complètement  un  objet  intéressant  que  l'on 
ne  retrouve  quelquefois  jamais,  el  que  l'on  doit  parfois  au 
hasard.  On  regrette  alors  de  n'avoir  pas  gardé  un  spécimen 
utile  à  joindre  ses  observations,  aux  notes  que  l'on  a  pu 
prendre.  Il  est  donc  important  de  spécifier  que  l'on  doit 
préparer  complètement  tout  objet  intéressant  que  l'on  ren- 
contre dans  le  cours  de  ses  recherches. 

La  préparation  complète  n'a  pas  l'unique  avantage  de 

conserver  les  objets;  pour  certains,  elle  est  indispensable, 

car  elle  les  fait  mieux  connaître.  J'insiste  particulièrement 

sur  ce  point,  sur  lequel  on  a  toujours  passé  légèrement. 

D'après  ce  que  je  viens  de  dire,  il  est  facile  de  déduire 
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que  la  préparation  pour  l'observation  est  d'un  emploi 
général,  soit  que  l'objet  ne  puisse  s'examiner  que  de  cette 
manière,  ou  que  l'on  n'ait  pas  le  temps  de  préparer  com- 
plètement un  objet  qui  réclame  ce  soin,  ou  enfin,  si  l'on 
juge  que  l'objet  à  examiner  n'offre  pas  un  intérêt  assez 
grand  pour  employer  la  préparation  conservatrice. 

Quand  les  recherches  que  l'on  fait  sont  générales  et 
s'appliquent  à  un  plus  ou  moins  grand  nombre  d'objets 
divers,  comme  cela  arrive  lorsque  le  microscope  est  em- 
ployé comme  instrument  récréatif,  on  choisit  alors  parmi. 
ces  objets  ceux  qui  offrent  le  plus  d'intérêt,  et  là  alors  on 
emploie  la  préparation  conservatrice. 

La  nature,  si  prodigue  en  merveilles,  nous  fournit  des 
richesses  sans  nombre  dont  nous  pouvons  former  d'innom- 
brables collections,  et  dont  chaque  spécimen  est  un  tableau 
qui  nous  montre  la  puissance  infinie  du  Créateur  de  toutes 
choses. 

Souvent,  ayant  disposé  un  objet,  et  avant  de  le  préparer 
complètement,  il  arrive  que  l'on  est  obligé  de  le  préparer 
pour  l'observation,  afin  de  se  rendre  compte  de  l'effet  qu'il 
produira  étant  entièrement  préparé;  mais  il  arrive  que 
pour  beaucoup  d'objets  on  juge  facilement  d'après  leur 
nature  de  l'effet  qu'ils  produiront,  et  étant  disposés  on 
peut  les  soumettre  à  la  préparation  complète  sans  autre 
préparation  préalable. 

En  traitant  successivement  des  différents  modes  de  pré- 
paration, j'examinerai  nécessairement  d'une  manière 
générale  les  objets  qui  conviennent  pour  les  différents 
genres.  On  aura  donc  déjà  un  guide  que  quelques  études 
perfectionneront.  Ainsi,  pour  fournir  un  exemple,  si  je 
veux  examiner  une  aile  de  mouche,  en  traitant  des  pré- 
parations avec  le  baume  du  Canada  et  les  vernis,  j'indi- 
querai que  les  objets  de  ce  genre  peuvent  être  parfaitement 
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féà  et  conservés  avec  ces  substances;  on  pourra  donc  de 
prime  abord  préparer  l'objet  après  l'avoir  disposé.  Cette 
préparation  nous  fera  donc  connaître  que  la  préparation 
in  bitume  du  Canada  convient,  en  général,  pour  toutes  les 
àflës  des  insectes,  ainsi  que  pour  tous  les  corps  d'une  nature 
semblable»  et  une  seule  préparation  nous  apprendra  h 
^éjwirer  des  milliers  d'objets. 

Qtîniid,  par  là  connaissance  de  la  nature  de  l'objet,  on 
fiUtlai  appliquer  immédiatement  là  préparation  qui  lui 
•eèfivlërit,  on  a  un  double  avantage,  car  on  gagne  du  temps, 
M  dé  plus  on  obtient  une  plus  belle  préparation,  car  l'ex- 
trême délicatesse  de  presque  tous  les  corps  microscopiques 
fâlarhe  le  moins  d'opérations  possibles. 

Lorsqu'un  objet  est  préparé  et  conservé,  il  reçoit  le  nom 
IjtSélâl  de  préparation  microscopique. 
.'  fin  résumant  ce  que  nous  venons  de  dire*  nous  avons 
maintenant  à  nous  occuper  de  la  préparation  des  objets  pour 
TSbkervation  et  de  la  préparation  et  conservation  propre- 
ntent  dite  des  objets,  laquelle  peut  s'effectuer  de  plusieurs 
manières  différentes,  soit  qu'on  les  conserve  à  l'état  sec 
dû  en  les  entourant  dfune  substance  résineuse  telle  que  la 
térébenthine  de  Venise,  ou  le  baume  du  Canada,  ou  enOn 

■ 

èà  lés  plaçant  dans  un  liquide  conservateur.  Ces  diffé- 
rentes méthodes  formeront  donc  l'objet  des  chapitres  qui 
vont  suivre. 

Préparation  de*  objet*  nriereeeeplque*  pear  refceervatloa. 

Emploi  des  réactifs  chimiques. 

Avant  d'indiquer  les  méthodes  de  préparation  que  l'on 
doit  mettre  en  usage  pour  l'examen  des  objets  microsco- 
piques, disons  d'abord  que  les  objets  que  l'on  veut  regar- 
der doivent  être  aussi  divisés  que  possible  ;  cette  recom- 
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mandalion  s'applique  particulièrement  aux  personnes  qui, 
pour  la  première  fois,  veulent  regarder  des  objels  micros- 
copiques, qui,  ne  réfléchissant  pas  qu'elles  regardent  par 
un  instrument  qui  est  destine  à  amplifier  des  objels  d'une 
façon  plus  ou  moins  considérable,  et  qui  conséquem- 
menl  réclame  pour  cela  de  petites  parties  des  objets  ou 
des  corps  d'une  nature  telle,  n'ont  pas  crainte  de  vouloir 
placer  sous  l'instrument  des  objets  d'un  volume  énorme. 
Chaque  jour,  on  nous  adresse  les  mômes  questions.  Avec 
un  microscope  d'un  pouvoir  de  cent  fois  et  plus,  on  vou- 
drait placer  sur  le  porte-objet,  une  mouche,  un  hanneton, 
et  apercevoir  l'insecte  grossi  dans  des  proportions  en 
rapport  avec  le  grossissement  de  l'instrument,  choses 
théoriquement  et  pratiquement  impossibles.  Aussi  il  faut 
bien  se  rappeler  que  plus  lé  grossissement  de  l'instrument 
est  considérable,  plus  les  objets  à  observer  doivent  être 
petits,  car  c'est  là  le  but  du  microscope,  d'analyser  les 
petits  objets. 

Du  reste,  si  avec  le  microscope  ordinaire  on  pouvait  ainsi 
amplifier  de  gros  objets,  qu'est-ce  que  cela  apprendrait? 
Aurait-on  l'idée  de  la  structure  de  l'organisation  ?  On  né 
peut  craindre  d'avancer  que  non.  C'est  ce  qui  arrive  avec 
le  microscope  solaire,  avec  lequel  on  peut  reproduire  sur 
Un  tableau  une  mouche  de  10  pieds  de  hauteur.  Pour  cela 
connaitrat-on  l'organisation  dé  cet  insecte?  Pour  saisir  les 
détails  d'un  objet,  il  faut  le  diviser,  soumettre  chaque 
partie  à  l'examen  microscopique,  les  regarder,  les  réunir 
par  la  pensée,  et  de  cette  manière  se  former  l'idée  exacte 
de  l'objet  que  l'on  étudie. 

J'avais  tout  à  l'heure  parlé  de  la  mouche.  Prenons  cet 
insecte  pour  exemple.  Si  on  veut  l'étudier,  il  faut  isoler 
toutes  les  parties  :  les  ailes,  la  trompe,  les  yeux,  les  balan- 
ciers, les  stigmates,  les  antennes,  puis,  outre  les  organes 
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extérieurs,  les  viscères,  etc.,  etc.  Alors,  cela  fait,  on  peut 
connaître  l'organisation  de  cet  insecte. 

D  en  est  de  cela  comme  de  tous  les  antres  objets.  C'est 
par  la  dissection,  l'isolement  des  parties,  que  l'on  peut  étu- 
dier l'organisation. 

Parmi  les  corps  que  l'on  veut  examiner,  il  s'en  trouve  de 
transparents  et  d'opaques.  Nous  avons  indiqué  les  moyens 
d'éclairer  ces  deux  sortes  d'objets. 

Les  objets  que  l'on  regarde  par  transparence  doivent 
toujours  être  rendus  aussi  diaphanes  que  possible,  et  cela 
en  les  préparant. 

Revenons  maintenant  au  sujet  qui  doit  faire  l'objet  de 
ee  chapitre. 

Parmi  les  objets  que  l'on  veut  examiner,'  il  s'en  trouve 

•  un  assez  grand  nombre  qui  n'ont  besoin  d'autre  prépara- 
tion que  d'être  déposés  sur  une  lame  de  glace,  bien  net- 
toyée à  l'avance  de  la  manière  que  j'ai  indiquée.  Telles 
sont,  par  exemple,  les  écailles  qui  recouvrent  les  ailes  des 

*  papillons,  les  pollens,  les  petites  graines,  etc.  En  pressant 
légèrement  l'aile  d'un  papillon  sur  une  lame  de  glace,  un 
grand  nombre  d'écaillés  y  adhèrent  à  l'instant;  en  y  posant 
l'anthère  d'un  végétal,  les  grains  de  pollen  s'y  déposent 
de  même.  D'autres  objets,  obtenus  par  la  dissection  ou 
de  quelque  manière  que  ce  soit,  et  ceux-ci  sont  en  grande 
quantité,  réclament  l'intervention  d'un  liquide  dans  lequel 
on  les  tient  plongés.  Nécessairement  ce  liquide  doit  être 
en  rapport  avec  la  nature  de  l'objet.  Quel  que  soit  ce 
liquide,  voilà  la  manière  d'opérer  en  ce  cas  la  préparation 
de  l'objet. 

Sur  une  lame  de  glace  bien  nettoyée,  à  l'aide  d'une 
petite  baguette  de  verre  on  dépose  une  goutte  du  liquide 
que  Ton  désire  employer;  on  place  alors  l'objet  sur  cette 
goutte,  puis  on  recouvre  le  tout  d'une  lamelle  de  glace 
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mince,  qui  doit  (Taillant  plusTclrc  que  le  grossissement 
«lu  microscope  est  plus  fort. 

Celte  lamelle  a  le  double  but  d'empêcher  l'évaporalion 
du  liquide  et  de  faire  présenter  à  l'objet  une  surface  plane, 
conditions  indispensables  pour  un  parfait  examen. 

Le  liquide  employé  a  l'immense  avantage  de  rendre  les 
corps  plus  transparents  en  les  pénétrant  intimement,  et  de 
détruire  les  phénomènes  de  diffraction  qui  se  produisent 
autour  de  ces  corps,  lorsqu'ils  ne  sont  pas  plongés  dans 
un  liquide. 

On  emploie  généralement  l'eau  pure  ou  distillée  pour  un 
grand  nombre  d'objets,  par  exemple  pour  beaucoup  de 
tissus  végétaux  et  animaux,  pour  des  tranches  d'os,  pour 
l'examen  de  la  soie,  dû  la  laine,  du  coton,  et  pour  une 
foule  d'autres  objets  ;  mais  il  en  est  aussi  un  grand  nombre 
que  l'eau  attaque,  soit  en  les  dissolvant  ou  en  les  dénatu- 
rant d'une  manière  plus  ou  moins  marquée.  Ainsi  l'eau 
altère  les  grains  de  pollen,  dissout  les  globules  du  sang, 
gonfle  les  globules  blancs,  ceux  du  pus,  et  respecte  au 
contraire  ceux  du  mucus,  que  l'on  peut  observer  dans  ce 
liquide. 

Dans  le  cas  contraire,  on  emploie  soit  l'albumine  ou 
blanc  d'œuf,  dont  on  recueille  la  plus  fluide,  ou  bien  le 
sérum  des  liquides  que  l'on  veut  examiner,  ou  encore  le 
liquide  que  Ton  obtient  du  corps  vitré  de  l'œil,  ainsi  que 
l'a  indiqué  M.  le  docteur  Ch.  Robin  dans  son  Traité  du 
microscope  et  des  injections. 

Si  l'objet  est  un  peu  épais,  on  interposera  entre  la  lame 
de  glace  et  le  carré  mince  de  petits  morceaux  de  papier, 
de  façon  que  le  liquide  puisse  s'étendre  d'une  manière 
uniforme.  Parmi  les  liquides  que  Ton  emploie,  on  évitera 
de  faire  usage  de  la  salive,  qui,  étant  acide,  attaquerait  et 
dénaturerait  les  objets. 


PRÉPARATION   ET   CONSERVATION. 

i  a  affaire  a  des  tissus  végétaux,  on  prendra  i 


préférence,  comme  l'a  dit  M.  Dujardin,  l'un  do  nos  plus 
célèbres  rriicrograpalstes,  soit  de  l'eau  sucrée  ou  «ne 
dissolution  de  gomme  ou  de  ilextrine;  ou  mieux  encore 
du  sirop  de  fécule.  La  glycérine  donne  aussi  de  très-bons 
efTets,  ainsi  que  l'essence  de  citron  qui  doit  être  employée 
pour  l'examen  des  pollens. 

Pour  les  poils  des  animaux,  les  ailes,  les  parties  exté- 
rieures du  corps  des  insectes,  ainsi  que  pour  un  grand 
nombre  de  corps  que  l'eau  ne  peut  rendre  assez  transpa- 
rents, on  se  servira  avec  grand  avantage  d'huile  Ai  napbte 
rectifiée.  On  peut  aussi  se  servir  d'huile  de  bouille,  de 
pétrole,  de  schiste,  d'essence  de  térébenthine,  de  glycé- 
rine ;  l'huile  de  naphte  rectifiée  rend  de  grands  services 
pour  ce  genre  d'observations  :  son  extrême  limpidité  per- 
met de  pénétrer  intimement  les  corps  et  de  les  rendre  d'une 
transparence  parfaite. 

film  certains*  ci*,  l'àléool  peut  aussi  lift  8fci*S$«  ; 
niais1;  en  résumé,  tjuélqués  expériences  apprendront  filën- 
tcU  9  distinguer  Jes  liquides  qui  conviennent  à  chaque 
.    sorte  d'objet,  et  l'attrait  de  ces  expériences  fera  bien 
vite  progresser  l'amateur  zélé  des  recherches  microsco- 
piques. 
Bh  jfrrïnd  nombre  Ai  corps  ne  peuvent  être  par&ité- 
.  nient  cdhnus  que  par  l'aspect  qu'ils  présentent  sous  l'in- 
fluence des  réactifs  chimiques.  Nous  allons  donc  donner  à 
ce  sujet  quelques  directions  générales.  Voici  là  liste  des 
réactifs  les  plus  employés  : 

L'acide  acétique, 

L'acide  nitrique, 

L'acide  Chlorbydrfque. 

La  benzine,  les  huilai  de  houille,  ett., 
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L'aride  sulfurique, 
L'acide  chromique, 
L'ammoniaque  liquide, 
La  potasse  caustique, 
La  solution  aqueuse  d'iode, 
La  solution  de  carmin, 
L'éther  sulfurique, 
Le  chloroforme, 
Le  nitrate  d'argent. 

L'eau  froide  ou  chaude  sera  fréquemment  employée 
pour  augmenter  la  transparence  et  pour  désagréger  cer- 
tains corps;  la  macération  dans  le  même  liquide  produit 
souvent  aussi  de  très -bons  effets.  Nous  avons  déjà  signalé 
l'action  de  l'eau  sur  le  sang,  dont  elle  dissout  les  globules 
rouges,  gonfle  les  globules  blancs,  etc. 

Les  essences  seront  employées  pour  dissoudre  la  graisse  ; 
Télher,  le  chloroforme,  serviront  aussi  au  même  usage; 
l'huile  de  naphte  rectifiée,  la  benzine,  les  huiles  de  schiste, 
de  pétrole,  seront  aussi  employées  pour  désagréger  cer- 
tains corps  des  parties  bitumineuses;  l'alcool  rectifié, 
employé  à  chaud  ou  à  froid,  servira  pour  détruire  les 
substances  résineuses  et  augmenter  la  transparence  des 
corps.  Les  acides  purs  ou  étendus  nous  donnent  aussi  de 
précieux  réactifs.  L'action  de  l'acide  acétique,  ainsi  que 
rious  l'apprend  M.  le  docteur  Ch.  Robin,  est  très-impor- 
tante à  connaître.  En  effet,  cet  acide  dissout  les  globules 
du  sang,  ceux  du  pus,  moins  leurs  noyaux,  les  fibres  des 
tissus  musculaires,  et  laisse  intactes  les  fibres  dartoïques. 
Ce  réactif  s'emploie  continuellement  en  histologie,  car  il 
donne  beaucoup  de  transparence  aux  objets. 

Comme  tout  le  monde  le  sait,  l'acide  chlorhydrique 
détruit  les  substances  calcaires  ;  son  action  peut  donc  être 
très-utile  dans  un  grand  nombre  de  cas.  On  doit  l'em- 
ployer étendu  de  quatre  fois  son  poids  d'eau.  H.  le  doc- 
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te  or  Robin  a  trouvé  qu'il  avait  une  action  particulière  sur 
lés  globules  du  sang,  dont  il  rend  les  bords  foncés  et  nets, 
ainsi  que  sur  la  fibrine,  qu'il  gonfle  d'abord  et  qu'il  dis- 
sout ensuite. 

L'acide  nitrique  a  la  propriété  de  jaunir  d'une  manière 
spéciale  les  matières  animales.  M.  Dujardin  l'indique 
comme  rendant  plus  consistante  la  substance  nerveuse.  11 
dissout  ou  gonfle  la  soie,  ce  qui  peut  servir  à  la  distinguer 
du  coton. 

L'acide  sulfurique  agit  fortement  sur  les  tissus  végétaux. 
M.  le  docteur  Gh.  Robin  indique  qu'il  modifie  la  cellulose 
de  manière  à  la  faire  venir  bleue  au  contact  de  l'iode. 

M.  le  docteur  Hannover  (de  Copenhague)  nous  indi- 
que, dans  son  savant  Traité  du  microscope,  que  l'on  peut 
employer,  pour  durcir  certaines  parties  molles,  la  créosote, 
l'acide  cbromique  très-étendu,  ou  encore  une  solution  de 
carbonate  de  potasse.  L'acide  chromique  s'emploie  mé- 
langé d'eau,  jusqu'à  la  couleur  du  vin  de  Madère,  il  ne 
faut  pas  employer  de  solution  trop  concentrée.  C'est  un 
réactif  indispensable,  car  il  durcit  le  tissu  nerveux  sans  en 
altérer  les  éléments.  Il  permet  de  durcir  les  tissus  sans  les 
dénaturer,  ce  qui  permet  de  faire  des  coupes  afin  d'étudier 
les  structures  délicates. 

La  potasse,  la  soude,  l'ammoniaque,  dissolvent  les 
corps  gras  et  peuvent  aussi  servir  à  dissoudre  certains 
épithéliums. 

L'iode  en  teinture  est  un  réactif  précieux,  qui  peut  être 
employé  pour  les  substances  végétales  et  animales.  L'iode, 
en  contact  avec  l'amidon,  lui  donne  de  suite  une  teinte 
bleue  caractéristique.  Son  action  sur  les  matières  animales 
est  très-marquée  :  elle  les  rend  jaunâtres  et  sert  à  les  dis- 
tinguer d'une  manière  spéciale.  M.  le  docteur  Gh.  Robin 
nous  indique  aussi  qu'il  jaunit  les  cils  vibratiles  des  sper- 
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matozoïdes  des  algues  cl  ries  animaux,  les  cellules  d'épi- 
théliums  vibratiles,  etc. 

M.  Dujardin  nous  apprend  aussi  que  les  sels  d'or,  d'ar- 
gent, de  mercure,  peuvent  servir  dans  certains  cas  à  ren- 
dre l'élude  des  tissus  animaux  et  végétaux  plus  facile,  en 
les  colorant  d'une  manière  particulière.  M.  Millon  a  indi- 
qué que  le  nitrite  de  mercure  donnait  une  teinte  rouge 
vineux  aux  corps  azotés,  mais  il  faut  quelque  temps  pour 
que  la  teinte  arrive  à  son  maximum  d'intensité. 

L'indigo,  le  carmin  en  suspension  dans  l'eau,  peuvent 
aussi  être  employés  pour  déterminer  le  mouvement  de 
certains  corps.  En  plaçant  certains  infusoires  dans  de 
l'eau  chargée  de  ces  produits,  on  ne  tarde  pas  à  aperce- 
voir distinctement  leurs  appareils  digestifs  colores  par  les 
substances  employées.  En  histologie,  la  solution  de  carmin 
s'emploie  pour  rendre  plus  apparent  l'élément  cellulaire. 
Pour  les  préparations  du  système  nerveux  ce  liquide  est 
excellent.  M.  Morel,  professeur  à  la  Faculté  de  médecine 
de  Strasbourg,  dans  son  savant  Traité  d'histologie, 
si  bien  illustré  par  M.  le  docteur  Villemain,  a  indiqué 
le  procédé  suivant  pour  les  préparations  du  système  ner- 
veux avec  le  carmin.  Des  coupes  fraîches  des  parties  grises, 
des  centres  nerveux,  ou  bien  des  lamelles  de  ce  tissu 
durci  par  l'acide  chromique  ou  l'alcool,  plongées  dans 
la  solution  de  carmin  pendant  six,  douze,  vingt-quatre 
heures,  s'imprègnent  de  la  matière  colorante  et  deviennent 
uniformément  rouges.  Si  on  les  traite  par  l'acide  acé- 
tique, la  matière  colorante  se  fixe  principalement  dans 
les  cellules  et  les  cylindres  d'axe  des  fibres  nerveuses. 

Les  fibres  musculaires  lisses,  les  cellules  plasmatiqueset 
les  cellules  épithéliales  en  général  offrent,  sous  ce  rapport, 
la  même  réaction  que  les  cellules  nerveuses.  On  a  avancé 
à  tort  que  les  noyaux  seuls  ont  la  propriété  de  fixer  la 
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coulear  à  l'exclusion  des  cellules  ;  si  les  noyaux  paraissent 
plus  rouges,  c'est  que  naturellement  ils  sont  plus  foncés  ; 
on  observe  dans  ce  cas  le  même  effet  produit  par  la  pein- 
ture en  tetntp  plate  sur  un  dessin  lithographique. 

nitrate  d'argent  a  élé  employé  dans  ces  derniers 
pour  quelques  recherches  de  structure.  Il  a  l'avan- 
tura  {Je  fgspecier  les  cellules»  en  colorapt  en  brqp  Igç 
tiafos.  (l'emploi  de  ce  réactif  pféçente  donc  <}es  nj#û|^ges. 

Une  foule  d'autre»  réactifs  peuvent  étf  p  employés  ;  ils 
*//fî%\  chqjsis  par  l'observateur  suivant  le  geqra  fa  re- 
çjj^ar^es  ^xqueljes  il  se  livre. 

Dans  les  fraudes  de  ceftaiqs  produits  commerciaux, 
l'ftçUoty  des  réactifs  pet)}  reqfjfe  de  très-grands  services. 
Lç  Baillif  nous  a  appris  à  reconnaître  la  falsification  <}u 
chocolat  par  la  fécule.  Une  parcelle  de  chocq)at  douteux 
délayée  dans  de  l'eau  sur  une  jame  de  glqçe,  e|  portée 
sous  le  microscope,  vous  pionlre  de  suite  les  grajnq  de 
féci^le,  que  vous  rendez  tout  à  fait  apparepts  par  l^d^itipn 
d'une  gouttelette  de  teinture  d'iode,  qui  les  colore  en 
bleu. 

M.  Payen,  dans  sa  Chimie  industrielle,  nous  apprend  à 
reconnaître  certaines  fraudes. 

Ainsi  les  substances  d'origine  animale  se  dissolvant  dan$ 
une  lessive  alcaline  bouillante,  et  celles  végétales  étant  peu 
attaquées,  on  peut  apprécier  la  nature  de  certains  tissus  : 
car  une  étoffe  de  laine  contenant  du  coton,  traitée  comme 
ci-dessus,  serait  bientôt  dénaturée,  la  laine  élanl  détruite. 
11  en  serait  de  même  pour  un  tissu  contenant  laine,  soie  et 
chanvre.  Les  filaments  de  laine  et  de  soie  seront  dissous, 
tandis  que  le  coton  et  le  chanvre  resteront  intacts. 

On  s'assurera  ensuite  de  la  qualité,  soit  en  pesant  avant 
ou  après  ou  en  se  servant  du  compte-fils.  La  différence 
entre  la  soie  et  la  laine  est  facile  à  établir  :  la  laine  prend 
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une  coloration  brune  dans  le  plombale  de  soude,  en  raison 
du  soufre  qu'elle  contient,  tandis  que  la  soie  reste  intacte. 

A  l'égard  des  tissus,  voici  encore  un  autre  procédé.  Sup- 
posons qu'on  ait  à  distinguer  quatre  tissus,  l'un  de  laine, 
de  soie,  de  coton,  de  lin  du  chanvre.  En  employant  un 
mélange  d'oxyde  de  cuivre  ammoniacal,  nous  verrons  qu'il 
dissout  la  cellulose  du  lin,  colon,  chanvre,  et  n'attaque 
point  les  autres  tissus.  Le  chlorure  de  zinc  à 60  degrés,  avec 
excès  de  zinc  à  chaud,  dissout  la  soie  et  respecte  les  autres 
substances.  La  soude  caustique,  la  potasse,  à  5  et  10  0/0, 
dissolvent  la  laine  et  point  les  autres  tissus.  J'ai,  du  reste, 
composé  un  nécessaire  d'un  prix  minime,  dont  je  parlerai 
plus  loin,  et  qui  renferme  tous  les  objets  utiles  aux  expé- 
riences et  à  la  préparation  des  objets;  on  peut  donc  avoir 
facilement  sous  la  main  tous  les  réactifs  que  je  viens  de 
décrire. 

L'observation  des  cristallisations  salines  nous  offre  un 
spectacle  vraiment  merveilleux.  Pour  les  obtenir,  il  suffît 
de  faire  une  solution  saturée  du  sel  que  l'on  veut  observer; 
cette  solution  se  fait  suivant  la  nature  du  composé,  soit 
dans  l'alcool,  l'élher  ou  l'eau;  si  l'on  se  sert  d'une  solution 
aqueuse,  à  l'aide  d'une  baguette  de  verre,  on  en  déposera 
une  goutte  sur  une  lame  de  glace,  on  étalera  le  liquide 
avec  la  baguette,  puis  on  attendra  que  l'évaporation  se 
produise,  ou  bien  on  facilitera  celle  production  en  pré- 
sentant la  lame  de  glace  au-dessus  de  la  flamme  d'une 
lampe  à  alcool.  Avec  le  microscope  solaire,  ces  expériences 
sont  merveilleuses  :  l'eau,  s'évaporant  sous  l'influence  de  la 
chaleur  solaire,  on  voit  les  cristaux  se  former  sous  les 
yeux  même  du  spectateur,  et  avec  une  rapidité  qui  tient 
du  prodige. 

Lorsque  nous  décrirons  quelques-unes  des  expériences 
que  Ton  peut  faire  au  microscope,  nous  indiquerons  les 
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sels  qui  fournissent  les  cristallisations  les  plus  rcinar- 
quables. 

Rien  n'est  plus  facile  que  de  se  procurer  des  iufusoires 
microscopiques  :  il  suffit  pour  cela  de  laisser  séjourner 
dans  l'eau  des  matières  végétales  ou  animale»,  du  pain,  du 
foin,  des  graines,  etc.,  etc.  Au  bout  de  quelque  temps,  il 
se  forme  à  la  surface  du  liquide  une  pellicule,  qui,  étant 
examinée,  nous  montre  un  assemblage  de  corps  organisés 
qui  s'agitent  en  tous  sens. 

La  production  des  infusoires  est  hien  plus  rapide  l'été 
par  les  grandes  clialenrs  que  dans  tout  autre  moment  ; 
c'est  dans  ce  temps  surtout  qu'il  faut  examiner  l'eau  des 
mares,  des  marais,  des  fossés;  on  y  trouve  alors,  parmi 
les  petites  plantes  qui  y  existent,  des  milliers  d'espèces 
différentes  d'infusoires  de  formes  variées,  et  leur  examen 
est,  sans  contredit,  un  des  spectacles  les  plus  attrayants, 
et  qui  nous  montre  encore  la  puissance  infinie  du 
Créateur. 

La  circulation  du  sang,  de  la  sève,  offre  le  plus  merveil- 
leux spectacle.  Nous  nous  réservons  de  décrire  ces  expé- 
riences d'une  manière  complète  au  chapitre  Applications 
du  microscope,  oii  nous  indiquerons  aussi  la  manière  d'exa- 
miner un  grand  nombre  de  corps  dont  la  description 
n'entre  pas  dans  l'objet  de  ee  chapitre. 

CHAPITRE  Xll. 

PRÉPARATION  DES  OBJETS  A  L'ÉTAT  SEC. 

Dans  le  chapitre  précédent,  nous  nous  somme?  borné  a 
décrire  d'une  manière  générale  les  procédés  qu'il  fallait 
employer  pour  observer  les  corps  microscopiques.  H  nous 
reste  maintenant  à  nous  occuper  de  leur  préparation  et  de 
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leur  conservation  proprement  dite,  en  suivant  Tordre  que 
nous  avons  indiqué. 

Les  procédés  qui  vont  suivre  réclament  plutôt  du  soin 
et  de  la  patience  qu'une  grande  habileté,  et  toute  personne 
qui  voudra  s'en  occuper  avec  un  peu  d'assiduité  parvien- 
dra aisément  à  de  bons  résultats.  On  sera  amplement 
récompensé  des  soins  que  l'on  aura  pu  prendre,  lorsque 
l'on  aura  produit  de  belles  préparations  microscopiques; 
le  spectacle  qu'elles  offriront  à  l'observateur  le  rem- 
pliront de  satisfaction  et  d'admiration  pour  la  puissance 
suprême. 

Les  objets  qui  peuvent  se  trouver  altérés  par  la  pré- 
sence des  liquides  devront  être  conservés  &  l'état  sec,  et 
les  micrographistes  ont  proposé  à  cet  effet  différents  pro- 
cédés. La  première  méthode  employée  consistait  à  main- 
tenir l'objet  dans  une  fiche  d'ivoire  ou  autre  substance 
enlie  deux  petites  rondelles  de  mica;  mais  ce  moyen  ne 
mettant  pas  les  objets  complètement  à  l'abri  de  l'air,  a  dû 
être  rejeté  ;  du  reste,  l'emploi  du  mica  présentait  de  grands 
inconvénients,  car  non-seulement  cette  substance  est  très- 
fragile,  mais  encore  plus  ou  moins  couverte  de  raies  qui 
s'augmentent  au  moindre  contact. 

Pour  les  objets  d'une  certaine  épaisseur,  il  suffit  de 
coller  sur  la  lame  de  glace,  à  l'aide  de  la  colle  dont  j'ai 
parlé  au  chapitre  Accessoires  (1),  une  bande  de  papier  ou 
d'étain  plus  ou  moins  épaisse,  au  centre  de  laquelle  on  a 
ménagé  une  ouverture  appropriée.  Cette  ouverture  se 
pratique  aisément  à  l'aide  d'un  emporte-pièce;  on  doit 
donc  en  avoir  de  différents  diamètres.  En  général,  deux  ou 
trois  suffisent. 

(1)  Pour  le  même  usage,  M.  le  docteur  Goring  emploie  une  colle  faite 
avec  de  la  colle  de  poisson  et  île  la  gomirie  arabique.  Une  solution  de  gomme 
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La  petite  cavité  formée  par  l'épaisseur  du  papier  en  con- 
tact avec  lu  lame  de  glace  est  destinée  a  recevoir  l'objet. 
Pour  dore  ce  réservoir,  il  suffit  d'y  placer  une  lamelle 
de  glace,  que  l'on  maintient,  soit  en  la  collant  avec  la 
substance  dont  j'ai  parlé,  ou  encore  à  l'aide  de  petites 
bandes  de  papier.  On  peut  aussi  appliquer  sur  les  bords 
de  ia  lamelle,  a  l'aide  d'un  petit  pinceau,  une  ou  deux 
couches  de  vernis  préparé  en  dissolvant  de  la  cire  à  cacheter 
dans  de  l'alcool.  Ce  vernisse  prépare  plus  ou  moins  épais, 
el  est  très-utile  pour  clore  hermétiquement  et  fixer  les 
lamelles  de  glace,  même  lorsque  les  lamelles  ont  déjà  été 
fixées  par  d'autres  moyens  (1). 

La  mixtion  des  doreurs,  le  bitume  ou  asphalte  en  disso- 
lution dans  l'essence  de  térébenthine,  le  vernis  copal  à  l'es- 
sence de  spic,  la  solution  de  gutta-percha  dans  le  sulfure  de 
carbone  (suivant  l'idée  du  docteur  Lequoy),  peuvent  aussi 
être  employés  pour  remplacer  le  vernis  de  cire  a  cacheler(2). 
Mais  un  moyen  préférable  et  qui  peut  être  pratiqué  avec 

arabique  avec  Un  peu  d'alcool  camphré  pourrait  aussi  Un  employée,  ainsi 
que  lu  solution  de  M.  Jntksoii,  indiquée  par  M.  yutkell,  et  qui  est  com- 
posée de  : 

Gomme  «drapant   en   \u>uitt 1  race. 

—       arabique 2     — 

Hccre  blanc 2    — 

Le  tout  dissous  dans  quantité  suffisante  d'eau. 

Une  colle  liquide,  k  la  glu  marine,  préparée  pur  madame  veuve  Atidouin, 
ni  excellente  pour  l'indue  précité.  Ou  doit  la  laisser  s'épaissir  .ij'air  avanl 
de  l'employer. 

(1)  On  pourrait  aussi  remplacer  le  papier  par  une  bande  de  pilla-pcrcha 
ou  de  eaouleliouc,  que  l'on  pourrait  coller  sur  la  glace  au  moyen  de  la 
chaleur  ou  d'essence  de  térébenthine. 

(2)  Bien  d'autres  vernis  peuvent  aussi  être  employés.  Il  nom  suffisait 
d'indiquer  les  meilleurs. 
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facilité,  consiste  à  coller  la  lamelle  de  glace  sur  la  lame 
même  où  se  trouve  l'objet. 

Ainsi,  après  avoir  déposé  l'objet  sur  la  lame,  on  dépose 
autour,  dans  un  petit  espace  en  rapport  avec  la  lamelle  à 
recouvrir,  quelques  petits  fragments  de  baume  du  Canada, 
préalablement  épaissi  ou  presque  desséché  au  bain-marie; 
on  recouvre  le  tout  de  la  Iamelle^êf  Ton  chauffe  légère- 
ment avec  là  Lampe  à  alcool;  lejbâume  se  liquéfie,  et, 
en  appuyant  légèrement,  on  fait  adhérer  les  lames  en- 
semble; il  se  forme  de  la  sorte  un  petit  cadre  résineux  qui 
sèche  promptement  et  qui  préserve  pour  toujours  l'objet 
du  contact  de  l'air. 

Pour  les  écailles  des  lépidoptères,  des  podures,  des  lé- 
pismes,  des  poissons,  et  pour  un  grand  nombre  d'infusoires 
fossiles,  etc.,  etc.,  ce  moyen  est  le  meilleur. 

On  peut  encore,  pour  préparer  les  objets  à  sec,  placer 
l'objet  au  centre  d'une  cellule  faite  au  pinceau,  et  dont 
l'épaisseur  varie  suivant  l'objet  à  conserver.  Ces  cellules, 
qui  peuvent  se  faire  avec  différentes  substances,  seront 
décrites  au  chapitre  Préparation  dans  les  fluides.  Là 
cellule  étant  faite,  il  suffit  de  placer  l'objet  dans  la  cavité 
et  de  coller  ensuite  sur  les  bords  de  laditecavité  la  lamelle 
destinée  à  clore  le  petit  réservoir. 

Les  cellules  au  pinceau  peuvent  rendre  de  grands  seiv 
vices,  et,  ainsi  que  je  l'ai  dit,  je  les  décrirai  avec  détails. 

Pour  conserver  les  cristallisations,  on  peut  se  servir  des 
moyens  indiqués  ci-dessus  ;  mais  celui  de  M.  Darker  est 
préférable. 

Son  procédé  consiste  à  prendre  deux  lames  de  glace 
taillées  en  biseau,  de  manière  à  produire  par  leur  rappro- 
chement une  gouttière  que  l'on  peut  combler  pour  ;/iain- 
tenir  les  lames  (fi g.  137).  Ayant  mis  une  goutte  dp  solution 
saline  entre  les  deux  lames,  on  laisse  cristalliser  ou  Ton 
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active  la  crislnllisalioa  A  l'aide  Je  la  chaleur;  cela  lui.  il 
ne  reste  plus  qu'a  couler  de  la  cire  à  cacheter  dans  la  gout- 
tière ou  encore  un  vernis  très-épais  de  ta  même  substance  ; 
on  pourrait  aussi  employer  pour  cet  usage  différents  mas- 
tics composés  de  poix,  de  gomme  laque,  de  cire. 


ià 


La  méthode  de  M.  Darker  est  très-bonne  aussi  pour 
conserver  a  l'éiai  sec  des  tranches  minces  de  bois,  d'os,  etc., 
et  les  collections  que  l'on  peut  Tonner  par  ce  procédé  sont 
parfaites  de  régularité  et  de  fini. 

Un  grand  nombre  d'objets  opaques  se  conservent  a  sec  ; 
tels  sont  les  éljtres  de  certains  coléoptères,  les  écorces, 
certaines  parties  cornées,  de  petits  échantillons  du  règne 
minéral,  etc.  Si  l'on  veut  conserver  à  sec  des  parties  ani- 
males, il  faudra  préalablement  les  faire  séjourner  dans  une 
solution  de  chlorure  de  zinc. 

Un  très-bon  moyen  m'a  été  indiqué  par  M.  le  docteur 
Lequoy,  pour  conserver  comme  objets  opaques  les  tissus 
animaux;  voici  comment  on  procède:  on  plonge  l'objet 
trois  ou  quatre  jours  dans  le  liquide  suivant  : 

Glycérine 30  grammes, 

Sublimé  rornwir 50  centigrammes. 

On  fait  égoutter,  on  laisse  sécher  à  l'abri  de  l'air,  puis 
on  passe  sur  la  pièce  une  ou  deux  couches  de  vernis  blanc 
des  frères  Schnoé.  On  doit  faire  tiédir  le  vernis  au  bain* 
marie  avant  de  l'employer. 

La  plupart  des  objets  opaques  doivent  être  tenus 
à  l'abri  de  la  poussière  et  de  l'humidité.  Pour  ceux  qui 
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présentent  peu  d'épaisseur,  les  cellules  au  pinceau  et  les 
moyens  déjà  indiqués  devront  être  employés.  Mais  si  les 
corps  opaques  offrent  un  certain  volume,  il  faudra,  tout 
en  suivant  la  même  direction,  recourir  à  d'autres  moyens. 
A  cet  effet,  on  se  servira  de  cellules  d'une  contenance 
plus  considérable;  par  exemple,  de  celles  formées  de 
pelites  sections  de  tubes  collés  ensuite  sur  des  lames  de 
glace  (fig.  1 38).  L'objet,  maintenu  au  fond  de  la  cavUi, 
sera  ensuite  soustrait  à  l'action  de  l'air  au  moyen  de  la 


c 


Fig.  138. 


lamelle  destinée  à  clore  la  cellule.  Les  procédés  à  employer 
pour  faire  ces  cellules,  les  fixer,  etc.,  seront  décrits  au 
chapitre  Préparation  dans  les  fluides.  Il  me  suffira  donc  ici 
d'indiquer  la  manière  de  les  employer. 

Suivant  la  couleur  de  l'objet,  on  enduira  l'intérieur  de 
la  cellule  d'une  couche  de  vernis  de  cire  à  cacheter,  d'une 
teinte  faisant  contraste  avec  celle  de  l'objet.  Ce  dernier 
sera  ensuite  maintenu  au  fond  de  la  cellule  à  l'aide  du 
même  vernis  ou  d'un  autre  de  semblable  nature. 

Tous  les  petits  procédés  que  je  viens  d'indiquer  sont 
faciles  à  mettre  en  pratique,  seulement  ils  exigent  des 
soins  ;  ils  sont  en  outre  modifiables  sous  le  rapport  des 
agents  employés,  tels  que  vernis,  gommes,  etc.,  et  lais- 
sent un  large  champ  aux  chercheurs,  qui,  en  employant 
telle  ou  telle  autre  substance,  pourront  rendre  de  .grands 
services  à  la  science  micrographique. 

Lorsque  l'on  veut  préparer  à  sec  de  très*petits  objets, 
tels  que  des  navicu'es,  etc.,  la  lame  de  glace  est  pour 


262     PRÉPARATION  AVEC  LE  BAUME  DU  CANADA, 

ainsi  dire  en  contact  avec  la  lamelle  ;  afin  d'assurer  la 
clôture  hermétique,  on  pourrait  se  servir  du  moyen  sui- 
vant, que  j'ai  imaginé.  Afin  de  régulariser  la  quantité  de 
substance  résineuse  qui  sert  à  maintenir  les  lames  et  de 
donner  aussi  peu  d'épaisseur  que  possible,  j'emploie  des 
lames  de  glace,  sur  lesquelles  je  pratique  une  rainure  de 
grandeur  convenable  {fig.  13y).  Je  place  alors  l'objet  dans 
l'espace  circonscrit  par  la  rainure,  puis  j'introduis  dans 
cette  dernière,  soit  à  l'aide  d'un  pinceau  très-petit  ou  d'une 


petite  pointe,  la  substance  résineuse  destinée  à  clore  l'es- 
pace que  j'ai  limité.  Ainsi  que  je  l'ai  indiqué,  le  baume  du 
Canada  épaissi,  le  vernis  copal  à  l'essence  de  spic  et  sur- 
tout le  vernis  au  bitume,  peuvent  donner  de  bons  résultats. 
Gela  fait,  je  place  la  petite  lamelle,  en  appuyant  légère- 
ment, si  cela  est  nécessaire,  ou  en  la  chauffant  préalable- 
ment si  j'emploie  le  baume  du  Canada. 

Ce  moyen  peut  dans  beaucoup  de  cas  rendre  service, 
et  je  n'ai  pas  cru  devoir  le  passer  sous  silence, 
* 
*  CHAPITRE  XI]]. 

J       -llijLMtÉPARATlON   AVEC  LE   BAUME  DU   CANADA, 
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,7,  ta  préparation  des  objets  au  moyen  du  baume  du 
Canada  réclame  de  la  part  de  l'opérateur  un  peu  plus 
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d'attention  que  celle  à  l'état  sec.  Cependant  on  doit  la 
considérer  comme  facile,  et  dès  les  premiers,  essais  on 
verra  le  succès  répondre  aux  efforts  que  Ton  aura  pu 
faire. 

Disons  d'abord  que  ce  mode  de  préparation  n'est  pas 
applicable  à  tous  les  objets,  et  qu'en  général  il  ne  réussit 
bien  que  pour  ceux  qui  ne  sont  pas  imbibés  de  liquides^ 

C'est  ainsi  qu'il  est  impropre  à  la  conservation  d'un 
grand  nombre  de  tissus  et  organes  végétaux  ou  animaux, 
tandis  qu'il  convient  parfaitement  pour  les  parties  cornées 
écailleuses  ou  membraneuses  des  organes  extérieurs  dep 
insectes,  pour  les  poils  des  animaux,  la  peau,  les  tranches 
de  bois  sec,  d'os,  certaines  injections,  les  enveloppes  sili- 
ceuses des  infusoires,  etc.,  etc.,  et  enfin  pour  tous  les 
corps  dont  l'organisation  n'est  pas  accompagnée  de  lir 
quides  ou  de  substances  dont  la  nature  ne  pourrait  être 
compatible  avec  la  substance  résineuse  qui  sert  de  corps 
protecteur. 

Malgré  cela  on  obtient  souvent  de  belles  préparations 
dans  les  résines,  pour  un  certain  nombre  de  tissus  ani- 
maux, que  l'on  n'oserait  de  prime  abord  préparer  de  cette 
manière.  Ainsi  les  coupes  des  nerfs,  de  la  moelle,  les 
glandes,  les  cellules  pulmonaires,  etc.,  peuvent  très-bien 
se  conserver  dans  les  vernis.  Nous  avons  vu  de  fort  belles 
préparations  de  ce  genre  faites  par  le  docteur  J.  Luys. 

L'objet  à  préparer,  obtenu  par  la  dissection  ou  par  tout 
autre  moyen,  doit  d'abord  être  rendu  parfaitement  net, 
exempt  de  corps  étrangers,  de  parties  grasses,  etc.  A  cet  • 
effet,  l'objet  sera  lavé  dans  de  l'eau  pure,  soit  en  l'agitant 
dans  le  liquide  ou  en  y  passant  légèrement  des  pinceaux 
doux  d'un  volume  approprié  à  la  grosseur  de  l'objet.  Ce 
procédé  doit  être  mis  en  pratique,  si  l'on  a  seulement  à 
enlever  des  impuretés,  des  grains  de  poussière,  etc.,  qui 
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pourraient  nuire  à  la  beauté  de  l'objet;  mais  si  l'on  a 
affaire  à  des  objets  charges  de  substances  graisseuses  ou 
résineuses,  on  emploiera  alors,  soil  de  l'alcool  rectifié,  de 
l'clber  sulfurique  ou  de  l'essence  de  térébenthine  pure,  cl 
l'on  agira  comme  pour  l'eau. 

L'objet,  parfaitement  propre,  devra  entoile  être  rendu 
entièrement  sec,  en  un  moL,  exempt  des  moindres  traces 
d'Iinmidité.  (Ces  considérations  s'appliquent  nécessaire- 
ment à  des  objets  d'un  certain  volume.  Pour  les  objets 
infiniment  petits,  la  plupart  des  manipulations  seront  re- 
tranchées, ainsi  que  nous  l'indiquerons  plus  loin.)  Je  ne 
saurais  trop  insister  sur  ce  point,  duquel  dépend  en  grande 
partie  la  beauté  et  la  propreté  de  la  préparation. 

Voyons  maintenant  quels  sont  les  meilleurs  moyens 
à  employer  pour  sécher  les  objets  destinés  à  être  pré- 
parés. 

Pour  rendre  les  objets  parfaitement  secs,  différentes 
méthodes  peuvent  être  employées.  La  plus  simple  et  la 
meilleure  de  toutes  consiste  à  placer  l'objet  bien  nettoyé 
entre  deux  lames  de  glace  bien  propres,  que  l'on  main- 
tient réunies  en  les  entourant  d'un  fil  mince  que  l'on  noue 
sur  l'un  des  côtés  des  lames.  De  cette  façon,  l'objet 
s'aplatit,  et  Bêche  d'une  manière  régulière.  Suivant  la 
nature  de  l'objet,  on  peut  serrer  plus  ou  moins  les  lames 
'  l'une  contre  l'autre,  maison  général  une  moyenne  pression 
suffit. 

Cette  méthode  est  fort  simple  et  donne  de  bons  résul- 
tats. Pour  les  ailes  des  insectes,  et  en  général  pour  toutes 
les  parties  extérieures  du  corps  de  ces  animaux,  les  tran- 
ches de  bois,  etc.,  ce  moyen  peut  être  employé.  On  peut 
aussi  se  servir  de  ces  petites  pinces  de  bois  qui  servent  de 
serre-notes,  et  qui  se  trouvent  partout. 
J'avais  à  cet  effet  imaginé  de  petites  pinces  de  cuivre, 


DANS   LES   VERNIS,   ETC.  265 

destinées  à  tenir  les  lames  de  glace  réunies;  mais  le  nouet 
me  semble  préférable. 

Pour  de  grands  abjels,  tels  que  les  ailes  de  certains 
papillons,  etc.,  on  peut  encore  les  tenir  en  presse  entre 
des  feuilles  de  pnpicr  sur  lesquelles  on  place  un  corps 
lourd  quelconque  d'un  poids  en  rapport  avec  la  pression  à 
produire. 

Un  petit  appareil  qui  peut  être  employé  avec  avantages 
est  ma  petite  presse  représentée  figure  140.  Elle  se  com. 
pose  de  deux  plaques  de  métal 
que  l'on  peut  réunir  au  moyen 
d'une  vis  afin  d'obtenir  la  pression 
que  Ton  désire. 

L'objet  à  comprimer  et  dessé- 
cher peut  être  placé  en  presse 
entre  deux  feuilles  de  papier  ou 
entre  deux  lames  de  glace;  dans 
ce  cas  on  ajouterait  sur  les  lames  FlG-  *40- 

deux  petites  feuilles  de  drap  ou  autre  substance  moelleuse. 
Ce  moyen  est  bon,  et  nous  ne  saurions  trop  le  recom- 
mander. 

Quant  au  temps  pendant  lequel  il  faut  soumettre  les 
objets  à  sécher,  il  est  variable,  suivant  leur  volume  et  leur 
nature,  mais  ordinairement  quelques  jours  suffisent  pour 
rendre  les  objets  parfaitement  secs  et  en  état  d'être  pré- 
parés. 

Lorsque  l'on  séparera  les  lames  de  glace  entre  les- 
quelles on  a  mis  l'objet,  il  arrivera  souvent  que  ce  dernier 
restera  adhérent  à  l'une  des  lames.  Dans  ce  cas  il  faudra 
mouiller  l'objet  avec  un  des  liquides  dont  nous  parlerons 
plus  loin.  On  pourra  aussi  le  détacher  à  l'aide  d'une 
aiguille.  On  risquerait  de  briser  le  corps  à  préparer, 
si  l'on  n'employait  les  moyens  précités.  On  peut  rneme 
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attendre  quelques  instants  que  l'objet  s'imbibe,  afin  qu'il 
suffise  île  le  loucher  légèrement  pour  le  détacher  et  le 
faire  tomber  dans  le  vase  contenant  le  liquide  oii  il  devra 
séjourner.  On  peut  aussi  plonger  les  lames  dans  le  liquide 
pour  faciliter  leur  séparation.  On  a  du  remarquer  que  la 
préparation  du  séchage  et  de  l'aplatissement  de  l'objet  est 
fort  utile,  car  le  liquide  que  nous  allons  employer  va  main- 
tenant pénétrer  d'une  manière  intime  toutes  les  parties  de 
l'objet,  et  de  plus  ce  dernier  présentera  une  épaisseur  telle, 
qu'il  pourra  être  compris  entre  deux  lames  de  glace  dans 
la  résine  conservatrice. 

Avant  d'indiquer  les  moyens  à  employer  pour  fixer  les 
objets  dans  le  baume  du  Canada,  il  est  indispensable  de 
signaler  l'opération  suivante  préliminaire  à  ladite  prépa- 
ration. Cette  opération  consiste  à  immerger  l'objet  pen- 
dant un  certain  temps  dans  une  substance  de  nature  à 
s'allier  avec  la  substance  résineuse  qui  sera  mise  en 
usage. 

Avant  d'indiquer  les  liquides  que  l'on  devra  employer, 
il  faut  indiquer  les  récipients  qui  servent  à  les  contenir. 

Les  substances  qui  servent  à  contenir  les  objets  avant 
de  les  préparer  étant  volatiles,  et  devant  être  tenues  à 
l'abri  de  la  poussière,  seront  placées  dans  de  petits  réci- 
pients de  porcelaine  ou  de  verre,  tels  que  ceux  repré- 
sentés figure  lit.  On  doit  en  avoir  de  pelitsetde  grands; 
les  petits  ont  ordinairement  de  2  à  3  centimètres  de 
diamètre  sur  1  de  hauteur.  Quant  aux  grands,  on  peut 
les  choisir  de  6  à  8  centimètres  sur  3  ou  à  de  haut. 
J'emploie  généralement  ces  dimensions;  niais  elles  sonl 
variables. 

Le  petit  récipient  est  muni  d'un  couvercle  de  glace 
rodée,  qui  s'applique  sur  les  bords  du  vase  et  le  clôt  her- 
métiquement. Afin  de  l'y  faire  adhérer  parfaitement,  on 
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peut  y  projeter  l'haleine  et  le  poser  en  glissant  légèrement 
sur  les  bords  du  récipient. 

On  doit  toujours  avoir  un  certain  nombre,  soit  une  dou- 
zaine de  ces  petits  vases  ;  car  il  est  préférable  de  ne  mettre 
ensemble  que  des  objets  de  même  nature,  ou  tout  au  moins 
presque  semblables. 


On  pourra  aussi  se  servir  de  récipients  hémisphé- 
riques el  à  fond  plat.  Je  recommande  aussi  le  moyen 
suivant,  qui  consiste  à  placer  les  récipients  sous  une 
petite  cloche  de  verre  (fig.  1 42),  dont  les  bords  sont  rodés 
sur  une  plaque  de  glace  qui  permet  d'obtenir  une  clôture 
hermétique. 

Une  foule  de  vases  de  verre  ou  de  porcelaine,  que 
l'on  a  souvent  sous  la  main,  pourront  être  mis  en  usage, 
soit  en  y  faisant  appliquer  un  couvercle  rodé,  soit  en  les 
plaçant  sous  la  cloche  dont  j'ai  parlé. 

Quant  au  temps  que  l'on  doit  laisser  séjourner  les  objets 
dans  la  liqueur,  il  varie  suivant  la  grandeur  des  objets 
et  la  plus  ou  moins  grande  facilité  qu'ils  ont  de  s'imbiber; 
c'est  donc  a  l'observateur  de  le  déterminer  lui-même,  en 
se  rappelant  que  je  laisse  les  objets  facilement  perméables 
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ru  moins  ilenx  ou  trois  jours  en  conlacl  avec  la  substance 
i|iii  doit  les  pénétrer. 

Il  ni'nrrive  quelquefois  île  laisser  îles  objets  séjourner 
dans  la  liqueur  pendant  un  mois;  mais  rarement,  car  pour 
les  objets  irès-compactcs,  liuit  à  quinze  jours  suffisent  or- 
dinairement. 

Nous  connaissons  maintenant  la  manière  d'employer  les 
liquides  préliminaires,  indiquons  quelle  doit  cire  leur  na- 
ture. 

Les  substances  que  l'on  peut  employer  pour  laisser 
séjourner  les  objets  sont  les  suivantes: 

LVbwdcc  Je  lérrbcnlliinr, 
Lt!  trrnis  à  lnblraui, 
La  hviniiii', 

L'illlill'  (il'  bnuilli', 

L  liiiilo  Je  R-liistï, 
I, Initie  ilv  pclrolr. 
Ll.uilc  ilr  naplik', 
1i'  snlfurp  de  cnrlioiic 

Il  ne  faut  se  servir,  bien  entendu,  que  de  substances 
parfaitement  pures.  Je  n'insisterai  pas  davantage  sur  ce 
point,  dont  on  doit  comprendre  l'importance. 

Les  substances  que  je  viens  d'indiquer  sont  toutes  bonnes 
a  employer;  mais  une  inimité  d'autres  de  même  nature 
donneraient,  sans  nul  doute,  d'excellents  résultats.  Les 
essences,  les  huiles  diverses,  et  en  général  tous  les  car- 
bures d'hydrogène  peuvent  être  usités.  Cependant  cer- 
taines substances  devront  èlro  préférées,  et  un  vaste  champ 
reste  aux  chercheurs  qui  pourront,  en  indiquant  de  nou- 
veaux produits,  rendre  de  grands  services  et  taire  avancer 
la  micrographie.  Leurs  indications  faciliteront  les  moyens 
de  préparation  des  objets,  une  des  conditions  indispen- 
sables pour  la  parfaite  perception. 
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Ces  recherches  procureront  science  et  plaisir.  Aussi,  je 
ne  doute  pas  de  leur  succès  près  de  ceux  qui  ont  compris 
que  l'étude  de  la  nature  est  la  plus  sublime  des  récréa- 
tions. 

Outre  les  produits  dont  j'ai  parlé,  j'ai  aussi  employé  les 
essences  de  betterave,  de  lavande,  de  citron,  de  mirbane, 
etc.  Ces  divers  produits  sont  tous  bons  ;  mais,  afin  de  ne 
pas  s'embarrasser  d'un  trop  grand  nombre  de  substances, 
j'ai  pensé  qu'il  était  meilleur  d'en  avoir  une  à  sa  disposi- 
tion dont  l'usage  soit  général  et  en  même  temps  parfait. 
J'ai  donc  essayé  scrupuleusement  les  effets  des  différents 
liquides  que  je  viens  de  citer,  et,  après  de  nombreux  essais, 
je  me  suis  arrêté  à  Y  huile  de  naphte  parfaitement  pure  ; 
les  résultats  que  j'ai  obtenus  ont  toujours  élé  très-satisfai- 
sants. Cette  huile,  parfaitement  fluide,  pénètre  intime- 
ment les  corps  à  préparer,  dissout  les  moindres  parties 
grasses  et  dispose  l'objet  d'une  manière  parfaite  à  la  pré- 
paration que  nous  décrirons  dans  un  instant. 

C'est  donc  dans  l'huile  de  naphte  que  je  laisse  séjourner 
les  objets  que  je  veux  préparer.  Depuis  environ  une  dizaine 
d'années,  j'emploie  cette  substance  que  je  remplace  quel- 
quefois par  une  nouvelle  essence  que  j'ai  extraite  dans  ces 
derniers  temps;  les  résultats  qu'elle  m'a  fournis  ont  été 
en  rapport  avec  l'expérience  rationnelle  à  laquelle  je  dois 
ce  nouveau  produit. 

En  cherchant  quelle  pouvait  être  la  substance  la  plus 
compatible  avec  le  baume  du  Canada,  il  m'est  venu  à  l'idée 
de  le  distiller  et  d'en  extraire  l'essence  ou  huile  essentielle. 
L'expérience  suivit  l'idée,  et  j'obtins,  à  ma  satisfaction, 
une  essence  incolore,  assez  fluide,  et  d'une  odeur  néces- 
sairement identique  avec  celle  de  la  substance  dont  je  venais 
de  l'extraire. 

Jo  n'ai  vu  nulle  part  que  celle  essence  ait  élé  extraite  ; 
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je  crois  doue  être  If  preniior  à  l'avoir  fait,  et  je  l'ai  nom- 
mée RlWntfS  bsttPftii. 

Les  objets  pfong&l  dans  mon  essence  sont  devenus  par- 
failemenl  aptes  à  être  préparés  dans  le  baume  du  Canada  : 
cela  $e  comprend  facilement,  car  ils  ont  été  préalable- 
ment plongés  dans  la  substance  la  plus  en  rapport  avec  la 
réaine,  qui  n'est  qu'une  dissolution  de  cette  dernière  dans 
l'huile  essentielle  que  j'ai  employée. 

En  résumant  ce  que  je  viens  de  dire,  il  sera  facile  de 
voir  que  j'emploie,  soit  l'huile  de  iiapbie  ou  l'essence  dont 
les  résultats  sont  toujours  parfaits  et  constants. 

Maintenant  que  nous  connaissons  les  préparations  que 
l'on  doit  faire  subir  à  l'objet  avant  de  l'immerger  dans  le 
baume  du  Canada,  voyons  comment  se  pratique  cette  opé- 
ration. 

Le  baume  du  Canada  est  une  substance  résineuse  ex- 
traite du  VAbîes  bnlsamva.  Sa  couleur  est  légèrement 
jaunâtre  et  sa  consistance  demi-fluide  quand  il  est  frais 
et  tenu  a  l'abri  du  contact  de  l'air.  M.  Quekelt  nous  ap- 
prend que  c'est  M.  J.  T.  Cooper  qui  l'obtint  le  premier,  el 
que  c'est  en  1832  que  MM.  New  et  Bond,  préparateurs  de 
mérite,  l'employèrent  pour  les  objets  microscopiques. 

A  ce  sujet,  il  faut  dire  que  longtemps  avant,  le  savant  le 
Baïllif,  dès  l'année  1886,  se  servait  pour  le  même  usage, 
d'une  substance  analogue,  la  térébenthine  de  Venise. 
■■  La  térébenthine  est  demi-fluide,  comme  le  baume  du 
Canada;  mais  elle  possède  une  teinte  verdâtre,  qui  doit 
faire  préférer  le  baume  du  Canada,  beaucoup  plus  limpide. 

Ainsi  donc,  celui  qui  eut  le  premier  l'idée  de  conserver 
tes1  objets  dans  une  substance  résineuse  est  sans  contredit 
le  Baillif,  qui  se  servit  de  la  térébenthine  de  Venise.  Celte 
découverte  fut  annoncée  par  Charles  Chevalier  au  docteur 
Goring  en  l'année  1826. 
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Malgré  que  nous  recommandions  le  baume  du  Canada, 
on  pourra  très-bien  se  servir  de  la  térébenthine  que  l'on  a 
l'avantage  de  trouver  partout,  et,  si  l'on  manque  d'huile  de 
naphte,  on  pourra  laisser  séjourner  les  objets  dans  de 
l'essence  de  térébenthine  rectifiée. 

Pour  les  préparations  microscopiques  je  n'emploie  pas 
le  baume  très-fluide  ;  je  préfère  qu'il  soit  un  peu  épais,  en 
un  mot  qu'il  contienne  moins  d'huile  essentielle  que  lors- 
qu'il est  frais. 

Si  l'on  avait  à  sa  disposition  du  baume  très-fluide,  il 
serait  facile  de  l'épaissir  un  peu  en  le  faisant  chauffer 
légèrement  au  bain-marie  jusqu'à  consistance  désirable. 
Cette  remarque  est  très-imporlante,  et  je  ne  saurais  trop 
y  insister. 

C'est  avec  le  baume  du  Canada  ou  la  térébenthine  que 
l'on  réunit  les  finit  et  les  crown  des  lentilles  achroma- 
tiques. Suivant  l'usage  des  verres,  on  emploie  l'une  ou 
l'autre  substance. 

Le  baume  du  Canada  ou  la  térébenthine  peuvent  être 
tenus  à  l'abri  de  l'air  dans  un  vase  de  verre  ou  de  porce- 
laine, munis  d'un  couvercle  de  glace 
rodée.  Ce  moyen  est  assez  bon  ; 
mais,  en  voyage,  il  est  préférable 
d'avoir  un  récipient  tel  que  celui 
représente  ligure  l&'i,  et  qui  se 
compose  d'une  fiole  de  cristal  fer- 
mée par  un  bouchon  rodé. 

On  laisse  à  l'intérieur  une  petite 
baguette  de  verre  destinée  à  pren- 
dre le  baume.  Ce  flacon  n'est 
autre  chose  qu'un  flacon  de  lampe  **•■  iâ3. 

a  alcool,  mais  de  dimensions  en  rapport  avec  l'usage  auquel 
on  le  destine. 
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J'employais  depuis  longtemps  un  Bacon  île  lampe  a  al- 
cool; mais  je  nie  promettais  d'en  faire  construire  un  dont 
le  goulot  fut  plus  larçe  et  de  plus  grandes  dimensions.  J'ai 
vu  dans  l'ouvrage  de  Queketl  que  cette  idée  était  déjà  mise 
en  pratique,  ce  qui  me  prouve  encore  l'utilité  du  flacon 
rodé  pour  conserver  le  baume  du  Canada. 

Abordons  maintenant  la  manipulation,  et  pour  cela  pre- 
nons pour  exemple  un  objet  quelconque,  soit  une  aile  de 
mouebe. 

A  l'aide  de  la  petite  baguette  de  verre  dont  j'ai  parlé, 
on  prend  une  petite  quantité  de  baume  du  Canada,  que 
l'on  dépose  sur  une  lame  de  glace  parfaitement  nettoyée  a 
l'avance.  (Le  nettoyage  se  fait  à  l'aide  d'un  linge  fin  et 
d'un  peu  d'alcool.)  Ayant  allumé  une  lampe  à  alcool  (l), 
on  chauffe,  à  l'aide  d'une  flamme  moyenne,  la  lame  de 
glace,  en  la  tenant  (2)  environ  à  un  centimètre  de  la 
flamme,  et  l'on  a  soin,  au  moment  où  le  baume  commence 
à  se  liquéfier,  d'incliner  légèrement  en  tous  sens,  afin  que 
la  résine  puisse  s'étaler  convenablement. 

A  ce  moment,  on  voit  ordinairement  quelques  bulles 
se  former  ;  ces  bulles  se  réunissent  le  plus  souvent  en  un 
petit  amas,  que  l'on  fait  disparaître  en  enlevant  le  frag- 
ment de  baume  qui  les  contient.  C'est  a  l'aide  d'une  forte  ai- 
guille emmanchée  que  l'on  pratique  l'opération  que  je  viens 
d'indiquer.  Au  moment  où  les  bulles  se  forment  et  se  réu- 
nissent, il  in  h.  attendre  un  instant  avant  de  les  enlever;  car 
au  moment  où  l'on  vient  de  chauffer,  le  baume  est  encore 
trop  fluide  pour  permettre  l'enlèvement  parfait  des  bulles. 

(1)  Les  lampes  de  cristal  sont  parfaites.  On  peut  .aussi  employer  I* 
lampe  régulateur,  car  elle  permet  de  régler  la  flamme  sans  tourner  i  la 

(2)  Dans  le  plu»  grand  nombre  de  cm,  je  tiens  la  laine  île  irlaoc  entre 
les  doigt*  par  l'une  îles  eitrémilés  ;  mais,  comme  il  faut  »oir  une  eerlaiue 
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Les  bulles  enlevées,  on  recommence  à  chauffer,  et  an 
bout  de  quelques  instants,  si  Ton  regarde  le  baume  du 
Canada  en  inclinant  légèrement  la  lame,  on  voit  qu'il  s'y 
forme  des  marbrures  ;  on  retire  alors  la  lampe  à  alcool,  on 
pose  la  lame  de  glace  sur  la  table,  et  on  attend  le  refroi- 
dissement. 

La  lame  de  glace  étant  refroidie,  le  baume  du  Canada 
doit  être  sec,  ce  dont  on  s'assure  en  le  touchant  avec  l'ai- 
guille dont  j'ai  déjà  parlé;  dans  ce  moment  l'aiguille  doit 
s'y  enfoncer  avec  résistance,  sans  pourtant  enlever  la  ré- 
sine par  éclats,  ce  qui  prouverait  que  le  baume  a  été  trop 
chauffé,  ce  qu'il  faut  éviter. 

Le  point  où  Ton  doit  cesser  de  chauffer  le  baume  est 
fort  important  à  saisir,  et  l'on  ne  saurait  trop  y  prendre 
garde. 

En  s'arrétant  au  moment  que  j'ai  indiqué,  on  est  sûr 
d'obtenir  de  bons  résultats,  car,  un  instant  après  que  les 
marbrures  se  sont  formées,  le  baume  répand  des  vapeurs, 
et  si  Ton  continue  il  passe  à  l'ébullition.  Dans  ces  circon- 

habitude  pour'nc  pas  se  brûler,  on  peut  employer  avec  succès  la  petite  pince 
de  M.  Jules  Page,  que  Quekett  a  décrite  (fig.  144).  Elle  se  compose  de 
deux  lames  de  bois  séparées  et  maintenues  à  leur  extrémité  par  une  pièce 
de  cuivre  faisant  ressort.  Deux  goupilles  permettent  l'écartement  de  la 
pince. 


Fig.  144. 

Le  petit  appareil  est  en  outre  muni  d'un  support  qui  permet  de  le  tenir 
horiiontal,  ce  qui  est  très-utile  pour  laisser  refroidir  la  résine.  Je  n'insisterai 
pas  davantage  sur  ce  petit  appareil,  qui,  en  réalité,  est  excellent. 

ABTMja  CttlVALHa.  18 
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stances,  l'huile  essentielle  étant  totalement  évaporée,  il  ne 
resterait  en  séchant  que  la  résine  proprement  dite  plus  ou 
moins  altérée,  qui  no  pourrait  servir  à  préparer  les  objets. 

il  faut  donc  que  le  baume  du  Canada  suit  chauffé  jus- 
qu'au point  où  il  conserve  oncoro  assez  d'huile  essentielle 
pour  qu'il  ne  soit  pas  dénaturé  el  qu'il  permette  la  priva- 
tion des  objets. 

Quelques  essais  apprendront  de  suite  à  discerner  le  mo- 
ment que  l'on  doit  saisir  pour  soustraire  le  baume  à  la 
chaleur,  et,  en  suivant  les  instructions  que  j'ai  données, 
il  sera  facile  d'arriver  a  de  bons  résultats  dés  les  premières 
expériences. 

Eu  chauffant  le  baume  comme  je  l'ai  indiqué,  on  a  l'a- 
vantage d'expulser  une  partie  de  l'huile  essentielle,  el  de 
plus  de  solidifier  le  baume  de  manière  à  permettre  â  la 
préparation  lu  séchage  immédiat,  ce  qui  est  très-impor- 
tant. 

Si  l'on  n'a  pas  soin  de  tenir  la  lame  a  une  dislance  con- 
vonabledela  llamme,  il  arrive  quelquefois  que  la  subrtnnce 
résineuse  s'enflamme  ;  le  baume  a  alors  perdu  ses  qualités, 
et  l'on  doit  recommencer  l'opération  avec  d'autre  baume. 

On  peut  encore  déposer  la  lame  contenant  le  baume  sur 
une  plaque  de  métal  ou  sur  une  brique  chauffée;  de  la 
sorte,  on  évite  les  accidents  qui  pourraient  résulter  lors- 
que le  baume  s'enflamme. 

Mais  reprenons  nos  manipulations.  Le  baume  étant  con- 
venablement sec,  on  procède  de  la  manière  suivante. 

L'objet  dont  nous  avons  parlé,  et  que  nous  avons  dit 
être  une  aile  de  mouche,  étant  retiré  de  la  liqueur ,  est 
placé  sur  un  morceau  de  pnpier  buvard,  afin  d'éponger  la 
superfluité  du  liquide;  et  dans  ce  cas,  si  cela  est  néces- 
saire, on  renouvelle  le  papier  dont  je  viens  de  parler.  Cela 
t'ait,  on  dispose  l'objet  sur  la  surface  du  baume,  et  l'on 
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recouvre  le  tout  d'une  lamelle  mince,  soit  carrée,  soit 
ronde.  C'est  avec  des  presselles  fines  que  Ton  place  l'objet 
sur  le  baume,  et  pour  l'ajuster  et  le  disposer  on  peut  se 
servir  d'une  aiguille  emmanchée  ;  ayant  alors  allumé  la 
lampe,  on  place  au-dessus  de  la  flamme  la  lame  de  glace 
tenant  le  baume,  l'objet  et  la  lamelle.  Au  bout  d'un  mo- 
ment, la  résine  se  liquéfie  ;  on  retire  alors  la  lampe  et  on 
pose  la  lame  sur  la  table.  On  s'entoure  alors  le  doigt  indi- 
cateur d'un  linge,  et  Ton  appuie  sur  la  lamelle  de  façon  à 
expulser  l'excès  de  résine. 

On  peut  aussi  serrer  la  lame  et  la  lamelle,  avec  la  pince 
de  bois  dont  j'ai  déjà  parlé;  la  figure  145  représente  cet 
accessoire. 


Fig.  145. 


La  pince  de  M.  James  Smith,  représentée  figure  146,  sert 
aussi  au  même  usage  ;  mais  ici,  la  pression  peut  être  gra- 
duée,  Ce  petit  instrument  peut  servir  à  la  fois  de  support 


Fig.  146, 


pour  chauffer  la  lame,  en  même  temps  qu'il  sert  à  presser 
le  couvercle  sur  la  préparation.  Comme  on  le  voit  dans  la 
figure,  c'est  une  petite  boule  que  l'on  fait  en  ivoire,  qui 
appuie  sur  le  couvercle  de  la  préparation. 
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Une  autre  méthode  peut  aussi  ètreemployéc  avec  succès  : 
l'objet  étant  place  sur  le  baume  et  la  lamelle  ajustée,  on 
place  le  tout  sur  une  brique  modérément  chaude,  et  on 
laisse  ainsi  la  préparation  pendant  une  heure  ou  deux  ;  de 
cette  façon,  le  baume  pénétrera  intimement  toutes  les  par- 
lies  de  l'objet;  le  temps  écoulé,  on  appuie  sur  la  lamelle 
comme  je  l'ai  indiqué. 

On  peut  remplacer  la  brique  chaude  par  une  plaque 
métallique  chauffée  au  bain-mavie  à  l'aide  d'une  lampe  a 
alcool,  ou  encore  chauffée  directement.  Dans  les  deux  cas, 
l'appareil  doit  être  placé  sur  un 
support,  tel  que  celui  représenté 
i  figure  iô.7. 

A  ce  moment,  la  préparation 
est  terminée  ;  on  la  laisse  refroi- 
dir et  on  l'examine.  Cet  essai 
décide  du  sort  de  la  préparation, 
qui  doit  être  parfaitement  nette, 
sans  bulles  ni  impuretés.  Avec 
un  peu  d'habitude,  on  réussit 
aisément. 

plG- li7.  Dans  le  cas  où  la  préparation 

serait  mauvaise,  ou  contiendrai!  quelques  bulles  d'air,  il 
faudrait  chauffer  les  lames,  détacher  soigneusement  la 
lamelle,  et,  tandis  que  le  bannie  e§t  liquide,  saisir  l'objet 
avec  la  pointe  d'une  aiguille  et  le  plonger  dans  la  liqueur 
pour  le  préparer  de  nouveau. 

Si  l'objet  était  trop  délicat,  on  se  contenterait  de  plonger 
la  préparation  dans  l'essence  de  térébenthine  qui  Unirait 
par  dissoudre  la  résine,  séparer  les  lames  et  mettre  l'objet 
à  nn.  On  pourrait  ensuite  le  placer  dans  la  liqueur  et  faire 
une  nouvelle  préparation. 
Mais  il  arrive  quelquefois  que  l'on  conserve  une  prépara- 
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tion  imparfaite,  soit  que  l'objet  préparé  soit  rare,  ou  soit  que 
les  imperfections  soient  peu  nombreuses  ou  presque  nulles, 
car  il  peut  se  faire  que  l'objet  soit  parfaitement  net,  tandis 
que  prés  de  lui  quelques  bulles  se  soient  formées.  On  corn** 
prend  aisément  que  dans  ce  cas  la  préparation  doit  être 
conservée. 

Ainsi  que  je  l'ai  dit,  l'objet  peut  être  recouvert  d'une 
lame  carrée,  ronde,  etc.  Au  chapitre  Accessoires,  j'ai 
donné  les  moyens  d'obtenir  ces  différentes  sortes  de  lames 
de  glace;  je  n'insisterai  donc  pas  sur  ce  point. 

Les  objets  que  l'on  prépare  pour  le  microscope  solaire 
sont  fixés  entre  deux  petites  rondelles  de  glace,  que  l'on 
maintient  dans  une  fiche  de  bois  à  l'aide  d'un  petit  anneau^ 
de  cuivre.  La  préparation  entre  ces  petits  disques  est  la 
même  que  celle  déjà  indiquée. 

On  peut  aussi  préparer  l'objet  entre  des  disques  de  glace 
de  grande  dimension  et  entre  des  plaques  de  glace  de  di- 
verses formes.  A  ce  sujet,  la  préparation  est  toujours  iden- 
tique avec  celle  décrite. 

Ha  méthode  pour  préparer  les  objets  peut  servir  pour 
des  corps  d'assez  grande  dimension,  tels  que  des  ailes  de 
papillon  de  la  grandeur  de  celles  du  vulcain,  etc.  Si  les 
objets  devaient  être  plus  grands  ou  que  l'on  voulût  en 
réunir  plusieurs  sur  la  même  lame,  il  faudrait  alors  re- 
courir à  des  moyens  particuliers  tendant  à  extraire  les 
bulles  d'air,  et  se  servir  de  la  machine  pneumatique. 

La  préparation  terminée,  il  est  indispensable  de  la  net- 
toyer, afin  d'enlever  l'excès  du  baume  qui  a  été  expulsé 
par  la  pression  que  l'on  a  fait  subir  aux  glaces.  Le  nettoyage 
des  préparations  se  fait  à  l'aide  d'un  linge  imbibé  d'alcool  ; 
on  peut  aussi  à  l'aide  d'un  vieux  canif,  gratter  légèrement 
les  bords  des  lames,  afin  de  faciliter  le  nettoyage,  qui 
s'opère  comme  je  viens  de  l'indiquer. 
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Cela  fait,  on  peut  entourer  U  préparation  de  handclettes 
de  papier,  au  centre  desquelles  on  a  ménagé  une  ouver- 
ture, laissant  a  jour  la  partie  des  glaces  entre  lesquelles 
se  trouve  l'objet.  Cette  ouverture  se  fait  a  l'aide  des  em- 
porte-pièces dont  j'ai  parlé. 

On  écrit  ensuite  les  désignalions  relatives  à  l'objet,  et  il 
ne  reste  plus  qu'à  placer  ce  dernier  dans  la  collection. 

Un  autre  moyen,  et  qui  me  semble  parfait,  consiste  à 
laisser  la  préparation  telle  quelle,  et  a  écrire  sur  la  lame 
même,  A  l'aide  d'un  diamant,  les  désignations  que  l'on 
juge  convenables. 

On  aura  soin  d'ajouter  au  nom  des  objets  les  circon- 
stances et  l'endroit  où  ils  auront  été  recueillis,  car  souvent 
bien  des  souvenirs  agréables  s'y  rattachent,  et  un  souvenir 
agréable  procure  souvent  plus  de  jouissances  que  la 
réalité. 

Quant  aux  bottes  pour  serrer  les  préparations,  j'en  ai 
donné  la  description  au  chapitre  Accessoires. 

Les  mnyens  que  j'ai  indiqués  dans  le  courant  de  ce  cha- 
pitra peuvent  être  facilement  employés  et  donnent  à  coup 
sûr  de  bons  résultats.  -Mais  il  existe  aussi  d'autres  pro- 
cédés, dont  je  vais  donner  un  aperçu. 

Une  excellente  méthode  est  celle  que  je  vais  décrire. 
Par  ce  moyen,  on  obtient  des  préparations  d'une  transpa- 
rence et  d'un  tint  merveilleux.  L'objet  parfaitement  nettoyé 
est  placé  entre  deux  lames  de  verre  avec  une  quantité 
suffisante  de  térébenthine  de  Venise,  on  laisse  ensuite 
reposer  cinq  à  six  jours  ou  davantage.  On  plonge  alors 
les  lames  dans  un  vase  contenant  de  l'essence  de  térében- 
thine qui  dissout  la  résine  et  met  l'objet  à  nu.  Les  objets 
retirés  de  l'essence  sont  égoullés  au  moment  de  les  pré- 
parer. 

On  met  alors  une  gouttelette  de  baume  sur  une  lame  de 
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glace,  on  place  cette  lame  sur  le  hain-marie,  on  laisse 
un  peu  chauffer,  on  dépose  l'objet,  puis  après  avoir 
mouillé  d'essence  le  côté  de  la  lamelle  qui  doit  être  en 
contact  avec  l'objet,  on  applique  cette  lamelle,  on  appuie 
pour  chasser  l'excès  du  baume,  on  retire  puis  on  laisse 
sécher. 

Pour  mouiller  la  lamelle,  on  la  saisit  par  les  côtés  à 
l'aide  d'une  pince  et  on  l'applique  sur  la  surface  de 
l'essence  de  térébenthine.  On  peut  aussi  ne  pas  retirer  de 
suite  la  préparation  du  bain-marie  et  la  laisser  quelques 
temps,  de  façon  que  le  baume  se  solidifie  bien  par  le 
refroidissement.  Du  reste,  ainsi  que  je  l'ai  déjà  dit,  on  ne 
doit  employer  que  du  baume  demi-fluide. 

Cette  méthode  est  employée  généralement  par  les  pré- 
parateurs, elle  fournit  de  très-belles  préparations  et  per- 
met d'en  faire  un  grand  nombre  en  peu  de  temps. 
Pour  ceux  qui  ne  veulent  pas  se  donner  la  peine  de  pré- 
parer, ils  peuvent  se  procurer  de  fort  jolis  spécimens  chez 
M.  Bourgogne  père,  qui  possède  des  collections  variées 
relatives  à  l'entomologie,  à  la  botanique,  etc. 

Pour  les  coupes  d'os,  de  dents,  etc.,  nous  ne  saurions 
trop  recommander  aux  amateurs  les  préparations  de 
M.  Marchand. 

Les  belles  préparations  d'histologie  ne  se  trouvent 
pas  dans  le  commerce  ;  c'est  seulement  dans  les  collec- 
tions de  nos  célèbres  docteurs  qu'on  peut  les  admirer; 
cependant,  en  Angleterre,  on  trouve  de  fort  beaux  échan- 
tillons,^! les  injections  de  M.  Hett  n'ont  certes  pas  de 
rivales. 

M.  le  professeur  Belleroche  (d'Anvers),  qui  excelle  dans 
l'art  de  préparer,  a  bien  voulu  nous  communiquer  sa  mé- 
thode de  préparer  les  objets  au  baume.  Nous  nous  empres- 
sons de  la  publier. 
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On  lient  la  lame  de  verre  quelques  secondes  au-dessus 
de  la  flamme  d'une  lampe  à  alcool,  on  retire  la  lame,  puis 
prenant  une  goutte  de  baume  à  l'aide  d'un  tuyau  de  plume 
taillé  en  bec,  on  dépose  celle  goutte  sur  la  lame,  elle  se 
liquéfie  à  l'instant  et  forme  un  disque  uni  et  sans  globules 
d'air,  on  y  dépose  l'objet,  on  ajoute  une  très-petite  quan- 
tité de  baume,  puis,  avant  que  ce  dernier  ne  soit  refroidi, 
on  applique  le  couvercle  légèrement  chauffé,  on  presse  lé- 
gèrement, puis  on  laisse  sécher. 

Ce  mode  de  préparation  est  parfait  ;  les  lames  nettoyées, 
on  inscrit  autour  de  la  lamelle,  et  à  l'aide  d'un  pinceau, 
un  petit  filet  de  vernis  noir  du  Japon.  Ce  procédé  est  meil- 
leur que  d'envelopper  l'objet  avec  du  papier,  ce  qui  pré- 
sente bon  nombre  d'inconvénients. 

M.  Quekett  nous  apprend,  dans  son  Traité  du  micros~ 
cope,  que  quelques  personnes  tiennent  leur  baume  du  Ca- 
nada dans  un  vase  qui  peut  être  chauffé  au  moment  de 
faire  usage  du  baume. 

L'objet  étant  placé  sur  la  lame  de  glace,  une  gouttelette 
de  baume  liquéfié  y  est  alors  appliquée,  puis  le  couvercle, 
préalablement  chauffé,  posé  sur  l'objet  ;  et,  si  cela  devient 
nécessaire,  on  peut  chauffer  un  peu  les  lames  lorsqu'elles 
sont  réunies  par  la  substance  résineuse. 

H.  Assier  de  Pompiguan,  micrographe  distingué  et  des 
plus  zélés,  a  bien  voulu  nous  communiquer  les  procédés 
qu'il  emploie  pour  préparer  les  objets.  Sa  collection,  que 
nous  avons  été  a  même  de  voir,  comprend  un  grand 
nombre  d'objets  préparés  avec  un  fini  merveilleux.  Nous 
transcrivons  ici  la  note  qui  nous  a  été  donnée  ; 

J'ai  expérimenté  pendant  plusieurs  mois,  pour  la  prépa- 
ration des  insectes  microscopiques,  cinquante  ou  soixante 
mélanges  de  sels,  d'acides  végétaux,  de  sirops,  d'huiles 
fines  et  volatiles  et  de  carbure  d'hydrogène. 
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Les  trois  liquides  qui  m'ont  donné  de  bons  résultats 
sont: 

1°  Eau 10  parties. 

Chlorure  de  sodium 1     — 

Acide  acétique quelques  gouttes. 

2°  Eau 1  partie. 

Glycérine 1     — 

3°  Sirop  de  glycose  légèrement  additionné  d'alcool. 

Hais  je  n'ai  pas  tardé  à  me  convaincre  de  la  grande  su- 
périorité des  préparations  au  baume  ou  à  la  térébenthine 
que  je  crois  applicables  à  tous  les  cas,  quand  il  s'agit  d'en- 
tomologie. 

Pour  conserver  des  insectes  entiers  et  d'une  certaine 
taille,  si  intéressants  à  examiner  avec  les  faibles  grossisse- 
ments du  microscope  simple  ou  composé  et,  surtout,  avec 
le  binoculaire,  voici  un  moyen  que  j'ai  toujours  employé 
avec  succès  : 

1°  Se  procurer  des  lames  de  verre  et  les  faire  percer 
d'un  trou  circulaire  central.  L'épaisseur  de  la  lame  sera 
la  hauteur  de  la  cellule  ou  cuvette  cylindrique  destinée  à 
contenir  les  insectes  (1). 

2°  Coller  à  chaud  avec  de  la  glu  marine  une  lamelle  cir- 
culaire sur  le  bord  de  la  cavité,  qu'elle  devra  dépasser  de 
2  millimètres  environ. 

3°  Déposer  les  insectes  dans  la  cellule  ainsi  préparée,  y 
verser  le  baume  ou  la  térébenthine  à  l'état  demi-visqueux, 
en  ayant  soin  que  son  niveau  dépasse  de  quelque  peu  ce- 

(1)  On  peut  aussi  se  servir  de  cellules  en  forme  de  tronçons  de  prisme 
ou  de  cylindre  que  Ton  colle  directement  sur  la  lame,  mais  ils  ne  sont 
malheureusement  guère  répandus  dans  le  commerce  français.  Leur  usage 
d'ailleurs  rend  la  préparation  un  peu  moins  transparente,  par  suite  de  la 
différence  relative  d'épaisseur  entre  la  laine  et  la  lamelle. 
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lui  de  la  lame  el  recouvrir  proprement  le  loul  d'une  se- 
conde lamelle  circulaire  qu'il  faut  assujettir  provisoirement, 
soiL  avec  la  presse  à  ressort,  soit  avec  des  lingots  de  plomb 
cylindriques. 

à°  Au  bout  d'un  jour  ou  deux,  l'excès  de  la  térébenthine 
qui  a  débordé  autour  de  la  lamelle  supérieure  est  assez 
sec  pour  permettre  de  clore  définitivement  la  cellule.  Je 
me  sers  a  cet  effet  de  la  tournelte,  du  pinceau  el  d'une 
solution  de  glu  marine  à  froid  dans  l'alcool,  ou  mieux 
encore  de  la  colle  forte  liquide  ordinaire,  additionnée 
de  sirop  de  glycose,  pour  l'empêcher  de  se  fendiller  en 
séchant. 

Les  préparations  ainsi  faites  offrent  beaucoup  de  pro- 
preté el  de  transparence,  et  peuvent  servir  pour  des  in- 
sectes relativement  gros,  en  choisissant  convenablement 
l'épaisseur  des  lames. 

Pour  les  insectes  plus  petits,  on  peut  former  avec  le  pin- 
ceau une  cellule  ordinaire  et  sertir  également  sa  lamelle 
avec  une  des  deux  substances  indiquées  plus  haut. 

Le  seul  liquide  préliminaire  à  l'adoption  duquel  je  me 
sois  déterminé  pour  ce  genre  de  préparation  est  l'essence 
de  térébenthine  rectifiée.  J'y  plonge  les  insectes  aussitôt 
pris,  et  un  jour  ou  deux,  souvent  même  quelques  heures 
suffisent  pour  distraire  leurs  déjections  et  dissoudre  l'excès 
des  substances  grasses,  de  manière  à  pouvoir  les  clore  dé- 
finitivement dans  leurs  sépuleres  embaumés.  Je  n'ai  jamais 
vu  decetle  manière  se  produire  les  vides  qui  me  désespé- 
raient, lorsque  je  laissais  se  dessécher  préalablement  pen- 
dant plusieurs  jours  l'insecte  ou  la  partie  d'insecte  que 
je  voulais  préparer. 

Enfin,  quand  il  s'agit  de  sujets  encore  plus  petits  la  cel- 
lule devient  inutile,  el  il  faut  laisser  sécher  la  préparation 
entre  la  lame  et  la  lamelle  par   la  méthode  ordinaire. 
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Gomme  elle  est  soumise  flans  ce  cas  à  une  assez  forte  près* 
sion,  le  séjour  préalable  dans  l'essence  de  térébenthine  ou 
X alcool  doit  être  plus  prolongé,  de  manière  à  dissoudre 
plus  complètement  les  parties  grasses. 

Il  faut  avoir  soin  aussi  de  ne  pas  trop  dessécher  la  téré- 
benthine ou  le  baume.  Une  préparation  qui  se  dessèche 
d'elle-même  et  lentement,  sous  une  pression  modérée,  est 
toujours  plus  aisée  à  faire  et  plus  belle  que  celle  où  il  faut 
saisir  sur  une  lampe  à  alcool  le  point  exact  et  très-fugitif 
de  liquéfaction  convenable. 

La  famille  nombreuse  et  fantastique  des  acariens  se  pré- 
pare très -facilement  par  cette  dernière  méthode.  Il  faut  les 
plonger  quelques  heures  dans  l'essence  de  térébenthine 
ou  l'alcool,  les  placer  sur  la  lame  dans  une  gouttelette  suf- 
fisamment visqueuse  de  baume  du  Canada  ou  de  térében- 
thine de  Venise,  ou  même  de  vernis  copal  à  l'essence  de 
spic,  apposer  la  lamelle,  presser  et  laisser  sécher. 

Si  on  veut  les  vider  préalablement  pour  donner  à  leurs 
téguments  une  netteté  plus  grande,  la  préparation  défini- 
tive est  encore  plus  prompte.  L'opération  du  vidage  se  fait 
sur  la  platine  du  microscope  de  dissection,  en  pressant 
adroitement  le  sujet  entre  deux  lames  de  verre  dans  une 
goutte  d'essence  de  térébenthine,  jusqu'  h  ce  que  tous  les 
viscères  soient  sortis  par  le  conduit  anal,  la  bouche  ou 
les  articulations  des  pattes.  Le  séjour  préalable  de  quel- 
ques heures  dans  la  térébenthine  ou  l'alcool  devient  dans 
ce  cas  évidemment  inutile. 

Plusieurs  autres  méthodes  d'employer  le  baume  ont  été 
indiquées  par  plusieurs  micrographistes;  j'ai  cru  devoir  les 
passer  sous  silence.  Du  reste,  on  pourra  soi-même  imaginer 
d'autres  procédés;  mais,  ayant  décrit  plusieurs  méthodes 
dont  les  résultats  sont  très-satisfaisants,  je  n'ai  pas  cru  de- 
voir entrer  dans  la  description  d'autres  procédés  qui  ne 
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me  semblent  pas  du  reste  parfaits,  et  qui  auraient  pu 
embarrasser  l'observateur  débutant  dans  la  science  miscros- 
copique. 

J'ai  dit,  en  commençant  ce  chapitre,  que  les  moyens  que 
j'indiquais  s'appliquaient  à  des  objets  d'un  certain  volume, 
tels  que  celui  des  tarses  des  petits  insectes,  des  tranches 
de  bois  d'un  diamètre  de  10  a  15  millimètres  et  de  divers 
autres  objets  de  même  dimension.  J'ai  dit  aussi  que  pour  les 
infiniment  petits  je  me  réservais  la  description  d'un  moyen 
particulier.  A  ce  sujet,  j'ajouterai  quelques  lignes  qui  me 
semblent  fort  utiles.  Si  l'on  veut  préparer  des  objets  tels 
que  des  enveloppes  siliceuses  des  infusoires,  des  farines 
ou  autres  corps  aussi  ténus,  il  faudra  employer  le  procédé 
qui  va  suivre. 

Le  baume  du  Canada  ayant  été  chauffé  et  refroidi,  comme 
je  l'ai  indiqué,  on  prend  la  lamelle  de  glace  et  l'on  y 
dépose  l'objet  du  côlé  qui  doit  être  placé  sur  le  baume. 
Cela  fait,  on  ajoute  sur  l'objet  une  petite  quantité  de  la 
liqueur  préliminaire,  pour  l'imbiber  complètement;  on 
attend  ensuite  un  instant,  de  façon  k  permettre  l'évapora- 
tîon  presque  complète  de  la  substance,  puis  on  place  la 
lamelle  tenant  l'objet  en  contact  avec  le  baume,  et  l'on  se 
comporte  comme  je  l'ai  déjà  indiqué. 

On  voit  que  ce  moyen  revient  au  même  que  celui  que 
j'emploie  pour  les  gros  objets,  mais  qu'il  était  important  de 
modifier  la  manipulation,  ne  pouvant,  pour  les  infiniment 
petits,  les  laisser  séjourner  comme  les  autres  corps. 

ftnta   e*p*l  *  reweaee   «a   •pf 
B  illmf  ■  —  Terala  ■■  tUtrtMnM.  - 


Le  vernis  à  tableaux,  dont  j'ai  parlé  au  commencement 
pour  laisser  séjourner  les  objets,  peut  aussi  être  employé 
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pour  les  maintenir  entre  les  plaques  de  glace.  Ce  moyen, 
employé  par  Ch.  Chevalier,  il  y  a  près  de  trente-cinq  ans, 
peut  aussi  fournir  de  belles  préparations.  Pour  rendre  le 
vernis  à  tableaux  susceptible  d'être  employé  pour  l'usage 
que  je  viens  d'indiquer,  il  faut  en  prendre  une  certaine 
quantité  que  l'on  fait  épaissir  au  bain-marie,  jusqu'à  consis- 
tance convenable  ;  cela  fait,un  objet  ayant  séjourné  quelque 
temps  dans  du  vernis  fluide,  et  étant  ensuite  épongé,  comme 
je  l'ai  indiqué  pour  le  baume  du  Canada,  il  ne  reste  plus 
qu'à  le  placer  entre  deux  glaces,  dans  une  gouttelette  de 
vernis  épaissi.  Ce  moyen  peut  donner  de  belles  prépara- 
tions, mais  le  vernis  étant  long  à  sécher,  les  préparations 
ont  le  désavantage  de  n'être  maniables  qu'après  un  cer- 
tain temps.  Pour  des  objets  très-délicats,  faciles  à  imbiber, 
ce  moyen  est  très-bon,  ainsi  que  le  suivant,  qui  est  encore 
plus  simple,  et  que  j'emploie  de  préférence  pour  les  aca- 
res  et  autres  objets  aussi  petits. 

Ce  moyen  consiste  à  se  servir  du  vernis  copal  à  Tes* 
sence  de  spic.  Ce  vernis  a  la  propriété  de  s'épaissir  promp- 
lement  à  l'air.  Lorsque  l'on  veut  s'en  servir,  on  en  verse 
une  petite  quantité  dans  une  vase,  et  Ton  attend  que 
le  vernis  soit  arrivé  à  une  consistance  convenable;  on  en 
prend  alors  une  gouttelette  qye  l'on  dépose  sur  une  lame 
de  glace  à  l'aide  d'un  petit  bâton  de  verre;  on  ajoute 
ensuite  l'objet,  puis  la  lamelle,  sur  laquelle  on  appuie 
légèrement,  de  façon  à  expulser  l'excès  de  substance 
conservatrice. 

Au  bout  de  quelques  jours  les  préparations  sont  sèches 
et  peuvent  être  nettoyées  avec  le  plus  grand  soin,  à  l'aide 
d'un  linge  imbibé  d'alcool. 

Ce  moyen  est  fort  simple  et  procure  la  facilité  d'obtenir 
de  belles  préparations. 

Suivant  leur  nature,  on  peut  laisser  les  objets  séjourner 
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quelque  temps  dans  l'essence  île  spic  (essence  de  lavande); 
niais,  en  général,  ce  moyen  n'étant  employé  que  pour  des 
infinitiienl  petits,  le  séjour  dont  je  viens  de  parler  les  alté- 
rerait, ce  qu'il  faut  éviter. 

Pour  les  objets  assez  groseldifliciles  1  imbilier,  tels  que 
les  parties  de  la  howdn  des  insectes  coléoptères  et  autres 
analogues,  ce  moyen  peut  être  employé  ;  mais  le  baume 
du  Canada  est  meilleur,  sa  nature  et  les  moyens  que  l'on 
emploie  pour  préparer  les  objets  facilitent  la  complète  im- 
bibilion  et  augmentent  la  transparence  des  objets  dont  je 
viens  de  parler. 

Lorsque  pur  la  pression  on  ne  peut  arriver  à  maintenir 
des  objets  entre  deux  plaques  de  glace,  avec  le  baume  du 
Canada,  c'est  qu'ils  sont  trop  épais,  et  conséquemment 
trop  opaques  pour  être  conservés  de  cette  sorte.  On  peut 
bien,  a  la  rigueur,  ajouter  quelques  petits  morceaux  de  pa- 
pier, de  carte,  sur  les  côtés  de  la  lame,  afin  de  faciliter 
l'opération;  mais  ce  procédé,  diflicile  à  mettre  en  prati- 
que, ne  procure  pas  de  bons  résultats:  je  ne  conseillerai 
donc  pas  son  emploi. 

Un  autre  vernis  du  même  genre  nous  a  été  indiqué  par 
M.  le  docteur  Lequoy ,  savant  observateur  et  habile  micro- 
graphe. Voici  la  manière  de  composer  cet  excellent  vernis  : 
On  prend  de»  morceaux  de  copal  tendre,  on  choisit  les 
plus  clairs,  et  ceux  qui  se  laissent  dissoudre  à  leur  surface 
par  une  petite  quantité  d'essence  de  romarin  ;  les  mor- 
ceaux choisis  sont  mis  en  poudre,  mêlés  avec  moitié  de 
verre  pilé,  puis  le  tout  est  mis  dans  un  matras,  avec  quan- 
tité suffisante  d'essence  de  romarin  ou  de  spic;  l'essence 
doit  surnager  d'un  doigt  ou  deux  la  poudre.  On  fait  fondre 
au  bain-marie,  dont  la  chaleur  ne  doit  pas  dépasser  celle 
de  l'alcool  bouillant  ;  la  même  température  doit  être  con- 
tinuée ju&qu'ri  ce  que  la  résine  soit  dissoute  en  totalité  ou 
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à  peu  près,  sans  la  pousser  trop  loin,  car  alors  il  se  dissout 
une  partie  de  gomme  végétale  qui  trouble  le  vernis. 

On  laisse  reposer  quelques  jours  et  Ton  décanle;  mais, 
comme  tous  les  vernis  faits  avec  les  gommes-résines  seules, 
il  n'a  pas  assez  de  corps;  il  faut  y  ajouter  une  petite  por- 
tion de  térébenthine  ou  de  baume  du  Canada.  Ce  vernis 
conserve  parfaitement  les  objets  de  nature  animale  sans 
se  fendiller  ou  se  résinificr;  il  ne  laisse  pas  de  globules. 

M.  le  docteur  Lequoy  emploie  aussi  le  vernis  suivant 
avec  grand  succès  pour  la  préparation  des  objets  transpa- 
rents. Il  se  compose  de  : 

Vernis  blanc  de  Schnoé 100  grammes. 

Baume  de  Canada quantité  suffisante. 

On  comprend  que  Ton  ajoute  du  baume  jusqu'à  consis- 
tance convenable.  Ce  vernis  a  l'immense  avantage  de  sé- 
cher très-vile. 

Un  autre  vernis  excellent  a  été  composé  par  M.  le  doc  • 
teur  H.  Frémineau,  savant  micrographe.  Pour  faire  "ce 
vernis  on  fait  digérer  au  bain-marie,  dans  un  flacon  à  di- 
,  gestion  : 

Baume  de  Canada 30  grammes.' 

Mastic  en  larmes  pulvérisé.. . .       10     — 
Chloroforme quantité  suffisante. 

Ce  produit  donne  d'excellents  résultat*,  et  nous  ne  sau- 
rions trop  le  recommander. 

Un  excellent  mélange  a  été  indiqué  par  M.  Deane  pour 
la  préparation  des  petits  objets.  Il  consiste  à  mêler: 

Glycérine . . •     120  gramme** 

GclaUnc 30       — 

dissoute  à  chaud  dau»  120  grammes  d'eau  distillée. 
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Poar  les  végétaux,  ta  gélatine  acidulée  donne  d'excel- 
lents résultats.  Ou  la  prépare  ainsi  :  On  prend  de  la  géla- 
tine claire  que  l'on  fait  fondre  au  bain-inarie,  et  l'on  ajoute 
un  quart  d'acide  pyroligneux,  et  quelquefois  une  petite 
quantité  d'alcool.  Relativement  à  la  gélatine,  on  doit  se 
rappeler  que  la  colle  de  poisson  fournit  celle  la  plus  pure. 
Pour  les  objets  végétaux  très-délicats,  M.  Lawrence  recom- 
mande le  produit  suivant  :  on  laisse  digérer  de  la  belle 
gélatine  dans  de  l'eau.  Pour  chaque  once  de  solution,  on 
ajoute  une  drachme  d'alcool  et  une  drachme  de  blanc 
d'œuf,  on  chauffe  pour  faire  coaguler  l'albumine,  puis  on 
filtre  au  linge. 
Pour  chaque  once  de  gélatine  ainsi  préparée,  on  ajoute  : 

Glycérine 6  drachme». 

Ou  bien  : 

Glycérine 2       — 

Eitu  camphrée 4       — 

Les  objets  doivent  d'abord  être  plongés  dans  : 

Glycérine 1  P*rUe. 

Eut  «leoolloce 1     — 

Je  signalerai  ici  la  méthode  que  l'on  doit  employer  pour 
obtenir  et  préparer  tes  sections  d'os  et  de  dents. 

Pour  les  os,  on  les  scie  avec  une  scie  très-fine,  on  use 
ensuite  la  coupe  sur  un  morceau  de  grès,  puis  on  les  passe 
sur  une  pierre  du  Levant  afin  de  les  amener  à  l'épaisseur 
désirable;  pour  tenir  la  section  d'os,  on  se  sert  d'un  liège 
de  dimensions  convenables.  Cette  plaque  de  liège  sert 
à  poser  les  doigts.'et  l'os  se  trouve  entre  la  pierre  et  le 
liège.  On  polit  à  sec  sur  une  pierre  d'Amérique.  Les  sec- 
lions  d'os  se  préparent  au  baume  du  Canada,  mais  il  y  a 
une  précaution  à  prendre,  car  le  baume  rend  l'os  trop 
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transparent.  Pour  obvier  à  cet  inconvénient,  on  se  sert 
d'une  dissolution  de  colle  forte  faite  à  froid.  A  l'aide  d'un 
pinceau,  on  en  passe  une  très-faible  couche  sur  les  sur- 
faces de  la  coupe  d'os,  on  laisse  sécher  deux  heures,  en- 
suite on  prépare.  Pour  les  tranches  de  dents,  on  les  obtient 
en  sciant  à  l'aide  d'une  scie  fine,  ou  mieux  à  l'aide  d'un 
fil  de  fer  fin  tendu  sur  un  arc  en  fer.  On  se  sert  de  l'émeri 
et  on  fait  une  coupe  que  l'on  amincit  ensuite  sur  un  plan 
en  verre  avec  du  grès.  L'épaisseur  désirable  étant  obtenue, 
on  use  la  coupe  en  la  maintenant  avec  un  liège,  sur  un 
plan  en  cuivre  ou  en  verre,  en  se  servant  des  émeris,  10, 
20,  30.  On  polit  sur  du  drap  enduit  de  rouge  anglais 
mouillé  d'un  peu  d'eau.  Le  drap  doit  être  collé  sur  une 
surface  plane. 

Les  coupes  de  dents  ainsi  obtenues  se  préparent  dans  la 
glycérine,  ou  autres  liquides. 

Ici  se  termine  ce  que  j'avais  à  dire  relativement  à  la 
préparation  des  objets  dans  les  substances  résineuses,  ver- 
nis, etc.  Les  préparations  obtenues  par  les  moyens  que 
j'ai  indiqués  présentent  le  plus  bel  aspect,  et  sont,  de  plus, 
complètement  inaltérables.  Les  collections  que  l'on  peut 
faire  sont  innombrables,  variées,  et  procurent  un  plaisir 
infini.  J'espère  que  les  conseils  que  j'ai  donnés  feront  de 
nouveaux  adeptes;  car,  en  les  suivant,  ils  posséderont  un 
nombre  infini  de  merveilles,  dont  la  plus  petite  excite  è 
jamais  l'admiration  la  plus  grande  pour  le  Créateur  du 
monde. 

CHAPITRE  XIV. 

PRÉPARATION  DES  OBJETS  DANS  LES  FLUIDES. 

Dans  ce  chapitre,  nous  décrirons  les  différentes  méthodes 
que  l'on  doit  employer  pour  conserver  les  objets  dans  les 
iluides. 

ARTHUR  CHEVALIER.  49 
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Ce  mode  de  prépara  lion  s'emploie  généralement  puni' 
les  corps  dont  l'organisation  est  accompagnée  de  liquides, 
el  aussi  pour  cerlains  objels  donl  la  nalure  réclame  l'in- 
tervention d'un  liquide,  aussi  bien  pour  leur  parfaite  per- 
ception que  pour  leur  conservation. 

La  préparation  des  objets  dans  les  liquides  devra  donc 
être  employée  pour  conserver  la  plupart  des  tissus  ani- 
maux et  végétaux,  pour  les  fibres  musculaires,  nerveuses, 
les  glandes,  les  ganglions,  etc.,  et  aussi  pour  toutes  les 
parties  obtenues  par  la  dissection  des  organes  delà  respi- 
ration, digestion,  circulation,  etc.  ;  en  un  mot,  pour  tous 
les  objets  habituellement  baignés  de  substances  fluides 
liées  à  leur  nature. 

Les  petites  algues,  ainsi  que  toutes  les  parties  anatomi- 
ques  des  végétaux,  telles  que  les  fibres,  les  vaisseaux,  les 
trachées,  les  stomates,  les  tissus,  etc.,  etc.,  seront  aussi 
conservés  dans  les  liquides. 

L'anatomie  végétale  et  animale  utilise  généralement  ce 
mode  de  préparation,  dont  les  résultats  fournissent  son- 
vent  de  précieux  et  rares  spécimens. 

Dans  les  opérations  chirurgicales,  certaines  organisations 
morbides  connues  à  l'aide  du  microscope  peuvent  être 
parfaitement  conservées  et  servir  ainsi  a  la  démonstration. 
La  préparation  dans  les'  fluides  est  peu  compliquée  :  elle 
peut  être  considérée  comme  plus  simple  que  celle  dans  les 
milieux  résineux.  Quelques  essais  pourront  convaincre 
de  suite  de  la  simplicité  des  procédés  que  nous  allons 
décrire.  ' 

Pour  préparer  les  objets  dans  les  fluides,  il  est  indis- 
pensable d'avoir  un  petit  récipient  pour  contenir  l'objet 
et  le  liquide  conservateur.  Ce  réservoir  s'adapte  sur  une 
lame  de  glace  d'une  grandeur  appropriée  à  celle  de  l'objet. 
En  général,  celles  que  nous  avons  décrites  peuvent  être 
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employées,  mais  il  arrive  aussi  que  Ton  est  forcé  de  s'en 
procurer  de  plus  grandes. 

Le  petit  réservoir  dont  nous  venons  de  parler  a  reçu  le 
nom  de  cellule.  Les  cellules  que  Ton  emploie  peuvent  être 
de  différentes  épaisseurs,  suivant  les  objets  qu'on  désire 
préparer. 

L'objet  et  le  liquide  étant  placés  dans  le  réservoir,  il  ne 
reste  plus  qu'à  clore  ce  dernier  à  l'aide  d'un  couvercle 
de  glace  mince,  que  l'on  maintient  à  l'aide  de  différentes 
substances  ;  l'objet  est  alors  emprisonné  dans  un  milieu 
liquide  destiné  à  le  conserver. 

D'après  ce  résumé  de  la  préparation  dans  les  liquides, 
il  nous  reste  à  décrire  minutieusement  les  moyens  à 
employer  pour  faire  les  cellules  destinées  à  contenir  les 
objets  de  peu  d'épaisseur  ;  celles  pour  les  objets  plus  épais, 
à  décrire  les  différents  liquides  conservateurs  et  leurs  pro- 
priétés, et  enfin  les  précautions  à  prendre  pour  placer  les 
objets  et  clore  les  cellules. 

Nous  examinerons  ces  différents  procédés  dans  l'ordre 
où  nous  les  avons  énoncés. 

Pour  préparer  dans  les  fluides  des  objets  excessivement 
petits,  il  suffit,  après  les  avoir  placés  sur  une  lame  de  glace 
dans  le  liquide  conservateur,  de  fixer  la  lamelle  mince  sur 
l'objet.  Ce  dernier  étant  recouvert,  il  suffit  de  passer  légè- 
rement sur  les  bords  de  la  lamelle  mince,  à  l'aide  d'un 
pinceau,  une  petite  quantité  de  vernis  composé  de  cire 
à.cacheler  dissoute  dans  l'alcool;  on  laisse  ensuite  sécher 
la  préparation,  et  de  la  sorte  l'objet  ne  peut  s'altérer. 

On  doit  avoir  à  sa  disposition  des  pinceaux  de  diverses 
grosseurs,  suivant  la  quantité  de  vernis  que  l'on  veut  ap- 
pliquer ;  mais  en  général  de  très-petits  pinceaux  suffisent; 
ceux  à  monture  métallique  sont  très-solides  et  commodes. 
Le  liquide  conservateur  doit  être  déposé  sur  la  lame  de 
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glace  ii  l'aMe  d'une  petite  baguette  de  verre  à  bout  mince 
et  arrondi  ou  effilé.  On  doit  également  en  avoir  de  divers 
diamètres. 

Le  mode  de  préparation  que  je  viens  d'indiquer  s'em- 
ploie pour  des  objets  excessivement  minces,  et  ceux-là  ne 
sont  pas  rares,  aussi  ce  moyen  est-il  fréquemment  em- 
ployé. 

Pour  fixer  les  lamelles  sur  les  lames  de  glace,  on  peut 
employer,  outre  le  vernis  de  cire  à  cacheter,  diverses  au- 
tres substances.  Ainsi  la  mixtion  dont  se  servent  les  doreurs 
(yold  sïze  des  Anglais)  est  très-bonne  pour  cet  usage.  Le 
vernis  noir  français  (dit  du  Japon)  peut  aussi  être  ent- 
cmployi'  (1),  mais  on  doit  préférer  à  tout,  un  mélange  à 
parties  égales  de  mixtion  des  doreurs  et  de  bitume  dissous 
dans  l'essence  de  térébenthine. 

Pu  reste,  les  cellules  que  l'on  emploie  pour  les  objets 
de  peu  d'épaisseur  se  font  avec  des  substances  analogues  ou 
semblables,  et  qui,  conséquemment,  peuvent  servir  pour 
l'usage  dont  je  viens  de  parler. 

Les  cellules  destinées  à  contenir  les  objets  de  peu  d'é- 
paisseur se  font  avec  un  pinceau  au  moyen  des  différentes 
substances  que  je  vais  indiquer. 

Suivant  la  forme  des  objets,  la  cellule  sera  faite  carrée, 


(fig.  1a8)  carre  long,  ovale,  circulaire,  etc.  Dans  les  tro 
premiers  cas,  il  suffit  d'inscrire  légèrement  à  l'aide  d'i 
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pinceau,  aussi  correctement  que  possible,  les  bords  de  la 
cellule.  Il  faut  avoir  soin  d'employer  un  pinceau  assez 
chargé  de  substances,  et  d'appliquer  plusieurs  couches 
pour  obtenir  l'épaisseur  que  l'on  désire,  autrement  les 
cellules  ne  sont  pas  régulières  et  deviennent  impropres  à 
l'usage  auquel  on  les  destine. 

La  cellule  formée,  on  la  laisse  sécher  à  l'abri  de  la  pous- 
sière ;  avec  les  substances  que  l'on  emploie,  la  dessiccation 
s'opère  en  quelques  heures,  et  quelquefois  moins,  surtout 
si  l'on  agit  en  été. 

Les  cellules  faites  au  pinceau  doivent  toujours  avoir  peu 
d'épaisseur,  et  servir  pour  des  objets  très-minces.  Du  reste, 
il  serait  difficile  de  faire  à  l'aide  du  pinceau  des  cellules 
d'une  certaine  épaisseur,  qui,  au  reste,  n'auraient  aucun 
avantage. 

Pour  faire  des  cellules  circulaires  (fig.  149)  il  faut 


Fig.  149. 


nécessairement  employer  un  moyen  mécanique,  afin  d'avoir 
des  cellules  régulières.  A  cet  effet,  on  se  servira  de  la 


Fig.  150. 


tournette  imaginée  par  M.  Hett  (fig.  450).  La  lame  est 
fixée  sur  un  disque  de  cuivre,  qui  se  meut  sur  un  pivol; 
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on  pince  le  pinceau  sur  la  lame,  suivant  le  diamètre  désiré 
pour  la  cellule;  on  fail  mouvoir  le  disque  et  l'on  obtient 
une  cellule  circulaire.  Si  elle  doit  être  épaisse,  on  laisse 
an  peu  sécher  et  l'on  donne  une  autre  couche. 

On  pourrait  aussi  construire  une  petite  machine  desti- 
née à  faire  des  cellules  ovales;  mais  comme  la  régularité 
complète  n'est  pas  nécessaire,  on  arrivera,  dans  la  plupart 
îles  cas,  a  de  bons  résultats,  sans  s'aider  d'un  appareil 
mécanique. 

Voyons  maintenant  quelles  sont  les  substances  que  l'on 
doit  employer  pour  faire  les  cellules. 

En  première  ligne,  nous  placerons  la  mixtion  des 
doreurs,  unie  à  une  dissolution  de  bitume  de  Judée  dans 
l'essence  de  térébenthine.  Cette  dernière  solution  se  fait 
île  la  manière  suivante,  Dans  un  flacon  Marge  col  et  d'une 
contenance  deux  fois  plus  grande  que  la  substance  à  pré- 
parer, on  introduit  du  bitume  de  Judée  réduit  en  poudre; 
on  ajoute  ensuite  de  l'essence  de  térébenthine.  On  remue 
le  mélange,  puis  on  laisse  digérer  deux  ou  trois  jours  en 
ayant  soin  de  remuer  de  temps  en  temps  à  l'aide  d'une 
baguette  de  verre.  On  doit  obtenir  un  vernis  très-épais, 
de  consistance  irès-sirupeuse  et  d'une  grande  homogénéité. 
On  ajoute  du  bitume  ou  de  l'essence  pour  arriver  à  ce 
résultat,  car  les  proportions  dépendent  de  la  qualité  du 
bitume.  Cette  substance  est  parfois  si  mauvaise  qu'elle  ne 
peut  se  dissoudre  dans  l'essence.  Le  choix  du  bitume  est 
donc  de  la  plus  haute  importance.  Les  mélanges  suivants 
devront  être  employés  pour  faire  les  cellules  : 

Mixtion  dei  dormit 1  partie. 

Bilumc  CD  dissolution . .      1      — 

Ou  bien  : 

Million  îles  doreur* 2     — 

Bit»  me 1     — 
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Au  moment  de  faire  des  cellules,  on  mêle  les  deux  sub- 
stances dans  un  petit  vase  à  l'aide  d'un  bâton  de  verre.  On 
peut  conserver  de  la  substance  prête  dans  un  flacon,  mais 
il  vaut  mieux  n'en  faire  le  mélange  qu'au  moment  de  s'en 
servir. 

Le  vernis  copal  à  l'essence  de  spic  peut  aussi  être  em- 
ployé pour  faire  des  cellules,  après  l'avoir  laissé  évaporer 
pendant  quelque  temps,  afin  de  lui  donner  la  consistance 
désirable  pour  l'usage  auquel  on  le  destine. 

Le  bitume  ou  asphalte  seul  en  dissolution  dans  l'essence 
de  térébenthine  peut  aussi  être  employé,  ainsi  que  diffé- 
rentes autres  solutions  de  la  même  substance  que  j'ai  faites, 
et  qui  m'ont  donné  des  résultats  très-satisfaisants. 

Ainsi,  outre  la  térébenthine,  on  peut  employer,  pour 
dissoudre  le  bitume  : 

L'essence  de  mirbane, 
L'huile  de  iiaphtc, 
L'huile  de  pétrole, 
L'huile  de  schiste, 
L'huile  de  houille, 
L'essence  de  lavande, 
Le  sulfure  de  carbone. 

L'asphalte  en  dissolution  donne  de  bons  résultats,  mais 
il  a  l'inconvénient  d'être  un  peu  trop  sec  et  de  faire  des 
cellules  quelquefois  trop  fragiles.  En  le  mêlant  à  la  mixtion 
des  doreurs }  il  devient  beaucoup  plus  facile  à  employer. 

Les  diverses  solutions  de  bitume  que  je  viens  d'indiquer 
fournissent  aussi  de  bons  résultats  en  les  mélangeant  à  par- 
ties égales  avec  la  mixtion. 

Parmi  les  meilleurs  dissolvants  de  l'asphalte,  je  citerai 
l'huile  de  houille,  de  naphte,  et  l'essence  de  mirbane. 

Quant  à  la  térébenthine,  j'ai  déjà  indiqué  qu'elle  don- 
nait de  parfaits  résultats. 
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J'ai  Tait  de  nombreux  essais,  afin  d'arriver  à  des  résultats 
satisfaisants,  et  je  puis  affirmer  que  les  formules  que  j'ai 
indiquées  donnent  de  bons  effets. 

Différents  autres  mélanges  et  substances  peuvent  aussi 
servir  pour  faire  les  cellules.  Ainsi  le  vernis  gras,  mélangé 
a  parties  égales  avec  la  dissolution  de  bitume,  fournit  de 
bonnes  cellules. 

Le  vernis  français  (dit  du  Japon),  dont  j'ai  déjà  parlé, 
est  parfait  employé  seul  pour  les  cellules  minces. 

Mêlé  avec  la  mixtion  et  le  bitume,  il  donne  aussi  de  bons 
effets  dans  la  proportion  suivante  : 

Vernis  français. . , 1  pnrlics. 

Bitume 1     — 

Million t     — 

On  peut  aussi  employer,  suivant  l'idée  du  docteur  Le- 
quoy,  une  solution  de  gutia-percha  dans  le  sulfure  de  car- 
bone. 

Le  vernis  à  la  glu  marine,  de  madame  Audouiii .  est  aussi 
un  produit  précieux  pour  le  micrographe.  Ce  vernis,  que 
l'on  doit  laisser  épaissir  &  l'air  avant  de  l'employer,  peut 
servir  à  faire  des  cellules,  à  clore  les  couvercles.  Il  a  l'im- 
mense avantage  d'être  inaltérable  aux  divers  produits  em- 
ployés. 

La  gomme  laque  dissoute  dans  le  naphte  fournit  aussi 
un  très-bon  vernis.  On  vend  ce  produit  en  Angleterre,  sous 
le  nom  de  Hqttid  glue. 

Le  blanc  de  plomb  ou  de  zinc,  préparés  a  l'huile,  peuvent 
aussi  servir  a  faire  de  bonnes  cellules.  La  marche  à  suivre 
est  la  même  que  pour  les  autres  substances.  Seulement, 
ces  cellules  ont  l'inconvénient  d'être  longues  à  sécher.  En 
mêlant  au  blanc  de  plomb  ou  de  zinc  une  petite  quantité 
de  litharge  et  de  minium,  on  remédie  à  cet  inconvénient  ; 
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malgré  cela,  beaucoup  de  micrographistes  emploient  la 
substance  seule. 

Ordinairement  on  emploie  la  cellule  aussitôt  faite,  et  on 
la  clôt  à  l'aide  d'un  petit  couvercle  de  glace  mince,  en  ap- 
puyant légèrement;  on  passe  ensuite  sur  les  bords  de  la 
lamelle  et  de  la  cellule  une  petite  quantité  d'huile  d'a- 
mandes douces,  afin  de  boucher  les  moindres  interstices. 
Si  l'on  emploie  des  cellules  sèches,  on  aura  soin,  avant  de 
s'en  servir,  de  passer  sur  les  bords  une  petite  quantité  de 
blanc  de  plomb  frais,  afin  de  permettre  l'adhérence  du 
couvercle.  Les  cellules  doivent  être  assez  grandes  pour 
que  l'objet  ne  vienne  pas  y  toucher  :  il  faut,  au  contraire, 
laisser  une  certaine  marge  entre  les  parois  de  la  cellule  et 
l'objet.  Cette  recommandation  s'applique  à  tous  les  genres 
de  cellules. 

En  terminant  ces  indications,  je  dirai  que  les  solutions 
salines  ou  autres,  ne  contenant  que  de  faibles  proportions 
d'alcool  ou  essences,  peuvent  être  contenues  dans  les  cel- 
lules faites  avec  la  mixtion  des  doreurs  et  ses  mélanges. 

Pour  les  solutions  plus  fortement  alcoolisées,  on  peut 
employer  le  blanc  de  plomb  ou  de  zinc,  et  même  le  bitume 
dans  la  térébenthine. 

C'est  à  M.  Thwaites,  célèbre  naturaliste,  que  l'on  doit 
l'idée  de  l'emploi  de  la  mixtion  des  doreurs.  Il  l'a  d'abord 
indiquée  comme  devant  être  employée  seule  ;  mais  plus 
tard,  ayant  reconnu  que  cette  substance  séchait  trop  diffi- 
cilement, il  a  spécifié  qu'il  fallait  prendre  parties  égales  en 
volume  de  noir  de  fumée  et  de  litharge,  que  l'on  délaye 
ensuite  dans  mixtion  et  vernis  dit  du  Japon,  jusqu'à  con- 
sistance convenable. 

Les  procédés  que  je  viens  d'indiquer  s'emploient  pour 
les  cellules  de  peu  d'épaisseur.  Pour  les  cellules  épaisses, 
on  coule  à  chaud  de  la  glu  marine  sur  une  lame  de  glace, 
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J'ai  obtenu  de  bons  effets  en  fillrant  seulement  au  pa- 
pier, ou  en  déposant  sur  le  lillre  une  petile  quantité  de 
kaolin  épuré. 

La  liqueur  obtenue  est  incolore  et  doit  être  conservée 
dans  des  flacons  parfaitement  bouchés. 

M.  QuekelL  ajoute  que  l'on  peut  mélanger  le  liquide  île 
M.  Thwailes  avec  de  l'eau  saturée  de  camphre.  Ce  mélange 
se  fait  à  parties  égales. 

Je  n'ai  pas  essayé  celle  dernière  solution  <jui  doit,  du 
Nifa,  donner  de  bons  effets. 

Ulrtérimt. 

C'est  à  M.  Waringlon  que  l'on  doit  l'idée  de  l'emploi  de 
celle  substance.  Suivant  lui,  elle  conserve  très-bien  la 
couleur  verle  des  infnsoires,  el  aussi  les  lissus  végétaux  et 
animaux. 

On  l'emploie  dans  les  proportions  suivantes  : 

filycériiw 1  partie. 

Eau  distillée 2     — 

Pour  les  coupes  d'os,  de  dents,  etc.,  on  peut  employer  : 

Glycérine ...    I   partie, 

Solution  aqueuse  de  chlorure  ou 

nitrate  de  calcinai  à  10  p.  100.     2     — 

Un  excellent  mélange  est  celui  de  gomme  et  de  glycé- 
rine. H  s'emploie  pour  les  tissus  animaux  el  végétaux. 
Voici  les  meilleures  proportions  : 

Solution  épai*st  de  gomme h  partie». 

Ban 1     ._ 

La  glycérine  pure  doit  se  dissoudre  complètement  dans 
l'alcool  acidulé  par  l'acide  sullurique. 
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La  meilleure  glycérine  est  celle  anglaise  de  Conor. 
La  glycérine  est  précieuse  en  raison  de  son  peu  de  ré- 
fringence. 

■■Ile  de  rlctn,  eMeaee  de  ellrea,  hwlle  ■■©. 

M.  Warington  a  aussi  indiqué  que  Ton  pouvait  employer 
pour  les  crustacés,  les  petits  champignons,  les  insectes  pa- 
rasites, Y  huile  de  ricin  (castor  oit)  rectifiée.  Pour  les  pol- 
lens, l'essence  de  citron  réussit  bien,  mais  l'huile  blanche 
non  figeable  des  horlogers  est  le  liquide  le  plus  pariait 
pour  cet  usage. 

Xapkte. 

M.  Quekett  a  remarqué  que  le  naphte,  employé  dans  les 
proportions  de  1  gramme  de  naphte  sur  8  d'eau  distillée, 
conservait  parfaitement  les  substances  animales.  Cette 
remarque  est  fort  juste,  et  ce  liquide  donne  d'excellents 
résultats.  J'ai  toujours  considéré  le  naphte  comme  une 
excellente  substance,  et  je  ne  doute  pas  que,  substitué  à 
la  créosote,  dans  le  liquide  de  M.  Thwaites,  il  ne  produise 
des  résultats  égaux,  sinon  meilleurs. 

SUleate  de  peUuMe* 

Le  vernis  au  silicate  de  potasse  est  un  excellent  milieu 
pour  préparer  les  objets.  On  met  la  pièce  humectée  d'eau 
sur  le  porte-objet  ;  on  y  laisse  tomber  une  goutte  de  sili- 
cate, puis  on  applique  la  lamelle.  —  Au  bout  d'une  demi- 
heure,  le  produit  est  solidifié.  Le  pouvoir  réfringent 
du  verre  soluble  est  aussi  faible  que  celui  de  l'eau;  les  ob- 
jets préparés  ont  donc  le  plus  bel  aspect.  —  Les  parties 
cornées,  les  nerfs,  muscles,  le  tissu  de  la  rétine,  se  conser- 
vant dans  colle  substance. 
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Hr<Irochlnrnte  de   ■omt»,   neliti> 

nntéolem,  ■«Mimi-  earronlf, 

—  Pretocblarare 

de   mercure. 

Je  dois  à  l'obligeance  de  M. 

le  docteur  Lequoy  les  for- 

mules  qui  vont  suivre.  Celle  du  docteur  Pacini  surtout 

donne  des  résultats  parfaits.  Ce  liquide  doit  donc  être  em- 

ployé exclusivement. 

Pour  les  parties  molles  en  général  : 

2 

Pour  les  parties  très-molles 

Alun 

....          2  grammes. 

Pour  les  parties  nerveuses  ; 

Hydrochlorate  <le  MHide 4  gramme. 

Sublima  corroeif. i  entlgr. 

Acide  araénieux 1     — 

Eau 10  grammes. 


Protochlorure  de  mercure 1  irrninmp. 

Chlorure  de  wdium 9      — 

Glycérine  blanche,  25» 13       — 

Eau  distillée H  3        — 


r   BUVe   psar   lea   naall  ■*(■■«■. 

Sel  de  Bayoniie 10  grammes. 

Alun  nmmonine.il 5       

Eau  llliréc H5       -_ 
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Filtrez  et  ajoutez  : 

Iodure  de  potassium 1  centigr. 

Bichiorure  de  mercure 5  millier. 

Eau 5  grammes. 

Liquide  du  docteur  Follin,  nanr  I»  relise  préalablement  durelc 

Bichromate  de  potasse ...      10  grammes. 

Sulfate  de  soude 2      — 

Eau 380      — 

Muttoa  aanente  d'aeMe  •■raatia.ae. 

L'acide  chromique,  dissous  dans  l'eau  jusqu'à  la  teinte 
jaune  paille,  peut  être  employé  pour  conserver  les  objets 
délicats,  et  peut  aussi  servir  pour  l'étude  et  la  conserva- 
tion des  liquides  vitreux  de  l'œil.  C'est  M.  Warington  qui 
a  indiqué  l'emploi  de  l'acide  chromique  pour  l'usage  que 
nous  venons  d'indiquer. 

Procédé  de  conservation  du  docteur  JHorel   (de    Btrasaonr*). 

M.  le  docteur  Morel  dans  son  savant  Traité  et  histologie 
indique  l'eau  sucrée  de  consistance  sirupeuse,  pour  con- 
server les  éléments  anatomiques.  On  en  fait  avec  l'eau  dis- 
tillée, et  l'on  a  soin  d'ajouter  quelques  gouttes  d'alcool  pour 
éviter  la  formation  des  sporules.  Ce  liquide  conserve  indé- 
finiment les  glandes,  la  cornée,  l'ovaire,  la  peau,  etc.  C'est 
donc  un  précieux  moyen,  facile  à  employer.  Nous  pensons 
que  pour  les  tissus  végétaux,  ce  liquide  donnerait  d'excel- 
lents résultats. 

Formules  dlveroe*  dn  doetenr  Ordenes. 

M.  le  docteur  Ordoûez,  savant  histologiste  qui  excelle 
dans  l'art  de  préparer  les  objets,  a  bien  voulu  nous  coin- 
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muniquer  les  formules  suivantes.  C'est  une  bonne  fortune 
pour  les  micrographes  : 

(ilycérinû  blanche 25  grammes 

Eau  distillée 10       — 

Tannin 50  n-nlicr. 

niM. 

Ce  liquide  est  très-utile  pour  les  préparations  de  peau 
ou  de  glandes.  Au  bout  d'un  certain  temps,  les  cléments 
anatomiques  prennent  une  coloration  marron  plus  ou 
moins  foncée;  mais  celle  circonstance,  loin  d'être  un  in- 
convénient, facilite  l'étude  des  détails. 

(Utérine  pure S  grammes. 

Eau  distillée 15       — 

Eau   jjh iv.- 5        — 

Aride  acétique 5  goutte». 

Klltrei  et  rruismiu  iliin-  Ai"  ll.iii.il-  bien  l»iiirliés. 


Ce  liquide  est  très-bon  pour  les  préparations  de  carti- 
lages, de  peau,  de  nerfs,  d'entozoaircs,  etc. 


Alcool  nettté  eréowU... 1  — 

gaudectaïut 1  — 

liljrccriue  pure 5  — 

Eau  camphrée ià  — 

Filtra. 

Avec  ce  liquide,  on  peut  préparer  le  tissu  fibreux,  les 
muscles,  les  capillaires- 

Eau  distillée ...  35  gramme?. 

Ill)cérine 1  — 

Alcool  reeUBé 1  — 

Solution  de  sublimé  (bichlorure 

de  mercure',  au  10* 10  garnies. 

ViKrti. 
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Avec  ce  liquide,  on  peut  préparer  la  plupart  des  tissus, 
des  glandes,  nerfs,  etc.  Il  sert  aussi  pour  les  produits  pa- 
thologiques. 

Eau  distillée 20  grammes. 

Acétate  d'alumine 1       — 

Filtrez. 

Pour  le  montage  des  tissus,  précédemment  colorés  par 
la  solution  de  carmin  et  pour  les  algues  colorées. 

Eau  distillée 25  grammes. 

Acide  arsénieux 5  centigr. 

Faites  bouillir  et  filtre*.  Ajoute!  : 

Eau    distillée    légèrement   cam- 
phrée       50  grammes. 

Pour  la  préparation  de  la  plupart  des  tissus. 

Eau  distillée 25  grammes. 

Alcool  créosotée 4 

Filtrez. 

Pour  les  préparations  du  tissu  musculaire,  pour  les  ten- 
dons, les  cartilages. 

Eau  distillée 20  grammes. 

Chlorure  de  sodium 5  centigr. 

Eau  camphrée 1  gramme. 

Filtrez. 

Pour  la  préparation  des  épithéliums,  des  cellules  ner- 
veuses. 

Eau  distillée 25  grammes. 

Glycérine  blanche 1       — 

Solution   aqueuse   d'acide   chro- 

raique 1       — 

Eau  camphrée 5      —  • 

Filtrez. 
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[.a  préparation  sèche,  on  passe  sur  les  bords  de  la 
lamelle,  et  avec  précaution,  une  petite  quantité  des 
substances  déjà  indiquées,  soit  mixtion,  vernis,  etc., 
puis  on  laisse  complètement  sécher.  On  nettoie  ensuite 
l'espace  transparent  du  couvercle,  et  la  préparation  est 
terminée. 

Ce  mode  de  préparation  est  plutôt  minutieux  que  diffi- 
cile. Ainsi,  il  faut  prendre  garde  de  ne  pas  mettre  trop  de 
liquide  dans  la  cellule,  et,  dans  ce  cas,  l'enlever  avec  de 
petils  morceaux  de  papier  buvard  ;  ensuite  on  devra 
prendre  les  plus  grandes  précautions  lorsque  l'on  appli- 
quera le  couvercle.  Le  reste  des  manipulations  est  aussi 
simple  que  facile. 

Les  préparations  daos  les  fluides  offrent  le  plus  bel  as- 
pect, el  l'on  est  grandement  récompensé  de  ses  petites 
peines,  quand  on  a  fait  une  préparation  d'un  objet  curieux, 
que  l'on  peut  considérer  à  loisir,  sans  craindre  qu'il  ne 
s'altère.  C'est  un  vif  plaisir  pour  un  micrographiste  de 
pouvoir,  à  tous  moments,  lire  un  mot  de  la  grande  page  de 
la  nature  ! 


Je  signalerai  ici  un  nouveau  composé  qui  donne  d'assez 
bons  résultats  pour  la  préparation  des  navicules  et  autres 
objets  très-délicats.  Voici  la  formule  de  ce  composé  : 

Dans  80  grammes  de  chloroforme  on  fait  dissoudre 
1  gramme  de  caoutchouc  naturel.  Lorsque  la  dissolution 
est  opérée,  on  ajoute  du  mastic  en  larmes  jusqu'à  consis- 
tance sirupeuse  ou  demi-sirupeuse. 

On  peut  avoir  deux  solutions  dans  les  conditions  que  je 
viens  d'énoncer,  pour  les  employer  suivant  la  nature  des 
objets. 

Pour  faire  usage  de  cette  substance  on  en  dépose  une 
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gouttelette  sur  une  lame  de  glace,  puis  on  place  l'objet, 
que  l'on  recouvrira  d'une  lamelle  mince,  sur  laquelle  on 
appuiera  légèrement.  On  laisse  sécher  un  jour,  puis  on 
passe  sur  les  bords  de  la  lame  une  petite  couche  des 
vernis  que  j'ai  déjà  indiqués  pour  cet  usage. 

Le  mélange  de  chloroforme,  mastic  et  caoutchouc,  avait 
été  indiqué  dans  d'autres  proportions  par  M.  Lender  (de 
Philadelphie). 

Les  préparations  faites  avec  la  solution  que  je  viens 
d'indiquer  sont  inaltérables  et  d'une  transparence  par- 
faite* 

J'indiquerai  ici  un  nécessaire  pour  les  préparations  et 
expériences  microscropiques,  dont  le  prix  minime  peut  en 
populariser  l'usage.  Une  boite  de  bois,  fermant  à  clef, 
contient  :  une  cuve  de  porcelaine,  douze  lames,  douze 
lamelles,  douze  pinceaux,  un  flacon  rodé  contenant  du 
baume,  une  lampe  à  alcool,  un  bain-marie,  quatre  pots 
de  porcelaine,  une  cloche  de  verre  à  support  rodé,  quatre 
baguettes,  une  pince  de  bois,  deux  entonnoirs,  deux  tubes 
de  verre,  une  mesure  graduée,  deux  verres  de  montre, 
dix-huit  flacons  contenant  :  huile  de  naphte,  alcool,  copal, 
mixtion,  bitume,  créosote,  sulfate  de  zinc,  glycérine,  acide 
chromique,  acide  acétique,  soude  caustique,  éther,  acides 
nitrique,  chlorhydrique,  sulfurique,  teinture  d'iode,  po- 
tasse, ammoniaque. 

Afin  de  rendre  tout  à  fait  complet  ce  nécessaire,  on  peut 
y  ajouter  une  tournette,  une  presse  à  dessécher,  de  la  glu 
marine,  des  tubes-cellules. 

Ce  nécessaire  est  le  complément  indispensable  du  mi- 
croscope et  le  vade-mecum  du  micrographe. 

Je  terminerai  ce  chapitre  en  transcrivant  les  ingénieux 
procédés  dont  se  sert  M.  Belleroche  (d'Anvers),  pour  la 
préparation  des  objets. 
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Pour  la  solution  de  chlorure  de  calcium,  je  crois  que  le 
mélange  que  vous  indiquez  es!  irop  faible,  soil  : 

Cntrium 1   gramme. 

En»  ttdOfa 5       — 

La  solution  indiquée  par  le  professeur  Schacht  se  com- 
pose de  : 

Calcium 1  partie. 

Etui  djft&Jfe 3     — 

et  c'est  celle  dont  je  me  sers  avec  succès ,  sans  altérer  la 
couleur  des  coupes  végétales,  les  diatomées  vivantes,  les 
mousses,  les  algues,  les  jungermanniées  et  autres  hépati- 
ques, etc.,  etc.  Il  esL  vrai  que  les  clostérios  et  les  desmi- 
diées  changent  leur  couleur  verl  intense  en  olive  tendre, 
mais  j'ai  pu  remarquer  que  les  autres  liquides  produisent 
le  même  effet  sur  ces  objets  microscopiques. 

Je  crois  que  le  mélange  ci-dessus  mentionné  offre  aussi 
la  densité  nécessaire  pour  empêcher  le  développement 
inattendu  et  fort  contrariant  de  certaines  mucédinées.  Et 
encore,  malgré  la  proportion  astringente  de  1  à  S,  j'ai 
découvert  que  le  Pénicillium  glaucum  s'y  développe  par- 
faitement, quoique  privé  d'air  et  de  lumière.  C'est  le  cas 
de  rappeler  qu'il  faut  éloigner  de  la  table  à  préparation 
toute  matière  moisissante.  Au  moment  de  préparer  un  cy- 
clone au  chlorure  de  calcium,  j'avais  oublié,  à  ma  portée, 
une  tranche  de  citron  moisie,  et  je  me  suis  aperçu,  plu- 
sieurs semaines  plus  lard,  que  mon  cyclope  portait  sur  la 
nuque  une  superbe  houppe  de  Pénicillium,  trop  belle  en 
vérité  pour  être  dérangée.  11  y  a  plus,  au  fond  même  de  la 
fiole  contenant  le  liquide,  il  se  forma  une  foule  de  touffes 
de  Pénicillium  aux  filaments  droits,  ramifiés  et  argentés, 
et  je  me  vis  forcé  de  jeter  contenant  et  contenu  pour  mo 
débarrasser  de  cette  lèpre. 
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Avec  la  méthode  dont  je  me  sers  pour  faire  mes  prépa- 
rations liquides  (toujours  avec  le  couvre-objet  carré),  je 
n'emploie  d'autres  outils  qu'une  pince  en  métal,  pour  ne 
pas  toucher  au  couvre-objet  avec  les  doigts  après  l'avoir 
essuyé,  un  scalpel  excessivement  mince  au  bout  pour 
soulever  s'il  y  a  lieu  le  couvre-objet,  un  pinceau  assez  fin 
pour  l'emploi  du  vernis,  et  du  papier  buvard  pour  enlever 
du  porte-objet  l'excès  de  liquide. 

Je  trace  sur  le  porte-objet,  avec  du  vernis  noir,  deux 
bandes  parallèles  dans  le  sens  de  la  longueur,  et  un  peu 
plus  longues  que  le  couvre-objet,  ayant  égard  aussi  à  sa 
largeur,  comme  dans  la  figure  158. 


Fie.  158. 

Vous  remarquerez,  monsieur,  que  je  laisse  ouverts  les 
deux  bouts  ;  l'épaisseur  de  l'objet  à  préparer  détermine  le 
nombre  de  couches  de  vernis  à  superposer  pour  arriver  à 
l'élévation  requise,  il  est  rare  que  cela  dépasse  trois  couches 
(qui  m'ont  suffi  pour  la  plupart  des  mousses,  hépatiques  et 
algues  des  charmants  fascicules  de  Wagner).  Une  plus 
forte  épaisseur  exclurait  l'usage  de  certains  objectifs  né- 
cessaires cependant  pour  divers  détails  dans  des  objets  qui 
n'exigent  dans  leur  ensemble  qu'un  faible  grossissement. 
Enfin,  cette  épaisseur  n'empêche  jamais  de  fermer  les  deux 
bouts  après  la  pose  du  couvre-objet. 

Avant  d'employer  le  porte-objet,  je  rafraîchis  la  surface 
du  vernis  par  une  dernière  et  très-mince  couche  de  même 
substance  ;  pour  assurer  l'adhésion,  je  dépose  entre  les 


quide,  ensuite 
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deux  bandes  une  assez  grosse  goutte  de  liquide,  t 
l'objet  ;'i  préparer,  donnant  à  ce  dernier  le  temps  de  s'im- 
biber, puis  je  laisse  tomber  le  couvre-objet  à  plat  sur  le 
liquide,  avant  reconnu  que  c'est  le  meilleur  moyen  pour 
chasser  l'air  qui  pourrait  s'arrêter  sans  cela  dans  la  prépara- 
tion. Le  couvre-objet  étant  fixé  par  la  pression  nécessaire, 
j'ajoute  du  liquide  (s'il  en  manque),  par  capillarité,  et  si  le 
liquide  déborde  par  l'un  des  deux  bouts,  ou  par  tous  les 
deux,  j'enlève  l'excédant  au  moyen  du  papier  buvard.  Le 
liquide  étant  parlai tcmenl  concentré  entre  les  deux  verres, 
et  le  pourtour  convenablement  séché,  je  ferme  les  deux 
bouts  au  pinceau,  et  achève  le  premier  encadrement  au 
vernis,  cl  le  lendemain,  lorsque  cet  encadrement  est  sec, 
j'en  applique  un  second  pour  terminer  la  préparation,  en 
donnant  au  vernis  une  épaisseur  suffisante  pour  l'égaliser 
partout,  et  achever  nettement  les  contours. 

Si  le  travail  a  été  bien  fait  il  n'y  aura  pas  d'air,  mais  si, 
par  trop  de  précipitation  on  a  mal  opéré,  et  s'il  reste  un 
peu  d'air  on  soulève  lentement  le  couvre-objet  à  l'aide  du 
scalpel  par  le  bout  le  plus  rapproché  du  globule,  et  après 
avoir  dégagé  l'air  on  ajoute  autant  de  liquide  qu'on  peut 
en  faire  absorber,  mais  par  le  bout  opposé,  pour  ne  pas 
risquer  d'avoir  d'autres  globules  par  engorgement.  On 
comprend  qu'il  faut  exercer  dans  ce  cas  une  nouvelle 
pression,  et  recourir  à  l'usage  du  papier  buvard. 

La  glycérine,  traitée  de  la  même  manière,  offre  cepen- 
dant un  peu  plus  de  difficultés,  car,  ce  qui  déborde  sur  le 
porte-objet  ne  s'enlève  pas  si  facilement  que  la  solution  de 
calcium,  et  si  la  siccilé  n'est  pas  parfaite  le  vernis  n'adhère 
pas  au  verre. 

Le  vernis  noir  dont  je  vous  ai  parle,  et  dont  je  me  sers 
pour  mes  préparations,  est  celui  qui  est  particulièrement 
recommandé  par  le  professeur  Schacht  pour  son   inal- 
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térable  durabilité,  ce  vernis  se  nomme  en  allemand 
Schwarzer  maskenlack,  n°  3,  et  se  fabrique  par  Beseler, 
Schûtzenstrasse,  n°  66,  à  Berlin  ;  mais  on  en  fabrique,  je 
crois,  partout,  et  celui  d'Anvers  ne  laisse  rien  à  désirer. 

Les  Hollandais  l'appellent  vuur  Iak  (littéralement,  ver- 
nis au  feu),  parce  qu'il  s'emploie  par  les  poéliers  pour  ver- 
nir le  tôle  à  chaud.  Il  a  l'avantage  de  ne  jamais  se  fen- 
diller, de  ne  pas  devenir  collant  ou  mou  en  été,  et  surtout 
de  sécher  promptement  sans  contractions;  je  possède 
une  fiole  de  bitume  de  Judée,  mais  je  n'ose  assurer  que 
son  emploi  soit  aussi  satisfaisant.  On  doit  laisser  sécher  les 
préparations  au  vernis  dans  une  position  horizontale  pen- 
dant une  huitaine  de  jours,  avant  de  les  poser  sur  champ 
dans  les  boites. 

Schacht  recommandé  d'avoir  deux  pots  de  vernis»  l'un 
contenant  du  vernis  assez  liquide  pour  former  à  une  très- 
faible  épaisseur  d'abord,  les  deux  premières  raies  paral- 
lèles sur  le  porte-objet,  l'autre  avec  du  vernis  plus  ou  moins 
évaporé  et  d'une  consistance  plus  convenable,  par  son 
épaisseur,  pour  la  fermeture  des  deux  bouts  du  couvre  * 
objet,  comme  aussi  pour  achever  l'encadrement  extérieur. 

Quand  j'ai  dit  que  je  laisse  tomber  le  verre  mince  à  plat 
sur  le  porte-objet,  je  ne  me  suis  peut-être  pas  assez  expli- 
qué. Pour  ne  pas  toucher  à  la  surface  du  verre  mince,  je 
le  saisis  avec  les  ongles  de  l'index  et  du  pouce  et  ne  le  laisse 
échapper  qu'après  l'avoir  rapproché  le  plus  possible  du  li- 
quide sans  toucher  au  vernis.  Dans  les  préparations  à  la 
glycérine,  il  faut  très-peu  de  ce  liquide  avant  de  poser  le 
verre  carré,  il  suffit  que  l'objet  soit  seulement  bien  couvert 
et  entouré  de  liquide,  pour  qu'il  n'y  ait  aucun  déborde- 
ment, parce  qu'il  est  facile  ensuite  d'introduire  entre  les 
deux  verres  la  quantité  de  glycérine  nécessaire  pour  for-» 
mer  le  plein,  et  que  ce  qui  déborde  s'enlève  moins  facile- 
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ment  que  le  calcium.  Dans  les  préparations  au  calcium,  il 
peut  y  avoir  une  plus  grande  quantité  de  liquide,  bien  en- 
tendu quand  l'objet  ne  forme  qu'une  seule  pièce,  telle 
qu'une  tranche  végétale  ;  car  si  la  préparation  se  compose 
de  plusieurs  particules  susceptibles  de  se  diviser  et  de  s'é- 
parpiller, comme  le  pollen  des  fleurs,  etc.,  trop  de  liquide 
occasionnerait  la  dispersion.  Donc,  dans  ce  dernier  cas,  il 
faut  en  agir  comme  avec  la  glycérine. 

Ce  n'est  pas  toujours  chose  facile  que  de  compléter  la 
quantité  de  liquide  entre  les  deux  verres,  par  capillarité; 
si,  par  suite  du  travail  préliminaire,  il  n'est  plus  à  craindre 
que  l'objet,  déjà  noyé  dans  le  liquidé,  soit  en  contact  im- 
médiat avec  des  globules  d'air,  il  n'est  pas  moins  possible 
que  pendant  l'infiltration  il  se  forme  des  lacunes  à  l'entour 
de  l'objet,  contrariété  qui  oblige  de  soulever  un  bout  du 
couvercle,  ce  qu'on  doit  toujours  tâcher  d'éviter;  on  y 
parvient  en  faisant  attention  à  ce  que  le  liquide  juxtaposé 
pour  l'absorption  soit  en  très-petite  quantité  en  une  fois, 
et  par  une  fréquente  répétition  ;  ensuite  à  ce  que  la  juxta- 
position se  fasse  à  un  point  quelconque  des  deux  extrémités 
oh  le  liquide  touche  au  bord  du  verre  carré.  Mon  dessin 
(fig.  150)  en  donnera  une  idée  exacte.  On  vient  de  poser 


Fie.  159. 


le  couvre-objet,  et  d'exercer  la  pression  nécessaire  pour 
assurerl'adhésion,  les  bouts  G  et  D  sont  encore  ouverts,  B 
représente  le  vide  qui  reste  à  remplir,  A  est  le  liquide 
tlont  l'objet  est  parfaitement  entouré,  il  touche  au  bord 


DANS  LES  FLUIDES.  328 

en  C.  C'est  donc  là  qu'il  faut  déposer  successivement  et 
jusqu'à  satiété,  des  gouttes  de  liquide  pour  l'absorption. 

La  réussite  est  bien  plus  certaine  si,  avant  d'appliquer 
le  couvre-objet,  on  a  eu  soin  d'étendre  le  liquide  au  mi- 
lieu entre  les  deux  bandes  de  vernis,  pour  qu'il  touche  à 
ces  bandes  ;  alors  les  lacunes  ne  peuvent  plus  se  présenter 
qu'à  la  droite  et  à  la  gauche,  et  par  l'application  du  liquide 
supplémentaire  à  l'un  des  deux  bouts,  on  effectue  l'expul- 
sion directe  de  l'air  au  bout  opposé  et  son  rempiacement 
par  la  glycérine  ou  le  calcium,  tandis  que  le  plein  s'opère 
également  du  côlé  du  dépôt,  et  il  n'y  a  plus  qu'à  sécher 
au  moyen  du  papier  brouillard. 

C'est  un  point  très-important  de  donner  autant  de  li- 
quide que  les  verres  peuvent  en  absorber,  et  en  accordant 
le  temps  nécessaire  pour  la  parfaite  absorption,  jusqu'à 
satiété,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  parce  que,  si  on  négligeait 
cette  précaution ,  le  vernis  appliqué  ensuite  aux  deux 
bouts  passerait  en  partie  entre  les  deux  verres  et  gâterait 
l'aspect  de  la  préparation. 

Le  vernis  reste  forcément  en  dehors,  surtout  s'il  est 
assez  consistant,  quand  aucun  vide  n'existe  entre  les  deux 
verres. 

L'étendue  de  ces  remarques  peut  vous  sembler  puérile  ; 
mais  si  l'étudiant  n'y  a  pas  égard,  il  peut  éprouver  assez  de 
contrariétés  pour  douter  de  la  méthode,  si  facile  cependant 
après  un  peu  de  pratique,  à  part  la  seule  difficulté  de 
quelque  importance  dont  j'ai  eu  l'honneur  de  vous  parler. 
D'ailleurs,  j'explique  ici  une  méthode  préconisée  par  le 
docteur  Schacht  déjà  assez  longtemps  avant  la  publication 
de  son  traité,  qui  a  paru  en  186S,  et  dont  j'ai  eu  connais- 
sance par  M.  Henri  Van  Heurck,  à  la  suite  de  son  voyage 
à  Bonn. 

Vous  savez  déjà»  monsieur,  quel  en  a  été  l'heureux 
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Butlat  pour  moi  :  une  collection  d'excellentes  préparations 
au  nombre  de  1200,  en  moins  de  Iroîs  années!  Certes, 
ce  fait  doit  être  encourageant  pour  l'étudiant  qui  désire 
conserver  un  souvenir  indestructible  de  ses  observations 
microscopiques,  comme  pour  ceux  qui  hésitent  à  faire  l'ac- 
quisition d'un  instrument  qui  procure  tant  de  vives  jouis- 
sances. 

Qu'on  ne  s'imagine  pas  que  celte  facilité  à  se  faire  en 
peu  de  temps  une  riche  collection,  soit  aux  dépens  des 
commandes  que  l'on  pourrait  passer  aux  préparateurs  en 
renom  ;  j'ai  la  preuve  du  contraire,  car  plus  on  avance, 
plus  on  éprouve  le  désir  de  posséder  aussi  une  foule 
d'objets  que  nous  ne  savons  où  aller  prendre,  ou  bien  que, 
les  ayant  obtenus,  nous  no  savons  pas  préparer  avec  cette 
exquise  perfection  qui  est  le  secret  de  l'artiste.  C'est  ainsi 
que  j'ajoute  annuellement  à  ma  collection  50  à  100  prépa- 
rations de  MM.  Bourgogne,  dont  les  tests  surtout  sont  ini- 
mitables, 

Une  des  récréations  microscopiques  les  plus  attrayantes, 
à  mon  avis,  est  la  recherche  des  algues,  des  diatomées,  etc., 
qui  abondent  dans  les  eaux  de  presque  tous  les  fossés  un 
peu  profonds.  La  conservation  de  ces  objets  aux  innom- 
brables formes  est  d'un  attrait  irrésistible  ;  elle  procure 
le  moyen  de  les  revoir  et  de  les  étudier  plus  &  loisir,  de  les 
montrer  à  des  amis  capables  de  nous  en  indiquer  les  noms, 
on  de  les  chercher  nous-mêmes  dans  les  excellents  ou- 
vrages qui  existent  aujourd'hui  et  qui,  pour  la  plupart, 
sont  a  la  portée  de  toutes  les  fortunes.  Mais  il  faut  conve- 
nir que  pour  la  conservation  des  diatomées,  peu  de  per- 
sonnes auront  la  patience  de  s'y  prendre  comme  il  faut 
pour  les  avoir  d'une  propreté  irréprochable.  En  effet,  quelle 
patience  ne  faut-il  pas  pour  les  extraire  de  la  goutte  d'eau 
plus  ou  moins  trouble,  pour  les  iaver  dans  de  l'eau  dis- 
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tillée,  les  reprendre  une  à  une  après  les  avoir  fait  sécher, 
tout  cela  à  l'aide  du  microscope  simple  et  d'un  pinceau 
très-fin. 

J'ai  fait  environ  150  préparations  de  diatomées,  de  clos- 
téries, de  desmidiées,  etc.,  etc.,  par  un  procédé  beaucoup 
plus  simple  et  satisfaisant,  c'est-à-dire  en  faisant  abnéga- 
tion de  l'élégance. 

Parmi  ces  objets,  il  y  en  a  d'une  telle  petitesse  que  je 
les  aurais  infailliblement  perdus  si  j'avais  eu  la  prétention 
de  suivre  la  route  ordinaire,  en  passant  par  toutes  les 
manipulations.  Tels  sont  les  Pediastrum  Napoleonis,  les 
Syncrypta  volvox,  et  d'autres  volvociens  à  tous  les  degrés 
de  développement,  les  clostéries,  qui  se  déforment  au 
moindre  contact,  les  monades,  et  enfin  les  diatomées  pro- 
prement dites,  d'une  telle  ténuité  que  l'estomac  d'un  Sten- 
tor Mulleri  en  contient  souvent  une  quantité  incroyable. 

Après  avoir  laissé  reposer  pendant  huit  ou  dix  jours, 
dans  un  bocal  à  large  goulot,  une  quantité  d'eau  prise 
dans  un  fossé,  avec  un  peu  de  la  vase  qui  en  forme  le  lit, 
je  puise  dans  ce  bocal,  à  l'aide  d'un  tuyau  de  plume,  la 
quantité  d'eau  et  de  vase  qui  peut  remplir  au  tiers  un 
verre  de  montre  de  grandeur  moyenne  ;  je  laisse  encore 
reposer  cette  eau  pendant  une  heure,  exposée  à  une  vive 
lumière;  pendant  ce  temps,  les  diatomées  vivantes,  les 
desmidiées,  les  clostéries  et  une  légion  d'infusoires  se  dé- 
gagent de  la  vase  qui  se  concentre  au  fond  du  verre, 
pour  se  mouvoir  dans  l'eau  plus  ou  moins  claire  vers  le 
bord.  On  peut,  d'ailleurs,  bâter  la  concentration  des  corps 
étrangers  et  inertes  en  imprimant  à  l'eau  un  léger  mouve- 
ment de  rotation. 

A  l'aide  d'un  tuyau  de  plume  taillé  en  pelle,  je  prends 
dans  la  partie  claire,  et  en  grattant  un  peu  le  bord  (où  se 
collent  les  diatomées),  une  goutte  d'eau  que  je  dépose  sur 
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le  porte-objet,  entre  les  deux  raies  au  vernis  (pour  ne  plus 
devoir  changer  de  verre).  Cette  goutte  d'eau,  examinée  au 
microscope  composé  avec  un  objectif  de  force  moyenne, 
combiné  avec  un  oculaire  assez  fort  pour  donner  un  gros- 
sissement de  250  a  300  diamètres,  me  Tait  découvrir  une 
infinité  d'objets  propres  à  l'étude,  toujours  sans  couvre-ob- 
jet, parce  que,  en  levant  celui-ci,  on  déplacerait  l'objet 
qui  doit  rester  fixe,  quand  il  est  bien  en  place,  à  tel  point 
que,  parmi  mes  préparations  provenant  d'une  seule  goutte 
d'eau,  il  s'en  trouve  avec  environ  80  à  100  diatomées,  etc., 
représentant  15  à  20  différentes  espèces  parfaitement 
caractérisées. 

Je  n'ai  pas  a  craindre  les  grains  de  sable  tant  que  je  ne 
touche  pas  au  centre  du  verre  de  montre,  parce  que  la 
rotation  les  a  tous  réunis  sur  un  seul  point.  S'il  se  pré- 
senta sur  le  porte-objet  une  conferve  ou  un  corps  quel- 
conque qui  peut  nuire  à  la  préparation,  je  l'enlève  sans 
Taire  attention  a  quelques  llocosili'-s  qui  ne  sauraient  em- 
pêcher la  pose  du  couvre-objet. 

Ayant  choisi  dans  la  goulte  d'eau  l'objet  que  je  tiens  à 
conserver  isolément  pour  former  collection,  il  m'importe 
fort  peu  que  tout  le  reste  ne  vaille  rien,  qu'il  s'y  trouve 
quelques  impuretés,  etc. ,  l'essentiel  pour  moi  est  que  l'objet 
choisi  se  trouve  bien  placé,  c'est-à-dire  qu'il  soit  entouré 
d'une  marge  d'eau  claire  (condition  facile  à  satisfaire  sous 
■  le  microscope);  cela  étant,  je  mets  le  porte-objet  de  coté 
jusqu'à  ce  que  l'eau  soit  évaporée,  l'objet  s'attache  alors 
au  verre,  je  couvre  cet  objet  d'une  goutte  de  calcium,  et 
avant  que  l'objet  ait  pu  se  détacher,  c'est-à-dire  en  moins 
de  dix  secondes,  j'applique  le  couvre-objet  et  j'achève  la 
préparation  ;  mais,  au  lieu  de  faire  un  encadrement  comme 
pour  les  autres  préparations,  je  couvre  de  vernis  toute  la 
surface  du  verre  même,  à  l'exception  seulement  d'un 
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cercle  d'une  grandeur  exactement  suffisante  pour  pouvoir 
examiner  l'objet  par  le  système  à  immersion  (fig.  160),  ce 
qui  me  donne  une  foule  de  formes  d'encadrements,  mais  tou- 
jours d'un  fini  parfait  dans  leur  genre.  Ainsi,  par  exemple, 


FiG.  160. 

j'ai  obtenu,  par  ce  procédé,  des  préparations  d'une  admi- 
rable netteté,  non-seulement  des  objets  prémontiohné*, 
mais  de  cyclopes,  de  Satyrus  (de  Pritchard),  d'anguitlulès, 
de  larves  de  cousin,  d'araignées  d'eau,  de  lépadeïles  et 
d'autres  systolides,  mais  naturellement,  pas  de  vorticelles, 
de  rolifères  ou  d'autres  infusoîres  sans  carapace  ou  à  ca- 
rapace non  résistante,  parce  que,  à  l'instant  de  leur  mort, 
ils  perdent  leur  forme  pour  ne  devenir  qu'une  masse  mé  • 

*  • 

connaissable. 

Je  crois  que  si  on  enfermait  simplement  la  goutte  d'eau 
sous  verre,  le  résultat  serait  le  même,  quant  à  la  conser- 
vation de  tout  ce  qui  est  revêtu  d'une  carapace;  mais 
l'objet  ne  resterait  jamais  en  place  :  tantôt  il  se  logerait 
contre  le  bord  en  contact  avec  le  vernis  ;  tantôt,  au  lieu 
de  rester  à  l'endroit  dégagé  de  toute  impureté)  il  irait  se 
confondre  avec  d'autres  objets  ou  se  perdre  dans  un  corps 
étranger. 

On  pourrait  m'objecter  que  les  diatomées  préparées 
ainsi  dans  un  liquide  ne  montrent  plus  si  bien  les  stries  ; 
ceci  ne  serait  pas  exact  pour  toules  lès  diatomées;  d'ail- 
leurs, je  le  répète,  j'obtiens  des  tests  chez  M.  Bourgogne 
et  ne  fais  collection  que  pour  avoir  les  formes,  un  classe- 
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ment  intelligible;  car  pour  ce  qui  regarde  les  espères,  je 

n'ai  qu'à  ouvrir  le  bel  ouvrage  de  Smith. 

CHAPITRE  XV 

IHJKCTIONS   (1). 

Les  moyens  d'exploration  dont  se  sert  l'analomie  géné- 
rale sont,  les  uns  mécaniques  et  physiques,  les  autres 
chimiques. 

Dans  les  premiers  se  rangent  l'art  de  disséquer  à  l'œil 
nu,  à  la  loupe,  au  microscope.  Les  injections  appartien- 
nent à  ce  premier  groupe. 

L'exploration  des  vaisseaux  et  des  conduits  ne  peut  se 
faire  qu'à  l'aide  des  injections  de  diverse  nature  et  par 
divers  procédés.  Ce  sont  ces  procédés,  les  produits  et  les 
instruments  nécessaires  dont  nous  allons  donner  la  con- 
naissance. 

On  a  trop  de  tendances  à  croire  au  secret  que  possède 
tel  ou  tel  anatomiste  :  tons  emploient  à  peu  près  les  mêmes 
procédés;  le  véritable  secret  consiste  dans  l'adresse,  les 
précautions  nécessaires,  et  les  commençants  ne  devront 
pas  se  rebuter  en  faisant  de  nombreuses  écoles  :  chacun  a 
passé  ou  passera  par  là. 

CONDITIONS  MUTITES  AUX  INSTRUMENTS  IT  AUX  MATIÈRES  A  INJECTIONS. 

Pour  les  injections  à  faire  de  suite,  les  seringues  sont  les 
meilleurs.  Ce  sont  les  seringues  à  main  (  Charrière  )  n*  1 , 


DES  INJECTIONS.  329 

2  et  3,  c'est-à-dire  de  50  à  200  grammes  d'eau.  Elles  se 
composent  des  pièces  suivantes,  figure  161  : 


Fie.  161. 

a,  corps. 

6,  6,  porte -canule  lisse. 

c,  virole-oreille  à  huit  pans. 

d,  piston. 

ee,  oreille  circulaire  pour  retenir  la  seringue  en  sens 
inverse,  quand  on  la  remplit  d'une  main. 

d,  manchon  du  piston. 

/,  anneau  du  piston  pour  recevoir  le  pouce. 

Fig.  162.  Piston  séparé  pour  montrer  les  deux  pièces 
du  parachute  de  cuir  qu'on  relève  à  volonté  pour  main- 
tenir l'occlusion  hermétique  du  corps  de  la  seringue. 


Fig.  162.      Fig.  163. 


Fig.  16S.  Canule  fine  sans  oreille,  forme  conique, 
destinée  &  s'adapter  au  porte-canule  b  par  frottement, 
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l'extrémité  est  terminée  par  un  lul»e  cylindrique  destiné  à 

être  introduit  dans  les  vaisseaux. 

Quand  l'injection  devra  être  lente,  durer  longtemps  et 
se  faire  avec  de  l'essence  colorée,  on  se  servira  d'un  flacon 
À  doux  tubulures  (fig.  lôa),àl'une  desquelles  est  lulé  avec 
soin  un  lube  en  verre  coude  «,  qui  enfonce  peu  dans  le 


flacon,  et  porte  un  robinet  de  cuivre  fixé  à  j'aide  d'un  lube 
de  caoutchouc  b.  Ce  robinet  reçoit  la  canule  c  par  frotte- 
ment. 

L'autre  tubulure  reçoit  un  tube  dd  d'une  longueur  pro- 
portionnée a  la  pression  sous  laquelle  on  veut  faire  l'injec- 
tion, et  pouvant  se  dévisser  en  deux.  Il  descend  au  fond 
du  vase,  et,  le  flacon  étant  plein  de  matière  à  injection, 
on  remplit  le  tube  de  mercure  jusqu'à  la  hauteur  voulue  ; 
le  métal  s'accumule  en  h,  à  mesure  que  l'injection  sort, 
et  la  soulève  en  même  temps  qu'il  la  presse  plus  ou  moins, 
suivant  la  hauteur  de  la  colonne  mcrcuricllc  du  tube,  qui 
rarement  dépassera  70  centimètres. 
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Tel  est  le  second  des  moyens  indispensables  pour  pous- 
ser longtemps  et  lentement  une  injection  sous  une  pres- 
sion constante  ou  rendue  constante  par  l'addition  graduelle 
du  mercure. 

Les  plus  utiles  sont  des  aiguilles  d'acier  destinées  à 
déboucher  les  canules. 

Des  aiguilles  à  sutures  courbes  pour  passer  la  ligature 
autour  du  vaisseau  qu'on  injecte. 

S'il  survient  des  fuites  pendant  l'injection,  il  faut  avoir 
des  pinces  à  pression  continue,  telles  que  la  pince 
(fig.  165),  pour  fermer  l'ouverture,  et  de  petits 
cautères  à  pois  pour  brûler  l'ouverture  des  capil- 
laires qui  s'ouvrent. 

Je  passe  rapidement  sur  oes  détails  secondaires, 
la  vue  du  dessin  indiquant  suffisamment  l'emploi 
et  les  usages  de  l'instrument  représenté,  pour 
arriver  au  paragraphe  important.  fig.  les. 

§  3.  —  Dm  matière*  à  loJeetlM. 

Pour  les  grosses  injections,  le  mélange  de  suif,  deux 
tiers  térébenthine,  un  tiers  rouge  ou  bleu  de  Prusse  bien 
mélangé,  employé  à  chaud,  voilà  la  meilleure  injection. 

Pour  les  injections  fines,  il  n'en  est  plus  de  même  :  il 
faut  employer  des  matières  liquides  à  la  température 
ordinaire,  et  le  meilleur  mélange  consiste  à  employer 
des  couleurs  fines  (celles  des  peintres)  broyées  A  l'huile, 
délayées  ensuite  dans  l'essence  de  térébenthine. 

Le  second  mélange  est  la  cire  d'Espagne  dissoute  dans 
l'alcool  jusqu'à  saturation. 
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On  conserve  les  substances  dans  des  flacons  bouchés  à 
l'émeri  et  à  large  tubulure. 

Ces  matières,  au  moment  de  l'injection,  doivent  avoir  ta 
consistance  de  la  crème. 

Au  bout  de  quelque  temps,  l'alcool  et  l'essence  s'éva- 
porent, et  la  matière  est  retenue  dans  les  capillaires. 

Les  couleurs  que  l'on  doit  avoir  toutes  prêles  sont  : 

1°  Le  vermillon  ; 

2°  Le  bleu  de  Prusse  ; 

3°  Le  jaune  de  chrome  ; 

A"  Le  blanc  d'argent,  qui  sert  à  affaiblir  les  teintes  trop 
prononcées  en  le  mélangeant  aux  autres  couleurs. 

Le  bleu  sert  pour  les  artères. 

Le  jaune  pour  les  veines. 

Le  rouge  pour  les  veines -portes  hépatiques  ou  rénales 
et  pour  les  conduits  excréteurs. 

Le  blanc  pour  les  conduits  hépatiques  et  urinifères. 

Ce  changement  dans  les  habitudes  prises  pour  les 
grosses  injections  est  nécessaire,  car  ce  mélange  de 
jaune  et  de  bleu  donne  aux  capillaires  une  belle  teinte 
verte  qui  réfléchît  bien  la  lumière  et  les  fait  distinguer 
des  autres  vaisseaux,  ce  que  ne  fait  point  le  mélange 
inverse  rouge  et  blanc,  soit  sous  la  loupe  montée  ou  le 
microscope. 

Enfin,  si  l'on  injectait  le  bleu  dans  les  veines,  le  réseau 
étant  plus  large,  plus  considérable  et  se  laissant  plus  faci- 
lement dilater  assombrit  la  pièce,  tandis  que  la  teinte  plus 
claire  du  jaune  donne  de  la  lumière. 

Pour  injecter  de  petits  animaux,  tels  que  les  insectes, 
les  vers  intestinaux,  comme  les  canules  très-fines  s'engor- 
gent facilement,  il  est  préférable  d'employer  comme  ma- 
tière à  injection  les  couleurs  à  l'aquarelle  délayées  dans 
l'eau  en  quantité  suffisante. 


/T\ 
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Nous  n'indiquerons  que  ces  matières  à  injections,  toutes 
les  autres  ayant  des  inconvénients  plus  ou  moins  grands. 

§  A.  —  ■•  riajeetlm. 

Pour  faire  une  bonne  injection,  il  faut  pousser  l'injection, 
la  pièce  étant  dans  l'eau  tiède,  pour  que  la  solidification 
se  fasse  lentement,  le  sujet  étant  quarante-huit  heures  après 
la  mort,  époque  à  laquelle  les  vaisseaux  ont  perdu  la  pro- 
priété de  revenir  trop  sur  eux-mêmes,  et  cependant  ne 
sont  pas  altérés  cadavérjquement. 

Pour  les  petits  animaux,  le  temps  variera  en  moins,  sui- 
vant le  volume,  la  facilité  à  se  putréfier,  la  température. 

Les  précautions  à  prendre  sont  les  suivantes  : 

Le  vaisseau  à  injecter  une  fois  mis  à  nu,  on  affleure 
bien  le  liquide  pour  ne  pas  injecter  d'air,  et  le  porte-canule 
est  adapté  dans  la  canule,  également  remplie  à  l'avance  du 
liquide  à  injecter.  Deux  fils  sont  passés  sous  le  vaisseau, 
l'un  pour  le  fixer  à  la  canule  introduite,  l'autre  pour  fer- 
mer l'artère  une  fois  l'injection  faite. 

L'injeclion  doit  être  poussée  avec  lenteur,  d'une  ma- 
nière égale  ;  l'injection  d'un  organe,  quel  qu'il  soit,  du- 
rera environ  une  heure  et  demie  à  deux  heures,  pour 
bien  la  réussir  et  ne  pas  avoir  de  rupture  dans  les  injec- 
tions où  le  liquide  a  passé  des  artères  dans  les  veines,  et 
réciproquement.  Le  microscope  fait  parfaitement  distin- 
guer les  deux  systèmes,  malgré  l'uniformité  de  couleur. 

Une  injection,  même  mal  réussie,  ne  doit  pas  être  reje- 
tée :  elle  peut  toujours  être  utilisée  pour  l'étude  des  capil- 
laires de  second  et  de  troisième  ordre. 

Quand  une  injection  est  bien  réussie,  c'est  sous  l'eau 
qu'il  faut  étudier,  à  l'aide  des  doublets  à  dissection  ;  on 
peut  alors  distinguer  les  différents  plans  vasculaires,  la 
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forme  dos  mailles,  leur  disposition  autour  des  organes, 
des  glandes,  des  muqueuses. 

Les  instruments  qui  servent  à  ce  genre  de  dissection 
sont  les  petits  ciseaux  à  ressort,  les  aiguilles  enmanchées  et 
le  microtome  de  Strauss. 

Les  injections  une  fois  disséquées,  pour  être  conservées, 
doivent  être  étalées  sur  des  plaques  de  verre  noir,  couver- 
tes de  térébenthine  de  Venise,  et  le  loul  recouvert  d'une 
autre  plaque  de  verra  transparent.  Ce  sont  surtout  celles 
qui  sont  relatives  aux  muscles,  au  placenta  et  aux  glandes 
qui  peuvent  être  ainsi  conservées. 

La  peau,  la  plèvre,  le  péritoine,  seront  seulement  des- 
séchés et  vernis.  Pour  les  villosilés  des  muqueuses,  on  les 
prépare  au  baume  entre  deux  plaques  de  verre.  On  peut 
aussi  les  placer  dans  des  cellules  cimentées  remplies,  soit 
d'eau,  soit  de  glycérine  ou  d'alcool  ;  le  tout  fermé  par  une 
rondelle  mince  et  cimentée.  Du  reste,  nous  avons  déjà  in- 
diqué les  procédés  en  usagé. 


PV 
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DE   L'APPLICATION   DU    MICROSCOPE. 


CHAPITRE  XVI. 

DU  MICROSCOPE  APPLIQUÉ  A  L'HISTOLOGIE. 


Les  études  microscopiques  modernes  ont  montré  que  le 
corps  humain  était  formé  à  peu  près  tout  entier  d'un 
nombre  inouï  de  corps  extrêmement  petits  offrant  des 
variétés  de  structure  considérables,  que  Ton  a  appelés 
éléments  anatomiques. 

Il  y  a  bien  dans  le  corps,  outre  ces  éléments,  un  certain 
nombre  de  liquides  ou  de  substances  demi-solides  ;  mais 
par  cela  même  que  ces  liquides  et  ces  substances  plus  ou 
moins  molles  n'ont  pas  de  structure  spéciale,  elles  ne  tom- 
bent pas  sous  l'observation  microscopique  et  rentrent  dans 
le  domaine  de  la  chimie.  Nous  n'en  parlerons  pas. 

Notre  intention  n'est  pas  même  do  passer  la  revue  entière 
des  éléments  anatomiques»  de  les  énumérer  et  de  les 
décrire  tous.  Nous  renvoyons  les  personnes  qui  voudraient 
étudier  sérieusement  l'histologie  aux  traités  spéciaux  (1)» 
Ce  que  nous  avons  voulu,  c'est  plutôt  mettre  tout  étudiant 

(4)  Précis  cThisfohgte  humaine  d'après  les  travaux  de  tècote  française-, 
par  Georges  Pouchet  1  fol.  &n«8»  Périt*  l&flti 
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l'occupant  île  micrographie  à  même  de  voir  les  principales 
parties  constituantes  de  noire  organisation,  c'est  de  l'ini- 
tier simplement,  par  une  suite  d'observations  faciles,  à 
l'élude  du  moi  corporel  qui  doit  faire  l'objet  spécial  de 
son  attention,  mais  qui  aussi  présente  un  vif  intérêt  à  toute 
personne  curieuse  de  voir  et  de  savoir. 

Les  éléments  anatoiniques  sont  très-variables  dans  leurs 
formes,  ainsi  que  dans  leurs  rapports  mutuels.  Les  uns 
nagent  dans  certains  liquides  comme  les  globules  du  sang, 
les  zoospermes  ;  les  autres  sonl  aussi  régulièrement  agencés 
que  les  carreaux  d'un  parquet  ou  les  fds  d'une  toile.  Les 
masses  demi-solides  qui  résultent  de  l'arrangement  réci- 
proque d'un  certain  nombre  d'éléments  anatomiques  con- 
stituent ce  qu'on  appelle  les  tissus  organiques,  dont  l'élude, 
toujours  difficile,  ne  nous  occupera  pas  immédiatement. 

Nous  venons  de  dire  que  les  éléments  anatomiques 
étaient  de  différentes  sortes.  Ils  peuvent  être  rapportés  aux 
trois  divisions  que  voici  : 

Dei  Mire*; 

Deilube»; 
Dca  cellule». 

11  faut  s'entendre  sur  ce  root  cellule.  D'une  manière 
générale,  on  appelle  cellule  en  histologie  des  cléments 
arrondis,  larges  d'une  vingtaine  de  millièmes  de  millimè- 
tre, creusés  ou  non  d'une  cavité  intérieure  et  présentant 
ordinairement  un  noyau.  Celui-ci  est  un  petit  corps,  me- 
surant sept  a  huit  millièmes  de  millimètre  environ,  rond 
ou  ovoïde,  plus  foncé  que  le  reste  de  l'élément  et  offrant 
parfois  des  réactions  chimiques  tout  à  fait  distinctes,  en 
sorte  qu'on  peut,  dans  certains  cas,  dissoudre  la  cellule  sans 
que  le  noyau  soit  autrement  affecte.  Le  noyau  présente 
parfois  un  point  brillant  qui  prend  le  nom  de  nucléole. 
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On  trouve  encore  dans  le  corps  humain  des  cristaux  et 
des  granulations  de  différentes  sortes. 

Enfin,  signalons  certaines  substances  homogènes  telles 
que  l'os,  le  cartilage,  l'ivoire  des  dents,  qui  sont  creusées 
de  cavités  à  forme  déterminée,  et  qui  ne  seront  pas  les 
objets  les  moins  intéressants  de  l'étude  dans  laquelle  nous 
entrons. 

Manuel  opératoire. 

Nous  devons  tout  d'abord  indiquer  quelques  principes 
généraux  pour  l'étude  des  éléments  anatomiques  et  même 
des  tissus  qu'ils  forment  par  leur  agencement  régulier. 
11  importe  de  se  rappeler  que  les  uns  et  les  autres  se 
laissent  facilement  attaquer  par  l'eau,  qui  modifie  plus  ou 
moins  la  forme  de  certains  éléments.  En  général,  ces 
modifications  sont  trop  peu  importantes  pour  gêner  une 
observation  superficielle.  11  est  bon  toutefois  de  savoir 
comment  s'en  préserver.  Il  faudra ,  autant  que  possible, 
observer  les  éléments  anatomiques  dans  des  liquides 
provenant  de  l'économie  elle-même.  Le  blanc  d'œuf  délayé 
dans  une  certaine  quantité  d'eau  est  une  ressource  facile. 
Le  mieux,  quand  on  peut,  est  d'employer  du  liquide 
amniotique  que  l'on  se  procure  facilement  dans  les  maisons 
d'accouchement.  On  préviendra  pour  longtemps  la  putré- 
faction de  ces  liquides  organiques  en  y  ajoutant  un  petit 
morceau  de  camphre. 

Quant  à  la  préparation  des  éléments  eux-mêmes,  il  faut 
tout  attendre  des  hasards  heureux.  Si  le  tissu  que  for- 
ment ces  éléments  est  dense,  il  faudra  procéder  sous  la 
loupe  à  une  dissection  préalable  et  dilacérer  le  tissu  avec 
des  aiguilles  montées  (1).  C'est  en  opérant  sur  les  moindres 

(i)  Les  aiguilles  plus  ou  moins  fines  que  l'on  monte  soi-même  dans  de 
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pam-lles,  des  tractions  plus  ou  moins  beureuseinenl  ména- 
gées, qu'on  parvient  à  isoler  ou  ù  laisser  voir  netlemeiit 
quelques-uns  des  éléments  qui  composent  ce  tissu.  Si  le 
tissu  est  friable,  comme  la  moelle  des  os,  par  exemple, 
il  suffira  (le  l'écraser  doucement  cuire  deux  verres  et  de 
l'examiner  ensuite.  L'important  eut  île  ne  ne  lasser  jamais 
et  de  recommencer  avec  persévérance  ces  préparations 
plus  délicates  et  plus  difficiles  que  ne  le  sont  les  autres 
recherches  microscopiques, 

Le  tissu  lui-même,  c'est-à-dire  l'arrangement  réciproque 
des  éléments  sera  examiné  soit  sur  des  parties  extrêmement 
minces,  dilacérées  avec  un  soin  particulier,  soit  sur  des 
coupes.  La  première  condition  pour  pratiquer  celles-ci  avec 
avantage  est  de  faire  durcir  le  tissu  à  observer,  en  le  lais- 
sant macérer  quelques  jours  daus  un  liquide  tel  que  l'al- 
cool ou  l'acide  chromique  étendu  de  30  parties  d'eau  en- 
viron. Cette  solution,  très-usitée  dans  ce  but,  doit  avoir  a 
peu  prés  la  couleur  du  cognac  vieux.  C'est  un  moyen  aussi 
pratique  que  rapide  d'apprécier  le  degré  de  dilution  où  il 
faut  s'arrêter. 

Quand  le  tissu  est  durci,  on  procède  à  la  coupe  de 
tranches  extrêmement  minces  à  l'aide  d'un  rasoir  emman- 
ché ou  même  d'un  rasoir  ordinaire.  Celui-ci  doit  être 
affilé  avec  soin  sur  le  pierre  chaque  fois  que  l'on  va  s'en 
servir,  et,  de  plus,  la  lame  doit  être  trempée  et  mouillée 
d'alcool  à  36  degrés  afin  de  mieux  mordre.  Pour  l'étude,  les 
Sections  incomplètes  peuvent  parfaitement  suffire,  elles 
ont  même  cet  avantage  d'atteindre  sur  leurs  bords  un 
degré  de  minceur  qu'il  serait  impossible  de  réaliser  dans 
une  certaine  étendue. C'est  à  l'esprit  à  assembler  les  données 

petits  bouta  de  Irais,  sont  infiniment  préférable».  Ymry.  pour  tout  et'i|iii 
section  des  objets  microscopique*,  ci -dessus  untee  229. 
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que  lui  a  fournies  l'observation  d'un  nombre  plus  ou  moins 
grand  de  préparations,  toutes  incomplètes,  et  dont  lui 
sait  faire  un  tout  homogène,  par  l'abstraction. 

Une  coupe  très-belle,  très-régulière  et  totale  d'un  organe 
est  plutôt  en  réalité  un  objet  de  luxe  qu'un  objet  précieux 
d'étude. 

Tous  les  éléments  atiatomiques  ne  montrent  pas  les 
mêmes  réactions  avec  les  agents  chimiques,  c'est-à-dire 
que  tel  acide,  telle  base  qui  dissout  un  élément,  est  sans 
action  aucune  sur  un  autre.  On  a  su  mettre  à  profit  cette 
particularité  et  en  tirer  le  plus  grand  parti  dans  l'étude  des 
éléments  qui  concourent  ensemble  à  former  un  seul  et 
même  tissu  par  leur  enchevêtrement  réciproque.  Par 
exemple,  que  certains  de  ces  éléments  unis,  groupés 
dans  une  trame  commune,  soient  solubles  dans  un  réactif 
donné,  il  est  évident  que  l'action  de  ce  réactif  sur  la  pré- 
paration sera  favorable  à  l'observation  des  autres  éléments 
constitutifs  de  ce  tissu.  Par  les  réactifs  on  peut  donc  agir 
individuellement  sur  un  élément  donné  au  milieu  de 
plusieurs  autres,  soit  qu'on  veuille  le  faire  disparaître 
pour  rendre  ceux-ci  plus  visibles,  soit  qu'on  veuille  opérer 
précisément  le  contraire. 

Certains  réactifs  sont  d'un  emploi  journalier  dans  les 
recherches  histologiques,  parce  qu'ils  jouissent  de  la 
propriété  de  rendre  la  plupart  des  tissus  plus  transparents. 
Ce  sont  la  soude  et  l'acide  acétique  très-dilués  tous  deux,  la 
glycérine  et  l'eau  sucrée.  Ces  deux  derniers  agents  ont  de 
plus  l'avantage  de  conserver  quelque  temps  les  préparations 
en  raison  de  leur  fixité. 

11  peut  être  parfois  intéressant  de  suivre  sous  le  micros- 
cope même  l'action  d'un  réactif;  pour  cela  on  en  dépose 
doucement  une  goutte  avec  un  agitateur  sur  le  porte-objet 
près  des  bol^ds  du  verre  mince.  Le  liquide  ainsi  aiouté 
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pénétre  pu*  capillarité  entre  les  deux  lames,  et  l'on  peut 
suivre  son  action  qui  se  communique  de  proche  en 
proche  et  souvent  avec  assez  Je  lenteur,  dans  le  champ  <!<■ 
microscope.  Pour  activer  sa  marche  aussi  bien  que  pour 
remplacer  le  véhicule  de  la  préparation  par  un  autre, 
sans  la  déplacer,  on  met  simplement  de  l'autre  côlé  du 
verre  mince,  au  contact  du  liquide,  un  fragment  de  papier 
buvard  qui  pumpe  instantanément  le  premier  véhicule  et 
laisse  la  pièce  s'imbiber  du  nouveau  liquide  sans  que  les 
parcelles  organiques  maintenues  entre  les  deux  verres 
aient  été  en  rien  dérangées. 

Il  faudra  se  servir  ordinairement,  pour  étudier  les  élé- 
ments anutomiques  du  corps  humain,  d'un  grossissement 
de  250  à  300  diamètres;  ce  sera  le  plus  souvent  suffisant. 
Il  n'est  jamais  mauvais  toutefois  de  soumettre  la  prépara- 
tion observée,  sans  la  changer  de  place  si  cela  est  possible, 
à  des  grossissements  de  plus  en  plus  forts  jusqu'au  maxi- 
mum. Pour  les  tissus,  les  trames  organiques,  il  Ht  néces- 
saire de  toujours  commencer  par  les  plus  faibles  grossis- 
sements pour  arriver  successivement  à  celui  de  250  à 
300  diamètres  que  nous  appellerons  grossissement  moyen. 
11  ne  faut  pas  oublier  non  plus  de  varier  pour  chaque 
préparation  l'intensité  de  l'éclairage  afin  de  s'arrêter  au 
pins  favorable,  qui  n'est  pas  toujours  le  plus  intense. 


Nous  ne  signalerons  ici  que  trois  sortes  de  granulations 
qu'il  importe  de  connaître  cl  qu'on  rencontre  à  chaque 
instant  dans  les  observations  hislologiqucs.  Ce  sont  les 
granulations  grises,  les  granulations  graisseuses  cl  les 
granulations  pigmentaires. 

Granulations  grises.  —  La  plupart  des  éléments  analo- 
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miques  que  Ton  porte  sous  le  microscope,  laissent  voir 
dans  leurs  intérieurs  un  nombre  infini  de  points  pâles 
dont  les  dimensions  sont  h  peu  près  inaccessibles  à  nos 
moyens  de  mensuration. 

Ce  pointillé  est  plutôt  favorable  à  l'observation  que 
nuisible,  il  permet  de  voir,  en  impressionnant  les  rayons 
lumineux  qui  traversent  le  corps  observé.  Si,  en  effet, 
ces  rayons  arrivaient  à  l'œil  sans  être  modifiés,  ils  ne 
pourraient  nous  donner  la  notion  d'aucun  corps  inter- 
posé. Ceci  est  le  cas  pour  certaines  membranes  et  en 
particulier  pour  les  cristalloïdes  que  nous  étudierons  plus 
loin. 

Granulaiioîis  graisseuses.  —  Si  les  granulations  grises 
aident  à  l'observation,  il  n'en  est  pas  de  même  d'autres 
granulations  plus  grosses  que  les  précédentes,  mesurant 
parfois  jusqu'à  0mm,002  de  diamètre,  à  bords  foncés,  noirs, 
et  que  l'on  désigne  d'une  manière  générale  sous  le  nom 
de  granulations  graisseuses,  quoiqu'elles  ne  soient  pas 
toujours  solubles  dans  l'alcool  et  l'éther. 

Ces  granulations,'  quand  elles  sont  quelque  peu  abon- 
dantes dans  un  tissu,  gênent  considérablement  l'observation 
microscopique.  On  essaye  alors  de  les  dissoudre  en  portant 
successivement  sur  la  préparation  débarrassée  du  verre 
mince  un  certain  nombre  de  gouttes  d'éther  avec  l'extré- 
mité d'un  agitateur,  à  mesure  qu'elles  s'évaporent.  On 
peut  aussi  plonger  la  préparation,  quand  elle  est  cohérente, 
dans  un  tube  contenant  de  Féther  et  mettre  celui-ci  à  son 
tour  dans  de  l'eau  qu'on  aura  fait  un  peu  chauffer  et  qu'on 
aura  ensuite  éloignée  du  feu.  L'éther  entre  en  ébullition 
et  nettoie  l'objet  de  toute  la  graisse  qu'il  peut  contenir. 

La  présence  de  granulations  graisseuses  à  l'intérieur  des 
éléments  anatomiques  annonce  en  général  que  ceux-ci 
avancent  en  âge.  Aussi  faut-il  toujours  avoir  soin  de  choisir 


'■'l'i  '.  UV   MICROSCOPE   APPLIQUÉ   A   LHISTOLOCIE. 

pour  les  études  hislologiques,  des  tissus  provenant  de  sujets 
le  plus  jeunes  possible,  parce  qu'ils  sont  plus  transparents. 

Granulations  pi'jmr.ntaires.  —  On  sait  que  |e  fond  de 
l'œil  est  tapissé  par  une  membrane  noire,  appelée  choroïde, 
qui  le  met  dans  les  conditions  d'une  chambre  obscure. 

Quand  on  porte  sous  le  microscope  une  parcelle  de  celle 
membrane  noire,  on  voit  qu'elle  doit  sa  couleur  a  une 
infinité  de  granulations  extrêmement  foncées  :  ce  sont  des 
granulations  pigmentaires.  Elles  peuvent  même  se  dépo- 
ser sous  forme  de  poudre  noire  dans  l'eau  où  l'on  n 
agité  une  membrane  choroïde,  et  se  prêter  encore  mieux 
a  l'observation. 


i.ni.iii'l  on  examine  au  microscope  des  granulations  en 
Mispcnsion  dans  un  liquide  peu  dense,  tel  que  l'eau,  el 
qu'on  les  regarde  avec  soin,  on  ne  larde  pas  à  voir 
qu'elles  sont  animées  d'un  mouvement  particulier  et 
continu  :  elles  spmblent  danser  sur  place.  On  a  donné 
à  ce  phénomène  le  nom  de  mouvement  brownien  de 
l'observateur  Brown  qui  le  premier  l'a  décrit.  Le  mou- 
vement brownien  n'appartient  pas  en  propre  aux  gra- 
nulations organiques  :  on  l'observe  également  très-bien 
sur  des  parcelles  minérales  en  suspension  dans  l'eau, 
pourvu  qu'elles  soient  assez  fines.  Comme  il  peut  se  trouver 
en  même  temps  sous  le  microscope  des  animalcules,  tels 
que  certaines  monades  qui  soient  elles-mêmes  aussi  petites 
que  des  granulations  organiques,  il  importe  de  savoir  les 
distinguer. 

Pour  cela,  on  choisit  à  observer  un  groupe  de  deux  ou 
trois  de  ces  particules  microscopiques  dont  il  reste  à  déter- 
miner la  nature.  Si  elles  n'obéissent  qu'au  mouvement 
brownien,  on  verra  bien  ces  points  s'agiter,  se  rappru- 
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cher,  s'éloigner  pour  se  rapprocher  encore;  mais  le  cerclç 
d'action  de  leurs  mouvements  restera  toujours  éminem- 
ment restreint,  et  les  particules  constituant  le  groupe 
que  Ton  a  sous  les  yeux,  conserveront  toujours,  en  défi- 
nitive, leur  position  réciproque. 

Si  cç  sont  des  animaux,  ils  pourront  bien,  pendant 
quelque  temps,  demeurer  dans  le  voisinage  l'un  de 
l'autre,  jpais  il  y  a  toutes  chances  pour  que  l'on  voie  le, 
groupe  se  diviser,  et  un  au  moins  des  individus  qui  le 
composaient,  s'éloigner  peu  à  peu  dans  une  direction 
propre.  On  a  alors  affaire  à  un  acte  de  votante  qui  indique 
la  vie  dans  ces  points  animés» 

Cri»**»!» 

On  trouve  dans  l'économie,  à  l'état  normal, deux  espèces 
de  cristaux,  ceux  de  l'oreille  et  ceux  de  la  bile.  On  peu! 
aussi  en  rencontrer  une  troisième  espèce  extrêmement 
remarquable  par  sa  couleur  et  qui  provient  du  sapgt  II  faut 
joindre  à  cette  nomenclature  les  cristaux  de  l'urine  qui 
sont  ordinairement  remarquables  par  leur  volume  et  la 
netteté  de  leurs  formes. 

Cristaux  de  l'oreille.  —  Pour  bien  voir  ces  cristaux,  on 
sci  procurera  l'os  temporal  encore  frais  de  quelque  enfant 
nouveau-né. 

Dans  ce  qu'on  appelle  le  vestibule  de  l'oreille  interne 
et  dans  les  canaux  demi-circulaires  flotte  une  membrane 
délicate  qui  reproduit  à  peu  près  la  forme  de  ces  anfrac- 
tuosités.  En  portant  sous  le  microscope  une  parcelle  de 
cette  membrane,  on  y  découvre  de  petits  cristaux  ;  leur 
volume  varie  de  0mm,010  à  0mm,060delong.  Les  plus  gros 
ont  Qmm,0A0  de  large.  Ils  sont  pâles,  jaunâtres,  un  peu 
allongés;  leurs  angles  sont  émoussés,  en  sorte  qu'ils  ont 
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On  a  décrit  depuis  ces  derniers  temps  dans  l'éco- 
nomie certaines  concrétions  organiques  qui  se  rap- 
prochent un  peu  par  leur  apparence  de  l'amidon  végé- 
tal ;  on  les  a  même  appelées  corps  amjfktéea.  Le  moyen 
le  plus  facile  de  les  observer  est  de  porter  sous  le  micros- 
cope une  goutte  du  liquide  laiteux  qu'on  Tait  suinler  a  U 
surface  d'une  prostate  en  le  comprimant  latéralement. 
Dans  ce  liquide  on  distinguera  immédiatement  un  certain 
nombre  de  corps  amyloïdes.  Les  plus  petits  sont  pâles  et 
souvent  tout  A  l'ail  transparents.  Les  plus  gros,  qui  peuvent 
atteindre  jusqu'à  0""",100  de  diamètre,  laissent  ordinaire- 
ment voir  des  couches  concentriques  trés-nellement  mar- 
quées et  qui  justifient  dans  une  certaine  mesure  l'analogie 
que  l'on  a  cru  remarquer  entre  ces  e<n-ps  et  les  grains  de 
fécule.  Ces  couches  sont  parfois  diversement  colorées  en 
jaune  ou  en  brun  ;  elles  sont  friables  et  se  brisent  en  éclats 
quand  on  les  soumet  à  la  moindre  compression. 


Quant}  on  porte  bous  le  microscope  une  goutte  de 
sang  humain,  on  s'aperçoit  tout  d'abord  que  celui-ci 
«■t  constitue  par  un  nombre  considérable  de  petits  corps 
jaunâtres  plutôt  que  rouges  à  la  lumière  transmise,  na- 
geant dans  un  liquide  transparent.  On  a  donné  à  ces 
corps  le  nom  de  globules  du  sang.  Nous  venons  bientôt 
qu'il  y  a  dans  le  liquide  ou  sérum  du  sang  d'autres  éléments 
anatomiqties,  mais  la  proportion  des  globules  rouges  est 
telle  qu'ils  fixent  seuls  d'abord  l'attention. 

Quand  le  sang  lire  d'une  piqûre  faite  à  la  peau  est 
mis    enlre  deux  lames  de  verre,   c'est  un   phénomène 
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d'altération  que  le  micrographe  voit  en  premier  lieu  se 
produire  sous  ses  yeux.  Nous  y  reviendrons  daps  un  instant. 
Pour  le  moment  contentons-nous  d'étudier  les  globules 
du  sang  tels  qu'on  les  voit  quand  ils  sont  à  l'état  normal. 
On  peut  ai)  reste  les  préserver  de  cette  altération  rapide 
et  les  observer  plus  à  l'aise,  en  mêlant  à  la  goutte  de  sang 
qui  est  sur  le  porte-objet,  qpe  goutte  d'urine  fraîche. 
Celle-ci  les  conserve,  pendant  que  l'eau  activç  an  contraire 
leur  décomposition. 

i*a  forme  réelle  des  globules  du  sang  n'est  pas  sphérique 
comme  pourrait  le  faire  croire  le  nom  qu'on  leur  a  donnét 
C'est  celle  d'un  disque  à  bords  arrondis  et  à  lapes  ejr 
cavées. 

Ceci  se  voit  très- bien  quand  un  de  ces  courants  qui  n 
produisent  toujours  entre  le  porte-objet  et  le  verre  mince, 
vient  à  entraîner  un  globule  rouge  et  h  le  faire  rouler 
sur  lui-même;  il  offre  dg  profil  un  aspect  tout  particulier  ; 
il  ressemble  à  une  sorte  de  bissac  ou  de  biscuit  avec  deu* 
renflements  extrêmes  séparés  par  un  étranglement.  Cette 
image  est  à  peu  près  celle  que  donnerait,  en  la  regardant 
par  le  travers,  une  lentille  biconcave, 

Cet  exemple  montre  bien  que  c'est  seulement  en  com- 
binant par  la  pensée,  en  analysant  les  différents  aspects 
offerts  par  les  objets  microscopiques,  qu'on  peut  en  déduire 
leur  forme  véritable.  E)n  général  l'image  perçue  au  mi' 
croscope  doit  toujours  être  analysée  avant  que  l'esprit 
conçoive  h  forme  de  l'objet  qui  a  produit  cette  image. 
Avec  l'instrument  il  ne  suffit  pas  de  regarder  et  de  voir; 
il  faut  savoir  voir,  c'est-à-dire  analyser  )a  sensation  reçue. 

L,e  grand  diamètre  des  globules  du  sang  exqède'un  peu 
0mm,007,  leur  épaisseur  vers  les  bords  est  de  0mn\002  envi- 
ron. De  face,  leur  bord  est  un  peu  plus  clair,  et  leur  centre 
est  plus  foncé,  quoique  ce  soit,  comme  nous  venons  de  le 
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voir,  la  partie  la  plus  mince.  Leur  couleur  à  la  lumière 
transmise  n'a  rien  de  cette  richesse  de  ton  qu'ils  oui  à 
la  lumière  réfléchie,  el  qu'ils  donnent  au  sang. 

La  substance  des  globules  est  aussi  d'une  grande  élasti- 
cité, en  sorte  qu'ils  se  déforment  sous  la  moindre  pression 
mais  pour  reprendre  aussitôt  leur  première  apparence. 

L'eau,  avons-nous  dit,  fait  très-rapidement  perdre  aux 
globules  du  sang  leur  forme  normale,  elle  les  rend  vrai- 
ment spiiériqucs  el  les  |>dlîl  considérablement.  On  obtien- 
dra, au  contraire,  un  curieux  résultat  en  agitant  quelques 
gouttes  de  sang  frais  au  contact  du  gaz  oxyde  de  carbone. 
Les  globules  du  sang  deviendront  plus  brillants,  plus 
visibles,  et  pourront  même  se  conserver  un  certain  temps 
sans  rien  perdre  de  leur  forme.  On  dirait  que  l'oxyde  de 
carbone  a  pour  effet  immédiat  de  les  momifier  (1). 

Mais  en  dehors  de  l'action  de  l'eau,  dans  le  sérum  lui- 
même  on  voit  la  forme  des  globules  du  sang,  comme  nous 
l'avons  dit,  s'altérer  rapidement,  en  même  temps  qu'ils 
présentent  un  curieux  phénomène  de  groupement  dont 
aucun  autre  élément  analomique  n'offre  d'exemple.  A  peine 
a-t-on  mis  sous  le  microscope  une  goutte  de  sang  pur, 
qu'on  voit  les  globules  se  disposer  en  séries  régulières, 
que  l'on  a  comparées  à  des  piles  de  monnaie  dressées, 
ou  renversées  sur  une  table  de  telle  sorte  que  chaque 
pièce  ne  soit  en  contact  avec  ses  voisines  que  par  une 
portion  de  sa  surface. 

Globules  blancs.  —  En  cherchant  attentivement  dans  le 
champ  du  microscope  ou  des  globules  du  sang  viennent  de 
se  disposer  en  piles,  on  découvre  ça  el  là,  au  milieu  d'elles, 
d'autres  globules  plus  petits,  granuleux,  toul  à  fail  inco- 
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lores  et  qui  ont  reçu  le  nom  de  globules  blancs,  par  oppo- 
sition aux  premiers. 

Ces  éléments  anatomiques  au  lieu  d'être  discoïdes, comme 
les  globules  rouges,  sont  régulièrement  sphériques.  Leur 
diamètre  dans  le  sang  n'excède  pas  en  général  0nBnif006; 
mais  on  peut  en  trouver  de  beaucoup  plus  gros  dans  le 
pus  frais  par  exemple.  Celui-ci  est  uniquement  formé  de 
globules  blancs  en  suspension  dans  un  sérum  spécial. 

Les  globules  blancs  offrent  avec  l'eau  une  réaction  toute 
particulière  et  qu'il  est  important  de  connaître.  Au  bout 
de  quelques  instants,  on  s'aperçoit  que  l'élément  a  un  peu 
grossi,  qu'il  est  devenu  beaucoup  moins  granuleux,  et  que, 
enfin,  il  présente  à  son  intérieur  un,  deux  ou  trois  petits 
noyaux  excentriques  qu'il  ne  montrait  pas  quelques  instants 
auparavant.  Cette  réaction  est  encore  plus  rapide,  au  con- 
tact de  l'acide  acétique  étendu. 

Fibrine.  —  Le  sang  sorti  de  l'économie  et  recueilli  dans 
un  vase  subit  un  travail  particulier  qui  a  reçu  le  nom  de 
coagulation.  11  se  forme  un  caillot  qui  nage  ordinairement 
dans  une  proportion  plus  ou  moins  grande  de  sérum.  Ce 
caillot  est  formé  par  tous  les  éléments  du  sang  emprisonnés 
dans  la  fibrine  qui  a  pris  consistance  au  milieu  du  liquide 
épanché.  Quand  on  soumet  une  parcelle  de  ce  caillot  à 
l'examen  microscopique,  on  découvre  la  fibrine  sous 
l'aspect  de  très-minces  fibrilles  généralement  flexueuses, 
entrecroisées,  plus  ou  moins  adhérentes  l'une  à  l'autre  et 
parsemées  dans  leurs  interstices  de  fines  granulations.  Ces 
fibrilles  enlacent  dans  une  sorte  de  réseau  les  globules 
rouges  et  les  globules  blancs.  C'est  même  un  spectacle 
assez  curieux  que  de  suivre  sous  le  microscope  la  forma- 
tion de  ce  réseau  dans  une  goutte  de  sang  qui  se  coagule 
entre  les  deux  lames  de  glace. 
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Les  vaisseaux  dans  lesquels  ci  renie  le  sang,  ont  des  parois 
d'une  structure  liés -complexe,  au  moins  pour  ce  qui  est 
des  gros,  Nous  né  nous  y  arrêterons  pas.  Les  plus  fins, 
au  contraire,  sont  très-nettement  visibles  au  microscope, 
quand  on  les  a  convenablement  préparés.  Le  moyen  !e 
plus  simple  d'arriver  à  ce  but  est  d'enlever  une  portion 
de  la  membrane  mince  ou  pie-mère  qui  enveloppe  le  cer- 
veau. On  la  laisse  macérer  pendant  trois  jours  ou  quatre 
au  plus,  dans  de  l'eau  à  laquelle  on  a  ajouté  un  dixième 
d'acide  nitrique  du  commerce.  Au  bout  de  ce  temps  tous 
les  capillaires  sont  comme  disséqués  et  forment  un  chevelu 
délicat  autour  des  vaisseaux  un  peu  plus  gros.  En  suivant 
sous  le  microscope  quelqu'un  de  ces  troncs  que  l'on  distin- 
gue à  l'œil  nu,  on  arrive  àses  branches  les  plus  Unes,  tota- 
lement invisibles  sans  l'aide  d'un   fort  pouvoir  amplifiant. 

Ce  sont  les  véritables  vaisseaux  capillaires  bien  autre- 
ment déliés  que  ne  sont  les  cheveux  les  plus  lins,  comme 
le  montre  la  mesure  de  leur  diamètre.  Celui-ci  est  ordi- 
nairement de  0"h,007,  y  compris  la  paroi.  Celte  paroi  est 
formée  d'une  substance  homogène,  et  contient,  de  place 
en  place  dans  son  épaisseur,  des  noyaux  ovoïdes  dont  le 
grand  diamètre  est  dirigé  dans  le  sens  même  du  vaisseau. 


Nous  ne  saurions  trop  recommander  aux  personnes  qui 
jouissent  d'un  microscope  l'examen  de  pièces  anatomiques 
injectées  (1). 

Presque  tous  les  tissus  offrent  une  disposition  spéciale 
de  leurs  capillaires.  Tantôt  les  mailles  qu'ils  forment,  sont 

(1)  Voy.,  pour  In  manière  de  pratiquer  les  injcclimie,  p.  328  i'l  suit. 
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étroites  et  tantôt  très-larges,  tatitôt  elles  sont  arrondies  et 
tantôt  anguleuses.  Dans  d'autres  régions,  les  artérioles  se 
divisant  tout  à  coup  en  un  nombre  plus  ou  moins  grand 
de  capillaires  forment  d'élégants  bouquets  ;  ailleurs,  ce 
sont  des  festons.  Que  Ton  joigne  à  cela  l'éclat  de  l'injection 
ordinairement  faite  en  rouge,  et  l'oit  imaginera  facilement 
que  ce  spectacle  des  Injections  capillaires  du  corps  humain 
intéresse  par  ses  variétés  toujours  élégantes  lés  personnes 
les  plus  étrangères  à  l'anatomie. 

Circulation  ûm  Mtaff* 

Un  autre  spectacle  encore  plus  intéressant  auquel  on 
peut  assister  avec  le  microscope,  est  celui  de  la  circulation 
du  sang. 

Nous  avons  déjà  parlé,  au  chapitre  Accessoires  (1),  de 
l'étude  microscopique  de  la  circulation  chez  le  têtard,  chez 
les  très-petits  poissons,  et  enfin  chez  la  grenouille,  de  tous 
les  animaux  peut-être  celui  qui  se  prête  le  mieux  à  ces 
expériences.  En  effet,  chez  cet  animal  on  peut  voir  la  cir- 
culation dans  la  membrane  interdigitale,  et  encore  mieux 
dans  la  langue.  M.  Donné  a  tracé  ainsi  la  marche  à  suivre 
pour  y  arriver  : 

Une  plaque  de  liège,  large  de  5  à  6  centimètres  et  longue 
de  16,  est  percée,  à  l'union  de  son  quart  supérieur  avec 
ses  trois  quarts  inférieurs,  d'un  trou  de  15  millimètre^  de 
diamètre.  Dans  cette  partie,  la  plaque  de  liège  est  doublée 
d'épaisseur  au  moyen  d'un  morceau  de  liège  plus  petit, 
collé  sur  le  premier;  sur  cette  plaque  est  couchée  une 
grenouille,  préalablement  emmaillottée  dans  une  bande 
de  linge,  ou  mieux  encore  fixée  et  comme  crucifiée  au 
moyen  d'épingles  enfoncées  dans  les  quatre  membres,  de 

(1)  Voyez  page  145. 
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manière  que  l'animal  ne  puisse  pas  faire  île  grands  mou- 
vements avec  s«n  corps  ou  avec  ses  pâlies;  il  est  placé 
sur  le  dos,  le  bout  du  museau  venant  alfleurer  le  bord  du 
trou. 

On  commence  alors  à  lui  tirer  la  langue  hors  de  la 
bouche;  pour  cela,  on  passe  les  lames  d'une  paire  de  ci- 
seaux mousses  sous  la  langue,  ei  l'on  va  saisir  avec  une  pince 
la  pointe  de  cet  organe  qui  chez  la  grenouile  est,  comme  on 
sait,  dirigée  en  arriére;  la  langue  se  trouve  ainsi  renversée 
et  l'animal  étant  couché  sur  le  dos,  c'est  la  face  supérieure 
de  l'organe  que  l'on  voit  en  dessus  ;  sans  quitter  le  point 
saisi  avec  la  pince,  on  lire  doucement  la  langue,  qui  se  prêle 
et  s'allonge,  jusqu'à  ce  qu'on  ail  dépassé  le  bord  supérieur 
du  [mu;  on  fixe  ce  point  sur  la  plaque  au  moyen  d'une 
épingle  qui  perça  la  langue  et  qui  s'enfonce  dans  le  liège. 

Un  autre  poinl  de  l'extrémité  de  la  langue  esl  également 
saisi  avec  la  pince  et  fixé  de  même  par  une  épingle;  puis 
on  étend  cel  organe  au  devant  du  trou,  en  le  tirant  des 
deux  côtés  par  ses  bords,  dans  lesquels  on  implante  deux 
épingles,  une  de  chaque  côlé,  ce  qui  Tait  en  tout  (maire 
épingles.  Dans  cet  élal  la  langue  présente  l'aspect  d'une 
membrane  demi-transparente,  qui  permet  de  voir  à  tra- 
vers sa  substance  au  moyen  d'une  lumière  un  peu  intense. 

Sî  la  grenouille  est  par  trop  vive  et  qu'elle  tire  éner- 
giquement  sa  langue,  au  risque  de  la  déchirer  par  des  con- 
torsions et  de  brusques  mouvements  de  la  tête,  on  rend 
celle  partie  immobile  par  une  cinquième  épingle  qui  s'en- 
fonce dans  le  liège  en  traversant  le  museau,  dans  un  point 
mince  aux  environs  de  l'œil  ;  il  est,  au  reste,  des  gre- 
nouilles qui  se  prêtent  beaucoup  mieux  les  unes  que  les 
aulres  à  cette  expérience,  soit  parce  que  leur  langue  esl 
plus  extensible,  soit  parce  qu'elles  n'exécutent  pas  de 
tiraillements  violents  capables  de  la  déchirer. 
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Les  choses  étant  ainsi  disposées,  il  ne  s'agit  plus  que  de 
fixer  la  plaque  de  liège,  munie  de  la  grenouille,  sur  la 
platine  du  microscope,  la  partie  la  plus  transparente  de  la 
langue  correspondant  à  l'objectif  ;  les  moyens  à  employer 
dans  ce  cas  dépendent  de  la  conformation  de  l'instrument  ; 
les  valets  adaptés  sur  la  platine  des  microscopes  sont  très- 
commodes  pour  cet  objet  :  ils  retiennent  suffisamment  la 
plaque  de  liège,  tout  en  permettant  les  mouvements  né- 
cessaires pour  examiner  la  langue  dans  toutes  ses  parties 
et  faire  passer  ses  différents  points  sous  l'œil  de  l'obser- 
vateur. 

On  observera  la  langue  ainsi  préparée,  d'abord  au  mi- 
croscope simple,  avec  un  grossissement  de  quinze  à  vingt 
fois,  afin  de  bien  saisir  l'ensemble  des  vaisseaux  et  du 
mouvement  circulatoire;  on  sera  frappé  de  la  magnifi- 
cence de  ce  spectacle,  surtout  si  l'objet  est  bien  éclairé  : 
qu'on  se  représente,  en  effet,  une  carte  de  géographie, 
dont  tous  les  fleuves,  toutes  les  rivières  et  tous  les  ruis- 
seaux viendraient  h  s'animer  et  à  circuler  à  la  fois,  et  l'on 
aura  une  imparfaite  image  de  ce  qu'offre  le  réseau  vascu- 
laire  de  l'organe  dont  nous  parlons;  la  lumière  du  jour 
suffit  bien  pour  cette  observation,  mais  M.  Donné  préfère 
beaucoup  le  foyer  d'une  bonne  lampe.  Si  on  ne  possédait 
pas  de  loupe  montée  en  forme  de  microscope  simple,  on 
réussirait  de  même,  quoique  moins  facilement,  avec  une 
loupe  ordinaire  à  la  main,  en  plaçant  l'objet  entre  l'œil  et 
la  lumière  du  ciel  ou  celle  de  la  flamme  d'une  lampe. 

Entrons  maintenant  dans  le  détail  de  ce  qui  est  à  remar- 
quer dans  cette  observation.  On  apercevra  du  premier  coup 
d'œil  les  gros  troncs  artériels  et  veineux,  que  l'on  pour- 
rait d'abord  confondre  ensemble,  mais  que  l'on  distinguera 
sûrement  à  l'aide  des  caractères  suivants  :  1°  dans  les  troncs 
artériels,  le  cours  du  sang  est  beaucoup  plus  rapide  que 
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Ï5ft  DU   MICROSCOPE   APPLIQUÉ   A   l'hISTOI.OCIK. 

dans  les  veines;  3°  les  artères  M  divisent  dans  le  sens  du 
eours  du  sang,  tandis  que  dans  les  veines  la  division  «1  la 
ramification  des  branches  marchent  en  sens  contraire  du 
mouvement;  en  d'autres  termes,  les  troncs  artériels  se 
divisent  pour  former  des  brandies,  tandis  que  dans  les 
veines  ce  sont  les  rameaux  qui  se  réunissent  pour  donner 
naissance  aux  branches,  et  celles-ci  aux  troncs.  Ce  carac- 
tère ne  permet  pus  de  se  tromper  un  instant. 

On  remarquera  que  lus  artères  sont  moins  nombreuses 
et  d'un  plus  petit  calibre  que  les  veines  ;  les  artères  d'un 
certain  volume  sont  en  outre  accompagnées  d'un  cordon 
flexueux,  grisâtre,  pou  distinct  au  premier  abord,  mais 
que  l'on  finit  par  apercevoir,  avec  un  peu  d'attention,  sur 
le  côté  du  vaisseau  ;  ce  cordon  n'est  autre  chose  qu'un 
nerf.  Les  troncs  artériels  se  divisent  en  bnncbM,  puis  en 
rameaux,  en  artériules  de  plus  en  plus  fines,  jusqu'au  point 
oii  elles  ont  a  peu  prés  le  diamètre  nécessaire  pour  admet- 
tre les  globules  sanguins  un  a  un,  à  la  suite  les  uns  des 
autres;  les  petits  vaisseaux  artériels  ne  paraissent  plus  alors 
diminuer  de  calibre.  C'est  Là  que  commence,  si  l'on  veut, 
M  que  l'on  nomme  le  réseau  capillaire,  qui  ne  se  distingue 
en  rien  des  dernières  ramifications  des  artères  ni  des  pre- 
mières radicules  veineuses.  On  y  voit  les  globules  se  suivre 
à  une  certaine  distance,  en  laissant  entre  eux  un  inter- 
valle appréciable,  lorsque  le  cours  du  sang  n'est  pas  trop 
précipité. 

Si  l'on  a  eu  soin  de  laisser  le  bord  de  la  langue  libre  dans 
un  point  compris  dans  l'ouverture  de  la  plaque  de  liège, 
on  peut  suivre  le  cours  du  sang  jusqu'aux  dernières  extré- 
mités artérielles,  et  le  voir  revenir  par  les  veinules,  pour 
se  réunir  dans  les  veines  et  retourner  au  cœur. 

Il  n'est  pourtant  pas  toujours  facile  de  suivre  ainsi,  dans 
toute  son  étendue,  le  cercle  circulatoire,  ou  du  moins  de 


DU  MICROSCOPE  APPLIQUÉ   À  I/HI6TOLOGIE.  856 

ne  pas  perdre  de  vue  une  même  portion  du  fluide  san- 
guin, un  globule  (ce  dernier  point  est  absolument  impos- 
sible) ,  depuis  le  moment  où  il  arrive  par  une  artère  jus- 
qu'au moment  où  il  revient  par  une  veine,  après  avoir 
accompli  sou  circuit.  Le  mouvement  du  sang  est,  d'une 
part,  trop  rapide,  et  de  l'autre  la  division  et  la  subdivision 
du  système  yasculaire  ne  permettent  pas  de  suivre  ainsi  les 
globules  pas  à  pas  :  ils  subissent  souvent  dans  leur  marche 
de  nombreux  détours,  tantôt  passant  directement  d'une 
artère  principale  dans  un  gros  tronc  veineux,  au  moyen 
d'une  petite  artériole  qui  va  de  l'une  à  l'autre,  tantôt  pé- 
nétrant dans  des  organes  sécréteurs  au  centre  desquels  le 
sang  tourne  si  rapidement  dans  des  vaisseaux  repliés  sur 
eux-mêmes  qu'on  ne  peut  distinguer  que  l'entrée  et  la 
sortie  du  fluide  sanguin  dans  cette  espèce  de  tourbillon. 

Mais  au  moyen  d'un  simple  pouvoir  amplifiant  on  em- 
brasse parfaitement  l'ensemble  de  ce  'mouvement  circu- 
latoire, que  Ton  ne  se  lasse  pas  de  considérer  et  d'admi- 
rer, et  dont  aucune  description  ne  peut  donner  une  idée 
juste;  c'est  pourquoi  on  doit  commencer  par  l'observer 
au  microscope  simple,  à  l'aide  d'un  faible  grossissement, 
insuffisant,  il  est  vrai,  pour  voir  distinctement  les  globules 
circulant  dans  l'intérieur  des  vaisseaux,  mais  qui  com- 
prend une  certaine  étendue  de  l'organe  dans  le  champ  de 
la  vision. 

Aujourd'hui  que  la  pisciculture  est  pratiquée  à  peu  prés 
partout,  on  peut  encore  observer  mieux  ce  phénomène  en 
prenant  une  jeune  truite,  par  exemple,  ou  un  jeune  saumon 
dont  la  vésicule  ombilicale  fait  encore  saillie  au  dehors  de 
l'abdomen.  On  met  l'animal  dans  un  verre  de  montre  avec 
un  peu  d'eau  et  l'on  observe  directement  la  vésicule  ombi- 
licale, où  l'on  découvre  aussitôt  les  globules  rouges  courant 
à  travers  les  capillaires. 
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Les  anatonmtes  ont  longtemps  appelé  ainsi  ce  (issu 
humide,  un  peu  gluant,  ordinairement  (dus  ou  moins 
chargé  de  graisse,  qui  sépare  les  muscles  et  en  général 
tous  les  organes  du  corps  humain.  Ce  [issu  est  constituf'- 
par  l'agencement  d'un  certain  nombre  d'éléments  anato~ 
miques  qui  se  présentent  ensemble  dans  le  champ  du 
microscope,  mais  qu'il  est  très-aisé  de  distinguer  el  d'isoler 
par  les  moyens  chimiques  que  nous  avons  indiqués,  c'est- 
à-dire  en  mettant  à  profit  les  réactions  spéciales  de  ces 
éléments  (1). 

Fibres  lumineuses.  —  Quand  on  étend  sur  une  plaque 
de  verre  une  parcelle  de  ce  tissu  cellulaire  ou  muqueuse, 
comme  on  l'a  parfois  appelé,  on  découvre  au  premier 
abord  une  sorte  de  trame  formée  de  fibres  extrêmement 
déliées,  mesurant  moins  de  0""",00l  de  diamètre,  très- 
longues  el  onduleuses.  Ce  sont  des  fibres  lumineuses .  Lu 
plupart  sont  réunies  en  faisceaux  élégants  qu'on  ne  saurait 
comparer  à  rien  mieux  qu'à  des  écheveaux  de  ta  soie  ta 
plus  fine. 

Fibres  élastiques.  —  Si  maintenant  on  ajoute  à  la 
préparation  quelques  gouttes  de  soude  ou  d'acide  acétique, 
toutes  ces  élégances  disparaissent,  les  fibres  lumineuses 
sont  dissoutes  et  on  se  trouve  en  présence  de  deux  autres 
éléments  que  l'on  ne  pouvait  voir  jusque-là  parce  qu'ils 
étaient  masqués  par  les  stries  délicates  des  faisceaux  de 
fibres  lamineuses. 

Ces  deux  éléments  qu'on  découvre  ainsi  après  avoir  fait 
agir  la  soude  ou  l'acide  acétique  sur  le  tissu  cellulaire, 
sont  les  fibres  élastiques  el  les  noi/ttitx  embryaplasiiqttes. 
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Les  fibres  élastiques  offrent  un  tout  autre  aspect  que  les 
fibres  lamineuses,  elles  sont  plus  foncées,  plus  larges, 
elles  ne  sont  pas  réunies  en  faisceaux,  et  elles  sont  en 
général  plutôt  contournées  sur  elles-mêmes  qu'ondulées. 
Elles  décrivent  mille  arabesques  capricieuses  qui  consti- 
tuent un  des  spectacles  les  plus  élégants  que  présente 
l'étude  microscopique  du  corps  humain. 

Si  Ton  désire  observer  à  la  fois  une  certaine  quantité  de 
fibres  élastiques,  on  peut  faire  bouillir  dans  la  soude  un 
fragment  de  peau.  Il  sera  seulement  nécessaire  de  suivre 
l'opération  de  près,  parce  que  le  tissu  de  la  peau  dispa- 
raîtra presque  entièrement  dans  cette  opération,  ne  laissant 
de  lui-même  qu'un  très-léger  flocon  qui  s'agite  dans  le 
liquide  en  ébullition.  Ce  flocon  est  uniquement  constitué 
de  fibres  élastiques,  comme  on  peut  le  voir  en  le  portant 
sous  le  microscope.  Elles  sont  contournées,  enlacées,  et 
offrent  tout  à  fait  l'aspect  d'un  tissu  feutré. 

Noyaxtx  embryoplastiques.  —  Le  second  élément  que 
l'on  aperçoit  à  la  place  des  fibres  lamineuses  traitées  par 
la  soude  ou  par  l'acide  acétique,  est  une  espèce  spéciale  de 
noyaux  allongés  et  ovoïdes.  Ce  sont  les  noyaux  embryo- 
plastiques. Leur  longueur  varie  de  0mB,,007  à  0m",010; 
et  leur  largeur  de  0m,n,005  à  0œin,00ô.  Il  faut  pour  les 
découvrir  une  certaine  attention,  parce  qu'ils  sont  assez 
pâles. 

Ces  noyaux  jouent  dans  l'économie  un  rôle  extrêmement 
important,  leur  naissance  dans  le  fœtus  précédant  celle 
des  autres  éléments  anatomiques. 


Si  Ton  porte  sous  le  microscope  une  parcelle  de  graisse, 
on  aperçoit  un  réseau  très-compliqué,  à  mailles  polyé- 
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driques  pouvant  mesurer  ù**,0M  à  0""",10Û  et  même 
plus  de  diamètre.  L'apparence  qu'on  a  bous  les  yeux,  se 
rapproche  un  peu  de  ces  masses  de  bulles  d'air  que  font 
Ml  enfants  quand  ils  souillent  avec  un  pipeau  dans  de  l'eau 
de  savon,  (les  bulles,  aplaties  de  même  les  unes  par  les 
antres,  sont  des  cellules  adipeuses.  Quand  elles  se  trouvent 
isolées,  elles  reprennent  leur  forme  arrondie  qu'elles 
n'avaient  perdue  que  par  la  pression  de  leurs  voisines. 

Les  cellules  adipeuses  sont  remarquables  en  ce  qu'elles 
constituent,  &  proprement  parler,  de  petites  vessies  rem- 
plies de  graisse.  11  y  a  une  paroi  propre  et  un  contenu. 
L'une  est  toujours  difficile  à  voir,  l'autre  trappe  immédia- 
tement les  yeux  en  raison  de  ses  propriétés  dioptriques. 
Eu  effet,  chaque  fois  que  l'on  observe  au  microscope  une 
sphère  formée  d'un  liquide  ou  d'un  gaz  dont  l'indice  de 
réfraction  est  très-différent  de  celui  du  liquide  ambiant, 
cette  sphère  revêt  un  contour  noir  très-épais  et  très-mar- 
qué. Ceci  a  lieu  aussi  bien  pour  les  bulles  d'air  qui  nagent 
entre  les  deux  places,  que  pour  les  cellules  adipeuses,  par 
la  même  raison  que  l'indice  de  réfraction  des  corps  gras 
aussi  bien  que  celui  de  l'air  atmosphérique  est  très-grand, 
comparé  à  celui  de  l'eau.  Le  centre  des  cellules  adipeuses, 
au  contraire,  est  jaune  et  brillant. 

Ges  éléments  sont  doue  très-faciles  à  observer,  maie  n 
la  condition  qu'ils  ne  soient  pas  en  trop  grand  nombre 
du»  la  préparation,  parce  que  les  manœuvres  que  l'on 
fait  pour  les  isoler,  ont  toujours  pour  résultat  d'en  détruira 
quelques-unes;  alors  leur  contenu  se  répand  dans  le 
véhicule  et  l'on  est  exposé  à  confondre  les  goutles  d'huile 
échappées  des  cellules  adipeuses  dont  l'enveloppe  a  été 
déchirée,  avec  les  éléments  eux-mêmes.  Il  faut  dans  les 
commencements  une  certaine  attention  pour  éviter  de  s'y 
tromper. 
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Une  des  opérations  les  plus  ingénieuses  qu'aient  inven- 
tées les  histologistes,  est  assurément  celle  qui  consiste 
à  vider  les  cellules  adipeuses  de  toute  la  graisse  qu'elles 
contiennent,  sans  intéresser  leur  paroi.  Il  suffit  pour  cela 
de  traiter  une  parcelle  de  graisse  par  l'alcool  et  par  l'éther 
à  25  degrés»  On  fait  bouillir  quelque  temps  la  préparation 
dans  ces  liquides  qu'on  ajoute  goutte  à  goutte,  en  plaçant 
la  plaque  de  verre  sur  du  sable  chaud,  et  l'on  ne  trouve 
plus  alors  que  les  parois  des  cellules  adipeuses  plissées 
sur  elles-mêmes  et  comme  recoquillées. 

Le  liquide  contenu  dans  leur  intérieur  est  un  simple 
mélange  d'oléine,  de  stéarine  et  de  margarine.  Âpres  la 
mort,  quand  la  température  du  corps  s'abaisse,  la  marga- 
rine qui  cesse  d'être  soluble  à  la  température  de  15  degrés 
environ,  se  sépare  de  la  stéarine  et  de  l'oléine,  et  se  préci- 
pite dans  chaque  cellule  en  très-fines  aiguilles  qui  se 
disposent  en  petites  houppes  sphériques.  Si  l'on  chauffe 
un  instant  la  préparation  à  la  flamme  d'une  lampe  à  alcool, 
ces  houppes  disparaissent  et  les  cellules  reprennent  leur 
limpidité.  Quand  un  certain  nombre  de  celles-ci  se  sont 
détruites,  leur  contenu  sa  répand  entre  les  deux  lamee  de 
verre,  et  les  houppes  de  margarine  se  déposent  sur  la 
grande  plaque  et  sur  le  verre  mince. 

Ces  houppes  mesurent  environ  0mm,020  de  diamètre* 
l'épaisseur  des  aiguilles  qui  leà  forment,  n'est  guère  appré» 
oiable. 

faoetlé  éeû  **. 

La  moelle  des  os  présente,  quand  on  l'observe  aq 
microscope,  des  cellules  adipeuses  (ce  sont  elles  qui  lui 
donnent  sa  couleur  jaune),  et  une  autre  espèce  d'éléments 
anatomiques  très-abondants.  Ce  sont  les  noyaux  de  la 
moelle  des  os.  Us  ont  àjpeu  prés  le  diamètre  des  globales 
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du  sang,  c'est-à-dire  (T^OOfi  à  O""",008.  Ils  sont  sphé- 
riques,  finement  granuleux,  à  bords  foncés,  surtout  quand 
le  sujet  est  mort  depuis  quelque  temps. 

Un  caractère  important  de  ces  petits  corps  est  leur 
résistance  à  l'acide  acétique  ;  l'eau  ne  les  modifie  en  rien 
non  plus.  Ces  réactions  négatives  semblent  rapprocher  un 
peu  ces  noyaux  des  corps  gras,  en  même  temps  qu'elles 
ne  permettent  pas  de  les  confond  re  avec  les  globules  blancs 
du  sang  et  du  pus,  qui  laissent  voir  immédiatement,  comme 
nous  l'avons  dit,  un  ou  plusieurs  noyaux  sous  l'influence 
des  mêmes  agents. 


Le  cartilage  présente,  ainsi  que  les  os  et  l'ivoire  des 
dents,  celte  particularité,  dont  nous  avons  déjà  parlé, 
d'être  constitué  par  une  substance  solide,  homogène,  creu- 
sée de  cavités  à  forme  spéciale  et  définie;  en  sorte  que  la 
forme  de  ces  cavités  suffît  à  caractériser  chacune  de  ces 
substances. 

Rien  n'est  plus  simple  à  faire  en  général  qu'une  prépa- 
ration microscopique  de  cartilage.  Il  suffît  d'en  couper 
avec  un  scalpel  une  très-mince  lamelle  et  de  la  porter  sous 
le  microscope  sans  autre  préparation  que  de  la  plonger 
dans  de  l'eau  entre  les  deux  lames  de  verre.  Alors  le  champ 
de  la  vision  est  rempli  tout  entier  par  la  matière  amorphe 
du  cartilage  et  l'on  voit  se  dessiner,  çà  et  là,  des  cavités 
plus  ou  moins  nombreuses,  et  plus  ou  moins  régulières. 
Ces  cavités  ne  sont  pas  vides  :  dans  la  plupart  on  distingue 
un  noyau  très-apparent  qui  en  occupe  le  centre.  D'autres 
fois  ce  noyau  est  remplacé  par  un  amas  de  granulations 
qui  elles-mêmes  peuvent  ne  pas  exister. 

Les  cavités  offrent  un  volume  et  une  forme  différente. 
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suivant  qu'on  les  observe  sur  les  cartilages  de  l'adulte  ou 
sur  les  cartilages  des  os  en  formation. 

Cartilage  fœtal.  —  Dans  le  cartilage  des  os  en  forma- 
tion chez  le  fœtus  ou  chez  le  jeune  enfant,  les  cavités  sont 
serrées  les  unes  contre  les  autres.  L'œil  en  découvre  à  la 
fois  un  grand  nombre.  La  matière  amorphe  où  elles  sont 
creusées,  est  claire,  hyaline,  à  peine  granuleuse;  elles- 
mêmes  sont  étroites,  longues,  fusiformes  ou  triangulaires 
à  angles  très-aigus,  et  mesurent  0"m,010  à  0B,m,080  de 
large  selon  le  diamètre  que  l'on  considère. 

Cartilage  permanent.  —  L'autre  variété  de  cartilages 
comprend  ceux  qui  persistent  toute  la  vie  comme  ceux  des 
côtes,  du  larynx,  de  la  trachée  artère  et  de  toutes  les  arti- 
culations. Ce  sont  les  cartilages  de  la  trachée-artère  ou  du 
larynx  pris  chez  de  jeunes  sujets  qui  se  prêtent  le  mieux 
à  l'étude,  parce  que  la  matière  amorphe  qui  les  constitue, 
est  moins  granuleuse  que  dans  les  autres  régions  où  elle 
revêt  même  parfois  un  aspect  fibroïde  qui  gêne  considé- 
rablement l'observation. 

Les  cavités  de  cette  espèce  de  cartilage  sont  arrondies 
et  ovoïdes  au  lieu  d'être  anguleuses  comme  chez  le  fœtus. 
Elles  sont  aussi  beaucoup  plus  grandes,  et  mesurent  de 
0B,n,020  à  0mm,080  de  diamètre.  A  leur  intérieur  existent 
ordinairement  plusieurs  cellules  que  l'on  distingue  très- 
nettement  et  qui  ont  chacune  un  noyau  arrondi,  souvent 
brillant.  Ces  cellules  sont  simplement  en  contact  avec  les 
parois  de  la  cavité  ;  elles  peuvent  en  sortir  par  des  acci- 
dents de  préparation  qui  deviennent  ainsi  très-favorables  à 
leur  étude.  On  peut  trouver  de  ces  cellules  à  moitié  enga- 
gées dans  une  cavité  et  faisant  saillie  au-delà  des  limites 
de  la  substance  propre;  on  en  retrouve  aussi  parfois  qui 
nagent  libres  dans  l'eau  où  plonge  la  préparation. 
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Quel  que  soit  le  point  du  squelette  que  l'on  obgei  ve,  un 
trouva  partout  la  substance  des  os  d'une  homogénéité  par- 
faite. Comme  le  cartilage,  elle  est  partout  creusée  do  petites 
cavités  de  l'orme  spéciale,  mais  celles-ci  olïrent  en  plus  celle 
particularité  de  communiquer  toutes  les  uneB  avec  les  autres 
par  de  petits  canaux.  Les  cavités  elles-mêmes  sont  en  géné- 
ral ovoïdes,  un  peu  aplaties,  comme  lenticulaires.  Elles 
mesurent  en  moyenne  0""",020  à  0""",03Q  de  long,  quoi- 
qu'elles puissent  atteindre,  principalement  dans  les  os  du 
crâne,  jusqu'à  0°"",QàQ.  Leur  largeur  varie  entre  0°""(006 
etO '"".Olti. 

La  périphérie  des  cavités  osseuses,  observée  convenable- 
ment, apparaît  comme  dentelée.  Au  fond  de  ces  dentelures 
viennent  s'aboucher  des  çcaudiculcs  extrêmement  lins,  qui 
rayonnent  eu  tous  sens  autour  do  la  cavité;  ces  canaliculea 
sont  souvent  tlexueux  et  partout  d'un  diamètre  à  peu  pies 
égal.  Celui-ci  est  en  général  inférieur  à  0""", 001.  Il»  se 
ramifient  souvent  à  quelque  distance  de  la  cavité  et  s'anas- 
tomosent avec  les  canaliculea  des  cavité)  environnantes, 
en  sorte  que  toutes  ces  cavités  et  leurs  canaliculea  forment 
à  travers  l'os  un  système  lacunaire  continu. 

Malgré  la  finesse  extrême  des  canalicules,  rien  n'est  plus 
facile  que  de  les  observer  au  microscope.  On  peut  pour 
cela  se  servir  indifféremment  d'os  secs  ou  d'os  frais.  Si  l'on 
a  un  os  sec,  il  sullit  de  le  gratter  légèrement  à  sa  surface 
ou  sur  une  coupe  polie  pratiquée  a  l'avance.  On  obtient 
ainsi  de  petits  copeaux  ou  de  petites  papillotes  de  substance 
osseuse  qui  se  redresseront  aussitôt  qu'elles  seront  plongées 
dans  le  véhicule  que  l'on  doit  employer.  Celui-ci,  pour  les 
parcelles  d'os  sec,  devra  être  de  l'huile  ;  les  cavités  osseuses 
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apparaîtront  oomme  autant  de  points  foncés  et  lés  canali* 
ouïes  qui  s'y  abouchent  en  rayonnant,  comme  autant  de 
lignes  noires.  Cet  aspect  est  dû  à  ce  que  toutes  des  cavités 
infiniment  petites  ne  se  laissent  pas  remplir  par  l'huilé  et 
restent  pleines  d'air. 

Sur  les  os  fraie,  tous  ces  vides  contiennent  un  liquide 
aqueux  qui  en  rendrait  l'observation  très* difficile*  si  le 
hasard  n'avait  indiqué  un  réactif  spécial  ayant  cette  pro- 
priété singulière  de  développer  instantanément,  par  son 
simple  contact,  un  gaz  dans  toutes  les  cavités  microsoo* 
piques  de  l'os.  Ce  réactif  d'un  genre  tout  particulier  est 
la  glycérine  dont  l'action  sur  les  lamelles  d'os  frais  est 
une  des  plus  curieuses  que  l'on  connaisse»  Les  cavités 
et  tous  les  canalicules,  difficiles  à  voir  dans  leur  état 
normal,  passent  à  celui  de  parties  noires  faciles  k  suivre 
dans  tous  leurs  détails.  Il  est  important  toutefois,  pour  pro- 
voquer cette  précieuse  réaction,  d'agir  sur  des  os  très- 
frais,  et  il  ne  faut  pas  oublier  non  plus  que  ce  gas,  instan- 
tanément développé  au  contact  de  la  glycérine,  se  retiré 
avec  le  temps,  et  qu'après  deux  ou  trois  jours»  il  a  partout 
fait  place  au  véhicule  qui  l'avait  fait  naître.  Le  séjour  de 
la  lamelle  osseuse  pendant  quelques  minutes  dans  l'eau, 
avant  qu'on  remplace  celle-ci  par  la  glycérine,  ajoute  en- 
core à  l'intensité  du  phénomène.  La  réaction  devient  prés* 
que  instantanée. 

On  peut  facilement  se  procurer  dans  le  commerce,  des 
tranches  pratiquées  sur  toute  la  largeur  d'un  os,  comme 
par  exemple  une  coupe  horizontale  extrêmement  mince 
d'une  phalange  ou  même  d'un  os  plus  gros.  Ces  prépara- 
tioftS)  outre  qu'elles  se  prêtent  à  l'étude  des  cavités  osseuses 
et  de  leurs  canalicules,  peuvent  servir  de  plus  à  montrer 
la  disposition  réciproque  de  toutes  ces  cavités;  mais  pour 
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cela,  il  ne  faut  pas  avoir  recours  à  des  grossissement  plus 
forls  que  70  à  80  diamètres,  qui  permettront  de  saisir 
l'ensemble  de  la  préparation. 

Supposons  que  nous  ayons  sous  les  yeux  une  tranche 
coupée  en  travers  dans  le  milieu  d'un  os  long,  voici  ce  que 
nous  verrons  :  d'abord  un  certain  nombre  d'orifices  très- 
grands  régulièrement  taillés,  ronds  ou  un  peu  ovales, 
puis,  entre  eux,  des  /.oucs  de  substance  osseuse,  mesurant 
en  général  0"™,0O7  à  0""",OQI>  d'épaisseur,  disposées 
parallèlement  les  unes  aux  autres  et  séparées  par  des  lignes 
de  démarcation  qui  peuvent  être  d'une  grande  netteté. 
Ces  oriflees  appartiennent  aux  canaux  sanguins  de  l'os 
appelés  du  nom  de  canaux  de  flavers.  On  peut  fort  bien  se 
rendre  compte  que  leur  direction  est  à  peu  prés  parallèle 
à  l'axe  de  l'os. 

Les  zones  sont  de  deux  ordres  :  les  unes  sont  concen- 
Iriquesàces  canaux  de  llavers,  les  autres,  surtout  vers  les 
faces  internes  et  externes  de  l'os,  sont  parallèles  à  ces 
faces. 

On  verra  de  plus  sur  ces  coupes  que  les  cavités  micros- 
copiques des  os  sont  précisément  disposées  autour  des 
canaux  de  Havers  et  au  voisinage  de  ta  surface  de  l'os 
absolument  comme  les  zones  de  substance  osseuse  elles- 
mêmes. 


Les  éléments  qui  forment  le  système  nerveux,  s'allérant 
très-vite  après  la  mort,  il  est  très- difficile  de  les  étudier  au 
microscope.  Cependant,  nous  ne  saurions  trop  engager  les 
étudiants  micrographes  à  rechercher  sur  les  cervelles  d'a- 
nimaux, qu'ils  pourront  se  procurer  fraîches  (1),  ces  élé- 
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ments  analomiques,  les  premiers  entre  tous,  auxquels 
appartiennent  la  volonté  et  la  pensée. 

Ce  sont  les  cellules  nerveuses. 

Celles-ci  n'existent  que  dans  la  substance  grise  du  cer- 
veau et  de  la  moelle.  Si  on  écrase  doucement  une  parcelle 
de  ce  tissu  très-frais  entre  deux  lames  de  verre,  on  peut 
arriver  à  découvrir  sans  trop  de  difficulté  ces  éléments 
d'où  découle  la  vie  et  qui  se  ressemblent  beaucoup  chez 
l'homme  et  chez  les  animaux,  parce  que  chez  l'un  et  chez 
les  autres  ils  remplissent  les  mêmes  fonctions. 
f.  Ce  sont  de  petits  corps,  tantôt  assez  régulièrement  sphé- 
riques  ou  ovoïdes,  tantôt  irréguliers,  comme  polyédriques 
ou  étoiles.  Leur  diamètre  n'est  guère  plus  constant  que  leur 
figure  :  ils  mesurent  en  général  de  0mm,020  à  0mm,050.  La 
substance  qui  les  compose,  est  uniformément  granuleuse, 
quelquefois  elle  contient  des  amas  de  granulations  foncées. 
Ordinairement  ces  éléments  ont  un  noyau  sp  hé  ri  que  ou 
légèrement  ovoïde,  de  0min,012  à  0mm>020  de  diamètre,  avec 
un  nucléole  jaunâtre,  brillant,  que  l'action  de  la  glycérine 
semble  encore  faire  ressortir  et  rendre  plus  transparent. 

De  la  périphérie  des  cellules-nerveuses  sphériques  ou 
ovoïdes,  des  angles  de  celles  qui  sont  polyédriques,  parlent 
des  expansions  en  nombre  variable  ;  rarement  moins  de 
deux,  rarement  plus  de  cinq.  Ces  expansions  paraissent  en 
général  aplaties,  rubanées,  plutôt  que  cylindriques.  Leur 
nombre  pour  une  seule  cellule  nerveuse  est  ordinairement 
proportionnel  au  volume  de  celle-ci.  Il  en  est  de  même 
de  leur  diamètre  qui  peut  varier  de  0,nm,002  à  0a,\008. 
Quant  à  la  longueur  de  ces  cylindres-axes,  —  c'est  le  nom 
qu'on  leur  donne,  —  il  faut  se  souvenir  que  certains 
d'entre  eux  s'étendent  jusqu'aux  limites  de  l'économie 
pour  porter  le  mouvement  ou  rapporter  la  sensation. 
L'étude  des  cellules  nerveuses  n'a  d'intérêt  réellement 
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que  quand  on  étudie  celles-ci  en  place  afin  do  juger  de 
leurs  rapports  et  de  leurs  dispositions  mutuelles.  Cette 
élude  ne  peut  être  faite  que  sur  des  coupes  transparentes 
habilement  pratiquées.  Nous  ne  saunons  mieux  faire  que 
il' oui  prunier  au  grand  ouvrage  de  H.  Luys  sur  le  système 
nerveux,  la  description  du  procédé  qu'il  emploie  pour 
arriver  à  obtenir  ces  coupes  dans  le  baume  du  Cauada  et 
par  conséquent  u  les  conserver  indéfiniment. 

Le  premier  soin  doit  être  de  faire  durcir  les  fragments 
de  substance  cérébrale.  On  ]  arrive  en  les  plongeant  dans 
une  solution  d'acide  chromique.  Les  proportions  qu'em- 
ploie M.  Luys,  sont  les  suivantes  : 


On  laisse  Isa  fragments  de  cerveau  ou  de  moelle  épinière 
ms  cette  solution  pendant  deux  on  trois  jours, 
i  ce  temps  on  les  visite  et  on  enlève  avec  un 
instrument  les  parties  qui  ont  été  trop  saisies  par  l'acide 
et  qui  ne  donneraient  que  des  coupes  défectueuses.  La 
portion  souB-jacente  qui  a  été  imprégnée  plus  lentement, 
doit  être  seule  réservée. 

On  replonge  de  nouveau  les  fragments  dans  le  même 
bain,  et  l'on  attend  encore  deux  ou  trois  jours.  Au  bout 
de  ce  temps  ils  sont  en  général  dans  un  état  de  solidi- 
fication convenable;  on  les  met.  dégorger  dans  un  bain 
d'eau  simple  et  on  procède  à  l'opération  délicate  de  la 
coupe. 

L'instrument  sera  un  bon  rasoir  qui  sera  passé  chaque 
fois  sur  la  pierre,  et  dont  la  lame  devra  toujours  être 
trempée  d'alcool,  quand  on  l'en  servira. 

Les  tranches  ainsi  obtenues  sont  opaques  ;  on  peut  les 
rendre  transparentes  soit  &  l'aide  d'une  dissolution  faible 


DU  MICROSCOPE  APPLIQUÉ  À   l/ HISTOLOGIE.  SH7 

de  soude  (mais  alors  la  préparation  ne  se  conservera  pas), 
soit  à  l'aide  de  la  glycérine. 

Les  cellules  nerveuses  offrent  la  propriété,  même  après 
avoir  passé  dans  l'acide  chromique,  de  se  colorer  en  rouge 
quand  on  les  traite  pour  une  solution  ammoniacale  de  car- 
min. Si  Ton  veut  avoir  une  préparation  à  la  fois  ainsi 
colorée  et  susceptible  de  se  garder  indéfiniment  dans  le 
baume  du  Canada,  voici  h  quelle  série  d'opérations  il 
faudra  soumettre  les  tranches  minces,  pour  les  solidifier 
et  les  conserver  : 

La  tranche,  qui  doit  être  le  plus  mince  possible,  sera 
trempée  successivement  dans  l'ammoniaque  pour  neutrali- 
ser ce  qui  reste  encore  d'acide  chromique,  puis  dans 
l'alcool  ordinaire,  puis  dans  l'alcool  absolu.  Après  l'avoir 
essuyée,  on  la  met  dans  de  l'essence  de  térébenthine  jus- 
qu'à ce  qu'elle  devienne  complètement  diaphane;  on  recom- 
mence alors  à  la  faire  passer  dans  l'alcool  absolu,  puis  dans 
l'alcool  ordinaire,  puis  dans  de  l'eau  alcoolisée.  À  ce  mo- 
ment on  la  plonge  dans  la  solution  de  carmin,  et  quelques 
minutes  après  on  verse  dessus  quelques  gouttes  d'acide 
acétique,  pour  fixer  la  couleur.  On  recommence  alors  la 
série  des  opérations  antérieures  :  on  la  plonge  successive- 
ment dans  l'alcool,  puis  l'alcool  absolu,  puis  l'essence  de 
térébenthine,  et  en  ce  moment  on  peut  la  fixer  entre  deux 
verres  et  la  conserver  indéfiniment  dans  un  vernis  quel- 
conque on  dans  le  haume  du  Canada. 

La  solution  de  carmin  peut  également  s'employer  sur 
des  pièces  fraîches  pour  colorer  les  cellules  nerveuses. 
L'acide  acétique  sert  ensuite  à  fixer  la  couleur,  et  Ton  peut 
conserver  ainsi  des  cellules  colorées,  entre  deux  verres, 
pendant  quelque  temps,  pourvu  qu'elles  baignent  dans  la 
glycérine. 

Noyaux  de  la  substance  grise.  ~  En  recherchant  les 
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cellules  nerveuses  sur  des  pièces  fraîches,  on  découvre 
toujours  au  milieu  d'elles  un  grand  nombre  d'éléments 
particuliers  qu'on  ne  rencontre  que  là.  Les  noyaux  de  la 
substance  grise,  comme  on  les  a  appelés  par  opposition 
aux  noyaux  de  la  moelle  des  os  dont  nous  avons  parlé  plus 
haut,  sont  granuleux,  spliériqucs,  et  mesurent  0""",005 
0°"",006,  rarement  0""°, 008  de  diamètre.  Par  ces  carac- 
léres,  ils  se  rapprochent  assez  des  premiers,  mais  leur 
contour  est  beaucoup  plus  fortement  accentué.  Enfin, 
l'acide  acétique  les  resserre  en  rendant  leurs  granulations 
encore  plus  noires  pendant  que  le  même  acide  ne  modifie 
pas  les  noyaux  de  la  moelle  des  os. 


Veut-on  étudier  les  éléments  analomiques  qui  apportent 
des  extrémités  aux  cellules  nerveuses  les  sensations  reçues, 
nuqui  portent  du  centre  aux  extrémités  notre  volonté  pour 
effectuer  les  différents  mouvements?  c'est  dans  les  racines 
de  la  moelle  qu'il  faudra  rechercher  ces  sortes  de  fils  élec- 
triques qui  font  ainsi  communiquer  toutes  les  parties  de 
notre  être  les  unes  avec  les  autres,  comme  le  plus  vaste 
réseau  télégraphique  qu'il  soit  possihle  d'imaginer.  Ces 
organes  de  transmission  sont  les  tubes  nerveux.  En  disso- 
ciant avec  précaution,  au  moyen  de  deux  aiguilles  emman- 
chées, quelque  filet  d'une  racine  nerveuse,  on  arrivera 
facilement  à  les  voir.  Us  sont  parfaitement  cylindriques,  à 
bords  très  nets  et  mesurent  en  général  de  O"""  ,00440°"", 012 
de  diamètre. 

Ce  que  nous  allons  dire  de  leur  structure  doit  être  sur- 
tout recherché  sur  les  plus  gros. 

Quand  ils  n'ont  subi  aucune  préparation,  ils  offrent  un 
aspect  grumeleux  particulier.   Toutefois,  on   peut   déjà 
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soupçonner  l'existence  d'une  membrane  propre,  à  l'inté- 
rieur de  laquelle  est  contenue  la  matière  ainsi  réduite  en 
gouttes  irrégulières  pressées  les  unes  contre  les  autres. 

Mais,  pour  bien  voir  toutes  les  différentes  parties  qui 
constituent  les  tubes  nerveux,  il  importe  de  recourir  à  cer- 
taines préparations.  La  plus  simple  est,  sans  contredit,  de 
les  laisser  quelques  jours  plonger  dans  la  glycérine.  Au 
bout  de  ce  temps,  on  découvre  très-bien  cette  enveloppe 
particulière  dont  nous  venons  de  parler,  et  qui  est  une 
membrane  hyaline  extrêmement  mince.  Elle  contient  une 
matière  demi-solide,  la  même  qui  sur  les  tubes  nerveux 
frais  se  réduit  en  gouttes  confuses,  mais  celle-ci,  dans 
la  glycérine,  perd  son  aspect  grumeleux  et  laisse  voir  au 
milieu  du  tube  une  petite  bandelette  aplatie  qui  a  reçu 
des  anatomistes,  en  raison  de  sa  position,  le  nom  de 
cylindre-axe.  La  matière  amorphe  environnante  a  reçu 
le  nom  de  substance  médullaire.  Quant  au  cylindre-axe, 
ce  n'est  que  la  prolongation  des  expansions  des  cellules 
nerveuses  dont  nous  avons  parlé. 

Faluceanx  fltrié*  de*  ma«clc«. 

L'élément  anatomique  qui  constitue  les  muscles,  est  un 
de  ceux  dont  l'étude  est  le  plus  facile,  et  qui  présente  en 
même  temps  aux  yeux  de  l'observateur  une  des  apparences 
les  plus  harmonieuses  de  l'économie. 

La  première  préparation  à  faire  subir  au  tissu  muscu- 
laire quand  on  l'étudié,  est  de  le  soumettre  à  la  coclion. 
On  fait  bouillir  un  fragment  de  muscle,  qu'on  aura 
choisi  de  préférence  sur  une  femme  ou  sur  un  sujet  très- 
affaibli.  Les  meilleurs  sont  les  muscles  qui,  comme  le 
psoas,  ne  semblent  jamais  appelés  à  déployer  une  grande 
énergie.  C'est   précisément  sur  eux  qu'on  trouvera  les 
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370        nu  microscope  appliquè  a  l'iiistolocje. 
caractères  des  éléments    musculaires  le  plus    nettement 

.ViTiilliés. 

La  chair  musculaire  de  l'homme  bouillie,  aussi  bien 
que  celle  des  animaux,  se  réduit  en  fihrc*  toutes  parallèles. 
Si  l'on  porte  une  de  ces  fibres  sous  le  microscope,  on  voit 
qu'elle  est  elle-même  formée  d'un  certain  nombre  de 
cylindres  ou  de  prismes  parallèles,  striés  en  travers  et  qui 
ont  reçu  le  nom  de  faisceaux  striés. 

Nous  n'avons  pas  à  dire  ici  les  raisons  qui  ont  fait  prévaloir 
ce  nom  de  faisceau  ;  il  nous  sulllt  de  savoir  que  leur  lon- 
gueur est  celle  Déon  du  muscle  qu'ils  constituent,  en 
sorte  qu'on  ne  voit  jamais  dans  le  champ  du  microscope 
qu'une  partie  infime  de  l'élément  tout  entier.  Leur  dia- 
mètre varie  de  0""", 020  à  0""\  150,  et  l'on  peut  trouver 
ces  deux  extrêmes  cote  a  cote  dans  la  même  préparation. 

Ils  sont  irrégulièrement  cylindriques  ou  prismatiques, 
mais  le  caractère  dominant  do  eeg  éléments  anatomiques 
est  celui  auquel  ils  doivent  leur  nom.  Ils  apparaissent  on 
effet  admirablement  striés  en  travers  par  des  lignes  fon- 
cées, espacées  de  moins  d'un  millimètre.  La  lumière  joue 
sur  ces  lignes  ou  stries  de  telle  façon  que  la  même  est  ici 
très-fine,  à  peine  visible;  là,  plus  large  et  plus  foncée.  Sî 
Ton  vient  à  détruire  par  une  légère  pression  sur  le  verre 
mince  le  parallélisme  de  ces  lignes,  l'état  strié  disparait  et 
est  remplacé  par  une  sorte  de  pointillé  confus. 

Myolemme.  —  Certains  réactifs  jouissent  de  la  propriété 
de  faire  disparaître  l'apparence  normale  des  faisceaux 
striés.  Telles  sont  les  solutions  étendues  de  soude,  de 
potasse  ou  d'acide  acétique.  En  soumettant  une  parcelle 
de  muscle  à  l'action  de  ces  agents,  on  arrive  à  voir  très- 
bien  que  chaque  faisceau  strié  est  entouré  d'une  gaine 
extrêmement  mince  qui  a  reçu  le  nom  de  myolemme.  C'est 
une  membrane    transparente,  élastique,  beaucoup  plus 
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résistante  que  la  masse  quelle  contient,  et  offrant  de 
place  en  place,  dans  son  épaisseur,  de  grands  noyaux 
ovoïdes,  allongés,  comme  les  noyaux  embryoplastiques. 

Éptthéllam. 

On  donne  le  nom  d'épithélium  à  des  éléments  anato- 
miques  très-répanduç  dans  l'économie,  et  dont  le  caractère 
assez  général  est  de  résister  à  l'action  des  réactifs  employés 
ordinairement  dans  les  études  histologiques  ;  en  sorte 
que' pour  les  observer  sur  place,  le  moyen  le  plus  simple 
est  presque  toujours  de  soumettre  les  fragments  du  tissu 
où  on  les  recherche,  à  Faction  de  l'acide  acétique.  Les  élé- 
ments du  tissu  lamineux  seront  ainsi  dissous  et  réduits  en 
gelée  transparente  pendant  que  les  éléments  épithéliaux 
resteront  sans  altération  et,  par  conséquent,  nettement 
visibles. 

On  donne  indifféremment  en  anatomie  le  nom  d'épithé- 
lium soit  aux  tissus  formés  de  cellules  épithéliales,  soit 
à  ces  cellules  elles-mêmes. 

On  distingue  plusieurs  sortes  d'éléments  épithéliaux  : 

1°  Les  noyaux  épithéliaux  ; 

2°  Les  cellules  épithéliales  cylindriques  et  vibratiles  ; 

3°  Les  cellules  épithéliales  pavimenteuses  ; 

4°  Les  cellules  épithéliales  lamclleuses  ; 

5°  Les  cellules  épithéliales  polyédriques. 

1°  Noyaux  épithéliaux. 

Ces  noyaux  sont  toujours  sphériques  ou  ovoïdes,  larges 
ordinairement  de  0mm,005  à  0ran,,008,  finement  granuleux, 
à  bords  fins  et  très-nets. 

Pour  observer  des  noyaux  épithéliaux,  il  suffira  de  re- 
garder ou  microscope  la  pulpe  que  Ton  obtient  en  passan 
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la  lame  d'un  scalpel  sur  une  coupe  pratiquée  à  travers  une 
glande  lymphatique,  un  thymus.  On  en  trouvera  également 
beaucoup  en  grattant  profondément  la  muqueuse  de  l'eslo- 
mac  ou  celle  de  l'intestin. 

2°  Cellules  frtfflrflilÉH  cylindriques. 

Ces  éléments  ne  représentent  jamais  parfaitement  un 
cylindre;  ce  sont  plutôt  des  cônes  allongés  devenus  un  p^ii 
prismatiques  vers  leur  liase  par  pression  réciproque.  Le 
sommet  du  cône,  plus  ou  moins  tronqué,  plonge  dans  la 
profondeur  du  tissu  ;  la  base  du  cône,  au  contraire,  regarde 
l'extérieur.  Un  épilhélium  ainsi  constitué  représente  quel- 
que chose  comme  un  plancher  formé  de  chevilles  enfoncées 
les  unes  à  côté  des  autres  dans  la  terre. 

Ces  cellules  mesurent  en  général  de  0"""(0u8  a  0n"°,0IO 
de  diamètre  transversal  et  0™",03O  a  0""%0a0  de  lon- 
gueur ;  elles  ont  toujours  un  noyau  ovoïde  dont  le  grand 
axe  se  confond  avec  celui  du  corps  de  l'élément. 

C'est  dans  l'intestin  et  dans  l'estomac  qu'on  trouve  les 
cellules  épithéliales  cylindriques  les  plus  faciles  a  étudier. 
Il  suffit,  pour  s'en  procurer,  de  gratter  légèrement  la  sur- 
face d'une  de  ces  membranes  fraîches  et  de  porter  la  pulpe 
ainsi  recueillie  sous  le  microscope.  On  trouve  toujours  par 
ce  moyen,  dans  la  préparation,  un  certain  nombre  de 
cellules  encore  adhérentes  les  unes  aux  autres.  En  enle- 
vant un  très-petit  fragment  de  la  muqueuse,  il  pourra 
même  arriver  qu'on  voie  très-nettement  cet  épilhélium 
en  place,  comme  des  quilles  rapprochées  à  se  toucher.  — 
On  retrouvera  aussi  très-bien  cet  aspect  sur  le  bord  des 
franges  delà  loile  choroïdienne  d'un  enfant,  en  regardant 
par  le  profil  l'épilhélium  prismatique  qui  les  revêt. 

Cellules  vibrât i les.  —  Chez  l'homme,  les  cellules   épi- 
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théliales  vibratiles  offrent  les  mêmes  dimensions  et  la 
même  forme  générale  que  les  cellules  cylindriques.  Mais, 
de  plus,  elles  portent  sur  leur  côté  libre  des  prolonge- 
ments appelés  cils y  qui  sont  animés,  pendant  toute  la  vie 
de  Pélément,  d'un  mouvement  particulier.  Ces  cils  sont 
larges  de  Oœm,001  au  plus,  et  longs  de  Omm,005  à  0mn,006. 
Ils  sont  ordinairement  un  peu  penchés. 

Les  cellules  épithéliales  vibratiles  sont  abondamment 
répandues  chez  l'homme.  On  les  trouve  dans  les  voies 
lacrymales,  dans  les  canaux  biliaires,  dans  les  trompes  de 
Fallope,  enfin  dans  les  fosses  nasales  et  dans  les  bronches. 

Grâce  à  la  présence  de  ces  éléments  dans  les  voies  respi- 
ratoires, il  est  toujours  loisible  de  les  observer.  On  peut 
en  effet  toujours  s'en  procurer  sur  soi-même.  Voici  ce  que 
Ton  fait  pour  cela.  On  choisit  une  plume  d'oie  dont  l'extré- 
mité du  côté  des  barbes  soit  bien  flexible  et  bien  entière. 
On  la  dépouille  de  ses  barbes,  à  l'exception  de  cette  extré- 
mité même  sur  une  étendue  de  deux  à  trois  millimètres. 
11  suffit,  pour  avoir  des  cellules  vibratiles,  de  promener 
doucement  cette  sorte  de  pelle  flexible  sur  la  partie  la  plus 
profonde  des  fosses  nasales.  On  enlève  ainsi  un  peu  de 
mucus,  et  avec  lui  des  cellules  vibratiles  ;  seulement  il  faudra 
employer  comme  véhicule  le  sérum  du  sang  ou  de  l'eau 
additionnée  de  blanc  d'oeuf,  si  l'on  veut  prévenir  leur 
altération  rapide. 

Mouvement  vibratile.  —  Les  cellules  vibratiles  que  Ton 
se  procure  par  le  moyen  que  nous  venons  d'indiquer,  ne 
sont  plus  vivantes;  on  ne  les  arrache  pas  de  la  muqueuse; 
elles  étaient  depuis  quelques  instants  déjà  tombées  dans 
le  mucus  nasal.  Elles  sont  mortes.  Mais  pendant  toute  leur 
vie  les  cils  de  ces  cellules  ont  été  animés.  Pendant  tout  le 
temps  qu'a  vécu  l'épithélium,  ces  cils  se  sont  agités  sans 
cesse,  jour  et  nuit,  d'un  mouvement  spécial  d'oscillation. 
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Sur  l'homme  il  Ml  difficile  de  voir  ce  mouvement,  dit 
mirutilc.  Il  faut  attendre  l'occasion  de  quelque  opéra- 
tion chirurgicale.  Mais  les  animaux  viennent  ici  à  noire 
secours  :  l'organisation  des  grenouilles  nous  permet  dit 
l'observer  merveille  use  nie  ni  bien,  comme  elle  nous  a 
déjà  donné  l'occasion  d'observer  la  marche  du  sang  dan» 
les  capillaires.  Il  suffira  d'enlever  sur  les  côtés  de  la 
langue  vers  le  pharynx  de  l'animal,  avec  une  paire  de 
bons  ciseaux,  un  fragment  de  muqueuse  aussi  petit  que 
possible;  ou  le  mettra  dans  l'eau  entre  deux  verres, 
et  toute  la  préparation  sera  laite.  Ce  sera  graud  hasard 
si  l'un  n'aperçoit  en  un  point  ou  en  un  autre  ce  curieux 
mouvement  qui  a  de  tout  temps  excité  l'attention  des 
physiologistes.  On  verra  les  cils  de  17-pithéliuin  qui  tapisse 
le  pharynx  de  la  grenouille,  s'iueliner  et  se  redresser 
successivement,  produisant  ainsi  des  ondulations  tout  a 
fait  comparables  à  celles  d'un  champ  de  blé  donl  un  léger 
souille  de  vent  courberait  les  épis,  sans  que  jamais  ils  aient 
un  moment  de  repos. 

3e  Cellules  épithélialcs  pavfmentcuw*. 

Certains  endroits  de  l'économie  sont  revêtus  de  cellules 
épilhéliales  tellement  conformées  et  tellement  disposées, 
qu'on  les  a  tout  naturellement  comparées  au  pavage  de 
nos  rues  et  qu'on  leur  a  même  donné  un  nom  qui  rappelle 
cette  ressemblance.  Les  cellules  épithéliales  pavimenteuses 
sont  toujours  rangées  les  unes  n  côté  des  autres  avec 
une  régularité  parfaite.  Au  milieu  de  l'élément  on  voit 
presque  toujours  un  noyau  a  contour  circulaire-  Les  sur- 
faces ainsi  revêtues  ressemblent  à  des  sortes  de  mosaïque 
donl  chaque  pièce,  taillée  à  quatre,  cinq  ou  six  pans,  serait 
de  plus  enrichie  d'un  dessin  circulaire  dans  son  centre. 


*\ 
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Les  points  de  l'économie  où  l'on  peut  avoir  l'image  la 
plus  nette  de  ces  pavages  microscopiques  sont  la  partie 
antérieure  de  la  capsule  du  cristallin  et  la  surface  de  la 
choroïde. 

Cristallotdes .  —  Dans  l'œil  le  cristallin  est  revêtu  en 
avant  aussi  bien  qu'en  arrière  par  deux  membranes, 
dont  une  seulement,  l'antérieure,  est  tapissée  d'un 
magnifique  épithélium  pavimenteux.  Pour  le  voir,  on 
prend  un  œil  aussi  frais  que  possible,  et  on  l'ouvre 
de  manière  à  arriver  au  cristallin  par  sa  face  postérieure. 
Cette  opération  devra  être  faite  sous  l'eau,  afin  que  ces 
fines  membranes  se  laissent  mieux  distinguer,  nageant 
dans  un  liquide  qui  les  porte  et  qui  leur  permet  d'onduler 
sous  le  regard. 

A  la  face  postérieure  du  cristallin  on  trouvera  une 
membrane  cassante  et  d'autant  plus  difficile  à  voir  qu'elle 
est  absolument  transparente.  C'est  la  cristalloïde  posté* 
rieure. 

Si  l'on  réussit  à  en  porter  un  large  fragment  sous  le 
microscope,  il  sera  impossible  de  se  rendre  compte  de 
sa  présence  non  plus  que  de  celle  des  deux  lames 
entre  lesquelles  elle  est  placée,  tant  elle  est  hyaline  et 
d'une  transparence  absolue.  C'est  par  ses  bords  seule* 
ment  qu'on  aura  la  notion  de  son  existence.  Ces  bords 
eux-mêmes,  au  lieu  de  rappeler  les  apparences  d'une 
déchirure,  offrent  des  arêtes  et  des  angles  d'une  netteté 
telle,  qu'on  croirait  avoir  devant  les  yeux  le  morceau 
d'une  glace  de  miroir  cassée.  Les  plis  que  font  parfois 
les  fragments  de  la  cristalloïde  entre  les  deux  lames 
de  verre,  permettent  d'apprécier  son  épaisseur  qui  est 
deOmm,030àOm,n,035. 

Après  s'être  débarrassé  du  cristallin,  on  arrive  à  une 
autre  membrane  également  transparente  qui  se  trouve  au 
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devant  de  lui,  en  arriére  de  l'iris.  Ces!  la  crista/Zoïdc 
antérieure. 

En  l'examinant  au  microscope  on  voit  qu'elle  est  formée 
d'une  membrane  tout  à  l'ait  analogue  à  la  erislalloïde  pos- 
térieure, mais  de  plus,  avons-nous  dit,  recouverte  par  un 
épitliélium  pavimenteux. 

Les  cellules  de  cet  épitliélium  ufl'rcn!  à  peu  près  le 
même  diamètre  dans  toutes  leurs  dimensions.  Elles  sont 
régulièrement  rangées  les  unes  contre  les  autres.  Elles 
mesurent  environ  0mn',020  de  diamètre.  Elles  sont  pâles, 
ainsi  que  les  lignes  qui  les  séparent.  Au  cenlre  elles  ont 
un  noyau  généralement  sphérique  ou  un  peu  ovoïde,  plus 
granuleux  et  plus  foncé  que  le  rcslu  de  la  cellule.  Ce 
noyau  laisse  voir  un  ou  deux  nucléoles;  quelquefois  il 
n'en  a  pas. 

Ce  revélernent  épilhélial,  vu  en-dessus  dans  le  champ 
du  microscope,  est  un  des  lissus  les  plus  élégants  de  l'éco- 
rnimie.  Sa  disposition  toute  géométrique  cl  d'une  obser- 
vation relativement  Ires-facile,  rappelle  les  mosaïques  les 
plus  régulières  de  l'histologie  végétale  ou  les  alvéoles  les 
mieux  dessinés  des  rayons  de  miel. 

Choroïde,  —  Un  autre  épilliélium  pavimenteux  encore 
plus  remarquable  est  celui  qu'offre  la  surface  de  ce  tapis 
noir  qui  revêt  tout  le  fond  de  l'œil.  On  essayera  d'enlever 
celui-ci  avec  de  grande  précaution  et  en  opérant  sous 
l'eau.  Il  est  d'autant  plus  remarquable  que  les  cellules 
sont  noires  et  leur  noyau  central  blanc  ou  plutôt  in- 
colore. 

Ces  cellules  épithéliales,  légèrement  aplaties,  ont  des 
contours  parfaitement  réguliers.  Elles  sont  taillées  à  six 
pans,  comme  certains  carrelages  de  nos  appartements 
et  l'on  peut  les  comparera  cette  autre  variété  dépavage 
avec  une|  précision  rigoureuse.  Les  éléments  eux-nièine:- 


Ihidc 
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mesurent  de  Omm,01â  à  0mm,018  de  diamètre;  ils  sont 
complètement  remplis  de  granulations  pigmentaires,  à 
l'exception  du  noyau  qui  reste  transparent.  Ses  contours, 
quand  on  examine  l'élément  de  face,  sont  seulement  un 
peu  perdus  au  milieu  des  granulations  qui  l'environnent. 

Quand  on  traite  par  l'acide  acétique  plusieurs  cellules 
encore  réunies  de  la  choroïde,  on  voit  leurs  contours 
s'accentuer  vivement.  Ils  se  manifestent  par  des  lignes 
blanches  extrêmement  nettes,  qui  donnent  à  l'ensemble 
l'apparence  de  la  mosaïque  la  plus  régulière,  et  qu'on  ne 
saurait  comparera  rien  mieux  qu'aux  lignes  de  ciment  qui 
séparent  les  différentes  pièces  d'un  de  ces  carrelages  aux- 
quels nous  faisions  allusion. 

Chez  les  albinos,  les  granulations  pigmentaires  n'exis- 
tent pas  dans  les  cellules  épithéliales  du  fond  de  l'œil,  et 
celui-ci  apparaît  alors  coloré  en  rouge  par  le  sang  qu'il 
reçoit. 

Êpithélium  de  la  cornée.  —  Les  épithéliums  pavimen- 
leux  que  nous  venons  de  signaler,  ne  sont  disposés  que  sur 
un  seul  rang.  Pour  en  voir  un  où  trois  ou  quatre  étages  de 
cellules  pavimenteûses  se  recouvrent  l'un  l'autre,  il  faut 
observer  l'épithélium  qui  revêt  en  dehors  la  cornée  trans- 
parente de  l'œil.  On  peut  faire  des  coupes  sur  des  yeux 
frais,  mais  il  est  préférable  de  laisser  durcir  ceux-ci  dans 
l'acide  chromique  étendu  d'eau.  Alors,  sur  des  coupes 
obliques  à  la  surface  de  la  cornée  ou  perpendiculaires  à 
elle,  on  verra  très-bien  la  disposition  spéciale  de  l'épi- 
thélium. Les  éléments  qui  le  forment,  sont  rangés  en  trois 
ou  quatre  couches,  ils  ont  environ  0mm,020à  0mm,030  de 
large  et  sont,  comme  presque  toujours,  munis  d'un 
noyau. 
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Riun  a' est  plus  aisé  que  de  se  procurer  des  cellules  épi— 
ihéliales  lamelleuses  pour  l'élude  microscopique.  I!  suffit 
(Kiur  cela  de  passer  une  lame  mince  sur  s;i  langue  en 
appuyant  un  peu  fortement  et  d'examiner  le  mucus  ainsi 
récollé,  Il  faudra  employer  un  éclairage  assez  faible, 
parce  que  les  éléments  que  l'on  a  à  oliserver  sont  d'une 
extrême  transparence.  Us  se  présentent  sous  l'aspect  de 
plaques  très-minces,  diaphanes,  affront  seulement  vers 
leur  centre  quelques  granulations  un  peu  jaunâtre»  ot  un 
petit  noyau  ovoïde  allongé,  clair  et  brillant.  Ces  éléments 

mesurent  de  l) ,030  a  (V"",040  de  large,  mais  il  ne  faut 

pas  oublier  qu'étant  lamelleux,  ils  peuvent  s'offrit'  au 
regard  par  la  tranche,  et  dés  lors  se  présenter  comme 
une  ligne  sinueuse  ayant  pour  longueur  celle  de  l'élé- 
ment, avec  une  largeur  à  peine  appréciable.  Souvent  on 
voit  plusieurs  de  ces  cellules  encore  adhérentes  par  les 
bords  les  unes  aux  autres,  conservant  leurs  rapports 
mutuels  comme  un  fragment  de  carrelage  enlevé  d'un 
plancher. 

Leptothrix  bucealis,  —  Dans  la  salive  ainsi  récoltée  sur 
la  langue,  on  trouve  encore  d'autres  corps  dignes  de  fixer 
l'attention.  Les  premiers  sont  de  petites  sphères  pales, 
finement  granuleuses  et  mesurant  environ  0""",0Û&  k 
«"".OOo  de  diamètre.  Ce  sont  les  corpuscules  muçueux, 
d'ailleurs  très-analogues  aux  globules  blancs  du  sang  que 
nous  avons  décrits  plus  haut. 

On  verra  souvent  aussi  dans  le  champ  du  microscope,  de 
longs  filaments  très-déliés,  mais  réunis  en  scandes  masses 
et  formant  par  endroits  des  sortes  de  queues  chevelues 
extrêmement  remarquâmes.  Ces  corps  filamenteux,  mesu- 
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rant  toujours  une  très-grande  longueur  pendant  que  leur 
diamètre  est  à  peine  appréciable,  ne  font  point,  à  propre- 
ment parler,  partie  du  corps  humain.  Ce  sont  des  para- 
sites. 

C'est  une  sorte  d'algue  qui  pousse  dans  la  bouche  et 
même  avec  une  facilité  telle  qu'il  est  peu  de  personnes  qui 
en  soient  totalement  exemptes.  Ces  filaments  ne  se  rami- 
fient pas;  on  peut  seulement  les  voir  par  places  se  bifur- 
quer de  telle  manière  que  les  deux  divisions  et  le  tronc 
d'où  elles  émanent,  forment  trois  rayons  également  espa- 
cés les  uns  des  autres.  Ce  végétal  a  reçu  des  botanistes 
le  nom  de  Leptothrix  buccalis.  Il  n'est  pas  même  très-rare 
de  voir  au  milieu  de  ces  filaments  de  leptothrix,  de  petits 
animaux  très-courts,  linéaires,  s'agiter  en  se  tordant  sur 
eux-mêmes.  Ce  sont  des  vibrions  qui  vivent  ainsi  à  l'inté- 
rieur de  la  bouche,  au  milieu  des  forêts  de  leptothrix.  La 
bouche  est  un  monde  avec  ses  végétaux  et  ses  animaux. 

5°  Cellules  t;pithéliales  polyédriques. 

Cellules  du  foie.  —  Il  convient  de  réserver  le  nom 
cellules  polyédriques  à  une  espèce  particulière  d'éléments 
épithéliaux  dont  le  foie  nous  offre  en  quelque  sorte  le 
type.  Ce  sont  des  cellules  épithéliales  taillées  à  facettes 
comme  les  épithéliums  pavimenteux,  mais  sans  la  régula- 
rité qui  fait  le  caractère  de  ceux-ci.  Les  épithéliums 
polyédriques,  au  contraire,  toujpurs  accumulés  sans  ordre, 
se  regardent  mutuellement  par  autant  de  facettes  que 
séparent  des  arêtes  quelquefois  très-vives.  Le  nombre  de 
ces  facettes  et  de  ces  arêtes  n'a  rien  de  fixe,  non  plus  que 
la  dimension  de  l'élément.  Le  noyau  sphérique  ou  plus 
rarement  ovale,  est  simple  ou  double;  il  peut  aussi  avoir 
un  nucléole. 
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Les  cellules  du  foie  sont  finement  granuleuses,  mais  de 
plus  elles  contiennent  ordinairement  un  certain  nombre 
de  granulations  graisseuses.  Leur  présence  est  le  com- 
mencement d'un  état  qui  est  morbide  cbez  l'Iiomme,  mais 
que  l'on  produit  artificiellement  chez  certains  animaux, 
pour  rendre  leur  foie  plus  lourd  et  plus  savoureux.  Cet 
étal  a  reçu  le  nom  de  foie  <jras.  Il  est  caractérisé  dans  une 
première  période  par  l'apparition  de  ces  granulations 
graisseuses  au  milieu  des  cellules  hépatiques.  Mais  la 
dégénérescence  commençante  peut  continuer  sa  marche 
et  se  traduire  bientôt  par  une  lésion  plus  avancée:  La 
substance  de  la  cellule  se  creuse  d'une  cavité  et  celle-ci  se 
remplit  d'une  gouttelette  d'huile.  Celle  cavité  peut  même 
prendre  une  telle  extension  que  le  corps  de  répilliélium 
est  alors  réduit  à  l'état  d'une  simple  membrane  ayant  tou- 
tefois conservé  son  noyau,  et  enveloppant  une  grosse  goutte 
de  graisse. 

rr  Ilulr*  <-|>irhôllalru   hypertrophiée». 

Cette  sorte  de  maladie  graisseuse  que  nous  venons  de 
décrire  dans  les  cellules  épilliélïales,  nous  amène  directe- 
ment à  parler  d'autres  altérations  que  l'on  rencontre  encore 
cbez  ces  cléments  et  qui  ont  longtemps  donné  le  change 
aux  médecins  sur  les  affections  appelées  cancers.  On  croyait 
autrefois  que  celles-ci  étaient  dues  à  l'apparition,  dans  le 
corps  de  certains  éléments,  anatomiques  d'une  espèce  par- 
ticulière qui  venaient  à  se  développer  dans  nos  organes 
comme  do  véritables  animaux  parasites.  Des  recherches 
plus  attentives  ont  montré  que  ces  cellules,  que  l'on  croyait 
spécifiques,  étaient  tout  simplement  des  cellules  épithe- 
liales  ordinaires  qui,  placées  dans  certaines  conditions, 
avaient  pris  un  accroissement  anormal  cl  s'étaient  hyper- 
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trophiées  et  déformées  tout  à  la  fois.  Et,  en  effet,  leurs 
caractères,  en  tant  que  cellules  épithéliales,  ne  sont  pas 
tellement  masqués  qu'on  ne  puisse  les  reconnaître.  Elles 
ont  d'abord  les  mêmes  réactions  et  la  même  résistance  aux 
agents  chimiques.  Enfin,  on  peut  trouver  ces  prétendues 
cellules  du  cancer  dans  certaines  régions  du  corps  où  elles 
existent  toujours  à  l'état  normal.  Il  suffit  de  prendre  un 
délivre  de  femme  en  couche  et  de  porter  sous  le  microscope 
une  parcelle  de  la  gelée  grise  qui  sépare  les  cotylédons  du 
placenta.  On  y  trouvera  sans  peine  et  de  suite  un  certain 
nombre  de  cellules  hypertrophiées  qui  répondront  à  toutes 
les  descriptions  que  Ton  a  faites  autrefois  des  cellules  du 
cancer. 

Le  corps  de  la  cellule  peut  arriver  jusqu'à  mesurer 
0Bun,100  de  diamètre,  c'est-à-dire  que  ces  petits  éléments 
deviennent  visibles  comme  des  points  flottant  dans  le  H* 
quide  ambiant.  Leurs  contours  revêtent  en  même  temps 
les  formes  les  plus  capricieuses  et  les  plus  bizarres.  Beau- 
coup sont  allongées,  d'autres  ont  une  partie  plus  large  et 
une  autre  partie  plus  étroite  qui  se  prolonge  en  queue. 
C'est  ce  qu'on  avait  appelé  les  cellules  fitsi formes ',  les 
cellules  en  raquette  du  cancer.  Beaucoup  sont  remplies  de 
granulations  graisseuses.  Tantôt  celles-ci  sont  éparses  dans 
le  corps  de  l'élément,  tantôt  elles  sont  groupées  seulement 
autour  du  noyau.  Certaines  cellules  montrent  à  la  fois 
deux,  trois,  quatre  noyaux  ou  plus.  Ces  noyaux  mêmes 
sont  altérés,  très-gros,  avec  un  nucléole  et  quelquefois 
deux  dans  leur  intérieur. 

Enfin,  parmi  toutes  les  variétés  que  présentent  ces  cel- 
lules hypertrophiées,  il  en  est  une  qui  mérite  surtout  de 
fixer  l'attention.  La  cellule  devenue  énorme  peut,  sous 
l'influence  qui  favorise  son  développement,  se  creuser  d'une 
cavité  plus  ou  moins  grande.  C'est  ce  que  l'on  a  appelé  des 
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cethth-s  excarées.  Dans  cette  cavilé  oxisle  ordinairement 
un  liquida  tenant  en  suspension  des  amas  de  granulations 
animées  du  mouvement  brownien.  Mais  d'autres  fuis  ce 
sont  des  noyaux  épithéliaux  ou  même  de  petites  cellules 
épîlhéliales  qui  naissent  ainsi  à  l'intérieur  d'une  autre. 
Les  épithéliums  où  se  produit  ce  pliénoinème,  ont  reçu 
le  nom  de  cellules  mères. 

Enfin  il  peut  apparaître  dans  ces  cavités  des  globules 
blancs  du  sang,  dont  la  naissance  en  de  telles  conditions 
est  sans  contredit  un  des  laits  les  plus  remarquables  qu'il 
soit  donué  au  micrographie  d'observer. 


L'élude  microscopique  de  la  peau  devra  être  faite  sur 
des  coupes  habilement  pratiquées  et  intéressant  les  parties 
profondes.  On  verra  en  cllcl,  dés  le  début,  que  le  derme, 
cette  partie  solide  et  résistanle  que  l'on  appelle  le  cuir, 
envoie  au-dessous  de  lui,  a  sa  face  profonde,  une  foule 
de  cloisons  qui  le  rai  lai' lient  aux  autres  organes.  Ces  trac- 
tus  sont  constitués  par  du  tissu  cellulaire  tel  que  nous 
l'avons  décrit,  c'est-à-dire  par  un  tissu  formé  de  fibres 
lamineuses,  de  fibres  élastiques  et  d'une  proportion  plus 
ou  moins  grande  de  matière  amorphe. 

En  remontant  vers  la  surface  de  la  peau,  on  verra 
les  fibres  lamineuses  et  les  fibres  élastiques  de  tous  ces 
traclus  s'enchevêtrer  les  unes  dans  les  autres  et  se  feu- 
trer de  manière  à  former  la  masse  compacte  du  derme. 
Celui-ci  est  plus  ou  moins  épais  suivant  les  régions.  Mai* 
pendant  que  sa  limite  profonde  est  mal  accentuée  avec 
tous  ces  prolongements  fibreux  qui  rattachent,  sa  face 
externe  offre  une  ligne  de  démarcation  sinueuse  à  la 
vérité,  mais  nettement  tranchée.  Ces  sinuosités  sont  dues 
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à  la  présence  d'éminences  appelées  papilles.  Enfin  cette 
face  est  recouverte  elle-même  d'un  tissu  tout  différent 
appliqué  sur  le  derme  de  manière  à  en  dissimuler  toutes 
les  irrégularités  :  c'est  Yépiderme>  entièrement  formé 
d'éléments  épithéliaux. 

L'épiderme  lui-même,  comme  le  derme,  varie  beaucoup 
d'épaisseur  selon  l'endroit  observé.  À  la  plante  du  pied, 
il  atteint  souvent  un  millimètre. 

Ceci  dit,  nous  supposerons  que  nous  avons  à  la  fois  sous 
les  yeux  un  certain  nombre  de  coupes  de  la  peau  prati- 
quées sur  différents  points  du  corps.  Les  unes  traitées  par 
l'acide  nitrique,  les  autres  traitées,  ce  qui  est  une  excel- 
lente préparation,  par  l'acide  tannique,  ainsi  que  nous 
l'avons  indiqué  plus  haut  (1)  ;  d'autres  enfin  injectées  et 
permettant  de  voir  la  distribution  des  capillaires  dans 
les  papilles  du  derme,  dont  ils  ne  franchissent  jamais  la 
limite. 

Pannicules  adipeux.  —  En  reprenant  par  la  partie  pro- 
fonde l'étude  de  la  peau  et  spécialement  celle  du  derme, 
on  voit  d'abord  ces  tractus  dont  nous  avons  parlé,  enfer- 
mer çà  et  là  des  amas  de  cellules  adipeuses  formant 
ce  que  les  anatomistes  ont  appelé  les  pannictdes  adipeux. 

Glandes  de  la  sueur.  —  Dans  les  dernières  excavations 
de  ces  tractus,  tout  à  fait  à  la  limite  de  la  substance  com- 
pacte du  derme,  on  peut  très-bien  voir  sur  des  coupes 
de  peau,  prises  surtout  à  l'aisselle  et  traitées  par  l'acide 
nitrique,  de  petits  organes  particuliers  qui  apparaissent 
dans  ces  préparations  comme  des  tubes  jaunes  pelotonnés 
sur  eux-mêmes  :  ce  sont  les  glandes  de  la  sueur. 

Chacune  constitue  une  petite  masse  arrondie  ou  ova- 
laire  selon  les  régions,  et  mesurant  0mm/200à  1  millimètre 

(4)  Voyez  page  312. 
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de  diamètre.  Le  tube  lui-même  est  large  en  i 
de  0""°,060.  On  le  voit  très-bien  se  détacher  du  peloton 
glandulaire  pour  former  le  canal  excréteur  de  la  glande 
qui  porte  à  l'extérieur  le  produit  de  la  sécrétion,  c*esU 
à-dire  la  sueur.  Celte  portion  du  tube  traverse  le  derme  en 
ligne  di'oite  et  pénètre  dans  l'épidémie.  Quand  celui-ci  est 
peu  épais,  le  tube  n'offre  à  ce  niveau  aucune  particularité; 
mais  quand  l'épidémie  forme  une  large  couche,  comme  à 
la  paume  de  la  main  ou  à  la  plante  du  pied,  on  voit  alors 
le  tube  décrire  en  le  traversant  une  élégante  spiral»  à  la 
manière  d'un  ressort  à  boudin.  Enfin,  il  vient  se  terminer 
a  la  surface  de  la  peau  par  une  sorte  de  petit  entonnoir 
très-visible  à  la  luupe.  Sur  la  face  palmaire  de  la  main 
on  peut  Ires-bien  distinguer  avec  le  moindre  verre  gros- 
sissant ces  orifices  des  glandes  de  la  sueur;  ils  sont  réguliè- 
rement alignés  sur  la  crête  des  cniinences  circulaires  que 
présente  la  peau  de  la  main  ;  et  dans  les  chaleurs  de  l'été 
il  est  même  facile  de  voir  une  loule  petite  gouttelette  de 
liquide  perler  à  chacun  de  ces  orifices. 

Pour  étudier  spécialement  les  glandes  de  Ja  sueur,  les 
meilleures  coupes  de  peau  seront  celles  qu'on  aura  prati- 
quées à  la  paume  de  la  main  ou  à  la  plante  du  pied,  après 
que  la  peau  aura  été  durcie  et  rendue  diaphane  par  une 
solution  de  carbonate  de  potasse.  Maïs  la  meilleure  pré- 
paration est  de  faite  macérer  un  fragment  de  peau  pen- 
dant vingt-quatre  heures  dans  l'acide  azotique  étendu, 
puis  de  le  laisser  dans  l'eau  pendant  le  même  temps  ;  ce 
traitement  a  l'avantage  de  donner  aux  glandes  une  couleur 
jaune  qui  les  fait  parfaitement  ressortir  sur  tes  tissus  am- 
biants. 

Pupilles.  —  Mous  avons  vu  que  du  côlé  de  l'épidémie, 
c'est-à-dire  en  dehors,  la  limite  du  derme,  au  lien  d'être 
indécise  rumine  à  la  région  profonde,  esl  nclle  et  oudu- 


^V\ 


DU   MICROSCOPE  APPLIQUÉ  A   L'mSTOLOGIE.  385 

leuse  quand  on  l'étudié  sur  une  section  assez  mince.  Ces 
ondulations  sont  dues  à  la  présence  à  la  surface  du  derme 
d'un  nombre  considérable  de  petites  éminences  plus  ou 
moins  espacées,  plus  ou  moins  élevées,  plus  ou  moins 
régulièrement  disposées,  qui  portent  le  nom  de  papilles. 
On  les  divise  au  point  de  vue  de  leur  conformation  en 
papilles  simples  et  en  papilles  composées. 

Les  papilles  simples  se  trouvent  sur  presque  toute  la 
surface  du  corps,  elles  sont  généralement  coniques  avec 
un  sommet  arrondi.  Leurs  dimensions  peuvent  varier 
depuis  0mm,030  de  long  jusqu'à  plus  de  0ram,300,  comme 
à  la  matrice  de  l'ongle  par  exemple.  —  Leur  largeur  égale 
à  peu  près  leur  hauteur  ou  se  trouve  être  un  peu  moindre 
dans  les  plus  longues. 

Les  papilles  composées  existent  surtout  à  la  langue 
où  leur  étude  présente  un  certain  intérêt.  Elles  offrent 
une  base  plus  ou  moins  large  portant  plusieurs  saillies 
dont  chacune  est  semblable  à  une  papille  simple.  Au- 
dessus,  l'épithélium  vient  encore  exagérer  ces  saillies, 
et  se  prolonge  même  en  forme  de  filaments  minces 
et  flottants  qui  ont  été  comparés  aux  pièces  d'un  éven- 
tail, et  qui  ont  fait  donner  à  ces  papilles  le  nom  de 
flabelliformes.  Ce  sont  ces  longs  prolongement  épithé- 
liaux  formés  de  cellules  pavimenteuses  qui,  tombant  en 
masse  dans  les  fièvres,  forment  l'enduit  blanchâtre  auquel 
la  médecine,  il  y  a  trente  ans,  attribuait  une  si  grande 
importance. 

La  distribution  des  papilles  ne  paraît  être  soumise  à 
aucune  règle  sur  la  plus  grande  partie  de  la  surface  du 
corps.  Mais  partout  où  se  montrent  ces  lignes  contournées 
si  manifestes  à  la  face  antérieure  des  doigts,  elles  offrent 
une  disposition  exactement  correspondante.  Chacune  de 
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ces  éminenees  linéaires    visihlfss  au  pied  ou  a  la   main 

renferme  deux  rangées  parallèles  île  papille*. 

Sous  l'ongle,  lea  pupilles  sont  aussi  eu  séries  régulières, 
mais  toutes  reclîlignes  il  dispnsées  suivant  l'une  du  doigt. 
CVsl  cnirft  ces  séries  que  s'en  l'on  cent  les  crêtes  que  laisse 
ï.tîr  fonajo  a  sa  face  profonds,  quand  du  l'arrache. 

l'ti  petit  nombre  de  papilles  reçoivent  un  ou  dent 
tubes  nerveux.  Alors  aucun  vaisseau  n'y  pénètre.  Celle 
disposition  se  rencontre,  surtout  à  lu  main,  au  pied,  ans 
lèvres.  La  plupart  îles  papilles,  au  contraire,  n'uni  pas  de 
tube  nerveux  A  leur  intérieur  et  présentent  un  nombre  plus 
ou  moins  grand  d'anses  vasculaires,  selon  leur  dimension. 
Il  est  reiiianiualile  que  l'endroit  qui  peut  être  justement 
regardé  cooniie  ayant  la  sensibililé  la  plus  exquise, 
tellement  qu'elle  est  le  sujet  des  plus  affreuses  douleurs 
dans  les  opérations  chirurgicales,  la  matière  des  ongles,  ne 
présente  aucune  papille  nerveuse  :  loutes  sont  vasculsiires. 

Quand  on  étudie  ces  papilles  sur  des  pièces  injectées, 
tantôt  on  foîl  une  anse  capillaire  seulement  émerger  du 
réseau  vasculaire  du  derme,  monter  dans  la  papille,  se 
recourber  près  de  son  sommet  et  revenir  sur  ses  pas  en 
suivant  une  direction  inverse;  tantôt,  dans  les  plus  grosses 
papilles,  une  arlériole  vient  s'épanouir  au  centre  en  une 
sorte  de  bouquet  élégant,  dont  chaque  branche  se  courbe 
en  anse  pour  retourner  aux  veines  de  la  peau.  Mais  un 
caractère  invariable  de  la  distribution  des  capillaires  dans 
la  papille,  c'est  qu'ils  en  occupent  toujouis  le  centre,  tan- 
dis que  dans  les  villosilés  intestinales,  spécialement  desti- 
nées a  l'absorption,  le  réseau  sanguin  esl  tout  superficiel 
et  silué  immédiatement  au-dessous  de  l'épitliélium. 

Épidémie.  —  L'épidémie  esl  constitué  par  deux  couches 
superposées  de  cellules  épilbéliales  de  nature  différente. 
Elles  comblent  l'intervalle   que   laissent  entre   elles  les 
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papilles,  et,  dépassant  leur  sommet,  engendrent  ainsi  la 
surface  à  peu  près  lisse  et  unie  qui  limite  le  corps  humain 
dans  l'espace.  L'épiderme  s'adapte  exactement  à  toutes  les 
dépressions  et  à  toutes  les  éminences  du  derme,  en  sorte 
que  sa  face  profonde  est  le  moule  exact  et  l'empreinte  ûdèle 
de  celui-ci.  À  chaque  papille  répond  une  petite  anfractuo- 
sité  où  elle  est  logée. 

Les  deux  couches  qui  forment  l'épiderme,  sont  au  reste 
assez  nettement  délimitées.  C'est  entre  ces  deux  couches 
et  non  entre  l'épiderme  et  le  derme,  que  se  dépose  la 
sérosité  des  vésicatoires.  La  plus  profonde  porte  le  nom 
de  couche  de  Malpighi,  la  plus  externe  s'appelle  la  couche 
cornée. 

La  couche  de  Malpighi  est  formée  par  plusieurs  rangs 
des  cellules  épithéliales  irrégulièrement  polyédriques,  dis- 
posées autour  des  papilles  et  entre  elles.  Ces  cellules  sont 
assez  difficiles  à  voir,  au  moins  sur  la  peau  des  hommes 
appartenant  à  l'espèce  blanche.  Chez  le  nègre,  chez  les 
individus  très-bruns,  surtout  aux  régions  du  corps  qui  sont 
habituellement  de  couleur  foncée,  les  cellules  de  la  couche 
de  Malpighi  se  distinguent  immédiatement,  parce  qu'elles 
sont  remplies  de  granulations  pigmentaires,  abondantes 
principalement  dans  la  couche  de  cellules  la  plus  profonde, 
au  contact  du  derme  et  de  ses  papilles. 

Si  l'on  imagine  une  première  coupe  de  la  peau,  paral- 
lèle à  sa  surface,  et  faite  dans  de  telles  conditions  qu'elle 
intéresse  les  papilles  du  derme  vers  le  milieu  de  leur 
hauteur;  si  l'on  vient  maintenant  à  pratiquer  une  seconde 
coupe  parallèle  à  la  première,  qui  intéresse  le  derme  au- 
dessous  de  la  base  des  papilles,  on  obtiendra  une  prépa- 
ration qui  a  joui  d'une  certaine  célébrité.  Supposons 
qu'elle  ait  été  faite  avec  la  peau  d'un  nègre  :  il  est  évident 
qu'au   microscope  la  lumière  passera  sans  encombre  à 
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travers  la  substance  transparente  des  papilles,  pendant 
qu'autour  d'elles  les  rayons  transmis  seront  arrêtés  en 
chemin  et  colorés  par  l'épilhélium  pigmenté  qui  remplit 
les  espaces  inlerpapillaircs.  On  aura  l'apparence  d'un 
réseau  dessiné  par  celte  substance  pigmentée,  tandis  que 
la  section  même  des  papilles  figurera  autant  de  mailles. 
Telle  est  l'origine  du  nom  de  rétoau  -lu  Mnl/ih/lii  donné  â 
celte  préparation. 

Pour  préparer  le  réseau  de  Malpigln,  le  plus  simple  est 
d'enlever,  avec  un  rasoir  trempé  d'alcool,  de  trés-minces 
.  Daubes  à  la  surface  d'une  peau  foncée  que  l'on  aura 
tendue  sur  un  corps  un  peu  spherique. 

La  couche  cornée  passe  uniformément  au  dessus  de  la 
couche  muqueuse  et  offre  à  peu  près  dans  tous  les  points 
la  même  épaisseur.  Elle  est  formée  de  cellules  épilhéliales 
lamellcuses  superposées  et  Irés-adhérenles. 

Elles  sont  extrêmement  minces,  comme  flétries,  sans 
noyaux,  au  moins  dans  la  couche  tout  à  Tait  extérieure, 
et  leurs  dimensions  varient  de  0""", 013  a  0""", 036.  Quand 
on  fait  agir  sur  un  fragment  de  cet  épithélium  une  goutte 
de  potasse  étendue,  on  voit  toutes  ces  cellules  lamelleuses 
se  gonfler.  Alors  chaque  élément  représente  non  plus  une 
lamelle,  mais  un  corps  de  forme  presque  ovoïde.  Ce 
changement  se  fait  en  quelques  instants  sous  l'œil  même 
de  l'observateur. 

On  peut  toujours  donner  aussi  aux  éléments  de  la  couche 
cornée  une  teinte  jaune  foncée  et  très-appréciable  au 
microscope,  en  traitant  un  fragment  d'épiderme  par  l'acide 
azotique. 

Le  cal  aux  mains,  les  cors,  les  durillons  sont  constitués 
par  un  épaissîsscmcnl  de  la  couche  cornée  de  l'épidémie. 
On  v  retrouvera  la  même  structure  lamelleusc  el  la  même 
inlricalion  des  mêmes  éléments. 
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L'aearut»  de  la  gale. 

La  peau  de  l'homme  a  un  hôte  qui  se  creuse  dans  son 
épaisseur  de  longues  tanières.  Cet  hôte  est  l'animal  de  la 
gale,  appelé  dans  les  traités  scientifiques  Acarus  scabiet,  et 
qui  jouit  d'une  trop  fameuse  réputation,  voire  même  depuis 
le  temps  ou  un  ancêtre  de  Gargantua,  au  dire  de  Rabelais» 
apprit  aux  hommes  à  se  retirer  ces  cirons  de  la  peau  des 
mains. 

Nous  voudrions  raconter  ici  toute  la  longue  histoire  de 
l'insecte  de  la  gale  ;  le  lecteur  aurait  peut-être  suivi  avec 
intérêt  les  nombreuses  vicissitudes  que  ce  petit  animalcule 
dut  subir  avant  d'être  admis  définitivement  au  nombre 
des  êtres  existants,  les  mystifications  auxquelles  il  donna 
lieu,  ses  mœurs  et  ses  formes;  mais  nous  devons  simple- 
ment indiquer  la  manière  de  le  découvrir  et  les  sources 
où  l'on  trouvera  des  renseignements  étendus. 

Lorsqu'un  galeux  n'a  encore  été  soumis  à  aucun  traite- 
ment, si  l'on  cherche  attentivement  sur  le  dos  des  mains, 
sur  le  poignet  ou  entre  les  doigts,  on  remarquera  que  plu- 
sieurs vésicules,  peu  après  leur  développement,  présentent 
à  leur  sommet  ou  sur  le  côté  un  petit  point  pareil  à  celui 
qui  résulte  d'une  très-petite  piqûre  de  puce,  moins  l'au- 
réole ronge.  Quelquefois  ce  point  s'allonge  un  peu  en 
demi-cercle  et  se  trouve  situé  sur  une  petite  tache  blan- 
châtre. 

Sur  d'autres  boutons  plus  avancés  on  apercevra,  à  partir 
du  point,  une  trace  ponctuée,  noirâtre  ou  blanchâtre, 
tantôt  allant  du  sommet  à  la  circonférence,  tantôt  traver- 
sant la  vésicule,  suivant  son  diamètre. 

La  trace  ponctuée  parait  être  l'origine  d'un  petit  chemin 
couvert,  improprement  appelé  sillon  ou  caniculus.  En  se 
plaçant  au  soleil  on  peut  voir  à  l'extrémité  de  la  trace, 
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opposée  au  petit  point  et  sur  le  côté  de  la  vésicule,  une 
petite  tache  blanche  et  un  point  brunâtre.  En  soulevant 
l'épidémie  en  cet  endroit  avec  la  pointe  d'une  épingle,  on 
peut,  sans  percer  la  vésicule,  en  extraire  un  petit  insecte, 
<]ui  est  Vacants  ou  sarcopte .  Toutes  les  vésicules  ne  donnent 
pas  naissance  à  un  sillon. 

Notre  insecte,  placé  dans  le  genre  Sarcopte  île  Latreille 
sous  le  nom  de  Sarcopte,  de  {'ht/Mine,  est  blanc,  opalin, 
transparent,  de  forme  arrondie  et  presque  circulaire  ;  sur 
son  dos  on  aperçoit  plusieurs  rangées  de  petits  tubercules 
surmontés  de  poils.  Il  n'existe  ni  lêle  ni  corselet,  mai»  une 
sorte  de  bec  ou  museau  rouge,  court,  un  pou  aplati  en 
l'orme  de  palette,  arrondi  au  bout,  hérissé  de  plusieurs 
poils  et  inséré  dans  un  angle  dont  le  sommet  se  prolonge 
sur  le  thorax  en  une  ligne  d'un  rouge  doré.  Les  pattes  sont 
au  nombre  de  huit,  leur  couleur  est  d'un  rouge  foncé;  on 
dislingue  les  quatre  pattes  anlérieures,  placées  de  chaque 
côté  de  l'organe  de  la  manducation  ;  elles  sont  formées  de 
ijualre  articulation!  et  d'une  pièce  basilairc  oblique,  qui 
offre  comme  un  triangle  dont  l'hypoténuse  est  tournée  du 
coté  de  la  partie  postérieure  du  corps.  Chacune  de  ces 
articulations  est  hérissée  de  poils,  el  la  dernière  est  armée 
en  outre  d'une  sorle  de  tige  ou  article  très-long,  fragile, 
mince,  terminé  par  une  petite  caroncule  ou  godet,  qui  sert 
à  la  progression,  et  que  M.  Raspail  désigne  sous  le  nom 
A'ambulacrum . 

Les  quatre  pattes  postérieures  sont  éloignées  des  anté- 
rieures ;  elles  sont  beaucoup  plus  courtes,  mais  présentent, 
au  reste,  la  même  organisation,  si  ce  n'est  que  Vambula- 
crum  manque  el  se  trouve  remplacé  par  un  poil  aussi  long 
que  le  corps;  l'abdomen  les  couvre  aussi  presque  entière- 
ment, el  l'anus,  tantôt  saillant,  tantôt  effacé,  se  montre  à 
la  partie  postérieure  de  l'animal.  Toute  la  surface  de  son 
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corps  est  tapissée,  suivant  M.  Raspail,  d'un  réseau  cellu* 
laire  très-résistant  ;  en  écrasant  sur  l'ongle  l'insecte  vivant, 
on  entend  très-distinctement  un  petit  craquement.  Sa  lon- 
gueur n'excède  pas  un  demi-millimètre,  et  l'on  en  trouve 
qui  dépassent  à  peine  la  moitié  de  cette  longueur. 

Si  l'on  examine  le  mode  de  progression  de  cet  insecte 
sous  l'épiderme,  il  est  facile  de  se  convaincre  qu'il  ne  se 
fraye  pas  son  caniculus  h  la  manière  des  taupes  :  les  pattes 
ne  sont  nullement  disposées  pour  cela;  il  agit  plutôt  en 
soulevant  l'épiderme  au  moyen  de  son  bec  aplati;  les 
poils  qui  hérissent  son  dos,  et  qui  sont  dirigés  en  arrière, 
l'aident  dans  son  travail,  en  rendant,  comme  l'a  remarqué 
M.  Raspail,  tout  recul  impossible.  Cette  manœuvre  fait 
éprouver  au  malade  une  assez  vive  démangeaison,  qu'il 
diminue  en  se  frottant.  (Recherches  sur  Cacarus  ou  sarcopte 
de  l'homme,  par  Albin  Gras,  docteur  es  sciences,  élève  à 
Thôpital  Saint-Louis,  aujourd'hui  professeur  de  pathologie 
interne  à  Grenoble.  11  octobre  1834  ;  chez  Béchet.) 

On  peut  lire  également  le  Mémoire  comparatif  sur 
l'histoire  naturelle  de  la  gale,  par  M.  Raspail  ;  les  Recher- 
ches microscopiques  sur  Uacarw>  etc.,  par  MM.  Leroiet 
Vandenhecke,  et  les  articles  de  MM.  D.  Duparc  et  Beaude 
dans  le  Journal  des  connaissances  médicales  du  16  juillet 
1884. 

Dans  sa  traduction  de  la  Revue  générale  des  écrits  dé 
Linné,  par  Pulteney,  M.  Millin  de  Grand  maison  fiait  men- 
tion de  YAcarus  scabiei  et  de  celui  de  la  dysenterie  (Acarus 
dysenteriœ). 

Linné  a  consigné  dans  les  Amœnitates  academicœ%  une 
thèse  de  J.  C.  Nander,  publiée  en  1757;  cet  auteur  adopte 
l'opinion  de  Kircher,  qui  attribue  les  maladies  conta- 
gieuses à  des  animalcules.  11  dit  que  leur  existence  a  été 
démontrée  dans  la  gale  et  la  dysenterie,  dans  la  ladrerie 
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des  cochons  par  Languis,  dans  la  peste  par  Kircher,  dans 
le  mal  véneries  par  HaupUmn  (1),  dans  les  pétéchies  par 
Sigler,  dans  la  petite  vérole  pur  Lnsitanus  el  par  Porcellus, 
ainsi  que  dans  le  serpigo  et  d'autres  maladies  cutanées. 
lïartliulin  avait  remarqué  que  les  matières  évacuées  pen- 
dant la  dysenterie  étaient  pleines  de  petits  insectes. 

On  trouve  dans  le  même  recueil  la  dissertation  de 
C.  F.  Adler  (1752)  sur  la  tfoctihtea  marina. 

Ce  fut  pendant  son  voyage  fuit  en  Chine,  en  17Û8,  que 
ce  chirurgien  reconnut  l'existence  des  insectes  phospho- 
rescents qui  rendent  le  sillage  des  navires  lumineux  ;  il 
soumît  au  microscope  el  fit  dessiner  ce  petit  individu,  qui 
n'est  pas  plus  gros  que  la  seizième  partie  du  pouce.  Baker 
A  également  donné  quelques  détails  sur  cet  insecte.  On  le 
rencontre  au  commencement  de  l'été,  el  principalement 
parmi  les  plantes  marines. 


Les  ongles  sont  formées  d'une  matière  spéciale  homo- 
gène, finement  striée.  Mais  pour  qu'elle  apparaisse  avec 
ces  caractères,  il  est  nécessaire  de  pratiquer  les  coupes  a 
étudier,  dans  un  sens  déterminé.  Il  faudra  que  ces  coupes 
soient  faites  dans  le  sens  de  la  longueur  de  l'ongle  et  sur 
sa  tranche,  c'est-à-dire  perpendiculairement  à  ses  deux 
faces.  On  découvrira  très-nettement  des  lignes  fines, 
serrées,  droites  ou  courbes,  un  peu  inclinées  sur  ces  faces, 
et  allant  de  l'une  à  l'autre  avec  une  certaine  élégance. 

Les  cheveux  étudiés  au  microscope  sont  loin  d'être  des 
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filaments  simples,  comme  ils  apparaissent  au  toucher  et  à 
l'œil  nu.  Leur  structure  est  complexe  :  ils  présentent  à 
étudier  une  substance  propre,  une  moelle  dans  le  centre 
et  un  épithélium  extrêmement  délicat  à  la  surface.  Ce  que 
nous  dirons  des  cheveux,  peut  également  s'appliquer  aux 
poils  des  autres  régions  du  corps,  et  même  aux  poils  follets 
du  jeune  âge. 

Substance  propre  des  cheveux.  —  Elle  forme  la  masse 
dominante  du  poil,  auquel  elle  communique  ses  qualités 
physiques.  C'est  une  substance  dure,  homogène,  plus  ou 
moins  colorée  ;  elle  montre  des  stries  longitudinales  inter- 
rompues çà  et  là  ;  elle  se  déchire  facilement  dans  le  sens 
de  sa  longueur;  elle  est  très-élastique,  en  sorte  qu'un 
cheveu  de  femme  peut  subir  une  traction  qui  l'allonge  de 
plusieurs  centimètres  et  revenir  à  ses  dimensions  primi- 
tives. —  Elle  est  très-hygroscopique,  et  «'allonge  sous 
l'influence  de  l'humidité.  C'est  à  celte  propriété  que  les 
cheveux  ont  dû  d'être  employés  par  de  Saussure  à  la 
confection  des  hygromètres.  —  Traitée  par  la  soude 
bouillante,  et  soumise  à  une  légère  pression  entre  les 
deux  glaces,  elle  se  laisse  diviser  irrégulièrement  dans 
le  sens  de  sa  longueur  comme  ferait  une  matière  molle 
etfibroïde. 

La  substance  fondamentale  des  cheveux  parait  être  par 
sa  nature  pâle  ou  seulement  un  peu  jaunâtre.  Les  différentes 
nuances  que  présentent  les  cheveux  selon  les  individus, 
tiennent  à  une  matière  colorante  spéciale  qui  imprègne 
plus  ou  moins  abondamment  cette  substance.  Avec  l'âge 
cette  matière  colorante  disparaît,  et  alors  les  cheveux, 
réduits  en  quelque  sorte  à  eux-mêmes,  restent  blancs.  11 
peut  arriver  aussi  que  cette  matière  colorante  manque 
pendant  toute  la  vie  avec  les  granulations  pigmenlaires  du 
fond  de  l'œil.  Alors  toute  la  vie  les  cheveux  sont  blancs 
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comme  s'ils  avaient  été  vieux  en  naissant.  On  voit  cala  dira 
les  albinos. 

Les  cheveux  ne  sont  pu  tonjuurs  cylindriques  m  m  me 
du  pourrait  le  croire.  M.  Primera  montré  qu'ils  ItOUH 
parfois  ovales  a  la  coupe,  ou  triangulaires  avec  dus  angle* 
mousses,  l'ourse  rendre  compte  de  ces  différences,  il  faut 
de  toute  nécessité  couper  les  cheveux  que  l'on  éliidie 
M  tronçons  d'une  longueur  inférieure  à  leur  diamètre, 
i'l  observer  ensuite  eus  tranches  à  plat  dans  de  l'eau  M 
dans  lotit  autre  véhicule. 

Il  existe  plusieurs  moyens  ik*  M  prucurer  ces  coupes.  On 
peut  d'abord  les  recueillir  sur  un  rasoir  avec  lequel  on 
vient  de  repasser  une  barbe  ira icli M lient  laite.  Hais  dans 
ce  cas  elles  sont  ordinairement  obliques.  Un  meilleur  pro- 
cède est  de  maintenir  immobiles  quelques  cheveux  entre 
deux  lamelles  de  iiége,  et  de  pratiquer  alors  des  coupes 
régulières  à  travers  le  tout,  aussi  minces  que  l'on  veut. 
Un  moyen  encore  plus  simple  est  le  suivant  :  Sur  une 
mèche  de  cheveux  on  fait  avec  des  ciseaux  quelques 
coupes  successives  Irès-rapprochées.  Dans  tous  ces  frag- 
ments ainsi  taillés,  il  n'est  pas  qu'on  ne  découvre  quelque 
tranche  régulière,  mince,  bien  perpendiculaire  à  l'aie  des 
cheveux  et  très-propre  à  l'observation. 

Moelie.  —  Quand  on  regarde  au  microscope  un  poil 
ou  un  cheveu,  on  voit  en  général  le  centre  occupé  par  uns 
substance  plus  foncée,  c'est  la  moelie. 

Le  diamètre  de  celte  moelle  est  environ  au  diamètre 
du  poil,  comme  1  est  à  3  ou  à  6.  La  cavité  qui  la  loge, 
commence  à  peu  près  au  niveau  de  la  surface  de  la  peau 
du  coté  de  la  racine  et  se  termine  en  pointe  vers  l'extrémité 
du  cheveu.  Elle  est  souvent  interrompue  par  places,  vari- 
queuse dans  d'autres.  Cette  cavité  renferme  de  petites 
cellules  qu'on  voit  très-nettement  chez  quelques  sujets. 
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pendant  que  chez  d'autres  on  ne  trouve  qu'une  masse 
commune  remplissant  la  cavité.  Pour  voir  ces  cellules, 
quand  elles  existent,  le  procédé  le  plus  simple  est  le 
suivant  :  On  choisit  des  cheveux  blancs,  on  les  fait  bouillir 
dans  la  soude  caustique  jusqu'à  ce  qu'ils  se  gonflent  et  sa 
crispent.  Alors,  si  l'observation  directe  o  travers  la  substance 
fondamentale  ne  suffit  pas,  on  déchire  délicatement  avec 
des  aiguilles  le  poil  Irailé  de  la  sorte,  et  l'on  isole  sans 
trop  de  peine  des  séries  tout  entières  de  cellules  médul- 
laires, entassées  les  unes  au-dessus  des  autres  avec  une 
certaine  régularité.  A  leur  intérieur  on  voit  tantôt  des 
granulations  pigmentaires,  et  d'autres  fois  des  granulations 
brillantes  à  contour  foncé. 

Êpit hélium  des  cheveux.  —  L'épi I hélium  des  cheveux 
forme  à  leur  surface  une  membrane  transparente  excessi- 
vement fine,  et  qui  adhère  à  la  substance  fondamentale. 
Il  s'en  détache  cependant  quelquefois  sur  une  étendue 
plus  ou  moins  considérable.  C'est  ainsi  qu'on  ne  le  retrouve 
plus  sur  les  longs  cheveux  des  femmes,  où  le  peigne  et 
tous  les  soins  de  la  toilette  finissent  par  l'enlever.  Quand  il 
existe,  il  se  manifeste  sous  l'apparence  d'un  réseau  analogue 
à  celui  que  dessinent  des  écailles  se  recouvrant  en  partie 
l'une  l'autre.  Les  mailles  de  ce  réseau  sont  polygonales, 
limitées  par  des  lignes  minces,  pâles,  délicates  ;  elles  en- 
veloppent le  cheveu  et  sont  parfois  très-visibles. 

On  peut  enlever  cet  épithélium  directement.  Il  suffit  de 
traiter  un  cheveu  par  un  alcali.  En  le  grattant  ensuite 
légèrement  on  sépare  l'épithélium  de  la  substance  corticale 
en  plaques  plus  ou  moins  grandes,  ou  même  en  cellules 
isolées.  Ce  sont  de  petites  lamelles  plates,  assez  semblables 
à  des  cellules  épithéltales  lamelleuses,  larges  de  Onm,OSO 
h  0n,,n,0A0,  longues  de  O-^OôO  à  0mu,,060,  sans  épaisseur 
appréciable. 
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Elles  sont  généralement  transparentes,  à  bords  clairs, 
quadrilatères  ou  rectangulaires,  reproduisant  A  peu  prés 
la  forme  des  mailles  du  réseau  que  l'on  voit  à  la  surface 
des  cheveux.  Toutefois  les  éléments  de  cet  épithélium  ne 
sont  pas,  comme  dans  d'autres  régions  de  l'économie, 
simplement  juxtaposés  les  uns  aux  autres.  Ils  sont  imbri- 
qués pommelés  tuiles  d'un  loil.  C'est  une  disposition  dont 
on  peut  très-bien  se  rendre  compte  quand  on  examine  les 
bords  d'un  cheveu  encore  muni  de  son  épithélium.  On  y 
distingue  des  dentelures  Irés-lines  dues  précisément  A 
l'imbrication  de  ses  éléments,  et  l'on  peut  voir  que  c'est 
toujours  l'élément  le  plus  voisin  delà  racine,  qui  recouvre 
en  partie  celui  qui  est  du  côlé  de  la  pointe  du  cheveu. 

Ouand  on  arrache  un  cheveu  et  qu'il  vieul  sans  ce  qu'on 
appelle  vulgairement  la  nvtM,  les  lamelles  imbriquées 
qui  le  recouvrent  au-dessous  du  niveau  de  la  peau,  et  qui 
sont  moins  coriaces  que  les  autres,  se  relèvent  sur  leurs 
bords  par  le  frottement  qu'on  leur  fait  subir  contre  les 
parois  de  la  petite  gaine  d'où  se  dégage  le  cheveu.  Il  en 
résulte  que  tout  autour  de  lui,  dans  une  certaine  étendue, 
'  ces  lamelles  ainsi  relevées  figurent  —  au  lieu  du  réseau 
a  lignes  très-minces  que  nous  avons  décrit  —  un  réseau  A 
mailles  pareilles,  mais  A  lignes  de  démarcation  très-grosses, 
larges  0"",001  à  0"-,003,  offrant  deux  bords  foncés  et 
une  partie  moyenne  plus  brillante.  Ces  lignes  rompues, 
continues  ou  anastomosées  forment  ainsi  un  ensemble 
que  l'on  a  comparé,  non  sans  quelque  raison,  A  un  treillis 
de  fil  de  fer  plus  ou  moins  régulier.  Celle  apparence  dispa- 
rait au  contact  de  l'eau,  prolongé  une  heure  ou  deux,  el 
l'on  peut  alors  se  rendre  parfaitement  compte  qu'elle  n'est 
due  qu'aux  lamelles  de  l'épilhélium  du  cheveu,  retroussées 
sur  leurs  bords;  l'eau  les  étale  de  nouveau,  et  le  cheveu 
reprend  l'aspect  qu'il  a  dans  tout  le  reste  de  son  étendue. 
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Follicule  pileux. 

Quand  on  étudie  au  microscope  une  coupe  mince  du  * 
cuir  chevelu  pratiquée  normalement  à  sa  surface  sur 
un  fragment  soumis  à  l'action  de  l'acide  azotique  étendu 
(10  parties  pour  100  d'eau),  on  peut  très-bien  suivre  les 
rapports  du  cheveu  avec  les  régions  d'où  il  émerge.  On  le 
voit  sortir  d'une  petite  excavation  qui  a  reçu  le  nom  de 
follicule,  sorte  de  cul-de-sac  en  forme  de  dé  à  coudre,  qui 
se  prolonge  au-dessous  du  derme  au  milieu  des  glandes 
sudori  pares. 

C'est  au  fond  de  ce  cul- de-sac  que  le  cheveu  prend 
naissance  sur  une  espèce  de  renflement  ou  de  bouton 
arrondi  qui  a  reçu  le  nom  de  bulbe.  Le  bulbe  est  formé 
d'une  substance  qui  contient  toujours  un  nombre  plus  ou 
moins  grand  de  noyaux  et  de  granulations  pigmentaires; 
celles-ci  lui  donnent,  le  plus  souvent,  un  aspect  foncé. 
Souvent  il  arrive  qu'on  arrache  le  bulbe  en  même  temps 
que  le  cheveu.  Il  rie  se  continue  en  effet  avec  le  follicule  que 
par  une  sorte  de  pédicule,  pendant  que  toute  sa  surface 
libre  tournée  vers  l'extérieur  donne  implantation  au 
cheveu. 

Le  poil  s'élcvant  à  travers  la  cavité  du  follicule,  en 
occupe  le  centre  maïs  ne  la  remplit  pas  entièrement. 
L'espace  qui  le  sépare  des  parois  du  follicule,  est  rempli 
par  des  cellules  épithéliales  continues  avec  celles  de 
l'épiderme  de  la  peau  d'une  part,  et  de  l'autre  avec  les 
lamelles  épithéliales  du  poil  lui-même. 

Végétaux  vivant  «ar  l'homme. 

Nous  avons  vu  un  animal,  le  sarcopte  de  la  gale,  causer 
par  sa  présence  dans  la  peau  de  l'homme  une  maladie    ' 
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contre  laquelle  ont  échoué  naturellement  tous  les  traite- 
ments, jusqu'au  jour  où  l'on  a  an  au  juste  à  quel  emienii  la 
médecine  avait  affaire  dans  ce  cas.  De  même  il  existe  un 
certain  nombre  de  végétaux  microscopiques  qui,  en  se 
développant  dans  les  follicules  pileux,  donnent  naissance 
à  certaines  maladies,  telles  que  la  teigne  et  la  mentagre. 
Ces  végétaux,  comme  tous  les  autres,  ont  leurs  semences, 
et  de  là  vient  que  la  maladie  est  contagieuse,  ces  sémi- 
nules  pouvant  de  mille  manières  être  transportées  d'un 
individu  a  l'autre,  d'an  tant  plus  facilement  qu'elles  oui 
des  proportions  absolument  microscopiques.  Il  en  est  qui 
n'atteignent  même  pas  le  volume  des  globales  du  sung. 

Tous  ces  végétaux  appartiennent  la  classe  des  algues. 
Ils  sont  essentiellement  constitués  par  de  minces  filaments 
articulés  d'espace  en  espace,  larges  quelquefois  seulement 
de  Q*",0Q3  à  0""",00A,  et  très-longs.  D'autres  fois  ils  sont 
formés  d'articles  ovoïdes  disposés  boula  boni  comme  les 
graiusd'un  chapelet. 

Pour  voir  et  étudier  le  champignon  de  la  teigne,  il  suffit 
de  prendre  une  des  croûtes  jaunes  en  forme  de  bouton 
excavé  qui  la  caractérise.  On  la  fendra  par  le  milieu, 
el  l'on  fera  tomber  sur  le  verre  quelques  parcelles  de  la 
substance  pulvérulente  du  centre.  En  imbibant  le  tout 
d'eau  ou  de  glycérine,  on  découvrira  très- facilement  les 
filaments  du  champignon  et  ses  sporules,  mêlés  à  un  grand 
nombre  de  cellules  épilhéliales. 

En  étudiant  la  pulpe  blanche  qui  fait  le  muguet  dans  la 
bouche  des  petits  enfants  malades,  on  découvrira  des 
apparences  analogues  ;  celte  pulpe  est  aussi  constituée  par 
des  filaments  d'une  algue  mêlés  à  une  proportion  plus  ou 
moins  grande  d'épi ihélium  de  la  langue. 

Le  champignon  du  muguet  est  VOÎifium  albknns,  celui 
de  la  teigne  est  YAchorion  Schoenleinii, 
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Le  champignon  de  la  menlagre  est  plus  difficile  à  trou- 
ver, surtout  chez  certains  sujets.  C'est  en  arrachant  les 
poils  de  barbe,  et  sur  leurs  racines,  qu'il  faut  le  chercher. 
Il  se  présente  sous  l'aspect  de  chapelets  formés  de  grains 
ovoïdes  d'un  diamètre  bien  supérieur  à  celui  des  filaments 
de  la  teigne  et  du  muguet.  Le  champignon  de  la  mentagre 
est  YAchorion  mentagrophytes. 

Glande*  sébacées. 

Chaque  poil  de  l'économie  est  accompagné  d'une  glande 
spéciale  qui  a  reçue  le  nom  fa  glande  pileuse  ou  de  glande 
sébacée. 

Par  une  loi  constante  de  l'organisme,  les  glandes  pi- 
leuses paraissent  être  d'autant  plus  volumineuses  qu'elles 
servent  d'annexés  à  un  poil  de  moindre  dimension.  En 
sorte  que  celles  des  poils  follets  de  certaines  régions  de  la 
face,  celles  aussi  des  petits  poils  roides  de  la  caroncule 
lacrymale,  sont  les  plus  grosses. 

C'est  sur  ce  dernier  point  qu'on  pourra  le  mieux  les 
étudier,  à  cause  de  la  transparence  du  tissu  où  elles  sont 
plongées.  Déjà  on  les  distingue  à  la  loupe,  surtout 
après  avoir  traité  la  trame  ambiante  par  l'acide  acétique 
étendu.  En  recourant  au  microscope,  on  découvre  que 
ces  glandes  se  composent  essentiellement  d'un  canal  dit 
canal  excréteur  s'ouvrant  à  la  surface  du  corps  pour  y 
verser  le  produit  de  la  sécrétion,  et  aboutissant  par  l'autre 
extrémité  à  un  nombre  plus  ou  moins  grand  de  culs-de-sac 
plus  larges  que  lui-même. 

Cette  disposition  a  fait  comparer  les  organes  de  ce  genre 
â  des  grappes  ;  et  les  glandes  pileuses  en  particulier  ont 
même  reçu  le  nom  de  glandes  en  grappe  simple,  parce 
qu'il  n'y  a  qu'un  seul  pédicule  pour  supporter  tous  les 
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rnls-de-sac.  Ces  derniers  sonl  larges  environ  d«  0""",l)3i> 
a  0""",060  el  longs  du  double.  Ils  sont  formés  par  une 
paroi  propre,  homogène,  épaisse,  que  ne  traverse  aucun 
vaisseau  capillaire,  et  qui  esl  remplie  en  dedans  de  cellules 
épilhéliales  mélangées  à  une  proportion  plus  ou  moins 
considérable  de  matières  grasses. 


Les  glandes  pileuses  viennent  de  nous  servir  à  faire 
connaître  ce  qu'il  faut  entendre  par  gbindes  en  grappe 
simple.  Il  existe  d'aulres  glandes  dans  l'économie,  toutes 
construites  d'après  un  type  à  peu  prés  uniforme  et  qu'on 
appelle  glandes  en  grappe  composée.  Ce  sonl  enlre 
autres  :  les  mamelles,  les  glandes  de  la  salive,  des  lar- 
mes, etc. 

Uue  glande  sébacée,  avons-nous  vu,  esl  formée  par  la 
réunion  d'un  certain  nombre  de  culs-de-sac  s'aboucliani 
ensemble  h  l'extrémité  d'un  conduit  excréteur  commun. 
Qu'on  imagine  maintenant  plusieurs  glandes  en  grappe 
simple  agglomérées  et  disposées  de  telle  sorte,  que  tous 
les  canaux  excréteurs  s'abouchent  les  uns  dans  les  autres 
et  unissent  par  se  réunir  en  un  large  canal  excréteur 
unique;  on  aura  ainsi  le  plan  général  des  glandes  eti 
grappe  composée. 

Chacune  des  glandes  en  grappe  simple  dont  l'ensemble 
constitue  la  glande  en  grappe  composée,  porte  en  ana- 
tomie  le  nom  de  grain  glandulaire  ou  A' acinus  :  ils  sont 
tous  la  reproduction  à  peu  près  exacte  les  uns  des  autres. 
L'étude  microscopique  d'une  glande  ainsi  constituée  se 
borne  donc,  en  définitive,  à.  la  description  d'un  acinus. 

Or,  cet  acinus  est  toujours  maintenu  au  milieu  d'une 
quantité  plus  ou  moins  considérable  de  tissu  cellulaire  qui 
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gênerait  l'observation  microscopique  si  nous  n'avions  le 
moyen  d'obvier  à  un  semblable  inconvénient  :  c'est  de 
soumettre  le  fragment  que  l'on  veut  étudier,  à  l'action 
de  l'acide  acétique.  Celui-ci  rend  transparent  le  tissu 
cellulaire  et  permet  d'observer  alors  plus  facilement  la 
paroi  propre  et  le  contenu  des  culs-de-sac  inattaquables 
par  cet  agent.  Des  différences  pourront  porter  sur  le  volume 
et  la  forme  des  culs-de-sac,  sur  le  nombre  de  ceux-ci 
appelés  à  former  un  acinus,  surtout  sur  l'épithélium  con- 
tenu à  leur  intérieur  ;  mais  le  plan  de  tous  ces  organes  se 
montrera  toujours  le  même,  comme  il  n'y  a  qu'un  seul  et 
même  procédé  pour  les  étudier. 


Lait. 


Le  lait,  quand  on  l'examine  au  microscope,  montre 
une  grande  abondance  de  granulations  graisseuses  en 
suspension  dans  un  liquide  qui  prend  le  nom  de  sérum. 
A  ces  granulations  graisseuses  sont  mêlées  des  goutte- 
lettes d'un  liquide  gras  complètement  fluide  à  la  tempé- 
rature du  corps.  Elles  mesurent  environ  0"",0I0  de  dia- 
mètre, au  moins  les  plus  grosses.  C'est  à  ces  gouttelettes 
que  l'on  a  donné  le  nom  de  globules  du  lait,  impropre- 
ment puisque  ce  ne  sont  pas  des  éléments  anatomiques. 
Le  liquide  qui  les  forme  n'est  pas  lui-même  simple. 
Avec  d'autres  principes  gras,  il  contient  de  la  margarine 
soluble  comme  eux  à  la  température  du  corps,  mais  qui 
cesse  de  l'être  à  10  degrés  au-dessus  de  zéro.  Aussi  quand 
pn  laisse  refroidir  le  lait,  surtout  après  l'avoir  fait  bouillir, 
on  voit  avec  le  microscope,  dans  chaque  gouttelette,  la 
margarine  se  séparer  des  autres  principes  gras  qui  l'accom- 
pagnent, et  cristalliser  au  milieu  d'eux  sous  la  forme  de 
très-fines  aiguilles  disposées  en  houppes  soyeuses.  C'est  le 
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infime  phénomène  que  nous  avons  déjà  signalé  en  parlant 
des  cellules  adipeuses  (1). 

A  propos  .lu  lait,  nous  parlerons  de  la  découverte  si 
importante  faîte  par  le  docteur  J.  Labourdette,  qui  est 
parvenu  à  produire  des  laits  médicamenteux  en  faisant 
prendre  à  des  vaches,  soit  l'iode,  l'arsenic,  le  mercure,  le 
phosphore,  sans  que  les  animaux  soient  atteints.  Le  lait 
obtenu  est  parfait»  et  contient  en  outre  des  agents  théra- 
peutiques puissants.  Aussi  les  ciïels  du  lait  iodé,  par 
exemple,  sont-ils  si  efficaces,  que  bientôt  celte  médicamen- 
lation  aura  remplacé  toutes  celles  destinées  à  introduire 
l'iode  dans  l'économie.  M.  le  docteur  J.  Labourdette  a 
donc  rendu  â  l'humanité  un  des  plus  grands  services  qu'il 
soit  possible  d'imaginer.  Par  la  même  méthode,  on  obtient 
encore  le  lait  ferrugineux,  etc. 


La  structure  anatomique  des  muqueuses  offre  certaines 
analogies  directes  avec  celle  de  la  peau.  Il  en  est  ainsi  de 
la  conjonctive,  de  la  muqueuse  de  la  bouche,  de  celle  de 
l'œsophage,  etc.,  qui  présentent:  une  sorte  de  derme, 
seulement  plus  mou  et  qu'on  appelle  chorion  ;  des  papilles, 
parfois  énormes  comme  à  la  langue  (2)  ;  et  enfin  un  épilhê- 
lium  pavimenteux  à  cellules  aplaties,  larges,  polyédriques, 
avec  un  noyau  toujours  visible. 

Toutes  les  muqueuses  cependant  ne  répondent  pas  à 
celte  description  ;  il  en  est  d'autres,  comme  celles  de  l'esto- 
mac et  de  l'intestin,  qui  offrent  des  particularités  dont 
nous  devons  dire  un  mot. 


iTV 
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Dans  ces  muqueuses,  le  chorion  est  également  mou 
et  peu  dense;  mais  l'épithélium  qui  les  recouvre,  au 
lieu  d'être  lamelleux  à  plusieurs  étages  de  cellules  super- 
posées, est  formé  de  cellules  épithéliales  prismatiques, 
disposées  sur  un  seul  rang.  De  plus,  on  peut  s'assurer 
par  un  examen  attentif,  mais  toujours  délicat,  que  lé 
chorion  même  de  ces  muqueuses  contient  un  nombre 
plus  ou  moins  grand  de  culs-de-sac  microscopiques 
extrêmement  nombreux,  ayant  en  général  pour  longuèiir 
l'épaisseur  même  de  la  muqueuse,  et  un  diamètre  qui  rie 
dépasse  guère  0mn,,070  à  0mm,080. 

Les  glandes  de  Lieberkùhn  —  c'est  ainsi  qu'on  appelle 
ces  culs-de-sac  —  sont  en  quelque  sorte  des  glandes  réduites 
à  leur  état  le  plus  simple  :  une  paroi  propre  mince  ei 
délicate,  remplie  d'un  épithélium.  Chacune  d'elles  répond 
à  un  cul-de-sac  d'une  glande  en  grappe  simple  ou  composée. 
Ce  sont  ces  organes  délicats  qui  sécrètent  les  liquides 
corrosifs  de  l'estomac  et  de  l'intestin. 

Pour  les  bien  voir,  on  devra  les  rechercher  sur  des 
lambeaux  de  muqueuse  durcis  dans  l'alcool  absolu,  daûà 
l'acide  pyroligneux  ou  dans  l'acide  chromique.  On  peut 
encore  faire  bouillir  ces  lambeaux  dans  l'acide  acétique 
étendu,  puis  on  les  imbibe  de  gomme  et  on  les  laisse  sécheK 
Il  est  alors  aisé  de  tailler  sur  ces  pièces  des  lamelles  très- 
minces;  si  cela  est  nécessaire,  on  peut  éclaircir  la  trame 
du  chorion  en  ajoutant  un  peu  d'acide  acétique,  ce  qui 
permet  de  mieux  distinguer  les  glandes. 

Toutes  les  muqueuses,  mais  principalement  celles  qui 
ont  un  épithélium  prismatique,  présentent  une  vaècularité 
considérable.  C'est  à  elle  qu'elles  doivent  leur  couleur 
rouge.  Les  injections  pratiquées  sur  les  muqueuses  seront 
donc  toujours  extrêmement  intéressantes.  Pour  en  bîèri 
jouir  au  microscope,  il  importe  de  laisser  longtemps  ma- 
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cérer  la  pièce  injectée  afin  que  le  tissu  interposé  aux 
vaisseaux  se  détruise  presque  complètement. 

On  conserve  alors  le  fin  réseau  capillaire  rempli  de 
matière  à  injection,  dans  un  liquide  sans  action  sur  celle-ci, 
el  rendu  imputrescible  par  l'addition  de  quelques  goutte 
de  créosote. 

La  muqueuse  intestinale  présente  sur  toute  sa  surface 
un  grand  nombre  d'éminences  qui  ont  reçu  le  nom  à*' 
vtllosités.  On  peut  très-bien  les  apercevoir  à  la  loupe  cl 
encore  mieux  au  microscope .  Quand  la  pièce  est  très-fraîche, 
on  peut  voir  parfaitement,  et  sans  autre  préparation,  les 
capillaires  gorgés  de  sang  formant  à  la  périphérie  même 
de  la  villosité,  et  non  dans  son  centre  comme  aux  papilles, 
un  réseau  extrêmement  serré. 


Les  dents  offrent  à  l'étude  microscopique  quatre  tissu* 
différents  :  la  pvfpe,  Yivoire,  l'émail  et  le  cément.  La 
pulpe  doit  être  étudiée  sur  des  dénis  fraîches  ;  quant  aux 
autres  parties,  le  meilleur  moyen  d'apprendre  à  les  con- 
naître sera  d'observer  des  coupes  de  dents  entières,  pra- 
tiquées dans  le  sens  longitudinal  ou  dans  le  sens  trans- 
versal, assez  minces  pour  être  transparentes,  et  polies  à 
i'émeri.  Ces  coupes,  qui  ne  peuvent  être  faites  qu'avec 
l'outillage  spécial  des  lapidaires,  se  trouvent  dans  le 
commerce  chez  tous  les  marchands  de  préparations 
microscopiques. 

Pulpe.  —  La  pulpe  dentaire  est  constituée  par  une  ma- 
tière amorphe  où  l'on  découvre,  avec  des  fibres  lami- 
neuscs,  des  capillaires,  des  nerfs,  etc.,  un  grand  nombre 
de  noyaux  ovoïdes  longs  d'environ  U""°,0O7  à  O'^.OOS,  a 
contour  net  el  finement  granuleux,  sans  nucléoles. 


V~> 
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On  trouve  aussi  dans  la  pulpe,  surtout  à  l'époque  de  la 
naissance,  des  grains  solides,  larges  de  O"", 050  à  0™  ,060, 
à  surface  mamelonnée,  très-brillants  et  formés  de  sub- 
stance calcaire. 

Ivoire.  —  L'ivoire  est  caractérisé  par  la  présence  d'un 
nombre  infini  de  canalicules  qui  le  traversent,  et  qu'on 
nomme  canalicules  dentaires.  Ce  sont  des  tubes  micros- 
copiques, larges  de  0Bun,002  environ.  Ils  ont  un  orifice 
ouvert  sur  la  paroi  de  la  cavité  dentaire,  qu'il  est  d'usage 
de  considérer  comme  leur  origine  ;  de  là  ils  s'étendent  à 
travers  toute  l'épaisseur  de  l'ivoire  jusqu'à  l'émail  et  au 
cément.  —  Leur  trajet  est  plutôt  onduleux  que  rectiligne. 
Chacun  décrit  en  général  deux  ou  trois  grandes  courbes 
et  un  nombre  très-considérable  de  courbes  plus  petites, 
plus  ou  moins  prononcées.  Ils  sont,  de  plus,  tantôt  rami- 
fiés, tantôt  bifurques.  D'autres  fois  ils  s'anastomosent  en 
anses.  Tous  viennent  aboutir  au  voisinage  de  l'émail  et  du 
cément  à  de  petites  lacunes  très-visibles,  irrégulières,  étoi- 
lces,  rapprochées  les  unes  des  autres  et  communiquant 
toutes  ensemble. 

Émail.  —  L'émail  qui  recouvre  toute  la  partie  de  la 
dent  qu'on  appelle  la  couronne,  est  plus  dure  que  l'ivoire. 
Quand  on  en  étudie  la  cassure  à  la  loupe,  on  voit  qu'elk 
est  fibroïde.  Il  est  formé  d'éléments  anatomiques  particu- 
liers qui  ont  reçu  le  nom  de  prismes. 

Les  prismes  de  l'émail  ont  généralement  cinq  ou  six 
pans,  tout  en  ne  mesurant  que  0nn,,003  à  On",005  de  large. 
Ils  ont  pour  dimension,  dans  le  sens  de  la  longueur, 
l'épaisseur  même  de  l'émail  à  l'endroit  où  on  les  observe. 
Chez  l'adulte,  ces  éléments  sont  assez  faciles  à  voir,  tant 
sur  des  coupes  de  dents  parallèles  à  leur  grand  axe  que 
sur  des  coupes  transversales  ;  mais  ils  sont  toujours  difficiles 
à  isoler.  Dans  le  jeune  âge  on  les  sépare  plus  aisément, 
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surtout  après  qu'on  a  fait  agir  sur  eux  un  peu  d'acide 
chlorhydrique  étendu. 

Les  prismes  de  l'émail  sont  immédiatement  juxtaposés 
comme  des  cellules  épilhéliales  prismatiques,  en  sorte  que 
le  revêtement  adamantin,  observé  par  sa  surface  ou  sur 
une  coupe  parallèle  à  elle,  oflre  l'apparence  d'une  élégante 
mosaïque,  faite  de  pièces  à  peu  prés  régulièrement  hexa- 
gonales. C'est  encore  un  de  ces  tissus  dont  l'élégance 
extrême  a  de  tout  temps  frappé  les  anatomisles. 

Cément.  — Le  cément  qui  enveloppe  la  racine  des  dents, 
est  une  substance  entièrement  analogue  à  celle  qui  consti- 
tue les  os  et  caractérisée  comme  elle  par  la  présence  de 
cavités  osseuses. 


te  cristallin  on  au  moins  la  partie  plus  dense  qui  en 
forme  le  centre  et  qu'on  appelle  le  noyau,  est  formée  tout 
entière  comme  t'émail  des  dents,  par  des  éléments  analo- 
giques juxtaposé-;,  sans  interposition  d'aucune  matière 
amorphe.  Ils  ont  également  reçu  le  nom  de  prismes,  et 
on  les  appelle  denticulês  en  raison  de-leur  aspect  spécial. 

Lés  prismes  denticulês  sont  des  éléments  transparents, 
pales.  Ils  sont  à  quatre  ou  à  cinq  pans,  mais  toujours  un 
peu  aplatis,  en  sorte  que  le  même  prisme,  légèrement 
tordu  par  les  accidents  de  la  préparation,  peut  apparaître 
plus  large  dans  une  place  et  plus  étroit  dans  une  autre, 
mesurant  ici  de  0m,",u05  à  0mn',010  de  diamètre,  et  là  de 
Ô"",020  à  0""",030.  Les  arêles  du  prisme  sont  finement 
dentelées,  mais  ces  dentelures  n'existent  ordinairement 
(jiie  sur  les  deux  faces  étroites.  C'est  par  elles  que  ces 
éléments  s'engrènent  mutuellement,  pendant  qu'ils  sont 
simplement  en  contact  par  leurs  faces  larges. 

Quant  à  la  direction  des  prismes  denticulês,  on  peut  voir 
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qu'ils  se  dirigent  tous  de  la  surface  antérieure  du  cristallin 
à  la  surface  opposée,  en  suivant  assez  exactement  le  plan 
d'un  méridien. 

La  préparation  des  prismes  denticulés  n'offre  aucune 
difficulté,  et  il  suffit  de  dilacérer  un  cristallin  avec  des 
aiguilles  fines  pour  pouvoir  les  observer  et  se  rendre 
compte  de  leur  mode  d'adhérence.  On  peut  au  besoin 
durcir  ces  éléments  par  la  coclion  dans  l'eau  simple. 

meln». 

Quand  on  promène  doucement  la  lame  d'un  scalpel  à  la 
surface  d'une  coupe  pratiquée  sur  un  rein,  et  qu'on  porte 
sous  le  microscope  ce  qu'on  a  ainsi  obtenu,  il  est  facile  de 
voir  que  le  rein  est  surtout  constitué  par  la  réunion  d'un 
nombre  infini  de  petits  canaux  mous  et  flexueux  qui,  en 
raison  de  leurs  fonctions,  ont  reçu  le  nom  de  tubes  urini- 
pares.  Ce  sont  eux  en  effet  qui  sécrètent  l'urine. 

Ces  canalicules  ont  en  moyenne  0mm,030  à  0mB,,050  de 
large,  ils  sont  flexueux,  recourbés  sur  eux-mêmes  et  con- 
stitués par  une  paroi  propre  revêtue  à  l'intérieur  d'un 
épithélium. 

La  paroi  propre  est  complètement  transparente,  homo- 
gène, hyaline.  Elle  mesure  moins  de  0min,001  d'épaisseur, 
et  cependant  elle  est  solide,  élastique,  résistante.  On  l'aper- 
çoit toujours  par  fragments  assez  considérables  dans  le 
champ  du  microscope,  tantôt  vides,  tantôt  pleins  encore 
de  leur  épithélium. 

Celui-ci  est  constitué  par  des  cellules  molles,  friables, 
faciles  à  écraser  et  dont  on  voit  très-bien  le  noyau. 
Il  est  important  de  savoir  que  ces  cellules  au  contact  de 
l'eau  se  gonflent,  se  déforment,  et  paraissent  remplir 
entièrement  le  tube,  au  milieu  duquel  elles  laissent  à  l'état 
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frais  un  canal  centrât.  Pour  bien  observer  cet  épithélium, 
,1e  mieux  sera  donc  de  se  servir  comme  véhicule  de  sérum 
du  sang,  d'une  solution  d'albumine  ou  de  liquide  amnio- 
tique, comme  nous  l'avons  indiqué. 

A  côté  de  tubes  entiers  et  encore  tapissés  de  leur  épillié- 
lium,  on  trouvera  dans  toute  préparation,  d'une  part,  des 
cellules  isolées;  et  d'autre  part,  des  lambeaux  de  paroi 
propre,  plus  ou  moins  étendus,  mais  ordinairement  plissés 
sur  eux-mêmes  et  presque  méconnaissables. 

Quant  au  trajet  des  tubes  uriniféres,  on  ne  peut  l'appré- 
cier convenablement  que  sur  de  minces  coupes  du  rein, 
pratiquées  sur  des  préparation  desséchées,  ou  encore  sur 
des  préparations  durcies  par  l'acide  chromique  ou  l'alcool, 
et  rendues  transparentes  au  moyen  de  l'acide  acétique; 
enfin  et  simplement  sur  des  coupes  minces  d'un  rein  très- 
frais  ou  d'un  rein  injecté. 

Si  l'on  a  enlevé  sur  une  coupe  de  la  substance  corticale 
du  rein,  des  raclures  épaisses  de  tissu,  qu'on  les  ait  agitées 
dans  un  tube  à  expérience  avec  de  l'eau,  ou  qu'on  les  ait 
fait  bouillir  dans  de  l'eau  faiblement  acidulée  avec  l'acide 
sulfurique,  et  qu'enfin  on  les  ait  laissé  reposer;  en  lavant 
ce  résidu,  on  y  trouvera,  avec  un  faible  grossissement,  des 
tubes  urinipares  rompus  d'un  côté  et  aboutissant  de  l'autre 
à  une  sorte  de  renflement  arrondi,  large  de  0",iOO 
à  0",200  et  qui  porte  le  nom  de  capsule  de  Millier. 

Celte  capsule  qui  sert  de  terminaison  aux  tubes  urini- 
pares, renferme  un  peloton  vasculaire  qui  la  remplit  à  peu 
près  entièrement  et  qui  a  reçu  le  nom  de  glomérule  de 
Malpighi.  On  peut  voir  quelquefois  la  paroi  propre  de  la 
capsule  traversée  par  l'arlériole  qui  fournil  les  capillaires 
du  glomérule.  Cependant  celui-ci  se  présente  plus  souvent 
complètement  isolé,  que  revêtu  de  sa  capsule  de  Mùllcr. 
Le  glomérule  est  simplement  formé  par  le  pclotonnement 
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et  l'enchevêtrement   réciproque  d'un  grand  nombre  de 
fins  capillaires. 

Sur  les  reins  frais,  les  glomérules  sont  toujours  natu- 
rellement injectés  par  le  sang  et  on  les  reconnaît  sans 
peine  dans  le  champ  du  microscope  quand  on  emploie  un 
faible  grossissement  ;  mais  on  les  voit  encore  mieux  sur 
de  minces  tranches  après  une  injection  artificielle*. 


A  l'époque  initiale  de  son  existence  l'homme  n'est  qu'un 
œuf  et  cet  œuf  est  lui-même  infiniment  petit.  On  peut 
toutefois  l'observer  sur  l'ovaire  de  la  femme  sans  de  trop 
grandes  difficultés. 

Quand  on  pratique  une  coupe  sur  un  ovaire  bien  frais, 
on  voit  qu'il  renferme  toujours  un  certain  nombre  de 
cavités  closes  dont  quelques-unes  se  trahissent,  à  la  sur- 
face de  l'organe,  par  une  éminence  arrondie  et  lisse.  C'est 
une  vésicule  de  de  Graaf  prête  à  se  rompre. 

Pour  voir  l'œuf  humain,  on  percera  celle-ci  et  l'on  en 
recueillera  le  contenu  sur  la  lame  de  glace.  On  recouvrira  le 
tout,  avec  beaucoup  de  précaution,  d'un  verre  mince,  afin 
de  ne  pas  crever  l'ovule.  Un  moyen  très-pratique  est  de 
soutenir  le  verre  mince  par  des  fragments  de  papier  ou  de 
fil  qui  l'empêchent  de  presser  sur  le  corps  délicat  que  Ton 
veut  conserver  intact. 

Au  milieu  du  liquide  granuleux  qui  s'est  échappé  de 
la  vésicule,  on  distingue  un  point  plus  clair,  c'est  V ovule. 
Observé  au  microscope,  il  se  montre  toujours  environné 
d'un  grand  nombre  de  noyaux  qui  donnent  au  liquide  où 
il  nage,  une  apparence  granuleuse  quand  on  l'observe  à 
un  faible  grossissement.  Lui-même  est  sphérique  et  pré- 
sente un  diamètre  de  0"m,400  à  0M,200.  11  est  limité  à 
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ei  déplacer  ces  cristaux  beaucoup  plus  gros  que  lui,  411e 
l'évaporalion  a  fait  naître  sur  le  porte-objet,  et  qu'il  heurte 
dans  sa  course. 

Quand  le  mouvement  des  zoospermes  est  enfin  pour 
cesser,  ils  se  replient  sur  eux-mêmes,  de  manière  à  former 
une  anse  ou  une  sorte  d'anneaa,  mais  ils  ne  sont  pas  morts 
et  une  solution  concentrée  d'un  sel  alcalin  peut,  pendant 
une  heure  ou  deux,  les  ranimer  et  faire  reparaître  leurs 
mouvements,  même  avec  une  intensité  nouvelle. 

CHAPITRE  Mil. 

APPLICATION   DU   MICROSCOPE   A   l'ANA'ïOMIE    VÉliËTALI  (1). 
ARTICLE  l'BRMIE». 


NOTIONS   GÉNÉRALES  SUR    LA    l '11 H' A  RATION    DES    OBJETS. 
S   1".   - 


Les  produits  que  nous  employons  pour  les  préparations 
qui  doivent  être  conservées  sont  au  nombre  de  six,  à  savoir  : 

1.  Baume  du  Canada. 

2.  Chlorure  de  calcium. 

3.  Glycérine. 

à.  Eau  camphrée. 

S.  Huile  fine  ài'.a  horlogers. 

'  1.  Baume  du  Canada.  —  Employé  rarement,  si  ce  n'est 
pour  les  bois  fossiles,  quelques  diatomées  et  autres  objets 
fort  opaques. 

(I)  C'esl  avec  un  vif  plaisir  que  na  us  publions  les  note?  i  ni  tressante'  dp 
M.  le  professeur  Henri  van  Ueurck,  car  nous  sommes  assure  d'nianre  qu( 
les  mirrogrnplh'?  ;  [iui«i>ri>nl  d'uliles  t^ii-ei^iKimnli.  Cliii.'ini,  nous  l'inspi- 
rons, saura  gré  à  M.  Henri  tan  Heurck  pour  son  oblgi'ancc  vl  son  dtiin- 


a  l'anatomie  végétale.  AI â 

2.  Le  chlorure  de  calcium,  —  71  s'emploie  en  solution. 
Les  proportions  sont  de  1  partie  de  chlorure  et  de  3  parties 
d'eau  distillée.  La  solution  est  filtrée  et  bien  garantie  de  la 
poussière.  On  s'en  sert  pour  les  objets  transparents. 

3.  Glycérine.  —  La  glycérine  s'emploie  pure.  Il  faut 
qu'elle  ne  contienne  aucune  impureté.  On  s'en  sert  pour 
les  objets  peu  transparents,  tels  que  les  coupes  de  bois,  etc., 
et  aussi  pour  la  préparation  des  fécules  qui  s'altèrent  dans 
le  chlorure  de  calcium. 

4.  Eau  camphrée.  —  C'est  le  seul  moyen  que  j'ai  trouvé 
de  conserver  les  spirales  délicates  de  chlorophyle  qui  se 
trouvent  dans  certaines  algues,  telles  que  les  Spirogyra. 
Ces  spirales  sont  détruites  par  toute  autre  solution.  Pour 
préparer  l'eau  camphrée,  nous  prenons  un  flacon  à  moitié 
rempli  d'eau,  nous  y  versons  3  ou  A  gouttes  d'alcool  cam- 
phré et  nous  secouons  fortement.  On  opère  ainsi  un  cer- 
tain nombre  de  fois  jusqu'à  ce  qu'une  couche  assez  consi- 
dérable de  camphre  en  poudre  surnage.  Le  liquide  est  alors 
filtré  et  conservé  dans  un  flacon  fermant  parfaitement. 

5.  Huile  fine.  —  Nous  employons  l'huile  fine  dont  se 
servent  les  horlogers,  au  lieu  des  huiles  essentielles  recom- 
mandées par  la  plupart  des  auteurs.  Les  avantages  que 
nous  y  trouvons,  c'est  de  pouvoir  employer  comme  lut  le 
vernis  noir  ordinaire  et  les  préparations  se  font  facilement. 
On  emploie  l'huile  pour  les  pollens,  l'aleurone  et  quelques 
autres  objets. 

6.  Vernis  îioir.  —  On  emploie  avec  avantage  le  Schwar- 
zer  maskenlack  n°  3  que  l'on  trouve  chez  Beseler  (Schût- 
zentrasse,  n°  66,  à  Berlin),  et  qui  est  probablement  une  so- 
lution alcoolique  de  gomme  lacque  mêlée  à  quelque  résine 
et  à  du  noir  de  fumée.  Mais,  comme  on  se  le  procure  diffi- 
cilement, nous  nous  trouvons  également  bien  d'une  solution 
épaisse  de  vernis  noir  au  bitume  auquel  on  ajoute  une 
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petite  quantité  de  cire  dissoute  dans  de  la  térébenthine 
pour  éviter  le  fendillement. 


Les  instruments  et  accessoires  dont  nous  nous  servons 
sont  des  rasoirs,  des  aiguilles,  des  aiguilles  à  cataracte, 
des  bruxelles,  un  étau  à  main,  des  capsules  de  porcelaine, 
une  lampe  à  alcool,  quelques  baguettes  de  verre  plein  et 
des  verres  de  montre- 

Rasoirs.  —  Les  rasoirs  doivent  être  de  toute  première 
qualité.  Nous  préférons  ceux  qui  sortent  de  la  maison 
anglaise  John  Barber.  On  en  aura  d'évidés  et  de  non  evi- 
dés.  Les  premiers  s'emploient  pour  les  substances  délicates, 
les  seconds  pour  les  objets  durs,  tels  que  les  bois,  etc.  ' 

Les  rasoirs  ne  sont  jamais  fournis  par  les  repasseurs 
avec  un  tranchant  suffisant,  d'ailleurs  on  doit  les  aflîler  de 
nouveau  après  avoir  fait  quelques  coupes.  On  devra  doue 
savoir  affiler  soi-même  ses  rasoirs.  Nous  nous  servons  dans 
ce  but  d'une  composition  excellente,  malheureusement  un 
peu  chère  (12  et  25  francs,  suivant  la  grandeur  de  la  tablette) 
et  qui  porte  pour  nom  celebrated  maanetic  tablet  (Bigge, 
Brockbanket  Rigge,  35,  New  bond  street,  London,  et  5,  Easl 
street  Brichlon).  Après  avoir  passé  un  certain  nombre  de 
fois  le  rasoir  sur  celte  composition,  en  ayant  bien  soin  de 
tenir  le  rasoir  bien  plan,  on  termine  en  le  passant  cinq  ou 
six  fois  sur  le  cuir  placé  de  l'autre  côté  et  sur  lequel  on 
répand  avec  le  doigt  le  liimmets  genuine  Diamond  Dust 
que  l'on  trouve  dans  tous  les  dépôts  de  parfumerie  de  la 
maison  Ilimmel.  Nous  avons  des  rasoirs  traités  ainsi  et  qui 
possèdent  un  tranchant  extraordinaire,  quoique  nous  nous 
en  servions  journellement  et  depuis  plusieurs  années. 
Jamais  ils  n'ont  passé  par  les  mains  du  repasseur. 
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Pour  s'assurer  si  le  rasoir  possède  le  tranchant  exigé, 
on  saisit  un  cheveu  entre  le  pouce  et  l'index,  que  Ton  place 
à  égale  hauteur.  Alors,  saisissant  le  rasoir,  on  doit  couper 
net  le  cheveu  en  le  pressant  doucement  avec  le  rasoir  à 
une  distance  de  A  à  5  millimètres  au-dessus  du  pouce. 

jl^wiV/es.— Lesaiguillesemmanchées'qui  accompagnent 
généralement  les  microscopes  ne  peuvent  être  d'aucune 
utilité.  On  doit  se  servir  d'un  porte-aiguille  dans  lequel 
on  insère  ses  aiguilles.  On  peut  à  bas  prix  se  procurer  en 
Allemagne  de  pareils  porte-aiguilles.  Ils  consistent  en  une 
baguette  de  bois  anguleuse,  terminée  supérieurement  par 
une  tige  de  cuivre.  Celle-ci  est  fendue  en  quatre,  de  façon 
à  serrer  l'aiguille  que  l'on  met  au  centre,  et  ce  au  moyen 
d'un  écrou,  la  partie  extérieure  de  la  tige  de  cuivre  por- 
tant un  pas  de  vis. 

Les  aiguilles  employées  doivent  être  aussi  unes  que 
possible,  généralement  on  se  sert  des  n°*  11  et  12. 

On  se  sert  des  aiguilles  pour  les  dissections  microsco- 
piques, mais  pour  transporter  de  légers  objets  on  les  sai- 
sira avec  un  pinceau  mouillé,  les  aiguilles  endommageant 
souvent  les  objets  microscopiques. 

Les  aiguilles  à  cataracte  (fig.  166)  sont  des  aiguilles  dont 
l'extrémité  est  terminée  par  une  lame  tranchante  en  forme 
de  fer  de  lance.  On  les  emploie  pour  les  dissections. 


Fig.  166. 


Les  bruxelles  ou  presseiles  servent  à  saisir  les  petits 
objets.  11  faut  que  leur  surface  intérieure  soit  unie  et  non 
avec  des  rainures. 


M'i  APPLICATION    ni"   HICROSCOI'E 

L'était  à  main  (Gg.  167)  sert  à  serrer,  entre  delà  moelle 

Je  sureau,  les  objets  minées  (par  exemple,  les  lames   des 
Feuilles)  dont  on  vent  avoir  des  coupes  transversales. 


Les  baguettes  de  verre  plein  servent  à  prendre  des 
gouttes  des  réactifs,  et  les  capsules  et  les  verres  de  montre 
servent  ii  déposer  certains  objets  dans  des  liquides  appro- 
priés, par  exemple  l'alcool  et  1'élher,  pour  enlever  l'air  qui 
existe  dans  les  coupes. 


Les  réactifs  les  plus  fréquemment  employés  dans  les 
recherches  d'analomie  végétale,  sont  les  suivants  : 

Chlorure  de  zinc  iode. 

Eau  iodée, 

NitriL'  de  mercure, 

Êther, 

Oijde  ammoniaco-cuprique, 

Acide  nitrique, 

Acide  sulfurique, 

Chlorate  de  pelasse, 

Chlorure  de  zinc  iodé.  —  Son  action  est  identique  avec 
celles  combinées  de  l'acide  sulfurique  et  de  l'iode,  mais  la 
coloration  bleue  qu'elle  exerce  sur  la  cellulose  varie  de 
teinte  d'après  son  degré  de  concentration.  La  couleur  bleue 
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se  change  en  violette  ou  rouge  au  bout  de  vingt-quatre 
heures. 

D'après  Schultz,  on  doit  préparer  de  la  façon  suivante 
le  chlorure  de  zinc  iodé  : 

La  solution  de  zinc  dans  l'acide  chlorhydrique  est  éva- 
porée à  consistance  sirupeuse,  tout  en  la  remuant  sans 
cesse  avec  une  lame  de  zinc  métallique.  On  ajoute  alors 
de  l'iodure  de  potassium  jusqu'à  saturation.  On  finit  en  y 
ajoutant  de  l'iode  et  de  l'eau  en  quantité  nécessaire. 

Eau  iodée.  —  Sert  à  occasionner  la  coloration  tant  de 
la  membrane  de  la  cellule  que  du  contenu  de  celle-ci. 

On  la  prépare  en  ajoutant  5  centigrammes  d'iode  et 
15  centigrammes  d'iodure  de  potassium  à  30  grammes 
d'eau. 

Nitrite  de  mercure.  —  S'emploie  en  solution.  Il  colore 
les  substances  azotées  en  rouge  vif  ;  il  n'agit  qu'après  un 
quart  d'heure  d'action  ou  plus,  mais  on  obtient  un  effet 
plus  prompt  et  meilleur  en  chauffant  légèrement  la  pré- 
paration. 

Éther.  —  Destiné  à  dissoudre  les  huiles  fines  ou  essen- 
tielles, de  même  que  les  résines. 

Alcool.  — -  Sert  aux  mêmes  usages  que  l'éther,  mais  il 
est  surtout  destiné  à  enlever  l'air  des  coupes  végétales. 
À  cet  effet  on  plonge  celles-ci,  avant  de  les  préparer,  pen- 
dant quelques  minutes  dans  une  capsule  contenant  de 
l'alcool. 

Oxyde  ammoniaco-cuprique.  —  On  le  prépare  en  dis* 
solvant  de  l'oxyde  de  cuivre  récemment  précipité  et  encore 
humide  dans  de  l'ammoniaque  liquide. 

L'oxyde  ammoniaco-  cuprique  dissout  la  cellulose. 

Acide  nitrique.  —  Colore  en  jaune  les  matières  inter- 
eellulaires  de  même  que  les  matières  azotées  que  l'on  doit 
mettre  en  contact  avec  de  l'ammoniaque  liquide  après  avoir 
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(ail  réagjr  l'acide  nilrique.  On  l'emploie  aussi  pour  le 
procédé  iiiaeéraloire  deSchultz  connue  il  serudil  ù  l'article 
du  chlorate  de  potasse. 

Acide  sutfuriquti.  —  A  l'étal  concentré,  on  s'en  sert  dans 
les  recherches  sur  les  pollens  et  les  spores  ;  à  l'étal  dilue 
(:i  |i;irlies  d'acide  sullurique  el  une  d'eau)  oq  l'emploie 
pour  colorer  la  cellulose  en  bleu.  A  cet  effet,  ou  commence 
par  mouiller  la  préparation  avec  de  l'eau  iodée,  et  ayant 
ensuite  enlevé  le  surcroît  d'eau  iodée  avec  un  morceau 
de  papier  Joseph,  on  ajoute  une  goutte  d'acide  sullurique 
et  l'on  couvre  d'un  verre  mince.  La  coloration  bleue  se 
change  après  vingt-quatre  heures  en  couleur  violette  ou 
rouge. 

Carmin.  —  Sert  à  colorer  en  rouge  el  à  rendre  par  là 
plus  apparent  et  le  protoplasme  et  le  nucleus.  On  le  pré- 
pare en  dissolvant  quelques  grains  de  carmin  dans  une 
petite  quantité  d'ammoniaque  liquide.  Cette  solution  est 
ensuite  étendue  d'eau. 

Chlorate  de  potasse.  —  Sert  pour  le  procédé  de  macé- 
ration imaginé  par  M-  Schultz  :  On  prend  l'objet  que  l'on 
coupe  eu  tranches  minces  et  on  les  dépose  sur  le  couvre- 
objet.  On  les  couvre  d'une  quantité  de  chlorate  de  potasse 
égale  à  leur  volume  et  l'un  ajoute  quelques  gouttes  d'acide 
nilrique.  La  lame  de  verre  est  ensuite  exposée  pendant 
une  à  trois  minutes  à  la  chaleur  d'une  lampe  Â  alcool. 

Après  la  réaction,  on  lave  en  répandant  à  plusieurs 
reprises  de  l'eau,  au  moyen  d'un  pinceau,  sur  la  prépara- 
tion. On  parvient  de  cette  façon  à  isoler  les  cellules. 

Potasse  caustique.  —  On  l'emploie  en  solution  et  ordi- 
nairement l'on  doit  aussi  Taire  intervenir  la  chaleur.  Il  sert 
à  dissoudre  les  graisses  et  la  matière  intercellulaire  de 
même  que  le  ligneux  et  la  suhérine.  M.  Schacht  recom- 
mande de  le  conserver  à  l'étal  de  poudre,  parce  que,  dil-il, 
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à  l'état  de  solution,  il  attaque  les  bouchons  de  liège  et 
forme  entre  le  goulot  et  le  bouchon  dans  les  flacons  à 
bouchons  de  verre,  un  silicate  qui  empêche  l'ouverture 
du  flacon. 

ARTICLE  IL 

* 

FAÇON  DE  FAIRE  LES  PRÉPARATIONS. 

Toutes  les  préparations  se  faisant  dans  les  liquides  (les 
préparations  au  baume  du  Canada  exceptées),  on  doit  com- 
mencer par  former  la  cellule  qui  contiendra  le  liquide. 

A  cet  effet,  on  prendra  le  verre  que  l'on  destipe  à  servir 

i 

de  porte-objet,  et  Ton  y  appliquera,  au  moyen  d'up  pinceau, 
deux  bandes  de  vernis  noir,  comme  on  le  voit  d^ns  la 
figure  168. 


Fie.  168. 

On  laissera  sécher  le  vernis  et  quand  celui-ci  sera  bien 
sep,  on  donnera  encore  1,  2  ou  3  couches  de  vernis  que 
Ton  laissera  sécher  de  même.  Il  va  sans  dire  que.  le 
nombre  de  couches  de  vernis  que  Ton  applique  sur  le  verre 
doit  être  proportionné  à  l'épaisseur  de  l'objet  que  l'en 
désire  renfermer  dans  la  cellule. 

Le  vernis  étant  bien  sec,  on  dépose  au  milieu  du  verre 
une  goutte  du  liquide  que  l'on  doit  employer  et  qui  natu- 
rellement varie  selon  la  nature  de  l'objet.  Celui-ci  est  alors 
déposé  dans  le  liquide  et  recouvert  d'un  couvre-objet.  Si 
dans  celte  opération  il  se  forme  des  bulles  d'air  dans  la 
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cellule,  on  soulève  doucement  à  moitié  le  couvre-objet  et 
l'on  chasse  les  bulles  en  les  louchant  avec  la  pointe  d'une 
aiguille  et  en  inclinant  le  p>irte- objet.  La  cellule  étant 
privée  d'air,  on.  éponge  au  moyen  de  papier  buvard  la 
quantité  de  liquide  qui  déborde  latéralement  et  l'on  donne 
une  couche  de  vernis  noir  sur  la  surface  supérieure  du 
couvre-objet  à  l'endroit  où  l'on  a  donné  les  premières 
couches  et  de  façon  à  mouiller  ces  dernières.  On  met  alors 
la  préparation  de  côté  pour  vingt  à  trente  minutes.  Au 
bout  de  ce  temps,  le  vernis  étant  un  peu  séché  et  le  couvre- 
objet  adhérant  plus  ou  moins  fortement,  parce  que  la  couche 
supérieure  a  détrempé  les  inférieures,  on  donne  deux 
couches  aux  côtés  latéraux  du  couvre-objet,  et  ce  de  façon 
que  le  pinceau  touche  en  même  temps  et  le  couvre-objet 
et  la  lame  qui  sert  de  porte-objet.  Ces  couches  étant 
séchées,  on  en  met  successivement  deux  ou  trois  autres 
de  façon  que  la  cellule  soit  parfaitement  fermée.  On  n'a 
plus  alors  qu'à  étiqueter  la  préparation.  En  Allemagne, 
on  colle  généralement  avec  du  silicate  de  potasse  aux 
deux  extrémités  du  porte-objet  deux  bandes  de  verre,  afin 
de  pouvoir  superposer  les  préparations  sans  endommager 
le  couvre-objet. 

Quant  aux  préparations  au  baume  du  Canada,  on  pose 
une  goutte  dudit  baume  k  la  surface  du  porte-objet  que 
Ton  chauffe  légèrement.  Le  baume  étant  liquéfié,  on  y 
dépose  l'objet  en  évitant  la  formation  des  bulles  d'air  que, 
le  cas  échéant,  on  détruit  en  les  piquant  avec  une  aiguille. 
On  dépose  ensuite  sur  le  tout  un  couvre-objet  préalable- 
ment légèrement  échauffé  et  l'on  presse  doucement.  On 
n'a  plus  qu'à  enlever  le  surcroît  de  baume  qui  est  sorti 
parles  côtés  du  couvre-objet.  On  y  parvient  en  le  frottant 
légèrement  au  moyen  d'un  linge  imbibé  d'alcool. 


J£\ 
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ARTICLE  III. 
CELLULES. 

§  1".  —  Forme  des  eeltale». 

Cellules  rondes.  —  Coupe  transversale*  de  Tulipa 
silvestrisy  de  Lilium  martagon,  etc.  Grossissement  à 
employer,  50  à  100  diamètres.  Préparation  au  chlorure 
de  calcium. 

Cellules  allongées.  —  Coupe  d'une  poire  mûre,  etc. 
Grossissement,  50  à  100  diamètres.  Préparation  au  chlo- 
rure de  calcium. 

Cellules  hexagonales.  —  Coupe  de  la  moelle  du  sureau 
et  de  beaucoup  d'autres  plantes,  feuilles  du  Plagiochila 
asplenioides}  etc.  Grossissement,  50  à  100  diamètres. 
Préparation  au  chlorure  de  calcium . 

Cellules  étoilées.  —  Coupe  transversale  de  Juncus  con- 
glomeratus,  effusus,  etc.  Grossissement,  50  à  100  diamè- 
tres pour  l'ensemble  ;  200  à  300  diamètres  pour  étudier  le 
point  de  contact  des  cellules.  Préparation  au  chlorure  de 
calcium. 

Cellules  fongiformes.  —  Coupes  transversales  et  longi- 
tudinales des  pétioles  de  Canna  indica.  Grossissement, 
50 à  100  diamètres  pour  l'ensemble;  200  à  300  diamètres 
pour  les  points  de  contact.  Préparation  au  chlorure  de 
calcium. 


§  2.  —  Ferme  de  I*  «eeeade  MealNM  eellvletre 


Cellules  ponctuées.  —  Coupe  de  la  caroncule  de  la 
graine  des  Bicinus ,  moelle  de  sureau ,  parties  infé- 
rieures de  la  tige  du  Papaver  rhœas,  etc.  Grossissement, 
50  à  100  diamètres  pour  l'ensemble;  200  à  300  pour 
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une  étude  plus  approfondie.  Préparation  au  chlorure  dp 
calcium. 

Cellules  spiralccs.  —  A.  Spirale  ronde.  —  Coupe  longi- 
tudinale de  racines  aériennes  d'orchidées  épiphytes.  Gros- 
sissement, 50à  200  diamètres.  Préparai  ion  au  chlorure  de 
calcium. 

6.  SpIbale  aplatie.  —  Coupe  longitudinale  tics  fais- 
ceaux vasculaires  des  Mamillnrin.  Grossissement,  200  J 
300  diamètres.  Préparation  au  chlorure  de  calcium. 

Cellules  concret 'tonnées,  —  Coupes  des  granules  dur? 
(|ue  l'on  ohstrve  dans  les  poires,  coque  du  fruit  du  tiaken 
suaveolens,  noyau  des  amygdalées.  etc.  Grossissement,  50, 
200  â  300  diamètres.  Préparation  à  la  glycérine  et  an 
baume  du  Canada. 


Vaisseaux  ponctués.  —  Coupes  transversale  et  longitudi- 
nale du  Cletnatis  vitalba,  de  la  racine  de  Brin  vutgdrii,  etc. 
Ob  lâchera  d'obtenir  la  coupe  d'un  vaisseau.  Grossissement, 
50  pour  l'ensemble,  300  à  èOO  diamètres  pour  l'étude  de  la 
ponctuation.  Préparation  au  chlorure  de  calcium. 

Vaisseaux  spiraux.  —  Coupe  de  toutes  les  parties  jeonet 
tles  plantes.  Grossissement,  50  à  100  diamètres;  Prépara- 
tion au  chlorure  de  calcium. 

Vaisseaux  rayés,  — Coupe  longitudinale  du  rhizome  do 
Pteris  agt/ilina,  etc.  Grossissement,  50  et  200  diamètres. 
Préparation  au  chlorure  de  calcium. 

Vaisseaux  scalariformes.  —  Coupes  longitudinales  et 
transversales  de  la  souche  du  Pteris  aquilina,  de  la  tige  des 
Lycopndium,  etc.  Grossissement,  50  à  200  diamètres.  Pré- 
paration au  chlorure  de  calcium. 

Vaisseaux  réticulés.  —  Coupe  longitudinale  de  la  tige 
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du  Papaver  rhœas,  du  tubercule  des  dalhias,  des  nœuds  du 
Tradescantia  zebrina,  etc.  Grossissement,  60  et  200  fois* 
Préparation  au  chlorure  de  calcium. 

Vaisseaux  annulaires.  —  Coupe  longitudinale  des  Eqùi- 
setum,  etc.  Grossissement,  50  et  200  diamètres.  Prépara- 
tion au  chlorure  de  calcium. 

Vaisseaux  cribriformes.  —  Ces  vaisseaux,  qui  ont  été 
découverts  il  y  a  peu  de  temps  par  Hartig,  consistent  es- 
sentiellement en  un  espace  plus  ou  moins  circulaire,  dans 
lequel  se  voient  un  grand  nombre  de  petites  ouvertures, 
de  façon  que  l'ensemble  ait  la  forme  d'un  tamis.  On  peut 
distinguer  trois  formes  différentes  des  vaisseaux  cribri- 
formes. 

1.  Vaisseaux  à  disques  criblés  situés  sur  la  paroi  hori- 
zontale des  cellules.  On  les  remarquera  dans  les  Cucuirbiïà 
et  Carica  pâpaya.  Grossissement,  200  à  400  fois.  Prépara- 
tion au  chlorure  de  calcium. 

2.  Vaisseaux  à  disques  criblés  formés  de  cellules  allon- 
gées et  séparées  les  unes  des  autres  par  des  cloisons  trans- 
versales obliques  et  situées  dans  des  cellules  qui,  sur  le 
restant  de  leur  surface,  présentent  des  épaississements  sca- 
lariformes.  On  les  observe  dans  les  Bignottia  et  Ipomœa 
tuberosa.  Grossissement,  200  à  500  fois.  Préparation  au 
chlorure  de  calcium. 

3.  Vaisseaux  à  disques  criblés  placés  sur  là  paroi  longi- 
tudinale des  cellules.  On  les  observera  admirablement  dans 
les  coupes  longitudinales  du  liber  du  Pintts  strobus.  Gros- 
sissement, 200  et  400  fois.  Prépdratiod  au  chloruré  de 
calcium. 

FIBRES. 

Fibres  ponctuées.  —  Coupe  longitudinale  et  transver- 
sale du  bois  des  conifères.  Grossissement,  50  diamètres 
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poor  l'ensemble  et  200  ;'i  300  diamètres  pour  l'étude  de  la 
ponctuation.  Préparation  au  chlorure  de  calcium. 

D'après  les  dernières  recherches  de  M.  Schacht,  et  que 
nc>us  avons  pu  vérifier,  les  ponctuations  sont  des  canaux 
poreux  qui  s'élargissent  vers  l'extérieur.  Les  deux  cercles 
que  l'on  voit  correspondent  donc,  le  plus  grand  (l'aréole 
de  la  ponctuation),  à  l'ouverture  externe,  cl  le  plus  étroit 
à  l'ouverture  interne  du  canal. 


»CS   CELLULES. 

Chlorophylle.  —  S'observe  dans  toutes  les  parties  vertes- 
des  plantes.  On  la  voit  à  l'étal  granulé  dans  les  feuilles,  les 
tiges,  etc.  A  l'étal  amorphe  et  sous  forme  de  bandes,  on 
l'observe  dans  les  algues  filamenlaires  des  genres  Spiro- 
'jyra,  etc.  Grossissement,  50  et  200  fois.  Préparation  au 
chlorure  de  calcium  et  pour  les  algues  à  l'eau  camphrée. 

Cristaux  agglomérés.  —  Coupe  transversale  et  longi- 
tudinale du  Portuiaca  oleracea.  Grossissement,  de  50  à  100 
fois.  Préparation  au  chlorure  de  calcium. 

Raphides.  —  Coupe  longitudinale  du  pétiole  des  Funkta, 
de  la  tige  de  YAloe  micrantha,  etc.  Grossissement,  60  et 
200  fois.  Préparation  au  chlorure  de  calcium. 

Cystolithes.  — Sous  la  forme  allongée  dans  l'épidémie  et 
la  couche  cellulaire  sous-jacente  des  Justicia.  Sous  forme 
de  grappes  de  raisin  dans  la  coupe  transversale  de  la  lame 
des  feuilles  du  Ficus  elastiea.  Grossissement,  50  à  200  dia- 
mèlres.  Préparation  au  chlorure  de  calcium.  (Voyez  au 
chapitre  des  feuilles,  la  façon  de  faire  les  coupes.) 

Nucléus  et  protoplasme.  —  Dans  beaucoup  d'organes 
jeune*,  surtout  :  coupe  de  la  tige  du  Bcta  vufgaris,  de  la 
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parlie  extérieure  du  labellum  des  Catlleya,  etc.  Grossisse- 
ment, 50  et  250  à  300  diamètres.  Préparation  au  chlorure 
de  calcium. 

Silice,  —  On  fera  de  minces  coupes  du  bois  de  Petrœa 
que  Ton  calcinera  sur  une  lame  de  platine.  Les  cendres 
qui  renferment  le  squelette  siliceux  de  la  cellule  seront 
examinées  de  100  à  200  diamètres  et  préparées  au  chlo- 
rure de  calcium. 

Tyloses.  —  Cellules  formées  par  le  parenchyme  ligneux 
ou  par  les  rayons  médullaires  qui  pénètrent  à  l'intérieur 
des  vaisseaux  à  travers  les  ponctuations.  Coupes  transver- 
sales de  vieilles  vignes,  de  Robinia  viscosa,  etc.  Grossisse- 
ment, 50  et  200  fois.  Préparation  au  chlorure  de  calcium. 

Huiles  fixes.  —  Dans  les  graines  des  crucifères,  coupes 
de  l'ovaire  des  Musa,  etc.  Grossissement,  50  fois.  Prépara- 
lion  au  chlorure  de  calcium. 

Huiles  essentielles.  —  Coupe  de  Tépiderme  des 
oranges,  etc.  Grossissement,  50  à  100  fois.  On  fera  bien 
de  faire  une  préparation  au  chlorure  de  calcium  et  une 
autre  à  la  glycérine. 

Fécule.  —  Sous  forme  de  grains  ronds  dans  la  pomme 
de  terre,  sous  forme  de  lentilles  aplaties  dans  l'albumen 
de  Triticum,  de  Secale,  etc. 

Sous  forme  de  disques  aplatis,  dans  la  racine  des  zin- 
gibéracées;  sous  forme  de  crosse  dans  les  vaisseaux  latici- 
fères  de  YEuphorbia  antiquorum  y  splendens,  etc. 

Toutes  les  formes  de  fécule  seront  examinées  à  un  gros- 
sissement de  50  et  de  200  à  A00  diamètres  et  préparées  à 
la  glycérine  ou  à  l'huile  Gne. 

On  étudiera  également  la  fécule  sous  l'influence  de  la 
lumière  polarisée.  On  observera  aussi  la  coloration  bleue 
que  prend  la  fécule  en  présence  des  plus  faibles  quantités 
de  la  solution  iodée. 
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Aleurone.  —  Découverte  par  Hartig  et  souvent  semblable 
extérieurement  à  la  fécule  dnnL  die  diffère  par  la  colora- 
tion qu'elle  prend  en  présence  des  réactifs  clii  iniques.  Celle 
coloration  est  jaune  nu  contact  de  la  léibture  d'iode,  el 
rouge  à  celui  du  nitrite  de  mercure.  L'aleurnné  se  pré- 
sente sons  la  forme  de  la  fécule  dans  la  coupe  transversal? 
des  fèves  Manches  et  sous  forme  de  cristaux  dans  le* 
pommes  de  terre  bouillies.  Grossissement,  50  a  200  dia- 
mètres. Préparation  a  l'huile  fine. 

Inuline.  —  Coupe  transversale  do  la  racine  de  D.ifhfe. 
Préparation  au  chlorure  de  calcium.  Grossisscmenl,  80  A 
•200  fois. 

(-es  autres  matières  que  l'on  peut  trouver  dans  les  cel- 
lules, la  gomme,  la  dextrine,  le  sucre,  le  mucilage,  y  sonl 
à  l'étal  de  solution,  de  mfiino  que  quelques  sel*  calcaires. 
On  reconnaîtra  leur  présence  de  la  façon  suivante  : 

Gomme  et  dextrine.  —  Sont  précipitées  en  grumeaux 
par  l'alcool. 

Sucres.  —  Coloration  rose  en  présence  de  matières  azo- 
tées, sous  l'influence  de  l'acide  sulfurique. 

Sels  calcaires.  —  Formation  d'aiguilles  cristallines  de 
sulfate  calcaire  sitôt  que  l'on  ajoute  de  l'acide  fculfUriq'ue. 


OBSERVATIONS  SUR   LA    rORME   DES  CELLULES,    NATURE    DES   PAROLE 
CELLULAIRES. 

Pour  avoir  une  parfaite  idée  de  la  forme  des  cellules,  il 
ne  suffit  pas  de  faire  une  coupe  transversale  cl  longiludi- 
nale  d'une  plante,  il  faut  encore  isoler  les  cellules.  Pour 
y  parvenir,  on  traitera  les  cellules  par  le  procédé  nincéra- 
toire  de  Schullz,  qui  a  été  décrit  précédemment  au  cha- 
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pitre  des  réactifs  de  la  première  partie.  Il  faut  encore 
examiner  la  nature  chimique  de  la  paroi  cellulaire;  les 
principales  substances  que  Ton  y  peut  trouver  sont  : 

Cellulose.  —Colorée  en  jaune  par  l'iode  seul,  elle  prend 
une  teinte  bleue  sous  l'influence  du  chlorure  de  zinc  iodé 
de  même  que  par  le  contact  successif  de  l'iode  et  de  l'acide 
sulfurique. 

Ligneux  ou  xylogène.  —  Il  n'est  pas  coloré  par  l'eau 
iodée  ni  par  l'acide  sulfurique  et  l'iode.  Il  se  dissout  facile- 
ment dans  la  potasse  caustique  et  difficilement  dans  l'acide 
siilfurique. 

Subérine.  —  Produit  des  effets  identiques  avec  ceux  dû 
ligneux  par  la  présence  de  l'acide  sulfurique  et  de  la  po- 
tasse caustique,  mais  il  s'en  différencie  parce  que,  chauffée 
avec  le  chlorate  de  potasse  et  l'acide  nitrique,  elle  est,  non 
pas  dissoute  comme  le  ligneux,  mais  changée  en  une  ma- 
tière d'apparence  cireuse,  soluble  dans  l'alcool  et  l'éther, 

Combinaisons  protéiniques.  —  Colorées  en  jaune  d'or 
par  le  contact  successif  de  l'iode  et  de  l'acide  sulfurique. 
Elles  prennent  une  belle  couleur  rosée  au  bout  de  cinq  à 
dix  minutes  de  contact  avec  du  sucre  et  de  l'acide  sulfu- 
rique, de  même  qu'avec  le  nitrite  de  mercure. 

Chaux  et  silice.  —  Toutes  deux  exigent  que  l'on  sou- 
mette la  plante  à  l'incinération  dans  un  creuset  de  platine. 
Le  squelette  inorganique  qui  reste  est  formé  de  chaux  ; 
s'il  est  attaqué  par  les  acides,  la  Silice  reste  inaltérée. 

ARTICLE  VI. 

RÉSORPTION,   SÉCRÉTION,   COTATION. 

On  trouve  des  traces  de  résorption  sous  forme  dé  trous 
ronds  dans  les  coupes  d'Ephëdrd,  et  de  trotis  allongés  dans 
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le  Cori/itis,  etc.  Préparation  à  la  glycérine.  Grossissement, 
50  à  150  fois. 

Un  nouvel  organe  sécréteur  de  résine  a  clé  découvert, 
il  y  a  peu  de  temps,  par  M.  le  professeur  Schacht  (1).  Use 
présente  sons  forme  de  vésicules  allongées  el  recouvertes 
de  résine  qui  est  soluble  dans  l'alcool  el  l'étlier.  On  l'ob- 
tiendra en  faisant  des  coupes  longiludinales  et  transver- 
sales du  rhizome  du  Nephrndium  Filixmas.  Grossisse- 
ment, 60  à  200  fois.  Préparation  au  chlorure  de  calcium. 

Rotation  ou  circulation  intra-  cellulaire.  —  Se  voit 
dans  les  poils  de  YOEnot/tera,  Clarkia,  Tradesctmtia,  mais 
surtout  dans  les  Sitella.  On  mettra  un  morceau  de  Nitelln 
dans  une  cuvetle  de  verre,  au  besoin,  dans  un  verre  de 
montre,  et  de  telle  façon  que  le  fragment  de  plantes  pré- 
sente quelques  cellules  entières  el  soit  légèrement  recou- 
vert d'eau.  En  examinant  alors  avec  un  grossissement  de 
50  à  100  diamètres,  on  verra  un  courant  ascendant  sur 
l'une  des  parois  de  la  cellule  el  descendant  de  l'autre.  Ce 
mouvement  est  probablement  occasionné  par  les  réactions 
chimiques  qui  se  passent  entre  le  protoplasme  et  le  reste 
du  contenu  liquide  de  la  cellule. 

ARTICLE  Vil. 

OBSERVATIONS  DIVERSES   SUR   LES  CELLULES. 

Matière  intercellulaire.  —  La  matière  intercellulaire  sur 

laquelle  la  botanique  doit  de  si  beaux  travaux  à  M.  Schacht, 
peut  s'observer  dans  diverses  plantes,  mais  mieux  dans  les 
espèces  du  genre  Pmus.  Les  Pinus  canariensis  et  strobtt* 

sont  les  plus  propres  à  ces  recherches. 

(1}  llermann  Sthachl,  Vebv  tin  neues  Sécrétions  argua  i,i  mut  ze/sloek 
von  Stphroriium  Filixmas.  Bonn,  1862. 
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On  peut  détruire,  colorer  ou  isoler  la  matière  inter- 
cellulaire. 

Pour  colorer  la  matière  intercellulaire,  on  fera  des 
coupes  aussi  minces  que  possible  de  Pinus  canariensis  ou 
de  P.  strobus,  la  coupe  sera  mise  sur  une  lame  de  verre 
sur  laquelle  on  aura  déposé  quelques  gouttes  d'acide 
nitrique  et  le  tout  sera  chauiïé  quelques  instants  au-dessus 
d'une  lampe  à  alcool.  On  lavera  bien  la  préparation  et  on 
la  préparera  à  la  glycérine.  Grossissement,  50  et  200  dia- 
mètres. 

Pour  détruire  la  matière  intercellulaire  et  obtenir  les 
cellules  isolées,  on  emploiera  le  procédé  de  Schultz,  décrit 
précédemment. 

Pour  obtenir  la  matière  intercellulaire  isolée,  on  em- 
ploiera le  procédé  de  Schultz,  mais  après  avoir  laissé  agir 
pendant  10  ou  20  secondes  le  mélange  d'acide  nitrique  et 
de  chlorate  de  potasse,  on  lavera  prudemment  la  tranche 
de  Pinus  et  on  la  déposera  attentivement  avec  un  pinceau 
fin  dans  une  goutte  d'eau  posée  sur  un  nouveau  porte- 
objet.  On  déposera  alors  sur  la  préparation  une,  ou  s'il  est 
besoin,  2  ou  3  gouttes  d'acide  sulfurique  concentré.  On 
arrêtera  l'action  du  réactif  en  lavant  à  l'eau,  sitôt  que  l'on 
s'aperçoit  que  tout  le  ligneux  est  détruit. 

La  préparation,  de  même  que  la  précédente,  se  fera 
à  la  glycérine  et  on  la  fera  sur  le  verre  même  où  l'on 
a  fait  les  réactions,  car  le  transport  sur  un  autre  porte- 
objet  est  pour  ainsi  dire  impossible.  Grossissement,  50  et 
200  fois. 

Couches  d'épaississement.  —  Coupes  transversale  et 
longitudinale  de  la  racine  de  Dictamnus  a /bus,  telle  qu'on 
la  trouve  dans  les  drogueries.  Grossissement,  50  et  200  à 
300  foi-.  Préparation  au  chlorure  de  calcium. 

Méats  intercellulaires.  —  Coupe  transversale  de  Lilium 


i 


t 
I 


430  APPLICATION   DU   MICROSCOPE 

„<ii)it>fjon,  Tu/ipa  sylcestris,  etc.,  50  à  100  diamètre;. 

Préparation  au  chlorure  de  calcium. 

Lacunes,  —  Coupe  transversale  du  fruit  de  groseillier 
épineux,  etc.  Grossissement,  25  à  50  diamètres.  Prépara- 
tion au  chlorure  de  calcium. 

Multiplication  des  cellules.  —  On  préparera  au  chlo- 
rure de  calcium  et  l'on  examinera  de  200  à  tiOO  diamètres 
la  couche  verte  {Lepra  botrymdes)  qui  couvre  les  arbres 
surtout  pendant  l'hiver. 

ARTICLE  VIII. 


Poils  simples.  —  Êpiderme  du  Borrago  officbmlis.  Pré- 
paration au  chlorure  de  calcium.  Grossissement,  50  fois. 

Poils  ramifiés.  — Epiderme  de  YAraliis  caucasica.  Mai- 
thiola.  fitvwn,  etc.  50  à  100  diamètres.  Préparation  au 
chlorure  de  calcium. 

Poils  glanduleux  brûlants.  —  Urtiea  urem,  dioica, 
Loasa  urens,  etc.  Grossissement,  50  fois.  Préparation  an 
chlorure  de  calcium. 

Poils  glandulifères.  —  Poils  de  l'intérieur  de  la  corolle 
de  VAntirhinum  majus,  de  la  corolle  du  Nicotiana  taba- 
cttm,  etc.  Grossissement,  50  et  100.  Préparation  au  chlo- 
rure de  calcium. 

Lépides.  —  Face  inférieure  des  feuillles  de  Vf/ippophae 
rhamnoides,  de  VEtœagnus  angustifotia,  etc.  Grossisse- 
ment, 50  et  100.  Préparation  au  chlorure  de  calcium  ou  au 
baume  du  Canada. 
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ARTICLE  IX. 

ORGANISATION  DE  LA  TIGE  DICOTYLÉDONE. 

Épidémie  et  stomates.  —  On  préparera  au  chlorure  de 
calcium  et  Ton  examinera  à  un  grossissement  de  50  à 
100  fois  Tépiderme  des  plantes  suivantes  :  Nerium  olean- 
der,  Iris,  Saxifraga  sarment  osa,  dans  toutes  ces  plantes 
on  examinera  Tépiderme  de  la  face  inférieure  des  feuilles. 
On  fera  aussi  des  coupes  transversales  de  feuilles  et  de 
tiges  pour  étudier  les  stomates. 

Pfriderme.  —  Feuillets  qui  se  détachent  du  tronc  du 
Belula  alba.  Grossissement,  100  à  200  diamètres.  Prépa- 
ration au  chlorure  de  calcium. 

S uber.  Coupes  transversales  et  longitudinales  du  liège 
du  commerce9  de  même  que  de  celui  des  vieilles  branches 
du  ^iquidambar  styraciflua.  Grossissement,  50  à  100  dia- 
mètres. Préparation  au  chlorure  de  calcium. 

Liber.  —  Peut  se  présenter  sous  forme  d'anneau  fermé, 
comme  dans  la  tige  des  Dianthus,  ou  sous  forme  de  groupes, 
comme  on  l'observe  dans  les  coupes  de  tiges  de  Vinca 
minor,  Tilia,  etc.  Grossissement,  50  et  200  diamètres.  Pré- 
paration à  la  glycérine. 

Cambium.  —  Coupes  transversales  et  longitudinales 
faites  pendant  l'hiver  et  pendant  Tété  avec  des  rasoirs 
extrêmement  affilés  des  tiges  de  Thuya,  Taxus  baccata, 
Larix  europœa,  Pihus  sylvestris,  Pinus  strobus,  Nerium 
oleqnder,  Çocculus  laurifolius,  Paulownia  imperialis,  etc. 
Grossissement,  50  et  200  diamètres.  Préparation  au  chlo- 
rure de  calcium.  On  observera  la  coloration  bleue  que 
prennent  les  cellules  cambiales  sous  l'influence  du  chlo- 
rure de  zinc  iodé. 

Rayons  médullaires.  —  Coupes  transversale?,  tangen- 
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liellos  et  longitudinales  du  Cêdru»  Lioani,  du  Corytus  att- 
lana,e\c.  Préparation  a.  la  glycérine.  Grossisscmont,  50  <l 
200  diamètres. 

Couches  ligneuses.  —  Coupes  longitudinales  et  trans- 
versales de  Tilifi,  Acer,  etc.  Grossissement,  25  et  100  dia- 
mètres. Préparation  à  la  glycérine. 

Moelle.  —  Coupes  de  la  moelle  du  sureau,  etc.  Grosjb- 
aemenl,  50  et  100  diamètres.  Préparation  au  chlorure  de 
calcium. 

Accroissement  de  la  tige.  —  Coupes  longitudinales  et 
transversales  de  brandies  d'un  et  de  trois  ans  de  VAcrr 
campestte,  Tîlia  europca,  etc.  Préparation  à  la  glycérine. 
Grossissement,  25  et  100  diamèires. 

Tiges  dicotylédones  irrégulières.  —  Coupes  longitudi- 
nales, transversales  et  langentielles  des  tiges  de  Anona 
paludosa,  Pereskin,  Hoya  cirimsti,  fiignonia,  Piper,  etc. 
Grossissement,  25  et  100  diamètres.  Préparation  an  chlo- 
rure de  calcium. 

ORGANISATION  DES  TIGES  HONOCOTYLÉDONES. 

Coupes  transversales  et  longitudinales  de  Ruscus  aculea- 
tus,  Papyrus  antiquorum,  etc.  Préparation  à  la  glycérine. 
Grossissement,  25  et  100  à  200  diamètres. 

TIGES   ACOTYLÉDONES. 

Fougères.  ~  Coupes  longitudinales  et  transversales  de 
Pteris  aguilina,  etc.  Grossissement,  50  et  100  diamètres. 
Préparation  a  la  glycérine.  , 

Êquisètacées.  —  Coupes  longilndinalcs  et  transversales 
de  YEquisetum  urveme,  elc.  Préparation  au  chlorure  de 
calcium.  Grossissement,  50  et  I00  diamètres. 
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Lycopodiacées.  —  Coupes  longitudinales  et  transver- 
sales de  la  tige  du  Lycopodium  clavatum,  mais  surtout  du 
L.  suberectum.  Grossissement,  50  et  100  diamètres.  Pré- 
paration au  chlorure  de  calcium. 


ARTICLE  X. 

RACINES.   —  BOURGEONS. 

Racine  dicotylédone.  —  Coupe  transversale  et  longitu- 
dinale des  racines  de  Corylus  avelana,  Populus,  Pinus,  etc. 
Préparation  à  la  glycérine.  Grossissement,  50  et  200  dia- 
mètres. 

Racine  monocotylédone.  —  Coupes  dans  les  deux  sens 
de  la  racine  de  salsepareille,  de  Phœnix  dactylifera,  etc. 
Grossissement,  50  et  200  diamètres.  Préparation  à  la  gly- 
cérine. 

Bourgeons.  —  Les  bourgeons  qui  se  prêtent  le  mieux 
aux  coupes  longitudinales  et  transversales  sont  :  Rici- 
nus  communisj  Sempervivum,  etc.  Grossissement,  50  et 
100  diamètres.  Préparation  à  la  glycérine. 

ARTICLE  XI. 

CUTICULE  ET  COUCHES  CUTICULAIRES.    —   FEUILLES. 

La  cuticule  et  les  couches  cuticulaires  se  voient  très-bien 
dans  les  coupes  transversales  des  jeunes  branches  et  des 
tiges  de  Viscum,  Ilex  aquifolium,  etc.,  de  même  que  dans 
les  coupes  de  feuilles  coriaces,  telles  que  Ilex,  Phormium 
tenax,  Cycas,  etc.  On  étudiera  l'influence  de  la  potasse 
caustique  qui  dissout  la  cuticule  et  gonfle  les  couches 
cuticulaires.  Grossissement,  50  et  100  diamètres  pour  la 
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cuiii-uli.',  300  à  40il  pour  les  couches  articulaires.  Prépa- 
ration à  la  glycérine. 

{■'vailles.  —  On  étudie  le  mieux  la  constitution  des 
feuilles  dans  les  coupes  de  Neriumt  Abies,  Pinus,  Phor- 
inium,  etc  Ces  feuilles  seront  serrées  entre  de  la  moelle  de 
sureau  et  l'on  serrera  le  tout  dans  un  élau  de  façon  à  avoir 
une  large  surface  pour  couper.  Grossissement,  50  el  100 
à  200  diamètres.  Préparation  à  la  glycérine. 


ARTICLE  XII. 

FLEIJBB  ET   FÉCONDATION.   —  HERHINATION. 

Calice  et  corolle.  —  On  fera  des  coupes  longitudinales 
et  transversales  de  plantes  à  sépales  verts  et  colorés  el  des 
fleurs  à  consistance  charnue,  telle  que  Huya,  etc.,  cl 
d'autres  à  consistance  herbacée.  Préparation  au  chlorure 
de  calcium.  Grossissement,  50  et  100  diamètres. 

Pollens.  —  Un  grand  nombre  de  plantes  présenta)!  des 
pollens  extrêmement  intéressants,  nous  nous  contenterons 
d'en  signaler  un  certain  nombre:  Piston  saiivum,  toutes  le» 
orchidées  et  éricacées,  Cobœa  scandens,  Pelargonium,  Cu- 
curbita,  Passiflora,  Pcriploca  grœca,  Basella  alba,  Acacia 
laxa,  Sherardia  arvensis,  Mimuhts  moscliatus,  Cicfwrium 
intybus,  etc.,  etc.  On  les  préparera  à  l'huile  ou  à  la  glycé- 
rine et  on  les  étudiera  à  un  grossissement  de  50  à  400  fois 
suivant  la  grosseur  des  grains. 

Pour  avoir  une  idée  nette  sur  la  constitution  des  pollens 
et  pour  en  étudier  l'exline,  l'intine  et  la  fo villa,  on  devra 
en  faire  des  coupes  el  pour  ce,  s'y  prendre  de  la  façon 
suivante  : 

On  prendra  une  baguette  de  moelle  de  sureau  dont  on 
coupera  un  bout  de  façon  à  avoir  une  surface  bien  plane 
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sur  laquelle  on  déposera  un  peu  d'une  épaisse  solution  de 
gomme.  Celle-ci  séchée,  on  en  déposera  une  seconde  darib 
laquelle  on  mélangera  le  pollen  que  Ton  veut  couper.  Après 
dessiccation,  on  déposera  une  deuxième  couche  de  gomme 
que  l'on  laissera  également  sécher.  On  prendra  alors  un 
rasoir  évidé  aussi  tranchant  que  possible  et  Ton  dirigera 
deux  ou  trois  fois  l'haleine  sur  la  couche  de  gomme,  après 
quoi  on  tâchera  d'en  faire  les  tranches  les  plus  minces 
possibles.  Celles-ci  sont  disposées  dans  une  goutte  de 
chlorure  de  calcium  placée  sur  le  porte-objet.  La  gomme 
se  dissout  et  laisse  les  coupes  de  pollen  intactes.  On  n'aura 
plus  alors  qu'à  les  couvrir  d'un  couvre-objet  et  l'on 
préparera  de  la  façon  habituelle. 

On  peut  de  la  même  façon  obtenir  des  coupes  minces  de 
petites  graines,  de  spores,  etc. 

Boyau  pollinique.  —  Le  moyen  le  plus  facile  d'obtenir 
des  boyaux  polliniques,  est  de  déposer  des  pollens  sur  les 
nectaires  des  fleurs  de  Ytloya  carnosa  ou  sur  une  surface 
enduite  de  miel.  Après  quelques  heures  on  les  enlèvera 
et  on  les  préparera  au  chlorure  de  calcium.  On  trouve 
aussi  des  grains  polliniques  émettant  spontanément  des 
boyaux  polliniques  en  préparant  au  chlorure  les  poils  de 
la  Heur  du  Nicandra  physaloides  épanouie  depuis  un  ou 
deux  jours  et  surtout  quand  le  temps  est  humide.  On 
trouve  un  grand  nombre  de  grains  de  pollen  parmi  ces 
poils.  Grossissement,  50  à  200  diamètres. 

Anthères.  —  Les  cellules  fibreuses  des  anthères  s'ob- 
servent particulièrement  dans  le  CheiranthusCheiri,  Saxi- 
fraga  umbrosa>  Lupinus  nanus,  Cercus  speciosus,  Bellis 
perennis,  etc.  Grossissement,  50  à  200  diamètres.  Prépa- 
ration au  chlorure  de  calcium. 

Style  et  stigmate.  —  On  prépare  le  style  et  stigmate 
entiers  d'une  petite  fleur,  par  exemple  des  fleurons  du 
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Taraxacum,  etc.  On  fera  en  outre  des  coupes  longitudinales 
et  transversales  du  style  et  du  stigmate  des  Lilium.  Gros- 
sissement, 25  et  500  diamètres.  Préparation  au  chlorure 
de  calcium. 

Ovaire  et  ovule.  —  Coupes  longitudinale  et  transver- 
sale de  l'ovaire  des  Iris,  Tulipa,  etc.  Préparation  à  la  glycé- 
rine. Grossissement,  50  à  100  diamètres. 

Sac  embryonnaire,  —  Le  sac  embryonnaire  avec  son 
contenu,  tel  que  les  vésicules  embryonnaires  et  antipodes, 
est  très -difficile  à  bien  préparer.  Pour  y  parvenir,  on 
prendra  les  jeunes  graines  (celles  des  Hyacinthm  ortentalis 
et  Narcissus  jonquitla  nous  ont  le  mieux  réussi)  ;  on  les 
saisira  entre  le  pouce  et  l'index,  et  avec  un  rasoir  bien  affilé 
on  retranchera  successivement  les  deux  côtés  latéraux  de 
lu  graine.  La  lame  médiane  sera  préparée  au  chlorure  de 
calcium  et  examinée  à  50  et  200  à  300  diamètres. 

Pour  isoler  les  corpuscules  embryonnaires  et  étudier 
l'appareil  filamenlaire  et  le  globule  proloplasmatique  dont 
M.  Sctiacht  a  élucidé  la  véritable  composition,  on  disposera 
la  lamelle  médiane  sur  un  porte-objet  et  l'on  tachera  de  les 
isoler  en  s'aidanl  avec  le  microscope  simple  d'un  grossis- 
sement de  AO  à  60  diamètres,  et  d'une  couple  d'aiguilles 
extrêmement  fines. 

Albumen.  —  Coupes  longitudinale  et  transversale  de 
l'albumen  du  Phytelephas  ntacroearpa  et  du  Phœnix  doc- 
tylifera.  Grossissement,  50  et  200  diamètres.  Préparation 
au  chlorure  de  calcium. 

Pour  voir  la  véritable  forme  des  cellules  de  l'albumen, 
on  les  traitera  d'abord  par  la  potasse  caustique  et  ensuite 
par  le  chlorure  de  zinc  iodé. 

Germination.  —  La  graine  du  fticinus  commuais  est 
une  de  celle*  qui  se  prêtent  le  plus  facilement  à  ce  genre 
d'observation.  On  en  sèmera  un  certain  nombre  et  tous 
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les  jours  on  en  déterrera  une  dont  on  fera  des  coupe 
longitudinales  qui  seront  préparées  à  la  glycérine  et  exa- 
minées avec  un  grossissement  successif  de  50  et  200  dia- 
mètres. 

«  ARTICLE  XIII. 

CRYPTOGAMES. 

§  1er.  — 


Sporanges  et  spores.  —  Préparation  à  la  glycérine. 
Grossissement,  50  à  200  fois. 

Prothallium.  —  On  déposera  les  spores  des  fougères 
sur  de  la  terre  humide  placée  sous  cloche  dans  une  terrine, 
à  semis,  dans  un  endroit  chaud.  On  les  trouve  spontané- 
ment dans  les  serres  chaudes,  les  serres  à  orchidées,  etc. 
Préparation  au  chlorure  de  calcium.  Grossissement,  50  et 
200  diamètres  pour  examiner  les  anthéridies  et  Y  organe 
embryonnaire  que  Ton  trouvera  en  faisant  des  coupes 
transversales  du  prothallium. 

Phytozoaires.  —  Préparation  dans  une  solution  de 
tannin  ou  de  sublimé  corrosif  faible.  Grossissement,  200 
à  400  fois. 

§  2.  —  Éqvtftétaeée*. 

Sporanges,  prothalium,  anthéridies  et  phytozoaires.  — 
Comme  dans  les  fougères. 

Spores  avec  élathères.  —  On  secouera  quelques  concep- 
tacles  au-dessus  du  verre  destiné  à  servir  de  porte-objet 
et  Ton  préparera  à  sec  les  spores.  Grossissement,  50  à 
100  fois. 

§  3.  —  MaivllUMée*. 

Tous  les  organes  se  préparent  comme  pour  les  fougères. 


Spores.  —  Préparation  au  baume  du  Canada  ou  à  la 
glycérine.  Grossissement,  50  à  400  Ibis. 
Les  autres  organes  comme  pour  les  fougères. 
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Ant/iérifiies  et  sporanges,  —  Préparation  an  chlorure 
de  calcium.  Grossissement,  50  a  100  fois. 

Phytnzoaires.  —  Comme  pour  lès  fougères. 


Toua  les  organes  se  préparent  au  chlorure  de  calcium. 


Anthé-iilies  et  pamphyses.  —  Préparation  au  chlorure 
de  calcium.  Grossissement,  50  fi  100  fois. 

Phytnzoaires.  —  Comme  pour  les  fougères. 

Coiffe.  —  Préparation  au  chlorure  de  calcium.  Gros- 
sissement, 25  à  50  fois. 

Urne. — Préparée  entièrement  et  coupe  longitudinale 
pour  montrer  la  columelle  et  le  péristome.  Préparation  à 
la  glycérine.  Grossissement,  25  à  100  fois. 


Apolliecium.  —  Coupe  transversale  pour  montrer  le? 
thè'iucs  contenant  les  spores  et  les  parapbyses.  Prépara- 
tion à  la  glycérine  Grossissement,  50  cl  200  fois. 

Cerlains  lichens,  entre  antres  le  fj-pra  (mln/airles  ijui 
forme  une  couche  verte  sur  l'écurce  des  arbres,  montrent 
admirablement  la  multiplication  des  cellules  par  division. 
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Préparation  au  chlorure  de  calcium.  Grossissement,  200 
à  400  fois. 

§  9.  —  Champignon*. 

Les  petits  champignons  mucédinées,  etc.,  se  préparent 
entièrement  au  chlorure  de  calcium. 

Spores,  sporidies,  basides  et  cystides.  — Préparation  au 
chlorure  de  calcium.  Grossissement,  50  à  200  fois. 

§  10.  —  Algnert. 

Les  algues  filamentaires,  Spirogyra,  etc.,  se  préparent 
à  l'eau  camphrée.  Grossissement,  50  à  200  fois.  Les  autres 
se  préparent  au  chlorure  de  calcium. 

CHAPITRE  XVIII. 

APPLICATION  DU  MICROSCOPE  A  LA  BOTANIQUE  EN  GÉNÉRAL. 

La  science  (1)  qui  traite  des  végétaux,  de  leur  structure 
et  de  leurs  fonctions,  a  fait  d'immenses  progrès  depuis  un 
demi-siècle.  En  effet,  la  botanique,  passée  à  l'état  de 
science  complexe,  ne  le  doit  pas  seulement  aux  esprits 
distingués  qui  s'en  sont  occupés,  car  les  efforts  de  ces 
curieux  de  la  nature  eussent  été,  sinon  infructueux,  du 
moins  fortement  hypothétiques  en  ce  qui  touche  l'organi- 
sation des  plantes  et  le  rôle  de  leurs  éléments  constitutifs, 
si  un  art,  encore  dans  l'enfance  il  y  a  quarante  ans,  n'était 
venu  jeter  une  lumière  toute  nouvelle  sur  cette  branche  de 
l'histoire  naturelle,  indispensable  à  son  développement. 

L'optique  doit  donc  revendiquer  une  large  part  des 

(1)  Je  dois  cet  intéressant  article  à  l'obligeance  d'un  de  mes  amis. 

(A.  G.) 
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découvertes,  tant  analomiqucs  que  physiologiques,  faites 
par  les  naturalistes  de  notre  époque.  Son  application  ne 
se  borne  pas  seulement  aux  sciences  d'observation,  puisque 
le  chimiste,  le  minéralogiste,  se  servent  également  de  la 
loupe  et  du  microscope.  Enfin  il  est  inutile  de  mentionner 
son  indispeiisabililé  dans  les  sciences  physiques,  dont  les 
progrés  n'en  sont  que  le  corollaire. 

Qui  sait  ce  que  Hedwig  n'eût  pas  fait  avec  des  instru- 
ments perfectionnés,  lorsqu'on  songe  que  vers  la  fin  du 
siècle  dernier  il  fit  des  observations  à  l'aide  d'une  simple 
lentille,  et  notamment  sur  les  mousses,  qui  aujourd'hui 
encore  sont  de  tous  points  exactes. 

Voyons  maintenant  l'application  du  microscope  aux 
sciences  naturelles  et  les  services  qu'il  a  rendus  à  la 
botanique  en  particulier.  —  Si  nous  coupons  une  mince 
tranche  de  moelle  de  sureau  prise  dans  une  très-jeune 
branche,  ou  une  feuille  de  joubarbe  (lig.  169),  et  que 
nous  la  soumettions  à  l'observation  microscopique,  nous 
nous  rendrons  un  compte  exact  de  l'élément  le  plus  simple 
qui  constitue  un  végétal.  Les  corps  sphériques  ou  oblongs 
que  l'œil  aperçoit,  et  qui  sont  isolables,  soit  par  la  pression 
soit  par  un  acide  étendu  qui  désagrège  ces  corps,  ont  reçu 
e  nom  d'utricules.  Leur  paroi,  très-mince  alors,  peut  être 


complètement  uniforme  (fîg.  1 70),  ou  quelquefois  parsemée 
de  petits  points  plus  transparents  (fig.  171)  :  ce  sont  des 
ponctuations  ou  des  parties  de  la  paroi  plus  mince  que 
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l'ensemble,  ce  dont  on  peut  se  rendre  compte  en  faisant 
subir  un  quart  ou  une  demi- révolution  a  la  vis  de  rappel 
du  microscope.  Ils  peuvent  aussi  être  rayés  (fig.  172),  ou 
,-mnelés  (fig.  173).  Enfin  ces  utricules  peuvent  contenir  une 
spirale  analogue  a  la  membrane  de  ceux-ci,  comme  on 
l'observe  dans  le  tissu  de  certaines  cactées  (fig.  17i).  Ce 


lissu  utriculaire  vient-il  à  être  gêné  dans  son  développe- 
ment par  la  multiplication  d'autres  utricules,  alors  une 
pression  réciproque  agit  sur  chacun  de  ces  éléments,  et 
de  sphériques  qu'ils  étaient  ils  deviennent  polyédriques 
(fig.  176),  et  c'est  l'image  qu'on  aura  en  observant  une 
oupe  de  moelle  de  sureau  prise  sur  une  branche  de  deux 
ou  trois  ans,  ou  une  tranche  mince  de  la  chair  d'une  pomme 
(lig.  170),  qui  prend  alors  te  nom  de  lissu  cellulaire. 


Mais  les  tissus  n'ont  pas  toujours  cette  forme  cellulaire  ; 
ils  peuvent  être  composés  d'éléments  allongés  (fig.  177),  et 
ce  sont  eux  qui  forment  la  partie  solide  des  végétaux.  C'est 
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ce  qui  explique  la  résistance  ou  la  flexibilité  du  bois 
la  largeur,  tandis  que  dans  sa  direction  verticale  il  est 
facilement  divisible.  Or,  ce  tissu  est  appelé  fibreux,  c'esl-:i- 
dire  composé  de  libres,  comme  l'indique  la  figure  178.  Ces 
fibres  son!  quelquefois  ponctuées  (flg.  i7!)),  comme  on  peut 
le  voir  dans  une  préparation  de  bois  de  mapriolier  ou 
A'Ii/iciuiH.  Ces  ponctuations  en  si  grand  nombre  peuvent 
être  localisées  aux  parties  latérales  des  fibres  m  présenta 
de  charmantes  aréoles,  comme  le  microscope  seul  Mfll  h 
démontrer  dans  le  bois  des  pins  ou  des  sapins  (fig.  ISO);  un 


mouvement  insensible  d'abaissement  ou  d'élévation  de  la 
colonne  du  microscope  montre  que  ces  ponctuations  per- 
mettent la  communication  d'une  fibre  à  la  fibre  qui  lui  est 
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contiguë.  L'optique  ici  a  donné  raison  à  l'absence  de  con- 
duits destinés  à  porter  la  sève  dans  le  végétal,  puisque  dans 
tout  le  groupe  des  conifères  l'intromission  des  liquides 
séveux  se  fait  fibre  à  fibre.  —  Mais  cette  exception  du  règne 
végétal  nous  montre  d'une  façon  plus  simple  ailleurs  ce 
système  fibreux.  Aussi,  en  revanche,  y  retrouve-t-on  une 
sorte  d'éléments  qui  manquaient  précédemment  :  c'est  le 
système  vasculaire.  —Les  vaisseaux,  dont  le  rôle  si  impor- 
tant est  de  distribuer  la  sève  dans  la  plante, 
s'offrent  à  l'œil  armé  du  microscope  sous  trois 
formes  générales  :  i°  dans  les  jeunes  tissus,  tels 
que  la  partie  fibreuse  avoisinant  la  moelle 
d'une  branche  ou  les  nervures  d'un  pétale 
d'une  fleur,  on  remarque  des  trachées  (fig.  181), 
qui  n'ont  point  le  rôle  de  celles  des  insectes, 
mais  seulement  la  forme;  ces  vaisseaux  sont 
déroulables  comme  le  serait  un  ressort  à  bou- 
din ;  aussi,  si  Ton  brise  légèrement  dans  son 
travers  une  feuille  de  jacinthe  ou  de  bananier, 
on  aperçoit  une  quantité  de  fils  plus  ténus 
qu'un  fil  d'araignée,  mais  de  même  apparence  : 
ce  sont  des  trachées;  —  2°  dans  les  tissus 
adultes  d'une  branche  de  clématite  ou  d'une 
tige  de  chêne,  ou  bien  encore  un  jonc  servant 
à  faire  des  cannes,  on  distingue  facilement, 
même  à  l'œil  nu,  des  ouvertures  nombreuses 
assez  larges  pour  y  passer  un  crin,  mieux  en- 
core, un  cheveu  :  ce  sont  les  vaisseaux  vrais  ou  lympha- 
tiques. Une  coupe  mince  longitudinale,  placée  sous  le 
microscope,  les  fait  voir  tantôt  parsemés  de  ponctuations 
(voy.  la  fig.  179),  de  là  le  nom  de  vaisseaux  ponctués,  ou 
de  raies  transversales  plus  ou  moins  régulières  :  vaisseaux 


Fig.  181. 
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rages  1%.  182)  ;  d'autres  l'ois  simulant  ;'i  leur  pourtour  une 
sorte  despire  plus  ou  moins  correcte,  ou  souvent  dédoublée, 
et  donnant  au  vaisseau  une  apparence  grillagée  :  ce  sont  ks 
vaisseaux  réticulés,  puis  les  vaisseaux  annelés  (fig.  183). 

La  famille  des  fougères  fournil  à  l'observation  des  vais- 
seaux rayés  d'un  aspect  singulier,  formant  des  colonnes 
hexagonales  ;  on  les  nomme  vaisseaux  natùrifmvw 
(fig.  18a). 

Enfin,  sans  le  microscope,  il  aurait  été  impossible 
d'avoir  une  bonne  idée  d'un  système  particulier,  analogue 
au  système  veineux  des  animaux  comme  apparence  :  ce 


sont  les  vaisseaux  qu'on  observe  dans  l'écorce  de  certaines 
plantes,  chnrianL  des  liquides  colorés  en  jaune,  comme 
dans  la  cliélidoinc,  ou  blancs,  comme  on  l'observe  dans  le 
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pavot,  les  euphorbes  :  ce  sont  les  laticifères  ou  vaisseaux 
duiatex(Ûg.  185). 

Le  contenu  de  ces  éléments  avait  surtout  besoin  du  mi- 
croscope pour  être  découvert.  Comment,  en  effet,  étudier 
le  développement  des  matières  formées  dans  les  cellules? 
La  corophylle,  ou  matière  verte  dont  sont  pénétrés  les 
tissus  foliacés  développés  à  la  lumière  :  la  fécule  (fig.  186), 
si  fréquente  dans  les  racines  et  les  graines,  et  dont  la 
forme  varie  d'après  les  individus  divers  qui  la  contiennent, 
et  bien  d'autres  matières  insolubles  ;  enfin  le  noyau  qui 
accompagne  ordinairement  chaque  cellule,  et  qui  paraît 
être  le  siège  de  toutes  ces  formations,  nommé  par  les 
savants  nucleus. 

Mais  ces  matières  organiques  ne  sont  pas  les  seules  qui 
prennent  naissance  dans  les  tissus;  on  y  rencontre  fré- 
quemment des  matières  inorganiques,  telles  que  le  carbo- 
nate de  chaux,  si  nettement  formé  dans  l'épiderme  de  la 
feuille  de  la  vanille,  ou  l'oxalate  de  chaux,  formant  de 


petites  niasses  cristallines  dans  les  cellules  de  l'oseille,  de 
la  rhubarbe,  de  la  betterave  et  d'autres  plantes  encore 
(fig.  187).  Enfin  le  sulfate  de  chaux  s'y  rencontre  sous  des 
apparences  particulières  d'aiguilles,  remplissant  quelque- 
fois des  cellules  entièrement,  comme  on  peut  le  voir  dans 
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iii  tissu  cellulaire  des  aroïdées  pi  de  mîllt)  antres  plante 

ces  formations  ont  pris  le  nom  de  rapludes  (lïg.  1 8 

Le  mode  de  multiplication  dos  élément*  anatomique? 
n'aurait  été  qu'imaginé  sans  les  instruments  grossissants, 
puisque  encore  aujourd'hui  il  existe  Jjeau- 
coup  de  points  douteux.  Mais  la  multiplica- 
tion des  cellules  par  dédoublement  a  été 
Il       m'en  observée  en  Allemagne,  surtout  sur 
•  des  algues  d'eau  douce;  la  formation  peut 
ici  être  suivie  sous  le  microscope  même. 
11  est  impossible  de  passer  sous  silence 
J       l'importance  du  microscope  dans  lu  décou- 
verte de  la  fécondation  des  végétaux.  Amici 
en   Italie,  Robert    Brown   en    Angleterre, 
MM.    Brongniart    el  Tulasnc    en    France, 
Hoflmeister  en  Allemagne,  etc.,  etc.,  ont 
apporté  chacun  leur  tribut  à  la  science  par 
i .-„.,  mu.      des  recherches  aussi  laborieuses  et  délicates 
que  piquantes  pour  l'esprit  du  naturaliste. 
Le  rôle  physiologique  des  feuilles  (dont  la  fig.  ISO  repré- 
sente une  coupe),  si  bien  connu  maintenant  comme  organes 


appendiculaires  et  respirateurs,  se  fait,  comme  tout  le 
monde  le  sait,  par  de  petits  méats,  de  petites  bouches 
dont  les  feuilles  sont  couvertes,  tantôt  sur  leurs  deux  faces 
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tantôt  sur  une  seule.  La  loupe  est  impuissante  pour  obser- 
ver ces  petits  organes  nommés  stomates  (iig.  190, 191, 
192)  :  il  faut  un  moyen  amplifiant  plus  considérable. 


Si  l'on  considère  les  diverses  branches  de  la  botanique, 
et  que  l'on  suive  depuis  trente  ans  leur  développement, 
on  verra  que  presque  exclusivement  c'est  la  physiologie  et 
la  connaissance  des  cryptogames  qui  l'emportent  ;  aussi 


cette  dernière  a-t- elle  fait  un  pas  immense  depuis  l'origine 
et  le  perfectionnement  du  microscope. 

Les  printemps  et  les  automnes  pluvieux  favorisent  le 
développement  des  plaques  verdâtres  on  rougeâtres  le 
long  des  murs  ou  sur  la  terre,  dans  les  allées  des  jardins 
peu  fréquentés,  etc.,  etc.  Enfin  la  neige  rouge  qu'on  ob- 
serve quelquefois  au  sommet  des  hautes  montagnes  de  la 
Suisse  et  ailleurs  ;  les  pluies  de  sang,  qui  ont  servi  d'argu- 
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ment  à  lant  de  [irédiclions  fatales,  ne  sont  autre  chose  que 
des  algues  développées  spontanément  dans  une  circonstano1 
qui  leur  était  favorable. 

Une  des  plus  simples  que  l'on  rencontre  est  une  algue 
unicellulaire,  le  Protococcw  viridis  (fig.  193),  qui  lapide 
le  sol  des   cours  ou  des  jardins    pendant    les  saisons 


humides.  C'est  par  le  fractionnement  d'une  cellule  qui 
compose  toute  la  plante,  qu'une  autre  cellule,  c'est-à-dire 
un  nouvel  individu  est  formé,  et  ainsi  de  suite.  —  Une 
autre  algue  très-voisine  de  la  précédente,  el  qui  colore 
souvent  en  rouge  le  sol  pénétré  de  l'eau  de  pluie,  ou  la 
base  des  murs  habituellement  humides,  présente  deux 
cellules  seulement,  qui  se  divisent  à  leur  tour  en  deux 
autres  :  c'est  le  Palmella  cruenla. 

Mais  peu  d'espèces  ont  cette  forme  si  simple  et  surtout 
si  limitée  ;  la  forme  tubulaire  ou  cylindrique  est  plus  fré- 
quente. 

Une  cellule  allongée  naît  d'un  organe  sur  lequel  nous 
reviendrons;  cette  cellule  se  cloisonne  en  son  milieu  et 
produit  une  deuxième  cellule  qui  se  conduit  comme  la 
précédente,  et  ainsi  de  suite,  ainsi  qu'on  l'observe  dans 
les  conferves.  Ou  bien  ces  filaments  cellulaires  peuvent  se 


^^rvrv 


A  LA  BOTANIQUE  EN  GÉNÉRAL.         AA9 

ramifier,  comme  dans  les  Cladophora  (ou  les  Draparnal- 
dia).  —  Il  n'est  pas  rare  de  voir  même  dans  l'eau  d'une 
carafe  des  fils  qui  peuvent  à  peine  être  vus  à  l'œil  nu,  et 
qui  sous  le  microscope  offrent  une  élégante  organisation 
qu'on  peut  remarquer  dans  le  Bangia  ou  le  Colatrix.  C'est 
même  un  indice  que  l'eau  contient  des  infusoires  qui 
accompagnent  d'ordinaire  les  matières  végétales.  Enfin, 
certaines  de  ces  algues  d'eau  douce  offrent  un  spectacle 
vraiment  original.  A  une  époque  de  leur  courte  vie,  qui 
correspond  à  leur  état  adulte,  ces  filaments,  indépendants 
alors,  se  joignent  deux  à  deux  par  une-  proéminence  cellu- 
laire née  de  chacun  d'eux  et  formant  un  détroit  par  où  la 
chromophylle  (longs  globules  verts  contenus  dans  une 
cellule)  vient  se  mettre  en  contact  avec  celle  du  filament 
voisin,  comme  le  monlre  le  Mongeotia,  le  Zygnema.  — 
De  ce  contact,  vraie  fécondation  apparente,  se  forme  un 
organe  de  reproduction,  c'est-à-dire  un  spore,  nom  donné 
à  tout  organe  reproducteur  des  cryptogames,  et  différent 
des  graines  ordinaires. 

Les  algues  d'un  ordre  plus  élevé  ont  une  organisation 
cellulaire  d'abord  plus  compliquée  et  un  système  repro- 
ducteur porté  sur  des  appendices  spéciaux,  ou  au  moins 
localisé,  comme  on  le  voit  dans  la  coralline  officinale  ou 
les  fucus.  Rien  n'égale  l'élégance  des  algues  souvent  les 
plus  ténues,  les  moins  apparentes,  au  moyen  des  instru- 
ments grossissants;  aussi  conçoit-on  la  passion  de  certains 
micrographes,  sans  laquelle,  du  reste,  bien  des  travaux 
n'auraient  pas  été  faits.  Quoi  de  plus  parfait  que  le  Batra- 
chospermum,  nom  barbare  sans  doute,  mais  qui  rend  bien 
l'aspect  de  la  plante,  c'est-à-dire  ressemblant  à  des  œufs 
de  grenouille;  cette  délicate  plante,  sur  le  papier  même, 
et  du  reste  comme  beaucoup  de  ses  sœurs,  produit  un 
charmant  effet. 

AlTHl  R  CHEVAL1EB.  29 
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Notri!  irileiiliuu  n'est  pas  de  faire  un  cours  de  bols 
Les  plantes  que  nous  signalons  cependant  ne  peuvent  pas 
■Hre  prises  au  hasard  et  sans  ordre,  c'est  pourquoi  nous 
procédons  un  peu  méthodiquement. 

Il  n'est  pas  rare  de  rencontrer  dans  les  maisons  qui 
reçoivent,  et  ce  fait  est  coutumier  en  Angleterre,  un  ou 
plusieurs  microscopes  associés  à  des  stéréoscopes  et  des 
photographies,  et  les  préparations  qui  servent  dans  un 
salon  pour  distraire  les  personnes  conviées  contiennent 
très-souvent  des  fragments  d'algues.  Ce  petit  exercice, 
três-instruclif  en  soi,  a  fait  naître  des  naturalistes  chez  des 
enfants  et  même  chez  des  dames.  Les  algologues  savent 
parfaitement  que  de  l'autre  côté  du  détroit  quelques  dames 
possèdent  une  habileté  micrographique  bien  reconnue 
daas  le  monde  savant. 

Celte  digression  bien  nécessaire,  ce  nous  semble,  nous 
autorisera  à  indiquer  aux  personnes  peu  versées  dans 
l'usage  du  microscope  les  exemplesà  choisir  pour  s'exercer. 

La  classe  des  algues  pourrait  encore  nous  offrir  bien 
des  sujets,  et  si  nous  nous  permettons  d'y  revenir  un 
instant,  c'est  surtout  pour  signaler  les  curieux  phéno- 
mènes de  leurs  organes  de  reproduction,  qui,  sans  les 
instruments  grossissants,  seraient  encore  ignorés  de  nos 
jours. 

En  partant  du  simple  au  composé,  nous  avons  vu  dea 
végétaux  réduits  à  une  seule  cellule,  puis  composés  de 
plusieurs;  enfin  dans  les  varechs,  fréquents  sur  nos  cotes, 
nous  remarquons  une  apparence  de  lige,  comme  certains 
fucus  et  laminaires  en  oui  pour  la  plupart 

Si  nous  prenons  une  algue  d'eau  douce,  une  conl'ervacée 
a  l'époque  où  la  matière  (chromopliylle)  que  renferment 
les  cellules  qui  la  composent  est  à  son  maximum  d'organi- 
sation, on    peut,  au  moyen    d'observations  qui  exigent 
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quelque  patience,  voir  d'une  cellule  qui  se  désorganise, 
qui  se  rompt,  sortir  un  corps  qui,  en  liberté,  se  meut  à  la 
façon  d'un  animal,  d'un  infusoire.  (Le  mouvement  de  cet 
organe  s'observe  souvent  même  dans  la  cellule  avant  son 
fractionnement.)  Ce  corps  elliptique  est  muni  d'un  équateur 
de  cils  d'une  extrême  mobilité,  qui  lui  servent  de  locomo- 
teurs. Ce  petit  organe,  composé  d'une  cellule  unique 
pourvue  de  deux  membranes,  est  ce  que  les  botanistes 
appellent  zoospore,  c'est-à-dire  spore  animée,  comme  on 
peut  le  voir  dans  le  Vaucheria.  D'autres  fois  ces  zoospores 
sont  seulement  accompagnés  de  deux  cils  à  leur  extrémité 
amincie  dans  les  conferves,  ou  enfin  de  quatre  chez  les 
Chœiophora.* 

Des  observateurs  sagaces  ont  pu  suivre  ces  zoospores 
dans  leur  évolution,  et  voir,  au  bout  d'un  laps  de  temps 
qui  ne  dépassait  pas  quelques  heures,  ces  animalcules 
cesser  de  se  mouvoir,  se  porter  sur  la  paroi  éclairée  du 
vase  qui  les  contenait,  perdre  leurs  cils  vibratiles,  puis 
germer  pour  produire  des  individus  semblables  à  ceux 
dont  ils  étaient  issus. 

C'est  ici  l'occasion  de  rappeler  l'axiome  d'un  savant 
distingué,  perdu  malheureusement  pour  la  science  et  la 
jeunesse  studieuse,  dont  il  était  plus  encore  l'ami  que  le 
maître  :  «  Tout  être  organisé  l'est  à  un  degré  d'autant 
plus  élevé,  que  sa  vie  résulte  d'un  plus  grand  nombre  de 
fonctions,  exécutées  par  un  plus  grand  nombre  d'organes.  » 
En  effet,  si  nous  remontons  l'échelle  de  l'organisation  de 
ces  plantes,  en  prenant  le  premier  échelon  pour  point  de 
départ,  nous  verrons  dans  les  Fucacées,  non  plus  des 
zoospores,  mais  des  spores  inertes,  renfermées  dans  defe 
conceptacles  ou  sporanges,  qu'on  peut  voir  dans  le  genre 
Fucus  ou  Varech,  et  réunis  au  sommet  des  rameaux 
(frondes).  Puis  d'autres  conceptacles  contenant  des  organes 
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particuliers  d'une  ténuité  telle,  que  les  plus  fortes  lem 
du  microscope  sonl  nécessaires  à  leur  examen 

Ces  anthérozoïdes,  car  c'est  leur  nom,  sont  des  agents 

purement  fécondateurs,  et  dont  le  contact  avec  les  spores 

est  indispensable.    Enfin  la    distinction   des 

sexes  est  plus  évidente  encore  dans  les  cha- 

ragnes. 

Nous  pouvons  reposer  un  peu  le  lecteur  de 
celte  narration  algologique,  qui  du  reste  a  des 
corrélations  avec  les  autres  végétaux  de  la 
division  des  cryptogames  sous  bien  des  rap- 
ports, en  indiquant  quelques  faits  d'animation 
dans  des  plantes  d'un  ordre  plus  élevé. 

Les  poils  aériens  ou  radiculaires  (fig.  194) 
de  plusieurs  plantes  présentent  un  phénomène 
frappant  de  circulation  intercellulaire;  il  est 
même  probable  que  presque  toutes  les  plantes 
possèdent  à  un  plus  ou  moins  haut  degré  ce 
nu.  ihu.  mouvement  circulatoire  de  leurs  sucs  propres. 
Les  poils  des  filets  des  étamînes  des  éphémères  {Trades- 
cantia);  les  cellules  des  rameaux  des  cliara,  sont  très- 
favorables  k  cette  observation.  Les  poils  celluleux  de 
plusieurs  corolles  (fig.  105),  les  poils 
radiculaires  de  la  valisnère,  les  pétales 
de  la  chélidoine,  etc.,  etc.,  jouissent 
de  ce  curieux  phénomène  pour  l'œil 
armé  du  microscope.  Des  globules  en 
suspension  dans  le  liquide  de  ces  cellules  montrent  la  di- 
rection des  courants,  insaisissables  sans  la  présence  de  ces 
petits  flotteurs. 

C'est  a  regret  que  nous  quittons  cette  intéressante  classe 
des  algues,  dont  certaine?  familles  ou  tribus  contiennent 
des  espèces  aussi  élégantes  par  leurs  formes  que  riches 
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par  le  coloris,  et  qui  fournit  aux  visiteurs  des  bords  de  la 
mer  l'occasion  de  faire  des  albums  aussi  intéressants  pour 
le  naturaliste,  que  récréatifs  pour  l'esprit  le  moins  scien- 
tifique. 

La  famille  des  champignons  est  encore  aujourd'hui 
l'objet  d'une  foule  de  recherches,  tant  sur  leurs  organes 
reproducteurs  propres,  que  sur  la  multiplicité  des  formes 
que  certaines  espèces  revêtent.  Aucune  famille,  évidem- 
ment, n'est  aussi  polymorphe,  aussi  protéique  ;  combien 
d'espèces,  sous  une  telle  forme,  ont  été  distinguées  sous 
une  ou  plusieurs  autres  comme  autant  d'espèces  diffé- 
rentes, et  qui,  au  moyen  d'observations  judicieuses,  dans 
lesquelles  le  microscope  a  toujours  joué  un  rôle  impor- 
tant, ont  été  reconnues  comme  semblables  ! 

Le  blanc  de  champignon,  bien  connu  des  jardiniers,  se 
développe  spontanément,  au  moins  apparemment,  dans 
les  couches  de  fumier.  Il  est  formé  de  filaments  blanchâtres 
ici,  brunâtres  là,  jaunâtres  ailleurs,  d'après  l'espèce  qui  l'a 
formé.  C'est  à  cet  état,  nommèmyceliurn,  que  se  présentent 
la  plupart  des  champignons,  et  alors  cette  production  de- 
vient transportable,  car  le  champignon  ou  agaric  comes- 
tible n'a  pas  d'autre  manière  de  se  propager.  Mais  tous 
n'ont  pas  une  organisation  aussi  bien  définie,  et  le  cham- 
pignon servi  sur  nos  tables  est  un  des  plus  complets. 

Les  champignons  les  plus  simples  sont  ceux  connus  sous 
le  nom  de  moisissures.  Le  mycélium,  produit  par  une 
spore,  s'étend  promptement  sur  les  corps  organiques  en 
décomposition,  qui  favorisent  son  développement.  (11  est 
inutile  de  rappeler  que  la  putridité  est  l'aire  des  champi- 
gnons en  général.)  Si  la  condition  est  favorable,  alors  du 
sein  de  ces  filaments  naît  une  cellule  d'une  nature  spéciale, 
qui  s'élève  bientôt  et  porte  à  son  sommet  une  quantité 
considérable  d'autres  petites  cellules  diversement  agencées  : 
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ce  sont  des  spores;  les  Penicilium,  AspergiUut-,  Briarea 
en  sont  de  lions  exemples,  La  moisissure  du  pain,  des  con- 
fitures, des  tonneaux  en  cave,  fournit  d'élégantes  espèces 
à  observer  au  microscope,  môme  à  un  faible  grossissement 
(/jfl  à  50  diamètres  pour  l'ensemble,  150  à  200  pour  les 
spores) .  Les  formes  sont  trés-variées  dans  celle  secliou,  Cl 
souvent  des  plus  singulières;  le»  genre»  GyfOûêOm,  S/ÊÊÊtUf 
sont  vraiment  curieux.  Les  BeadrtjpkitiBh  Stysonus,  rap- 
pellent davantage  les  précédent  es,  mais  sont  déjà  pins 
compliqués  de  forme.  Mais  certaines  espèces  d'autres 
groupes  choisissent  des  plantes  vivantes  pour  station, 
et  sont  complètement  parasites.  Les  taches  qu'offrent  les 
feuilles  d'une  multitude  de  végétaux,  observés  au  micros- 
cope, décèlent  la  présence  d'un  champignon  développé 
souvent  à  la  faveur  du  thflfl  altéré  par  une  cause  quel- 
conque; mais  il  est  aussi  Iréft  flViqmilU  (M  le  champignon 
soit  la  cause  de  celle  altération.  Le  charbon  de  blfi,  la 
rouille  également,  celle  des  feuilles  de  rosiers  et  de  mille 
aulres  plantes  encore,  sont  des  champignons  d'une  organi- 
sation élémentaire  el  quelquefois  de  forme  élrange,  sou- 
vent confondus  avec  des  analogues  ou  distingués  à  tort 
quand  ils  se  trouvent  sur  des  plantes  différentes.  Le  mi- 
croscope seul  ici  peut  décider  la  question. 

Enfin  certains  tissus  de  feuilles,  de  fruits,  etc..  etc., 
sont  envahis  par  un  mycélium  qui  cause  souvent  leur 
atrophie  partielle  ou  complète,  el  donne  aux  organes  atta- 
qués une  forme  insolite.  Qu'il  suffise  de  rappeler  l'ergot 
du  seigle,  du  blé,  formé  du  mycélium  d'un  champignon 
qui  a  pi'is  la  place  du  grain,  e!  qui  constitue  un  produit 
totalement  différent  organiquement  el  chimiquement  au 
grain  envahi.  Ce  champignon  se  trouve  très-rarement  à 
l'étal  complet  dans  lu  nature;  M.  Léveillè  esl  le  premier 
qui  l'ait  obtenu  en  semant  ce  même  ergot  dans  des  con- 
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dirions  favorables,  qui  du  resle  appartient  à  une  tribu 
élevée  de  cette  famille. 

Le  parasitisme  de  ces  champignons  ne  s'étend  pas  seu- 
lement aux  végétaux,  puisqu'un  grand  nombre  d'espèces 
prennent  naissance  sur  des  animaux.  La  muscardine  (Bo- 
trytis  Bassiana),  trop  connue  dans  le  midi  de  la  France 
par  les  ravages  qu'elle  cause  dans  les  magnaneries,  malgré 
les  soins  et  la  surveillance  qu'on  lui  opposent,  n'est  qu'une 
infection  fongine.  Des  spores  amenées  par  une  cause 
quelconque,  et  qui  échappent  par  leur  ténuité  extrême, 
sont  absorbées  probablement  en  même  temps  que  la  nour- 
riture. Bientôt,  par  une  attitude  particulière,  le  bombyx 
(ver  à  soie)  indique  que  le  fléau  l'a  atteint,  et  le  seul  re- 
mède est  de  le  soustraire,  car  alors  la  contagion  est  immi- 
nente. Le  mycélium  pénètre  bientôt  le  tissu  graisseux  de 
l'animal,  qui  meurt  couvert  d'une  efflorescence  blanchâtre  : 
le  champignon  fructifié.  —  On  a  montré  le  curieux  déve- 
loppement d'un  champignon  qui  a  quelque  analogie  avec 
le  précédent,  développé  sur  une  larve  de  la  Nouvelle- 
Zélande.  Son  corps  est  d'abord  envahi  par  les  premiers 
éléments  d'une  sphérie,  qui  produit  à  la  partie  antérieure 
de  l'animal  un  rostre  portant  les  organes  reproducteurs. 
Enfin  des  coléoptères,  des  diptères,  sont  souvent  le  siège 
de  formations  analogues;  VIsaria  qui  se  développe  sur  la 
guêpe  en  donne  un  exemple  manifeste. 

Les  autres  animaux,  l'homme  lui-même,  sont  souvent 
atteints  d'affections  qui  ne  trahissent  leurs  symptômes 
vrais  que  par  la  présence  d'un  champignon  ;  la  teigne,  le 
muguet,  qui  frappent  les  enfants,  n'ont  pas  d'autre  ori- 
gine ;  c'est  ce  qui  explique  leur  nature  contagieuse. 

Nous  sortirions  du  cadre  que  nous  nous  sommes  imposé, 
et  nous  n'atteindrions  pas  notre  but,  si  nous  pensions  que 
le  lecteur  croie  trouver  dans  ce  livre  des  éléments  scienti- 
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fiqucscl  didactiques  :  c'est  à  l'usage  des  personnes  qui  se 
servent  du  microscope  que  noire  recueil  se  recommande, 
désireux  que  nous  sommes  de  faciliter  l'emploi  de  cet 
instrument  par  des  exemples  Tacites  oti  curieux  ;  aussi  ne 
s'est-on  pas  appliqué  A  suivre  la  nomenclature  scientifique 
pas  à  pas;  ses  points  les  plus  saillants  seuls  sont  mis  en 
évidence  pour  montrer  son  application,  c'est  pourquoi 
nous  appelons  de  préférence  l'attention  sur  des  végétaux 
faciles  à  se  procurer,  ou  dont  l'organisation  peut  offrir  un 
spectacle  aussi  curieux  qu'intéressant. 

En  indiquant  les  champignons  d'une  structure  élémen- 
taire,  nous  n'avons  en  aucune  façon  indiqué  les  éléments 
constitutifs  de  ceux  qui  sont  les  plus  connus,  r'esl-â-dire 
le.>  agarics,  les  bolets,  les  pézizes,  etc.  Les  spores,  à  l'état 
libre  dans  les  champignons  que  nous  avons  signalés,  sont 
ailleurs  renfermées  dans  une  enveloppe  spéciale  nommée 
tlièquc.  Ces  champignons  thécasporés  sont  formés  d'un 
tissu  cellulaire  allongé;  leur  enveloppe  s'appelle  peridium; 
il  est  tantôt  creux,  comme  dans  les  pézizes,  ou  sinueux, 
comme  chez  les  morilles.  Enfin,  les  champignons  dont  la 
forme  en  parasol  nous  est  si  connue  sont  appelés  basidio- 
sporés,  c'est-à-dire  à  spores  libres,  disposés  quatre  par 
quatre  sur  une  cellule  renflée  nommée  baside;  dans  notre 
champignon  des  marchés,  le  bolet,  etc.,  etc.,  on  remarque 
dans  ces  espèces  un  pédicule  ou  slipe  supportant  un  cha- 
peau. Mais  ici  c'est  a  la  face  inférieure  que  la  membrane 
fructifère,  ou  hymmiitm,  est  située,  formant  des  lames 
s'irradiant  du  centre  à  la  circonférence,  ou  des  tubes  ca- 
pillaires dans  les  bolets;  chez  les  pézizes,  les  morilles, 
c'est  la  face  supérieure  qui  porte  Vhymenium.  Il  est 
curieux  de  remarquer  que  dans  ces  plantes  le  nombre  des 
spores  est  de  8  par  chaque  théque,  ou  de  h  portées  sur 
des  pédicelles  (champignons  basidiosporésl .  Le  multiple 
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île  2  parait  être  le  nombre  normal  des  organes  reproduc- 
teurs dans  les  cryptogames. 

Pour  les  champignons  thécasporés,  la  sortie  des  spores 
se  fait  par  le  sommet  ;  elle  est  favorisée  par  un  mucilage 
sécrété  par  les  paraphyses  qui  entourent  les  théques.  Pour 
les  basidiosporés,  la  dissémination  est  des  plus  faciles, 
puisque  les  spores  pendent  à  peu  près  comme  les  fruits 
d'un  arbre.  Cependant  parmi  ceux-ci  il  en  est  qui  ont  le 
peridium  enveloppant  (Bovista,  Lycopordon)  ;  alors  c'est 
sa  destruction  qui  favorise  la  sortie  des  spores. 

Enfin  un  groupe  particulier  contenant  des  champignons 
dits  hypogés,  c'est-à-dire  souterrains,  appartient  aux  théca- 
sporés ;  la  truffe  en  fournit  un  bel  exemple. 

Un  groupe  de  cryptogames,  que  Ton  a  placé  parmi  les 
champignons,  en  est  maintenant  séparé  avec  raison. 

Les  lichens,  si  bien  étudiés  dans  ces  derniers  temps  par 
M.  Tulasne,  historiquement  et  physiologiquement,  et  par 
H.  W.  Nylander  monographiquement,  réclament  plus 
qu'aucunes  plantes  l'emploi  du  microscope  pour  être  dis- 
tingués. 

On  peut  dire  que  les  cryptogamistes  les  plus  compétents 
se  tairont,  lorsqu'il  s'agira  de  déterminer  les  espèces  de 
beaucoup  de  genres,  et  des  genres  même,  sans  un  moyen 
amplifiant  d'au  moins  250  à  300  diamètres.  On  comprendra 
cela  quand  on  saura  que  la  forme  des  spores  est  un  carac- 
tère des  plus  importants  chez  les  lichens.  Ce  qui  distingue 
à  première  vue  un  lichen,  c'est  la  présence  d'un  tissu  cellu- 
laire étendu  nommé  thalle  :  exemple,  les  genres  Parmelia 
et  Lecanora;  ou  de  rameaux,  comme  dans  les  Cladonia, 
Usnea,  Sphcerophoron%  etc.,  etc.  Moins  friables  ou  spon- 
gieux que  les  champignons,  ils  sont  susceptibles  de  re- 
prendre la  vie,  de  continuer  leur  développement,  qui 
n'était  que  provisoirement  suspendu,  même  après  un  se- 
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jour  prolongé  dans  un  lieu  sec,  un  herbier,  etc.,  s'ils  sont 
replacés  dans  des  conditions  favorables  ;  car  les  lichens  ne 
recherchent  pas,  comme  les  précédents,  les  matières  en 
décomposition  :  l'air  humide  leur  suffit,  el  .s'ils  sont  fixe; 
■  au  sol,  aux  arbres  ou  sur  les  roches,  c'est  plutôt  un  support 
qu'tin  siège  de  nutrition.  Leur  tissu,  moins1  homogéoe  que 
celui  des  champignons,  contient,  dans  les  espèces  de  grande 
dimension,  des  globules  verdâtrcs  (cellules  gonidiale»), 
mais  toujours  à  la  couche  moyenne  ou  inférieure  du 
thalle. 

Du  sein  de  ce  thalle  s'élèvent  de  petits  mamelons  qui 
bientôt  prennent  la  forme  de  coupe  dans  les  Parmelia  et 
bien  d'autres  encore  :  ce  sont  les  scutellds  ou  upothéeies, 
analogues  des  sporanges;  d'autres  fois,  formant  de  petite 
capitules  au  sommet  des  rameaux  (Stereocau/on,  Vladonia). 
Si  une  coupe  mince  de  ces  scutelles,  préalablement  hu- 
mectées, est  placée  sur  le  pnrte-objel  du  microscope,  l'imnp 
qu'on  aura  rappellera  l'organisation  de  Vhynienium  de 
certains  champignons  :  en  effet,  des  thèquos,  entremêlée* 
de  paraphyses  comme  dans  ces  derniers,  mais  contenant 
des  spores  d'une  apparence  plus  compliquée,  c'est-à-dire 
cloisonnées  et  souvent  comme  réticulées  (spores  murales). 
Certains  genres  sont  composés  d'espèces  dont  le  thalle  est 
réduit  presque  uniquement  aux  apolhécies,  ou  du  moins 
est  d'une  minceur  extrême  et  ne  persiste  qu'autour  de  ces 
dernières,  exemple  les  Lecidea,Thelotrema,CaiiciumtcU.; 
d'autres  enfin  qui  soulèvent  l'épidémie  des  êcorces  et  font 
des  sortes  de  dessins  comme  le  feraient  des  xyln  pliages 
dans  les  genres  Graphis  el  Opegrapha.  Ces  dernières  sont 
d'une  petitesse  que  l'œil  peut  à  peine  apercevoir  et  ne 
sont  déterminables  qu'au  microscope. 

Les  cryptogamisles  modernes,  en  observant  de  très-près 
le  thalle  des  lichens,  y  ont  aperçu  de  petits  points  saillants 
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qui,  soumis  à  l'examen  microscopique,  ont  Tait  découvrir 
des  corpuscules  d'une  ténuité  extrême,  la  plupart,  d'une 
conformation  similaire,  et  portés  sur  des  cellules,  à  l'instar 
des  champignons  basidi  os  pores,  quoiqu'un  peu  différem- 
ment. Ces  observateurs  ont  été  portés  à  considérer  ces 
granules  atomiques  comme  les  organes  mâles  des  lichens, 
et  leur  ont  donné  le  nom  de  spermaties9  et  aux  cellules 
qui  les  portent  celui  de  stérigmates.  Ces  spermaties  ne 
sont  point  douées  de  mouvement  propre. 

Toutes  les  plantes  dont  nous  nous  sommes  occupé  jus- 
qu'à présent  ne  contenaient  point  de  matière  verte  ou 
chlorophylle,  si  ce  n'est  quelques  algues  ;  mais  cette  ma- 
tière, ici  nommée  chromophylle,  n'est  point  de  même 
nature,  parait-il,  car  là  elle  ne  se  forme,  dit-on,  qu'au 
contact  de  l'air,  et  surtout  à  la  faveur  de  la  lumière. 

Les  hépatiques,  les  mousses  et  les  fougères,  voici  les 
cryptogames  dits  supérieurs  ou  chlorophylles.  En  effet, 
toutes  ces  plantes,  à  peu  d'exceptions  près,  sont  douées  de 
stomates,  'qui  sont  aux  plantes  ce  que  les  narines  ou  la 
bouche  sont  aux  poumons. 

Le  magnifique  travail  de  M.  B.  de  Mirbel  sur  le  genre 
Marchantia  nous  a  fait  connaître  à  fond  l'organisation 
d'un  des  principaux  types  de  famille  des  hépatiques.  Cette 
plante  (Marchantia  polymorphe*)  est  composée  d'un  thalle 
rampant  à  la  surface  du  sol,  et  composé  d'un  tissu  cellu- 
laire presque  homogène,  au  sein  duquel  se  forment  de 
petits  amas  cellulaires.  Dans  les  endroits  humides  et  om- 
bragés, ce  sont  de  petites  corbeilles  qui  en  naissent,  con- 
tenant de  petites  sporules  vertes  en  forme  de  cœur.  C'est 
l'analogue  des  conidies  des  champignons  et  des  lichens, 
ce  qui  correspondrait  aux  propagules  des  plantes  phané- 
rogames. Mais  si  la  plante  est  dans  de  bonnes  conditions, 
bien  exposée,  de  petits  parasols  s'élèvent  du  bord  de  oes 
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expansions  vertes,  cl  produisent  à  leur  face  supérieure  des 
organes  de  reproduction  femelles  ou  arcliégones.  Si  1; 
chapeau  est  sinueux,  au  lieu  d'élre  lobé,  ce  sonl  des  organe 
mâles  (anthéridies).  Ce  nom  d'anlhéridie  indique  que  ce 
sonl  les  analogues  des  anthères.  Une  coupe  soumise  in 
microscope  lait  voir  des  zoolhèques  contenant  des  anlliê- 
rozoïdes  doués  de  mouvements  des  plus  vifs.  —  l'n  autre 
groupe  des  hépatiques  nous  montre  ces  plantes  portant  J«f 
sortes  de  feuilles  placées  de  chaque  côté  d'une  tige;  c'est 
un  thalle  cumme  celui  des  Sîarchantia,  mais  dont  \n 
parties  latérales  se  sont  divisées  el  amincies,  tandis  quel* 
tissu  central,  plus  fortement  organisé,  forme  une  sorte  At 
tige.  —  L'organisation  des  archégones  de  ces  plant* 
diffère  peu  de  ce  que  l'on  retrouve  chez  les  muusses  date 
le  jeune  âge;  mais,  à  l'étal  adulte,  elle  présente  un  fut 
singulier  :  des  cellules  d'une  nature  spéciale  prennent  dm 
forme  spirale  qui,  à  la  maturité,  sonl  douées  d'une  élaMi- 
cité  qui  fait  projeter  au  loin  les  spores;  on  les  noniiw 
élaléres. 

Des  hépatiques  aux  mousses  la  transition  est  insensible 
si  surtout  on  prend  les  organes  de  végétation  pour  poioi 
comparatif.  Il  n'est  pas  de  botaniste,  si  surtout  il  a  mi; 
pour  devise  sur  son  blason  cette  phrase  de  Linné  :  Nature 
maxime  miranda  in  mintmis,  qui  n'ait  été  un  peu  pas 
sionné  pour  cette  immense  famille  des  mousses.  Elle  est 
on  peut  le  dire,  cosmopolite  :  partout  des  mousses,  <l« 
pôle  à  l'équaleur  le  pied  les  foule,  la  main  les  touche;  aussi 
celles  qui  nous  entourent  peuvent  suffire  à  nos  loisirs.  Leut 
nombre,  en  France,  dépasse  six  cents  espèces. 

Le  tissu  foliacé,  depuis  longtemps,  sert  aux  opticien; 
comme  exemple  à  montrer  aux  personnes  peu  habituée* 
au  microscope  :  c'est  dire  qu'il  est  d'une  organisation  de; 
plus  élégantes.  —  L'inspection  seule  des  feuilles  peut  ame- 
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ner  à  reconnaître  le  genre  dans  beaucoup  de  cas  ;  mais 
c'est  surtout  l'agencement  du  tissu  cellulaire  bizarrement 
déchiqueté  du  bord  des  sporanges  qui  présentera  tou- 
jours la  même  figure  pour  une  même  espèce,  qui  sert 
de  base  à  la  classification.  Mais  disons  quelques  mots 
de  l'histoire  des  mousses,  pour  faire  comprendre  pour- 
quoi ces  caractères  immuables  dans  un  tissu  qui  n'a 
qu'un  rôle  physiologique  très-borné,  et  comment  il  se 
forme. 

Une  spore  germe,  et,  de  quelques  filaments  cellulaires 
qu'elle  produit,  surgira  une  petite  rosette  de  feuilles  portée 
sur  une  tige  qui  s'allongera  plus  ou  moins.  À  son  centre, 
si  c'est  une  mousse  dite  acrocarpée,  c'est  à-dire  fructifiant 
au  sommet;  ou  latéralement  à  l'aisselle  d'une  feuille  si  elle 
est  pleurocarpée,  c'est-à-dire  portant  ses  fruits  sur  les  côtés 
de  la  tige  ;  on  pourra,  au  moyen  d'un  faible  grossissement, 
voir  un  petit  corps  en  forme  de  bouteille,  ayant  à  peu  près 
le  même  aspect  que  chez  les  hépatiques  :  c'est  un  arché- 
gone  ou  sporange,  au  sein  duquel  se  formeront  les  spores. 
Bientôt  la  base  de  cet  organe  s'allonge  et  brise,  en  s'éle- 
vant,  la  membrane  la  plus  externe  qui  l'entourait  (épi- 
gone)  ;  une  partie  reste  à  la  base  et  l'autre  est  entraînée 
et  couvre  le  sporange,  qui  prendra  désormais  le  nom 
d'urne,  comme  d'un  petit  bonnet,  ou  la  coiffe,  comme  on 
dit  dans  le  langage  botanique.  —  Mais  l'organe  qu'elle 
recouvre  est  plus  important.  Une  coupe  longitudinale  nous 
montre  deux  cavités  latérales  et  une  cloison  centrale, 
c'est-à-dire  un  axe,  la  columelle;  c'est  à  son  pourtour  que 
se  sont  formées  les  spores  quatre  par  quatre  dans  chaque 
cellule  sporidique,  et  les  lanières  de  tissu  qu'on  aperçoit 
ne  sont  que  l'analogue  des  élatères  des  hépatiques,  moins 
leur  fonction,  puisqu'ici  ces  parties  ne  sont  point  douées 
d'élasticité  comme  ces  dernières  ;  ce  sont  d'autres  appen- 
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dices  qui  jouisseiit  et  celle  propriété,  comme  nous  alloM 
le  voir.  Le  somme!  de  l'urne  subit  une  modification  «ai 
rappelle  celle  dont  certains  fruits  secs  offrent  l'exemple: 
la  jusquiame  et  d'autres  encore,  c'est-a-dtre  que  sa  parti* 
supérieure  présente  une  solution  de  continuité;  le  rostn 
qui  terminait  l'urne  (opercule)  se  sépare  de  sa  partie  infé- 
rieure comme  un  couvercle  de  sucrier. 

C'est  alors  que  le  caractère  si  important  chez  les  moues* 
peut  être  observé.  Le  tissu  interne  de  l'archégooe,  an 
niveau  de  l'opercule,  se  déchiquette  el  forme  des  denU 
composées  d'un  ou  plusieurs  rangs  de  cellules  souvent 
d'un  aspect  trés-éléganl.  On  a  dwiné  à  cet  ensemble  J« 
tissu  lennn  de  péristome.  Mais,  t'ait  singulier,  c'est  qu« 
le  nombre  de  ces  dents  représente  toujours  un  mulliplt 
de  quaire,  huit,  seize,  trente-deux  et  soixante-quatre;  h* 
sont  les  nombres  des  dénis  du  péris  tome  dans  les  différent» 
geures  de  mousses.  Elles  peuvent  être  sétîfornies,  comme 
dans  les  Barbula,  ou  plus  larges,  chez  les  Dicranum,  enfin 
composées,  réticulées,  dans  les  genres  Grimmia  et  Corn- 
nodon. 

Ce  même  péristome  peut  être  double,  c'est-à-dire  qu'uar 
partie  du  tissu  de  l'archégone  sera  dédoublée  pour  former 
une  série  de  dents,  le  péristome  externe,  qui  sera  presqae 
toujours  différente  d'une  autre  série,  le  péristome  interne: 
de  là  mousse  à  péristome -double. 

Le  rôle  physiologique  de  ce  péristome  n'est  pas  sanc 
importance  :  il  est  d'abord  très-hygrométrique  en  soi,  et 
son  incurvation  en  temps  humide  et  son  érection  a  1» 
sécheresse  favorisent  la  dissémination  des  spores  de  l'urne, 
dont  il  entoure  l'orifice. 

Si  nous  avons  autant  insisté  sur  ce  caractère  des  mousses, 
c'est  à  cause  de  son  importance,  comme  nous  l'avons  dit, 
et  surtout  de  l'urgence  du  microscope  pour  déterminer  les 
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espèces  et  les  genres,  ce  qui,  avec  un  peu  de  dextérité,  ne 
devient  plus  qu'un  jeu,  aidé  d'un  bon  ouvrage. 

Ces  plantes  si  bien  organisées,  miniature  de  la  création 
herbacée,  sont  d'un  système  sexuel  complet;  de  petites 
rosettes  de  feuilles  (périchèze)  abritent  discrètement  des 
organes  spéciaux  fécondateurs  nommés  zoothèques  ou 
anthéridies,  renfermant  des  animalcules  que  nous  retrou- 
vons dans  les  algues,  doués  de  mouvements  vibratiles,  et 
appelés  phytozoaires. 

Pour  être  complet,  il  nous  faudrait  citer  certaines 
mousses  qui  n'ont  point  de  dents  du  péristome,  et  enfin 
un  groupe,  les  ahdréacées,  dont  l'urne,  au  lieu  de  s'ouvrir 
par  circumscission,  se  fend  dans  sa  longueur  pour  ré- 
pandre les  spores  qu'elle  renferme. 

La  grande  et  majestueuse  famille  des  fougères  occupe 
le  sommet  des  cryptogames;  leur  nombre  immense,  cinq 
mille  espèces  environ,  ne  paraît  pas  superflu  en  raison  de 
la  beauté  et  du  verdoyant  aspect  de  leur  feuillage.  Mais 
nous  sommes  privés  des  plus  jolis  individus  de  ce  groupe 
de  plantes;  ses  représentants  en  Europe  sont  bien  limités  ; 
c'est  sous  les  tropiques,  et  surtout  dans  les  petites  fies, 
qu'elles  ornent  de  préférence,  qu'on  les  retrouve  en  abon- 
dance ;  leur  taille  atteint  quelquefois  '25  mètres  dans  ces 
parages,  tandis  que  nos  espèces  n'ont  jamais  plus  de  20  à 
30  centimètres  de  tige;  ce  qui  n'exclut  nullement  les 
petites  espèces,  très-abondantes  également  dans  les  pays 
chauds. 

Les  fougères  sont  au  nombre  des  plantes  vasculaires, 
mais  ces  vaisseaux  ont  une  forme  spéciale  :  ce  sont  des 
cylindres  à  six  pans,  et  chaque  face  présente  l'aspect  d'une 
échelle,  de  là  le  nom  de  vaisseaux  scalari formes.  Le  tissu 
fibreux,  très-solide  dans  les  fougères  en  arbre,  constitue 
un  anneau  interrompu  de  faisceaux  noirs,  si  caractéris- 
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tiques  dans  les  fougères.  Le  reste  de  la  tige  a'esl  qu'un 
amas  de  tissu  cellulaire  spongieux  qui  se  détruit  lorsque 
la  lige  est  adulte. 

L'arrangement  régulier  des  Feuilles  sur  la  tige  donne  j 
celle-ci  un  tatouage  Tort  curieux. 

Les  caractères  de  ces  plantes  ont  besoin  du  microscope 
et  très-souvent  de  la  loupe  pour  être  distingués  ;  l'immu- 
tabilité de  ces  caractères  est  un  don  de  la  nature  bien 
précieux  pour  une  aussi  vasle  famille.  La  nervation  des 
feuilles  nommées  frondes,  la  disposition  des  sporanges. 
tels  sont  les  caractères  les  plus  importants.  Cette  nerva- 
tion est  tantôt  digitée  ou  divergente,  rameuse  et  confluents 
ou  anaslomosée,  etc.  C'est  toujours  à  la  face  inférieure  des 
frondes  que  naissent  les  organes  de  reproduction,  sauf 
quelques  espèces,  dans  lesquelles  c'est  un  rameau  spécial 
el  distinct  qui  les  porte,  comme  dans  l'osmontje,  qu'on 
rencontre  dans  nos  bois,  ou  certains  Âcrosticfium,  qui  onl 
des  frondes  stériles  et  d'autres  fertiles. 

La  disposition  des  sporanges  forme  des  amas  au  sommet 
ou  sur  le  parcours  des  nervures,  auxquelles  on  a  donné 
le  nom  de  sores;  leur  réunion  à  la  face  inférieure  de  la 
feuille  est  très- régulière  et  variable  pour  chaque  genre  en 
général.  Dans  les  polypodiacées,  ce  sera  de  petits  paquets 
granuleux  bien  délimités;  pour  d'autres  tribus,  des  lignes 
dans  le  sens  de  la  feuille,  ou  bien  au  sommet  des  nervures, 
où  sont  situées  les  spores. 

Un  caractère  de  second  ordre,  quoique  important,  est 
la  présence  ou  l'absence  d'un  tégument,  partie  de  l'épi- 
derme,  recouvrant  les  spores  d'une  certaine  façon;  ee 
tégument,  nommé  indusimn  par  les  botanistes,  est  attaché 
par  son  centre  à  la  feuille  comme  un  petit  bouclier  ;  on  >lit 
alors  que  Vinduxïam  est  pelté  ;  ou  bien  il  est  contrarié 
vers  le  point  qui  lui  sert  d'attache,  alors  il  est  dit  reni- 
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forme  (Aspidium)  ;  puis  encore  il  peut  être  en  séries  li- 
néaires et  s'ouvrir  d'un  côté  ou  dans  son  milieu,  comme 
pour  les  Aspléniées.  Enfin  ce  tégument  peut  manquer 
complètement,  comme  pour  les  Polypodiacées,  les  Acros- 
tichées  et  d'autres  sections  encore. 

Les  sporanges  ou  conceptacles  renfermant  les  spores 
sont  construits  ou  agencés  d'une  façon  bien  caractéris- 
tique dans  cette  famille;  et,  chose  admirable,  c'est  que  là 
où  le  port  seulement  fournirait  un  point  de  repère,  la 
nature  prévoyante  a  marqué  les  sporanges  ou  les  spores 
d'un  signe  indélébile.  En  effet,  les  groupes  dont  nous 
ayons  parlé  jusqu'à  présent  ne  se  distinguaient  entre  eux 
que  par  l'absence  ou  la  présence  de  Yindusium,  la  forme 
de  celui-ci;  mais  quand  il  faisait  défaut,  la  nervation  de-, 
venait  un  bon  caractère.  Or  on  remarque  que  dans  les 
Âcrostichées,  les  Polypodiacées,  les  Aspidiées  et  les  Asplé- 
niées, les  sporanges  sont  assez  semblables,  tandis  que  les 
Cyathéacées,  les  Gleicheniées,  les  Schizéacées  sont  la 
plupart  du  temps  dépourvues  iï indus ium,  et  les  concep- 
tacles alors  fournissent  des  caractères  distinctifs. 

Ces  sporanges  ou  conceptacles  sont  munis  d'une  série 
de  cellules  particulières  formant  l'anneau  élastique;  cet 
anneau  est  susceptible  de  contraction  à  la  maturité  du 
sporange,  et  l'oblige  à  se  rompre  pour  répandre  ses  spores. 
Dans  le  plus  grand  nombre  des  Fougères,  il  part  du  pédi- 
celle  de  cet  organe  pour  l'entourer  presque  complètement. 
D'autres  fois  c'est  une  sorte  d'équateur  qui  oblige  le 
conceptacle  à  se  fendre  verticalement,  exemple  les  Glei- 
chenia;  ou  bien  encore  ce  sporange  globuleux,  ayant  un 
pôle  unique  représenté  par  cet  anneau  élastique,  se  fendra 
dans  sa  longueur  par  le  retrait  de  ce  même  anneau.  Les 
spores,  comme  le  pollen  des  Phanérogames,  se  présentent 
sous  différents  aspects. 

ARTHUR  CHEVALIER.  30 
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Nous  nu  quitlero»!*  pas  Bette  belto  famille  sans  partir 
un  peu  des  belles  observations  microscopiques  faites  dan* 
ces  dernières  années  sur  la  fécondation  des  Fougères. 

On  sait  généralement  que  les  spores  des  Cryptogames 

sont  bien  différentes  des  graines  des  I'Inuj.'-i  , .- que 

ces  dernières  sont  analogues  aux  umls  des  animaux  mi- 
pares,  et  qu'elles  protègent  chacune  une  plante  rtulitnrn- 
laire,  toute  prèle  à  reproduire  tin  individu  semblable  à 
celui  dont  elles  sont  sorties. 

Les  spores  ne  sont  qu'une  sorte  de  bourgeon  susceptible 
de  germer  comme  une  graine,  mais  qui  ne  perpétueront 
pas  leur  semblable,  si  un  phénomène  indispensable  ne 
s'opérait  postérieurement  à  cette  germination.  L'ne  spore 
qui  germe  donne  une  expansion  cellulaire  d'un  beau  vert 
qui  ne  rappelle  en  rien  la  forme  des  IWiilW  de  Fougère*, 
mais  plutôt  le  thalle  d'un  Morékantio.  C'est  an  soin  de  ce 
tissu  que  d'un  côté  des  arcliégones  et  plus  loin  des  anlhë- 
ridies  se  développent.  Alors,  si  les  archégones  reçoivent 
l'influence  des  antêrozoîaes,  ils  produiront  des  frondes 
semblables  à  la  Fougère  dont  sont  issues  les  spores  qui  les 
ont  produits. 

En  passant  sous  silence  quelques  groupes  peu  nombreux, 
quoique  intéressants,  de  Fougères,  nous  avons  pensé  que 
les  exemples  que  nous  avons  mentionnés  suffiraient  à  faire 
germer  le  goût  de  la  botanique  chez  quelques  intelli- 
gences. 

La  cryptogamie  en  particulier,  si  peu  dispendieuse, 
puisque,  sauf  quelques  groupes,  ces  éludes  peuvent  ;> 
faire  sur  des  plantes  sèches  conservées  en  herbier,  A  l'aiJ. 
d'une  loupe  et  d'un  microscope.  Les  Lycopodiacées,  pat 
exemple,  qui  se  rattachent  intimement  aux  Fougères,  ont 
une  organisation  plus  complète  ;  leur  lige  un  peu  diffé- 
rente, leurs  sporanges  de  deux  natures,  les  placent  à  iib 
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degré  au-dessus  des  vraies  Fougères.  Les  Prêles  ou  Equisé- 
tacées,  si  bien  étudiées  par  MM.  Vaucher  et  Agardh,  four- 
niraient encore  d'intéressants  exemples.  Mais  notre  rôle 
nous  fait  un  devoir  de  signaler  seulement  &  l'attention  du 
lecteur  les  principaux  caractères  des  végétaux  découverts 
à  l'aide  des  instruments  d'optique,  en  donnant  une  valeur 
et  une  direction  toute  nouvelle  à  la  science,  en  la  rendant 
plus  riche  aux  facultés  du  savant  et  attrayante  aux  loisirs 
de  l'amateur. 

Ctrenlatloa  de  la  sève. 

Circulation  dans  les  végétaux.  Chara.  —  Aucun  végétal 
ne  laisse  voir  aussi  distinctement  ce  curieux  phénomène 
découvert  par  l'abbé  Corti  en  1774.  Plusieurs  savants, 
parmi  lesquels  nous  pouvons  citer  MM.  Amici,  Robert 
Brown,  Schultz,  etc.,  ont  observé  la  circulation  dans 
d'autres  végétaux  ;  mais  il  n'est  pas  très-facile  de  réussir 
dans  ces  expériences,  tandis  qu'un  tube  de  Chara  bien 
préparé  donne  toujours  des  résultats  satisfaisants.  Lors  de 
son  passage  à  Paris,  M.  Amici  fit  voir  le  Chara  à  plusieurs 
savants,  et  pendant  quelque  temps  on  pensa  que  le  mi* 
croscope  catadioptrique  de  ce  physicien  était  indispen- 
sable pour  faire  cette  belle  expérience;  mais  bientôt  on 
reconnut  qu'il  ne  fallait  qu'un  pouvoir  de  60  à  100  fois. 

Le  Baillif  écrivit  sur  le  Chara  une  notice,  dont  nous 
possédons  le  manuscrit,  et  qui  fut  insérée  en  partie  dans 
le  bulletin  de  M.  de  Férussac.  C'est  dans  le  travail  original 
que  nous  puiserons  les  détails  suivants. 

Le  Chara  se  trouve  abondamment  dans  divers  étangs  des 
environs  de  Paris.  Cette  plante  est  toujours  submergée  ; 
on  se  la  procure  en  plaçant  un  crochet  à  l'extrémité  d'un 
roseau  dedix  pieds,  ou  bien  au  bout  d'une  ficelle  qu'  on 
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lance  avec  force  sur  l'endroit  où  se  trouve  le  chara.  Pour 
emporter  la  plante,  on  la  plonge  dans  une  fiole  pleine 
d'eau.  On  choisit  ensuite  les  tiges  les  plus  fortes,  qu'on  met 
à  l'aise  dans  une  grande  terrine  remplie  de  l'eau  de  l'étang 
ou  le  Chara  a  été  recueilli.  Il  faut  éviter  de  ployer  les 
tiges,  car  les  entre-nœuds  froissés  ne  peuvent  servir.  Il 
serait  convenable  de  couper  quelques  entre -nœuds  el  de 
les  suspendre  par  un  fil  dans  l'eau  où  ils  continueraient  A 
végéter.  Dans  la  saison  chaude,  ce  végétal  se  décompose 
facilement  ;  au  bout  d'une  quinzaine  de  jours,  il  passe  du 
vert  au  jaune  sale  el  sa  préparation  devient  quelquefois 
très-difficile. 

Il  existe  plusieurs  espèces  de  C/iara  :  le  flexilis  ou 
Iranslucens,  Vkispida  ou  tomeiHnsa. 

Dans  le  premier,  on  aperçoit  un  peu  de  circulation  ù 
travers  l'écorcc,  mais  le  second  est  préférable.  Les  entre- 
nœuds ont  de  trois  à  quatre  pouces  et  plus,  et  contiennent 
souvent  les  globules  curieux  dont  nous  parlerons  plus 
loin. 

Le  Chara  ne  peut  être  soumis  au  microscope  qu'après 
avoir  subi  certaines  préparations.  Il  faut  choisir  un  entre- 
nœud  bien  vert  et  ferme,  et  couper  les  verticilles  en  leur 
laissant  environ  6  à  8  lignes  de  longueur.  On  élague  tous 
les  petits  jets  et  l'on  place  la  tige  principale  dans  une  petite 
cuve  de  verre  pleine  d'eau,  placée  au  foyer  d'une  loupe 
montée  sur  son  pied. 

On  enlève  l'écorce  superficielle  par  lanières,  avec  la 
plus  grande  précaution,  car  la  moindre  blessure  faite  au 
tube  intérieur,  arrêterait  la  circulation  à  l'instant  même. 
Lorsqu'on  est  parvenu  à  décortiquer  ce  tube,  il  faut  le 
racler  légèrement  en  lui  imprimant  un  mouvement  de 
rotation  sur  lui-même.  Celte  opération  esl  indispensable 
pour  débarrasser  le  tube  d'une  couche  de  carbonate  de 
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chaux  qui  le  recouvre;  on  doit  la  pratiquer  avec  un  canif 
à  fil  couché,  qu'on  dirige  de  gauche  à  droite,  sans  jamais 
racler  dans  le  sens  contraire. 

Le  mérithalle  sera  parfaitement  dénudé  quand  on  n'aper- 
cevra plus  aucun  corps  étranger,  avec  une  loupe  de  6  lignes 
de  foyer.  Le  microscope  fait  alors  distinguer,  sous  une 
amplification  de  75  à  100  fois,  des  lignes  parallèles  formées 
par  des  ovules  verts  régulièrement  espacés,  ainsi  qu'une 
ligne  oh  ces  ovules  manquent  constamment  et  que  le  Baillif 
nommait  la  voie  lactée. 

On  peut  conserver  cette  préparation  sous  l'eau,  mais 
au  bout  de  cinq  à  six  jours  la  surface  du  tube  se  recouvrira 
de  cristaux  de  carbonate  calcaire,  qu'on  pourra  enlever 
de  nouveau,  mais  avec  beaucoup  plus  de  soin  que  la  pre- 
mière fois.  Le  Baillif  conservait  les  tubes  décortiqués  dans 
une  petite  boîte  aquatique  d'une  construction  facile. 

Il  coupait  des  bouts  de  gros  tubes  de  verre  et  les  fendait 
en  deux,  suivant  leur  longueur,  avec  un  diamant.  Deux 
carrés  de  plomb  cimentés  aux  extrémités,  maintenaient  le 
demi-tube  dans  la  position  horizontale. 

Il  plaçait  le  mérithalle  décortiqué  dans  cette  petite  cuve 
pleine  d'eau  et  la  recouvrait  avec  une  lame  de  verre  qui 
retardait  l'évaporation  du  liquide  et  le  mélange  des  corpus* 
cules  voltigeant  dans  l'atmosphère.  Nos  petites  auges  à  pa- 
rois planes  sont  d'une  grande  utilité  pour  cette  expérience. 

Les  variations  de  la  température,  la  décortication  déjà 
ancienne,  et  même  des  ligatures  pratiquées  sur  le  tube, 
n'ont  aucune  influence  sur  la  circulation. 

Si  Ton  examine  l'un  des  courants,  à  droite  ou  à  gauche 
de  la  ligne  médiane,  on  verra  qu'il  suit  toujours  la  même 
direction;  mais  si  l'on  place  cette  ligne  de  manière  qu'elle 
occupe  exactement  le  milieu  du  champ  du  microscope, 
on  verra  les  molécules  entraînées  dans  un  double  courant 
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de  droite  à  gauche  et  de  gauche  a  droite.  Au  moyen  d'une 
montre  à  secondes  ou  d'un  pendule,  on  peut  calculer  ta 
temps  qu'un  globule  met  à  Iraverser  le  champ. 

En  prolongeant  l'observation,  il  sera  facile  de  s'assurer 
que  les  molécules  flottantes  peuvent  passer  d'un  courant 
dans  l'autre,  et  ce  fait  est  important,  car  il  prouve  d'une 
manière  évidente  qu'il  n'existe  pas  de  diaphragme  snr  la 
ligne  médiane.  Si  l'on  trempe  pendant  un  instant  l'une 
des  extrémités  du  tube  dans  de  l'eau  légèrement  acidulé» 
avec  du  vinaigre  ou  de  l'acide  hydrochlorique,  la  circula- 
tion cesse  au  bout  de  quelques  minutes. 

Le  21  octobre  1827,  le  Baillifvit  sur  un  C fuira  conservé 
depuis  dix  jours  de  longues  séries  de  molécules  vertes  se 
disjoindre,  se  soulever  et  marcher  daus  le  torrent  de  la 
circulation;  bientôt  une  grand.!  partie  de  l'intérieur  du 
tube  fut  si  bien  dénudée,  qu'on  voyait  les  molécules  vertes 
se  mouvoir  à  peu  près  comme  un  train  de  bois  brisé;  on 
continuait  néanmoins  à  distinguer  les  molécules  de  b 
circulation  habituelle  qui  flottaient  pêle-mêle.  Dans  plu- 
sieurs endroits,  il  se  forma  des  obstructions  considérables. 

La  circulation  ordinaire  persiste  pendant  plusieurs  jours 
et  ne  se  ralentit  pas  pendant  la  nuit.  Si  l'on  veut  suivre  b 
marche  des  molécules,  il  faut,  suivant  la  méthode  de 
l'abbé  Corti,  choisir  un  petit  rejeton  tenant  encore  à  un 
des  verticUles  et  dont  la  surface  est  peu  chargée  de  carbo- 
nate calcaire,  qui  probablement  ne  s'amasse  que  sur  la 
plante  adulte.  En  observant  ce  petit  rejeton  vers  son  extré- 
mité transparente,  on  reconnaîtra  le  mouvement  circula- 
toire, et  si  l'on  suit  deux  ou  trois  molécules  dans  leur 
course,  on  les  verra  se  contourner  à  l'extrémité  du  rejeton 
et  revenir  dans  le  sens  opposé. 

On  rencontre  quelquefois  dans  un  mérilhnlle  des  sphères 
ou  globes  en  assez  grand  nombre,  qui  se  meuvent  les  uns 
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par-dessus  les  autres,  se  dépriment,  prennent  une  forme 
ovale,  suivant  les  pressions  qu'ils  éprouvent,  et  crèvent 
quelquefois  en  mêlant  leur  contenu  au  fluide  circulatoire; 
plus  tard,  on  voit  de  petits  globes  se  reformer  et  voyager 
dans  le  liquide.  Avec  un  bon  éclairage,  on  distingue  nette- 
ment l'épaisseur  de  la  tunique  sphéroïdale,  ainsi  que  les 
molécules  qu'elle  renferme. 

Ces  dernières  sont  diaphanes,  de  formes  très-variées,  et 
sujettes  à  des  transpositions  produites  par  la  compression 
et  le  mouvement  imprimés  aux  sphères. 

Si  l'on  suspend  un  tube  de  Char  a  dans  l'eau  par  une  de 
ses  extrémités,  les  sphères  tombent  à  la  partie  inférieure, 
et  elles  suivent  encore  la  même  direction  lorsqu'on  re- 
tourne le  tube.  On  peut  examiner  le  phénomène  avec  une 
loupe  ordinaire.  Quand  on  veut  observer  isolément  les 
sphères,  il  faut  couper  l'entre-nœud  qui  les  contient  et 
exprimer  le  fluide  sur  une  lame  de  verre,  alors  les  sphères 
se  montrent  comme  autant  de  gouttes  de  suif  parfaitement 
distinctes. 

M.  J.  Holland  a  décrit  un  moyen  fort  ingénieux  pour 
étudier  la  circulation  sur  déjeunes  pousses  deChara.  On 
renferme  une  jeune  pousse  de  ce  végétal  dans  un  des  petits 
porte-objets  faits  avec  le  blanc  de  plomb  et  remplis  d'eau. 
La  lamelle  supérieure  est  percée  sur  le  côté  d'une  petite 
ouverture.  Le  Chara  continue  à  végéter  jusqu'à  ce  qu'il 
remplisse  toute  la  cavité,  et  peut-être,  ajoute  H.  Holland, 
parviendra- t-on  à  découvrir  les  causes  de  la  circulation, 
en  examinant  le  végétal  aux  diverses  époques  de  son  déve- 
loppement. 

L'ouverture  de  la  plaque  supérieure  permet  de  renou- 
veler le  liquide  à  mesure  qu'il  s'évapore.  On  pose  sur  ce 
petit  trou  un  fragment  de  verre  mince  qui  le  ferme  exac- 
tement et  retarde  l'évaporation. 


1 


472  APPLICATION   HU   M1CKOSCGPE 

M.  Schullz  observa  la  circulation  de  la  sève  dans  plu- 
sieurs végétaux,  entre  autres,  dans  les  stipules  du  Fias 
etastka.  On  rend  ces  stipules  transparentes  en  enlevant  U 
couche  superficielle  qui  laisse  à  nu  une  partie  litancbe, 
fibreuse,  transparente,  dans  laquelle  on  voit  très-bien  la 
circulation  de  la  sève.  La  feuille  de  la  Çhélidoine  présente 
le  même  phénomène  sans  esiger  autant  de  préparation  ;  il 
sulBl  de  la  placer  sur  le  porte-objet  et  de  l'observer  au 
soleil,  mais  on  ne  réussit  pas  toujours. 

Le  rtaillif  observa  également  celte  circulation  dans  le 
figuier  commun.  On  comprend  que,  pour  ces  expériences, 
il  faut  toujours  employer  des  végétaux  non  fanés. 

M.  Schullx  donna  a  le  Baillif  une  liste  des  plantes  dam 
lesquelles  il  avait  observé  le  plus  facilement  la  marche  de 
la  sève  ;  nous  la  transcrivons  ici,  telle  qu'elle  nous  a  clé 
laissée  par  M.  le  Baillif  : 


i:ii.'|jil"im-  (fulictli-  i!ii 

Bditti  (Mlle), 

Pissenlit  (feuille), 

AI  il  ma  planlaRO  (piailla 

Ficus  elaslica  (stipules). 

Figuier  ordinaire, 

Platane, 

Stipules  d'érable, 

Mûrier  blanc, 

Alocs  (tige  et  élimines] 

Angélique. 

Impdratoirc  et  presque  l> 

Hrjonc  blanrlir, 

Kuphorhi-  (moelle), 

Aselépiailc, 


alice}. 
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Le  XLIX6  volume  des  Transactions  de  la  Société  des  Arts 
(Transactions  of  the  Society  of  Arts,  etc.)  contient  un 
mémoire  de  M.  H.  Slack,  sur  la  circulation  observée  dans 
le  Nitella  fie  xi  lis,  YHydrocharis  morsus  ranœ,  le  Trades- 
cantia  virgimca,  observée  d'abord  par  le  docteur  Brown 
et  décrite  dans  son  mémoire  sur  les  Orchidées. —  M.  Slack 
signale  encore  les  poils  de  la  corolle  d'une  espèce  de 
Penstemon,  les  stipules  du  Ficus  elastica  décrites  par 
M.  Schultz,  et  enfin  la  Chélidoine  observée  par  le  même 
auteur.  Relativement  à  cette  dernière,  M.  Slack  nous 
apprend  que  le  phénomène  ne  se  manifeste  pas  lorsque  la 
feuille  est  encore  attachée  à  la  branche,  mais  qu'il  devient 
évident  aussitôt  qu'on  l'a  détachée.  Nous  avons  dit  que 
cette  expérience  ne  réussissait  pas  toujours;  il  est  possible 
que  l'insuccès  de  nos  tentatives  dépende  seulement  d'une 
mauvaise  préparation.  Nous  recommandons  aussi  à  nos 
lecteurs  le  travail  de  M.  Varley  et  le  supplément  de  M.  Solly, 
consignés  dans  le  XLVIII*  volume  du  même  recueil.  Ces 
mémoires  sont  remplis  de  détails  intéressants  sur  la  circu- 
lation et  l'organisation  des  végétaux. 

Le  pollen  présente  un  spectacle  très-curieux  lorsqu'il  est 
placé  dans  certains  liquides  et  soumis  au  microscope; 
jetés  sur  une  goutte  d'eau,  les  grains  polliniques  se  meu- 
vent en  différents  sens  et  éclatent  en  lançant  un  nuage  de 
petites  granulations  ou  des  boyaux  qui  se  contournent  de 
différentes  manières.  M.  Raspail  a  reconnu  que  l'acide 
hydrochlorique  et  l'ammoniaque  liquide  produisaient  le 
même  effet. 

Il  faut  placer  une  petite  goutte  d'eau  sur  une  bande  de 
verre  et  déposer  le  pollen  dans  le  liquide.  C'est  encore 
des  notes  de  le  Baillif  que  nous  extrayons  les  exemples 
suivants. 

Pollen  de  Chicorée  sauvage.  —  Mis  en  contact  avec 
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l'eau,  il  cesse  d'être  sphérique  el  présente  plusieurs 
mainmclous  ou  gihbosilés.  Ces  grains  de  pollen  sont  en 
générai  attachés  ensemble  par  un  ou  deux  petits  filets. 

P.  lie  Balsamine.  —  Produit  des  boyaux  très- transpa- 
rents qui  s'aUougent  pendant  plusieurs  jours  et  ont.  sept 
à  huit  l'ois  la  longueur  du  grain  de  pollen. 

/'.  d'Onayraire.  —  Présente  un  cordon  d'attache  1res- 
long  quand  il  est  unique,  se  gonfle  quelquefois  cxtraordi- 
nairement  dans  l'eau  ;  enlin  il  éjacule  une  grande  quantité 
de  molécules  ovales  el  rondes.  Plusieurs  grains  Je  ce 
pollen  poussent  des  boyaux  cylindriques. 

P.  de  Houblon. — Éjaculation  très-vive,  la  semence  a 
un  mouvement  de  locomotion  très-visible. 

P.  de  Lm-'inde.  —  Chaque  grain  contient  trois  molé- 
cules ovoïdes  qui  peuvent  égaler  le  diamètre  du  grain. 
alurs  il  crève  el  l'on  aperçoit  sa  capsule  Ires-diaphane. 

P.  d'Épitiards.  —  Se  gonfle  beaucoup,  mouvement  de 
recul,  éjaculalion  diffuse  de  molécules  du  grosseurs  di- 
verses, parmi  lesquelles  on  distingue  parfaitement  les 
molécules  ovales. 

P.  de  Coloquinte.  —  Très-gros,  sphérique,  quelquefois 
mais  rarement  hirsute,  il  se  gonfle  beaucoup  dans  l'eau 
à  la  circonférence.  Dans  les  premiers  moments  de  l'im- 
mersion, on  voit  autour  du  pollen  beaucoup  de  molécules 
rondes  qui  se  meuvent  pendant  plus  d'une  heure  en  sens 
divers  et  à  distance  du  pollen  qui  éjacule  largement  mais 
avec  lenteur. 

P.  de  C 'nctit*  à  feuille-;  courtes.  —  Sphérique,  lisse,  gris 
cendré,  produit  quelquefois  un  long  boyau,  dans  d'autre; 
circonstances  on  voit  se  former  une,  deux  ou  trois  vési- 
cules. Quelques-uns  île  tus  grains  éjaeulent  une  matière 
noire,  el  l'on  voit  souvent  autour  d'eux  des  corpuscule: 
mobiles. 
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Le  Bail! if  a  vu  éjaculer  du  pollen  de  Maïs  conservé  dans 
un  cornet  pendant  deux  ans  ;  il  a  observé  le  même  phéno- 
mène sur  celui  du  tournesol,  et  M.  Raspail  sur  celui  de 
YHelianihum  annuus. 

P.  de  Violette  marine.  —  Très-abondant,  sphérique, 
diaphane,  hirsute,  recule  vivement  à  l'instant  de  l'éjacu- 

lation. 

P.  de  Valériane. —  A  sec  il  est  ovale,  cloisonné,  presque 
transparent  ;  dans  l'eau  il  devient  à  peu  près  sphérique  et 
beaucoup  plus  opaque  qu'après  l'éjaculation.  Au  moment 
qui  la  précède,  on  voit  se  former  une  vésicule  très-dia- 
phane, égalant  en  volume  à  peu  près  le  tiers  du  globule, 
elle  se  déchire  et  donne  passage  à  une  grande  quantité  de 
poussière.  Cette  expérience  réussit  toujours  avec  rapidité. 

P.  de  Scabieuse.  —  Ne  change  pas  de  forme  dans  l'eau, 
quelquefois  on  voit  naître  une  vésicule.  L'éjaculation  a 
lieu  au  bout  de  quinze  secondes  ou  une  minute,  elle  est 
vive,  mais  ne  se  fait  pas  &  une  grande  distance. 

P.  de  Rose  trémière.  —  Opaque,  très-hirsulé,  après 
quatre  ou  cinq  minutes  de  gonflement,  il  éjacule  lente- 
ment par  deux,  trois  et  quatre  endroits  différents,  les  gra- 
nules polliniques  sont  très-noirs  et  paraissent  avoir  une 
grosseur  uniforme. 

P.  de  Lis  jaune.  —  Locomotion  même  à  sec.  Il  est 
ovoïde,  lisse,  réticulé,  plus  ou  moins  coloré  en  gris  cendré, 
éjacule  par  le  côté,  mais  il  faut  le  prendre  sur  une  anthère 
déjà  passée. 

P.  de  Luffa  fœtida.  —  Rond,  jaune,  lisse,  donnant  des 
résultats  variables  d'après  son  degré  de  maturité.  Dès 
qu'il  est  en  contact  avec  l'eau,  on  voit  se  former  trois  vé- 
sicules diaphanes,  d'où  part  souvent  l'éjaculation.  Parfois, 
il  se  forme  un  gros  boyau  qui  peut  égaler  deux  ou  trois 
fois  le  diamètre  du  grain  pollinique  et  qui  est  rempli  de 
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semence  noire  immobile  ;  quelquefois  ce  boyau  s'allonge 
et  crève,  alors  on  voit  marcher  la  semence  vers  l'extrémité 
ouverte. 

P,  de  Mats. —  Se  globulise  et  devient  ojKique  dans 
l'eau.  Après  l'èjaculalion  qui  est  vive  et  abondante,  le 
grain  devient  presque  transparent. 

P.  de  Ijipestn  racemosa.  —  Se  présente  toujours  sons 
une  forme  triangulaire,  mais  après  une  minute  de  séjour 
dans  l'eau,  on  voit  se  former  à  chaque  angle  une  vésicule 
très-diaphane.  Ces  grains  sont  pourvus  d'un  ligament  che- 
velu d'une  grande  ténuité.  Ils  éjaculent  quelquefois. 

Nous  ne  prolongerons  pas  cette  liste,  et  nous  laisserons 
à  nos  lecteurs  le  plaisir  de  l'augmenter  par  des  recherches 
pleines  d'intérêt,  dont  ils  se  procureront  facilement  les 
matériaux. 

Nous  ajouterons  ici  quelques  observations  tort  intéres- 
santes dues  au  professeur  Belleroche  (d'Anvers)  :  —  On 
peut  recommander  particulièrement  aux  jeunes  microgrs- 
phes  l'étude  de  l'admirable  structure  des  fibres  de  ta  pel- 
licule inférieure  de  l'anthère  de  diverses  fleurs  ;  c'est  on 
sujet  que  Dujardin  me  parait  avoir  traité  avec  un  peu  trop 
de  concision,  et  pour  lequel  l'ouvrage  de  Purkinje  :  De 
cellulis  antherarum  fiôrosis,  lui  offrait  tous  les  matériaux 
désirables. 

D'après  Purkinje,  les  formes  les  plus  remarquables  de 
ces  libres  sont  : 

Les  spiralées  :  dans  l'anthère  du  Xarcissm  poetictis 
Populus  alba,  fjmicera  tatarica,  Datitra  strttmonitim, 
Cheiratus  cheiri. 

tesannttlaires  :  dans  17m  florentin»,  Ilyacinthus  arien- 
talis,  Convallaria,  encore  le  Cheiranthus  cheiri,  etc. 

Les  rèticulftires  :  dans  le  Fritillaria  imper ialis,  Tulipa 
ijesneriana,  Viola  odorala,  Saxifraga  umbrosa. 
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Les  arquées  :  dans  le  Nuphar  lutea,  Bryonia  dioica, 
Cynoglossum9  Pulmonaria,  Primtda  sinetisis,  Passiflom 
ccerulea,  Ligusirum  vulgare,  Cucurbita  pepo,  Pirus,  Lupi- 
nus,  etc.  Le  Cucurbita  pepo  surtout  est  très-remarquable, 
j'en  dirai  encore  un  mot  plus  loin. 

Les  fibres  courtes  et  droites  :  dans  Y  Arum  9  le  Colla 
œthiopica,  Calceolaria,  Delphinium,  Anémone,  etc. 

Les  mêmes  fibres,  mais  convergeant  vers  le  centre  du 
côté  supérieur  de  la  cellule,  assez  souvent  en  forme  d'étoile, 
dans  le  Corydalis  lutea,  Impatiens,  Fumaria,  C  ère  us  spe- 
ciosus,  Polygonum,  Tropœolum  majus  (très-beau),  etc. 

Les  verticales  :  fibres  très-courtes,  nombreuses  et 
serrées,  en  forme  de  dents  ou  pectinées  dans  les  Graminées, 
Myosotis,  Phlomis,  Rofnnia,  Chelidonium  majus.  Magno- 
lia, liriodendron,  Dahlia,  Leontodon,  Solidago,  Bellis 
perennis,  Géranium,  Pelargonium,  Pinus,  Cupressus, 
Janiperus,  mats  surtout  remarquables  dans  Y  Adonis  œsti- 
valis  et  vernalis. 

Plusieurs  de  ces  fibres  exigent  un  fort  grossissement  et 
il  y  en  a  même  qui,  par  leur  excessive  ténuité,  pourraient 
être  rangées  parmi  les  tests  ;  un  objectif  qui  pèche  par 
la  diffraction  rend  leur  observation  extrêmement  difficile. 

Ces  pellicules  d'anthères,  ou  des  fragments,  peuvent  se 
conserver  parfaitement  sous  verre  dans  une  solution  de 
chlorure  de  calcium  (1-3),  mais  leur  préparation  offre 
plus  ou  moins  de  difficulté.  J'y  ai  réussi  par  le  procédé 
suivant. 

Lorsque  l'anthère  est  assez  grande,  comme  celle  des 
Cet eus, Tropœolum,  Lilium,  etc.,  on  la  coupe  parle  milieu 
dans  sa  plus  grande  largeur  et  dans  sa  longueur,  on  laisse 
tremper  les  deux  moitiés  dans  de  l'eau  très-claire,  pendant 
une  heure  au  moins  ;  on  les  pose  ensuite  sur  une  plaque 
de  verre  et  on  les  presse  ou  travaille  avec  le  dos  d'un 
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luyaii  île  plume  d'oie  fendue  en  deux  pour  être  plu> 
souple.  —  Après  avoir  déparé  ainsi  l'anthère  de  tout  I' 
pnllen,  on  la  lave  dans  Peau,  el  otl  la  repnrte  sur  la  plaqw 
de  verre,  qu'on  a  eu  soin  de  nelloyer.  —  En  continuai 
la  pression,  assez  fortement  même  au  besoin,  on  parvient 
à  dégager  des  fractions  suffisamment  grandes  de  la  pellicule 
intérieure  pour  montrer  très-nettement  les  cellules  el 
leurs  libres,  mais  un  dernier  lavage  est  nécessaire  avant 
la  préparation  délinitive. 

Je  recommande  de  prendre  les  anthères  avant  !e  parfait 
épanouissement  de  la  fh'ur,  parce  qu'elles  sont  plus  facile* 
a  partager  en  deux.  Celles  qui  sont  trop  petites  pour  étn* 
coupées,  telles  que  Panthère  du  Beflis  peremiis,  Cf»emm- 
t/i'ts  rheiri,  etc.,  doivent  nécessairement  être  soumises  ■ 
la  pression  telles  quelles,  après  avoir  trempé  pendant  un 
temps  suffisant  pour  les  ramollir  autant  que  possible. 

L'anthère  du  (nçurhitti.  pepo,  tant  après  qu'avant  la 
floraison,  est  épaisse  et  charnue,  et  une  pellicule  nv 
parait  introuvable,  mais  une  coupe  excessivement  mince 
de  cette  anthère  dans  les  deux  sens,  vertical  et  horizontal, 
suivie  de  la  trempe  et  du  lavage,  sans  pression  aucune, 
donne  un  résultat  parfait. 

Quelquefois,  quoique  assez  rarement,  on  obtient,  par 
une  coupe  et  une  manipulation  plus  heureuses  qu'adroites, 
la  forme  complète  de  Panthère,  sans  aucune  déchirure, 
et  c'est  ce  qui  m'est  arrivé  pour  celles  du  Cereus,  du 
Tropœotutn,  du  Lilium  caiididum,  du  Tradescantia  vir- 
ginica  (cellules  très-allongées  el  pectinées),  du  Polemo- 
nium,  etc. 

Nous  espérons  que  ces  notions  générales  de  botanique 
feront  de  nouveaux  adeptes  ;  mais  il  faudra,  pour  faire  des 
études  profitables,  recourir  nécessairement  aux  œuvres 
des  maîtres,  aux  travaux  des  de  Jussieu,  Iîrongniart,  Payer, 
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Schacht,  Ilnrling,  de  Candolle,  Richard,  Bâillon,  Cosson, 
Duchartre,  Wagner,  Smith,  etc.,  etc. 

Les  gens  du  monde  pourront  consulter  un  très-bon 
ouvrage  qui  vient  de  paraître  dans  ces  derniers  temps  à 
la  librairie  Hachette,  et  qui  est  dû  au  savant  écrivain 
M.  L.  Figuier.  Son  Histoire  des  plantes  est  fort  claire,  très- 
attrayante  et  à  la  portée  de  toutes  les  intelligences.  Ajou- 
tons à  cela  que  ce  livre  est  illustré  d'une  façon  scientifique 
et  artistique  par  M.  Louis  Faguet,  dont  le  talent  si  connu  de 
tous  n'a  pas  besoin  d'éloges,  et  l'on  verra  que  les  amateurs 
de  sciences  naturelles  doivent  posséder  Y  Histoire  des 
plantes,  de  M.  L.  Figuier. 

Un  autre  charmant  ouvrage,  intitulé  la  Plante,  a  paru 
dernièrement  aussi  chez  Hetzel.  Ce  livre,  très-bien  illustré, 
est  dû  à  M.  Grimard.  Le  premier  volume  contient  l'orga- 
nographie,  le  second  la  classification.  Nous  ne  saurions 
trop  recommander  ce  livre,  car  il  est  écrit  d'une  façon 
tout  à  fait  savante  et  poétique.  Les  descriptions  de 
M.  Grimard  sont  pleines  de  charme  et  d'intérêt;  tout  admi- 
rateur de  la  nature  ne  pourra  se  passer  d'un  ouvrage  écrit 
par  un  ami  passionné  de  la  plante,  qui  s'est  donné  pour 
but  de  vous  apprendre  la  botanique,  en  vous  conduisant 
de  récits  en  récits,  tous  plus  séduisants  les  uns  que  les 
autres  :  délicieuse  manière  de  présenter  l'étude  delà 
nature,  malheureusement  trop  oubliée,  et  qui  rappelle  une 
ravissante  école,  celle  des  Rousseau  et  des  Bernardin  de 
Saint-Pierre. 

Nous  recommanderons  aussi  à  nos  lecteurs  les  mémoires 
de  M.  Henri  Van  Heurck.  Ces  mémoires  se  trouvent  chez 
M.  A.  Delahaye.  L'un  d'eux,  sur  le  microscope  et  la  bota- 
nique, est  dédié  à  M.  Adan,  savant  botaniste  de  la  Bel-* 
gique. 
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CHAPITRE  XIX. 

APPLICATION   DU   MICROSCOPE    A    L*ÉTUDE    DES   ALGUES 
INFÉRIEURES,    PAR   H.    ALPHONSE   DE   BRÉB1SSON. 

Les  Diatomées,  ou  Bacillariées,  et  les  Desraidiées  ont  étr 
regardées  par  beaucoup  d'auleurs  comme  appartenant  A 
la  classe  des  Infusoires  dont  elles  diffèrent  cependant  sou* 
beaucoup  de  rapports.  11  est  impossible  de  considérer 
comme  un  rapprochement  la  petitesse  des  individus  qui 
oblige  à  un  même  moyen  d'examen.  La  science  ne  peut 
admettre  comme  un  caractère  distinctif  la  difficulté  de 
l'observation. 

Par  les  descriptions  que  je  donnerai  de  ces  deux  groupes, 
quoiqu'ils  soient  séparés  par  de  grandes  différences,  on 
verra  qu'ils  doivent  tous  les  deux  appartenir  aux  Algues. 
Je  les  rapprocherai  surtout  parce  que  leur  récolte,  ayant 
les  plus  grands  rapports,  peut  être  laite  simultanément 
dans  certaines  stations,  et  que  leurs  préparations,  des  plu? 
élégantes,  offrent  un  égal  intérêt. 


Le  caractère  principal  des  Diatomées  est  de  présenter 
des  corpuscules  (frustules)  renfermés  dans  une  enveloppe 
(carapace)  unicellulaire,  siliceuse,  rigide,  fragile  et  in- 
combustible. 

Le  frustule  est  composé  de  deux  valves  opposées,  réunies 
par  une  bande  de  même  nature,  dite  bande  connective. 
Il  renferme  un  endochrome  jaunâtre,  plus  ou  moins  brun, 
au  milieu  duquel  on  remarque  des  vésicules  et  des  granules 
de  nature  huileuse  que  quelques  auteurs  ont  regardées 
comme  des  organes  prouvant  l'animalité. 
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Les  Diatomées  ont  plusieurs  modes  de  multiplication. 
Elles  sont  toutes  fissi pares.  On  voit  souvent  sur  le  milieu 
de  la  bande  connective  apparaître  une  ligne  longitudinale 
qui  est  le  commencement  d'une  cloison  intérieure  formée 
de  deux  valves  opposées  dos  à  dos,  entre  lesquelles  doit 
s'opérer  plus  lard  la  scission  qui  divisera  le  frustule  en  deux 
individus  semblables  au  premier,  mais  d'abord  un  peu  plus 
étroits.  Quelquefois  les  deux  frustules  ne  se  séparent  pas, 
étant  retenus  l'un  près  de  l'autre  par  une  cohésion  dont 
on  attribue  la  cause  à  un  enduit  épidermique  propre  aux 
Diatomées  et  dont  on  a  reconnu  la  présence  dans  plusieurs 
espèces.  La  disposition  en  filaments  de  divers  genres  pro- 
vient de  cet  effet  de  duplication  plusieurs  fois  répété.  Par 
suite  d'une  sorte  de  copulation  ou  de  rapprochement  des 
fructules,  leur  endochrome  condensé  donne  lieu  à  un  ou 
à  deux  sporanges  qui  renfermeront  des  groupes  de  jeunes 
Diatomées.  Ces  sporanges  se  forment  quelquetois  dans  un 
individu  isolé.  J'ai  vu  un  exemple  de  ce  fait  dans  un  Navi- 
cnlu  fjracitis  qui  contenait  deux  sporanges  entre  ses  valves 
écartées. 

Un  grand  nombre  de  Diatomées,  appartenant  k  divers 
genres  et  principalement  aux  Naviculées,  sont  douées  d'un 
mouvement  rectiligne  très-remarquable  et  qui  a  puissam- 
ment contribué  à  les  faire  regarder  comme  des  Infusoires. 
Cependant  ce  mouvement  n'a  rien  de  spontané.  Les  frus- 
tules semblent  subir  une  impulsion  donnée;  ils  se  heurtent 
contre  les  obstacles  et  ne  cherchent  point  à  les  éviter.  Par- 
fois, si  le  corps  étranger  qui  les  avait  arrêtés  vient  à 
changer  de  place  et  leur  laisse  le  champ  libre,  on  les  voit, 
cessant  de  suivre  leur  direction  première,  revenir  en  ar- 
rière sans  se  retourner,  comme  si  la  force  d'impulsion  qnî 
les  avait  portés  en  avant  était  épuisée.  Ne  pourrait-on  pas 
attribuer  ce  mouvement  régulier  à  un  effet  d'exosmose 
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luli!  un  courant  «|tit ,  rencontrant  th.-  I;i  résistance  dans  W 

liquide  ambiant,  tlâlurmi  neraiL  ce  déplacement  de  la  Dm- 

loméeï  Itf  cause  qui  agite  si  vivement  un  mince  fraj(n>Mti 

de  camphre  déposé  sur  lVau,  n'ii-l-clle  nus  quelque  rapport 

avec  celle  qui  agit  dans  ce  cas? 

I/absencc  de  tentacules  ou  d'autres  organe»  appendteu- 
laircs  propres  à  opérer  la  locomotion  permet  de  hasarder 
une  telle  hypothèse. 

Les  Uialomêes  a  fruslules  libres,  telles  que  le»  Xttvicuta, 
{'Ifitmsitjiint,  etc.,  ne  sonl  p.is  les  seules  qui  soient  douées 
de  ce  mouvement.  Plusieurs  autres,  quUonl  ordinairement 
attachées  aux  corps  plongés  dans  l'eau,  soit  par  un  pédi- 
celle,  suit  par  un  enduit  ou  même  qui  sont  renfermées 
dans  un  tube,  présentent  des  fruslules  jouissant  de  celle 
faculté.  Sî  quelque  cause  les  rend  libres,  en  les  détachant 
de  leurs  supports  ou  en  les  taisant  sortir  de  leurs  enve- 
loppes, on  voit  ces  fruslules  s'agiter  et  bientôt  obéir  au 
mouvement  donl  je  viens  île  parler. 

Rien  n'est  plus  varié  que  la  forme  des  fruslules  dans 
les  différents  genres  qui  composent  la  famille  des  Diato- 
mées. 

Les  Fragiiaria,  Himantidium,  Odontidium,  formés  de 
séries  de  fruslules  rectangulaires,  présentent  des  filumenls 
aplatis.  Quelquefois  une  scission  s'opère  entre  chaque 
fiustulc  d'une  série,  alternativement  en  haut  et  en  bas,  et 
néanmoins  les  fruslules  continuent  d'adhérer  entre  eux 
par  les  angles  diagonalemeiil  opposés  ;  alors  le  lilauteul 
montre  une  l'orme  en  zigzag  toul  à  fait  bizarre,  lietie 
disposition  est  cunslante  dans  les  genres  Diatoma,  (irum- 
matojt/iiir  cl  FtilmHuria. 

Si  le  filamenl  esl  formé  d'articles  cunéiformes,  la  mul- 
tiplication de  ceux-ci  par  la  lissiparilé  donnera  une  forme 
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discoïde  et  même  hélicoïde  si  cet  effet  se  continue  sans 
trouble  (Meridion). 

Les  frustules  sont  quelquefois  portés  sur  des  pédi celles 
simples  ou  rameux,  tantôt  en  petits  ètendards(Achnanthes), 
tantôt  cunéiformes  et  donnant  lieu  à  des  éventails  plus  ou 
moins  complets  (Licmophora,  Rhipidophora,  Podosphenia. 
Quelques  Diatomées  s'attachent  aux  algues  et  aux  plantes 
inondées  sans  support  ;  telles  sont  les  espèces  des  genres 
Cocconeis,  Epithemia. 

Les  Nitzschia%  Synedra  ont  de  longs  frustules  étroits, 
bacillariés,  qui  quelquefois  se  groupent  en  faisceaux  sur 
les  plantes  aquatiques. 

Le  Bacillaria  paradoxa,  qui  habite  principalement  les 
eaux  saumâtres,  est  doué  d'un  mouvement  fort  singulier 
qu'un  dessin  ferait  mieux  comprendre  qu'une  longue  des- 
cription. Cette  espèce  est  formée  d'une  série  de  longs 
frustules  étroits  rapprochés  en  tablette  ;  à  un  certain  mo- 
ment, le  premier  fruslule  glisse  sur  le  second  et  le  dépasse 
de  presque  toute  sa  longueur,  ne  restant  adhérent  à  l'in- 
férieur que  par  son  très-court  recouvrement;  puis  le 
second  article,  entraîné  par  le  mouvement  du  premier, 
glisse  sur  le  troisième;  ainsi  de  suite  jusqu'au  dernier. 

Le  Bacillaria  présente  alors  la  forme  de  certaines  me- 
sures articulées  ou  d'une  série  de  minces  gradins.  Bientôt 
un  mouvement  rétrograde  se  fait  sentir  et  les  frustules 
viennent  successivement  se  ranger  dans  leur  première 
position. 

Parmi  les  Diatomées,  le  genre  le  plus  nombreux  en 
espèces  est  le  genre  Navicula,  dont  les  valves,  le  plus  sou- 
vent lancéolées,  sont  en  forme  de  navette. 

Les  Pleurosigma  ont  de  longs  frustules  contournés  en  S, 
couverts  des  plus  fines  ciselures. 

Les  genres  Schizonema  et  Colletonema  présentent  des 
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filaments  gélatineux  remplis  de  l'rustules  naviculés.  Lo 
ISiddulphiées  cl  surtout  les  Coscinodisrées  renferment  de* 
espèces  dont  la  carapace  est  formée  de  réseaux  d'une  déli- 
catesse extrême.  Les  Diatomées  habitent  lus  eaux  douces  et 
salées.  Elles  s'attachent  aux  plantes  inondées,  fornieol 
souvent  Jes  couches  brunâtres  sur  la  vase  des  eaux  tran- 
quilles el  sur  les  pierres  des  ruisseaux.  Elles  se  montrent 
quelquefois  en  telle  abondance  dans  des  lieux  très-rècere- 
uient  submergés,  que  l'on  B  voulu  croire  qu'elles  pouvaient 
être  le  produit  d'une  généralion  spontanée.  Flans  la  mei 
elles  sont  allachées  aux  Algues  ou  cachées  dans  la  me 
qui  tapisse  les  roche?.  Les  estomacs  de  cerlains  oiseaux 
«|iii  habitent  les  rivages  de  la  mer,  ci  d'un  grand  BOI&fani 
ilo  mollusques  marins  renferment  fréquemment  des  fru»- 
lules  de  Diatomées  propres  à  ces  localités.  Il  existe  nai 
une  grande  quaulité  de  ces  cires  si  minime  à  VÊlÊÛ  à 
(bntes  et  formant  des  amas  conservés  depuis  des  siècles, 
dans  des  tourbières  et  surtout  dans  les  terrains  tertiaires. 
Ces  formations  géologiques,  si  riches  en  Diatomées,  ont 
été  reconnues  sur  bien  des  poinlsdu  globe  :  on  en  a  signalé 
en  Finlande,  en  Allemagne,  en  Italie;  en  France,  dans 
l'Ariége;  en  Afrique,  près  d'Oran;  en  Amérique,  elc.  Dans 
celle  dernière  contrée  surtout,  on  a  découvert  des  couches 
épaisses  de  plusieurs  mètres,  entièrement  composées  d'en- 
veloppes siliceuses  de  Diatomées.  Je  n'entreprendrai  point 
de  présenter  une  longue  série  de  chiffres  destinés  à  faire 
apprécier  approximativement  le  nombre  de  fruslules  que 
peut  renfermer  un  cube  de  ces  roches,  même  en  opérant 
seulement  d'après  une  dimension  restreinte. 

Beaucoup  de  ces  fossiles,  à  cause  de  leur  nature  sili- 
ceuse et  de  la  finesse  de  leurs  molécules,  sont  emplové? 
dans  les  arls  sous  le  nom  de  ti-i/mlis  e|  servent  à  polir  les 
métaux. 
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11  y  a  plus  de  vingt  ans,  lorsqu'on  était  encore  dans 
tout  l'enthousiasme  produit  par  la  récente  et  merveilleuse 
découverte  de  Daguerre,  les  adeptes  de  ce  nouvel  art 
se  plaignaient  de  ne  pas  trouver,  dans  les  tripolis  dont 
ils  se  servaient  pour  polir  leurs  plaques  argentées,  une 
matière  assez  fine  pour  donner  un  beau  bruni,  si  néces- 
saire à  l'obtention  de  bonnes  images.  Vers  cette  époque 
également,  M.  Ehrenberg  était  arrivé  à  reconnaître  la 
véritable  composition  de   plusieurs    tripolis,  formés  en 
grande  partie  de  Diatomées  fossiles,  trop  souvent  mêlées 
de  sable.  Cette  révélation  m'engagea  à  essayer  de  produire 
artificiellement  un  tripoli  plus  naturel  que  ceux  dont  on 
usait  alors.  Dans  les  sources  dès  bois  de  nos  environs  on 
voit,  aux  approches  de  l'hiver,  flotter  souvent  des  masses 
brunes    d'une    Diatomée    filamenteuse,  X Bimantidium 
pectinale.   J'en  recueillis  quelques  poignées  que  je  lis 
calciner,  et  j'obtins  ainsi  un  vrai  tripoli  formé  de  silice 
pure,  très-homogène  et  donnant  aux  plaques  le  |)oli  le 
plus  parfait. 

Il  est  encore  d'autres  mines  renfermant  de  nombreuses 
Diatomées  qui,  bien  qu'on  ne  puisse  les  regarder  comme 
fossiles,  datent  néanmoins  de  l'antiquité  la  plus  reculée. 
Je  veux  parler  de  celles  qu'on  trouve  dans  les  divers 
guanos,  dans  ces  dépôts  d'excréments  d'oiseaux  de  rivages, 
de  palmipèdes,  entassés  sur  des  îlots  de  rochers  inhabités. 
On  connaît  un  grand  nombre  de  points  sur  les  côtes  d'Amé- 
rique et  d'Afrique,  principalement  au  Pérou,  qui  four- 
nissent d'immenses  amas  de  ces  guanos,  si  recherchés 
maintenant  comme  engrais,  à  cause  de  la  quantité  de  ma- 
tières azotées  qu'ils  renferment.  Ces  oiseaux  vivent  de 
poissons  dont  les  écailles  sont  fréquemment  chargées  de 
Diatomées  qu'on  retrouve  encore  sur  les  Algues  du  littoral 
:ù  ces  animaux  pêcheurs  viennent  chercher  leur  nourri- 
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lure.  La  nature  siliceuse  de  ces  Diatomées  leur  assure  une 
longue  conservation  et  les  met  à  l'abri  de  l'effet  dissolrani 
des  surs  gastriques  de  ces  palmipèdes,  de  sorte  que  l'or 
peut  les  recueillir  dans  toute  leur  intégrité  dans  les  couebw 
les  plu*  inférieures  de  ces  déjections. 

Les  Diatomées  se  trouvent  toute  l'année,  mais  plus  abon- 
damment l'hiver  et  dans  les  saisons  pluvieuses,  parée 
qu'alors  elles  ont  plus  de  points  favorables  pour  l«ur  mul- 
tiplication et  leur  développement. 


Les  Desniidiées  se  distinguent  des  Diatomées  par  leur 
enveloppe  qui  est  membraneuse,  molle,  flexible,  se  défor- 
mant par  la  dessiccation,  se  détruisant  par  la  combustion, 
M  surfont  par  leur  endochrome  (chlorophylle)  de  couleur 
verte,  lamellaire  el  rayonnant.  Au  milieu  de  cette  matière 
intérieure  on  aperçoit  des  granules  plus  gros,  dont  la  naturr 
paraft  être  amylacée. 

Leur  place  parmi  les  Algues  doit  être  Irês-rnpprncliéV 
des  Conjuguées  ou  Zygnémées.  Comme  celles-ci,  elles  se 
multiplient  par  des  sporanges  possédant  les  mêmes  déve- 
loppements. 

Les  Desmidiées  sont  unicellulaires,  quoique  leur  forme 
la  plus  générale  présente  deux  lobes  (hémisomates)  iden- 
tiques, séparés  souvent  par  un  étranglement  marqué  d'une 
suture  qui  n'est  point  l'indication  d'une  cloison,  comme 
on  pourrait  le  penser. 

Outre  leur  mode  de  propagation  par  sporanges  prove- 
nant de  la  copulation  ou  du  rapprochement  de  deux  cor- 
puscules, les  Desmidiées,  fissipares  comme  les  Diatomées, 
ont  une  duplication  différente.  La  scission  est  toujours 
transversale,  el  non  longitudinale.  Les  deux  hémisomates 
s'éeartaut  l'un  de  l'autre,  un  mamelon  apparaît  au   poinl 
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de  rupture  sur  chacun  des  lobes,  il  ne  tarde  pas  à  s'élargir 
et  à  montrer  dans  ses  contours  des  proportions  et  des 
détails  semblables  à  l'hémisomatc  sur  lequel  il  s'est 
développé. 

Le  mouvement  de  locomotion  propre  aux  Desmidiées 
n'est  pas  apparent  sur  le  porte-objet  du  microscope.  Néan- 
moins on  ne  peut  douter  de  son  existence,  car,  comme  la 
plupart  des  végétaux,  ces  algues  se  dirigent  vers  la  lumière. 
On  voit  leurs  corpuscules,  dans  les  vases  qui  les  renferment, 
former  des  couches  ou  des  groupes  de  couleur  verte  sur 
les  objets  inondés  dans  les  points  les  plus  exposés  au  grand 
jour. 

On  a  remarqué  dans  l'intérieur  de  quelques  espèces  un 
mouvement  venant  encore  à  l'appui  de  l'opinion  qui  porte 
à  les  considérer  comme  des  végétaux.  Au  dedans  de  leur 
enveloppe,  on  aperçoit  une  couche  granuleuse  d'endo- 
chrome  qui  glisse  jusqu'à  l'extrémité  du  corpuscule  t*t 
remonte  de  l'autre  côté.  Un  mouvement  semblable  est 
connu  depuis  longtemps  dans  les  articles  de  la  tige  et  des 
rameaux  des  Chara  et  Nîtel/a. 

Les  formes  des  Desmidiées  sont  remarquables  par  leur 
élégance,  leur  symétrie  et  leur  variété.  Un  petit  nombre 
d'espèces  sont  disposées  en  filaments  cylindriques  (Hy<*- 
lothecu,  Didymopriitm),  où  comprimés  (Sphœrozosma)  ou 
même  polyédriques  (Desmidiurn).  Le  plus  ordinairement 
les  corpuscules  sont  libres,  soit  en  disques  rayonnants 
(Micrasterias),  soit  allongés,  plus  ou  moins  lobés,  incisés 
(Eitastrum) ,  tantôt  arrondis,  ornés  de  granules  (  Cosma- 
riwn),  tantôt  chargés  d'appendices  saillants,  souvent 
épineux  (  Xanthidium ,  Arthrodesmtts ,  Staurastrum  ). 
Quelquefois  leur  forme  est  cylindrique,  atténuée  au  sommet 
(Tetmemortis,  Penium,  Spiroiœnia)  ou  courbée  en  crois- 
sant (Closterium). 
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Leur  eaveloppe  est  lisse,  granuleuse  ou  striée.  Elle 
parait  fréquemment  entourée  d'un  enduit  muqueux  «|ui 
l'ait  adhérer  en  niasses  certaines  espèces  lorsqu'elles  se 

trouvent  rapprochées.  Un  seul  genre  {Vosmuctadiitm)  a 
îles  corpuscules  soutenus  par  une  lige  ou  une  sorte  de 
pédicelle  rarucux. 

Les  Desmidiées  habitent  les  eaux  douces  et  pures;  prin- 
cipalement les  llaques  des  marais  tourbeux  où  croissent 
abondamment  \c^Sphn'/iium,  mousses  spongieuses  et  blan- 
châtres. Elles  préférait  les  eaux  tranquilles,  les  cavités 
herbeuses  récemment  inondées.  Elles  ne  se  rencontrent 
pas  dans  la  mer.  .l'ai  vu  pourtant  dans  des  fossés  de* 
prairies  de  notre  lilloral  des  Gbstmtaa  vivn-  dans  de 
l'eau  souvent  sauuiàtre. 

Elles  semblent  être  plus  nombreuses  à  la  lin  de  l'au- 
tomne. Je  ne  crois  pas  que  l'on  ait  reconnu  de  l)esiniilié<< 
véritablement  (ottUn. 

Eu  traçant  une  histoire  rapide  des  Diatomées,  je  n'a* 
rais  point  négligé  de  parler  {l'une  condition  très-impor 
tante  de  leur  existence,  si  elle  n'avait  été  la  même  pour  le 
Desmidiées,  ce  qui  m'a  fait  en  reporter  ici  l'indication.  Le 
espèces  de  ces  deux  familles  sont  réparties  assez  uniforme 
ment  sur  toute  la  terre  et  ne  paraissent  pas  subir  d'il 
fluencos  climalériques.  Ainsi,  on  a  recueilli  sur  beaucoup 
de  points  de  l'Amérique,  en  Afrique,  dans  l'Inde,  à  la 
Nouvelle-Zélande,  des  Diatomées  et  des  Desmidiées  très- 
répandues  dans  nos  contrées.  J'ai  oublié  plus  haut  de  faire 
remarquer  que  presque  tontes  les  Diatomées  fossiles  se 
retrouvent  encore  vivantes  dans  nos  eaux.  Celle  observa- 
tion prouve  que  celle  répartition  uniforme  que  je  viens  de 
signaler  doit  avoir  existé  dès  les  tenqis  les  plus  anciens. 

Lorsqu'on  1889,  à  la  demande  de  M,  Charles  Chevalier, 
je  rédigeai  une  notice  sur  la  récolte  des  Diatomées  et  d>'s 
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besmidiées,  je  donnai  une  liste  très-complète  des  espèces 
connues  à  cette  époque.  Les  Diatomées  étaient  au  nombre 
de  181  et  les  Desmidiées  de  00  espèces.  Les  limites  que 
je  me  suis  imposées  dans  cette  nouvelle  édition  ne  me 
permettent  pas  de  donner  autant  d'étendue  à  ces  listes, 
car  les  travaux  les  plus  récents,  en  Angleterre  et  en  Alle- 
magne, ont  fait  arriver  à  reconnaître  dans  les  Diatomées 
plus  de  2200  espèces,  et  les  Desmidiées  dépassent  300. 

Je  me  bornerai  donc  à  présenter  pour  les  Diatomées  la 
série  des  groupes  établis,  indiquant  dans  chacun  d'eux  les 
genres  les  plus  connus  et  ceux  sur  lesquels  j'appellerai 
l'attention,  en  décrivant  quelques  détails  particuliers  de 
leur  récolte. 

Les  Desmidiées  étant  beaucoup  moins  nombreuses,  je 
pourrai  offrir  la  série  de  tous  les  genres,  en  suivant  à  peu 
près  l'ordre  adopté  par  M.  W.  Archer  dans  la  dernière 
édition  des  Infusoires  de  M.  Pritchard  (  History  of  In- 
fusoria,  18(51). 

DIATOMACÉES. 

(DIATOMEES  OU  BACILLARIKES.) 

1.   Lickopiiorées  :  Licmophora,  Rhipidophora,  Podosphenia,  Meri- 

dion. 
II.  Fhagilariées  :  Fragilaria,  Uraminoiieuia,  Odontidium,  Diatoma, 

Denticula. 

III.  Striatellées  :  Striatella,  Rhabdoneuia,  Tabellaria,  Graminato- 

phora,  Hyalosira. 

IV.  Scbirellées  :  Campylodiscus,  Surirclla,   Cymatopleura,    Try- 

blionella,  Synedra,  Nitzschia,  Amphiplcura. 
V.  CoscixoDicKEs  :    Coscinodiscus,    Actinocyclus,    Actinoptychus 

Eupodiscus,  Auliscus. 
VI.  Melosirées  :  Mclosira,  Podosiru,  Cu-lolclla . 
VU.  Biddulpiuèes  :  Biddulphin,  Isthuiiu,  Aniphitetra*. 
VIII.  Euxotiées  :  Himanlidium,  Epithemin,  Eunotia. 
IX.  Acii*antrées  :  Achnanthcs,  Aclmanthidium,  Coccotieiî*. 
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X. 

QUUUtM  '■ 

jOCcnnelilB,  Cjmlitil.i,   Atuplitirii,  fut 

TMWM. 

XI. 

Gin  l'Util  eau? 

■s  ;  il  mu  plumera». 

XII 

SciikhUu 

gi(.i«. 

:  SchUoiusni'i,  CiUlikm.iui,  ïkaphMl 

loi..  M— 

XIII 

NlVICI'lKES   ; 

Niivicub.  StanwHri^  nmmlgui,  T 

ii.  m  1  ■ 

XIV 1  ActinistM*  : 

IMtHoclin.  MMMUM. 

[IKSMI [JUGEES  (nu  bksmidiKe»), 

| 

DmW»«W  : 

UfMtiî'JiuiH,    Aplugoimui,    ])itl)iii(i|iri 

m,  B^ 

lli.'1'ii,  S|' 

it'i/ii-iii.!.  S| Iiliisjuiu,  U>pltH.-(iilini-ni«,  <i—i 

Wygwt, 

fi  .w  il  Inris. 

II 

MicmunrtiÉiit  :  MIWMllllM,  lYtriu'hiulniiii. 

III 

ÛMUH0M  : 

ïuiutruill,  CiHiiiariuiu,  CouniNilarfltitH 

IV 

XiSTlIlDliSRS 

XuiUliiiliunt,  ArlIiniik'hiuuB. 

V 

SriÇMsnt* 

:  StMHrastrmn. 

VI 

Cuatmiâi 

Oorterioni,   toàUttoètam,    IWvli 

„,**. 

Les 

EtMg   tll 

espèces  an 

incmonis.  Smrnln'iiiii,  Ponium. 

■  M      la    lir.iH.'. 

tartenant  à  ces  deux   familles 

di'M  R 

viens  donner  les  détails  les  plus  importants,  vivent  le  plus 
souvent  mélangées  en  grand  nombre  dans  les  mêmes  eaui. 
et  c'est  alors  que  leur  étude  devient  plus  difficile,  parce 
que,  ne  pouvant  isoler  les  espèces,  il  semble  impossible 
d'en  préparer  pour  l'herbier  des  échantillons  purs,  si  né- 
cessaires pour  la  comparaison,  moyeu  de  dé  terminaison 
plus  certain  que  les  descriptions  ou  les  dessins  les  oiieai 
faits. 

Pour  procéder  à  la  récolle,  on  doit  se  munir  de  divers 
accessoires  ijue  je  vais  indiquer  : 

Un  assortiment  de  flacons  à  large  ouverture  et  de  tulie> 
du  verre  scellés  à  une  extrémité,  munis  de  bouclions  de 


lié; 


Une  cuiller  de  1er  étamô  {font  le  manche  est  remplart 
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par  une  douille  qui  permet  de  la  placer  au  bout  d'une 
canne,  pour  atteindre  les  objets  éloignés  ; 

Quelques  lames  de  verre  et  de  mica,  de  la  taille  des 
porte-objets  ordinaires,  disposés  dans  une  petite  botte  à 
coulisses,  pour  préparer  sur  place  les  espèces  qui  ne  pour- 
raient supporter  le  transport  sans  se  détériorer; 

Une  ou  deux  petites  boites  de  fer-blanc  remplies  de 
fragments  de  chiffons  ;  des  morceaux  de  vieux  calicot  sont 
très-convenables  ; 

En  outre,  comme  dans  toutes  les  herborisations,  il  faut 
être  pourvu  d'une  bonne  loupe  ou  biloupe  donnant  un 
grossissement  assez  fort  pour  apprécier  la  nature  de  sa 
récolte,  de  manière  à  la  diriger,  se  réservant  au  retour 
une  observation  plus  complète  à  l'aide  du  microscope. 

En  plongeant  dans  l'eau  une  lame  de  verre  pour  y  dé- 
poser l'objet  que  l'on  veut  reconnaître,  on  ne  peut,  pour 
examiner  par  transparence,  redresser  la  lame  pour  l'éclai- 
rer, sans  que  le  liquide  entraîne  ce  qu'elle  supporte.  Pour 
obvier  à  cet  inconvénient,  j'ai  fait  un  petit  appareil  qui 
permet  au  porte-objet  de  rester  horizontal,  en  l'éclairant 
en  dessous  par  un  réflecteur.  Il  suffit  pour  cela  de  fixer 
sous  le  porte-objet  une  bande  de  cuivre  plaquée  d'argent 
qui  est  montée  à  charnière  à  une  des  extrémités  de  la 
lame  de  verre.  Ce  petit  miroir,  qui  peut  être  pris  à  même 
une  plaque  daguerrienne,  s'inclinant  à  volonté,  éclaire 
très-convenablement  les  objets  placés  sur  le  porte-objet. 

Si,  lorsque,  au  fond  de  mares,  de  fossés  ou  d'amas  d'eau 
de  pluie,  on  aperçoit  sur  le  fond  s'étendre  des  couches  d'un 
brun  jaunâtre,  on  racle  ces  points  avec  la  cuiller,  de  ma-* 
nière  à  détacher  le  moins  de  vase  possible  ;  on  sera  presque 
certain  d'obtenir  ainsi  une  abondante  provision  de  Diato- 
mées. Dans  les  mêmes  circonstances,  un  enduit  de  couleur 
verte  eût  indiqué  la  présence  de  Desnridiées. 
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L'examen  à  la  loupe  ne  permettra  pas  le  duule,  el  9  » 
gagera  ;i  la  récolte  ou  démontrera  son  inutdilé,  si  fa 
espèces  sonl  trop  mélangées  ou  si  elles  son!  en  trop  jioît 

nombre. 

Nous  verrons  qu'on  peut  lirer  parti  de  certain*  inéUnsr 
avec  un  triage  bien  enlentlu. 

(_>uand  nu  renferme  ^nr-l^uo  récolle  dans  un  Ihoin.  il 
liuil  avoir  soin  île  le  remplir  complètement,  pour  éviierk 
ballottage.  Les  espèces  fi  lamente  uses,  telles  <]uc  les  llima*- 
tiifiui/),  l-'i-'K/U'ii-iii,  Tdliellaria,  tlinlvimi,  I>rsuù>t<n;", 
fftjttht/ieca,  etc.,  peuvent  élre  déposées  en  masses  dans  iux 
noie,  en  laissant  l'eau  s'égouUer  un  moment  et  bouchant 
ensuite;  le  mouvement  du  transport  est  ulors  moins  i 
craindre.  Il  serait  encore  préférable  d'achever  d'emplir  le 
tlacuiis  avec  quelques  tampons  de  mousse  humide- 

C'est  dans  ce  cas,  et  surtout  pour  les  Diatomées  perlée 
sur  des  pédîcelles,  comme  les  Lkmophora,  Htiipidophom, 
AcIiiHtittlirs,  Covconemn,  etc.,  qu'il  est  très-avantageux* 
les  étendre  par  petites  masses  et  avec  les  Algues  qui  leur 
servent  de  support  sur  des  morceaux  de  chiffon  qu'on 
entasse  dans  des  boites  où  il  reste  assez  d'humidité  pour 
les  conserver  en  bon  état. 

Pour  les  espèces  libres,  telles  que  les  Naviculées,  Suri- 
rellées  cl  la  plupart  des  Destnidiées,  on  peut  emplir  ses 
bouteilles  sans  beaucoup  de  précaution,  puisque  plus  tard 
on  profilera  de  leur  tendance  a  se  diriger  vers  la  lumière 
pour  les  obtenir  plus  pures. 

Il  Taulj  lorsqu'on  remplit  un  flacon,  ne  pas  étend» 
beaucoup  sa  récolle  au  delà  du  point  dont  on  a  examiur 
k>  produit  à  la  loupe,  car  on  sérail  exposé  à  mêler  un 
grand  nombre  d'espèces  différentes  qui  vivent  dan?  ]•■ 
voisinage  et  qui  présentent  les  mêmes  teintes  sur  les  <orps 
uni  en  sont  revêtus. 
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Certaines  espèces  forment  clans  l'eau  des  flocons  légers 
que  le  mouvement  de  la  cuiller  disperse,  sans  qu'il  soit 
possible  de  s'en  emparer.  On  peut  pourtant  y  parvenir  en 
plongeant  un  flacon  ou  un  tube  débouché  et  renversé 
dans  l'eau  où  flottent  ces  petites  Algues;  en  inclinant  le 
vase,  l'air  qui  en  sort  est  remplacé  brusquement  par  l'eau 
chargée  des  corpuscules  désirés. 

Des  Diatomées  libres,  telles  que  les  Pleurosigma,  Navi- 
rida,  Amphora,  Amphiprora,  etc., abondent  dans  les  eaux 
salées  que  la  mer  dépose  dans  les  fossés  du  littoral,  dans 
les  flaques  qui  bordent  les  rivières  à  leur  embouchure. 
En  agitant  l'eau  légèrement,  de  manière  à  ne  pas  faire 
soulever  la  vase  et  en  usant  du  procédé  que  je  viens  d'in- 
diquer, on  peut  obtenir  des  espèces  très-pures.  Dans  ces 
amas  d'eau  salée,  dans  les  bassins  des  parcs  d'huîtres,  si 
riches  en  Diatomées,  il  existe  sous  une  mince  couche  de 
vase  grisâtre  une  boue  noire  et  très-fétide  qu'il  faut  se 
garder  d'emporter  dans  les  flacons,  dont  l'eau  serait  dé-, 
composée  de  telle  sorte  que  les  Diatomées  ne  pourraient* 
plus  y  végéter. 

Dans  les  parcs  abandonnés,  dont  la  sécheresse  a  détaché 
le  fond  en  croûtes  crevassées,  j'ai  fait  souvent  une  ample 
moisson  en  emportant  ces  plaques  de  vase  qui  renferment 
une  immense  quantité  d'espèces  marines.  On  recueille 
quelques  Desmidiées  très-fines,  telles  que  les  Staurastrwn, 
qui  s'attachent  aux  brins  d'herbes  submergées  en  saisissant 
celles-ci  entre  les  doigts  de  la  main  que  l'on  creuse  en 
cuiller  et  qu'on  retire  de  l'eau  en  entraînant  ce  léger 
enduit. 

La  récolte  terminée,  le  premier  soin,  au  retour,  est  de 
préparer  les  espèces  délicates,  telles  que  les  filamenteuses 
et  les  slipitées,  que  l'on  n'a  pu  disposer  sur  place.  Il  suffit 
de  prendre  de  petites  portions  avec  la  pointe  d'une  plume 
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a  écrire  taillée  en  cure-dent,  ou  avec  un  style  d'iunn, 
écaille,  OMtM  DU  liois  dur  et  rie  les  étendre  sur  mica  ot 
sur  verre.  On  peut  aussi  en  disposer  sur  papier  de  pi» 
grands  échantillons  peur  pincer  dan»  l'herbier.  Il  U* 
éviter,  M  éialant  les  algues  sur  mica,  de  se  servir  d'ut 
pointe  métallique  qui,  le  rayant  trop  facilement,  nuirai!  i 
la  transparence  de  ce  porte-objet.  La  flexibilité  du  bikj 
est  un  grand  avantage  pour  les  collections  réunies  m 
volumes  et  pour  la  facilité  de  son  transport  dans  le»  cor- 
respondances. Mais,  ainsi  que  sur  le  verre  el  le  papier,  à 
est  nécessaire  d'humecter  les  objets  pour  les  enaniincr; 
aussi  ces  préparations  ne  doivent  cire  regardées  ut 
comme  provisoires.  Ce  sont  des  sortes  de  magasin»  d*0Q 
l'on  pourra  tirer  plus  lard  les  matériaux  de  préparatio» 
parfaites,  au  moins  pour  les  Diatomées. 

Onnnt  aux  Hesmidiécs  M  Diatomées  libres  <|ii\>n  a  re- 
cueillies mêlées  au  sable  ou  a  la  vase  des  mares,  fossés  un 
(laques  que  l'on  a  explorés,  on  met  le  ■MteM  de  cIm'|M 
flaron  dans  un  vase  séparé,  tel  qu'une  assiette  creuse  ou 
une  soucoupe,  que  l'on  place  dans  un  Heu  exposé  a  il 
lumière,  mais  à  l'abri  du  soleil  qui  déterminerait  dos 
bulles  d'air  dans  ce  dépôt  el  empêcherait  sa  surface  d'être 
unie. 

Au  bout  d'un  ou  deux  jours,  suivant  tes  espèces,  on  voit 
la  couche  vaseuse  qui  s'est  déposée  au  fond  des  soucoupes, 
se  couvrir  d'une  teinte  brune,  si  elle  renferme  des  Diato- 
mées, ou  d'une  pellicule  verte,  plus  ou  moins  muqueuse, 
souvent  chargée  de  petites  houppes,  si  ce  sont  des  Des- 
midiées. 

Certaines  espèces  se  montrent  hors  de  la  vase  plib 
prornplemenl  que  les  antres,  cl  l'on  peut  profiter  de  celle 
disposilion  pour  les  obtenir  séparément. 

Danslous  les  cas,  on  incline  doucement  le  vase  pour  en 
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l'aire  sortir  la  plus  grande  partie  de  l'eau  et  alors,  sur  la 
surface  chargée  de  irustules,  on  promène  un  petit  pinceau 
très-doux,  en  ayant  soin  de  ne  pas  atteindre  la  couche 
terreuse.  Le  pinceau  est  ensuite  lavé  dans  une  capsule  ou 
godet,  où  se  déposent  les  irustules  sans  aucun  corps  étran- 
ger si  cette  opération  a  été  faite  avec  légèreté.  Quand 
on  a  ainsi  obtenu  une  espèce  séparée  ou  qu'elle  est 
dominante,  on  devra  en  faire  des  préparations  immé- 
diatement ou  réserver  ces  récoltes  dans  des  flacons  séparés, 
étiquetés  et  remplis  d'alcool.  Dans  la  manipulation  que  je 
viens  de  décrire,  on  peut,  au  lieu  d'un  pinceau,  employer 
avec  succès  les  barbes  d'une  plume  étroite  que  l'on  passe 
doucement  sur  le  dépôt  des  soucoupes.  Plus  le  diamètre 
du  vase  est  petit,  plus  la  couche  de  frustules  est  épaisse  et 
facile  à  enlever. 

Cette  méthode  est  applicable  surtout  aux  espèces  des 
genres  Navicula,  Plenrosigma^  Surirella,  Nilzschia,  etc. 

En  formant  des  échantillons  sur  mica  au  moyen  de  la 
pointe  d'une  plume  garnie  de  barbes,  il  est  nécessaire  de 
gommer  un  peu  l'eau,  si  les  frustules,  à  cause  de  leur 
grosseur,  montraient  de  la  tendance  à  se  détacher.  Cette 
précaution  est  surtout  indispensable  pour  certaines  Desmi- 
diées  se  soulevant  facilement  par  la  dessiccation. 

En  renouvelant  l'eau  de  temps  en  temps  dans  les  vases 
qui  servent  de  réservoirs,  on  peut  garder  vivantes  très- 
longtemps  ces  algues  microscopiques.  Les  espèces  marines 
réclament  surtout  de  l'eau  de  mer  bien  fraîche.  J'ai  réussi 
souvent  à  la  remplacer  par  de  l'eau  ordinaire  dans  laquelle 
j'avais  fait  dissoudre  de  trente  à  quarante  grammes  de  sel 
de  cuisine  par  litre. 

Lorsque  le  dépôt  qui  se  forme  dans  les  soucoupes  est 
mélangé  de  débris  de  végétaux  ou  de  corps  étrangers  qui 
empochent  sa  surface  d'être  assez  plane,  on  peut,  en  tami- 
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sanl  sur  ce  dépôt  inégal,  une  rmiche  do  sable  lin  ri 
pesant,  tel  que  ilu  grès,  établir  un  sol  ,-irli/iciel  uni,  Juin 
bientôt  les  Diatomées  viennenl  chercher  la  surface.  Quel- 
quefois je  place  sur  ce  dépûl  im  morceau  do  dm  jfefloi 
de  colon,  en  l'y  maintenant  appliqué  par  le  poids  de  ijikI- 
cjups  grains  de  plomb  Je  chasse.  Les  l'ruslules  ne  lonlcni 
pas  à  traverser  ce  tissu  et  à  s'étendre  à  sa  surface  d'oui! 
est  facile  de  les  enlever. 

Si  la  vase  ou  les  végétaux  submergés  renferment  tia 
Diatomées  en  trop  petit  nombre  pour  en  attendre  an- 
couche  facile  à  enlever,  il  est  un  moyen  analogue  nu  pré- 
cédent que  j'ai  employé  souvent  avec  tin  putfD  m 
pour  séparer  ces  êtres  microscopiques  des  corps  élraugen 
dans  lesquels  ils  sont  engagés,  .le  renferme,  dans  ce  OR 
ces  substances,  vases  ou  débris  de  plantes,  au  contre  d'oa 
morceau  de  toile  fine,  de  lin  ou  de  coton,  dont  je  relèv? 
les  bords,  que  je  reliens  serrés  en  les  entourant  d'un  IJi 
de  manière  a  former  un  ?iùuet,  espèce  de  petit  sacbri 
arrondi,  que  je  place  au  centre  d'une  assiette  pleine  d'eau. 
Les  Diatomées  ordinairement,  après  quelques  heures  de 
repos,  traversent  le  tissu  qui  les  contient  et  se  disséminent 
sur  le  fond  de  l'assiette  où  l'on  peut  alors  facilement  les 
recueillir  dans  un  étal  de  pureté  complète. 

LesDesmidiées,qui,  pour  la  plupart,  ont  des  corpuscules 
libres,  forment  dans  ces  mêmes  conditions  d'éducation 
une  couebe  muqueuse  que  l'on  enlève  aisément  avec  un* 
cuiller  mince  ou  avec  une  lame  de  couteau.  Quand  on  n'a 
pas  le  temps  de  proliler  de  leur  propension  à  rechercher  la 
lumière  et  à  s'établir  à  la  surface  du  dépôt  que  renferment 
les  vases  dans  lesquels  on  conserve  ces  Algues,  on  peut 
agiter  les  débris  de  végétaux  auxquels  les  Desinidées  sont 
le  plus  souvent  mêlées;  leur  pesanteur  étant  plus  considé- 
rable que  celle  de  ces  détritus,  en  décantant  avec  prérau- 
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tion  l'eau  d'un  vase  dans  un  autre  et  en  s'aidant  d'une 
barbe  de  plume  pour  faire  sortir  les  débris  flottants,  on 
obtiendra  un  résidu  assez  pur,  composé  de  Desmidiées 
que  leur  couleur  verte  rend  apparentes.  On  répétera  cette 
transvasion  autant  de  fois  qu'il  sera  nécessaire,  en  ajoutant 
assez  d'eau  pour  diminuer  l'effet  du  mucus  propre  à  ces 
algues  et  qui  tend  à  les  faire  adhérer  aux  débris  dont  on 
veut  les  séparer. 

Quand  les  corpuscules  des  Desmidiées  et  même  des 
Diatomées  sont  assez  lourds,  on  arrive  promptement  à  un\ 
résultat  semblable.  Quand,  après  un  instant  de  repos,  on 
renverse  rapidement  le  contenu  d'une  assiette  creuse  dans 
une  autre,  il  reste  sur  le  fond  de  la  première  une  assez 
grande  quantité  de  frustules  qu'on  laisse  se  déposer  par 
l'inclinaison  dans  un  coin  du  vase  et  que  l'on  dépose 
ensuite  dans  une  capsule  à  part. 

Quelques  espèces  de  nature  peu  perméable  flottent  sou- 
vent à  la  surface  de  l'eau  ;  on  les  recueille  en  posant  à 
plat  sur  ce  liquide  des  lames  de  mica  bien  sèches,  ou,  dans 
certaines  circonstances,  enduites  d'une  légère  couche  de 
gomme. 

Ces  diverses  méthodes  ne  sont  applicables  que  dans  le 
cas  où  les  espèces  ne  sont  pas  mélangées  ;  mais  quand  plu- 
sieurs espèces  de  Diatomées  et  de  Desmidiées  se  trouvent 
réunies,  et  qu'on  ne  peut  pas  se  les  procurer  autrement, 
il  faut,  après  les  avoir  séparées  des  corps  étrangers  par  les 
moyens  décrits  plus  haut,  employer  d'autres  procédés  pour 
obtenir  à  part  les  diverses  espèces. 

Si  leurs  pesanteurs  sont  différentes,  il  est  facile  de  les 
séparer  en  agitant  l'eau  qui  les  renferme  dans  un  vase  un 
peu  profond  et  en  opérant  des  décantations  successives 
après  des  repos  plus  ou  moins  prolongés. 

Quand  les  espèces  mélangées  ont  dans  leurs  dimensions 
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des  dilférences  assez  marquées,  en  faisant  passer  le  ligunit 
où  elles  vivent  au  travers  de  petits  tamis  garnis  de  tÙHB 
de  crin,  de  gaze,  de  batiste,  etc.,  plus  ou  moins  semis, 
ou  arrive  également  à  recueillir  séparément  des  espèce* 
distinctes. 

Km   |i  ri- par  h  ■!«■>. 

J'aurai  bien  peu  de  choses  à  dire  concernant  les  prépa- 
rations, celte  matière  ayant  été  traitée  à  fond  ..:t  avec  dé- 
tails par  M.  Arthur  Chevalier  dans  cet  ouvrage  même,  où 
il  a  bien  voulu  ni'uffi  ir  une  place  dont  j'ai  peut-être  abusé. 
On  est  toujours  un  peu  long  quand  on  parie  de  ses  goûts 
de  prédilection.  Je  serais  Fort  heureux  si,  en  facilitant  »es 
abords,  je  contribuais  i'i  donner  le  goût  d'une  étoile  si 
approfondie  eu  Allemagne  et  eti  Angleterre,  mais  bien 
négligée  sinon  dédaignée  par  nos  compatriote. 

En  dehors  des  échantillons  d'herbier,  les  Uesimdiées,  à 
cause  de  leur  enveloppe  flexible,  se  dél'oriiianl  par  la  des- 
siccation, ne  peuvent  être  préparées  que  dans  un  liquid 
renfermé  dans  une  cellule.  La  liqueur  do  M.  Thwaites  est 
alors  d'un  bon  emploi,  elle  déforme  à  peine  l'endochrome 
(voy.  page  307). 

On  emploiera  le  même  moyen  pour  les  Diatomées  fila 
menteuses  (Fragilaria,  Himatitidium,  Dialo?no),  les  sti- 
pitées  (Gomphonemti,  Licmopliora,  Ackiiantkcs),  ou  celles 
renfermées  dans  un  tube,  comme  les  Scbizonéniées  dont 
on  désire  voir  la  disposition  naturelle.  Mais  il  est  indis- 
pensable pour  les  détails  des  fruslules  qui  donnent  le.- 
caractère*  dislinclils  des  espèces  d'eu  avoir  des  prépara- 
tions A  sec  et  au  baume,  faites  après  avoir  soumis  à  l'ébul- 
lilion  les  frusliiles  dans  l'acide  qui  enlève  la  matière  interne 
qui  nuisait  à  la  transparence. 

Les  Diatomées  fossiles  sont  ordinairement  assez  pure.- 
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pour  qu'il  suffise  souvent  de  les  soumettre  à  un  lavage 
préliminaire.  Cependant  il  doit  exister  encore,  dans  quel* 
ques-unes  de  ces  terres  diatomiques,  une  substance  nutri- 
tive, puisque  certaines  peuplades  sauvages  les  regardent 
comme  alimentaires  et  que,  même  des  habitants  du  nord 
de  l'Europe,  dans  des  moments  de  disette,  en  ont  ajouté 
aux  céréales,  sous  le  nom  de  farine  de  montagne,  pour 
faire  du  pain. 

Des  lavages  répétés  à  l'eau  bouillante  et  à  l'acide  sont 
nécessaires  pour  dégager  et  nettoyer  les  espèces  qui  gisent 
dans  les  guanos. 

Je  terminerai  en  décrivant  le  moyen  que  j'emploie, 
principalement  en  voyage,  pour  faire  rapidement  des 
préparations  complètes  de  Diatomées  au  baume,  sans 
transporter  beaucoup  d'accessoires. 

Comme  j'opère  sur  de  petites  quantités,  je  fais  bouillir 
les  Diatomées  dans  un  simple  tube  de  verre  gros  comme  le 
petit  doigt  et  un  peu  plus  long,  fermé  par  le  bas  d'une 
manière  arrondie  et  soutenu  en  haut,  par  son  ouverture 
un  peu  élargie,  par  un  support  en  forme  de  petite  potence 
et  ayant  un  pied  pesant  et  solide. 

Après  avoir  déposé  au  fond  de  ce  tube  un  petit  amas  de 
Diatomées,  gros  comme  une  lentille,  je  verse  dessus  environ 
un  centimètre  cube  d'acide  azotique,  ou,  mieux  encore, 
d'un  mélange,  à  volume  égal,  de  cet  acide  avec  de  l'acide 
hydrochlorique.  Je  promène  ensuite  au-dessous  de  ce 
petit  matras  la  flamme  d'une  lampe  à  alcool.  Bientôt 
l'ébullition  commence  ;  je  la  prolonge  près  d'une  minute. 
J'éteins  la  lampe,  je  remplis  le  tube  d'eau  distillée,  et  je 
laisse  reposer.  Quand  l'eau  est  devenue  limpide  et  qu'un 
dépôt  blanchâtre  s'est  formé  au  fond,  je  décante,  sans 
laisser  sortir  les  carapaces  des  Diatomées  qui  sont  au- 
dessous,  je  mets  de  nouvelle  eau  et  répète  ces  repos, 
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lavages  el  décantations  jusqu'à  ne  que  l'eau  n'ait  [ilu*  «li- 
traces  d'acide. 

Quand  il  en  esl  ainsi,  ce  Irai  en  peut  s'assurer  en  j 
plongeant  un  fragment  de  papier  de  tournesol,  le  déjwl 
est  alors  versé  dans  une  petite  capsule  ;  je  le  repart» 
ensuite  sur  des  lamelles  de  verre  très-mince,  carrées,  m 
mieux,  en  forme  de  disque.  On  en  trouve  dont  l'épaisseur 
atteint  a  peine  un  cinquième  As  millînièlre  ;  ce  soûl  \c< 
meilleures,  elles  permettent  d'employer  de  Irés-furts  gros- 
sissements. 

Je  laisse  sécher  naturellement  ces  lamelles  chargée  de 
valves  de  Diatomées,  ou  je  haie  leur  dessiccation  avec  la 
lampe. 

Si  l'on  veut  une  préparation  à  sec,  il  suffit  de  placer  b 
lamelle,  les  Diatomées  en  dessous,  sur  une  cellule  préparée 
à  l'avance  et  de  l'y  fixer  eu  recouvrant  les  bords  avec  ht 
lournetle,  d'une  nouvelle  couche  de  la  matière  employée 
pour  la  cellule  (voy.  page  293). 

Pour  la  préparation  au  baume  de  Canada,  j*emploic 
celle  résine  un  peu  ferme.  Après  avoir  fondu  dans  une 
capsule  une  certaine  quantité  de  baume,  j'y  trempe  un 
petil  bâton  de  terre,  et  en  le  secouant  tout  de  suite  sur  la 
surface  d'une  plaque  de  glace  ou  de  verre,  j'y  dépose  des 
gouttelettes  qui  ne  tardent  pas  à  refroidir.  On  les  détache 
alors  aisément,  et  ces  sortes  de  pastilles  se  conservent  dans 
une  boite  de  carton.  Elles  évitent  de  faire  fondre  le  baume 
à  chaque  opération. 

Lorsque  je  veux  faire  une  préparation  dans  le  baume, 
j'humecte  la  lamelle  chargée  de  Diatomées  d'une  ou  deux 
gouttes  de  benzine,  et,  plaçant  une  pastille  de  baume  sur 
le  milieu  de  la  laine  de  verre  porte-objet,  je  chauffe  en 
dessous  doucement  avec  la  lampe.  Quand  le  baume  esl 
fondu,  je  pose  dessus  la  lamelle  humectée  de  benzine,  de 
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manière  à  ce  que  les  Diatomées  se  trouvent  en  contact 
avec  le  baume.  Je  continue  de  chauffer,  sans  m'inquiéter 
des  bulles  d'air  qui  se  multiplient.  Je  laisse  un  peu  refroi- 
dir et  alors,  avec  le  doigt  enveloppé  d'un  chiffon,  j'appuie 
sur  la  lamelle,  de  manière  à  faire  sortir  les  bulles.  Il  ne 
reste  plus  qu'à  enlever  l'excédant  de  baume  et  à  nettoyer 
la  préparation  avec  de  l'alcool. 

Si  l'on  a  recueilli  une  trop  petite  quantité  de  Diatomées 
pour  les  soumettre  aux  manipulations  dont  je  viens  de 
parler,  on  peut  quelquefois  les  calciner  sur  une  lame  de 
mica  et  ensuite  les  reporter  sur  le  porte-objet. 

Quand  elles  sont  sur  la  lamelle  de  verre,  il  est  possible 
encore  d'opérer  immédiatement  la  calcination  en  portant 
cette  lamelle  sur  une  petite  plaque  très-mince  de  platine 
qu'on  fait  rougir  à  plusieurs  reprises  dans  la  flamme  de 
la  lampe  à  alcool. 

Ces  procédés  ne  donnent  jamais  des  Diatomées  aussi 
transparentes  que  celles  qui  ont  bouilli  dans  l'acide,  et, 
dans  le  baume,  elles  conservent  souvent  des  bulles  d'air. 

Plusieurs  Diatomées  fournissent  des  test-objects  d'une 
grande  valeur.  Les  micrographes  anglais  ont  donné  ce 
nom  à  des  objets  qui,  présentant  des  détails  difficiles  à 
reconnaître,  même  avec  de  forts  grossissements,  à  cause 
de  leur  ténuité,  permettent  d'apprécier  la  qualité  et  la 
puissance  du  microscope  avec  lequel  on  les  examine. 

Ces  préparations  doivent  être  faites  à  sec  avec  des  cara- 
paces bouillies  dans  l'acide,  lavées  avec  soin  et  bien  dessé- 
chées. Le  baume,  comme  on  le  sait,  donne  trop  de  trans- 
parence aux  valves,  et,  en  détruisant  quelques  ombres, 
rend  difficile  à  reconnaître  la  présence  des  tissus  ou  des 
linéaments  les  plus  déliés,  même  lorsqu'on  emploie  l'éclai- 
rage oblique,  le  plus  approprié  à  ce  genre  d'observations. 

Je  donne  ci-dessous  la  liste  des  espèces  regardées  gêné- 
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ralement  comme  les  plus  convenables  pour  test-objntt. 
Le  numéro  qui  suit  leur  nom  indique  le  nombre  de  slrie* 
transversales  que  présentent  leurs  valves  dans  un  millième 
de  pouce  anglais.  Dans  la  première  espèce  seule,  les  flri* 
sont  obliques  ou  diagonales. 

î'U'iiriisiyiiin  riilgiilfttiiin .  52 

—            fasdola 61 

Surirelln  ki'iiiiim .ta 

(!rsnnnnlc|ilii>ru  inm'ikiita.      .  .  , 60 

NaviruU  rhomhoidi'i .... g;j 

Nitinr.Uii)  'igrooiilo* 85 

A  ni  p  li  i  pin  i  i-ii  jn-llm  Idn. i  35 

Le  Orammntfipfiora  subtil isshna,  souvent  cité,  n'wt 
qu'une  variété  du  G.  macilenta. 

Quoique  la  science  soit  aidée  maintenant  par  d'excellesls 
instruments  et  que  l'élégance  des  Pteitrosigma  ait  allirf 
vivement  l'attention  des  observateurs,  l'opinion  n'es!  os 
encore  complètement  arrêtée  sur  lu  véritable  structure  it 
leurs  valves.  Leurs  stries,  le  plus  souvent  croisées,  sépa- 
rent-elles des  séries  de  fossettes  ou  de  petits  points  sail- 
lants? On  pense  le  plus  généralement  que  la  surface  de? 
valves  est  réticulée,  comme  cela  se  voit  dans  beaucoup 
d'antres  Diatomées.  L'apparence  de  stries  ne  serait  qu'une 
illusion  produite  par  des  différences  de  foyer  qui  résulte- 
raient des  diverses  couches  de  la  valve,  malgré  son  peu 
d'é    ■ 


CHAPITRE  XX. 


APPLICATION    DU    MICROSCOPE   A    LA    CHIMIE. 

La  rristrilii&titioii   de  plusieurs  substances  fournira  à 
l'observateur  une  source  abondante  de  jouissances  variées. 
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Examiné  avec  le  microscope  solaire,  le  phénomène  est 
admirable.  La  formation  des  cristaux  et  les  dispositions 
qu'ils  affectent  réalisent  tout  ce  que  l'esprit  peut  imaginer 
de  plus  bizarre,  de  plus  gracieux  et  de  plus  délicat.  Ces 
expériences  n'exigent  pas  de  grandes  préparations;  cepen- 
dant nous  devons  indiquer  les  principales  règles  à  suivre 
pour  choisir,  disposer  et  conserver  les  échantillons  soumis 
au  microscope.  Peut-être  nous  reprochera-t-on  de  nous 
servir  du  mot  cristallisation,  car  les  substances  préparées 
pour  l'observation  microscopique  prennent  des  formes 
variées,  et  Ton  ne  retrouve  pas  ces  figures  régulières  et 
constantes  des  véritables  cristallisations;  on  pourrait 
peut-être  employer  le  terme  arborisation,  mais  il  nous 
semble  que  le  premier  frappera  mieux  l'esprit  du  lecteur 
et  donnera  une  idée  plus  exacte  du  phénomène. 

L'eau  distillée  doit  être  employée  de  préférence  pour 
dissoudre  les  différents  corps;  on  peut  au  besoin  se  servir 
d'eau  ordinaire,  mais  on  est  exposé  à  rencontrer  des  corps 
étrangers  mêlés  aux  solutions,  et  quelquefois  ils  peuvent 
altérer  la  forme  des  cristaux. 

Dans  le  chapitre  Préparation  des  objets,  nous  avons  in- 
diqué les  solutions  alcooliques  ou  éthérées  qui  s'évaporent 
promptement  et  donnent  des  résultats  plus  rapides. 

L'eau  sera  froide  ou  chaude,  suivant  le  degré  de  solu- 
bilité du  corps,  et  les  solutions  seront  toujours  concen- 
trées. On  les  obtient  facilement  en  cet  état  en  les  saturant; 
le  repos  amène  la  précipitation  de  la  matière  surabondante. 
Si  Ton  opérait  avant  cette  précipitation,  il  ne  se  formerait 
sur  le  porte-objet  que  des  masses  cristallines  confuses.  En 
observant  ces  précautions,  les  mêmes  sels  donneront  tou- 
jours des  figures  semblables. 

On  prend  une  goutte  de  la  solution  au  bout  d'une  tige 
de  verre  plein,  et  on  l'étend  sur  une  lame  de  verre  de 


504  APPLICATION  DU  MICROSCOPE 

manière  que  la  couche  ne  soit  pas  Irop  épaisse.  Si  la  sub- 
stance cristallise  spontanément  et  avec  rapidité,  on  la  pla* 
tout  île  suite  sur  la  platine,  et  l'on  met  le  microscope  au 
point  en  examinant  toujours  le  liquide  vers  les  bords,  nà 
la  couche  de  liquide  est  plus  mince  et  commence  d'aluni 
à  se  cristalliser.  Si,  au  contraire,  la  chaleur  est  nécc*saitï 
pour  développer  le  phénomène,  on  tient  la  bande  de  verrt 
au-dessus  de  la  flamme  d'une  bougie  ou  sur  un  feu  clair, 
jusqu'à  ce  que  l'on  aperçoive  de  petites  portions  qui  se 
solidifient  et  deviennent  blanches  ou  de  tonte  autre  cou- 
leur, suivant  la  nature  du  corps;  c'est  en  ce  moment  qu'il 
faut  placer  le  porte-objet  sur  la  platine  et  observer  à  h 
circonférence  de  la  couche  liquide.  La  cristallisation  est 
d'abord  lente;  mais  à  mesure  que  le  liquide  s'évapore. 
les  cristaux  se  forment  beaucoup  plus  vile,  et  quelquefois 
même  on  ne  peut  suivre  leur  marche  et  la  formation  d« 
différentes  branches  qui  apparaissent  avec  la  rapidité  uV 
l'éclair.  II  faut  bien  se  garder  de  cesser  l'observation 
pendant  un  seul  instant,  car  chaque  seconde  voit  n3Îtr>' 
une  nouvelle  forme;  lorsque  vous  croyez  l'expérience 
terminée,  de  nouveaux  rejetons  s'élancent  de  tous  côtés 
et  souvent  ils  ne  ressemblent  en  rien  aux  premières 
productions. 

Quelquefois  on  éprouve  de  la  difficulté  à  étendre  la 
goutte  de  solution  sur  la  bande  de  verre  :  elle  se  sépare  en 
plusieurs  petites  gouttelettes qu'on  ne  peut  réunir;  il  faut 
dans  ce  eus,  frotter  le  liquide  sur  la  lame,  de  manière  à 
humecter  exactement  la  surface  lisse  du  verre,  et  lorsque 
nette  couche  légère  est  sèche,  on  y  étend  sans  peine  une 
autre  «nulle. 

Il  arrive  aussi  que  I,.  liquide,  en  s'évaporant,  se  condense 
sur  l'objectif  e|  empêche  île  diminuer  Conservation;  un 
peut,  il  est  vrai,  dévisser  le>  lentilles  et  les  essuver.  m.-,;. 
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on  perd  souvent  un  temps  précieux,  pendant  lequel  le 
phénomène  suit  sa  marche  ;  d'ailleurs  l'opération  n'est 
quelquefois  pas  terminée  lorsqu'on  remplace  les  verres,  et 
il  faut  recommencer  la  même  manœuvre.  Cet  accident  est 
encore  plus  fréquent  dans  d'autres  circonstances  ;  aussi 
notre  microscope  chimique  est-il  indispensable  lorsqu'on 
veut  se  livrer  à  une  suite  d'expériences  sur  les  actions 
réciproques  des  différents  corps. 

Il  est  utile  de  conserver  une  série  des  diverses  cristalli- 
sations, pour  les  avoir  sous  la  main  à  l'instant  même  lors- 
qu'on veut  démontrer  leurs  formes  ou  en  faire  le  sujet  de 
nouvelles  observations.  Celte  collection  est  surtout  pré- 
cieuse pour  les  expériences  de  polarisation,  dont  on 
trouvera  plus  loin  quelques  exemples. 

Quand  on  fait  cristalliser  une  substance  sur  une  lame  de 
verre,  il  faut  la  recouvrir  d'une  autre  lame  d'égale  gran- 
deur, mais  beaucoup  plus  mince.  On  empêche  le  contact 
des  surfaces  qui  pourraient  altérer  la  préparation  en  pla- 
çant entre  les  deux  lames  une  feuille  d'étain  plus  ou  moins 
épaisse,  percée  d'une  ouverture  proportionnée  à  l'étendue 
de  la  cristallisation;  enfin  on  lute  les  deux  lames  avec  du 
mastic  ou  de  la  cire  à  cacheter,  et  quelquefois  en  collant 
des  bandes  d'étain  sur  leurs  bords.  Les  cristallisations  se 
conservent  parfaitement  dans  ces  porte-objets. 

Sel  marin,  hydrochlorate  de  soude.  —  Cristallise  sous 
forme  de  cubes,  de  lames  quadrilatères,  de  pyramides 
creuses,  à  basés  quadrilatères;  leurs  côtés  présentent  une 
série  de  degrés,  et  elles  se  terminent  tantôt  en  pointe, 
tanlôt  par  une  surface  tronquée. 

Salpêtre,  nitrate  dépotasse.  —  En  chauffant  légèrement 
on  voit  paraître  sur  les  bords  des  cristaux  allongés,  trans- 
parents, a  bords  parallèles,  terminés  en  biseau,  en  pointe; 
souvent  ils  dissolvent  et  se  reforment  de  nouveau.  Si  Ton  a 
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soumis  le  liquide  à  l'action  d'une  forte  chaleur,  il  se  htm 
rapidement  des  ramifications  magnifiques. 

Sulfate  de  cuivre.  —  Produit  des  cristaux  d'abord  trê- 
courts,  mais  qui  ne  tardent  pas  à  s'étendre.  [lssoatsgl 
transparents,  réguliers,  réfléchissent  admirablement  ti 
lumière  par  leurs  faces  et  leurs  angles.  Pendant  PéWp  - 
ration  du  liquide,  on  voit  paraître  des  corps  déliés, 
liformes,  juxtaposés,  entrecroisés  ou  partant  d'un  ccnlr* 
commun  pour  former  une  espèce  d'étoile.  Bientôt  il  s- 
forme  au  milieu  de  la  goutte  des  stries  longitudinales, 
garnies  de  petites  ramifications  plus  ou  moins  rapproché». 
A/un.  —  1"  Sur  les  bords,  formation  de  petits  crisUmi 
plusieurs  faces,  se  rapprochant  plus  ou  moins  de  la  véri- 
table forme  cristalline  du  sel. 

2*  Formation  de  petits  points  arrondis  qui  s'étcsiuVnt, 
prennent  une  apparence  étoilée  et  quelquefois  celle  d'utK 
comète. 

3"  Lorsque  le  liquide  est  presque  entièrement  é\.i(>..r 
apparition  subite  de  cristaux  allongés,  sinueux  sur  leur 
bords,  qui  donnent  naissance  à  des  lignes  semblable?, 
d'où  s'élancent  de  nouveaux  rejetons.  Ceux-ci  s'élargissent 
vers  leurs  extrémités  et  se  terminent  en  forme  de  massue, 
D'autres  fois,  ces  figures  sont  parallèles  et  coupées  par  un 
grand  nombre  de  stries  transversales.  On  rencontre  aussi 
des  lignes  parallèles  que  d'autres  coupent  à  angle  droit  en 
formant  une  espèce  de  tissu  diaphane. 

Se/  ammoniac  {hydrockhrate  d'amnwiiiaqite).  De 

nombreux  épis  toujours  parallèles  s'élancent  des  bords  d« 
la  goutte  ni  donnent  naissance  à  des  branches  analogue 
située?  â  angle  droit.  Tous  les  épis  ne  marchent  pas  dans 
le  même  sens  :  quelques-nos  s'avancent  âirectetnent 
d'autres  horizontalement,  niais  par  groupes,  dont  h>s  diffé- 
rents  lige*  stUll  toujours   parallèles.  Quelquefois  -la  tige 
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principale  se  fend  et  forme  deux  branches  dépourvues  de 
saillies  sur  leur  bord  interne.  Le  centre  de  la  goutte  est 
bientôt  rempli  d'épis  semblables,  mais  anastomosés  de 
différentes  manières.  Souvent  ils  forment  des  espèces  de 
croix,  et  Ton  rencontre  même  des  figures  en  zigzag. 

Est-il  nécessaire  de  multiplier  les  exemples,  et  ne  suffit- 
il  pas  actuellement  de  donner  les  noms  de  quelques  sub- 
stances dont  les  cristallisations  sont  plus  ou  moins  remar- 
quables? 

Solution  de  fleurs  d'antimoine. 

Solution  de  sublimé  corrosif. 

Solution  de  sel  de  Glauber. 

Dépôt  salin  des  urines. 

Mucus  nasal. 

Solution  de  camphre  dans  l'alcool. 

Si  Ton  étend  sur  une  lame  de  verre  une  goutte  de  solu- 
tion de  nitrate  d'argent,  et  que  Ton  y  projette  quelques 
parcelles  de  limaille  de  cuivre,  on  observera  avec  le  mi- 
croscope, disposé  comme  pour  les  objets  opaques,  une 
végétation  admirable  de  rameaux  d'argent  naissant  autdttr 
des  parcelles  de  cuivre  et  envahissant  peu  à  peu  tout  1e 
champ  du  microscope.  On  peut  remplacer  la  limaille  par 
des  fils  de  cuivre  ou  de  petits  globules  de  mercure.  On 
verra  également  de  fort  belles  végétations,  si  Ton  soumet 
au  microscope  de  petits  fragments  de  ces  productions 
connues  sous  le  nom  d'arbres  de  Diane  et  de  Saturne. 

Quelques  substances  ont  besoin  de  l'action  de  la  chaleur 
pour  manifester  leurs  formes  cristallines  ;  le  deuto-iodure 
de  mercure,  par  exemple,  réduit  en  poudre  impalpable  et 
placé  sur  une  lame  de  verre  changera  complètement 
d'aspect  si  on  le  soumet  à  une  douce  chaleur  :  de  rouge 
qu'il  était,  il  devient  jaune,  et  l'on  aperçoit  aussitôt  des 
cristaux  dont  la  forme  varie  suivant  le  degré  de  chaleur 
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auquel  un  a  soumis  la  substance.  Si  l'on  poursuit Inter- 
vation,  on  voit  bientôt  paraître  des  jets  d'un  beau  mp 
orangé,  et  la  préparation  finit  par  prendre  cnliértnirti 
cette  couleur.  Nous  avons  failles  mêmes  puérieansa 
le  proto  et  le  deulo-chlonire  de  mercure,  et  loin'om^  mw 
avons  obtenu  de  Tort  beaux  résultats.  Nous  coiiscilk>n>i 
nos  lecteurs  de  faire  des  essais  semblables  sur  d'autre 
substances. 

M.  J.  Cuthbert nous  envoya,  il  y  a  longtemps,  deux éi-han- 
lillonsd'or  cristallisé;  cet  objel  nous  parut  d'aulam  |>lu? 
curieux  que  nous  crûmes  reconnaître  les  formes  et  lotte 
l'apparence  des  jolies  paillettes  polygonales  ijui  final 
l'aventurine  artificielle.  La  préparation  de  cet  or  crâLilli» 
est  peu  connue;  nous  allons  indiquer  le  procédé  a  SUffl 
pour  l'obtenir.  On  prépare  une  dissolution  sadirèe  JV 
dans  l'eau  régale,  et  on  la  laisse  reposer;  au  bout  d'un 
certain  temps  on  remarque  un  précipité  qui  forme  au  foui 
du  vase  un  disque  d'or  cristallisé  ;  on  peut  aussi  dianflir 
une  lrunc  d'or  mince  et  la  soumettre  sur  un  morceau  it 
ebarbon  à  l'action  du  chalumeau,  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  * 
peu  prés  fondue;  alors  on  la  plonge  dans  l'eau  régali-, 
qui  ag-it  sur  les  surfaces  et  met  en  évidence  les  cristaux- 
Il  faut  répéter  ces  manœuvres  jusqu'à  ce  que  la  cristalli- 
sation soit  bien  évidente.  Le  premier  procédé  est  le  plus 
simple,  et  nous  préférons  les  cristaux  que  l'on  obtient  de 
cette  manière. 

Les  petites  parcelles  d'or  ou  de  plaline  qui  résultent  de 
la  déflagration  de  ces  métaux  par  l'électricité  doivent 
Irouvcr  place  dans  la  collection  d'objets. 

Tout  le  monde  sait  que  lorsqu'on  bal  le  briquet  le  silex 
délache  des  fragments  d'acier,  qui  sont  quelquefois  fondus 
par  la  chaleur  développée  durant  l'opération,  et  que  l'on 
peut  recueillir  sur  une  touille  de  papier  blanc.  Ces  fia"- 
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ments,  examinés  comme  objets  opaques,  sont  arrondis  ou 
ressemblent  à  des  copeaux  que  les  jeux  de  la  lumière 
ornent  des  plus  belles  couleurs  irisées.  S'il  se  trouvait 
beaucoup  de  fragments  de  silex  mêlés  aux  parcelles  d'acier, 
on  isolerait  facilement  ces  dernières  en  promenant  sur  le 
papier  un  barreau  aimanté. 

Nous  trouvons  dans  les  notes  de  le  Baillif  quelques 
détails  sur  un  expérience  curieuse  faite  par  M.  Wiegman. 
Mettez  dans  un  vase  d'une  certaine  capacité  un  demi-gros 
de  poudre  de  corail  blanc  ou  rouge  avec  six  onces  d'eau 
distillée,  puis  exposez  le  liquide  au  soleil,  en  ayant  soin 
de  l'agiter  plusieurs  fois;  au  bout  de  quinze  jours,  décantez 
le  liquide  et  exposez-le  de  nouveau  à  l'action  des  rayons 
solaires.  Quinze  jours  plus  tard,  vous  y  reconnaîtrez 
d'abord  la  matière  verte  de  Priestley,  puis  des  conferves; 
au  bout  de  trois  ou  quatre  mois,  surtout  en  été,  ces  der- 
nières donneront  naissance  aux  animaux  connus  sous  le 
nom  de  Cyprides  détecta.  Si  Ton  expose  le  liquide  au  soleil 
dans  un  long  et  étroit  cylindre,  il  s'y  formera  des  espèces 
d'ulves  qui,  au  bout  d'un  certain  temps,  se  convertiront 
en  Daphnia  longispina. 

Nous  avons  déjà  dit  un  mot  sur  la  manière  de  conserver 
les  molécules  actives  de  Brown,  il  nous  reste  encore  à 
indiquer  leur  préparation.  On  dissout  un  peu  de  gomme- 
gutte  dans  de  l'eau,  et  l'on  renferme  une  petite  quantité 
de  cette  solution  dans  un  porte-objet  fermé  avec  du  blanc 
de  plomb  ;  on  apercevra  au  microscope  une  multitude  de 
petits  corpuscules  qui  s'agitent  en  tout  sens  dans  le  liquide  ; 
ce  mouvement  continuera  pendant  plusieurs  années;  aussi 
doit-on  avoir  soin  de  noter  exaclement  l'époque  de  la  pré- 
paration. Ce  curieux  phénomène  a  donné  naissance  à  des 
discussions  assez  vives  entre  plusieurs  savants;  mais, 
comme  nous  l'avons  dit  en  commençant,  nous  donnons 
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ici  un  recueil  d'expériences,  et  nous  laissons  à  d'autre lr 
soin  de  les  expliquer. 

Le  Phi/osophical  Magazine  contient  un  travail  de  N-  U 
Craig  sur  la  chimie  microscopique.  M.  Craig  se  sert  il  w 
de  nus  microscopes, q»'U  trouve  parfaitement  adapte  lu 
genre  de  recherches.  Son  procédé  pour  étudier  la  réacki 
des  divers  liquides  est  très-ingénieux.  Après  avoir  pi*- 
une  goutte  d'un  liquide  sur  une  lame  de  verre,  ii  U  re- 
couvre d'une  de  nos  plaques  minces  dont  la  face  infi-riMin 
est  enduiLe  avec  le  réactif. 

Voici  quelques-unes  de  ces  expériences. 
Du  carbonate  de  cuivre  placé  sur  la  plaque  inférieur 
et  do  l'acide  nitrique  sur  la  supérieure,  on  voit  l'acte 
carbonique  se  dégager  sous  la  forme  de  petites  buta 
qui  se  réunissent,  et  il  se  forme  des  petits  crisUui 
bleus  ou  plaques  rlioinboïdales  de  nitrate  de  cuim. 
Si  l'on  enlève  avec  précaution  la  plaque  supérieur*  4 
qu'on  la  remette  en  place  après  y  avoir  déposé  uv 
goutte  d'ammoniaque,  les  cristaux  se  dissolvent  et  font 
place  à  d'autres  cristaux  de  nitrate  d'ammuniaque  cl  I 
des  groupes  de  prismes  violets  de  nitrate  ammoniacal  à 
cuivre. 

Si  l'on  mêle  du  bichromate  de  potasse  avec  du  sel  marin 
sur  la  bande  de  verre  inférieure,  et  que  l'on  enduise  I* 
plaque  supérieure  d'acide  sulfurique,  il  se  manifcsie 
d'abord  un  dégagement  d'acide  hydrochlorique;  bieiitâl 
le  champ  du  microscope  est  traversé  par  des  courants  en 
différentes  directions,  au  milieu  desquels  flottent  des  par- 
ticules vertes  et  rouges;  le  liquide  s'éclaircit  ensuite  on 
voit  se  diriger  vers  les  bords  des  gouttelettes  rouges 
d'acide  cliloro-chromique,  et  il  se  forme  au  centre  .lu 
liquide  des  cristaux  île  sulfate  de  soude  et  de  sulfate  uV 
potasse  tachetés  de  gouttelettes  d'acide  rouge  et  mêles  a 
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des  cubes  de  sel  marin  el  à  des  cristaux  de  bichromate  de 
potasse  non  décomposés. 

En  faisant  agir  le  ferro-cyanate  de  potasse  sur  le  sulfate 
de  fer,  on  remarque  des  courants  indiqués  par  les  parti- 
cules de  bleu  de  Prusse. 

Si  Ton  ajoute  de  l'acide  sulfurique  à  du  carbonate  de 
cuivre,  les  cristaux  de  sulfate  se  montrent  sous  forme  de 
prismes  aplatis  à  six  faces  ;  en  ajoutant  un  peu  d'ammo- 
niaque, les  cristaux  se  métamorphosent  en  longs  prismes 
rectangulaires  avec  une  facette  sur  les  angles;  un  excès 
d'ammoniaque  les  change  de  nouveau  en  octaèdres  rhom- 
boïdaux,  et  Ton  fait  reparaître  les  prismes  rectangulaires 
par  l'addition  d'un  peu  d'acide  nitrique. 

Si  l'on  ajoute  une  goutte  d'acide  nitrique  aux  grains  de 
fécule  colorés  en  bleu  par  l'iode,  ils  se  gonflent  et  se 
rompent  enfin. 

En  faisant  agir  la  teinture  d'iode  sur  une  solution  de 
sulfate  de  soude,  le  sel  cristallise  aussitôt  en  longs  prismes; 
on  voit  paraître  des  gouttelettes  d'iode  d'une  couleur  rouge 
cerise,  et  bientôt  l'iode  forme  des  cristaux  métalliques, 
rhomboïdaux  et  opaques. 

Nous  citerons  encore  quelques  expériences  empruntées 
à  le  Baillif. 

La  gomme  arabique  mise  en  contact  avec  l'acide  sul- 
furique produit  une  multitude  de  cristaux  baccillaires, 
fusiformes,  radiant  d'un  centre  commun  et  formant  quel- 
quefois des  aigrettes.  Il  faut  poser  la  goutte  d'acide  sur 
le  côté,  afin  de  bien  voir  les  progrès  de  la  cristallisation. 
Au  bout  d'une  demi-heure,  l'effet  semble  terminé;  mais 
si  l'on  attend  quatre  ou  cinq  jours,  on  obtiendra  des  cris- 
taux magnifiques. 

Raclez  de  la  racine  fraîche  d'iris  de  Florence  ou  un 
morceau  de  vieille  racine  macérée  pendant  une  heure 
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dans  l'eau  chaude,  et  vous  apercevrez  déjà  une  grandi- 
quantité  de  erislaux  d'oxalalc  de  chaux.  Mais  pour  l« 
obtenir  parlaitcment  isolés  et  purs,  il  faut  râper  J<-  11 
racine  fraîche  et  la  faire  bouillir  dans  la  potasse  caus- 
tique; on  verra  alors  parfaitement  la  forme  des  rrt$t.iui 
longs,  très-diaphanes  cl  assez  semblables  à  un  burin. 


CHAPITRE  XXI. 

APPLICATION     DU   MICROSCOPE    A    L'ÉTUDE     DES     l.NFI'SO|l;£-. 
POLYPES,    LARVES   D'iNSECTES,    CRUSTACÉS,    BTC 

Nous  avons  choisi  parmi  les  infusoires  les  individus  lr* 
plus  curieux.  On  pourra  consulter  les  ouvrages  du  HGI  I 
d'Ehrenberg,  el  les  articles  de  M.  Dnjnrdin,  COOngoéi 
dans  les  Annales  des  sciences  naturel/es  ;  mais  le  second 
est  fort  cher,  et  i!  est  souvent  difficile  de  rencontrer  le 
Muller.  Nous  avons  publié  nous-mênie  un  abrège  de  l'ou- 
vrage anglais  de  M.  Prilchard  (1).  Les  endroits  oii  l'on 
trouve  plus  spécialement  les  différents  genres  sont  indi- 
qués à  la  fm  de  chaque  description.  Ces  renseignements 
sont  puisés  dans  l'ouvrage  de  Muller. 

Les  infusoires  du  genre  Proteus  sont  fort  curieux  à  élo- 
dter.  Ils  possèdent  la  singulière  faculté  de  changer  de 
forme  plusieurs  fois  en  une  minute;  ces  transformations 
s'opèrent  avec  lenteur  et  sont  faciles  à  observer.  C'est 
dans  l'eau  de  rivière,  au  mois  de  mars,  et  parmi  les  len- 
tilles d'eau,  que  se  rencontrent  le  plus  fréquemment  l<'> 
protées . 

Nous  indiquerons  en  second  lieu  les  ri!/rioiis,nu  nn^uill'V 
du  vinaigre  et  de  la  colle   (!<■   pâle.  Quelques  fabricants 
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mêlent  de  l'alun  à  la  colle,  ^t  il  paraît  que  celle  prépara- 
tion favorise  le  développement  des  vibrions.  La  structure 
de  ces  infusoires  est  curieuse  et  bien  visible  avec  un 
grossissement  médiocre . 

Sherwood,  chirurgien  anglais,  découvrit  un  mode  cu- 
rieux de  reproduction  propre  à  ces  animalcules.  Ayant  par 
hasard  blessé  un  vibrion,  il  vit  sortir  par  la  plaie  un  tube 
délié  semblable  à  un  intestin.  Sherwood  communiqua  ce 
fait  à  Needham,  et  tous  deux  répétèrent  l'expérience,  qui 
donna  constamment  le  même  résultat,  et  leur  démontra 
évidemment  que  celte  blessure  livrait  passage  à  plusieurs 
petits  vibrions  vivants,  renfermés  chacun  dans  une  mem- 
brane propre  excessivement  mince.  Lorsqu'on  veut  vérifier 
cette  expérience,  il  faut  prendre  avec  la  pointe  d'une 
épingle  un  peu  de  pâte  contenant  des  infusoires,  et  la 
délayer  dans  une  petite  quantité  d'eau  ;  on  apercevra 
bientôt  à  l'œil  nu  plusieurs  vibrions  nageant  dans  le 
liquide. 

Il  est  facile  de  glisser  sous  un  des  plus  gros  la  pointe 
flexible  et.  très-déliée  d'une  plume  et  de  le  porter  dans 
une  goutte  d'eau  placée  sur  une  lame  de  verre.  L'aiguille 
aiguisée  en  petit  scalpel  est  très-commode  pour  couper 
transversalement  le  vibrion  vers  le  milieu  de  sa  longueur  ; 
il  faut  à  l'instant  même  le  poser  sous  le  microscope,  et 
Ton  apercevra  une  multitude  de  petits  vibrions  qui  s'é- 
chapperont par  l'ouverture.  L'expérience  réussit  presque 
toujours,  à  moins  que  le  vibrion  n'ait  déjà  produit  tous  ses 
petits.  Si  l'on  observe  l'animalcule  mère  avant  l'opération, 
on  distinguera  les  petits  qu'il  contient,  et  plus  on  les  exa- 
minera en  un  point  rapproché  de  la  queue,  plus  leurs 
formes  seront  prononcées. 

Nous  donnerons  ici  la  manière  de  préparer  la  pâte. 
Faites  bouillir  un  peu  de  farine  dans  de  l'eau  jusqu'à  ce 
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que  l<'  liquide  ail  pris  la  eonsislarjce  do  la  paie  etupl.) 
par  les  relieurs.  Exposez -la  à  l'air  dans  un  vase  démon 
et  battez  de  temps  en  temps  pour  empêcher  II  farta 

durcir  "ii  île  se  recouvrir  de  moisissures  ;  .-iprês  qurlq 
j-iurs,  la  préparation  s'aigrit,  et  c'est  alors  «ju'ou  trw 
la  superficie  'les  myriades  de  vibrions. 

Pour  conserver  cette  pâte  toute  l'année,  il  faut  aj»w 
de  temps  en  temps  un  |ieu  d'eau  ou  de  pâte  nouvelle  ; 
peut  y  verser  parfois  une  ou  deux  goutter  de  ••••■  i  .i 
Le  mouvement  continu  des  vibrions  empêchera  la  m 
sissure. 

La  Vorhrril'i  r»t"/i>ri"  ou  rulifére  est  un  des  plut  I  -. 
sujets  microscopiques,  La  disposition  des  cils,  leurs  nm 
wineiits  particuliers,  qui  les  l'ont  ressembler  a  de  peut 
roues,  la  belle  organisation  que  l'on  découvre  HV  Mj 
à  UVN  les  tissus  transparents,  les  mouvements  de  ma 
lation,  tout  se  réunit  pour  exciter  l'admiration.  Les  Part 
rrlln  comall'irin  et  IttnnvU,  el  surtout  la  belle  I".  Sn* 
de  Mûllor,  ou  ByttaHtm  Smin  d'Elirenberir.  méritent  iir 
mention  spéciale. 

On  les  rencontre  dans  l'eau  de  mer,  parmi  les  lemilh 
d'eau,  à  la  fin  de  l'été,  principalement  sur  les  feuilles,  51 
les  petits  coquillages,  dans  plusieurs  infusions  végéMk 
préparées  en  été,  dans  les  eaux  stagnantes,  les  kouI 
tières,  etc. 

Nous  trouvons  dans  une  note  de  le  Baillif  (J,  uo  pn 
cédé  qu'il  donne  comme  infaillible  pour  se  procurer  d* 
rotiféres. 


ntiiri-»  pour  li-i  compléter,  Uurlij 


r  ftiiv  mi.-mKM(,l..'«.  Mninles    r..,,    n« 
'  il   mirnii  Mlu  rrpéisr  nrlmnc;  np, 


-éTV^TA 
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«  En  1811,  dit-il,  j'exploitai  particulièrement  la  mare 
cTAuteuil.  Toutes  les  fois  que  les  eaux  rapportées  conte- 
naient des  productions  connues  sous  le  nom  de  loges  de 
verres  à  tuyaux  (phryganes)>  j'étais  sûr  d'y  trouver  des 
rotifères.  En  conséquence,  je  fis  une  ample  provision  de 
toutes  les  espèces  de  débris  que  je  pus  rencontrer. 

>  Depuis  cette  époque,  tous  les  ans  au  mois  d'avril,  j'ai 
mis  six  ou  huit  de  ces  tuyaux  dans  un  vase  contenant  de 
l'eau  de  fontaine,  et  placé  sur  une  fenêtre  exposée  au 
nord.  Vers  le  cinquième  jour,  suivant  la  température,  une 
monade  jaunâtre  m'annonçait  la  génération  prochaine  des 
rotifères,  et  le  dixième  jour  au  plus  tard  je  trouvais  des 
colonies  de  ces  animalcules.  11  suffisait,  pour  les  conserver, 
de  renouveler  une  partie  de  l'eau  de  temps  en  temps.  » 

Le  Baillif  fit  aussi  des  expériences  sur  la  résurrection 
des  rotifères  après  plusieurs  jours  de  dessiccation.  Voici 
comment  il  s'exprime  : 

c  Mon  excellent  ami  M.  Laligant  a  pris,  sur  les  tuiles  de 
la  maison  qu'il  habite,  une  touffe  de  mousse  bien  ver- 
doyante. Placée  dans  l'eau,  elle  s'est  montrée  fort  riche  en 
rotifères. 

»  Ce  matin,  29  novembre  1831,  il  a  eu  la  bonté  de 
m'apporter  une  lame  de  verre  sur  laquelle  il  tenait  sept 
rotifères  desséchés  depuis  huit  jo\irs^  et  pris  dans  la 
touffe  de  mousse  dont  nous  avons  parlé.  Deux  ou  trois 
gouttes  d'eau  furent  placées  sur  les  animalcules,  et  au 
bout  d'une  heure  trois  avaient  déjà  recouvré  complète- 
ment leur  mobilité. 

pérant,  et  souvent  même  un  seul  mot  suffisait  à  le  Baillif  pour  lui  rappeler 
le  fait  le  plus  important.  Enfin,  parmi  toutes  ces  observations  intéressantes, 
il  en  est  beaucoup  qui  auraient  besoin  d'être  fécondées  par  leur  auteur. 
Ces  matériaux  contribueront  à  enrichir  ce  chapitre;  mais  relève  a  dû 
reculer  devant  l'idée  présomptueuse  de  compléter  l'œuvre  du  maître. 


illtî  APPLICATION   lll'    MICROSCOPE 

>  Celte  plaque,  étiquetée  el  gardée  Ktét  rtio,  Mil  ■ 

bibée  d'eau  de  mois  en  mois.  > 

Polypes  verts  et  bruns  {Hydrn  viridîs  cl  yrisea,\Àu.i- 
Ces  polypes,  qui  semblent  destines  par  la  nature  à  Mil 
île  transition  entre  le  règne  végéta]  el  le  régne  animil. 
sont  remarquables  par  la  simplicité  de  leur  organisai 
et  la  manière  dont  ils  se  reproduisent.  Ils  ont  un*1  hjM> 
rence  gélatineuse,  el  présentent  plusieurs  brandie*  fi 
viennent  toutes  aboutir  à  nn  tronc  commun.  La  houclw 
est  entourée  de  tentacules  rayonnes,  en  nombre  varôblt. 
et  tabulée  comme  le  reste  du  corps.  L'extréioilé  poflf- 
rieure  ou  queue  est  évasée  en  forme  de  pavillon  pu 
embrasser  une  plus  grande  surface  lorsque  le  polype  a 

u'xe  sur  un  objet;  toutefois  on  n'y  remarque  , ■■ 

verlure,  el  les  matières  sont  rejelées  par  l'orifice  Mlfafea 
ou  bouche.  On  peut  comparer  le  polype  à  un  tube.  l-> 
cavité  joue  le  rôle  de  tube  digestif,  que  les  aliments  par- 
courent au  moyen  des  contractions  el  dilatations  stica-v 
sives  du  corps.  On  ne  reconnaît  aucune  trace  de  svslérae 
neneux  ou  respiratoire.  Us  changent  de  place  en  se  fusni 
alternativement  par  la  tête  et  la  queue  sur  les  eorps  qui 
les  environnent,  et  se  meuvent  également  dans  l'eau,  li- 
se nourrisseuL  ordinairement  de  petits  cruslacés,  de  larve*, 
et  quelquefois  de  fragments  de  viande  crue. 

Il  est  vraiment  curieux  de  les  voir  guetter  leur  ptflfe 
Alors  ils  s'étendent,  développent  leurs  tentacules,  em- 
brassent la  victime  el  l'engloutissent,  puis  ils  se  con- 
traclent  et  sont  plongés  dans  une  torpeur  comparable  ;i 
celle  qui  s'empare  du  boa,  lorsqu'il  vient  de  se  repailre. 

Ils  n'onl  pas  de  sexe,  el  chaque  individu  se  reproduit 
sponlanéi  nent.  Ine  partie  du  corps  se  dilate,  donne  nais- 
sance à  une  nouvelle  branche,  cl  lorsqu'elle  est  assez  dé- 
veloppée, les  lenlacules  se  montrent  sur  l'extrémité  libre. 
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Il  existe  entre  les  cavités  des  deux  individus  une  communi- 
cation qui  ne  cesse  que  peu  de  temps  avant  leur  séparation. 

Dans  les  temps  chauds,  on  voit  quelquefois  paraître  sur 
le  même  individu  trois  ou  quatre  rejetons  qui  se  repro- 
duisent eux-mêmes  avant  d'être  séparés  du  corps  prin- 
cipal. 

Si  Ton  coupe  un  polype  transversalement  en  deux, 
chaque  partie  se  développera  bientôt  pour  former  un 
nouvel  individu  ;  M.  Pritchard  a  vu  les  morceaux  se  re- 
former complètement  en  trois  jours. 

Baker,  qui  s'est  beaucoup  occupé  du  même  sujet,  rap- 
porte quelques  expériences  faites  par  Trembley  en  1704. 
Lorsqu'on  coupe  un  polype  dans  le  sens  de  sa  longueur, 
on  obtient  deux  moitiés  de  tube,  et  les  bords  de  chaque 
moitié  se  réunissent  bientôt  pour  former  deux  individus 
distincts.  Cette  régénération  s'opère  en  deux  ou  trois 
heures. 

Si  la  section  longitudinale  n'est  pas  prolongée  jusqu'à 
l'extrémité  caudale,  on  pourra  obtenir  deux  polypes  sur 
une  seule  tige,  et  la  division  de  ces  nouvelles  branches  en 
produira  de  nouvelles.  Trembley  a  obtenu  de  cette  ma- 
nière un  polype  à  corps  unique,  surmonté  de  sept  têtes. 
Il  les  coupa  ensuite  :  elles  furent  bientôt  remplacées  et 
formèrent  elles-mêmes  sept  polypes  complets.  En  lisant  ces 
curieux  détails,  on  se  croirait  transporté  aux  temps  fabu- 
leux où  le  fils  de  Jupiter  soutenait  un  rude  combat  contre 
l'hydre  de  Lerne. 

Trembley  fit  de  nouvelles  recherches,  et  reconnut  que 
les  deux  portions  d'un  polype  divisé  transversalement 
pouvaient  se  réunir  lorsqu'on  les  mettait  en  contact;  bien 
plus,  la  moitié  d'un  individu  s'est  réunie  à  la  moitié  d'un 
autre  ;  mais  ces  deux  expériences  ne  réussissent  pas  tou- 
jours. 


Donnons  quelques  renseignements  sur 

conserver  les  polypes. 

On  doit  les  placer  dansdes  vases  larges  et  I 
ils  se  portent  de  préférence  vers  te  i 

Le  liquide  sera  changé  fï'équematen 
se  procurer  do  Tenu  provenant  de  la  mare  où 
les  pohpes,  on  pourra  la  remplacer  par  de  l'ea 
dans  laquelle  on  fera  toujours  végéter  qOAti 
plantes,  telles  qui1  les  lentilles  d'eau,  etc.  Ara 
ger  le  liquide,  il  faut  transporter  les  polype- 
barbes  d'une  plume,  dans  un  vase  contenant 
l'eau  dans  laquelle  ils  se  trouvent. 

On  peut  alors  enlever  les  matières  qui  s'acco 
les  parois  du  vase  et  empêcheraient  les  polyp 
velopper,  bien  qu'on  eut  soin  de  leur  donner 
tore  abondante  et  de  changer  l'eau. 

On  les  nourrit  avec  de  petits  crustacés,  des  la 
vers  ;  si  l'on  ne  peul  s'en  procurer,  il  Taut 
viande  crue  en  Ires-petits  morceaux,  qu'on  lai 
doucement  dans  le  liquide  a  Pendroîl  00  se  l 
polypes.  Dans  les  temps  rigoureux,  on  doit  en 
placer  trop  près  de  la  fenêtre,  car  le  froid  i 

HÏMÎt 
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Quelquefois  ils  sont  fixés  sur  de  petits  insectes  aquatiques* 

On  rassemble  beaucoup  de  ces  matières  dans  un  vase, 
où  les  polypes  ne  tardent  pas  à  se  développer.  Il  est  rare 
de  les  rencontrer  dans  les  eaux  stagnantes  ou  à  courant 
rapide. 

Les  mares  de  la  forêt  de  Saint-Germain  sont  assez  riches 
en  polypes.  On  cite  surtout  celle  aux  Canes,  ainsi  qu'un 
bassin  situé  dans  le  jardin  du  couvent  des  Loges. 

Parfois  les  polypes  sont  couverts  d'insectes  qui  unissent 
par  les  détruire;  il  faut  les  en  débarrasser  au  moyen  d'un 
pinceau  très-doux  qu'on  promène  légèrement  sur  leur 
corps.  Les  matières  accumulées  sur  les  parois  des  vases 
déterminent  quelquefois  la  mortification  d'une  portion  du 
polype,  qu'il  faut  amputer  pour  sauver  l'individu. 

Il  est  assez  difficile  de  préparer  les  polypes  qu'on  veut 
conserver  dans  les  porte-objels;  néanmoins  on  y  parvient 
avec  de  la  patience  et  de  l'adresse. 

Placez  un  polype  dans  une  petite  cupule  avec  une  goutte 
d'eau  ;  quand  il  sera  bien  développé,  faites  écouler  une 
partie  du  liquide  et  plongez  le  tout  dans  l'esprit-de-vin. 
L'animalcule  périra  instantanément,  en  se  contractant 
plus  ou  moins.  Nettoyez-le  avec  un  pinceau  fin,  pendant 
qu'il  est  plongé  dans  Faclool,  et  enlevez  avec  soin  les 
insectes  qui  pourraient  y  adhérer. 

En  le  retirant  de  l'alcool,  ses  différents  appendices  se 
réunissent  et  adhèrent  ensemble;  on  ne  pourrait  les  sépa- 
rer sans  les  mettre  en  lambeaux.  Il  faut  glisser  une  lame 
de  verre  sous  l'animal  qui  surnage,  et  séparer  les  appen- 
dices; on  le  retire  ensuite  de  l'alcool,  et  avec  de  petites 
pinces  et  le  pinceau  doux  imbibé  d'esprit-de-vin  on  dispose 
convenablement  les  différentes  parties.  Après  avoir  fait 
sécher  la  préparation,  il  ne  reste  plus  qu'à  la  recouvrir 
d'une  lame  de  verre  mince  maintenue  par  le  blanc  de 
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plomb.  Quelquefois  on  la  place    préalablement  dut  à 
baume  de  Canada. 

Nous  nous  bornerons  à  ces  renseignements;  c'est  te 
l'ouvrage  île  Trembley  qu'il  faut  lire  l'histoire  complu 
fies  polypes;  celle  belle  monographie    est  tin  réritilk 
modèle  à  suivre  pour  les  travaux  sur  l'histoire  nalurelif. 
Larve  d'une  espèce  dp  dytique,  milf/airemettt  nom** 
erocodite.  —  Les  ceufs  qui  contiennent  ces  Jarvesse  tn>n- 
vent,  pendant  le  printemps  et  l'été,  sous    le»  plantes  aqe- 
tiques  elles  conferves  qui  poussent  à  la  surface  de  l'eau.  Ri 
sont  renfermés  dans  une  espèce  de  sac  un  peu  plus  pelt. 
qu'un  pois  et  d'une  couleur  blanchâtre;  un  filament  délr 
les  attache  aux  petites  lierbes  et  empêche  qu'ils  ne  soi»! 
entraînés  par  le  courant.  Placés  dans  un  vase  plein  d'ean 
exposé  au  soleil,  ces  œufs  écloront  en  pou  de  jours.  Les 
jeunes  larves  ont  d'abord  nue  couleur  sombre  et  sont  trw- 
actîves;  à  une  époque  plus  avancée  elles  quittent  leur 
enveloppe,  sonl  alors  presque    immobiles,  perdent  leur 
coloration  et  ne  prennent  pas  de  nourriture.  Lorsqu'elle 
ont  recouvré  leur  acliwié,  ou  remarque,  pendant  la  dt- 
glutition,  les  mouvements  de  la   glotte,  le  passage  des 
aliments  dans  le  canal  intestinal  el  la  circulation  dec 
fluides  dans  les  vaisseaux.  On  doit  éviter  de  les  pbcer 
dans  un  vase  contenant  d'autres  insectes;  car  ces  derniers 
seraient  inévitablement  détruits.  Deux  Fortes  mandibules, 
qui  s'entrecroisent  lorsqu'elles  sont  fermées,  occupent  la 
partie  anlérieure  de  la  tèle.  C'est  avec  ces  armes  redou- 
tables que  le  crocodile  saisit  sa  proie,  la  blesse  et  l'en- 
traîne vers  sa  bouche.  Sans  attendre  que  la  victime  ail 
succombé,  la  larve  s'abreuve  des  fluides  et  ne  rejette  que 
la  peau  de  l'insecte.  On  distingue  sur  la  même  partie  des 
palpes  composées    de    quatre   articulations  el   six   yeux 
groupés  de  chaque  côté.  La  tète  est  aplatie  et  réunie  au 
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thorax  par  des  muscles  flexibles  qui  lui  permettent  de  se 
mouvoir  dans  tous  les  sens. 

La  transparence  des  tissus  laisse  apercevoir  distincte- 
ment les  ganglions  nerveux,  les  trachées  et  l'organe  pulsa- 
toire,  considéré  par  quelques  naturalistes  comme  le  cœur 
des  insectes,  mais  qui  ne  reçoit  aucun  vaisseau,  d'après  les 
recherches  de  Cuvier  et  d'autres  observateurs.  Leur  six 
pattes,  hérissées  de  poils,  sont  terminées  par  de  forts 
crochets  et  parcourues  dans  toute  leur  longueur  par  de 
petits  vaisseaux  ramifiés;  la  queue  se  partage  en  deux 
appendices  qui  en  supportent  d'autres  plus  petits;  on  pré* 
tend  qu'ils  se  reproduisent  lorsqu'on  les  détruit. 

Ces  insectes  se  nourrissent  principalement  de  larves, 
d'éphémères  et  de  cousins,  quelquefois  même  ils  se  dé- 
vorent entre  eux.  A  mesure  qu'ils  avancent  vers  leur  matu- 
rité, leurs  mouvements  se  ralentissent,  et  parfois  ils  sont 
tout  couverts  de  Vorticella  convallaria  qui  s'y  attachent 
par  leurs  filaments  ;  on  peut  surtout  observer  celte  parti- 
cularité  lorsque  les  larves  sont  conservées  dans  un  vase 
étroit.  (Voyez  Microscopic  Cabinet,  pi.  I)  (1). 

Le  Moncle  (Lynceus  sphericus,  Mùller;  Monoculus 
minutus,  Lin.).  —  Le  tégument  de  cet  insecte  est  remar- 
quable par  des  lignes  réticulées  qui  lui  donnent  l'appa- 
rence d'un  travail  de  mosaïque. 

Cette  coquille,  très-transparente,  est  formée  d'une  seule 
pièce,  mais  elle  est  assez  élastique  pour  que  l'animal 
puisse  la  fermer  ou  l'ouvrir  à  la  manière  des  moules. 
Malgré  leur  nom  de  monocle,  ces  insectes  ont  deux  yeux 
noirs  de  grandeurs  différentes  et  enfoncés  dans  l'écaillé. 

(1)  Le  Microscopic  Cabinet  de  Pritchard  a  été  traduit  en  français  par 
N.  P.  Lerebours.  Se  trouve  à  Paris,  chez  M.  Sccretan,  opticien,  13,  place 
du  Pont-Neuf. 
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Le  bec  est  pointu  et  suit  la  farine  convexe  de  Onveloff 
au-dessous  de  lui  est  un  second  appendice  plni  eoutt  * 
terminé  par  des  cils,  puis  viennent  les  lient  iWw 
portant  également  des  snies  à  leurs  extrémités.  0"*"* 
branchies  -.uni  placées  sur  le  même  ranj;  a  l'intérieur  I 
l'écaillé,  cl  servent  à  imprimer  un  mouvement  eiraibn* 
a  l'insecte;  quelquefois  même  elles  paraissent  lui  wrro  ' 
grimper  le  long  des  petites  liges  sur  lesquelles  il  «  fi» « 
les  saisissant  entre  ira  bords  de  ses  écailler.  A  la  {UiriK 
postérieure  se  trouve  un  appendice  cilié  armé  à»  ilw 
crochets,  et  portant  à  sa  hase  une  espère  rie  petit  iriitr» 
On  aperçoit  parfaitement  le  canal  intestinal  et  la  ocar 
riture  qui  le  parcourt,  ainsi  qu'un  petit  corps  owilt 
placé  derrière  la  tête  e.t  doué  d'un  mouvement  pubatM* 
rapide. 

Le  monocle  se  nourrit  d'animalcule».  On  le  trouve  )*■ 
dan!  l'été  dans  le  creux  de*  étants  et  le*  Oaqnes  d'eau*' 
pluie.  Les  petits  prennent  leurs  ébats  autour  de  kio 
parents,  et  au  moindre  danger  se  précipitent  ver-  !»w 
mère,  qui  les  remet  à  l'abri  en  les  renfermant  dans  s 
coquille. 

LeCvcLorEàquatrc  cornes  ou  moucheron  d'eau  (Cyrhp 
fjuaditrmnh.  Millier;  Pedimlus  '"/nalittis,  Baker).—'* 
petit  crustacé  se  trouve,  dans  toutes  les  saisons,  à  la  surf»? 
de  l'eau,  ruais  surtout  en  juillet  el  en  août  ;  on  le  prend  aw 
un  petit  lilel.  Le  corps  est  couvert  d'écaillés  imbriqué» 
qui  se  meuvent  latéralement  et  verticalement  ;  elles  ne  « 
réunissent  pas  sous  le  corps  el  laissent  un  pMttUJt  MB 
branchies;  le  beo  est  court  et  pointu;  un  peu  iui-des»"i>- 
se  trouve  l'œil  unique,  d'une  couleur  rouge  foncé  et  tut*' 
dans  l'écaillé.  Aux  deux  côtés  de  l'œil  naissent  les  antenne-, 
dont  la  paire  supérieure  est  la  plus  longue;  elles  sont  atti- 
culées  ri  couverte-  de  poife.  Les  ejelopes  se  meuvent  pw 
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saccades  et  se  traînent  sur  les  liges  au  moyen  de  leurs 
branchies,  qui  sont  d'une  couleur  bleuâtre.  Les  ovaires, 
en  forme  de  grappe,  sont  Lrès-développés,  et  situés,  au 
nombre  de  deux,  à  la  partie  postérieure.  Les  œufs  ont  une 
forme  globuleuse,  et  lorsqu'ils  parviennent  à  leur  ma- 
turité, on  peut  distinguer  l'embryon  avec  un  très-fort 
grossissement.  La  queue  du  cyclope  se  bifurque  à  son 
extrémité,  et  les  deux  branches  sont  terminées  par  des 
soies  ramifiées  chez  la  femelle  seulement.  On  aperçoit 
très-bien  le  tube  intestinal  et  les  oviductes  de  la  femelle. 
La  couleur  de  ces  crustacés  varie.  Souvent  pâles  et  trans- 
parents, ils  sont  quelquefois  marquetés  de  rouge  ;  les  uns 
ont  une  couleur  bleu  verdâtre,  les  autres  sont  rouges  et 
leurs  ovaires  sont  colorés  en  vert. 

Ayant  à  nous  occuper  dans  ce  chapitre  d'un  grand 
nombre  d'expériences,  nous  avons  abrégé  les  descriptions; 
nous  passerons  même  sous  silence  le  petit  Cyclope,  la 
larve  du  Cousin  >  X 'Hydrophile,  la  Libellule ,  etc.,  en 
renvoyant  aux  ouvrages  do  Mûller,  Baker,  Adams,  au 
Microscopic  Cabinet  et  Microscopic  Illustrations,  par  le 
docteur  Goring  et  M.  Pritchard,  où  l'on  trouvera  des  dé- 
tails étendus  et  de  fort  belles  planches  représentant  ces 
différents  objets. 

Disons  maintenant  quelques  mots  des  infusoires  fossiles. 
Nous  extrairons  ce  qui  suit  du  tome  VI  des  Annales  des 
sciences  naturelles,  année  1836,  où  se  trouve  le  mémoire 
de  M.  Ehrenberg,  publié  dans  les  Annales  de  Poygendorf, 
vol.  XXXVIII. 

c  M.  Fischer,  propriétaire  de  la  manufacture  de  porce- 
laine de  Pirkenhammer,  près  de  Carlsbad,  avait  remarqué 
que  les  dépôts  siliceux  (Kieselguhr)  des  tourbières  de 
Franzbad,  auprès  d'Egn,  en  Bohême,  se  composaient 
presque  exclusivement  d'enveloppes  de  navicules.  Il  fit  un 
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envoi  île  ce  dépôt  à  M.  Elirenherg,  qui  neomiBl  |tt 

enveloppes  appartenaient  au  Nmiru/a  vtritiis,  encore  ré- 
pandu très-  abondamment  aujourd'hui  dans  les  eau»  doiK- 
des  environs  de  Berlin  et  autres  endroits.  Il  trouva  lyfe 
ment  que  ce  même  échantillon  renfermait  plimftlllll  nu 
espèces  semblables  à  celles  qui  existent  actuellement 
Déjà,  m  <8M,  M.  Ehrenberg  avait  signalé  à  l'Aradrin»- 
la  découverte  de  M.  Kûlzing  sur  la  composition  s'BMH 
des  enveloppesdeBacilIariées.  Il  Utile  nouvelles  recherdie 
sur  les  di  fié  renies  espèces  de  tripoli  et  «Je  terres  à  polît 
employées  dans  les  arts,  et  observa  que  le  tripoli  npfc- 
naire  ou  feuilleté  de  Ftilïn  en  Bohème  se  composait  uu- 
qncmenl  d'infusoires,  el  qu'il  existait  dans  la  terre  â  p-Jir 
du  même  pays,  et  dans  le  Ter  limonitn  Hilare  des  marais, 
un  nombre  infini  d'individus  du  genre  Gai tlonella.  Il 
rencontra  également  des  débris  d'infusoirc?  dans  la  (»iw 
fossile  de  Sauiû-Fwru  en  Toscane,  etc.  » 

M.  Ehrenberg  termine  son  Mémoire  par  l'évalualmn  <*• 
nombre  d'infusoires  qui  forment  ces  matières.  D'âpre 
ses  calculs,  une  ligne  cube  de  pierre  à  polir  de  Bilin  en 
contient  '23000  000,  et  un  grain  de  cette  même  sub- 
stance, 187  000  000! 

En  résumé,  il  existe  un  nombre  infini  de  carapaces 
fossiles  d'infusoires  dans  les  substances  que  nous  venons 
de  nommer,  ainsi  que  dans  les  dépôts  siliceux  de  l'île  de 
France  et  les  tourbes  de  Franzbad.  Ces  carapaces  appar- 
tiennent à  des  individus  que  l'on  trouve  encore  vivants 
aujourd'hui,  soit  dans  l'eau  douce,  soit  dans  l'eau  de  mer. 
M.  Ehrenberg  a  déterminé  plus  de  quarante  espèces  des 
genres  Xavicutti,  Gimphoncm»,  (i»ithmrUtit  Synctlm, 
Barillaria  et  S/toiu/ta. 
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He»cripllon  de  *••  Inftuoiren.  (Voy.  l'Allas.) 

Parmi  les  nombreux  objets  dont  le  microscope  nous  a 
révélé  l'existence  et  les  caractères,  la  classe  des  êtres  dé- 
signés sous  le  nom  A' animalcules  infusoires  est  peut-être 
la  plus  remarquable,  si  l'on  considère  que  des  myriades 
d'atomes  vivants  (car  dans  la  série  des  animaux  on  ne 
saurait  leur  assigner  d'autre  dénomination)  agissent  et  se 
meuvent  dans  la  plus  petite  goutte  d'eau  avec  autant  de 
rapidité  et  de  facilité  que  s'ils  étaient  dans  un  océan  sans 
bornes. 

L'intérêt  le  plus  vif  s'emparera  de  l'esprit  de  lout  homme 
habitué  à  méditer  sur  les  perfections  de  la  nature  et  à 
reconnaître  avec  admiration  la  main  qui  la  dirige  à  travers 
l'immense  variété  de  ses  œuvres  merveilleuses. 

Nos  connaissances  sur  les  plus  petites  parties  de  la  créa- 
lion  étant  principalement  acquises  au  moyen  du  micro- 
scope, toutes  les  améliorations  dont  cet  utile  instrument 
a  été  l'objet  ont  naturellement  contribué  à  en  augmenter 
successivement  la  masse.  Le  haut  degré  de  perfection  que 
le  microscope  a  acquis  de  nos  jours  doit  faire  espérer  que 
de  nouvelles  investigations,  dirigées  dans  un  bon  esprit, 
amèneront  des  découvertes  propres  à  satisfaire  la  curiosité 
personnelle  et  à  procurer  à  la  science  des  résultats  impor- 
tants. 

Durant  plusieurs  années  après  la.  publication  du  célèbre 
ouvrage  de  Mûller,  intitulé  Animalcula  infusoria  (1780), 
l'élude  de  celte  partie  de  l'histoire  naturelle  était  demeurée 
stationnaire,  si  toutefois  elle  n'était  pas  entièrement  aban- 
donnée. De  nos  jours,  celte  science  a  revêtu  ce  que  l'on 
peut  appeler  une  forme  régulière  résultant  des  matériaux 
les  plus  précieux,  c'est-à-dire  de  la  réunion  de  faits  posi- 
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tlfi  entailles  par  l'observulinn  |>ralii|iie  la  plus  scrapt- 

tan* 
L'&tat  avancé  nii  elle  f?i  parvenue  aujourd'hui  al  M 

principalement  «ux  travaux  itn  ilocleiir  Elirenlwrp.  «i  <v 

nui  regarde  la  elrtno  «les  pttytomuw. 

bainarck,  pu  1M6,  et  Olivier,  on  1817,  avaient  rmutilt- 
ralliement  amélioré  la  classification  des  animalcules  in/a- 
Boires;  mais  les  systèmes  introduits  pin  ces  deux  natu- 
ralisas n'étant  pas  fondés  sur  un  examen  allpnuï  da 
individus  eux-mêmes,  j'ai  rru  devoir  suivra  dans  ce  pttil 
truite  les  classifications  données  par  Millier  »*t  par  If  duc- 
leur  Ebrenberg. 

I.e  mol  aiumnlrult-  ijp  signifie  rien  atiliv  nJinnj  (M 
diiiiiiiulil'd'"(i/r/j'j/{l)  -  il  est  conimnucrnenl  emploie  pwt 
llntifWr  1*8  p*Utt  WWB  vivants  qui  la  Imuvenl  dan»  l» 
Jjquiflcs,  il  dont  l'est  ruine  louuile  ne  permet  J'élude  ai 
même  la  vue  a  l'œil  nu.  Tels  smil,  par  exemple,  ceu*  qui 
.se  trouvent  pu  si  grand  nombre  dans  les  infusions  w*é 
laies  el  animales. 

Les  différentes  classilica lions  dont  ces  animalcules  ex- 
traordinaires on!  été  l'objet  reposent  principalement  sur 
des  caractères  lires  de  leur.-,  diuiensions  el  de  leurs  forme» 
extérieures. 

Jusqu'à  ce  que  l'on  ait  eu  la  pensée  de  mêler  au  liquide 
qui  leur  sert  de  nourriture  des  matières  colorantes  (expé- 
rience qui  a  été  féconde  en  résultats),  les  înfusoires  fureat 
considérés  comme  dépourvus  d'organisation  intérieure 
on  pensait  qu'ils  se  nourrissaient  par  absorption.  Celle 
erreur  a  disparu  depuis  qu'on  a  trouvé  le  moyen  ri'iniro- 
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duire  dans  leur  intérieur  des  substances  colorées,  qui  ne 
paraissent  d'ailleurs  exercer  sur  eux  ou  sur  leurs  fonctions 
aucune  influence  fâcheuse.  Par  ce  procédé,  on  a  reconnu 
dans  quelques  infusoires  une  organisation  intérieure  égale; 
sinon  supérieure  k  celle  de  plusieurs  grands  animaux 
invertébrés.  Ces  petites  créatures  ont  un  système  muscu- 
laire, un  système  nerveux,  et,  selon  toute  probabilité  un 
système  vasculaire,  admirablement  disposés  pour  accomplir 
leurs  fonctions  respectives. 

La  partie  la  plus  évidente  de  leur  organisme  intérieur 
est,  sans  contredit,  celle  qui  sert  aux  fonctions  digestives. 
Le  docteur  Ëhrenberg  Ta  choisie  comme  base  principale 
de  sa  classification,  où  les  animalcules  dits  phytozoaires 
sont  partagés  en  deux  grandes  divisions  :  les  polygastriques 
et  les  rotatoires.  Les  premiers  ont  plusieurs  estomacs  ou 
sacs  digestifs  distincts;  les  seconds  sont  pourvus  d'un 
véritable  canal  alimentaire  et  d'organes  rotatoires  formés 
de  cils  disposés  de  manière  à  faire  arriver  dans  la  bouche 
les  objets  nécessaires  à  l'alimentation.  Ces  deux  divisions 
principales  de  phytozoaires  sont  ensuite  subdivisées  en 
familles  et  en  sections. 

Suivant  leurs  dispositions,  les  cils  servent  aux  animal- 
cules  d'organe  de  locomotion  et  les  font,  dans  plusieurs 
cas,  nager  avec  la  plus  grande  rapidité.  Ces  appendices 
paraissent  roides  comme  les  cils  des  yeux,  et  d'après  la 
description  que  donne  Ehrenberg  de  plusieurs  de  ceux 
qu'il  a  observés,  ils  ont  pour  base  une  espèce  de  substance 
bulbeuse  et  sont  mus  en  différentes  directions  par  des 
fibres  musculaires,  déterminant  ainsi  dans  l'eau  un  cou-* 
rant  qui  entraine  vers  la  bouche  des  animalcules  l'eau  et 
les  substances  qui  servent  à  leur  nourriture.  Ces  cils  sont 
quelquefois  disposés  autour  de  certains  organes  de  forme 
circulaire  ;  leurs  vibrations  particulières,  qui  leur  donnent 
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l'apparence  d'un  mouvement  rnlnluire.  le?  moI  fail  Mme 
organes  rolatoires. 

Parmi  les  autres  caractères  que  présentent  â  PagleMi 
les  animalcules  infusoires,  il  faut  distinguer  : 

Les  soies  mobiles,  qui  agissent  probablement  cunus 
les  nageoires  des  poissons  et  facilitent  les  moyens  de  fc» 
motion  ; 

Des  espèces  de  crochets  ou  appendices  recourbes  i  le* 
extrémité,  servant  aux  infusmrcs  â  se  fixer  sur  l'objet  qui 
leur  convient. 

Les  styles  fixés  à  leur  base  diffèrent  des  cils,  eu  u  MH 
qu'ils  ne  peuvent  produire  de  mouvement  rolaloirc.  t> 
appendices,  nommés  appendices  variables,  permettent  m 
animalcules  de  marcher  ou  de  nager. 

Les  figures  8  à  12,  i&a  et  155,  donnent  une  idre<l< 
cette  singulière  conformation. 

Je  puï*e  maintenant  aux  divers  moyens  â  employer  jw 
acquérir  une  connaissance  plus  intime  de  cet  iméres.'M1 
sujet. 

Celait  autrefois  une  hvpothèse  favorite  cbez  les  natu- 
ralistes de  présenter  les  infusoîres  comme  des  êtres  qui 
se  nourrissaient  par  l'absorption  cutanée.  Ils  pensaient 
aussi  qu'on  ne  parviendrait  pas  à  découvrir  des  organes 
propres  à  l'alimentation  et  à  la  digestion.  Le  baron  Glei- 
chen  fut  le  premier  qui  soumit  à  l'épreuve  la  vérité  dt 
cette  théorie  :  il  avait  mis  du  carmin  dans  l'eau  contenant 
des  animalcules,  et  il  avait  remarqué  que  dès  le  second 
jour  certaines  parties  seulement  de  l'intérieur  du  con^ 
étaient  remplies  de  matière  colorante,  ce  qui  démontrait 
évidemment  l'existence  d'organes  alimentaires.  Néanmoins 
Gleichen  ne  poursuivit  pas  ses  recherches  sur  ce  sujet; 
c'est  aux  expériences  du  docteur  Elirenberg  que  nous  de- 
vons la  description  des  différentes  formes  de  ces  organes. 
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De  nouvelles  expériences  ont  fait  reconnaître  qu'il  était 
nécessaire  d'employer  des  matières  colorantes  végétales, 
telles  que  le  carmin  et  l'indigo  dans  leur  état  naturel. 
C'est  en  opérant  ainsi,  et  avec  l'aide  d'excellents  micro- 
scopes, que  le  docteur  Ehrenberg  est  parvenu  à  étendre 
considérablement  le  cercle  des  connaissances,  très-impar- 
faites, qu'on  possédait  avant  lui,  sur  cette  partie  de  l'histoire 
naturelle. 

Avant  d'indiquer  la  manière  d'examiner  les  infusoires 
sous  le  microscope,  je  dirai  quelque  chose  des  moyens  à 
employer  pour  s'en  procurer. 

Toutes  les  parties  des  végétaux,  les  tiges,  les  feuilles, 
les  fleurs,  les  graines,  peuvent  être  mises  en  infusion  ; 
mais  il  faut  avoir  grand  soin  qu'il  ne  s'y  trouve  aucune 
parcelle  de  quinquina.  Les  substances  végétales  sont  mises 
dans  l'eau  claire.  Plusieurs  jours  après,  si  le  vase  qui  les 
contient  n'a  pas  été  agité,  il  se  forme  à  la  surface  du  li- 
quide une  pellicule  qui,  examinée  à  l'aide  du  microscope, 
se  montrera  remplie  de  divers  animalcules.  Les  premiers 
qui  se  présentent  sont  ordinairement  de  l'espèce  la  plus 
simple  (les  monades).  Après  plusieurs  jours,  le  nombre  en 
devient  tellement  prodigieux  qu'il  est  impossible  de  sup- 
puter la  quantité  de  ceux  qui  se  trouvent  dans  la  plus 
petite  goutte  de  liquide. 

Plus  tard,  ce  grand  nombre  diminue,  et  j'ai  presque 
toujours  observé  qu'à  ces  premières  espèces  succèdent 
d'autres  animalcules  d'un  volume  plus  considérable  et 
d'une  organisation  plus  parfaite:  ce  sont,  par  exemple,  les 
cyclides  des  paramécies,  des  kolpodes,  etc. 

Il  convient  toutefois  de  faire  remarquer  ici  que  la  pro- 
duction des  animalcules  ne  suit  pas  une  règle  constante, 
même  dans  des  infusions  semblables.  Si  le  vase  a  une  cer- 
taine capacité,  et  si  d'ailleurs  il  est  placé  dans  des  con- 
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dtliuiis  favorables  de  température  el  d'eipwilion,  ri»1 
développe  successivement  les  plus  grandes  espèces  d'anim* 
cules,  telles  que  les  vorticelies  et  les  braehium.  Auirt  an 
seule  et  même  infusion  récompensera  de  la  faillie  [*** 
qu'où  aura  prise  à  la  faire  par  une  Irès-grautlc  WÊÊk 
d'espèces.  L'eau  dans  laquelle  on  a  fait  macérer  îles  fesn 
produitaussi  des  animalcules  en  abondance,  et  Sir ti.  l.mi 
a  remarqué  que  des  godets  de  plomb  remplis  d'eau  qu  * 
mettent  dans  les  cages  des  oiseaux  en  contiennent  plusitwn 
espèces,  notamment  des  rotifères. 

On  peut  aussi  se  procurer  des  animalcules  microseuf- 
ques  de  toute  sorte  en  puisant  de  l'eau  dans  les  b*f-f<*t 
des  étangs,  prés  des  bords,  et  surtout  dans  le  roMMft 
des  plantes  aquatiques. 

Il  est  presque  impossible  de  présenter  à  l'esprit,  aulrt- 
ment  que  par  des  figures,  une  idée  exacte  des  difTéraK- 
formes  qu'ai  lecleiit  les  animalcules  itifusoires.  car  ce 
êtres  extraordinaires  ne  ressemblent  à  aucune  productif 
de  la  nature.  Je  n'ai  épargné  ni  soins  ni  dépenses  nom 
que  les  dessins  qui  accompagnent  cet  ouvrage  représente 
sent  aussi  exactement  que  possible  les  animalcules,  itfi 
qu'ils  apparaissent  sous  le  microscope.  Je  ne  prétend: 
pas  dire  que  les  nombreuses  figures  que  je  donne  repro- 
duisent toutes  avec  la  dernière  rigueur  les  plus  petit»  d*- 
lails  de  structure  des  êtres  microscopiques.  Pour  quelque 
uns,  l'exactitude  est  complète;  mais  c'eût  été  un  train 
immense  que  d'appliquer  à  toutes  les  espèces  figurées  h 
même  soin  d'exécution.  C'est  déjà  beaucoup  que  d'êtrf 
parvenu  à  présenter  des  dessins  assez  corrects  pour  faci- 
liter l'étude  el  les  recherches,  et  d'en  avoir  réuni  la  «ol* 
leclion  la  plus  exacte  et  la  plus  complète  qoj  ait  encon 
été  offerte  au  public. 

Far  lïnsppctim.  des  ligures  on  verra  que  quelques  an.- 


A  l/ÉTUBË  fc«S  IttUSOIMÉ,  POLttftS,  ETC.         **i 

malcules  ressemblent  à  des  sphères,  d'autres  à  des  oeufs  ; 
il  en  est  qui  représentent  des  fruits  de  différentes  espèces, 
des  anguilles,  des  entonnoirs,  des  toupies,  des  cylindres, 
dés  cruches,  des  roues,  des  flacons,  etc. ,  etc.  Tous  ont  leurs 
habitudes  particulières  et  vivent  de  la  manière  la  plus  con- 
forme à  leurs  diverses  structures. 

Les  uns  se  meuvent  dans  l'eau  avec  une  rapidité  extra* 
ordinaire,  d'autres,  au  contraire,  paraissent  inertes,  et  exi- 
gent, pour  faire  apercevoir  leur  vitalité,  des  observations 
longues  et  patientes.  Il  en  est  qui  sont  mous  et  s'écrasent 
facilement,  d'autres  qui  sont  recouverts  d'une  coquille  dé- 
licate ou  d'une  enveloppe  semblable  à  de  la  corne.  Elle 
offre  divers  degrés  de  densité,  ainsi  que  dans  le  Volvox, 
le  Gonium,  dont  l'enveloppe  est  épaisse  relativement  aux 
autres  ;  chet  ces  infusoires  la  partie  molle  se  reproduit 
par  la  division  multiple,  et  les  divisions  constituent  au- 
tant de  jeunes  individus  qui,  à  leur  naissance,  crèvent 
leur  enveloppe,  détruisant  ainsi  les  moindres  vestiges  de 
l'animalcule  qui  les  a  produits. 

Plusieurs  infusoires  sont  simplement  couverts  d'une 
lame  qui  ressemble  à  l'écaillé  des  tortues;  quelquefois 
elle  entoure  complètement  l'animal  en  ne  laissant  que 
deux  petites  ouvertures  aux  extrémités  ;  chez  d'autres,  ces 
écailles  sont  bivalves,  ainsi  que  celles  qui  renferment  les 
huîtres  et  les  moules. 

Bu  se  reportant  aux  planches,  on  pourra  reconnaître 
isset  exactement  les  modes  tout  à  fait  extraordinaires  de 
reproduction  des  animalcules  infusoires. 

Les  animaux  vertébrés  sont  ovipares  ou  vivipares  ;  ces 
mots  désignent  suffisamment  la  manière  dont  ils  se  pro- 
pagent. Il  n'en  est  pas  de  même  à  l'égard  des  animalcules, 
car,  outre  ees  deux  moyens  de  reproduction,  ils  en  Mit 
d'autres  qui  leur  sont  propres. 
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1'  La  division  spontanée  de  leurs  corps  en  une  ou  plu- 
sieurs parties  constituant  autant  d'individus  qui,  parvenus 
a  leur  entier  développement,  jouissent  de  toutes  les  facul- 
tés attribuées  â  leur  classe.  Dans  quelques  genres,  cette 
séparation  a  lieu  d'une  manière  symétrique  (dans  le  Go- 
ni'ini,  etc.)  ;  dans  d'autres  elle  s'opère  par  sections  trans- 
versales, longitudinales  ou  diagonales,  et  dans  ce  dernier 
cas  les  parties  détachées  ont  souvent  une  apparence  dilfé 
rente  de  celle  qui  distingue*  tes  individus  dont  elles  se 
séparent.  Ainsi,  par  exemple,  la  figure  160  représente 
l'animalcule  détaché  par  division  transversale  de  celui 
représenté  figure  150.  Cette  circonstance,  je  dois  le  faire 
observer,  est  quelquefois  une  difficulté,  lorsqu'il  s'agit  de 
déterminer  les  espèces. 

2*  lisse  produisent,  ainsi  que  le  Voliox  et  quelques  au- 
tres genres,  par  la  distribution  de  la  substance  inléiieuiv 
d'un  individu,  en  plusieurs  petits  ;  en  prenant  ainsi  nais- 
sance, ils  abandonnent  l'enveloppe  commune,  qui  ne  lai -dV 
pas  A  disparaîlre. 

3°  Par  boutures  qui  se  développent  sur  le  côté  du  corps 
de  certaines  espèces  et  s'en  détachent  ensuite,  ainsi  qu'on 
le  voit  figure  218. 

h"  Enfin  par  l'émission  d'une  espèce  de  frai  qui  entraine 
avec  lui  une  portion  du  corps  de  l'animalcule  éjaculaleur. 
Voyez  les  figures  79  et  80. 

Pour  observer  convenablement  les  animalcules  infu- 
soires  au  microscope,  il  convient  d'employer  les  glissoirs 
aquatiques  dont  j'ai  donné  la  description  dans  le  Micros- 
copie  Cabinet  (I).  On  peut  aussi  se  servir  d'une  bande 


(1)  The  Microscopic  Cabinet,  par  le  docteur  Goring  et  Pritrlmrd,  in-8. 
Londres.  (Traduction  en  français,  rhci  M.  Recrclan,  opticien,  13.  place  du 
Pont-Neuf,  Pari».} 


a  l'étude  des  infusoires,  polypes,  etc.       58S 

de  glace  sur  laquelle  on  met  une  goutte  d'infusion  que  l'on 
couvre  d'une  lame  mince  de  mica  ;  cette  lame  mince  a 
pour  effet  d'empêcher  la  trop  prompte  évaporation  du 
liquide  et  d'en  rendre  la  surface  plane. 

Quand  un  objet  est  choisi  et  placé  sur  la  platine  du  mi- 
croscope, il  faut  encore  régler  l'éclairage  et  déterminer  le 
grossissement  qui  lui  convient  le  mieux.  Ces  deux  points 
doivent  être  soigneusement  étudiés,  car  la  beauté  des 
effets,  même  dans'  les  meilleurs  microscopes,  dépend  sur- 
tout de  ces  deux  conditions  importantes. 
•  Pour  l'observation  des  animalcules  infusoires,  le  mi- 
croscope achromatique  bien  construit  a  sur  tous  les  autres 
un  immense  avantage.  Il  a  un  vaste  champ,  se  manie  avec 
facilité,  et  d'ailleurs  il  est  applicable  à  l'examen  de  tous 
les  objets.  A  défaut  d'un  instrument  de  ce  genre,  il  con- 
vient de  faire  usage  de  bons  doublets  qui  jouissent  d'un 
haut  pouvoir  pénétrant  et  définissant.  A  ces  précieuses 
qualités  ils  joignent  le  mérite  d'avoir  moins  d'aberrations 
que  les  verres  simples.  Enfin,  si  l'on  se  trouvait  dans  l'im- 
possibilité de  se  procurer  les  espèces  de  microscopes  que 
je  viens  d'indiquer,  on  pourrait  encore,  en  employant  de 
bonnes  lentilles  simples  bien  montées,  observer  les  ani- 
malcules des  infusoires  avec  plaisir  et  avec  fruit. 

INFUSOIRES. 
CLASSIFICATION  DE  BIULLBR. 

A.  Pas  d'organes  extérieurs,  —  1.  organisation  la  plus  simple. 

Menas En  forme  de  point. 

Proteus Changeant. 

Volvoi Sphérique. 

Enchelys Cylindrique. 

Vibrio Allongé. 
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1.     VF.«Mt1tri.'I. 

i'.Trliiiilim.    , 

Ortie. 

PurumrFciutr 

H«mrii . . . 

B. 

Organe*  exUrïevri,  —  1.  »ti». 

O«om 

Tricborla.    . 

Poilu. 

Emu.... 

Cornu. 

IlimMitopu* 

,     Kynt  uni*  lonil»  de  pnil>. 

Uucnphri. . 

-EMlàrtmtnl  cauwl  4*  dit. 

VottiMlU.. 

3. 

r:o»rs  corv«iit«  bViiï  tuotiui. 

l!r«c  hinniii 

1"    M   -mi       —    w ...... 

Ce  genre  renferme  les  plus  petits  de  tous  les  animal- 
cules dans  lesquels  (même  avec  les  meilleurs  microscopes), 
on  ait  pu  observer  un  mouvement  volontaire.  Longtemps 
ce  mouvement  a  été  le  seul  signe  de  vitalité  qu'oo  ait  dis- 
tingué dans  ces  animaux  ;  mais,  grâce  aui  procédés  d'ei- 
périmentation  récemment  mis  en  usage  par  le  docteur 
Ehrenberg,  on  reconnaît  chez  eux  maintenant  une  organi- 
sation aussi  complète  que  celle  des  animaux  d'une  dimen- 
sion beaucoup  plus  considérable. 

Les  monades,  généralement  d'une  forme  très-simple, 
ont  le  corps  sphérique  ou  cylindrique  sans  aucun  appen- 
dice extérieur.  Leur  boucbe,  très-difficile  à  apercevoir,  est 
seulement  un  orifice  dépourvu  de  cils  ou  de  poils,  excepté 
dans  une  ou  deux  espèces.  Les  monades  sont  incolores  et 
très-transparentes.  On  ne  peut  voir  de  leurs  organes  inlé- 
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rieurs  que  les  parties  qui  servent  aux  fonctions  digestives  : 
ce  sont  deux  ou  plusieurs  cavités  ou  sacs  globuleux  qui 
communiquent  probablement  entre  eux  par  des  conduits 
tabulaires,  semblables  à  ceux  qu'on  observe  dans  les  plus 
grands  infusoires  pol  y  gastrique  s,  mais  qui  dans  ce  genre 
sont  trop  ténus  pour  être  distingués  ;  on  ne  peut  même 
convenablement  examiner  les  sacs  digestifs  ou  estomacs 
des  monades  qu'autant  que  l'eau  dans  laquelle  ils  existent 
a  été  teinte  avec  une  matière  végétale  colorante,  car, 
sans  cette  précaution,  la  nourriture  prise  par  ces  animal- 
cules étant  d'une  transparence  égale  à  celle  qui  leur  est 
propre,  ne  laisserait  dans  leur  intérieur  aucune  Irace  sen- 
sible. 

Les  monades  se  multiplient  par  la  division  d'un  individu 
en  deux  ou  plusieurs  autres,  qui  se  subdivisent  également, 
lorsqu'ils  ont  atteint  leur  entier  développement. 

Les  monades  se  recommandent  à  l'attention  des  obser- 
vateurs, surtout  à  cause  de  leur  extrême  ténuité  :  elles 
forment  la  dernière  limite  de  nos  connaissances  sur  la  na- 
ture animée.  Leur  diamètre  variant  de  i/1  200  à  i  /2A  000e 
de  pouce  (1),  il  faut  pour  les  voir  se  servir  des  plus  forts 
grossissements.  Ces  animalcules  se  trouvent  à  la  surface 
des  infusions  végétales  ou  animales  en  nombre  véritable- 
ment prodigieux.  Aux  dix  espèces  décrites  par  Mûller, 
Ehrenberg  en  a  ajouté  cinq  nouvelles. 

Fig.  1 Monas  terran. 

2 —  alomus  et  lens. 

3 —  puDctum  (Bodo  punctum,  E.)  (2). 

(4)  Il  s'agit  ici  du  pouce  anglais,  ou  1/36  du  yard,  qui  équivaut  à  2  cen- 
timètres 539  954. 

'2)  Les  noms  des  infusoires  sont  ceux  donnés  par  Millier,  mais  on  a,  au- 
tant que  possible,  placé  en  regard  le*  dénomination*  d'Enrenberg;  eUat 
«ont  indiquées  par  un  £. 


temps  conservée;  dans  les  eaux   salées,  1'. 
.nu  printemps,  ainsi  que  dans  les  infusion 

gnons. 

Ce  genre  contient  des  animalcules  plus  ,. 
précédents,  et  dont  la  conformation  es)  exe 
rieuse.  Leur  observation  est  intéressante,  i 
par  la  complication  de  leur  organisme,  qui 
pli;  que  celui  des  vorlicelles,  que  par  la  siri| 
iju'ils  possèdent  de  varier  leurs  formes  en 
contractant  leurs  corps  de  diverses  manières 
inents  s'elIiîcLiient  avec  lenteur,  et  l'on  ;[  tQU 
cessaire  pour  suivre  les  diverses  transforma 

Voici ,  d'après  Muller ,  les  caractères  fit. 
Protées  ;  «  Animalcules  à  forme  changeante 
la  propriété  de  faire  saillir  volontairement  d 
variables  en  Forme  de  pattes.  »  Ce  naturalis 
naissait  que  deux  espèces.  Sebrank  en  a  ajout 
el  Sozano,  dans  les  Transactions  de  l'Acadét 
vol,  XXIX,  en  décrit  soixante-neuf. 

Hg.  8,  9,  10,  il  et  12.   Proleoi  difflaoM  'AidwIm  0.0 
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3e   GENRE.    —    VolTOX. 

• 

Les  animalcules  qui  composent  le  genre  Volvox  ont  une 
forme  globuleuse  et  tournent  dans  l'eau.  Quelques  espèces 
sont  assez  grandes  pour  être  vues  à  l'œil  nu.  Ebrenberg 
n'a  pu  distinguer  l'appareil  digestif  des  volvoces,  mais  il 
pense  qu'il  est  semblable  à  celui  des  monades.  C'est  à 
ce  genre  qu'appartient  le  bel  animalcule  appelé  Volvox 
globator  y  qui  est  si  curieux  à  observer  au  microscope 
solaire. 

• 

Fig.  13 Volvox  granulum. 

14 —  pilulu. 

15 —  socialis. 

16,  17 —  uiorum. 

18 —  lu  nul». 

19,  20,  21 —  vegetan*. 

22 —  globator. 

Eau  de  mer  corrompue,  marais  en  juin,  au  printemps 
et  en  automne,  avec  le  Cercaria  viridis%  à  la  surface  des 
étangs  couverts  d'une  pellicule  d'un  vert  sombre;  en  sep- 
tembre et  durant  les  derniers  mois  de  Tannée.  Mûller  en 
a  trouvé  dans  l'eau  de  rivière  en  novembre  ;  il  a  aussi  re- 
cueilli le  Volvox  socialis  sur  le  Chara  vulyaris  ;  il  en 
existe  dans  les  mares  couvertes  de  végétations,  parmi  les 
lézards  et  les  grenouilles.  On  prétend  qu'une  infusion  de 
cbènevis  fournit  abondamment  le  globator. 

V  genre.  —  Eaebelys. 

Suivant  Mûller,  ce  groupe  d'animalcules  contient  vingt- 
sept  espèces.  Ses  caractères  généraux  sont  :  animalcules 
microscopiques  simples,  d'une  forme  cylindrique. 

VEnchelys  deses  est  classé  par  Ehrenberg  dans  un  nou- 
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veau  genre  établi  par  lui  sou»  le  nom  de  Baeterium,  et 
dans  lequel  il  a  place  dix  espèces  nouvelles.  11  est  probable 
qu'à  l'aide  de  bon*  instruments  et  par  de  patientes  ubser- 
valions  un  reconnaîtra  plus  tard  que  plusieurs  des  animal- 
cules donnés  comme  espèces  distinctes  ne  sont  tout  sim- 
plement que  des  individus  semblables  observés  à  différentes 
époques  de  leur  accroissement  (1). 

Les  dimensions  des  encticlides  variant  beaucoup  suivant 
les  espèces,  il  est  nécessaire  de  faire  usage  des  différents 
grossissements  (de  200  a  500  diamètres) .  Si  l'on  a  l'occa- 
sion d'observer  ces  animalcules  avec  des  microscopes  de 
constructions  différentes,  mais  d'un  même  pouvoir,  on 
acquerra  la  preuve  que  dans  ces  instruments  la  condition 
d'amplification  n'est  pas  la  seule  nécessaire  pour  faire  voir 
convenablement  les  détails  délicats  de  la  structure  des 
corps  observés. 

Fij.  23 ,  ,  ,  Krn-lii'lj»  iiriili-, 

M —  rwnrtifcM. 

21' —  iiviilum. 

2S,  26 —  Irilillus. 

27 —  taras. 

Ï8 —   cnudil*. 

2» —  epirtomiiiM. 

30 -    retrottriicU, 

3| —   fi'utiDuii;. 

32,  33.... ., -   indet. 

3i —    spHtlllil, 

35 —  trlinrus. 

36  h  4) —  [>ui>n  et  forcimrn. 

65 —  .Icwi  (EUcleriiim  dettr»,  E-). 

Eau  croupie,  marais  en  septembre,  les  infusions  de  fein 
et  d'herbe.  Millier  a  trouvé  Y intermedia dans  une  infusion 


(1)  Fait  vérifié  p*r  M.  Nirolet,  >»v»nt  ohematcur. 
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du  Ltuwjon  ftuviatilis;  ils  se  rencontrent  aussi  dans 
l'eau  de  mer  et  oelle  de  rivière  croupie,  dans  la  matière 
verte  qui  s'attache  aux  parois  des  vases  où  l'on  a  conservé 
cette  eau.  Parmi  les  lentilles  d'eau,  on  en  a  trouvé  en 
novembre  dans  l'eau  qui  coule  du  fumier. 


5*  GBinti.  —  VUbrte. 

Le  grand  nombre  d'individus  qui  prennent  place  dans  le 
genre  vibrion,  la  structure,  la  forme  et  la  dimension  de 
plusieurs  des  espèces  peuvent  fournir  la  matière  de  beau- 
coup d'observations  intéressantes.  Rien  n'est  plus  curieux 
à  examiner  avec  un  bon  microscope  que  la  structure  des 
vibrions  Anguiiluia  et  Spirillum,  ainsi  que  les  mouve- 
ment singuliers  du  Vièrio  olor,  etc. 

Considéré  sous  le  point  de  vue  scientifique,  le  genre  vi- 
brion est  le  moins  bien  déterminé  de  ceux  établis  par  Mill- 
ier. Dans  ce  groupe  se  trouvent  à  la  fois  des  animalcules 
membraneux  et  des  animalcules  crustacés  ;  il  en  est  d'aussi 
déliés  qu'un  fil,  d'autres  qui  sont  presque  aussi  ép^is  que 
larges.  Plusieurs  ont  une  organisation  si  complète  que 
quelques  naturalistes  modernes  n'ont  point  hésité  à  les 
exclure  de  la  famille  des  phytozoaires;  d'autres  enfin  6e 
distinguent  difficilement  des  végétaux. 

Pour  diminuer  en  partie  cette  confusion»  sans  compU^ 
quer  la  classification,  j'en  ai  lait  trois  catégories  i  h  pre* 
mière  et  la  plus  simple  exige  un  pouvoir  amplifiant  de 
200  k  &00  fois  ;  la  seconde  et  la  troisième  comprennent 
des  individus  tellement  variables  par  leurs  dimension? 
qu'on  en  aperçoit  quelques-uns  avec  un  grossissement 
moins  fort  de  plus  de  moitié»  et  que  d'autre?  M  pontf eut 
raème  à  l'œil  u*. 


M9  APPLICATION    DO   MICROSCOPE 

Le  génie  vibrion  est  ainsi  déliai  purMùller; 
visible,  très-simple,  arrondi  et  un  peu  allongé. 


KiR-  43 -  ■  •    Vibrii-  MftltlatM  fNmiiiilii  tri|iunrtali,  E 

43. —  paxillibr. 


45    - Vilirin  riijjuln. 

49 —    K|ijriltuui    S|iiriHiiiH  ii'iutmif,  E,,. 

47 —  iimlleus. 

*B —  sagilt». 

A9 —  Mirafom. 

SU,  51 —  slriclus. 

Ififi,  KiH.  17(1.    ..  —  lasriolii  (Tr.icliL'tius  Inwioln,  t.). 

52,  S3 —  iilor  (Lacryinnria  olor,  E.).  ' 

54 —  onwr  (Ampliili![iluo 


.    Vibrios(!rpontulu!(Aiubljuraw.-rpcululu5,E.,. 


Se  trouvent  habiluellement  par  groupes  au  Tond  des 
mares;  quelques-uns  viennent  à  la  surface  après  la  pluie 
et  donnent  à  l'eau  une  teinte  verte.  On  en  prend  dans  le 
fond  des  fossés  qui  contiennent  de  l'eau;  en  général,  il  faut 
les  conserver  dans  le  liquide  où  ils  ont  été  pris,  car  l'eau 
fraîche  les  lue  bientôt.  Ils  se  rencontrent  encore  dans 
l'infusion  de  Paramœcium  Aurélia  en  septembre,  dans  les 
marais  en  novembre  ;  les  infusions  végétales  dans  l'eau 
douce  ou  salée,  l'eau  de  mer  croupie,  les  sources  vives, 
l'eau  limpide  des  rivières,  sous  les  lentilles  d'eau,  dans 
les  eaux  stagnantes,  parmi  les  conferves,  dans  le  vinaigre, 
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.  la  colle  de  pâte  et  le  blé  attaqué  de  rouille,  plongé  dans 
.  Peau  après  avoir  été  ouvert. 

6e  GENIE.   —  CyelWHam. 

,  Les  cyclides  sont  des  animalcules  de  forme  aplatie, 
ronde  ou  ovale  ;  ils  sont  dépourvus  de  cils.  Leur  transpa- 
rence est  si  grande,  que  les  plus  délicates  gravures  ne  peu- 
vent reproduire  que  faiblement  l'admirable  éclat  qui 
leur  donne  l'apparence  du  cristal. 

Fig.  58,  59,  60,  61....  Cyclidium  glaucoma. 

192,  194 —  scintilla™  (Glauroma  srintillans,  E.}. 

62 —  nucleus. 

63,  64 —  clubium. 

Infusion  de  foin,  eaux  stagnantes.  Le  CycL  pediculus  se 
trouve  sur  les  polypes;  on  peut  en  rencontrer  parmi  les 
lentilles  d'eau. 

7e  gejrk.  —  Paramcrelam  (1). 

Les  individus  qui  forment  ce  genre  sont  membraneux, 
longs  et  un  peu  aplatis.  Ehrenberg  pense  que  les  para- 
mécides  et  les  kolpodes  sont  des  monades  et  des  cyclides 
«  un  état  d'accroissement  plus  développé. 

Fig.  66,  67 Paramœcium  chrysalis. 

68 —  Aurélia. 

69 —  oviferum. 

70 —  marginatum. 

A)  M.  Pritchord  ne  donne  aucun  renseignement  sur  la  manière  de  se 
procurer  ce  genre  ;  mais  M.  Mûller  a  trouvé  les  paramécides  dans  les  fossés, 
parmi  les  lentilles  d'eau,  en  juin,  novembre,  décembre,  dans  les  mares 
couvertes  de  matières  vertes.  En  automne,  ils  abondent  dans  Peau  de  mer, 
les  marais;  ils  se  développent  aussi  dans  plusieurs  autres.infusions.  (G.  G.) 


APPLICATION   DU   MICROSCOPE 


Les  kolpotles  varient  beaucoup  dans  leurs  formes  exté- 
rieures. Les  figures  80  el  8t>  donnent  une  idée  générale 
de  ce  genre.  Voici  la  définition  île  Mùller  :  «  Un  animal- 
cule invisible,  très-simple,  pellueide,  aplati  el  contourné.  * 

rk.  71 EnfrniU  UmaHi  (Trtnïuttiii  hailh.  IT  ] 

7Ï,  75 —   melesfrrit  (Aiiiphll«|tttt«  UiHiMifrii,  E.j. 

7«,7»,»,M,8trt83.  —  etttllUu». 

B5,  86,  87,88  tf  89..  —  MMMM  [iMfel  rurullulm,  E./. 

!t0....      —  tuenlio  tyfmêM  .^uriiliD.  t.). 

77,  78,  Si —  pi  ru  m  jTrichixJ*  rormuiii.  E  . 

»(,  H —  ruMMi». 

Eiiu  salée,  lentilles  d'eau,  eau  de  mer,  infusion  de  chè- 
nevïs.  Le  A'.  eucuStts,  ce  curieux  infusoire,  se  trouve  l'été 
dans  diverses  infusions  végétales,  et  sont  dans  les  macéra- 
tions de  foin  longtemps  conservées. 


Les  animalcules  ainsi  nommés  forment  des  amas,  des 
groupes.  Leur  propagation  s'opère  par  la  séparation  trans- 
versale d'un  individu  en  plusieurs  autres,  <|ui  néanmoins 
conservent  une  forme  symétrique.  Observés  isolément,  la 
plupart  des  individus  ressemblent  aux  volvoces. 

On  ignore  la  disposition  de  leurs  organes  digestifs. 
Comme  objets  microscopiques,  ces  animaux  sont  fort 
curieux  ;  ils  n'exigent  qu'une  amplification  modérée. 

Mùller  définit  ainsi  le  genre  Gonium  :  «Animalcules  invi- 
sibles, simples,  lisses  el  de  forme  angulaire.  > 
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Fig.  93,  95 Gonium  pectorale. 

96 —  trichina. 

97 —  puWinatum. 

98 — -  corrugatum. 

9a —  truncatum  vel  obtiiwngaluhi. 

A  la  surface  des  eaux  transparentes,  le  G.  pectorale  se 
trouve  souvent  avec  le  CercaHa  viridis.  On  en  trouve  au 
mois  de  juin  parmi  les  conferves  des  eaux  claires,  dans 
différentes  infusions,  surtout  celles  de  fruits,  de  pulpe  de 
poires. 

10*  génie.   —  Bvraarla. 

Animalcules  simples,  creux,  membraneux.  Ils  doivent 
leur  nom  à  leur  forme,  qui  est  assez  semblable  à  celle  d'une 
bourse.  fehrenberg  ne  décrit  qu'une  seule  espèce  de  bur- 
saire  ;  il  n'indique  pas  la  place  que  ce  genre  doit  occuper. 

Ftg.    99 Bûfearin  trtihcatclla. 

100 —  bullina. 

101. —  hinindinelli. 

116 —  duplella. 

117 —  globina. 

Eau  de  mer,  dans  les  lentilles  d'eau,  les  eaux  stagnantes. 

11'  gejre.   —  Cerearta. 

Suivant  Mtiller:  c  Animalcules  invisibles,  transparents, 
pourvus  d'une  queue.  »  Si  l'on  considère  l'organisation  in- 
térieure de  ce  genre,  on  trouvera  qu'il  est  extrêmement 
étendu.  Quant  aux  espèces,  elles  diffèrent  tellement  entre 
elles,  qu'il  serait  difficile  de  leur  assigner  avec  exactitude 
des  caractères  généraux. 


itia  ftHWffiiTUTW  du  MicnoscnrF: 

Ki(r.  102 Ceirario  leinnn. 

103 —  iu<niii-l;i. 

104 —  lurlio. 

105,  1(19 —  *iridis  (Engl.'im  .iri.lii,  ¥..  - 

110,  111 —  «|iirrijvrn  (Kriiiltfii»  spininj m,  T.... 

112,113,   122....  —   i.li'iiriMiwk'S  (Kmfl.'iin  i)U'.jrcmiTti>-,  K.  ;. 

HA —   (iwliira  flrhllmliiim  |HHlura,  E.J. 

115 —  hirtn. 

118 —  trijius. 

11!( —  tord^èU  pitteom  bKJpatt,  B.). 

(M —  nrliis. 

tftj —  lum. 

ISS —  iMMiniiii 

124 —  luviii  (Cjthgtew  liions,  B. . 

Eaux  salées,  surface  d'eaux  stagnantes,  Infusions  ani- 
males, id.  de  foin,  conferves  des  sources  en  août  et  dé- 
cembre, lentilles  d'eau  en  élé.  Le  beau  C.  viridis  se  prend 
au  printemps  et  en  éié  de  la  manière  suivante  :  On  ra- 
masse dans  une  fiole  à  lar«e  ouverture  la  matière  d'un 
vert  foncé  qui  se  trouve  sur  quelques  mares  (on  la  dislin- 
gue des  conferves  et  des  lentilles  d'eau  par  l'absence  des 
filaments  qui  réunissent  ces  dernières).  On  transporte  soi- 
gneusement cette  substance  avec  un  peu  d'eau  de  la  mare, 
en  se  gardant  de  secouer  la  vase,  car  on  précipiterait  les 
insectes  au  fond  etl'on  en  tuerait  beaucoup.  Pour  les  faire 
revenir  à  la  surface,  il  faudrait  placer  la  fiole  au  grand 
jour. 

On  doit  encore  éviter  de  garder  dans  le  même  vase 
des  larves,  el  surtout  celles  du  cousin,  qui  détruiraient  les 
Cer  caria. 

On  rencontre  quelquefois  le  ('.  ruhrtmt  parmi  les  IV- 
ridis.  Les  eaux  salées  corrompues,  les  infusions  diverses, 
l'eau  des  rivières  limpides. 


*"> 
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12*  genre.   —  Leocopliry». 

Caractères,  suivant  Mùller  :  «  Animalcules  diaphanes 
garnis  de  cils.  * 

Fig.  128 Leucophrys  mamilla. 

1 27 —  viriscens. 

126 —  bursata. 

129 —  postuma. 

1 25 —  pertusa. 

130 —  fracla. 

132,  133 —  acuta. 

131 —  nodulata. 

139 —  armilla. 

1 38 —  cor  nu  ta. 

1 30,  1 37 —  heternclita. 

1G2,  163 —  piriformis  (E.). 

159,  160 —  patula  (E.)  (Trichoda  patula,  M.). 

Eaux  stagnantes  des  marais,  eaux  de  mer  en  novembre 
et  décembre,  eau  salée,  lentilles  d'eau  en  décembre,  infu- 
sions végétales  dans  l'eau  douce  ou  salée,  dans  les  moules, 
dans  les  puits  et  les  baquets  contenant  de  l'eau. 

13e  genre.  —  Trlehoda. 

Caractères,  suivant  Mùller  :  a  Animalcules  diaphanes 
garnis  de  cils  sur  une  partie  seulement  de  leur  corps.  » 

Ce  genre  est  très-nombreux.  11  contient  à  la  fois  des 
animalcules  polygastriques  et  des  animalcules  rotifères 
pourvus  d'un  canal  digestif.  Plusieurs  d'entre  eux  peuvent 
être  aperçus  a  l'œil  nu. 

• 

Ki|?.  135 Trichoda  grandinella  (Trichodina  grand  inella,  E.). 

1 34 —  cometa. 

156,  157,  158.     —  sol  (Actinophrys  sol,  E.). 
154,  155 —  vnlgaris  (Arcella  vulgari»,  E.). 

ARTM'R  CHEVALIER.  35 


Hti  APPLICATION    DU    MICROSCOPE 

Flg.  140 TrtchwU  itiou. 

iil —  flocom. 

143 —  prtBccp*. 

HT —  gibb*. 

143 —  igniu. 

153 —  CorCL-pi. 

ut —  Mm 

143 —  tulctli. 

184.  185,  169. . .  .  -nui  (Tnn-heliui  uu,  ff    . 

37 —  b»rb»U. 

148,  147 —  f.rclmen. 

1*8, 1 0 —  vsrniiL-ulwi*. 

152 —  mellWi. 

181 —  imhlgua. 

150 —  clâim. 

174 —  P.1IIU.. 

180,  181 —  MM. 

175 —  Jnquilina. 

178 —  Ingenil». 

17» —  i.MU. 

182,  188 —  cbaron  (Euplœa,  E 

176 —  larus  (Cbsloaolns  Iwus,  E.j- 

172 —  rallu»  (lioaocerca  rattui,  E.;. 

171 —  pocillum  (Dioocbarù,  E.). 

173 —  cornuta  (Mcmostjl»   oornutn     E. 

177 —  longicauda  (Scaridium,  E.}. 

Infusions  végétales  dans  l'eau  salée,  dans  les  m 
limpides  en  décembre,  lentilles  d'eau,  eau  de  nier, 
trouvé  le  Trickoda  sol  attaché  au  Kerona  pustuUila 

infusoires  se  rencontrent  encore  dans  les  moules,  les 
stagnantes,  les  infusions  de  limaces,  de  petits  poisson 
larves,  du  foin,  d'herbes,  parmi  les  conferves.  Le  T. 
est  souvent  attaché  au  Leucopluys  sigimta. 
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14*  GEinut.  —  Kereaa. 


Caractères  :  Animalcules  munis  de  crochets,  soies  ou 
appendices  semblables  à  des  cornes. 

Les  kerones  forment  la  subdivision  à  laquelle  Ehr  en- 
berg  a  donné  le  nom  A'Oxytrichina. 

Fig.  191,  198,  177 Kerona  pustulata. 

188,  180 —  patella. 

187 —  cahritium. 

199 —  histrio  (Stylonychia,  E.). 

190 —  pullaster  (Oxytricha,  E.). 

Infusions  végétales,  eau  de  rivière,  conferves,  eau  de 
mer. 

15e  génie.  —  ■iBuntopus. 


Animalcules  transparents  munis  d'un  bouquet  de  poils. 

Fig.  195 Himantopus  larva. 

196 —  corona. 

Lentilles  d'eau,  eau  de  mer. 

16"  genre.  —  Vorttoella. 

Ce  genre  est  très-nombreux.  Mûller  en  comptait  soixante- 
quinze  espèces,  et  Bruguière  soixante-dix-neuf.  Je  suis 
assez  disposé  à  croire  que  plusieurs  des  espèces  décrites 
sont  des  individus  semblables  à  divers  degrés  de  dévelop- 
pement. Leur  organisation  est  très-variable. 

Ils  sont  nus,  contractiles,  et  ont  autour  de  la  bouche  des 
cils  disposés  circulairement,  et  qui  produisent  un  tour- 
billon dans  l'eau.  Dans  quelques  vorticelles,  ces  poils  sem- 
blent exécuter  un  mouvement  de  rotation.  Pour  expliquer 
cette  singulière  propriété  on  a  eu  recours  à  diverses  hypo- 


b\8  Arruc*TioN  bo  HtcnOMdn 

lltèses  :  Suivant  Ehrenberg,  l'apparence  du  mouvement 
rolaloire  est  due,  hou  â  une  structure  particulière,  mais 
à  la  disposition  des  cils  ;  car,  ainsi  que  les  libres  vibra- 
toires, ceux  des  vorlicollcs  sont  supportés  chacun  par  une 
lmtbe  qu'ils  peuvent  mouvoir  en  tous  sens  au  moyen  de 
libres  musculaires,  de  manière  que  chaque  cil  décrit  un 
cône  dont  le  bulbe  forme  le  sommet. 

Si  l'on  regarde  ces  cils  disposés  circulaïrement,  leur 
mouvement  produira  l'apparence  d'une  roue  qui  tourne. 

Vif.  237,   £38 Wtii'cllû  tlncU  ' l'f ri.liriium  .-iut'la,  ¥..). 

207 —  Iwiwifo. 

208 —  iilricnUlii. 

209,  221 —  polimorplm. 

203, 20S,  217,  223.     —  «nÎB»te  (bellis,  Bemil»). 
2!l,  211...  .......      —  puly|,iii«. 

200,  202 —  cilrinn. 

ÏOJ —  scyphiiia  [bamnln,  crnlcriformis). 

a  III —  ilistiiia. 

215 —  liimciM. 

229 —  .liRilnlis  (EpMjlis,  E.J. 

212,  213 —  pjroria. 

895 —  imilidlarm. 

226 —  crifert. 

227,  2-28 —  WpMU- 

216 —  puUlliua. 

2*6,247 —  minutons. 

232 ,  —  glitbuliiriiî. 

231 —  c;iitliin.i. 

210,  , —  puli-mn. 

211,  2â0 —  PtcWloM. 

201,  230 —  «nipiilla. 

218  —  pfxvetrfaria. 

219  —  borberin*. 

3S3,  258,  259-      .     —  Hiilii  CH;rJ>ilLnn,E., 

251,  252.  aaa —  robttotfn  (Rotibr  vulgtrif,  E.). 
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•    Fig.  254,  256 Vorticellaerythrophthalma  (Philodina,  E.). 

257. , —  najas  (Eosphora,  E.). 

242 , .  —  lacinulata  (Notommata,  E.). 

267 —  longi$cta(iU.). 

26$ ,    ...  —  fclis  (id.). 

263 —   treinula. 

266,  274 —  constricta. 

230,  239 —  flosculosa. 

243,  245 —  tuberosa. 

Eau  limpide,  de  mer,  salée,  lentilles  d'eau  à  la  fin  de 
l'été,  principalement  sur  les  feuilles.  Pelits  coquillages 
aquatiques,  amas  d'œufs,  larves  des  insectes  (surtout  la 
V.  convallaria) ,  plusieurs  infusions  végétales  en  été,  eaux 
stagnantes,  conferves  et  dépouilles  des  insectes,  infusions 
dans  l'eau  de  mer,  feuilles  de  plantes  aquatiques. 

17e  <;emik.  —  Brnchionn?. 

Les  Brachions  sont  des  animalcules  renfermés  entière- 
ment ou  partiellement  dans  une  enveloppe  semblable  h 
une  coquille.  Ils  ont,  comme  les  vorticcllcs,  des  organes 
rotatoires,  et  forment  dans  la  classification  d'Ebrenberg 
un  ordre  qui  leur  est  parellèle.  Dans  quelques  espèces,  on 
a  distinctement  aperçu  des  yeux.  Leur  structure  organi- 
que est  beaucoup  plus  compliquée  que  celle  de  plusieurs 
animaux  d'un  ordre  supérieur. 

Les  brachions  ressemblent  beaucoup  aux  Entomo* 
stracés.  Leurs  dimensions  et  les  détails  curieux  de  leur 
organisation  en  font  des  objets  microscopiques  extrême- 
ment intéressants. 

Fitf.  261,  262 Bracliionus  striatus. 

270 —  squamula. 

268,  269 —  pala  (Anur<ea,  E.). 

271 — ■ -  bipalium. 
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Fig.  283 Hraithlom»  clypcutus. 

■il'* —  lamelltrit  (S(eph»nops,  E.). 

272,  273 —   parti  (PflWll»,  E.). 

284,  285 —  .i  .Ltnt  (Plerodin*,  E.). 

283.    —  limcli'»  (SquameHa  br»cl*»,  E.j. 

278,  279 —  JiliMtili*. 

280,  281 —  OTiliï  (Upïdells  ami»,  E.). 

291 —  tripo». 

29V —  deotalus. 

ÏM —  murroaatiM  [Sslpim,  t.). 

397 —   iinrinnliis  (Colurm,  E.). 

S04 —  cirt-atu». 

286 —  |ias*u». 

288. ............  —  quadralu». 

287 —  impreni». 

206 —  uroeolaris  rBrai-liionm,  K-). 

29Ï,  293.  —  B*k«rl. 

300,  301 —   patulu». 

Eau  de  mer,  lentilles  d'eau,  conferves  et  eaux  coura 
en  été  et  au  printemps,  sources  vives  au  printemps,  eaux 
stagnantes.  On  trouve  le  B.  patultià  avec  la  Vortkelfa 
rotatoria. 

M.  Prilchard  fait  remarquer  qu'il  est  bon  d'esaminèr 
cerlaines  espèces  sans  les  recouvrir  d'une  seconde  lame  de 
verre  ou  de  mica  :  tels  sont  les  Vibrions,  etc. 


CHAPITRE  XXII. 

APPLICATION   DU   MICROSCOPE   A   LA   MÉDECINS   LÉGALE. 

Relativement  à  l'application  du  microscope  à  la  méde- 
cine légale,  il  y  aurait  certes  beaucoup  à  dire  ;  mais, 
comme  ce  sujet  n'est  pas  le  nôtre,  nous  ne  dirons  à  ce 
propos  que  quelques  lignes. 

A  l'égard  des  taches  de  sang  sur  le  linge,  on  coupe  un 
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fragment  du  tissu  que  Ton  pose  du  côté  de  la  tache  sur 
une  lame  de  verre  ;  on  humecte  d'eau,  on  frotte  légère- 
ment, et  il  reste  sur  le  porte-objet  une  goutte  de  liquide 
qui  permet,  étant  soumise  au  microscope,  de  constater  la 
présence  des  globules  sanguins. 

Un  procédé  plus  commode  et  plus  sûr  est  celui  qui  est 
dû  à  Tichman.  On  traite  les  taches  de  sang  par  l'acide  acé- 
tique cristallisable,  on  évapore  le  soluté,  et  il  se  forme 
des  cristaux  rhomboïdaux  ou  groupés  en  croix.  Ces  cris- 
taux sont  l'hématine  ou  hémine  caractéristique  du  sang. 
11  ne  peut  donc  y  avoir  là  aucune  méprise. 

Pour  les  taches  de  sperme,  on  agit  comme  je  l'ai  indiqué 
pour  le  sang,  en  imbibant  un  fragment  d'étoffe  sur  une 
lame  de  verre. 

L'utilité  du  microscope  devient  très-évidente  pour  la 
recherche  des  fraudes  dans  les  substances  alimentaires, 
tissus,  etc.  À  ce  sujet,  nous  engageons  nos  lecteurs  à  lire  le 
traité  des  applications  du  microscope  par  le  docteur  Cou- 
lier.  Ce  livre  est  fort  utile  et  peut  rendre  de  grands  ser- 
vices aussi  bien  aux  étudiants  qu'aux  gens  du  monde. 

ADDITION. 

NOTE  SUR  L'EMPLOI  DES  OBJECTIFS  A  IMMERSION. 

Nous  ayons  indiqué,  page  80,  en  quoi  consistait  le 
système  dit  à  immersion,  mais  nous  avons  omis  d'indiquer 
quelques  précautions  à  prendre  pour  l'employer.  Nous 
comblerons  ici  cette  lacune. 

La  lamelle  qui  recouvre  la  préparation  doit  être  par- 
faitement nettoyée  à  l'aide  d'un  linge  imbibé  d'alcool.  Cela 
fait,  on  dépose  sur  la  lamelle  et  à  l'aide  d'une  baguette  de 
verre,  une  goutte  d'eau  distillée  filtrée  au  papier.  Il  faut 
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avoir  soin  de  ne  pas  mettre  trop  d'eau,  car  ce  liquide 
passe  sous  la  préparation  el  l'ait  adhérer  celle  dernière  à 
la  platine,  ce  qui  devient  fort  incommode  pour  l'aire  mou- 
voir l'objet. 

La  lentille  frontale  de  l'objectif  devra  aussi  être  nettoyée 
à  l'alcool.  On  retire  le  tube  portanL  l'oculaire  et  la  lentille, 
on  nettoie  celle  dernière  comme  je  viens  île  l'indiquer  et 
l'on  y  dépose  une  goutte  d'eau  qui  doit  bien  mouiller  la 
lentille,  ce  dont  il  est  facile  de  s'assurer.  On  replace  alors 
le  tube,  el  l'on  vient  mettre  en  contact  la  surface  mouillée 
de  la  lentille,  avec  la  goutte  d'eau  que  recouvre  la  lamelle. 
Avec  les  séries  9  et  10,  il  (aul  faire  la  plus  grande  atten- 
tion, car  l'eau  cmpêcbe  de  bien  voir,  el  souvent  on  brise 
la  lamelle  en  croyant  n'avoir  pas  encore  fait  plonger  la 
lentille  dans  l'eau.  Le  tout  étant  bien  dispo-é,  on  porte 
l'œil  à  l'oculaire,  on  met  au  point,  et  l'on  doit  voir  le 
champ  bien  clair,  el  l'objet  très-net.  Si  l'on  voit  mal,  si 
l'objet  est  confus,  cela  tient  à  des  bulles  d'air  interposées, 
el  souvent  a  nn  excès  de  liquide,  il  faut  alors  essuyer  la 
lentille  el  la  lamelle  et  recommencer  l'opération.  Un  peu 
de  pratique  suffit  pour  bien  employer  les  séries  à  immer- 
sion. 11  en  est  de  même  des  séries  à  corrections,  avec  les- 
quelles il  faul  prendre  l'habitude  de  faire  mouvoir  la 
lentille  antérieure  d'une  main,  tandis  que  l'autre  main  fait 
dans  le  même  moment  mouvoir  la  vis  de  rappel  destinée  à 
mettre  au  point.  Dans  ces  sortes  de  choses,  un  peu  d'exer- 
cice est  nécessaire,  mais  il  s'acquiert  très-vile, 

HOTE  SUR   LA.   PRÉPARATION   DES   OBJETS   A   L'ÉTAT   SEC 
ET   DANS   LES  RÉSINES. 

En  décrivant,  page  258,  les  diverses  méthodes  qu'on 
devait  employer  pour  préparer  les  objets  à  l'état  sec,  j'ai  dit 


I 
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qu'après  avoir  mis  l'objet  sur  la  lame  et  l'avoir  recouvert 
de  la  lamelle,  il  suffisait  de  passer  sur  les  bords  de  celte 
dernière  à  l'aide  d'un  petit  pinceau  une  ou  plusieurs  couches 
de  vernis  au  bitume  ou  de  semblable  nature. 

Mais  comme  dans  certains  cas  il  peut  arriver  que  lo 
vernis  s'infiltre  par  capillarité  entre  la  lame  et  la  lamelle, 
nous  employons  le  procédé  suivant  :  L'objet  que  nous 
supposerons  être  des  écailles  de  papillon,  étant  placé  sur 
la  lame,  on  l'entoure  à  l'aide  d'un  petit  pinceau  légèrement 
chargé  d'une  dissolution  épaisse  de  gomme  ou  mieux  de 
dexlrine  dissoute  à  chaud»  d'un  cadre  en  rapport  avec  la 
grandeur  de  la  lamelle  à  recouvrir.  On  applique  celte 
dernière,  puis  on  laisse  sécher  un  jour.  Ensuite  on  passe 
le  vernis  au  bitume,  et  de  la  sorte  on  n'a  pas  à  craindre 
que  celte  substance  pénètre  entre  les  lames  et  vienne 
gâ  1er  la  préparation . 

Il  est  de  toute  nécessité  que  le  petit  cadre  de  dexlrine 
soit  très-mince,  la  moindre  quantité  de  cette  dissolution 
suffit  pour  l'opération  que  nous  venons  de  décrire.  Rela- 
tivement à  la  préparation  dans  les  résines,  nous  indique- 
rons que  la  térébenthine  de  Chio  peut  être  considérée 
comme  préférable  à  celle  de  Venise  et  au  baume  du  Canada. 
Cette  térébenthine,  dont  l'emploi  nous  a  été  indiqué  par 
le  docteur  H.  Frémineau,  a  l'avantage  de  ne  jamais  laisser 
de  bulles,  de  sécher  promptement  et  de  fournir  des  prépa- 
rations d'une  transparence  parfaite. 

NOTE   RELATIVE  A  LA  PRÉPARATION  DANS  LES  FLUIDES. 

Les  procédés  pour  faire  les  cellules  avec  les  vernis,  sont 
variables  suivant  tel  ou  tel  observateur.  Nous  donnerons 
ici  quelques  moyens  que  l'on  pourra  employer. 

Tour  les  préparations  dans  les  fluides  ù  l'aide  des  col- 
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Inles,  on  peut,  après  avoir  inscrit  le  cadre 
sécher  deux  ou  Irois  heures,  puis,  ayant 
liquide,  appliquer  la  lamelle.  On  recouvre 
plaque  de  glace  plus  grande  que  le  couvercle 
sur  ce  dernier  un  poids  capable  de  facilitei 
Au  bout  de  cinq  ou  six  heures,  la  lamelle  es 
resle  plus  qu'à  passer  une  couche  de  versa 
de  la  préparation. 

Pour  les  préparations  à  l'étal  sec  dans  di 
peut  agir  ainsi  :  La  cellule  étant  tout  à  fait 
place  sur  le  bain-marie,  et  au  bout  d'un  cerl 
bitume  étant  ramolli,  on  applique  le  couvert 
la  préparation  du  bain-marie,  puis  on 
comme  je  viens  de  l'indiquer  précériemnie 
tous  ces  procédés  sont  modifiables,  ei  chaque 
retranche  ou  ajoute  des  manipulation!  suivan 
recherches  qu'il  entreprend,  et  suivant  l.i  BM 
qu'il  veut  préparer.  A  part  certaines  régies  p 
n'y  a  rien  d'absolu  en  ce  genre. 

Nous  terminerons  ces  lignes  en  publiant 
M.  Assier  de  Pompignan,  relative  à  la  prép 
acariens.  Nous  avons  déjà  dans  le  cours  de 
publié  les  procédés  employés  par  cet  habile  obs 


Sirop  île  Kluriisi'   \iishj*   ihiulu    ii'i-i 
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dissout  le  bitume  employé  à  clore  la  cellule.  Une  trop 
forte  proportion  de  glycérine  laisse  subsister  dans  le  sujet 
des  globules  graisseux,  et  la  surabondance  du  sirop  de 
glucose  l'empêche  de  s'humecter  convenablement. 

L'acide  acétique  cristallisable  peut  élre  remplacé  par  du 
vinaigre  rectifié,  en  augmentant  bien  entendu  la  dose. 

Le  sirop  de  miel,  et  même  de  sucre,  peut  être  substitué 
à  celui  de  glucose. 

Si  le  sujet  à  préparer  n'a  pas  de  couleurs  vives,  comme 
l'acarus  du  fromage  par  exemple,  l'addition  d'une  très- 
minime  quantité  de  tannin  dans  le  liquide  a  pour  effet  de 
renforcer  les  teintes  générales  de  son  corps. 

Il  est  avantageux  de  laisser  mourir  le  sujet  dans  l'alcool, 
entre  deux  lames  de  verre,  et  de  l'y  laisser  séjourner  un 
quart  d'heure  environ  avant  de  le  soumettre  à  la  prépara- 
tion définitive.  Il  se  débarrasse  ainsi  de  ses  impuretés, 
étend  régulièrement  ses  membres  par  suite  de  la  pression 
du  verre,  et  contracte  par  cette  immersion  préalable  une 
grande  tendance  à  l'imbibition  immédiate  et  complète  dans 
le  liquide  de  la  cellule.  Les  quelques  petites  bulles  d'eau 
qu'on  peut  ainsi  clore  par  m  égard  e  ne  doivent  point 
préoccuper.  Elles  disparaissent  au  bout  de  quelques  jours. 
Il  est  vrai  de  dire  que  ce  dernier  effet  se  produit  sans 
l'emploi  préalable  de  l'alcool,  et  doit  plutôt  tenir  à  la 
présence  de  l'acide  acétique  dans  le  liquide. 

Beaucoup  d'acariens  préparés  au  baume  du  Canada 
pèchent  par  un  excès  de  transparence  qui  fait  disparaître 
les  détails  très-fins  de  leur  organisation.  C'est  pour  ceux-là 
qu'il  faut  recourir  au  liquide  et  à  la  cellule. 
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